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Noninin mallin X-100 yleiskayttdinen SenSmart™-oksimetrijarjestelma on modulaarinen
jarjestelma, joka on tarkoitettu enintddn kuusikanavaisen (6) toiminnallisen, anturin alla olevan
kohdealueen veren valtimohemoglobiinin happisaturaation (SpO,) ja syketaajuuden tai aivojen
tai kehon hemoglobiinin happisaturaation (rSO,) samanaikaiseen mittaamiseen, nayttamiseen,
monitorointiin ja taltiointiin. Potilasryhmiin kuuluvat aikuiset, lapset, pikkulapset ja
vastasyntyneet SenSmart-jarjestelman kanssa yhteensopivia antureita kayttaen.

SenSmart-jarjestelma on tarkoitettu kaytettavaksi sairaaloissa, pitkdaikaishoidossa,
terveydenhoitolaitoksissa, ja unilaboratorioissa, subakuuteissa olosuhteissa. Mallin X-100
SenSmart-jarjestelmaa voidaan kayttaa jaksoittaiseen ja jatkuvaan monitorointiin
potilashalytyksin. SenSmart-pulssioksimetri (SpO,) toimii olosuhteissa, joissa potilas liikkuu tai
ei liiku, mukaan lukien potilaat, joiden verenkierto on hyva tai huono.

Kliiniset hyodyt

Nonin-pulssioksimetrit mahdollistavat potilaiden sairauksien hallinnan tarjoamalla nopean,
tarkan, reaaliaikaisen ja ei-invasiivisen happimaarityksen potilaiden laaketieteellisten tarpeiden
tayttamista varten.

Jaannosriski

Jaanndsriskit kasitelldan varoituksissa ja varotoimissa.

Varoitukset

Laitetta ei saa kayttdd magneettikuvantamisympéristdssa.

Rajahdysvaara: Ei saa kayttaa rajahdysalttiissa olosuhteissa tai tulenarkojen anestesia-aineiden tai kaasujen
laheisyydessa.

Tata jarjestelmaad ei ole tarkoitettu kaytettdvaksi samanaikaisesti usealla potilaalla.

Lisatietoja vasta-aiheista, varoituksista ja varotoimista on kaytdssa olevan anturin kayttéohjeissa.

Tama laite on tarkoitettu ainoastaan lisélaitteeksi potilaan arvioinnissa. Sitd ei saa kayttaa yksinomaisena
perusteena diagnosointiin tai hoitopaatoksiin. Sitd on kaytettava yhdessa muiden arviointimenetelmien kanssa
kliinisten merkkien ja oireiden arviointiin.

Muiden kuin Nonin-merkkisten SenSmart-oksimetrin signaaliprosessoreiden, antureiden ja lisdvarusteiden kaytto
voi aiheuttaa potilasvamman. Nama anturit vastaavat taman laitteen teknisia tarkkuusvaatimuksia. Muiden
valmistajien antureiden kayttd voi johtaa oksimetrin toimintahairiéihin.

Tarkista anturin kiinnityskohdat anturin kayttdohjeiden mukaan ja varmista, etta anturi on kohdistettu oikein ja ihon
kunto on hyva. Potilaat reagoivat anturiin eri tavoin terveydentilasta tai ihon kunnosta riippuen.

Anturin liiallista painetta kiinnityskohdassa on valtettava, silld se voi vaurioittaa anturin alla olevaa ihoa.

Tarkasta laite aina ennen kayttéa. Vaurioitunutta laitetta tai anturia ei saa kayttaa. Kayttdohjeet on luettava
huolellisesti ennen anturin kayttda. Niissa annetaan tarkeaa anturikohtaista kayttotietoa.

Virheellisen toiminnan ja potilasvammojen estamiseksi on tarkeaa, ettd monitorin, antureiden ja lisdvarusteiden
yhteensopivuus varmistetaan ennen kayttoa.

Tata laitetta ei saa muuntaa, silla se voi vaikuttaa laitteen toimintaan.
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Varoitukset (jatkuu)

Tarkista kaikki halytysasetukset ja -rajat jarjestelman kaynnistyksen aikana ja varmista, ettd ne on asetettu oikein.

Suojattava altistukselta vedelle tai millekdan muulle nesteelle, joko verkkovirtaa kaytettdessa tai muulloin.

Laitetta saa kayttaa vain Noninin maarittdmien virtaldhteiden kanssa.

Kaikkia lagkinnéllisia laitteita kaytettdessa potilasjohdot ja liittimet on reititettdva huolellisesti kiertymisen,
kuristumisen tai kompastumisen valttamiseksi.

Kaytad mallin X-100M monitoria ainoastaan maaritetylla toiminta-alueella (noin 100 metrin kantosédde monitorista
etakohteeseen). Siirtyminen taman kantosateen ulkopuolelle voi aiheuttaa puutteellisia tietoja tai tietojen
menetysta etamonitorointipaikassa.

Jos vikaviesti E06 tulee ndyttéon, muisti on tyhjennetty.

Laitteen esiasetukset poistetaan, jos vikaviesti EQ9 tulee nayttdéon.

Laitteen maaritykset poistetaan, jos vikaviesti E10 tulee nayttdéon.

Tama laite sammuu noin 30 minuutin kuluttua siirryttyaan pariston alhaisen varauksen halytystilaan.

Jos tata laitetta kaytetddn muiden laitteiden vieressa tai pinottuna muiden laitteiden kanssa, sen normaali toiminta
on varmistettava huolellisesti valvomalla.

Paristo on oltava asennettuna aina kun laite on kaytdssa, siindkin tapauksessa, etta laitetta kdytetaan
verkkovirralla. Laitetta EI SAA kayttaa, jos paristoa ei ole asennettuna.

Muiden kuin Osat ja lisdvarusteet -luettelossa lueteltujen signaaliprosessoreiden, antureiden, lisdvarusteiden ja
kaapeleiden kaytto voi lisata sahkomagneettista sateilya ja/tai haitata tdman laitteen hairidnsietokykya.

Laitteen hoitajan kutsu- ja Bluetooth-toimintoja ei saa kayttaa ensisijaisena halytysilmoituksen I&hteena.

Kayttajan on varmistettava laitteen yhteys Bluetoothin kanssa potilaan asianmukaisen etdmonitoroinnin
varmistamiseksi.

Varmista, ettd kaikki halytyksen merkkidanten voimakkuudet on asetettu asianmukaiselle tasolle ja etta ne
kuuluvat kaikissa tilanteissa. Ala peit4 tai tuki muulla tavalla kaiuttimen aukkoja.

Tama laite on elektroninen tarkkuusinstrumentti ja sen saa korjata ainoastaan pateva tekninen huoltohenkilo.
Laitetta ei voi korjata paikan paalla. Sen koteloa ei saa yrittaa avata tai elektroniikkaa korjata. Kotelon avaaminen
voi vaurioittaa laitetta ja mitatoi takuun.

Taméan laitteen on mitattava syke asianmukaisesti tarkan SpO,-arvon saamiseksi. Varmista, ettei asianmukaiselle
sykkeen mittaamiselle ole esteitd ennen SpO,-arvojen mittaamista.

Taman laitteen kaytto alle 0,3 %:n minimiamplitudimodulaatiossa voi aiheuttaa epéatarkkoja SpO,-mittaustuloksia.

Sahkdokirurgisen laitteen kayttd voi vaikuttaa tdman laitteen mittauslukemiin. Sahkokirurgiset ja
diatermiainstrumentit on pidettava etdallad antureista ja signaaliprosessoreista, silld ne voivat aiheuttaa vaurioita
tai virheellisia lukemia.

Kun potilaalle annetaan defibrillaatiohoitoa, X-100M-monitori voi palata valikkonaytt6én. X-100M-monitori palaa
monitorointindyttéon, kun valikkondyttd sammuu itsestdan (2 minuuttia) tai jos kayttaja painaa valikkopainiketta.

Kayttajan vastuulla on ottaa kayttéon hoitajan kutsujarjestelman ja mallin X-100M monitorin valinen liitanta ja
testata mallin X-100M monitorin ja kutsujarjestelman valista liitantaa riittdvasti sen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi. Mallin X-100M monitoria ei ole arvioitu tiettyjen hoitajan kutsujarjestelmien kanssa.

Eri asetusten kayttd useissa eri mallin X-100M monitoreissa samalla hoitoalueella voi edustaa vaaraa.
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Varoitukset (jatkuu)

Radiotaajuusenergiaa kayttavia kannettavia viestintalaitteita, kuten matkapuhelimia tai radioita (mukaan

lukien oheislaitteet, kuten antennikaapelit ja ulkoiset antennit) ei saa kdyttda 30 cm:n (12 tuuman) sateelld
ME-jarjestelman mista tahansa osasta, mukaan lukien valmistajan maéarittelemat kaapelit. Muussa tapauksessa
tdman laitteen suorituskyky voi heikentya.

Lisatietoja vasta-aiheista, varoituksista ja varotoimista on kdytdssa olevan anturin kayttéohjeissa.

/\ Varotoimet

Jarjestelman rSO,-tietoja ei ole arvioitu tietyissa taudintiloissa, hemoglobinopatiaolosuhteissa, veren maaraan
mahdollisesti vaikuttavissa kliinisissa olosuhteissa tai hypo- ja hyperkapnisissa olosuhteissa.

Kun tata laitetta kaytetaan leikkaussalissa, se on pidettava steriilin alueen ulkopuolella.

Jos monitori kiinnitetaan liikuteltavaan tankoon yli 1,5 metrin korkeudelle tai jos tankoon kiinnitettava laitteisto
painaa yli 2 kilogrammaa, tanko voi kaatua, aiheuttaa laitteistovaurion tai vamman.

Tama laite noudattaa laakinnallisten sahkdolaitteiden ja/tai -jarjestelmien sahkdomagneettista yhteensopivuutta
(EMC) koskevia IEC 60601-1-2 -standardin sdannoksia. Tama standardi on tarkoitettu antamaan kohtuullinen
suoja haitallista hairiéta vastaan tyypillisessa Iaakinnallisessd asennusymparistossa. Koska
radiotaajuusenergiaa kayttavia tiedonvalityslaitteita ja muita sdhkdkohinaa aiheuttavia lahteitd kaytetaan erittain
paljon sairaalaymparistéssa ja muissa laakinnallisissa ymparistdissd, on mahdollista, ettd voimakas hairid
laitteen lahella tai lahteen voimakkuus voivat haitata tdman laitteen kayttéa. Sahkdinen laakintalaitteisto vaatii
erityisvarotoimia sahkdmagneettista hairiéta vastaan, ja laite on asennettava ja sita on kaytettava tassa
kayttdoppaassa annettujen sdhkdémagneettista hairidta koskevien tietojen mukaisesti.

Altistus radiotaajuussateilylle. Nayttolaitteen sateilypaasté on huomattavasti FCC:n radiotaajuussateilyrajoja
alhaisempi. Tasta huolimatta laitetta on kaytettava niin, ettd sen kontaktia ihmisten kanssa kaytén aikana
minimoidaan. FCC:n radiotaajuuspaasttjen altistusrajojen mahdollisen ylittdmisen estamiseksi ihmisten on
pysyttava vahintdan 20 cm:n etaisyydelld nayttolaitteen sisdisestad antennista normaalin kdytén aikana. Monitori
on testattu ja se noudattaa sallittuja altistusrajoja.

Tama laite on tarkoitettu maarittamaan anturinalaisia paikallisia hemoglobiinin happisaturaatioarvoja kaytettyna
yhdessa SenSmart-kohdeoksimetriantureiden kanssa. Seuraavat tekijat voivat vaikuttaa laitteen toimintaan tai
mittaustulosten tarkkuuteen:

- toimenpidehuoneen liiallinen valo tai - virheellisesti kiinnitetty anturi - indosyaanivihrea tai muut
suora auringonvalo - sijoittaminen ulkonevan luun paalle suonensisaiset tai kudosvariaineet
- liiallinen liikkuminen - vaara anturityyppi - karboksihemoglobiini ja muut
- sahkokirurginen hairio - anturin ja potilaan ihon valilla kaytetyt dyshemoglobiinit
- metallilevy tai muu vierasesine anturin ihosuojat - hemoglobinopatiat
reitilla - anemia tai alhainen - bilirubinemia ja/tai ikterus (keltatauti)
- kosteus iholla hemoglobiinipitoisuus - ei-normokapniset tilat tai muut

verimaaraan vaikuttavat tilat

Tama laite on tarkoitettu valtimoveren toiminnallisen hemoglobiinin happisaturaatioprosentin maarittdmiseen
kaytettyna yhdessa SenSmart-pulssioksimetriantureiden kanssa. Muun muassa seuraavat tekijat voivat haitata
pulssioksimetrin toimintaa:

- huoneen liiallinen valo - verenkierron estyminen - anemia tai alhainen

- liiallinen likkuminen (valtimokatetrit, verenpainemansetit, hemoglobiinipitoisuus

- sahkokirurginen hairié infuusioletkut jne.) - suonensisaiset varjoaineet

- kostea anturi - vaara anturityyppi - ei-toiminnallinen hemoglobiini

- virheellisesti kiinnitetty anturi - huono sykesignaali - tekokynnet tai kynsilakka

- karboksihemoglobiini - laskimosykkeet - jddmaa (esim. kuivunut veri, lika,
- methemoglobiini rasva, 0ljy) valoreitilla

Vaurioituneet paristot aiheuttavat tulipalovaaran. Niita ei saa vaurioittaa, kasitella vaarin, purkaa, huoltaa tai
vaihtaa muihin kuin maéaritettyihin osiin.
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/\ Varotoimet (jatkuu)

Li-ion-akkua ei saa ladata 0 °C:n (32 °F) tai sitd alhaisemmassa lampétilassa, silla se voi lyhentda akun
kayttdikédad huomattavasti.

Anturia ei saa kiinnittaa avohaavaan, avausviiltoon tai rikkonaiseen ihoon. Tarkista anturikohdat ennen
antureiden kiinnittamista.

Tarkista anturin kiinnityskohdat anturin kayttéohjeiden mukaan ja varmista, etta anturi on kohdistettu oikein ja
ihon kunto hyva. Potilaat reagoivat anturiin eri tavoin terveydentilasta tai ihon kunnosta riippuen.

Laitetta ei saa hoyrysteriloida autoklaavissa, steriloida, upottaa nesteeseen tai suihkuttaa nesteella, eika sita
saa puhdistaa syovyttavilla tai hankaavilla pesuaineilla. Ammoniakkiklooria siséltavia pesuaineita tai
puhdistustuotteita ei saa kayttaa.

Laitteen ja sen osien havittdmisessa on noudatettava paikallisia ja maakohtaisia sd&nnoksia ja kierratysohjeita
paristot mukaan lukien. Kayta ainoastaan Noninin hyvaksymia paristoja.

Euroopan unionin sahko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin (WEEE-direktiivi, 2002/96/EY) mukaan
tata tuotetta ei saa havittaa lajittelemattomana yhdyskuntajatteena. Tama laite sisaltdd WEEE-materiaaleja.
Laitteen jalleenmyyjalta saa lisatietoja sen palauttamisesta tai kierrattamisesta. Jos et ole varma jalleenmyyjan
yhteystiedoista, soita Noninille, josta saat kyseiset tiedot.

Tietoa kirjoitetaan muistiin jatkuvasti, kun laite on kdynnissa. Jos muisti on tdynna, uuden tietueen tallennus
korvaa osia vanhimmasta tietueesta, kun uutta tietoa kirjoitetaan.

Halytysrajojen asettaminen aarirajoille voi tehda halytysjarjestelmasta toimintakelvottoman.

Halytyksen %rSO,- tai %SpO,-alaraja-asetuksia ei voi tallentaa laitoksen oletusasetuksia alhaisimmille
asetuksille. Laitoksen oletusasetuksia alhaisemmat hélytyksen %rSO,- ja %SpO,-alarajat korvataan laitoksen
maarittdmilla oletusasetuksilla.

Kaynnistyksen aikana halytys vaimennetaan automaattisesti kahdeksi minuutiksi.

Toimintatesteria ei voi kayttdad monitorin tai anturin tarkkuuden arviointiin.

Jos laite lakkaa toimimasta ylla kuvatun mukaisesti, keskeyta kayttd kunnes pateva tekninen henkildkunta on
korjannut tilanteen.

Sammuta mallin X-100M monitori potilashoitojen valilla (valmiustila) tai aloita uusi tapaus (Case-valikko
(tapaus)). Taman laiminlydminen voi johtaa uuden potilaan epatarkkoihin lahtéarvoihin. Aina kun laite kytketaan
paalle tai uusi tapaus aloitetaan, monitori poistaa |ahtdarvot muistista, nollaa halytysrajat oletusarvoihin ja
aloittaa uuden potilaan tietojen taltioinnin muistiin.

SpO,-monitoroinnissa laite ei mahdollisesti toimi, jos verenkierto on heikentynyt. Lammité tai hankaa sormea tai
siirra laite uuteen paikkaan.

Joissakin tilanteissa laite voi tulkita liikkeen hyvéaksi sykkeeksi SpO,-monitoroinnin aikana. Potilaan liikkumista
on minimoitava niin paljon kuin mahdollista.

Jarjestelmaan saa kiinnittaa vain yhden sarjaliittimen kerrallaan. Muussa tapauksessa jarjestelma ei toimi.

Monitorin ja sarjaliittimen valilla ei saa kayttaa jatkokaapelia. Jarjestelma ei toimi.

Kahta signaaliprosessoria ei voi kadyttda samanaikaisesti. Se aiheuttaa vikaviestin.

Monitorin ja signaaliprosessorin tai sarjaliittimen ja signaaliprosessorin vdlille ei saa kiinnittda useita
jatkokaapeleita.

Nakyviin litinnastoihin ja potilaaseen ei saa koskea samanaikaisesti.

Laite on tarkoitettu kaytettavaksi maaritettyjen vaihteluvalien sisalla. Kayttéa naiden vaihteluvalien ulkopuolella
ei ole testattu ja se voi aiheuttaa oksimetrin toimintahairion.
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/\ Varotoimet (jatkuu)

Kaikkien taman laitteen sarjaporttiin yhdistettyjen osien ja lisdvarusteiden on oltava sertifioitu vahintaan IEC-
standardin EN 60950, IEC 62368-1- tai UL 1950 -standardin tietojenkasittelylaitteita koskevien vaatimusten
mukaisesti.

Jos verkostoliitdnta (sarjakaapeli/liittimet/langaton yhteys) ei toimi, tiedonsiirto ei onnistu.

Lisatietoja vasta-aiheista, varoituksista ja varotoimista on kaytdssa olevan anturin kayttéohjeissa.

Lataa akku tayteen ennen ensimmaisté kayttdéa ja ennen tdaman monitorin tallentamista.

Jos akkua ei kayteta jatkuvasti, lataa akku tayteen kuuden kuukauden valein.

FCC:n ja Kanadan terveysministerion
sahkomagneettista yhdenmukaisuutta koskevien
saannosten noudattamista koskeva ilmoitus

* Nonin Medical, Inc., 13700 1st Avenue North, Plymouth, Minnesota, 55441, Yhdysvallat,
ilmoittaa yksinomaisella vastuullaan, etta tata ilmoitusta koskeva mallin X-100M jarjestelma
noudattaa FCC:n saantdjen osaa 15. Kaytdssa on noudatettava seuraavaa kahta ehtoa:

(1) tdma laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiota ja (2) tdman laitteen on vastaanotettava mika
tahansa hairid, mukaan lukien mahdollisesti epatoivottua toimintaa aiheuttava hairio.

» Kanadan terveysministerion turvakoodi 6: Standardit sisaltavat huomattavan
turvamarginaalin, jonka tarkoitus on varmistaa kaikkien henkildiden turvallisuus
terveydentilasta ja iasta huolimatta. Langattomien matkapuhelimien altistusstandardissa
kaytetdan mittausyksikkoa, joka tunnetaan nimelld SAR eli ominaisabsorptionopeus.
FCC:n asettama SAR-raja on 1,6 W/kg.

FCC:n ilmoitus

Tama laitteisto on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisia laitteita koskevia
rajoja FCC:n saantdjen osan 15 mukaisesti. Naiden rajojen tarkoitus on varmistaa kohtuullinen
suoja haitallista hairidta vastaan kotitalousymparistdssa. Tama laite kehittaa, kayttaa ja voi
sateilla radiotaajuusenergiaa. Jos sita ei asenneta ja kayteta naiden ohjeiden mukaisesti, se voi
aiheuttaa haitallista hairiéta radio- tai televisiovastaanottimiin, mika voidaan maarittaa
sammuttamalla ja kdynnistamalla laite uudestaan. Suosittelemme, etta kayttaja yrittda korjata
hairidtilanteen yhdella tai useammalla seuraavista toimenpiteista: (1) muuta vastaanottavan
antennin suuntaa tai paikkaa, (2) siirra laite ja vastaanotin etddmmalle toisistaan, (3) yhdista laite
eri virtapiiriin kuin vastaanotin tai (4) ota yhteys jalleenmyyjaan tai ammattitaitoiseen radio/TV-
mekaanikkoon.

Mallin X-100M monitori on suunniteltu ja valmistettu niin, ettei se ylita FCC:n
radiotaajuusaltistukselle asetettua paastorajaa. Nama rajat ovat osa kattavaa ohjetta ja ne
maarittavat sallitut radiotaajuustasot yleiseen kayttdon. Ohje perustuu aiemmin seka
Yhdysvaltain ettad kansainvalisten organisaatioiden asettamiin turvastandardeihin. Tama
testattava laite on osoittanut noudattavan paikallista hallitsemattomalle ymparistolle/yleiseen
kayttoéon tarkoitettua SAR-rajaa, joka on maaritetty ANSI/IEEE-standardissa C95.1-2005.
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FCC vaatii, ettd kayttajalle annetaan tiedoksi, etta laitteeseen tehdyt muutokset tai muunnokset
ilman Nonin Medical, Inc:n nimenomaista lupaa voivat mitatdida kayttajan oikeuden kayttaa
laitetta.

HUOMAUTUS: Tata laitetta ei saa muuttaa milldan tavalla, joka vaikuttaa sen antenniin tai
muuttaa antennia tai antennikokoonpanoa.
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Symbolien merkitys

Tassa luvussa kuvataan mallin X-100 jarjestelman osissa ja pakkauksessa olevat symbolit.
Lisatietoja toiminnallisista symboleista on osassa "Jarjestelman osat ja kokoonpano” sivulla 13.

Taulukko 1. Myyntipaallys- ja pakkaussymbolit

Kuvake Kuvaus

HUOMIO!

[:]E] Katso kayttdohjeita.
Q\}SSIF/%

Noudata kayttoohjeita.

Kanadan ja Yhdysvaltojen UL-merkki ainoastaan sahkdiskun, tulipalon
ja mekaanisten vaarojen osalta seuraavien standardien mukaan:

c lé'l. us * ANSI/AAMI ES60601-1 (2005, 3. painos), CAN/CSA C22.2
Nro 60601-1 (2008, 3. painos), ISO 80601-2-61:2011,
IEC 60601-1-8:2006

+ UL 60601-1 ja CAN/CSA C22.2 Nro 601.1

CE-merkki ilmaisee saannostenmukaisuutta kaikkien soveltuvien
c € 01 2 3 direktiivien mukaisesti, |aaketieteellisist laitteista annettu direktiivi
93/42/ETY mukaan lukien.

|:| Luokka Il, kaksoiseristetty
SN Sarjanumero
Suojattu pystysuuntaan roiskuvia vesipisaroita vastaan, kun kotelo on
P32 kallistettu 15 asteen kulmaan, ja kiinteiden, 2,5 mm tai sitd suurempien
lapimittaisten esineiden sisddnpaadsya vastaan IEC 60529 standardin
mukaan.

j—— Suora jannite

k Tyypin BF potilasliitanta (X-100M, X-100H)
E limaisee erillista jatteiden keruusailita sahko- ja elektroniikkalaitteille
(WEEE-direktiivi).
| ]

Ei-ionisoiva sdhkémagneettinen sateily. Laite sisaltada
(((°> ) radiotaajuuslahettimia. Hairiota voi esiintya talla symbolilla merkityn
laitteiston |aheisyydessa.
N Defibrillaattorivarma tyypin BF potilasliitanta (potilaseristys sahkdiskulta).
** (X-100SP)
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Taulukko 1. Myyntipaallys- ja pakkaussymbolit (jatkuu)

Kuvake Kuvaus

Ei saa havittaa.

@@ Kaapelista ei saa vetaa. Veda pois liittimesta.
A Steriloimaton

B(O nIy Tarvitaan |1ddkemaarays.

@ Ei MK-turvallinen

EU|REP Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisdssa.

CH |IREP Valtuutettu edustaja Sveitsissa

Lisda symboleita on osoitteessa www.nonin.com/symbols.



Symbolien merkitys

30MIN 23:32 23137 FEH Y] 23147 23152 23:57

Kuva 1.

X-1005P not connected

1 12 13

Monitorointindytén symbolit (neljdkanavainen naytto)

Taulukko 2. X-100M-monitorointindyton symbolit ja merkkivalot

Nro Kuvake Kuvaus
" | esimerkki; [Tapahtumamerkit | |
A B Monitorointinaytdn ylaosassa olevat tapahtumamerkit (A, B, C, D jne.)

nayttavat mita tapahtumamerkkipainiketta painetaan.

2 |esimerkki; |Atka-astelkko o

30MIN Tapahtumamerkkien alapuolella sijaitseva aika-asteikko nayttaa kuinka

pitkalta ajalta tietoa naytetaan.

3 v Selauskohdistin
Keltainen selauskohdistin sijaitsee aika-asteikon alapuolella ja kayttaja
voi sen avulla nayttaa rSO,- tai SpO,-lukeman tiettyna ajankohtana
trendiviivalla.
Selainkohdistin ei tule nayttddn ennen kuin vasenta navigointipainiketta
on painettu.

4 Kohdistimen arvot

Kun selainkohdistin on kaytdssa, kohdistimen oksimetria-arvot (rSO,, tai
SpO,) nakyvat monitorointindytdn vasemmalla olevassa keltaisessa
ruudussa.

HUOMAUTUS: Syketaajuuden arvoja ei nayteta kohdistimen arvoissa.
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Taulukko 2. X-100M-monitorointindyton symbolit ja merkkivalot (jatkuu)

Nro Kuvake Kuvaus

5 Ch Kanava

Kunkin kanavan ylapuolella oleva osoitin ilmaisee kanavan numeroa
(esim. Ch 1, Ch 2 jne.). Jos kaytdssa, anturikohdan nimi naytetaan
kanavan numeron oikealla puolella.

6 %r502 Paikallinen hemoglobiinin happisaturaatio

tai HUOMAUTUS: %rSO, on naytdssa, kun absoluuttinen kohdeanturi
on kiinnitettyna signaaliprosessoriin. %rSO,-T on naytdssa, kun

%rSOZ'T trendikohdeanturi on kiinnitettyna signaaliprosessoriin.

%rSO, nayttda arvoa 0—-100 %, kun signaaliprosessori vastaanottaa
riittdvan hyvaa signaalia kiinnitetysta kohdeanturista.

Kanavan nayttétausta vilkkuu:

* Keltaisena keskitason halytystilojen aikana (laitteistohalytykset ja
rSO,-arvot enintdédn 5 % rSO,-halytyksen alarajan ylapuolella).

* Punaisena korkean tason rSO,-halytystilan aikana (asetettujen
rSO,-halytyksen yla- ja alarajojen mukaisesti).

7 BL Lahtoarvo

Kun monitori kdynnistetaan, l1ahtéarvon kentassa (BL) on katkoviivoja,
kunnes kayttaja asettaa lahtéarvot.

Kayttajan on asetettava lahtdarvot erikseen jokaiselle uudelle potilaalle.

+ Ohjeet Iahtoarvojen asettamisesta nykyisiin rSO,-arvoihin on
kohdassa "Kaikkien rSO,-kanavan lahtdarvojen asettaminen
nykyisiin %rSO,-arvoihin” sivulla 35.

* Ohjeet Iahtdarvojen asettamisesta erikseen tai lahtdarvon
hienosaatamisesta on kohdassa "Erillisten Iahtéarvojen
asettaminen” sivulla 42.

8 AUC Kayran alapuolinen arvo (kumulatiivinen saturaatio halytyksen
alarajan alapuolella)

Kunkin kanavan halytyksen alarajan alapuolella olevat rSO5-arvot
yhdistetaan ja naytetdan halytyksen alarajan alapuolisena
kumulatiivisena saturaatioarvona, ja tata arvoa kutsutaan myds
AUC-arvoksi (kdyran alapuolinen arvo). Arvo ilmaistaan
Y%-minuuttiyksikkdina (%Min). Kun l&htéarvoa muutetaan, AUC-arvo
lasketaan uudestaan nykyisen tietueen alusta.

AUC-arvoa ei lasketa, jos kanavan %rSO,-halytyksen alarajan asetus
on POIS PAALTA.

HUOMAUTUS: Jotta AUC-kentta voi tdsmata STS-tietokannan
(Society of Thoracic Surgeons) maaritelman kanssa, kunkin kanavan
halytyksen alaraja on asetettava 25 % potilaan lahtéarvon alapuolelle.

10
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Taulukko 2. X-100M-monitorointinaytén symbolit ja merkkivalot (jatkuu)

Nro

Kuvake

Kuvaus

esimerkki:

Halytyksen alaraja

%rSO,-halytyksen alarajan asetus maarittda halytyksen alarajan ja
naytetddn ndytdssa seuraavasti:

* Numeroarvo — Tama arvo on naytdssa trendikayran oikealla
puolella. Arvon vari on sama kuin sitd vastaavan kanavan.

» Valkoinen pisteviiva — Tama viiva on kayrassa ainoastaan, kun
kayra nayttda yhta rSO, trendia. Pisteviiva ei ole naytdssa, kun
yhteen kdyraan on asetettu ndyttdmaan useita trendeja.

HUOMAUTUS: Halytyksen alaraja ei ole monitorin naytdssa, jos
kanavan %rSO,-halytyksen alaraja-asetus on POIS PAALTA.

10

%SpOz

Toiminnallisen hemoglobiinin happisaturaatioprosentti

%SpO, nayttaa arvoa 0—100 %, kun signaaliprosessori vastaanottaa
riittdvan hyvaa signaalia kiinnitetysta pulssioksimetrianturista.

Kanavanayton SpO,-kentan tausta vilkkuu punaisena korkean tason
SpO,-halytystilojen (SpO,-halytyksen yla- ja alaraja-asetusten mukaan)
ja alhaisen verenkierron halytystilojen aikana.

11

PR

Syketaajuus ja syketaajuuspalkki

Syketaajuus ja %SpO, naytetdan naytdssa, kun kanava on asetettu
mittaamaan pulssioksimetriaa. Tama palkki nayttaa oksimetrin
maarittdman sykesignaalin voimakkuuden. Sykepalkin korkeus on
suhteessa sykkeen amplitudiin.

Kanavanadyton syketaajuuskentan tausta vilkkuu punaisena korkean
tason syketaajuushalytystilojen (syketaajuushalytyksen yla- ja alaraja-
asetusten mukaan) ja alhaisen verenkierron halytystilojen aikana.

12

Anturivika

Tama keltainen kuvake vilkkuu, kun anturi on irronnut, ei toimi kunnolla,
ei ole saanut kayttokelpoista dataa viimeksi kuluneiden 90 sekunnin
aikana tai kun se ei ole yhteensopiva monitorin kanssa.

13

Huono signaali

Tama keltainen kuvake vilkkuu, kun anturin rekisteréima signaali on
heikko jonkin aikaa.

Tarkista anturikohta ja muuta anturin paikkaa tai vaihda se tarvittaessa.

14

Signaaliprosessorin tietoyhteysvika

Tama keltainen merkkivalo vilkkuu ja nayttéon tulee viesti X-100SP not
connected (X-100SP:ta ei kytketty), kun vastaavan signaaliprosessorin
tietoyhteys nayttoon on katkennut.

Korjaa ongelma tarkistamalla signaaliprosessorin liitdnnat tai vaihda
signaaliprosessori.

Jos viesti nakyy jokaisessa kanavassa, tarkista sarjaliittimen liitanta
monitoriin.

1



GO NONIN

Symbolien merkitys

Taulukko 2. X-100M-monitorointindyton symbolit ja merkkivalot (jatkuu)

Nro Kuvake Kuvaus
15 Hélytyksen vaimennus
K Tama keltainen kuvake vilkkuu 2 sekunnin valein, kun halytyksen
merkkidani vaimennetaan 2 minuutiksi.
Jos danenvoimakkuus on asetuksella 4 tai sita alhaisemmalla
asetuksella (alle 45 desibelia), halytyksen vaimennusvalo palaa
jatkuvasti.
16 Bluetooth
* Bluetooth-merkkivalo on vihred, kun Bluetooth on yhdistettyna
isdntdkoneeseen, valkoinen, kun se on valittu kayttdén mutta ei
yhdistetty isdntdkoneeseen ja harmaa, kun se on pois kaytosta.
Lisatietoja on kohdassa "Bluetoothin ottaminen kayttéon/poistaminen
kaytosta” sivulla 61.
17 Paristo
1
Paristovalo nayttda pariston kayttbajasta jaljellad olevaa likimaaraista
y aikaa prosentteina ilmaistuna. Kun jarjestelma on kytketty
verkkovirtaan, paristokuvake tayttyy ja tyhjenee vuorotellen ilmaisten,
Tyhja etta paristoa ladataan. Paristokuvake lakkaa tayttymasta, kun paristo on
taysin ladattu.
» Alhainen — paristovalo vilkkuu keltaisena
* Kriittinen — paristovalo vilkkuu punaisena
HUOMAUTUS: Kun monitori saavuttaa alhaisen tai kriittisen tason,
laite aktivoi halytyksen merkkidanen. Halytys poistetaan kytkemalla
monitori verkkovirtaan.
18 esimerkki: Paivamaara ja kellonaika
2013 Paivamaaran ja kellonajan nayttd 24 tunnin muodossa. Paivamaaran
jaltai kellonajan asettamisohjeet ovat kohdassa "Paivamaaran ja
09-25 kellonajan asettaminen” sivulla 60.
14:27
19 rSO,-asteikko

100]
50
[

Kiinted asteikko, jonka vaihteluvali on 0-100 %.
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Jérjestelmén osat ja kokoonpano

Jarjestelman osat ja kokoonpano

HUOMAUTUKSET:

+ Kaikki kontraindikaatiot, varoitukset ja varotoimet on luettava ennen SenSmart-
jarjestelman kayttda.

+ Paristoa on ladattava 4 tuntia ennen mallin X-100M monitorin ensimmaista kayttokertaa.

+ Lisaksi suositellaan seuraavia kayttddnottotehtavia: kellon asettaminen, laitoksen
oletusasetusten asettaminen, laitoksen salasanan muuttaminen ja esiasetusten maarittaminen.

Ota monitori ja lisdvarusteet pakkauslaatikosta varovaisuutta noudattaen. Saasta
pakkausmateriaalit silté varalta, ettd monitori tai lisdvarusteet on palautettava. Vertaa
pakkauslistaa toimitettujen lisdvarusteiden kanssa ja varmista, ettd mitdan ei puutu.

Jarjestelman vakiokokoonpano sisaltada seuraavat steriloimattomat osat:

+ X-100M, yleiskayttdinen SenSmart-oksimetrimonitori
* X-100H, sarjaliitin
* X-100HH, sarjaliittimen kotelo

* X-100SP-1 ja X-100SP-2, oksimetrin signaaliprosessorit kanaville 1 ja 2
(kunkin signaaliprosessorin mukana toimitetaan vaateklipsi)

* X-100EC1, 1 metrin jatkokaapeli, maara 2
* INT-100, valikaapeli, maara 2

» Kayttbopas/osa- ja lisdvarusteluettelo (CD)
+ Virtaldhde ja virtajohto

» Ladattava SenSmart-ohjelmisto (CD)

CD-kayttboppaan osa- ja lisdvarusteluettelossa luetellaan yhteensopivat anturit ja muut
lisdvarusteet.

Jarjestelman kokoonpanot

Monikanavainen

GO NONIN

Kun kaytetdan X-100H-sarjaliitinta, sarjaliittimeen voidaan liittda enintdan kuusi signaaliprosessoria.

Tarvittaessa sarjaliittimen ja signaaliprosessorin valilla voidaan kayttaa jatkokaapelia.

* Kuvassa 2 olevassa esimerkissa esitetdan jarjestelman asetus kaytettdessa kohdeantureita

potilailla, jotka painavat 240 kg. Anturi 8204CA liitetdan X-100SP-signaaliprosessoriin

INT-100-valikaapelilla. 8100S(X)-pulssioksimetrianturi liitetdan suoraan signaaliprosessoriin.
* Kuvassa 3 olevassa esimerkissa esitetdan jarjestelman asetus kaytettdessa kohdeantureita

potilailla, jotka painavat <40 kg. Nama anturit (8004CB, 8004CB-NA) liitetdan suoraan
X-100SP-signaaliprosessoriin. 8100S(X)-pulssioksimetrianturi liitetdan suoraan
signaaliprosessoriin.

* Kuvassa 4 olevassa esimerkissa esitetdan jarjestelman asetus kaytettdessa kohdeantureita
potilailla, jotka painavat 240 kg. Nama anturit (8003CA, 8004CA) liitetdan suoraan X-100SP-

signaaliprosessoriin. 8100S(X)-pulssioksimetrianturi liitetdan suoraan signaaliprosessoriin.
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E E I Jérjestelmén osat ja kokoonpano

X-100M

7 )

X-100H

 (000060)

X-100SP

INT-100

I

0
Anturit

X-100M

X-100H

X-100SP

Anturit

Kuva 3. Jarjestelmén asetus (<40 kg:n anturit, 4 kanavaa liitettyna)
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Jérjestelmén osat ja kokoonpano

X-100SP

7 so0aca
EQUANOX
Advance

Kuva 4. Jarjestelmén asetus (240 kg:n anturit, 4 kanavaa liitettyna)

Yksikanavainen

Kun yhta kanavaa kaytetaan (kuva 5), signaaliprosessori voidaan yhdistda suoraan monitoriin.
Tarvittaessa monitorin ja signaaliprosessorin valilla voidaan kayttaa jatkokaapelia.

15
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Jérjestelmén osat ja kokoonpano

X-100SP

Kuva 5. Jarjestelman asetus (240 kg:n anturit, INT-100, yksi kanava)



Jérjestelmén osat ja kokoonpano

X-100M (monitori)

X-100M-monitorilla (kuva 6) kayttaja voi nayttaa enintdan kuusi kanavaa rSO»,- ja SpO,-tietoa.
Kukin kanava on varikoodattu ja numeroitu vastaamaan signaaliprosessoria. Monitorin
ominaisuudet ja kuvaukset esitetaan taulukossa 3.

Puhdistusohjeet ovat kohdassa "Yllapito ja huolto” sivulla 82.
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Kuva 6. X-100M-monitori - kuva edesta

Taulukko 3. X-100M-monitorin ominaisuudet

GO NONIN

Nro | Kuvake

Kuvaus

Halytyksen vaimennuspainike

Halytyksen vaimennuspainikkeen painallus vaimentaa halytyksen

2 minuutiksi. Halytyksen merkkidanet voidaan aktivoida uudestaan ennen 2
minuutin vaimennusaikaa painamalla halytyksen vaimennuspainiketta
uudestaan.

Kaikki vaimennetut halytykset aktivoidaan automaattisesti, kun uusi
fysiologinen halytystila tulee esiin.
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GO NONIN

Jérjestelmén osat ja kokoonpano

Taulukko 3. X-100M-monitorin ominaisuudet (jatkuu)

Nro| Kuvake

Kuvaus

Y

Tapahtumamerkkipainike

Kun tata painiketta painetaan hetken ajan, muistiin ja trendiin merkitdan
tapahtuma. Tapahtumat merkitaan kirjaimilla aakkosjarjestyksessa. Jos yli

26 tapahtumaa merkitaan, tapahtumamerkit alkavat taas alusta A-kirjaimesta.

HUOMAUTUS: Voi kulua jopa 4 sekuntia, ennen kuin tapahtumamerkki tulee
nakyviin naytossa.
Taman painikkeen painaminen 2 sekunnin ajan avaa

tapahtumamerkkitaulukon. Painikkeen painaminen hetken ajan sulkee
tapahtumamerkkitaulukon.

aC)

Valikkopainike

Taman painikkeen painaminen avaa Settings-valikon (asetukset), josta

paasee Presets- (esiasetukset), Case- (tapaus) ja System-valikkoihin

(jarjestelma):

» Settings — (asetukset) kayttaja voi nimeta anturikohdan nimen kanavalle,
valita anturityypin (rSO, tai SpO,), asettaa halytysrajat ja kayrat ja
tarkastella esiasetuksia. Lisatietoja on kohdassa "Settings-valikko
(asetukset)” sivulla 37.

* Presets — (esiasetukset) kayttaja voi tallentaa nykyiset asetukset uudeksi
esiasetukseksi, valita kaytettadvan esiasetuksen ja poistaa esiasetuksen.
Lisatietoja on kohdassa "Presets-valikko (esiasetukset)” sivulla 45.

+ Case — (tapaus) kayttaja voi avata uuden tapauksen ja muokata
potilastunnistetta. Lisatietoja kohdassa "Case-valikko (tapaus)” sivulla 49.

+ System — (jarjestelma) kayttaja voi asettaa jarjestelmaasetukset.
Lisatietoja on kohdassa "System-valikko (jarjestelma)” sivulla 51.

Valintapainike
Valintapainiketta painamalla kayttaja voi tallentaa arvoja, kun nimikkeita,
asetuksia ja parametreja syotetaan. Monitorissa on kaksi valintapainiketta:

* monitorin oikealla puolella (valikko- ja |ahtéarvopainikkeiden valissa)
* navigointipainikkeiden keskella

Lahtoarvopainike

Tata painiketta kaytetdan lahtéarvon nopeaan asettamiseen. Kun tata
painiketta painetaan kaksi kertaa, kaikkien yhdistettyjen rSO,-kanavien
lahtdarvot asetetaan potilaan nykyisiin arvoihin.
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Jérjestelmén osat ja kokoonpano

Taulukko 3. X-100M-monitorin ominaisuudet (jatkuu)

GO NONIN

Nro

Kuvake

Kuvaus

0

Virta/valmiuspainike

» Virtapainike — Monitori kdynnistyy, kun painiketta painetaan yhden
kerran. Aina kun monitori kdynnistetdan, monitori poistaa lahtéarvot
muistista, nollaa halytysrajat oletusarvoihin ja aloittaa uuden potilaan
tietojen taltioinnin muistiin.

* Peruuta — monitorin ollessa kaynnissa taman painikkeen hetkellinen
painallus palauttaa naytdon monitorinayttoon.

* Valmiustila — monitorin ollessa paalla tdman painikkeen painaminen
vahintédan 1 sekunnin ajan sammuttaa monitorin ja siirtda sen
valmiustilaan. Valmiustilassa kaikki laitteen toiminnot sammuvat
seuraavia lukuunottamatta:

* Verkkovirran merkkivalo palaa aina, kun laite on kytkettyna
verkkovirtaan.

» Paristot latautuvat aina, kun laite on kytkettyna verkkovirtaan.

94

Navigointipainikkeet

Nailla painikkeilla siirrytdan kentasta toiseen, selataan ja muutetaan
aika-asteikkoa.

A (ylos) ja W (alas): Valikoissa nailla siirrytdan kohteesta toiseen.
Monitorointinaytdssa niita kaytetddn muuttamaan rSO,-trendin
aika-asteikkoa.

} (oikea): Valikoissa talla siirrytdan kohteesta toiseen. Monitorindytdssa sita

kaytetdan selaamaan ajassa eteenpain nykyisessa tapauksessa.

4 (vasen): Valikoissa talla siirrytdan kohteesta toiseen. Monitorindaytéssa

sitd kaytetdan selaamaan ajassa taaksepain nykyisessa tapauksessa.

\/(valinta): Lisatietoja tdman taulukon valintapainikkeen kuvauksessa
(nro 4).
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Jérjestelmén osat ja kokoonpano

GO NONIN

Taulukko 3. X-100M-monitorin ominaisuudet (jatkuu)

Nro Kuvaus

8 |Kaiutin
VAROITUS: Al3 peiti tai tuki muulla tavalla kaiuttimen aukkoja.

9 |Verkkovirtakuvake
Tama valodiodi syttyy, kun erillinen virtaldhde toimittaa virtaa laitteeseen.

* Keltainen — paristoa ladataan.4
» Vihreéa — paristo on kokonaan ladattu.

HUOMAUTUS: Kun erillinen virtalahde kytketaan irti, laite siirtyy automaattisesti
paristoteholle ilman toimintojen keskeytymista.

10 |Virran tuloportti

Sijaitsee monitorin pohjassa virtavalon alapuolella ja kytkee erillisen virtalahteen
monitoriin.

11 |Monitorin liitinportti

X-100H-sarjaliitin tai yksittdinen X-100SP-signaaliprosessori kytketdan tdhan monitorin
etuosassa sijaitsevaan porttiin.

12 |Hoitajan kutsuportti
Hoitajan kutsun kaapeli yhdistetdan tahan monitorin pohjassa virta/valmiuspainikkeen
alapuolella sijaitsevaan porttiin.

VAROITUS: Kayttajan vastuulla on ottaa kayttoon hoitajan kutsujarjestelman ja
mallin X-100M monitorin valinen liitéanta ja testata mallin X-100M monitorin ja
kutsujarjestelman valista liitantaa riittavasti sen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi. Mallin X-100M monitoria ei ole arvioitu tiettyjen hoitajan
kutsujarjestelmien kanssa.

13 |RS-232-kaapelin portti
Sijaitsee monitorin takana (nakyy kuvassa 30).

VAROTOIMI: Kaikkien taman laitteen sarjaporttiin yhdistettyjen osien ja lisdvarusteiden on
oltava sertifioitu vahintaan IEC-standardin EN 60950, IEC 62368-1- tai UL 1950 -
standardin tietojenkasittelylaitteita koskevien vaatimusten mukaisesti.
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Jérjestelmén osat ja kokoonpano

X-100H (sarjaliitin) ~

X-100H-sarjaliitin (kuva 7) kytketdan monitorin =
etuosassa olevaan liitinportiin. Sarjaliittimen
portteihin voi kytked enintaan kuusi X-100SP-
signaaliprosessoria. Kussakin sarjaliittimen portissa
on Ssuojus.

f VAROTOIMI: Jarjestelmaan saa kiinnittaa
vain yhden sarjaliittimen. Muussa tapauksessa
jarjestelma ei toimi.

VAROTOIMI: Monitorin ja sarjaliittimen
valilla ei saa kayttaa jatkokaapelia.
Jarjestelma ei toimi.

\, Sen

Multi-Sensing

Smart-

NIRs Technology

Puhdistusohjeet ovat kohdassa "Yllapito ja huolto” 3
sivulla 82.

Sarjaliittimen kytkeminen/irrottaminen
1. Kytkeminen:

a. Kohdista sarjaliittimen kaapeliliittimen nuoli
monitorin liitinportin pienen kolmion kanssa

b. Tyonna sarjaliittimen kaapeliliitin suoraan
sisaan porttiin. Sarjaliittimen kaapeliliitin
napsahtaa, kun se lukittuu paikalleen
monitorin liitinporttiin.

2. lrrottaminen:

a. Tartu sarjaliittimen kaapeliliittimen

sisdanvedettavaan holkkiin (kuva 8-1).

b. Veda holkkia taaksepain ja sarjaliittimen kaapeliliitin suoraan ulos portista.
Sarjaliittimen lukitus avautuu ja irtoaa monitorista.

Kuva 7. X-100H - Sarjaliitin

Taulukko 4. X-100H-sarjaliittimen
ominaisuudet

Kuvaus

1 | Kaapelin liitin

4 metrin kaapeli

2
3 | portti
4

Portin suojus

Kuva 8. Sarjaliittimen tai signaaliprosessdrin yhdistaminen monitoriin
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Jérjestelmén osat ja kokoonpano

GO NONIN

X-100HH (sarjaliittimen
kotelo)

Sarjaliitin sopii X-100HH -sarjaliittimen kotelon
sisaan (kuva 9). Sarjaliittimen kotelossa olevasta
puristimesta sarjaliittimen voi kiinnittaa
sankykiskoihin, laitteistotankoihin ja
vuodevaatteisiin.

Sarjaliittimen kotelon kadyttéminen Kuva 9. X-100HH — Sarijaliittimen
1. Sarjaliittimen kiinnittaminen: kotelo
a. Kohdista sarjaliitin ja sarjaliittimen kaapeli Taulukko 5. X-100HH-sarjaliittimen
sarjaliittimen kotelon kanssa (kuva 10). kotelon ominaisuudet
b. Aseta sarjaliitin koteloonsa kunnolla
painaen. Nro Kuvaus
2. Sarjaliittimen poistaminen: 1 Kotelo
a. Veda sarjaliittimen kotelon karjessa olevaa 2 Puristin
klipsia (kuva 9-3) taaksepain.
b. Veda sarjaliitin ulos sarjaliittimen kotelosta. 3 |Klipsi

Sarjaliittimen kotelon takana on syvanne,
johon kayttaja voi tarttua, kun sarjaliitinta
poistetaan kotelosta.

Puhdistusohjeet ovat kohdassa "Yllapito ja huolto” sivulla 82.

Kuva 10. Sarjaliittimen asettaminen sarjaliittimen koteloon
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Jérjestelmén osat ja kokoonpano

X-100SP
(signaaliprosessori)

Sarjaliittimeen voidaan kytkea enintaan kuusi
signaaliprosessoria. Kukin signaaliprosessori on
ohjelmoitu tietyksi kanavaksi monitorissa, joten
signaaliprosessori voidaan kytkea mihin tahansa
sarjaliittimen porttiin.

f VAROTOIMI: Kahta signaaliprosessoria ei
voi kayttaa samanaikaisesti. Se aiheuttaa
vikaviestin.

Yksi signaaliprosessori voidaan kytkea suoraan
monitoriin jatkokaapelin kanssa tai ilman.

Signaaliprosessorit on varikoodattu:

X-100SP-1, kanava 1: sininen
X-100SP-2, kanava 2: oranssi
X-100SP-3, kanava 3: valkoinen
X-100SP-4, kanava 4: violetti
X-100SP-5, kanava 5: vihrea
X-100SP-6, kanava 6: vaaleanpunainen

Puhdistusohjeet ovat kohdassa "Yllapito ja
huolto” sivulla 82.

Signaaliprosessorin kytkeminen
sarjaliittimeen tai monitoriin

1. Kohdista signaaliprosessorin
kaapelilittimessa oleva nuoli sarjaliittimen
yhden portin tai monitorin liitinportin
nuolen kanssa.

2. Tybnna signaaliprosessorin kaapeliliitin
suoraan sisaan porttiin.

3. Signaaliprosessorin kaapeliliitin napsahtaa,
kun se lukittuu kiinni sarjaliittimeen
tai monitoriin.

GO NONIN

Kuva 11. X-100SP - Signaaliprosessori

signaaliprosessorin ominaisuudet

Taulukko 6. X-100SP-

Nro Kuvaus

1 Signaaliprosessorin kaapeliliitin
Portti (anturille tai INT-100-

2 g .
valikaapelille)
Lukko (anturille tai INT-100-

3 . :
valikaapelille)

4 |Kanavan numero

5 | Kaapelin klipsit

HUOMAUTUS: Jatkokaapelia voidaan kayttaa sarjaliittimen ja signaaliprosessorin valilla

tai monitorin ja signaaliprosessorin valilla.
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GO NONIN

Signaaliprosessorin irrottaminen sarjaliittimesté tai monitorista

1. Tartu X-100SP-signaaliprosessorin kaapeliliittimen taaksevedettavaan holkkiin.

2. Veda holkkia taaksepain ja X-100SP-liitin suoraan ulos portista. X-100SP-
signaaliprosessorin lukitus avautuu ja irtoaa sarjaliittimesta tai monitorista.

HUOMAUTUS: Kun signaaliprosessoria irrotetaan sarjaliittimesta tai monitorista,
signaaliprosessorin kaapelista ei saa vetaa.

INT-100-vélikaapelin kiinnittdminen signaaliprosessoriin ja irrottaminen
signaaliprosessorista

HUOMAUTUS: INT-100-valikaapelilla litetdan anturi 8204CA (potilaat 240 kg)
signaaliprosessoriin.

1. Kiinnittdminen:
a. Napsauta signaaliprosessorin lapinakyva lukko taaksepain, jolloin liitinportti tulee esiin.
b. Kohdista INT-100-valikaapelin liittimen ja signaaliprosessorin nuolet (kuva 12-A).
Tyonna INT-100-valikaapelin liitin signaaliprosessorin liitinporttiin.
c. Taita lukko liittimen paalle ja napsauta paikalleen (kuva 12-B).
d. Liitd yhteensopiva anturi INT-100-valikaapeliin.
2. lIrrottaminen:
a. Napsauta signaaliprosessorin lapindkyva lukko taaksepain, jolloin lukko kytkeytyy irti
liittimesta.
b. Tartu liittimeen ja irrota se signaaliprosessorista.

Kuva 12. Vilikaapelin tai anturin kiinnittaminen signaaliprosessoriin
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Anturin kiinnittdminen signaaliprosessoriin ja irrottaminen signaaliprosessorista

HUOMAUTUS: Seuraavat anturit liitetdan suoraan signaaliprosessoriin: 8003CA (240 kg
painavat potilaat), 8004CA (240 kg painavat potilaat), 8004CB (<40 kg painavat potilaat),
8004CB-NA (=40 kg painavat potilaat) ja pehmeat 8100S(X)-pulssioksimetrianturit.

1. Kytkeminen:

a. Napsauta signaaliprosessorin lapinakyva lukko taaksepain, jolloin liitinportti tulee esiin.

b. Kohdista anturin liittimen ja signaaliprosessorin nuolet (kuva 12-A). Tyénna anturin liitin
signaaliprosessorin liitinporttiin.

c. Taita lukko anturin liittimen paalle ja napsauta paikalleen (kuva 12-B).

2. lrrottaminen:

a. Napsauta signaaliprosessorin lapinakyva lukko taaksepain, jolloin lukko kytkeytyy irti
littimesta.
b. Tartu liittimeen ja irrota se signaaliprosessorista.

Signaaliprosessorin lukon vaihtaminen

HUOMAUTUS: Kadonneiden tai vaurioituneiden lukkojen tilalle voidaan tilata vaihtolukkoja.

1. Kohdista lukon sarana signaaliprosessorin liitinpaan kanssa (kuva 13-A).
2. Levita lukon saranaa varovasti siten, ettd se asettuu signaaliprosessorin paahan.
3. Napsauta lukko paikalleen (kuva 13-B).

Kuva 13. Napsauta lukko paikalleen

Kaapelin klipsit

Signaaliprosessori toimitetaan siihen kahdella valmiiksi kiinnitetylla varikoodatulla Klipsill3,

joiden varit vastaavat kanavan varia (esim. X-100SP-1-signaaliprosessorissa on kaksi kaapeliin

kiinnitettya sinista klipsia). Toinen kaapeliklipsi kiinnitetdan liitinpaahan ja toinen kaapeliklipsi
kiinnitetdan kaapelin keskelle.

GO NONIN
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INT-100 (vélikaapeli)

Vilikaapelia (kuva 14) kaytetaan X-100SP-
signaaliprosessorin ja yhteensopivan anturin
valissa. Seuraavat anturit ovat yhteensopivia
INT-100-valikaapelin kanssa:

* 8204 CA-kohdeanturi yli 40 kg painaville potilaille

HUOMAUTUKSET:
* INT-100 ei ole jatkokaapeli.

+ 8003CA- ja 8004CA-kohdeantureiden (240 kg

painaville potilaille), 8004CB- ja 8004CB-NA- Kuva 14. INT-100-véalikaapeli
kohdeantureiden (<40 kg painaville potilaille) ja
8100S(X)-pulssioksimetriantureiden kanssa ei Taulukko 7. INT-100-vélikaapelin
kayteta INT-100-valikaapelia, vaan nama anturit ominaisuudet
litetddn suoraan signaaliprosessoriin.
« Ala havita INT-100-valikaapelia. Nro Kuvaus
) ) L 1 Liitin (signaaliprosessoriin)
Puhdistusohjeet ovat kohdassa "Yllapito ja huolto”
sivulla 82. 2 Portti (anturiin)

3 Anturin lukko

Anturin kiinnittdminen vélikaapeliin ja
irrottaminen vélikaapelista

HUOMAUTUS: INT-100-valikaapelilla liitetdan anturi 8204CA (potilaat 240 kg)
signaaliprosessoriin.

1. Kiinnittdminen:
a. Veda INT-100-valikaapelissa oleva anturin lukko pois portista.
b. Kohdista anturin liittimen ja INT-100-valikaapelin nuolet (kuva 15-A). Tyonna anturin
liitin INT-100-valikaapelin porttiin.
c. Tydnna anturin lukko porttiin. Kiinnita anturin lukko niin, etta se peittaa portin ja anturin
liittimen sivut. Anturin kaapeli sopii anturin lukossa olevaan koloon (kuva 15-B).

A B

(@/

Kuva 15. Anturin kiinnittdminen valikaapeliin
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a. Irrota anturin lukko yhteenliitetysta anturista ja kaapelista ja veda se pois INT-100-

valikaapelin portista.

b. Tartu anturin liittimeen ja irrota se INT-100-valikaapelin portista.

X-100EC (jatkokaapeli)

Jatkokaapeleita on saatavana 1 metrin tai 2 metrin
pituisena. Jatkokaapelia voidaan kayttaa:

+ Sarjaliittimen ja signaaliprosessorin valilla.
* Monitorin ja signaaliprosessorin valilla..

f VAROTOIMI: Monitorin ja sarjaliittimen valilla
ei saa kayttaa jatkokaapelia. Jarjestelma ei
toimi.

VAROTOIMI: Monitorin ja signaaliprosessorin
tai sarjaliittimen ja signaaliprosessorin valille
ei saa kiinnittda useita jatkokaapeleita.

Puhdistusohjeet ovat kohdassa "Yllapito ja huolto”
sivulla 82.

rSO,- ja SpO,-anturit

Yksityiskohtainen luettelo yhteensopivista antureista on

4

Kuva 16. X-100EC —
Jatkokaapeli

CD-kayttdoppaan osa- ja lisavarusteluettelossa. Yksityiskohtaiset tiedot tietyn anturin kaytosta
(esim. potilasryhmat, keho/kudos, kiinnittdminen, anturin yhdistaminen jarjestelmaan) ovat

kyseisen anturin kdyttéohjeissa.
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Paristo

A VAROTOIMET: Lataa akku tayteen ennen ensimmaista kayttda ja ennen tdman monitorin tallentamista.

A VAROTOIMET: Jos akkua ei kayteta jatkuvasti, lataa akku tayteen kuuden kuukauden vélein.

Lisatietoja on sisaista virtaldhdettd koskevassa osassa kohdassa "Tekniset tiedot” sivulla 94.

f VAROTOIMET:

+ Laitteen ja sen osien havittdmisessa on noudatettava paikallisia ja maakohtaisia
sdannoksia ja kierratysohjeita paristot mukaan lukien.

+ Kayta ainoastaan Noninin hyvaksymia paristoja.

* Vaurioituneet paristot aiheuttavat tulipalovaaran. Niita ei saa vaurioittaa, kasitella
vaarin, purkaa, huoltaa tai vaihtaa muihin kuin maaritettyihin osiin.

* Li-ion-akkua ei saa ladata 0 °C:n (32 °F) tai sitd alhaisemmassa lampétilassa, silla se
voi lyhentda akun kayttdikdad huomattavasti.

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi akku on vaihdettava kerran vuodessa, jotta
litiummaaran keraantymista rajoitetaan, mikali akku ladataan kylmassa ymparistdssa.
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Jarjestelman toiminta

A VAROTOIMI: Sammuta mallin X-100M monitori potilashoitojen valilla (valmiustila) tai

aloita uusi tapaus (Case-valikko (tapaus)). Taman laiminlyéminen voi johtaa uuden
potilaan epatarkkoihin [&ahtdarvoihin. Aina kun laite kytketaan paalle tai uusi tapaus
aloitetaan, monitori poistaa I&htéarvot muistista, nollaa halytysrajat oletusarvoihin ja
aloittaa uuden potilaan tietojen taltioinnin muistiin.

Itsetesti

Monitori suorittaa lyhyen itsetestin aina, kun se
kaynnistetaan.

1. Paina virta/valmiuspainiketta. @

2. Nestekidenayttd syttyy ja ndyttdon tulee
Noninin logo (kuva 17).

3. Laite aktivoi merkkiaanen.

Varmista, etta kaikki edella luetellut tapahtumat
kaydaan lapi itsetestin aikana. Jos jokin niista ei Kuva 17. Kaynnistysnaytto
tule nayttéon, ota yhteys Noninin tekniseen tukeen.

Itsetestin jalkeen ndyttdon avautuu Select a Preset -naytto (valitse esiasetus, kuva 18).
Jarjestelman kokoonpanosta riippuen monitori voi kuitenkin avata ensin yhden tai molemmat
seuraavista kahdesta naytosta:

» Jos kelloa ei ole asetettu, nayttéon tulee hetkeksi viesti System clock is not set! (jarjestelman
kelloa ei ole asetettu).

» Jos jarjestelmaan on asetettu potilastunnisteen pakollinen syéttaminen, nayttéén avautuu
Enter patient ID -naytto (syéta potilastunniste). Jos potilastunnistetta ei tarvitse sy6ttaa, anna
nayton sulkeutua itsestdan (2 minuuttia) tai paina valikkopainiketta ja siirry Select a Preset
-nayttoon (valitse esiasetus).

Kun Select a Preset -naytto (valitse esiasetus,

kuva 18) avautuu, kayttaja voi valita Py Py ——
esiasetuksen. Oletusesiasetus on korostettuna i:: (defout ;:resen“
. - . . . . . . eTaulls Llast used prese
naytdssa. Muita vaihtoehtoja ovat viimeksi ot T
. . . . . 1l'mDefaults
kaytetty esiasetus ja muut monitoriin 27 Defaults
ohjelmoidut esiasetukset. 3lDefaults
A gDefaults
. . . . 5w Defaults
Kun esiasetus on valittu, Setjt_lngs-va'lllfko o Defaults
(asetukset) avautuu, jossa halytysrajoja 7 Defaults
voidaan tarkastella. Jos yhdistettyna olevan R RSt
jarjestelman kokoonpano ei vastaa valittua 107 Defaults

esiasetusta, nayttdon tulee viesti Verify sensor
type and limits! (tarkista anturityyppi ja rajat)
ennen kuin monitori avaa Settings-valikon
(asetukset).

Kuva 18. Select a Preset -naytto
(valitse esiasetus)

VAROITUS: Eri asetusten kaytt6 useissa eri mallin X-100M monitoreissa samalla
hoitoalueella voi edustaa vaaraa.
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Anturin Kkiinnittaminen

Anturin asianmukaiset kiinnittdmiskohdat ja anturin kiinnittdmista koskevat varotoimet ja
varoitukset ovat sen kayttéohjeissa.

VAROITUS: Tama laite on tarkoitettu ainoastaan lisalaitteeksi potilaan arvioinnissa.
Sita ei saa kayttaa yksinomaisena perusteena diagnosointiin tai hoitopaatoksiin.
Sita on kaytettava yhdessa muiden arviointimenetelmien kanssa kliinisten merkkien
ja oireiden arviointiin.

VAROITUS: Kaikkia laakinnallisia laitteita kdytettdessa potilasjohdot ja liittimet on
reititettava huolellisesti kiertymisen, kuristumisen tai kompastumisen valttamiseksi.

Potilaan monitoroiminen
Kun monitori on kayttddnotettu ja anturi(t) kiinnitetty potilaaseen:

Kaynnistd monitori painamalla virta/valmiuspainiketta.
Tarkista kdytdssa oleva esiasetus tai valitse uusi esiasetus.
Varmista, ettad esiasetuksen halytysrajat ovat asianmukaiset.

Jos rSO,-antureita kaytetdan, maarita rSO,-arvon lahtdarvo ja aseta potilaan lahtéarvo
(lisatietoja kohdassa “Lahtdarvo (vain rSO,-kanavat)” sivulla 38).

hwh =

A VAROTOIMI: Sammuta mallin X-100M monitori potilashoitojen valilla (valmiustila) tai

aloita uusi tapaus (Case-valikko (tapaus)). Téman laiminlydminen voi johtaa uuden
potilaan epatarkkoihin lahtéarvoihin. Aina kun laite kytketdan paalle tai uusi tapaus
aloitetaan, monitori poistaa lahtéarvot muistista, nollaa halytysrajat oletusarvoihin ja
aloittaa uuden potilaan tietojen taltioinnin muistiin.
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Kayttonaytot ja valikot

X-100M-monitorin nayttd voidaan maarittda nayttdmaan enintédan kuutta kanavaa rSO,- ja
SpO,-tietoa yhdessa rSO,-trendien ja SpO,-pletysmogrammien kanssa. Lisatietoja on
kohdassa “Monitorointinaytto” sivulla 32.

Kayttévalikot avataan valikkopainiketta painamalla. Settings-valikko (asetukset) avautuu ja sen
ylaosassa on valilehdet seuraaville lisdvalikoille: Presets (esiasetukset), Case (tapaus) ja
System (jarjestelma). Tassa kayttdoppaassa on kullekin kayttdvalikolle oma osansa, jossa
valikko ja toimenpiteet kuvataan. Lisatietoja on seuraavissa osissa:

» “Settings-valikko (asetukset)” sivulla 37

* “Presets-valikko (esiasetukset)” sivulla 45

» “Case-valikko (tapaus)” sivulla 49

» “System-valikko (jarjestelma)” sivulla 51

NAVIGOINTIVIHJEITA:

* Monitorin nayton oikealla ja vasemmalla navigointipainikkeella selataan nykyista tapausta.
Y16s- ja alas-navigointipainikkeilla muutetaan trendin aika-asteikkoa.

* Kun tapausta selataan, nykyiseen kellonaikaan paastaan nopeasti takaisin painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai painamalla virta/valmiuspainiketta hetken ajan.

» Valikkonaytét sulkeutuvat itsestaan ja jarjestelma palaa monitorointinayttéén 2 minuutin
kuluttua.

+ Kun valikon vélilehti on kaytdssa, valilehden kehys on keltainen ja teksti korostettuna.
Kun valikkondytdn kenttd on kaytdssa, valilehden kehys on keltainen ja valilehden teksti
valkoinen.

» Kun valikko tai alavalikko on avattuna, korostetusta kentasta palataan edelliselle tasolle
painamalla valikkopainiketta.

» Paavalikossa (ts. Settings (asetukset), Presets (esiasetukset), Case (tapaus), System
(jarjestelma)) nayton ylaosassa oleva valilehti otetaan kaytté6n painamalla valikkopainiketta
yhden kerran. Monitorointinayttoon palataan painamalla valikkopainiketta kaksi kertaa.

» Kun asetuksen nimi on korostettu keltaisella, kenttd on aktiivinen. Kun kentan ymparilla on
pienia keltaisia nuolia, kenttda voi muuttaa.

* Ponnahdusvalikko suljetaan painamalla valikkopainiketta yhden kerran.
» Valikosta palataan monitorointinayttédn painamalla virta/valmiuspainiketta hetken ajan.

+ Esiasetusten salasanat asettaa kayttaja ja ne ovat 4 numeroa pitkia. Laitoksen salasana
voi ohittaa esiasetusten salasanat.
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Monitorointinaytto

Taman osan sisalto:

* Monitorointindytén ominaisuuksien kuvaus
* Monitorointinaytén toimenpiteet (ks. sivu 35)

Monitorointinayttoé — Kuvaus

Kanavat

Kun enintdan neljaa kanavaa monitoroidaan, kunkin kanavan tosiaikaiset arvot naytetaan
nayton oikealla puolella. Kun yli neljaad kanavaa monitoroidaan, kanavat naytetaan seka nayton
oikealla puolella ettd alaosassa.

rSO,-kanavat
rSO,-kanavissa naytetdan kanavan numero, anturikohdan nimi (jos asetettu), %rSO,,
BL (lahtéarvo) ja AUC (kayran alapuolinen arvo).

SpO,-kanavat

SpO,-kanavissa naytetaan kanavan numero, anturikohdan nimi (jos asetettu), syketaajuus,
sykeamplitudin palkkikaavio ja %SpO..

HE UL &)
30MIN 23:31 23:36 23:41 23:46 23:51 23:56 00:01 Ch 1 L CERE %rs:z

BL 55 55
AUC O |

Kuva 19. Monitorointindytto nelja kanavaa yhdistettyna (3 rSO,-kanavaa ja 1 SpO,-kanava)
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Tapahtumamerkit
Tapahtumamerkit sijaitsevat monitorointinayton yldosassa aika-asteikon ylapuolella (kuva 20).

Kun tapahtumamerkkipainiketta painetaan, se asettaa merkin naytdssa oleviin kayriin, muistiin
ja tosiaikaiseen, sarjaportin kautta tapahtuvaan tulosteeseen. Tapahtumat merkitaan kirjaimilla
aakkosjarjestyksessa. Kun viimeinen kirjain Z saavutetaan, merkinta aloitetaan uudestaan
kirjaimesta A.

L H
JOMIN 23:32 23:37 23:42 23:47 23:52 23:57 00: 02
¥

Kuva 20. Tapahtumamerkit, aika-asteikko ja selauskohdistin

Tapahtumamerkkitaulukko

Tapahtumamerkkitaulukko (kuva 21) nayttaa edelliset 10 tapahtumamerkkia seka paivamaaran
ja kellonajan, jolloin tapahtuma merkittiin, tapahtumamerkin kirjaimen ja kunkin yhdistettyna
oleva kanavan lukemat.

Tapahtumamerkkitaulukon nayttd sulkeutuu itsestaan 2 minuutin kuluttua.
Tapahtumamerkkitaulukon nayton voi sulkea nopeasti painamalla tapahtumamerkkipainiketta,
valikkopainiketta, valintapainiketta tai virta/valmiuspainiketta hetken ajan.

1 2 3
2013-01-28 %r50z2 55 | %rS0z2 56| %rS80z2 62
00:18:26
2013-01-28 %r302 55| %rS80z2 56 | %r30z2 62
00:17:02
2013-01-28 %r302 55| %rS80z2 56 | %r30z2 62
00:16:22
2013-01-28 %rS0z 56 | %rsfz 62
00:15:46

2013-01-28 %rs0z 56| %rsdz 62
00:15:14

2013-01-28 %r502 55 | %r80z2 56 | %rs02 62
00:14:34

Kuva 21. Tapahtumamerkkitaulukko
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Aika-asteikko

Aika-asteikko sijaitsee monitorointinayton vasemmassa ylakulmassa ja nayttaa naytdssa
naytettyjen tietojen kestoaikaa (kuva 20). Oletusaika-asteikko on 30 minuuttia. Yl6s- ja
alas-navigointipainikkeilla asetusalue voidaan asettaa siten, ettd monitorointinaytté nayttaa
vahintaan 7,5 minuuttia tietoa tai enintdan 24 tuntia tietoa. Aika-asteikko on 24-tunnin
muodossa.

Selauskohdistin ja kohdistinarvot

Selauskohdistin ja kohdistinarvot tulevat naytt66n, kun vasenta navigointipainiketta painetaan.
Selauskohdistin on aika-asteikon alapuolella ja se siirtyy edestakaisin kanavakayrien kentan
ylapuolella (kuva 20). Kohdistinta liikutetaan vasemmalla ja oikealla navigointipainikkeella.

Kun selainkohdistinta kdytetaan, potilaslukemat (rSO, ja SpO,) naytetdan monitorointinaytén
vasemmalla puolella kohdistinarvojen listalla.

HUOMAUTUS: Syketaajuuden arvoja ei nayteta kohdistinarvoissa.

Selaustilasta poistutaan ja tapauksen nykyiseen kellonaikaan paastaan nopeasti takaisin
painamalla valikkopainiketta kaksi kertaa tai virta/valmiuspainiketta hetken ajan.

Kayrat

Kayttaja voi valita kunkin yhdistetyn kanavan kayran monitorointinayttdon, yhteensa enintaan
kuusi kayraa. Kayrat voidaan myos ottaa pois kaytésta. Kayran korkeus vaihtelee sen mukaan,
kuinka monta kayraa monitorointindytdssa naytetaan. rSO,-kanavissa naytetaan trendit ja
SpO,-kanavissa naytetaan pletysmogrammit.

rSO,-trendit

Varikoodatut trendit (kuva 22-A) voidaan nayttaa erikseen tai yhdistaa siten, etta useat trendit
naytetdan samassa kayrassa. Kanavan varikoodattu halytyksen alaraja naytetdan kunkin
trendikayran oikealla puolella, kun se on kaytossa.

Oletusasetuksena kukin kanava naytetaan erillisena kayrana.
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SpO,-pletysmogrammit

Kukin varikoodattu pletysmogrammi (kuva 22-B) naytetaan erillisena kayrana. Pletysmogrammi

normalisoituu ja asteikko maaraytyy automaattisesti sen mukaan, kuinka monta kayraa

monitorointinayttdéon on valittu naytettavaksi. Pletysmogrammin aika-asteikko on noin 14 mm/s

eika sita voi muuttaa.

Se on paalla oletusasetuksena.

HUOMAUTUS: Kun varikoodatut pletysmogrammit ndytetaan, ne sijaitsevat automaattisesti
rSO,-trendien alapuolella eivatka ole ehka kanavanumeronsa vieressa. Jos haluat pitaa
SpO,-kanavaruudun sita vastaavan pletysmogrammin 1ahelld, kiinnitd SpO,-anturi
signaaliprosessoriin, jonka kanavan numero on suurempi kuin kaikkien kiinnitettyina olevien
rSO,-antureiden.

Kuva 22. Kayrat

Monitorointinayttdo — Toimenpiteet

Kaikkien rSO,-kanavan lahtdarvojen asettaminen nykyisiin

%rS0O,-arvoihin

1. (VALINNAINEN VAIHE) Merkitse tapahtuma painamalla tapahtumamerkkipainiketta.
Rekister6i tapahtuman kirjain sairaalan tietueisiin.

2. Valitse monitorointindytdsta Baseline (lahtdarvo). Nayttéon tulee “Update baselines for
rSO, channels” -naytt6 (paivitéa rSO,-kanavien lahtdarvot) yhdessa potilaan lahtéarvojen
kanssa.

3. Valitse Baseline (lahtdarvo) tai paina valintapainiketta.

4. rSO,-kanavan lahtdarvot asetetaan nykyisiin lahtdarvolukemiin ja nayttd palaa
monitorointinayttoon.

Tapahtuman merkitseminen

1. Paina monitorointindytdéssa tapahtumamerkkipainiketta hetken ajan.
2. Tapahtumamerkin kirjain tulee nayttdon ja tallentuu muistiin.

HUOMAUTUS: Voi kulua jopa 4 sekuntia, ennen kuin tapahtumamerkki tulee nakyviin
naytdssa.

GO NONIN
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Tapahtumamerkkitaulukon nayttaminen

1. Paina monitoroinnin aikana tapahtumamerkkipainiketta noin 2 sekunnin ajan.
2. Tapahtumamerkkitaulukko (kuva 21) tulee monitorin nayttéon.

3. Tapahtumamerkkitaulukon nayttd sulkeutuu itsestdan 2 minuutin kuluttua.
Tapahtumamerkkitaulukon naytén voi sulkea nopeasti painamalla
tapahtumamerkkipainiketta, valikkopainiketta, valintapainiketta tai virta/
valmiuspainiketta hetken ajan.

Aika-asteikon muuttaminen

Paina monitoroinnin aikana ylds- tai alas-navigointipainikkeita ja muuta aika-asteikko toivottuun
asetukseen.

Saatavana olevat asetukset:

* 7,5 minuuttia * 1 tunti + 8 tuntia
* 15 minuuttia e 2 tuntia e 12 tuntia
* 30 minuuttia e 4 tuntia e 24 tuntia

(oletusasetus)

Aika-asteikon selaaminen
1. Nayta kohdistin kayrien ylapuolella monitoroinnin aikana painamalla vasenta
navigointipainiketta.

2. Kun kohdistimella selataan, varikoodatun kohdistimen arvot nakyvat monitorointinayton
vasemmalla puolella aika-asteikkonopeuden alapuolella.

3. Selaustilasta poistutaan ja tapauksen nykyiseen kellonaikaan paastaan nopeasti takaisin
painamalla valikkopainiketta kaksi kertaa tai virta/valmiuspainiketta hetken ajan.

Kayrien maarittaminen

Kayrat maaritetdan Settings-valikossa (asetukset). Lisatietoja on kohdassa “Graph position
(kayran sijainti)” sivulla 40 tai kohdassa “Kayran sijainnin asettaminen” sivulla 44.
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Settings-valikko (asetukset)

Taman osan sisalto:

» Settings-valikon (asetukset) kuvaus
+ Settings-valikon (asetukset) toimenpiteet (ks. sivu 41)

Settings-valikko (asetukset) — Kuvaus

Settings-valikossa (asetukset) kayttaja voi maarittaa jarjestelman tiettyja kayttaja- ja
tapaustarpeita vastaavaksi. Settings-naytossa (asetukset) kayttaja voi tarkastella ja maarittaa
seuraavia asetuksia ja halytysrajoja.

» Sensor site (anturikohta) * %SpO, high (ylaraja)

» Sensor type (anturityyppi)
+ Baseline (lahtéarvo)
* %rS0O, high (ylaraja)

* %rSO, low (% BL)
(alaraja, % lahtdarvosta) tai

%SpO, low (alaraja)

PR high (syketaajuuden ylaraja)
PR low (syketaajuuden alaraja)
Graph position (kayran sijainti)
Preset #: (esiasetusnro)

%rSO, low (Abs)
(alaraja, absoluuttinen)

o [ or e

Sensor Site

Sensor Type
Baseline

%rs0z2 High

%r50z2 Low (% BL)

%Sp0z2 High

%Sp0z Low
PR High
PR Low

Graph Position

-« *Preset 1: Defaults* >

Kuva 23. Settings-valikko (asetukset)
Sensor site (anturikohta)

Anturikohdan asetuksella kayttaja voi valita, raataldida tai poistaa anturikohdan nimen.
Taulukossa 8 luetellaan ennalta maaritetyt, yleisesti kaytetyt anturikohtien nimet.
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Taulukko 8. Yleisesti kdytetyt anturikohtien nimet

Paa Kasivarret Vartalo Alaraajat Alaraajojen osat

L Cere L Delt Abdomen L Thigh LAC

(vasen aivot) |(vasen hartialihas) (vatsa) (vasen reisi) (vasen anteriorinen pohje)

R Cere R Delt L Flank R Thigh LLC

(oikea aivot) | (oikea hartialihas) (vasen kylki) (oikea reisi) (vasen lateraalinen pohje)

L Ear L Fore R Flank L Calf LDP

(vasen korva) |(vasen kyynarvarsi) (oikea kylki) (vasen pohje) (vasen syva posteriorinen)

R Ear R Fore Up R Abd R Calf LP

(oikea korva) | (oikea kyynarvarsi) (oikea (oikea pohje) (vasen posteriorinen)

FH L Then ylavatsa) L Foot RAC

(otsa) (vasen peukalopakid) (vasen jalka) (oikea anteriorinen pohje)
R Then R Foot RLC
(oikea peukalopakia) (oikea jalka) (oikea lateraalinen pohje)
L Hand L Toe RDP
(vasemman kaden (vasemman (oikea syva posteriorinen)
sormi) jalan varvas) RP
R Hand R Toe (oikea posteriorinen)
(oikean kaden sormi) (oikean jalan

varvas)
Anturityyppi

Esiasetuksia luotaessa kayttaja voi tdman asetuksen avulla valita kyseiseen kanavaan
kiinnitettdvan anturityypin. Anturityyppivaihtoehdot ovat rSO, tai SpO,. Tama kentta on
pois kaytosta, kun yhteensopiva anturi on kiinnitettyna.

Lahtoarvo (vain rSO,-kanavat)

Jos kayttaja ei ole vield asettanut potilaan l1ahtdarvoja, BL-kentassa on viivoja. Kun uusi tapaus
avataan ja rSO,-halytyksen alaraja asetetaan "% lahtdarvon alapuolelle”, rSO,-halytyksen
alaraja-arvot ovat laitoksen tai esiasetetun %rSO, Low (Abs) -arvon (absoluuttinen alaraja)
oletusasetus. Kun kayttaja on asettanut l[ahtéarvon, rSO,-halytyksen alarajaksi tulee
prosenttimaara lahtéarvosta.

Kayttajan on asetettava rSO,-l1ahtbarvot kullekin potilaalle erikseen, jotta seuraavat
rSO,-muutokset mitataan suhteessa tdhan lahtéarvoon. Kun rSO,-arvot nakyvat
monitorointindytdssa, laite aloittaa valittdmasti trenditietojen rekisterdimisen naytossa.
Téassa vaiheessa, mikali potilaan tila on vakaa, kullekin kaytdssa olevalle rSO,-kanavalle on
asetettava lahtéarvo. Esimerkiksi kirurgisilla potilailla 1ahtdarvo on asetettava ennen
toimenpidetta.

Lahtdarvot voi asettaa nykyisiin naytdssa oleviin rSO,-arvoihin tai ne voidaan maarittaa tiettyihin
arvoihin.

A VAROTOIMI: Sammuta mallin X-100M monitori potilashoitojen valilla (valmiustila) tai

aloita uusi tapaus (Case-valikko (tapaus)). Taman laiminlydminen voi johtaa uuden
potilaan epatarkkoihin lahtdarvoihin. Aina kun laite kytketdan paalle tai uusi tapaus
aloitetaan, monitori poistaa lahtéarvot muistista, nollaa oletusarvojen rajat ja aloittaa
uuden potilaan tietojen taltioinnin muistiin.
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Halytysrajat

Useimmat halytysrajat voidaan asettaa ja tallentaa esiasetukseksi taulukossa 9 lueteltujen
vaihtoehtojen mukaan. Poikkeuksia ovat "%rSO, Low” (%SpO, alaraja) ja "%SpO, Low”
(%Sp0O, alaraja). Naita asetuksia ei voi tallentaa esiasetukseksi laitoksen oletusasetuksia
alhaisemmalla arvolla. Lisatietoa on seuraavissa osissa "%rSO, Low (%SpO, alaraja)” ja
"%SpO, Low” (%SpO,, alaraja).

HUOMAUTUS: Laitoksen oletusrajat taytetdan tehtaan oletusarvoilla, kunnes laitos muuttaa
niita.

Taulukko 9. Halytysraja-asetukset

. . Tehtaan s s Saadon
Halytysraja oletusasetukset Saatovaihtoehdot lisdysvalit

%rSO, High (ylaraja) Pois paalta Pois paalta, 20-95 % 1%
%rSO, Low (alaraja)*

%rSO, Low (% BL) Lahtodarvo - 25 % Pois paalta, -40 — -5 % 1%

(alaraja, % lahtéarvon (Iahtdarvo miinus 25 %) | (miinus 40 prosentista

alapuolella) miinus 5 prosenttiin)

tai 50%

%rSO, Low (Abs) (alaraja, Pois paalta, 15-90 % 1%

absoluuttinen)
%SpO, High (ylaraja) Pois paalta Pois paalta, 80-100 % 1%
%SpO, Low (alaraja) 85% Pois paalta, 50-95 % 1%
Pulse High (syketaajuuden |200 syketta/min Pois paalta, 75-275 5 syketta/min
ylaraja) syketta/min
Pulse Low (syketaajuuden |50 sykettd/min Pois paalta, 30-110 5 sykettd/min
alaraja) syketta/min

* System-valikossa (jarjestelma) asetetusta rSO, Low -asetuksesta riippuen, tdmé asetus on joko "%rSO,
Low (% BL)” tai "%rSO, Low (Abs)”.

A VAROTOIMI: Esiasetusta ei voi tallentaa %rSO,- tai %SpO,-halytyksen alaraja-

asetuksille, jotka ovat alhaisempia kuin laitoksen oletusasetukset. Laitoksen
oletusasetuksia alhaisemmat rSO,- ja %SpO,-halytysten alarajat korvataan
esiasetuksessa laitoksen oletusasetuksilla.

VAROITUS: Tarkista kaikki hdlytysasetukset ja -rajat jarjestelman kaynnistyksen
aikana ja varmista, ettd ne on asetettu oikein.

HUOMAUTUS: AUC-arvoa ei lasketa, jos "%rSO, Low (% BL)"- tai "%rSO, Low (Abs)”
-asetus on POIS PAALTA .
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%rS0O, Low (rSO, alaraja)

Kun tapaus aloitetaan, valitun esiasetuksen rSO,-halytyksen alaraja on "%rSO, Low”

(rSO,, alaraja). Tapauksen aikana rSO,-halytyksen alarajaa voidaan muuttaa, mutta

"%rSO, Low” -asetus (rSO,, alaraja) rajoitetaan laitteen oletuksiin esiasetusta tallennettaessa.
rSO,-halytyksen alarajaa ei voi tallentaa laitoksen oletusarvoa alemmalle arvolle.

Aina kun halytyksen alarajaa muutetaan, AUC-arvo lasketaan uudestaan nykyisen tallenteen
alkamisesta.

rSO,-halytyksen alarajan arvo naytetadan monitorointinayton trendikayran oikealla puolella. Kun
kayra nayttda yhden rSOo,-trendin, halytyksen alaraja naytetadn myds valkoisena pisteviivana
kayrassa.

Halytyksen alaraja ei ole monitorointindytdssa, jos kanavan "%rSO,-halytyksen” alaraja-asetus
on POIS PAALTA.

System-valikossa (jarjestelma) asetetusta rSO,-halytyksen alaraja-asetuksesta riippuen, tama
asetus on joko "%rSO, Low (% BL)" tai "%rSO, Low (Abs)”.

%rS0O, Low (% BL) (%rSO, alaraja (% lahtéarvosta), oletusasetus): Kun "%rSO, Low

(% BL)” -asetusta (%rSO,, alaraja, % lahtdarvosta) kaytetaan, halytyksen alaraja asetetaan -40
— -5 %:n vélille. Halytyksen alarajaksi lasketaan asetettu Iahtéarvo miinus valittu prosentti.
Tehtaan oletusasetus on lahtdarvo miinus 25 % lahtdarvosta (ks. taulukko 9).

Esimerkki: Jos lahtdarvo on 60, halytyksen alarajaksi asetetaan 45 (60 miinus 25 % = 45).

%rS0O, Low (Abs) (%rSO, alaraja (absoluuttinen): Kun "%rSO, Low (Abs)” -asetusta
(%rSO, alaraja, absoluuttinen) kaytetaan, halytyksen alaraja asetetaan 15-90 %:n valille.
Tehtaan oletusasetus on 50 %.

%Sp0, Low (SpO, alaraja)

Kun tapaus aloitetaan, valitun esiasetuksen SpO,-hélytyksen alaraja on "%SpO, Low”
(rSO,, alaraja). Tapauksen aikana SpO,-halytyksen alarajaa voidaan muuttaa, mutta
"%Sp0O, Low” -asetus (rSO, alaraja) rajoitetaan laitteen oletuksiin esiasetusta tallennettaessa.
SpO,-halytyksen alarajaa ei voi tallentaa laitoksen oletusarvoa alemmalle arvolle.

Graph position (kayran sijainti)

Tama asetus maarittaa erillisten kanavien trendien tai pletysmogrammien sijainnin.

VIHJEITA:

* Trendit ja pletysmogrammit on varikoodattu ja vastaavat signaaliprosessorin kanavien
vareja.

» Kayra ei mahdollisesti ole kohdakkain sita vastaavan kanavan kanssa
monitorointinaytossa.

* Yhteen kayraan voidaan sijoittaa useita rSO,-trendeja.

* rSO,-trendit ja SpO,-pletysmogrammit eivat voi olla samassa kayrassa.

+ rSO,-kayrat naytetdan monitorointindyton ylaosassa siina jarjestyksessa, kun ne on
asetettu (A-F).

» Kukin SpO,-pletysmogrammi on erillinen kdyransa. SpO,-kayrat naytetaan rSO,-kayrien
alapuolella ja jarjestys on kanavanumeron perusteella.
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Preset #: (esiasetusnro)
Tastd asetuksesta kayttdja paasee nopeasti monitorin esiasetuksiin ja voi tarkastella niita.

Esiasetuksen nimen ymparilla on tahtimerkki, jos aktiivista esiasetusta on muutettu
Settings-valikossa (asetukset) tai System-valikossa (jarjestelma). Tallenna muutokset
myOhempaa kayttéa varten tallentamalla esiasetus (lisatietoja kohdassa "Presets-valikko
(esiasetukset) — Toimenpiteet” sivulla 46).

Settings-valikko (asetukset) — Toimenpiteet

Settings-valikon (asetukset) avaaminen
1. Paina valikkopainiketta . Nayttoon tulee Settings-valikko (asetukset).

Esimaaritetyn anturikohdan nimeaminen

1. Siirry Settings-valikossa (asetukset) navigointipainikkeilla toivotun kanavan "Sensor Site
-asetukseen (anturikohta) ja korosta se.

Paina valintapainiketta. Nayttoon tulee ponnahdusvalikko.

Siirry navigointipainikkeilla toivottuun anturikohtakategoriaan ja korosta se.

Paina valintapainiketta. Nayttéon tulee ponnahdusalavalikko.

Siirry navigointipainikkeilla toivottuun anturikohdan nimeen ja korosta se.

Tallenna painamalla valintapainiketta. Naytto palaa Settings-valikkoon (asetukset).
Anturikohdan nimen lyhenne naytetaan kanavanumeron alapuolella.

7. Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointindyttddn painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna ndytén sammua itsestaan.

o0 s LDN

Anturikohdan nimen raataldiminen

1. Siirry Settings-valikossa (asetukset) navigointipainikkeilla toivotun kanavan "Sensor Site
-asetukseen (anturikohta) ja korosta se.

Paina valintapainiketta. Nayttoon tulee ponnahdusvalikko.

Siirry "Custom”-asetukseen (raataloi) navigointipainikkeilla ja korosta se.

Paina valintapainiketta. Nayttdon tulee aakkosnumeerinen nappaimisto.
Syéta anturikohdan nimi (enintaan 8 merkkia):

a. Siirry navigointipainikkeilla toivottuun merkkiin ja korosta se.

b. Paina valintapainiketta.

c. Syota koko nimi toistamalla vaiheet a ja b tarpeen mukaan.

6. Paina alas-navigointipainiketta, kunnes Save-asetus (tallenna) on korostettuna.

7. Paina valintapainiketta. Naytt6 palaa Settings-valikkoon (asetukset). Anturikohdan
raataldity nimi naytetdan kanavanumeron alapuolella.

8. Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttddn painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna naytén sammua itsestaan.

”

A\
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Anturikohdan nimen poistaminen

1. Siirry Settings-valikossa (asetukset) navigointipainikkeilla toivotun kanavan "Sensor Site”
-asetukseen (anturikohta) ja korosta se.

2. Paina valintapainiketta. Nayttoon tulee ponnahdusvalikko.

Siirry "Clear’-asetukseen (poista) navigointipainikkeilla ja korosta se.

4. Paina valintapainiketta. Nayttd palaa Settings-valikkoon (asetukset). Anturikohdan
nimikentta kanavanumeron alapuolella on tyhja.

5. Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttdéon painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna nayton sammua itsestaan.

w

Anturityypin asettaminen

HUOMAUTUS: Anturityyppi asetetaan automaattisesti eika sitd voi muuttaa manuaalisesti,
kun Noninin SenSmart-yhteensopiva rSO,- tai SpO,-anturi kiinnitetdan signaaliprosessoriin.

1. Siirry Settings-valikossa (asetukset) navigointipainikkeilla toivotun kanavan "Sensor Type”
-asetukseen (anturityyppi) ja korosta se.

2. Paina valintapainiketta. Pienet nuolet nakyvat asetuksen yla- ja alapuolella.
3. Muuta asetusta painamalla ylos- ja alas-navigointipainikkeita.

4. Aseta anturityyppi painamalla valintapainiketta. Kun anturityyppi on asetettu,
Settings-valikko (asetukset) ottaa valitun anturityypin asetukset kayttoon:

rSO,-asetukset: SpO,-asetukset:
* lahtbarvo * %SpO,-ylaraja
* %rS0O,-ylaraja * %SpO,-alaraja
*  %rS0O,-alaraja (% lahtdarvosta) tai » syketaajuuden ylaraja
%rSO,-alaraja « syketaajuuden alaraja

(absoluuttinen alaraja)

5. Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttéon painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna nayton sammua itsestaan.

Erillisten lahtéarvojen asettaminen

1. (VALINNAINEN VAIHE) Merkitse tapahtuma monitoroinnin aikana painamalla
tapahtumamerkkipainiketta. Rekisterdi tapahtuman kirjain sairaalan tietueisiin.
Paina valikkopainiketta. Nayttoon tulee Settings-valikko (asetukset).

Siirry navigointipainikkeilla toivottuun lahtéarvoasetukseen ja korosta se.

Paina valintapainiketta. Pienet nuolet nakyvat asetuksen yla- ja alapuolella.
Muuta asetusta painamalla ylds- ja alas-navigointipainikkeita.

Valitse 1ahtbarvo painamalla valintapainiketta.

Toista tarvittaessa muiden rSO,-kanavien osalta.

Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttédn painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna naytén sammua itsestaan.

©® N Ok WD
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HUOMAUTUS: Halytysrajat palautuvat kaytdssa oleviin oletusarvoihin aina, kun laite
kaynnistetaan.
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Settings-valikko (asetukset)

Halytysrajojen asettaminen

1.

w

o

Noudata kohdassa "Anturityypin asettaminen” sivulla 42 annettuja vaiheita 14 tai yhdista
Noninin SenSmart-yhteensopiva anturi signaaliprosessoriin.

Siirry navigointipainikkeilla toivottuun kanavan halytysraja-asetukseen ja korosta se.
Paina valintapainiketta. Pienet nuolet nakyvat asetuksen yla- ja alapuolella.

Muuta asetusta painamalla ylds- ja alas-navigointipainikkeita. Halytysrajojen
asetusvaihtoehdot luetellaan taulukossa 9.

Aseta raja painamalla valintapainiketta.
Toista tarpeen mukaan kunkin halytyksen yla- ja alaraja-asetuksen osalta.

Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttédn painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna nayton sammua itsestaan.

Kayran sijainnin asettaminen

1.

2.
3.

Siirry Settings-valikossa (asetukset) navigointipainikkeilla kanavan "Graph Position”
-asetukseen (kayran sijainti) ja korosta se.

Paina valintapainiketta. Pienet nuolet nakyvat asetuksen yla- ja alapuolella.
Muuta asetusta painamalla ylés- ja alas-navigointipainikkeita.

* rSO,-kanavat voidaan asettaa kirjaimiin A—F tai pois paalta (Off). Yhdessa kayrassa
voidaan nayttaa enintaan kuusi rSO,-trendia.

+ SpO,-kanavat voidaan asettaa paalle (On) tai pois paalta (Off).
Aseta kayran sijainti painamalla valintapainiketta.

Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttéén painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna naytdén sammua itsestaan.

Esiasetuksen tarkasteleminen/valitseminen

1.

44

Paina Settings-valikossa (asetukset) alas-navigointipainiketta, siirry Settings-valikon
alaosassa olevaan "Preset’-kenttdan (esiasetus) ja korosta se.

Selaa ja tarkastele esiasetusten asetuksia oikealla ja vasemmalla navigointipainikkeella.

Valitse esiasetus lopettamalla esiasetusten selaaminen. Naytdssa oleva esiasetus
asetetaan kaytdssa olevaksi esiasetukseksi.

Palaa monitorointinayttdon painamalla valikkopainiketta kaksi kertaa.



Presets-valikko (esiasetukset)

Presets-valikko (esiasetukset)

Taman osan sisalto:

* Presets-valikon (esiasetukset) kuvaus
* Presets-valikon (esiasetukset) toimenpiteet (ks. sivu 46)

VIHJEITA:

+ Kaikki Settings-valikon (asetukset) kanavakohtaiset asetukset voidaan tallentaa
esiasetuksiin.

* Kuusi System-valikon (jarjestelma) asetusta tallennetaan esiasetukseen: Brightness
(kirkkaus), Alarm Volume (halytyksen aanenvoimakkuus), rSO, Low Alarm Mode
(rSO,-halytyksen alaraja), Pulse Tone Volume (sykkeen danenvoimakkuus), Pulse Tone
Source (sykeaanen lahde) ja Data Output Modes (tiedon tulostustilat).

Presets-valikko (esiasetukset) — Kuvaus

Esiasetus on ryhma kanava- ja jarjestelmaasetuksia, jotka voidaan tallentaa ja hakea kayttoon.
Presets-valikosta (esiasetukset) kayttaja voi tallentaa kdytdssa olevat asetukset esiasetukseksi,
ottaa kayttdon tallennetun esiasetuksen, ja poistaa, nimeta uudelleen, lukita tai avata
esiasetuksen.

Monitori voi tallentaa enintdan 10 esiasetusta. Nama 10 esiasetusta on aluksi maaritetty
oletusesiasetuksiksi ja niissad on kaytetty tehtaan oletusasetuksia. Jos laitoksen oletusrajat on
asetettu, esiasetuksissa kaytetaan oletuksena naita asetuksia.

Yksi esiasetus voidaan nimeta laitoksen oletusesiasetukseksi. Kun monitori kdynnistetaan,
laitoksen oletusesiasetusta kaytetdan uudessa tapauksessa. Kayttaja voi kayttaa kyseista
esiasetusta tai ottaa kayttédn toisen esiasetuksen.

Kun esiasetus poistetaan, nimeksi tulee taas "Defaults” (oletukset) ja asetukset palaavat tehtaan
oletusasetuksiin tai laitoksen oletusasetuksiin, jos ne on asetettu.

VAROITUS: Tarkista kaikki hdlytysasetukset ja -rajat jarjestelman kaynnistyksen
aikana ja varmista, etta ne on asetettu oikein.

VAROITUS: Eri asetusten kaytto useissa eri mallin X-100M monitoreissa samalla
hoitoalueella voi edustaa vaaraa.

HUOMAUTUS: Esiasetukset pysyvat muistissa, vaikka seka verkkovirta etta paristoteho
menetetaan.

HUOMAUTUS: Jos kayttaja muuttaa kaytdssa olevan esiasetuksen asetuksia ja haluaa
sitten tallentaa uudet asetukset esiasetukseksi, tasta on listietoa kohdassa "Kaytdssa
olevien asetusten tallentaminen esiasetukseksi” sivulla 46.

GO NONIN
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Save Current Settings as New Preset

Saved User Presets

1 " Defaults 6 " Defaults
2 ' Defaults 7 "m Defaults
3 ‘a Defaults 8 m Defaults
4 iy Defaults 9 ‘a Defaults
5 'l Defaults 10 ' Defaults

Kuva 24. Presets-valikko (esiasetukset)

Presets-valikko (esiasetukset) — Toimenpiteet

Presets-valikon (esiasetukset) avaaminen

1. Paina valikkopainiketta.

2. Korosta Presets-valilehti (esiasetukset) painamalla oikeaa navigointipainiketta yhden
kerran. Nayttoéon tulee Presets-valikko (esiasetukset).

Esiasetuksen kayttoonottaminen

1. Siirry Presets-valikossa (esiasetukset) navigointipainikkeilla toivottuun esiasetukseen ja
korosta se.

2. Paina valintapainiketta. Nayttéon tulee ponnahdusvalikko, jossa "Use This Preset”
(kayta tata esiasetusta) on korostettuna.

3. Paina valintapainiketta. Esiasetus otetaan kayttoon ja naytté palaa Settings-valikkoon
(asetukset).

4. Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttéon painamalla
valikkopainiketta tai anna naytdon sammua itsestaan.

Kaytossa olevien asetusten tallentaminen esiasetukseksi

VAROTOIMI: Halytyksen %rSO,- tai %SpO,-alaraja-asetuksia ei voi tallentaa
laitoksen oletusasetuksia alhaisimmille asetuksille. Laitoksen oletusasetuksia
alhaisemmat rSO,- ja %SpO,-halytysten alarajat korvataan esiasetuksessa laitoksen
oletusasetuksilla.

1. Aseta kaikki parametrit ja asetukset toivottuihin arvoihin Settings- (asetukset) ja
System-valikoissa (jarjestelma).
2. Siirry navigointipainikkeilla Presets-valilehteen (esiasetukset) ja korosta se.
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3. Siirry Presets-valikossa (esiasetukset) navigointipainikkeilla tekstiin "Save Current
Settings as New Preset” (tallenna kaytdssa olevat asetukset uudeksi esiasetukseksi)
ja korosta se.

4. Paina valintapainiketta. Nayttoon tulee ponnahdusvalikko.
5. Valitse korvattava esiasetus ylds- ja alas-navigointipainikkeilla.

HUOMAUTUS: Jos esiasetus on lukittu, nayttddn tulee viesti Cannot overwrite locked preset!
(lukittua esiasetusta ei voi korvata). Lukitun esiasetuksen avaamisohjeet ovat kohdassa
“Esiasetuksen lukitseminen/avaaminen” sivulla 48.

6. Paina valintapainiketta. Nayttdon tulee esiasetuksen nimikenttd ja aakkosnumeerinen
nappaimistd. Jos olemassa olevaa esiasetusta paivitetaan, siirry vaiheeseen 8.

7. Syota esiasetuksen nimi (enintdan 11 aakkosnumeerista merkkia):
a. Siirry navigointipainikkeilla toivottuun merkkiin ja korosta se.
b. Paina valintapainiketta.
c. Syodta koko nimi toistamalla vaiheet a ja b tarpeen mukaan.
8. Paina alas-navigointipainiketta, kunnes Save-asetus (tallenna) on korostettuna.

9. Tallenna painamalla valintapainiketta. Esiasetus otetaan kayttéon ja nayttd palaa
monitorointinayttéon.

Esiasetuksen poistaminen
1. Siirry Presets-valikossa (esiasetukset) navigointipainikkeilla toivottuun esiasetukseen
ja korosta se.

2. Paina valintapainiketta. Nayttoon tulee ponnahdusvalikko. Avaa esiasetuksen lukitus
tarvittaessa (ohjeet kohdassa “Esiasetuksen lukitseminen/avaaminen” sivulla 48).

3. Korosta "Delete” painamalla alas-navigointipainiketta yhden kerran.

4. Paina valintapainiketta. Nayttdon tulee ponnahdusvalikko "Delete selected preset?”
(poistetaanko valittu esiasetus), jossa "No” (ei) on korostettuna.

* Peruuta esiasetuksen poistaminen painamalla valintapainiketta.

+ Poista esiasetus painamalla alas-navigointipainiketta ja korostamalla "Yes” (kylla) ja
sen jalkeen painamalla valintapainiketta. Esiasetuksen nimi muuttuu
"Defaults”-oletusnimeksi ja esiasetuksen arvot muuttuvat laitoksen oletusasetuksiksi.

5. Palaa monitorointindyttédn painamalla valikkopainiketta kaksi kertaa.

Esiasetuksen uudelleennimeaminen
1. Siirry Presets-valikossa (esiasetukset) navigointipainikkeilla toivottuun esiasetukseen
ja korosta se.

2. Paina valintapainiketta. Nayttoon tulee ponnahdusvalikko. Avaa esiasetuksen lukitus
tarvittaessa (ohjeet kohdassa “Esiasetuksen lukitseminen/avaaminen” sivulla 48).

3. Korosta "Rename” (nimea uudelleen) painamalla alas-navigointipainiketta kaksi kertaa.
Paina valintapainiketta. Nayttdon tulee aakkosnumeerinen nappaimisto.
5. Syota esiasetuksen nimi (enintaan 11 aakkosnumeerista merkkia):

a. Siirry navigointipainikkeilla toivottuun merkkiin ja korosta se.

b. Paina valintapainiketta.

s
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c. Syoéta koko nimi toistamalla vaiheet a ja b tarpeen mukaan.
6. Paina alas-navigointipainiketta, kunnes Save-asetus (tallenna) on korostettuna.
7. Paina valintapainiketta. Naytto palaa Presets-valikkoon (esiasetukset).
8. Palaa monitorointinayttdon painamalla valikkopainiketta kaksi kertaa.

Esiasetuksen lukitseminen/avaaminen

HUOMAUTUS: Lukitsemattoman esiasetuksen nimen vieressa on avoin lukkosymboli ja
lukitun esiasetuksen nimen vieressa on lukittu lukkosymboli.

1. Siirry Presets-valikossa (esiasetukset) navigointipainikkeilla toivottuun esiasetukseen ja
korosta se.

2. Paina valintapainiketta. Naytt6éon tulee ponnahdusvalikko.

* Avaaesiasetuksen lukitus painamalla alas-navigointipainiketta ja korostamalla "Unlock”
(avaa).

* Lukitse esiasetus painamalla alas-navigointipainiketta ja korostamalla "Lock” (lukitse).
3. Paina valintapainiketta.

4. Syota esiasetuksen salasana. Tama on kayttajakohtainen salasana, joka voidaan ohittaa
laitoksen salasanalla.

5. Naytto palaa Presets-valikkoon (esiasetukset).
6. Palaa monitorointinayttdon painamalla valikkopainiketta kaksi kertaa.
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Case-valikko (tapaus)

Taman osan sisalto:

+ Case-valikon (tapaus) kuvaus
» Case-valikon (tapaus) toimenpiteet (ks. sivu 50)

Case-valikko (tapaus) — Kuvaus

Case-valikossa (tapaus) (kuva 25) kayttaja voi tarkastella nykyisen potilaan potilastunnistetta,
aloittaa uuden tapauksen tai muokata potilastunnistetta.

Start new case

Edit patient ID Current patient ID
| blank |

Kuva 25. Case-valikko (tapaus)

Start New Case (aloita uusi tapaus)

Talla asetuksella kayttdja voi aloittaa uuden tapauksen ja kayttdd kaytdssa olevaa esiasetusta.
Kun uusi tapaus aloitetaan, lahtéarvot poistetaan ja muistiin tallennetaan uusi tallenne.

Edit Patient ID (muokkaa potilastunnistetta)

Talla asetuksella kayttaja voi muokata olemassa olevaa potilastunnistetta tai lisata
potilastunnisteen tapaukseen. Potilastunnisteessa saa olla enintaan 15 aakkosnumeerista
merkkia.
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Case-valikko (tapaus) — Toimenpiteet

Case-valikon (tapaus) avaaminen

1. Paina valikkopainiketta.

2. Korosta Case-valilehti (tapaus) painamalla oikeaa navigointipainiketta kaksi kertaa.
Nayttoon tulee Case-valikko (tapaus).

Uuden tapauksen aloittaminen
1. Siirry Case-valikossa (tapaus) navigointipainikkeilla valintaan "Start new case” (aloita uusi
tapaus) ja korosta se.

2. Paina valintapainiketta. Nayttéon tulee ponnahdusvalikko "Start new case?”
(aloitetaanko uusi tapaus), jossa "No” (ei) on korostettuna.

3. Korosta "Yes” (kylla) painamalla alas-navigointipainiketta.
4. Paina valintapainiketta.

* Jos jarjestelmaan on asetettu pakollisen potilastunnisteen syéttdminen, kun uusi tapaus
aloitetaan (lisatietoja kohdassa "Potilastunnistepyyntd”):

- Nayttodn tulee aakkosnumeerinen nappaimistd. Noudata seuraavan toimenpiteen
vaiheita 3-5, "Edit a Patient ID” (potilastunnisteen muokkaaminen).

- Kun potilastunniste on syétetty, nayttoon tulee "Starting new case...” (aloittaa uutta
tapausta). Monitori palaa monitorointinayttéon ja kaikki edellisen tapauksen
|&htbarvot poistetaan.

* Jos jarjestelmaa ei ole asetettu pakollisen potilastunnisteen syéttamiselle, kun uusi
tapaus aloitetaan:

- Nayttoon tulee "Starting new case...” (aloittaa uutta tapausta). Monitori palaa
monitorointindyttoon ja kaikki edellisen tapauksen lahtdarvot poistetaan.

- Tapauksella ei ole potilastunnistetta. Syéta potilastunniste seuraavan toimenpiteen
"Edit a Patient ID” (muokkaa potilastunnusta) ohjeiden mukaan.

Edit a Patient ID (muokkaa potilastunnistetta)
1. Siirry Case-valikossa (tapaus) navigointipainikkeilla valintaan "Edit patient ID”
(muokkaa potilastunnistetta) ja korosta se.
2. Paina valintapainiketta. Nayttoon tulee aakkosnumeerinen nappaimisto.
3. Syoéta potilastunniste (enintdan 15 aakkosnumeerista merkkia).
a. Siirry navigointipainikkeilla toivottuun merkkiin ja korosta se.
b. Paina valintapainiketta.
c. Syota koko nimi toistamalla vaiheet a ja b tarpeen mukaan.
4. Paina alas-navigointipainiketta, kunnes Save-asetus (tallenna) on korostettuna.

5. Tallenna painamalla valintapainiketta. Nykyinen potilastunniste on Case-valikon (tapaus)
naytossa.

6. Palaa monitorointindyttéon painamalla valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna nayton
sammua itsestaan.
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System-valikko (jarjestelma)

Taman osan sisalto:

» System-valikon (jarjestelma) kuvaus

+ System-valikon (jarjestelma) toimenpiteet (ks. sivu 57)

System-valikko (jarjestelma) — Kuvaus

System-valikossa (jarjestelma) (kuva 26) kayttajalla on kaytettavissa seuraavat asetukset:

Brightness* (kirkkaus) » Date / time (paivamaara/kellonaika)
Alarm volume* (halytysaanen voimakkuus) * Nurse call mode (hoitajan kutsutila)

rSO, low alarm mode* (rSO,-halytyksen * Bluetooth

alaraja) + Language (kielivalinta)

Pulse tone volume™ (sykkeen + Patient ID request (potilastunnistepyyntd)

aanenvoimakkuus)

. ) » System name (jarjestelman nimi)
Pulse tone source* (sykeaanen lahde)

. . » Default preset (oletusesiasetus)
Data output modes™ (tiedon tulostustilat)

* Institution default limits (laitoksen
Clear memory (tyhjenna muisti) oletusrajat)

Restore factory defaults (palauta tehtaan * Institution password (laitoksen salasana)
oletusasetukset)

System information (jarjestelmatiedot)

* Nama asetukset voidaan sisallyttda esiasetusparametriksi.

EERCRC

Brightness Date / Time
Alarm Volume Nurse Call HMode
rso0:z Low Alarm Hode Bluetooth

Pulse Tone Volume Language

Pulse Tone Source Patient ID Request
Data Output Hodes System Name

Default Preset
Clear Memory Institution Default Limits
Restore Factory Defaults Institution Password
System Information

Kuva 26. System-valikko (jarjestelma)
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Brightness (kirkkaus)

Tama asetus maarittaa nayton kirkkauden. Kirkkaussaatimessa on 15 astetta. Oletuskirkkaus
on enimmaiskirkkaus (15). Tama asetus voidaan tallentaa esiasetusparametriksi.

Alarm Volume (halytysaanen voimakkuus)

Tama asetus maarittda halytyksen merkkiaanien danenvoimakkuuden. Halytysvoimakkuuden
saatimessa on 15 astetta. Oletusdanenvoimakkuus on enimmaisvoimakkuus (15). Tama asetus
voidaan tallentaa esiasetusparametriksi.

Jos halytyksen voimakkuus on vahintaan asetuksella 5, sédadin on vihrea. Jos halytyksen
voimakkuus on enintdan asetuksella 4 (alle 45 desibelid), sdadin on keltainen ja keltainen
halytyksen vaimennusvalo palaa jatkuvasti monitorointinaytossa.

rSO, Low Alarm Mode (rSO,-halytyksen alaraja)

Tama asetus maarittda sen, miten halytyksen alaraja lasketaan. Se voidaan asettaa joko
asetukselle "% Below Baseline” (% lahtéarvon alapuolella) tai asetukselle "Absolute”
(absoluuttinen). Oletusasetus on "% Below Baseline” (% lahtdarvon alapuolella).

Kun asetus on tehty, Settings-valikossa (asetukset) naytetaan joko %rSO, Low (% BL)
(rSO,, alaraja (% lahtoarvosta)) tai %rSO, Low (Abs) (%rSO, alaraja (absoluuttinen)). Sivulla 39
on lisatietoa rSO,-halytyksen alarajoista.

Tama asetus voidaan tallentaa esiasetusparametriksi.

% Below Baseline (% lahtéarvon alapuolella)

Jos rSO,-halytyksen alarajan arvo halutaan laskea automaattisesti prosentiksi lahtdarvosta,
valitse rSO,-halytyksen alarajan tilaksi "% Below Baseline” (% lahtéarvon alapuolella,
oletusasetus). Tehtaan oletusasetus on lahtéarvo miinus 25 % lahtdarvosta (taulukko 9
sivulla 39).

Esimerkki: Jos lahtdarvo on 60, halytyksen alarajaksi asetetaan 45 (60 miinus 25 % = 45).

Kun uusi tapaus avataan ja rSO,-halytyksen alaraja asetetaan "% Below Baseline”

(% lahtdarvon alapuolelle), rSO,-halytyksen alaraja-arvot ovat laitoksen tai esiasetetun %rSO,
Low (Abs) -arvon (absoluuttinen alaraja) oletusasetus. Kun kayttaja on asettanut 1ahtdéarvon,
rSO,-halytyksen alarajaksi tulee prosenttimaara lahtdarvosta.

Absoluuttinen

Jos %rSO,-halytyksen alarajan halutaan olevan tietty arvo, aseta rSO,-halytyksen alarajan
tilaksi "Absolute” (absoluuttinen).

Kun uusi tapaus avataan ja rSO,-halytyksen alaraja asetetaan asetukselle "Absolute”
(absoluuttinen), rSO,-halytyksen alaraja-arvot ovat valitut esiasetuksen %rSO, Low (Abs) -arvot
(absoluuttinen alaraja).
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Pulse Tone Volume (sykkeen aanenvoimakkuus)

Tama asetus maarittaa sykkeen danenvoimakkuuden. Sykedanen voimakkuuden saatimessa
on 15 astetta. Sykkeen danenvoimakkuuden oletusasetus on pois paalta (0). Tama asetus
voidaan tallentaa esiasetusparametriksi.

Pulse Tone Source (sykeaanen lahde)

Tama asetus maarittda mitd SpO,-kanavaa kaytetaan sykeaanen lahteena. Vain yksi
SpO,-kanava voidaan asettaa sykeaanen lahteeksi. Tama asetus voidaan tallentaa
esiasetusparametriksi.

Data Output Modes (tiedon tulostustilat)

Tassa laitteessa on 5 eri, kerran sekunnissa tulostuvaa tosiaikaista tietojen tulostusmuotoa
(Nonin 1, Nonin 2, Nonin 3, Nonin 4, Nonin 5). Taman liséksi RS-232-portti tulostaa tietoa Dymo-
tulostimen kautta (lisavaruste).

Tama asetus voidaan tallentaa esiasetusparametriksi.

HUOMAUTUS: Bluetoothilla ja RS-232-sarjaportilla on erilliset valinnat ja niité voi kayttaa eri
tulostusmuotoihin.

Lisatietoa tietomuodoista on kohdassa "Muisti ja tietojen tulostaminen” sivulla 68.

Clear Memory (tyhjenna muisti)

Tama asetus poistaa potilaan tietotallenteet monitorista. Tama asetus ei poista esiasetuksia
monitorista.

Restore Factory Defaults (palauta tehtaan oletusasetukset)

Tama asetus poistaa kaikki esiasetukset, laitoksen oletusasetukset ja muut kayttajan asetukset
ja palauttaa monitorin tehtaan halytysraja-asetusten oletusasetuksiin (taulukko 10).

Taulukko 10. Tehtaan halytysrajojen oletusasetukset

Halytysraja-asetus Tehtaan oletusasetus
rSO, High (ylaraja) Pois paalta
rSO, Low (% BL) Lahtdarvo - 25 % (lahtéarvo miinus 25 %)
(alaraja, % lahtdarvon alapuolella)
rSO, Low (Abs) 50%
(alaraja, absoluuttinen)
SpO, High (ylaraja) Pois paalta
SpO,, Low (alaraja) 85%

Pulse High (syketaajuuden ylaraja) |200 sykettd/min

Pulse Low (syketaajuuden alaraja) 50 syketta/min
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System Information (jarjestelmatiedot)

Tassa ponnahdusikkunassa on monitorin ja siihen yhdistettyjen signaaliprosessoreiden
jarjestelmatietoa. Noninin huoltoedustaja voi pyytaa tata tietoa, kun tekniseen tukeen soitetaan.

Nonin Medical, Inc.
Model X-100M

Software version 14

Sound version 14

Bluetooth version RO01l, Saber
Power version 2

quest

1: Sw 9023 it
2: SW 9023 '
3: SW 9023 efault Limits

rassword

Kuva 27. Jarjestelmatietojen ponnahdusikkuna

Date / time (paivamaara/kellonaika)
Talla asetuksella kayttaja voi asettaa monitorin paivamaaran ja kellonajan (24-tunnin muodossa).

Nurse Call Mode (hoitajan kutsutila)

Talla asetuksella voidaan halytyksista ilmoittaa keskusmonitorointipaikassa. Hoitajan kutsu
toimii verkkovirralla tai paristoteholla. Sairaala paattda annetaanko halytykset viesteina,
merkkiaanina vai niiden yhdistelmana. Hoitajan kutsun vaihtoehdot ovat:

* Normally open, continuous (normaalisti auki, jatkuva, oletusasetus) — Hoitajan kutsun
yhteys on normaalisti auki, mutta sulkeutuu halytystilanteiden aikana. Hoitajan kutsun yhteys
muuttaa tilaa halytystilanteen ajaksi ja palaa alkuperaiseen ei-halytystilaansa vasta, kun
halytystila on selvitetty.

» Normally open, momentary (normaalisti auki, hetkellinen) — Hoitajan kutsun yhteys on
normaalisti auki, mutta sulkeutuu halytystilanteiden aikana. Hoitajan kutsun yhteys muuttuu
tilapaisesti halytystilanteen alussa ja toistaa 1 sekunnin muutoksen joka minuutti
halytystilanteen keston ajan.

* Normally closed, continuous (normaalisti suljettu, jatkuva) — Hoitajan kutsun yhteys on
normaalisti suljettu, mutta avautuu halytystilanteiden aikana. Hoitajan kutsun yhteys muuttaa
tilaa halytystilanteen ajaksi ja palaa alkuperaiseen ei-halytystilaansa vasta, kun halytystila
on selvitetty.
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* Normally closed, momentary (normaalisti suljettu, hetkellinen) — Hoitajan kutsun yhteys on
normaalisti suljettu, mutta avautuu halytystilanteiden aikana. Hoitajan kutsun yhteys muuttuu
tilapaisesti halytystilanteen alussa ja toistaa 1 sekunnin muutoksen joka minuutti
halytystilanteen keston ajan.

HUOMAUTUS: Hoitajan kutsutoiminto ohittaa vaimennetut halytykset.

VAROITUS: Kayttajan vastuulla on ottaa kaytt6on hoitajan kutsujarjestelman ja
mallin X-100M monitorin valinen liitanta ja testata mallin X-100M monitorin ja
kutsujarjestelman vilista liitantaa riittavasti sen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi. Mallin X-100M monitoria ei ole arvioitu tiettyjen hoitajan
kutsujarjestelmien kanssa.

VAROITUS: Laitteen hoitajan kutsu- ja Bluetooth-toimintoja ei saa kayttaa
ensisijaisena halytysilmoituksen ldhteena.

Bluetooth

Tassa ponnahdusikkunassa on tarvittavat tiedot kayttgjalle mallin X-100M monitorin
yhdistamiseksi Bluetooth-isantalaitteeseen ja valinta, josta Bluetooth-radio voidaan ottaa
pois kaytosta.

Lisatietoa Bluetooth-teknologiasta on sivulla 69.

Brightness Date / Time

Alarm VYolume
rs0: Low Alar|Bluetooth: On

Pulse Tone Uo'N
ame :

Pulse Tone So| HNonin_Medical_Inc._001303 wquest
Data Output HM|PIN:
001303 it

BDA:
Clear Hemory 00:1c:05:00:82:e2

Restore Facto ‘assword

3

efault Limits

System Information

Kuva 28. Bluetooth-tietojen ponnahdusikkuna
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Language (kielivalinta)

Tama ominaisuus antaa kayttajalle mahdollisuuden valita monitorin kayttdliittyman Kieli.
Saatavana olevat kielet ovat:

* Englanti + Iltalia (Italiano)

+ Saksa (Deutsch) » Hollanti (Nederlands)
+ Espanja (Espafiol) * Ruotsi (Svenska)

* Ranska (Frangais) * Portugali (Portugués)

Patient ID Request (potilastunnistepyynto)

Talla asetuksella maaritetdan pyydetddnko kayttajaa syottdmaan potilastunniste, kun uusi
tapaus aloitetaan. Jos asetuksena on "At Start of New Case” (kun uusi tapaus aloitetaan), Enter
Patient ID -naytt6 (syo6ta potilastunniste) tulee nayttdon, kun monitori kdynnistetaan ja kun ”Start
a new case” (aloita uusi tapaus) valitaan Case-valikosta (tapaus).

System Name (jarjestelman nimi)
Talla asetuksella kayttaja voi antaa jarjestelmalle nimen. Oletusnimi on X-100.

Default Preset (oletusesiasetus)

Talla asetuksella kayttaja voi valita yhden esiasetuksen oletusesiasetukseksi. Kun esiasetus on
valittu oletusesiasetukseksi, se lukittuu automaattisesti. Kun monitori kaynnistetaan,
oletusesiasetus naytetaan "Select a Preset” -aloitusnaytdssa (valitse esiasetus).
Oletusesiasetus pysyy kaytdssa, kunnes toinen esiasetus valitaan.

Institution Default Limits (laitoksen oletusrajat)

HUOMAUTUS: Laitoksen oletusrajat taytetadan tehtaan oletusarvoilla, kunnes laitos muuttaa
niita.

Talla asetuksella kayttaja maarittaa laitoksen %rSO,- ja %SpO,-halytysten yla- ja alarajat ja
syketaajuuden. Kun laitoksen oletusrajat on asetettu, niitd kdytetdan minka tahansa
esiasetuksen oletusarvoina.

Kun laitoksen oletusasetuksia paivitetaan, nayttéon tulee viesti Presets with SpO, or rSO, low
alarm limits lower than the new institution limits have been updated to the new limits displays
(esiasetukset, joiden SpO,- tai rSO,-halytysten alarajat ovat alhaisempia kuin uudet laitoksen
rajat, on paivitetty uusiin rajoihin). Laitoksen halytyksen alarajaoletukset ohittavat mitka tahansa
esiasetukseen tallennetut halytyksen alarajat, jos halytyksen alarajat rikkovat laitoksen
halytyksen alarajoja.

laitoksen oletusasetuksia alhaisimmille asetuksille. Laitoksen oletusasetuksia
alhaisemmat rSO,- ja %SpO,-halytysten alarajat korvataan esiasetuksessa laitoksen

f VAROTOIMI: Halytyksen %rSO,- tai %SpO,-alaraja-asetuksia ei voi tallentaa
oletusasetuksilla.
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Brigh Insttagilon Defaults Date / Time

Alarm %rs0: High Nurse Call Mode

rsoa Bluetooth
%rS0z Low (% BL)
Pulse Language

%rS0z Low {Abs) Patient ID Request

Pulse
Data %Sp0z High System Name

%5p02 Low Default Preset
Clear PR High
Resto PR Low Institution Password
Syste

Kuva 29. Institution Defaults -ponnahdusikkuna (laitoksen oletusasetukset)

Institution Password (laitoksen salasana)

Oletussalasana on 0000. Laitoksen salasanaksi voidaan asettaa mika tahansa nelinumeroinen
numero ja sitd kaytetdan System-valikon (jarjestelma) parametriasetusten lukituksen
avaamiseen. Laitoksen salasanaa voidaan kayttaa tallennettujen esiasetusten lukituksen
avaamiseen.

System-valikko (jarjestelma) — Toimenpiteet

System-valikon (jarjestelma) avaaminen

1. Paina valikkopainiketta.

2. Korosta System-valilehti (jarjestelma) painamalla oikeaa navigointipainiketta kolme
kertaa. Nayttéon tulee System-valikko (jarjestelma).

Nayton kirkkauden saataminen

1. Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "Brightness”
(kirkkaus) ja korosta se.

2. Paina valintapainiketta. Kirkkauden liukusaadin tulee nayttoéon.

Saada asetusta painamalla ylos- ja alas-navigointipainikkeita.

4. Tallenna asetus painamalla valintapainiketta. Naytt6 palaa System-valikkoon
(jarjestelma).

5. Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointindyttdéén painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna ndytdn sammua itsestaan.

w
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Halytyksen aanenvoimakkuuden saataminen
1. Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "Alarm Volume”
(da@nenvoimakkuus) ja korosta se.
2. Paina valintapainiketta. Halytyksen aanenvoimakkuuden liukusaadin tulee nayttoon.
3. Saada asetusta painamalla ylds- ja alas-navigointipainikkeita.
* Vihrea liukusaadin — danenvoimakkuus on yli 45 desibelia (vaiheet 5-15).

* Keltainen liukusaadin — danenvoimakkuus on alle 45 desibelia ja halytyksen
vaimennusvalo on ndytdssa (vaiheet 0-4).
4. Tallenna asetus painamalla valintapainiketta. Naytt6 palaa System-valikkoon
(jarjestelma).
5. Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttdéon painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna nayton sammua itsestaan.

VAROITUS: Varmista, etta kaikki halytyksen merkkiaanten voimakkuudet on asetettu
asianmukaiselle tasolle ja ettd ne kuuluvat kaikissa tilanteissa. Kaiuttimen aukkoja ei
saa tukkia.

rSO,-halytyksen alarajan asettaminen

1. Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "rSO, Low Alarm
Mode” (rSO,-halytyksen alaraja) ja korosta se.

2. Paina valintapainiketta. Nayttéon tulee ponnahdusvalikko.

3. Muuta asetusta painamalla ylos- ja alas-navigointipainikkeita.
* % Below Baseline (% lahtdarvon alapuolella)
* Absoluuttinen

4. Tallenna asetus painamalla valintapainiketta. Nayttd palaa System-valikkoon
(jarjestelma).

5. Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttédn painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna nayton sammua itsestaan.

Sykkeen aanenvoimakkuuden saataminen
1. Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "Pulse Tone Volume”
(sykkeen aanenvoimakkuus) ja korosta se.

2. Paina valintapainiketta. Sykkeen danenvoimakkuuden liukusaadin tulee nayttéon.
Oletusasetus on pois paalta.

3. Muuta asetusta painamalla ylos- ja alas-navigointipainikkeita.

4. Tallenna asetus painamalla valintapainiketta. Nayttd palaa System-valikkoon
(jarjestelma).

5. Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointindyttéon painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna naytdon sammua itsestaan.
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Sykeaanen lahteen valitseminen

HUOMAUTUS: Kun kanava asetetaan sykeaanen lahteeksi, varmista etta sykkeen
aanenvoimakkuus on saadetty kuuluvalle tasolle.

1.

2.
3.

Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "Pulse Tone Source”
(sykeadanen lahde) ja korosta se.

Paina valintapainiketta. Sykeaanen lahteen ponnahdusvalikko tulee nayttoon.
Muuta asetusta painamalla ylos- ja alas-navigointipainikkeita.

Tallenna asetus painamalla valintapainiketta. Nayttd palaa System-valikkoon
(jarjestelma).

Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinaytt6on painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna naytén sammua itsestaan.

Bluetooth- ja/tai RS-232-tiedontulostusmuotojen asettaminen

1.

2.

Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "Data Output Modes”
(tiedon tulostustilat) ja korosta se.

Paina valintapainiketta. Nayttéon tulee ponnahdusikkuna, jossa on korostettuna
Bluetooth-asetus. Jos Bluetoothia ei kayteta, siirry vaiheeseen 3.

a. Paina valintapainiketta. Pienet nuolet nakyvat asetuksen yla- ja alapuolella.

b. Aseta Bluetooth tiedon tulostusmuodoksi painamalla yl6s- ja alas-
navigointipainikkeita.

c. Tallenna asetus painamalla valintapainiketta. Aseta seuraavaksi
RS-232-tiedontulostustila tai siirry vaiheeseen 4, jos RS-232-tilaa ei tarvita.

Korosta RS-232 painamalla alas-navigointipainiketta.

a. Paina valintapainiketta. Pienet nuolet nakyvat asetuksen yla- ja alapuolella.

b. Aseta RS-232 tiedon tulostusmuodoksi painamalla ylos- ja alas-navigointipainikkeita.

c. Tallenna asetus painamalla valintapainiketta.

Sulje ponnahdusikkuna ja palaa System-valikkoon (jarjestelma) painamalla
valikkopainiketta.

Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttddn painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna nayton sammua itsestaan.

Muistin tyhjentaminen

1.

2.

Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "Clear Memory”
(tyhjenna muisti) ja korosta se.

Paina valintapainiketta. Naytt6on tulee ponnahdusikkuna "Clear ALL patient data
recordings?” (poistetaanko kaikki potilastallenteet), jossa "No” (ei) on korostettuna.

* Peruuta painamalla valintapainiketta.

» Tyhjenna muisti painamalla alas-navigointipainiketta ja korostamalla "Yes” (kylla) ja sen
jalkeen painamalla valintapainiketta.

Nayttoon tulee viesti Memory cleared! (muisti tyhjennetty). Nayttd palaa System-valikkoon
(jarjestelma).
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4.

System-valikko (jérjestelma)

Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttédn painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna nayton sammua itsestaan.

Tehtaan oletusasetusten palauttaminen

1.

2.

Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "Restore Factory
Defaults” (palauta tehtaan oletusasetukset) ja korosta se.

Paina valintapainiketta. Nayttddn tulee ponnahdusikkuna "Discard ALL presets and
settings?” (poistetaanko kaikki esiasetukset ja asetukset), jossa "No” (ei) on korostettuna.

* Peruuta painamalla valintapainiketta.

» Palauta tehtaan oletusasetukset painamalla alas-navigointipainiketta ja korostamalla
"Yes” (kylla) ja sen jalkeen painamalla valintapainiketta.

Syota laitoksen salasana.

Nayttoon tulee viesti Factory defaults restored! (tehtaan oletusasetukset palautettu).
Nayttd palaa monitorointinayttoon.

HUOMAUTUS: Laitoskohtaiset oletusasetukset menetetaan, kun tehtaan oletusasetukset
palautetaan.

Jarjestelmatietojen tarkasteleminen

1.

2.
3.

4.

Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "System Information”
(jarjestelmatiedot) ja korosta se.

Paina valintapainiketta. Nayttoon tulee jarjestelmatietojen ponnahdusikkuna (kuva 27).

Sulje ikkuna painamallavalikkopainiketta tai valintapainiketta. Naytto palaa
System-valikkoon (jarjestelma).

Palaa monitorointindyttéon painamalla valikkopainiketta kaksi kertaa.

Paivamaaran ja kellonajan asettaminen

HUOMAUTUS: Paivamaara ja kellonaika tallennetaan painamalla valikkopainiketta.

1.

2.
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Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "Date/Time”
(paivamaara/kellonaika) ja korosta se.

Paina valintapainiketta. Nayttédn tulee ponnahdusikkuna.
a. Siirry eri kenttien valilld navigointipainikkeita painamalla.

b. Paivita kentta painamalla valintapainiketta (asetuksen yla- ja alapuolella nakyy pieni
nuoli) ja muuta sen jalkeen asetusta ylos- ja alas-navigointipainikkeilla. Sulje ikkuna
painamallavalintapainiketta tai valikkopainiketta.

c. Toista vaiheet tarvittaessa kunkin paivamaaran/kellonajan kentan osalta.

Kun asetukset on tehty, tallenna paivamaara ja kellonaika painamalla valikkopainiketta,
sulje ponnahdusikkuna ja palaa System-valikkoon (jarjestelma).

Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttédn painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna nayton sammua itsestaan.



System-valikko (jérjestelmé&)

Hoitajan kutsun kayttoonottaminen

1.

2.

2R

Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "Nurse Call Mode”
(hoitajan kutsutila) ja korosta se.

Nayta kaytdssa oleva asetus painamalla valintapainiketta. Nayttoéon tulee
ponnahdusikkuna, jossa asetus ja "Edit...” (muokkaa) ovat korostettuna.

* Muuta asetusta painamalla valintapainiketta ja jatka vaiheesta 3.

» Peruuta painamalla valikkopainiketta. Naytto palaa System-valikkoon (jarjestelma).
Syéta laitoksen salasana. Nayttoéon tulee ponnahdusvalikko.

Muuta asetusta painamalla ylés- ja alas-navigointipainikkeita.

Tallenna painamalla valintapainiketta. Naytto palaa System-valikkoon (jarjestelma).

Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttdon painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna naytén sammua itsestaan.

Bluetoothin ottaminen kayttoon/poistaminen kaytosta

Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "Bluetooth” ja korosta se.

Paina valintapainiketta. Nayttoon tulee ponnahdusikkuna (kuva 28), jossa "Edit...”
(muokkaa) on korostettuna.

Muuta asetusta painamalla valintapainiketta.

Syéta laitoksen salasana.

Paina valintapainiketta. Pienet nuolet ndkyvat asetuksen yla- ja alapuolella.
Muuta asetusta painamalla yl6s- ja alas-navigointipainikkeita.

Tallenna painamalla valintapainiketta. Jos Bluetooth otetaan kayttoon, nayttdéon tulee
viesti Please wait... (odota), kunnes Bluetooth on otettu kayttoon. Nayttoon tulee
Bluetooth-tietojen ponnahdusikkuna.

Palaa System-valikkoon (jarjestelma) painamalla valikkopainiketta.

Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttéon painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna naytén sammua itsestaan.

Kielen muuttaminen

1.

A

Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "Language” (kieli) ja
korosta se.

Paina valintapainiketta. Nayttoon tulee ponnahdusvalikko.

Muuta asetusta painamalla ylés- ja alas-navigointipainikkeita.

Tallenna painamalla valintapainiketta. Naytto palaa System-valikkoon (jarjestelma).

Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttddn painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna naytén sammua itsestaan.
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System-valikko (jérjestelma)

Potilastunnistepyynnon asettaminen

1.

2.

o 0 bk w

Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "Patient ID Request”
(potilastunnistepyyntd) ja korosta se.

Nayta kaytossa oleva asetus painamalla valintapainiketta. Nayttoon tulee
ponnahdusikkuna, jossa on asetukset ja "Edit...” (muokkaa) korostettuna.

* Muuta asetusta painamalla valintapainiketta ja jatka vaiheesta 3.

* Peruuta painamalla valikkopainiketta. Nayttd palaa System-valikkoon (jarjestelma).
Syo6ta laitoksen salasana. Nayttdéon tulee ponnahdusvalikko.

Muuta asetusta painamalla ylos- ja alas-navigointipainikkeita.

Tallenna painamalla valintapainiketta. Naytto palaa System-valikkoon (jarjestelma).

Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttédn painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna naytdon sammua itsestaan.

Jarjestelman nimeaminen

1.

2.

o
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Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "System Name”
(jarjestelman nimi) ja korosta se.

Nayta kaytdssa oleva asetus painamalla valintapainiketta. Nayttoon tulee
ponnahdusikkuna, jossa asetus ja "Edit...” (muokkaa) ovat korostettuna.

* Muuta asetusta painamalla valintapainiketta ja jatka vaiheesta 3.

» Peruuta painamalla valikkopainiketta. Nayttd palaa System-valikkoon (jarjestelma).
Syota laitoksen salasana. Nayttoon tulee aakkosnumeerinen nappaimisto.

Syo6ta jarjestelman nimi (enintdan 15 aakkosnumeerista merkkia).

a. Poista tarvittaessa olemassa oleva jarjestelman nimi.

b. Siirry navigointipainikkeilla toivottuun merkkiin ja korosta se.

c. Paina valintapainiketta.

d. Syéta nimi toistamalla vaiheet b ja ¢ tarpeen mukaan.

Paina alas-navigointipainiketta, kunnes Save-asetus (tallenna) on korostettuna.
Tallenna painamalla valintapainiketta. Nayttd palaa System-valikkoon (jarjestelma).

Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointindyttéon painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna nayton sammua itsestaan.
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Oletusesiasetuksen valitseminen
1. Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "Default Preset”
(oletusesiasetus) ja korosta se.

2. Nayta kaytdssa oleva asetus painamalla valintapainiketta. Nayttoon tulee
ponnahdusikkuna, jossa asetus ja "Edit...” (muokkaa) ovat korostettuna.

* Muuta asetusta painamalla valintapainiketta ja jatka vaiheesta 3.
» Peruuta painamalla valikkopainiketta. Naytto palaa System-valikkoon (jarjestelma).
3. Syoéta laitoksen salasana. Oletusesiasetuksen valintaikkuna tulee nayttéén.

4. Kaytdssa oleva oletusesiasetus on korostettuna. Siirry ylos- ja alas-navigointipainikkeilla
toivottuun esiasetukseen ja korosta se.

5. Tallenna painamalla valintapainiketta. Naytt6 palaa System-valikkoon (jarjestelma).
Valittu oletusesiasetus otetaan kayttéén, kun monitori kdynnistetdan seuraavan kerran.

6. Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointindyttddn painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna naytén sammua itsestaan.

Laitoksen oletusrajojen asettaminen

1. Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan ”Institution Default
Limits” (laitoksen oletusrajat) ja korosta se.

2. Nayta kaytossa olevat asetukset painamalla valintapainiketta. Nayttoon tulee
ponnahdusikkuna, jossa on asetukset ja "Edit...” (muokkaa) korostettuna.

* Muuta asetusta painamalla valintapainiketta ja jatka vaiheesta 3.
* Peruuta painamalla valikkopainiketta. Nayttd palaa System-valikkoon (jarjestelma).
3. Syota laitoksen salasana.

4. Laitoksen oletusrajojen valintaikkuna tulee nayttéon (kuva 29). Seuraavat laitoksen
oletusrajat voidaan asettaa:

* %rSO, High (ylaraja) * %SpO, High (ylaraja) + PR High

* %rSO, Low (alaraja, % * %Sp0O, Low (alaraja) (syketaajuuden ylaraja)
lahtdarvosta) tai * PRLow (syketaajuuden

*+ %rSO, Low (Abs) alaraja)

(alaraja, absoluuttinen)

Siirry asetukseen ja korosta se painamalla yl6s- ja alas-navigointipainikkeita.
Paina valintapainiketta. Pienet nuolet ndkyvat asetuksen yla- ja alapuolella.
Muuta asetusta painamalla ylés- ja alas-navigointipainikkeita.

Tallenna asetus painamalla valintapainiketta.

Toista vaiheet 5-8, kunnes kaikki toivotut laitoksen oletusrajat on asetettu.

0. Paina valikkopainiketta. Monitorin nayttoon tulee seuraava viesti: Institution Defaults
Changed. Presets with SpO, and rSO, low alarm limits lower than the new institution limits
have been updated to the new limits. (Laitoksen oletusrajat on muutettu. Esiasetukset,
joiden SpO,- tai rSO,-hélytysten alarajat ovat alhaisempia kuin uudet laitoksen rajat, on
péivitetty uusiin rajoihin.) Nayttdé palaa System-valikkoon (jarjestelma).

11. Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointindyttddn painamalla

valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna naytén sammua itsestaan.
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System-valikko (jérjestelma)

Laitoksen salasanan muuttaminen

1.

2.

64

Siirry System-valikossa (jarjestelma) navigointipainikkeilla valintaan "Institution Password”
(laitoksen salasana) ja korosta se.

Paina valintapainiketta ja noudata nayton ohjeita:

a. Syota laitoksen nykyinen salasana.

b. Sy6ta laitoksen uusi salasana.

c. Syota uusi salasana uudestaan ja vahvista muutos.

- Jos vahvistus onnistuu, nayttédn tulee viesti New password saved! (uusi salasana
tallennettu) ja monitori palaa System-valikkoon (jarjestelma).

- Jos vahvistus ei onnistu, nayttdon tulee viesti Confirmation failed
(vahvistus epaonnistui) ja monitori palaa System-valikkoon (jarjestelma).

Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa monitorointinayttdédn painamalla
valikkopainiketta kaksi kertaa tai anna nayton sammua itsestaan.



Hélytykset

Halytykset

Mallin X-100M monitorissa on halytyksen merkkivalot ja merkkidanet, jotka ilmoittavat
kayttajalle, jos potilas vaatii huomiota tai laitteessa on halytystila.

Kayttajan tarkoitettu sijainti on 1 metrin etaisyydella, jotta han voi nahda halytysviestisignaalin ja

sen tarkeystason oikein.

Korkean tason hélytykset

Korkean tason halytykset vaativat valitdnta huomiota.

Taulukko 11. Korkean tason hialytykset
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Halytys

Vikaviesti

Merkkiaani

rSO,-halytyksen ylaraja — tulee
nayttdon, kun rSO, on yhta suuri
tai suurempi kuin halytyksen
ylaraja

Kanavan taustavalo vilkkuu
PUNAISENA 2 kertaa
sekunnissa. Kanavan teksti
muuttuu valkoiseksi.

rSO,-halytyksen alaraja — tulee
nayttdon, kun rSO, on yhta suuri
tai alhaisempi kuin halytyksen
alaraja

Kanavan taustavalo vilkkuu
PUNAISENA 2 kertaa
sekunnissa. Kanavan teksti
muuttuu valkoiseksi.

SpO,-halytyksen ylaraja — tulee
nayttdon, kun SpO, on yhta suuri
tai suurempi kuin halytyksen
ylaraja

SpO,-osa kanavan taustavalosta
vilkkuu PUNAISENA 2 kertaa
sekunnissa. SpOy-arvo muuttuu
valkoiseksi.

SpO,-hélytyksen alaraja — tulee
nayttoon, kun SpO, on yhté suuri
tai alhaisempi kuin halytyksen
alaraja

SpO,-osa kanavan taustavalosta
vilkkuu PUNAISENA 2 kertaa
sekunnissa. SpOy-arvo muuttuu
valkoiseksi.

Syketaajuuden ylaraja — tulee
nayttdon, kun syke on yhta suuri
tai suurempi kuin syketaajuuden
halytyksen ylaraja

Syketaajuuden osa kanavan
taustavalosta vilkkuu
PUNAISENA 2 kertaa
sekunnissa. Syketaajuusarvot
muuttuvat valkoisiksi.

Syketaajuuden alaraja — tulee
nayttéoon, kun syke on yhta suuri
tai alhaisempi kuin syketaajuuden
halytyksen alaraja

Syketaajuuden osa kanavan
taustavalosta vilkkuu
PUNAISENA 2 kertaa
sekunnissa. Syketaajuusarvot
muuttuvat valkoisiksi.

3 merkkiaanta, tauko,
2 merkkiaanta, tauko,
3 merkkiaanta, tauko,
2 merkkiaanta ja

6 sekunnin tauko.

Tama jakso toistuu,
kunnes halytys
vaimennetaan tai

halytystila selvitetaan.
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Haélytykset

Taulukko 11. Korkean tason halytykset (jatkuu)

Halytys

Vikaviesti

Merkkiaani

SpO,-anturin kohdalla.

Alhainen verenkierto — tulee
nakyviin, kun jarjestelma
havaitsee alhaisen verenkierron

Kanavan taustavalo vilkkuu
PUNAISENA 2 kertaa
sekunnissa. Kanavan teksti
muuttuu valkoiseksi.

Akun varaus lopussa

Paristovalo 1 vilkkuu
PUNAISENA 2 kertaa
sekunnissa.

3 merkkiaanta, tauko,
2 merkkiaanta, tauko,
3 merkkidanta, tauko,
2 merkkiaanta ja

6 sekunnin tauko.

Tama jakso toistuu,
kunnes halytys
vaimennetaan tai
halytystila selvitetdan.

Keskitason héalytykset

Keskitason halytykset iimaisevat mahdollista laitteisto- tai muuta ei-hengenvaarallista
ongelmatilannetta. Mallin X-100M monitorissa keskitason halytykset ovat seuraavat:

Taulukko 12. Keskitason halytykset

Halytys

Vikaviesti

Merkkidani

rSO,-varoitus
(rSO, enintadan 5 %

halytyksen alaraja)

korkeampi kuin rSO,-

rSO,-tausta vilkkuu KELTAISENA
kerran 2 sekunnissa. Kanavan teksti
muuttuu harmaaksi.

Akun varaus alhainen

Paristokuvake .1 vilkkuu
KELTAISENA kerran 2 sekunnissa.

Anturivika

Anturikuvake ? vilkkuu KELTAISENA
kerran 2 sekunnissa.

Signaaliprosessorin
tietoyhteysvika

Tietoyhteys menetetty -merkkivalo (<))
vilkkkuu KELTAISENA kerran 2
sekunnissa ja viesti X-100SP not
connected (X-100SP ei yhdistettyna)
on naytoéssa.

Huono signaali

Heikon signaalin kuvake () vilkkuu
KELTAISENA kerran 2 sekunnissa.

3 merkkiadanta, jota
seuraa 20 sekunnin
tauko.

Tama jakso toistuu,
kunnes halytys
vaimennetaan tai
halytystila
selvitetaan.
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Hélytykset

Halytysten vaimentaminen

Halytyksen vaimennuspainikkeen painallus vaimentaa halytyksen 2 minuutiksi. Halytyksen
merkkidanet voidaan aktivoida uudestaan ennen 2 minuutin vaimennusaikaa painamalla
halytyksen vaimennuspainiketta uudestaan. Kaikki vaimennetut halytykset aktivoidaan

automaattisesti, kun uusi fysiologinen halytystila tulee esiin.

Halytyksen vaimennusvalo vilkkuu halytysten tilapaisen vaimennuksen aikana.

Halytyksen vaimennusvalo palaa jatkuvasti, kun halytyksen voimakkuuden liukusaadin on

keltainen (enintaan asetuksella 4, alle 45 desibelia).

Halytyksen merkkidanet voidaan poistaa kaytésta System-valikon (jarjestelma) Alarm Volume

-asetuksessa (halytyksen ddnenvoimakkuus).

Vikakoodit

Laitteessa on laitteen vikoja ilmaisevat vikakoodit. Kun vikatilanne esiintyy, laite aktivoi
aanekkaan, kaksitasoisen jatkuvan merkkiaanen ja monitorin nayttoon tulee vikakoodi.

Vikakoodeissa on E-kirjain ja kaksinumeroinen koodi (taulukko 13).

Vikatilanteet korjataan seuraavasti:

1.

2. Jos vikatilanne jatkuu, merkitse vikakoodi muistiin ja ota yhteys Noninin tekniseen tukeen
(800) 356-8874 (Yhdysvallat ja Kanada), +1 (763) 553-9968 tai +31 (0)13 - 79 99 040

Poista vikakoodi naytdstd sammuttamalla laite ja kdynnistdmalla uudestaan.

(Eurooppa).

Taulukko 13. Vikakoodit

VAROITUS: Laitteen maaritykset poistetaan, jos vikaviesti
E10 tulee nayttéon.

Vika Vikaviesti

Nappain juuttunut EO1
Aanimoduulin vika E02
Aanimoduulin tiedonsiirtovika EO3
Signaaliprosessorin ylijannitetilanne EO4
Muistihalytys
VAROITUS: Jos vikaviesti E06 tulee niytt66n, muisti on E06
tyhjennetty.
Paristovika (ei lapaise itsetestia) EO8
Korruptiota esiintyy
VAROITUS: Laitteen esiasetukset poistetaan, jos vikaviesti |E09
E09 tulee nayttoon.
Korruptoituneet laitteen maaritykset

E10
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Muisti ja tietojen tulostaminen
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Muisti ja tietojen tulostaminen

Muisti

Mallin X-100M monitori voi kerata ja tallentaa tietoa seuraavasti:

* 840 tuntia tietoa, kun 2 kanavaa on kaytossa.
* 420 tuntia tietoa, kun 4 kanavaa on kaytossa.
» 280 tuntia tietoa, kun 6 kanavaa on kaytossa.

Mallin X-100M monitorin muisti toimii samalla tavalla kuin nauhasilmukka. Kun muisti tayttyy,
laite poistaa vanhimman tiedon ja tallentaa uusimman tiedon sen tilalle.

f VAROTOIMI: Tietoa kirjoitetaan muistiin jatkuvasti, kun laite on kaynnissa. Jos muisti
on tdynna, uuden tietueen tallennus korvaa osia vanhimmasta tietueesta, kun uutta
tietoa kirjoitetaan.

Aina kun mallin X-100M monitori kaynnistetdan, senhetkiset kellonaika- ja paivamaaratiedot (jos
kello on asetettu oikein) tallentuvat muistiin ja uuden tiedon taltiointi alkaa.

Kunkin kanavan oksimetriatiedot (rSO,, tai SpO, ja syketaajuus) mitataan ja taltioidaan muistiin
kerran 4 sekunnissa. Happisaturaatioarvot tallennetaan 1 % lisdyksin 0—100 % vaihteluvalilla.
Syketaajuusarvot tallennetaan 1 syketta/minuutin lisayksin vaihteluvalilla 18—-300 syketta/
minuutissa.

Potilastiedot pysyvat muistissa virtakatkostenkin aikana.

Lisatietoa potilasmuistin tyhjentamisesta on kohdassa "Muistin tyhjentdminen” sivulla 59.

Potilastietojen tulostus

Mallin X-100M monitori antaa tosiaikaista potilastietoa. Laitteen voi yhdistaa PC-tietokoneeseen
Bluetoothilla tai RS-232-sarjaportin kautta, joka sijaitsee mallin X-100M monitorin takana
(kuva 30).

Kuva 30. RS-232-sarjaportti
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HUOMAUTUS: Kytke mallin X-100M monitori PC-tietokoneeseen vain modeemikaapelilla.

HUOMAUTUS: Varmista Bluetoothin tila seuraavasti: Bluetooth-kuvake on vihrea, kun
Bluetooth on yhdistettyna isantdkoneeseen, valkoinen, kun se on valittu kayttéon mutta ei
yhdistetty isdntdkoneeseen ja harmaa, kun se on pois kaytosta.

f VAROTOIMI: Kaikkien tdman laitteen sarjaporttiin yhdistettyjen osien ja lisdvarusteiden
on oltava sertifioitu vahintaan IEC-standardin EN 60950, IEC 62368-1- tai UL 1950 -
standardin tietojenkasittelylaitteita koskevien vaatimusten mukaisesti.

Bluetooth-teknologia

Bluetooth-teknologia mahdollistaa langattoman yhteyden sahkotiedonsiirto- ja tietokonelaitteiden
valilla. Teknologia perustuu radiolinkkiin, joka on nopea ja luotettava datan siirtotapa. Bluetooth-
teknologia kayttaa yleisesti saatavana olevaa taajuusaluetta ISM-kaistassa, johon ei tarvita
kayttélupaa ja joka on tarkoitettu varmistamaan tietoyhteyksien yhteensopivuus
maailmanlaajuisesti.

Noninin kayttdman langattoman Bluetooth-teknologian avulla happisaturaatiotiedot voidaan
siirtda Bluetooth-radion valitykselld yhteensopivaan Bluetoothia kayttavaan laitteeseen. Noninin
langaton jarjestelma poistaa kiintean yhteyden tarpeen mallin X-100M monitorin ja etdmonitorin
valilla, josta syysta monitoria voidaan liikuttaa vapaasti. Noninin mallin X-100M monitori kayttaa
automaattisesti vaihdettavaa luokan I/luokan Il Bluetooth-yhteytta, jonka kantosade on enintaan
noin 100 metria.

Mallin X-100M monitorissa on niin sanottu point-to-point-tietoyhteys, jonka ansiosta yksi
isantalaite (etamonitori) voidaan yhdistaa yhteen renkiin (mallin X-100M monitori). Kun mallin X-
100M monitori on yhdistetty, se ei muodosta tietoyhteytta mihinkdan muuhun
Bluetooth-kayttdvalmiiseen laitteeseen.

Bluetooth-yhteys

Bluetooth-asetusta kaytetdan monitorin ja tulostuslaitteiden yhdistamiseen Bluetoothin kautta.
Ennen kuin Bluetooth-isantalaite voi aikaansaada tietoyhteyden mallin X-100M monitorin
(renkilaite) kanssa, laitteet on yhdistettava keskenaan. Mallin X-100M monitori muodostaa
yhteyden, kun isantalaite kaynnistaa yhteyden.

Bluetooth-kuvake mallin X-100M monitorissa on vihred, kun Bluetooth on yhdistettyna
isantakoneeseen, valkoinen, kun se on valittu kayttdon mutta ei yhdistetty isantdkoneeseen ja
harmaa, kun se on pois kaytosta.

Monitorin Bluetooth-osoitteen ja PIN-koodin mé&érittdminen

1. Paina valikkopainiketta.

2. Korosta System-valilehti (jarjestelma) painamalla oikeaa navigointipainiketta kolme
kertaa. Nayttoon tulee System-valikko (jarjestelma).

3. Siirry "Bluetooth”-asetukseen navigointipainikkeilla ja korosta se.
Paina valintapainiketta. Naytt6dn tulee Bluetooth-tietojen ponnahdusikkuna.

5. Huomaa nayttéon tuleva Bluetooth-osoite ja PIN. Naitd numeroita kaytetaan, kun laite
yhdistetaan isantajarjestelmaan. Lisaohjeita ja tietoja on isantajarjestelman
kayttboppaassa.

B
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VAROITUS: Kayttajan on varmistettava laitteen yhteys Bluetoothin kanssa potilaan
asianmukaisen etamonitoroinnin varmistamiseksi.

HUOMAUTUS: Jos mallin X-100M monitorin Bluetooth-radio on kytkettava irti
isantalaitteesta, sen voi tehda kolmella eri tavalla: 1) kayta isantalaitetta, 2) poista monitorin
Bluetooth-radio kaytdsta (lisatietoja kohdassa "Bluetoothin ottaminen kayttéon/poistaminen
kaytésta” sivulla 61) tai 3) sammuta ja kdynnistd monitori uudestaan.

Bluetooth-turvallisuus

Mallin X-100M monitorissa oleva Bluetooth-radio on yhteensopiva Bluetooth-maaritysten
version 2.0 kanssa. Se tukee turvatilan 2 (turvatila pakollinen) omaavaa sarjaporttiprotokollaa
(SPP). Tuettu salausavaimen koko on enintdan 128 bittia ja salaus on pakollinen kaikissa
l&htevissa ja tulevissa tietokanavissa. Vaikka mallin X-100M monitorin Bluetooth-yhteys on
kaytossa, se ei ole saatavana muille yhteyksille. Jos Bluetooth-yhteys ei ole kaytossa,
suosittelemme etta Bluetooth-radio otetaan pois kaytdsta varmistamaan, etta tahattomia
yhteyksia ei aikaansaada.

RS-232-yhteys tulostimeen

4 . N
Valinnainen Dymo LabelWriter® SE450 -tulostin kytketaan Lrrmorin .
monitoriin RS-232-portin kautta. Kun tulostin on kytketty o se1s P vies
ja RS-232-portin tiedontulostustila asetettu tulostimelle, et a
tapahtumayhteenvedon tarra tulostuu aina kun Oximeter First Alert? Yes No
tapahtumamerkkipainiketta painetaan. Tarrassa (kuva 31) flores:
on seuraavat tiedot: Regional Oximetry
# Location rso2 AUC BL
« Tapahtuman paiva ja kellonaika (jos paivamaara Spoee T T T
ja kellonaika on asetettu oikein monitorissa). ST I I
+ Tapahtumamerkin kirjain ja tila, johon tapahtuman 6 R Thigh  -—-  -mm oo
potilasyhteenveto kirjoitetaan.
Pulse Oximetr
* Mahdollisuus jaljitykseen, jos oksimetri antoi # Tocation  Sp02 PR
tapahtumasta ensimmaisen halytyksen. PRfend s
* Tila muistiinpanoja varten.
» Kohde- ja pulssioksimetriparametrit kanavittain otiont 75 012545¢750Am00E
tapahtumahetkella (rSO,, AUC, BL, SpO, ja PR). (0 Qi
» Jarjestelman ja esiasetuksen nimi. K -
« Potilastunniste ja viivakoodi. Kuva 31. Esimerkki

Tarran koko on 59 mm x 101 mm. Lisarullia (Dymo 30256 tai Dymo-tulostimen tarrasta

yhteensopiva) on saatavana toimistotarvikeliikkeista.
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Dymo-tulostimen kéyttédminen
1. Aseta RS-232-portti tulostumaan tulostimeen.

a. Paina valikkopainiketta.

b. Korosta System-valilehti (jarjestelma) painamalla oikeaa navigointipainiketta kolme
kertaa. Nayttoon tulee System-valikko (jarjestelma).

c. Siirry "Data Output Modes™-asetukseen (tiedon tulostustilat) navigointipainikkeilla ja
korosta se.

d. Paina valintapainiketta. Naytt6on tulee ponnahdusikkuna, jossa on korostettuna
Bluetooth-asetukset.

Korosta RS-232-asetukset painamalla alas-navigointipainiketta.

Paina valintapainiketta. Pienet nuolet nakyvat asetuksen yla- ja alapuolella.
Valitse "Printer” (tulostin) painamalla ylos- ja alas-navigointipainikkeita.
Tallenna asetus painamalla valintapainiketta.

Sulje ponnahdusikkuna ja palaa System-valikkoon (jarjestelma) painamalla
valikkopainiketta.

j. Palaa monitorointinayttoon painamalla valikkopainiketta.
2. Kytke tulostimen kaapeli RS-232-porttiin.

Kun potilasta monitoroidaan, tapahtumayhteenvedon tarra tulostuu aina, kun
tapahtumamerkkipainiketta painetaan.

Sa ™o

Laitteen kiinnittaminen laakinnalliseen jarjestelmaan

Laitteen kiinnittdminen Iaékinnalliseen jarjestelmaan edellyttaa, etta laitteiden kokoaja tunnistaa,
analysoi ja arvioi potilaan, kayttajien ja kolmansien tahojen riskit. Laitteen kokoamisen jalkeen
laakinnalliseen jarjestelmaan tehdyt muutokset voivat aikaansaada uusia riskeja ja vaativat
lisdanalyysia. Laakinnalliseen jarjestelmaan tehdyt muutokset, jotka vaativat arviointia, ovat:

* jarjestelman kokoonpanon muuttaminen

+ lisalaitteiden kiinnittdminen tai laitteiden irrottaminen jarjestelmasta

* jarjestelmaan yhdistettyjen laitteiden paivittdminen tai uusiminen

Kayttajan tekemien jarjestelmamuutosten ongelmia ovat muun muassa tietojen menetys tai
korruptoituminen.

HUOMAUTUKSET:

+ Jatkopistorasian kayttd usean eri laitteen kanssa saa aikaan ladkinnallisen
sahkdjarjestelman.

» Kun sarjaporttia kaytetaan laitteen yhdistamiseen muihin laitteisiin, kunkin laitteen
puhdistusohjeita on noudatettava.

» Varmista, etta kaikki laitteeseen kytketyt laitteet ovat sopivia kaytettavaksi
potilasymparistossa.

VAROTOIMI: Jos verkostoliitanta (sarjakaapeli/liittimet/langaton yhteys) ei toimi,
tiedonsiirto ei onnistu.

GO NONIN
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Tietojen tulostusmuodot

Tassa laitteessa on 5 kerran sekunnissa tulostuvaa tosiaikaista tietojen tulostusmuotoa
(Nonin 1 — Nonin 5). Tietomuodossa on ASCII-otsikko, jossa on mallinumero, kellonaika ja
paivamaara. Taman lisaksi RS-232-portti tulostaa tietoa Dymo-tulostimen kautta.

Muodot valitaan System-valikosta (jarjestelma) (lisatietoja kohdassa "Bluetooth- ja/tai
RS-232-tiedontulostusmuotojen asettaminen” sivulla 59). Data Output Modes -asetuksessa
(tietojen tulostustilat) Bluetoothilla ja RS-232-sarjaportilla on erilliset valinnat ja niitd voi kayttaa
eri tulostusmuotoihin.

HUOMAUTUS: Kun SenSmart-ohjelmaa kaytetdan monitorin kanssa, tietojen lataamiseen
kaytettava portti (joko Bluetooth tai RS-232-sarjaportti) on asetettava asetukselle Nonin 1 tai
Nonin 5 ennen SenSmart-ohjelmaan yhdistamista.

Nonin 1

HUOMAUTUS: Tama muoto ei ole yhteensopiva kaikkien X-100M-monitorin ominaisuuksien
kanssa.

Baudinopeus 57,600

Erotin Ks. muoto taulukosta 13
Rivin erotin CR [0x0D] LF [0x0A]

CRC CRC-16 CCITT (XMODEM)

Tiedot lahetetaan laitteesta kerran sekunnissa seuraavassa muodossa:

Ch1=XXX Ch2=XXX Ch3=XXX Ch4=XXX 1234&%*|
yyyy-mm-ddThh:mm:ss|rSO,=xxx, XXX, XXX, XXX|HbI=XX.X,XX.X,XX.X,XX.X|

AU C=XXXX, XXXX, XXXX, XXXX| REF=X%X, XXX, XXX, XXX|HI_LIM=XXX,XXX,XXX,XXX|
LOW_LIM=xxx,xxX,XXX,XXX|ALM=xxX, XXX, XXX, XXX|SIG_QUAL_ALM=x,x,X,X|
POD_COMM_ALM=x,x,x,x|SNS_FLT=x,x,x,x\LCD_FLT=x\
LOW_BATT=x\CRIT_BATT=x\BATT_FLT=xX\STK_KEY=x\SND_FLT=x\
SND_ERR=xX\EXT_MEM_ERR=x\CKSUM=xxxx<CR><LF>

HUOMAUTUS: Jarjestys 1234&$* yllapidetaan kaikissa halytystilayhdistelmissa.

Taulukko 14. Nonin 1 tiedon tulostusmuoto

Parametri Arvo Seu.raa
erotinta
Kanavan 1 kohdeoksimetrin arvo.
Ch1=XXX Ensimmaiset nollat tyhjia; --- jos arvoa ei ole valilyont
saatavana.
Kanavan 2 kohdeoksimetrin arvo.
Ch2=XXX Ensimmaiset nollat tyhjia; --- jos arvoa ei ole valilyonti
saatavana.
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Taulukko 14. Nonin 1 tiedon tulostusmuoto (jatkuu)

GO NONIN

Parametri Arvo Seu_raa
erotinta
Kanavan 3 kohdeoksimetrin arvo.
Ch3=XXX Ensimmaiset nollat tyhji&; --- jos arvoa ei ole valilyonti
saatavana.
Kanavan 4 kohdeoksimetrin arvo.
Ch4=XXX Ensimmaiset nollat tyhji&; --- jos arvoa ei ole valilyonti
saatavana.
Potilashalytyksen osoitin kanaville 1,2,3,4. Naytossa
vain, jos kanavan potilashalytys on aktiivinen. Jos
1234 halytys ei ole aktiivinen, numeroita ei nay (esim. 14 |ei mitaan
tarkoittaa ettd kanavan 1 ja kanavan 4
potilashalytykset ovat aktiivisia).
& Tul_c_)s_tuu ainoastaan, jos laitteistohalytys on oi mitasEn
aktiivinen.
Tulostuu ainoastaan, jos kriittinen paristotila on e
$ ei mitédan

havaittu.

Tulostuu vain, jos tapahtuma on merkitty.

yyyy-mm-ddThh:mm:ss

Paivamaaran ja kellonajan kansainvalinen muoto:
vuosi, kuukausi, paiva, tunti, minuutit, sekunnit.

rSO2=xXX, XXX, XXX, XXX

Kohdeoksimetriarvot kanaville 1,2,3,4 prosentteina.

Ensimmaiset nollat tyhjia; --- jos arvoa ei ole
saatavana.

Hbl=xx.X,XX.X,XX.X,XX.X

Hemoglobiiniarvot kanaville 1,2,3,4, grammoina
desilitraa kohti.

Ensimmaiset nollat tyhjia; --- jos arvoa ei ole
saatavana.

AU C=XXXX, XXXX, XXXX, XXXX

Kentta kayran alapuolella kanaville 1,2,3,4.
Ensimmaiset nollat tyhjia.

REF=xxX,XXX,XXX,XXX

Viitearvot (halytyksen alaraja) kanaville 1,2,3,4.
Kaytetdan AUC-arvon laskemiseen. Ensimmaiset
nollat tyhjia.

HI_LIM=xXX,XXX,XXX,XXX

Korkean halytysrajan asetus kanaville 1,2,3,4.

Ensimmaiset nollat tyhjia. OFF, jos rajaa ei ole
asetettu.

LOW_LIM=xXXX,XXX,XXX,XXX

Alhaisen halytysrajan asetus kanaville 1,2,3,4.

Ensimmaiset nollat tyhjia. OFF, jos rajaa ei ole
asetettu.
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Taulukko 14. Nonin 1 tiedon tulostusmuoto (jatkuu)

Parametri

Arvo

Seuraa
erotinta

ALM=XXX, XXX, XXX, XXX

Aktiivisen halytyksen ilmaisin kanaville 1,2,3,4.

Kelvolliset arvot: HI (korkea), MAR (marginaalinen),

LOW (alhainen), OFF (pois).

SIG_QUAL_ALM=x,x,x,x

Huonon signaalin halytyksen ilmaisin kanaville
1,2,3,4.

0 = ei aktiivista halytysta.

1 = aktiivinen halytys.

POD_COMM_ALM=x,x,x,x

Oksimetrilaitteen tietoyhteyshalytyksen ilmaisin
kanaville 1,2,3,4.

0 = ei aktiivista halytysta.

1 = aktiivinen halytys.

SNS_FLT=x,x,Xx,x

Anturin vikaa ilmaiseva halytys kanaville 1,2,3,4.

0 = ei aktiivista halytysta.
1 = aktiivinen halytys.

Nayton vikaa ilmaiseva halytys.

LCD_FLT=x 0 = ei aktiivista vikaa.

1 = aktiivinen vika.

Alhaisen pariston halytys.
LOW_BATT=x 0 = paristotila ei alhainen.

1 = paristotila alhainen.

Kriittisen paristotilan halytys.
CRIT_BATT=x 0 = paristotila ei kriittinen.

1 = paristotila kriittinen.

Pariston vikaa ilmaiseva halytys.
BATT_FLT=x 0 = ei paristovikaa.

1 = aktiivinen paristovika.

Juuttuneen nappaimen vikaa ilmaiseva halytys.
STK_KEY=x 0 = juuttuneen nappaimen vika ei aktiivinen.

1 = juuttuneen nappaimen vika aktiivinen.

Aanivikaa ilmaiseva halytys.
SND_FLT=x 0 = &anivika ei aktiivinen.

1 = &anivika aktiivinen.

Aanivirhetta ilmaiseva halytys.
SND_ERR=x 0 = Aanivirhe ei aktiivinen.

1 = aanivirhe aktiivinen.
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Taulukko 14. Nonin 1 tiedon tulostusmuoto (jatkuu)

GO NONIN

CKSUM=xxxx

parametrit ja arvot. Ensimmaiset nollia, jos
asianmukaista.

Parametri Arvo Seu'raa
erotinta
Erillisen muistin virhettd ilmaiseva halytys.
EXT_MEM_ERR=x 0 = erillisen muistin virhe ei aktiivinen. \
1 = erillisen muistin virhe aktiivinen.
CRC-16 CCITT (XMODEM)1 kaikki kirjaimella “C”
(“Ch1”) alkavat ja merkkijonoon “CKSUM=" loppuvat <CR><LF>

1 CRC-16 CCITT (XMODEM) algoritmi

Algoritmin yksityiskohdat:
* Ensimmainen arvo: 0

« Polynomiaalinen: x'® + x'2 + x5 + 1 [0x1021]

¢ XORout: 0
« Reflektio: ei mitdan

Testi

+ Aja algoritmi ASCII-merkkijonoa “123456789” vasten

» Tuloksen pitaisi olla 0x31C3
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Nonin 2

HUOMAUTUS: Tama muoto ei ole yhteensopiva kaikkien X-100M-monitorin ominaisuuksien
kanssa.

Baudinopeus 9,600
Erotin Pilkku [0x2C]
Rivin erotin CR [0x0OD] LF [0x0A]
CRC Ei koske

Sarake 1 Sarake 2 Sarake 3 Sarake 4
Nykyinen arvo  |Nykyinen arvo |[Kanavien 1 ja 2 0
Kanava 1 Kanava 2 keskiarvo

Puuttuvan tiedon tuloste -1.
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Nonin 3

GO NONIN

HUOMAUTUS: Tama muoto ei ole yhteensopiva kaikkien X-100M-monitorin ominaisuuksien

kanssa.

Baudinopeus 9,600

Erotin Yksi tai useampi perakkainen valilyonti [0x20]
Rivin erotin LF [Ox0A] CR [0x0D]

CRC Ei koske

Kanavan rSO,

Versio Paivamaara | Kellonaika nimi

Tapahtuma

Tila

lahtéarvo

AUC

UAL

LAL

99.99.99/1/1| kk/pp/vv hh/mm/ss

Nama sarakkeet toistuvat kanavan mukaan

Jatkuu:
Anturitunnus | Anturitunnus | Anturitunnus | Anturitunnus
1 2 3 4
s/n s/n s/n s/n

Versio on 99.99.99/1/1.
Paivamaara: kuukausi, paiva, vuosi
Kellonaika: tuntia, minuuttia, sekuntia

Kanavien nimet:
L = Kanava 1
R = Kanava 2

S1 =Kanava 3
S2 = Kanava 4

rSO,-lukemat puuttuville tietotulosteille 0.

Tapahtuma: 0 = ei tapahtumaa; 1 = sekalainen tapahtuma.

Statusarvot:

1 = Oksimetrilaite yhdistetty ilman anturia (anturivika)

2 = Liiallinen valo (kaytetaan signaalin huonoon laatuun)

4 = Hyva signaalin laatu, oikeita rSO,-lukemia rekisterdidaan
5 = rSO,-ylarajahalytys

6 = rSO,-alarajahélytys

7 = Oksimetrilaite yhdistettyna jarjestelmaan

9 = Melkein tyhjan pariston halytys

11 = Oksimetrilaite ei yhdistettyna jarjestelmaan

Lahtdarvo ja AUC nykyisia arvoja.
UAL on halytyksen ylaraja. 0 = POIS PAALTA.
LAL on halytyksen alaraja. 0 = POIS PAALTA.

A, B, C ovat 0.
Sensor ID (anturin tunnus) on anturin kuvanumero.
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Nonin 4

HUOMAUTUS: Tama muoto ei ole yhteensopiva kaikkien X-100M-monitorin ominaisuuksien
kanssa.

Baudinopeus 9,600

Erotin Yksi tai useampi perakkainen valilyonti [0x20]
Rivin erotin LF [0x0A] CR [0x0D]

CRC Ei koske

Paivamadra| Kellonaika | rSO, | Tapahtuma| Tila |A|B | C | D Antun:unnus Antun;unnus Antun;unnus Anturlf‘unnus

Nama sarakkeet toistuvat kanavan

kk/pp/vv hh/mm/ss mukaan

s/n s/n s/n s/n

Paivamaara: kuukausi, paiva, vuosi
Kellonaika: tuntia, minuuttia, sekuntia
rSO,-lukemat puuttuville tietotulosteille 0.

Tapahtuma: 0 = ei tapahtumaa; 1 = sekalainen tapahtuma
Statusarvot:

1 = Oksimetrilaite yhdistetty ilman anturia (anturivika)

2 = Liiallinen valo (kaytetdan signaalin huonoon laatuun)
4 = Hyva signaalin laatu, oikeita rSO,-lukemia
rekisterdidaan

5 = rSO,-ylarajahalytys

6 = rSO,-alarajahalytys

7 = Oksimetrilaite yhdistettyna jarjestelmaan

9 = Melkein tyhjan pariston halytys

11 = Oksimetrilaite ei yhdistettyna jarjestelmaan

A, B, CjaDovatO.
Sensor ID (anturin tunnus) on anturin kuvanumero.
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Nonin 5

Tama tietomuoto on tarkoitettu tulevaa kayttéa varten. Mallin X-100M monitorin tulevat
paivitykset voidaan sisallyttda tietotulostukseen. Kun naita paivityksiad on saatavana, uusia
sarakeotsikoita voidaan lisdtd mihin tahansa kohtaan tietomuodossa.

Baudinopeus

57,600

GO NONIN

Erotin Pilkku [0x2C]
Rivin erotin CR [0x0D] LF [0x0A]
CRC CRC-16 CCITT (XMODEM)
System Name Esiasetuksen
Paivamaara | Kellonaika | (jarjestelman himi Kanavan tietosarakkeet | Tapahtuma |Vikakoodit| CRC16
nimi)
Kunkin kytketyn kanavan
tietosarakkeet vaihtelevat
yyyy-mm-dd | -hb/mm/ss kytkettyna olevan anturin EXX
mukaan.

Paivamaara: vuosi, kuukausi, paiva

Kellonaika: tuntia, minuuttia, sekuntia

Jarjestelman nimi on jarjestelmalle annettu nimi.

Esiasetuksen nimi on kaytéssa olevan esiasetuksen nimi.

Kanavan tietosarakkeet: seuraavassa on lisatietoa kohdeoksimetrisarakkeista,

pulssioksimetrisarakkeista ja tunnistamattomien oksimetrien sarakkeista.

Tapahtuma: 0 = ei tapahtumaa; 1 = sekalainen tapahtuma.

Error_Code: Lisatietoa virhekoodeista on taulukon 13 virhekoodiosassa.

CRC16 on CRC-16 CCITT".

T CRC-16 CCITT (XMODEM) algoritmi
Algoritmin yksityiskohdat:
» Ensimmainen arvo: 0

« Polynomiaalinen: x'® + x'2 + x5 + 1 [0x1021]

¢ XORout: 0

* Reflektio: ei mitdan

Testi

 Aja algoritmi ASCII-merkkijonoa “123456789” vasten
» Tuloksen pitaisi olla 0x31C3

Kohdeoksimetrisarakkeet

Kun kohdeoksimetri kiinnitetdan signaaliprosessoriin, kanavan tietosarakkeet ovat seuraavat:

| Kanava |

Nimi |

rSO, |

Hbl |

AUC

BL UAL_rSO,

LAL_rSO,

Tila

Kanava on kanavan numero.

Nimi on anturikohdan nimi.
rSO,, Hbl, AUC ja BL ovat nykyisia arvoja. Tyhja jos tietoa puuttuu [naytdssa katkoviivoja].

UAL on nykyinen halytyksen ylaraja-arvo.
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LAL on nykyinen halytyksen alaraja-arvo.
Status maaritetdan seuraavien mukaan ja ovat aktiiveja ylaarvoja:

Bitti 7 Bitti 6 Bitti 5 Bitti 4 Bitti 3 Bitti 2 Bitti 1 Bitti 0
Mittaustarkkuus: Halytyksen alaraja: . . .
0 = Absoluuttinen 0 =Auto rSOy, rSOy, rSO2 | Anturivika | -2lteYhte | Signaalin

_ . _ . ylaraja alaraja rajalla ys katki laatu

1 = Trendit 1 = Manuaalinen

Pulssioksimetrin sarakkeet

Kun pulssioksimetri kiinnitetddn signaaliprosessoriin, kanavan tietosarakkeet ovat seuraavat:

| Kanava | Nimi | SpO, | PR | UAL_SpO, | LAL_SpO, | UAL_PR | LAL_PR Tila
Kanava on kanavan numero.
Nimi on anturikohdan nimi.
SpO,, PR ovat nykyisia arvoja. Tyhja jos tietoa puuttuu [naytdssa katkoviivojal.
UAL on nykyinen halytyksen ylaraja-arvo.
LAL on nykyinen halytyksen alaraja-arvo.
Status maaritetdan seuraavien mukaan ja ovat aktiiveja ylaarvoja:
Bitti 7 Bitti 6 Bitti 5 Bitti 4 Bitti 3 Bitti 2 Bitti 1 Bitti 0
Aanen | oeausen | (sntaaoen| 202 | $102 | pmurvia | LIS | St
ylaraja) alaraja)

Tunnistamattoman oksimetrin sarakkeet

Kun anturia ei ole kiinnitetty signaaliprosessoriin, kanavan tietosarakkeet ovat seuraavat:

|Kanava| Nimi | Tila |

Kanava on kanavan numero.
Nimi on anturikohdan nimi.
Status maaritetdan seuraavien mukaan ja ovat aktiiveja ylaarvoja:

Bitti7 | Bitti6 | Bitti5 Bitti 4 Bitti 3 Bitti 2 Bitti 1 Bitti 0
Ei Ei Ei s | eeos | TUNNistamaton | Laiteyhteys s
Kaytssd | kaytossa | kaytossa | O Kaytossa Eikaytossa anturi katki Ei kaytossa

Printer (Tulostin)

Tama tietojen tulostusmuoto on tarkoitettu toimimaan Dymo LabelWriter SE450 -tarratulostimen
kanssa. Lisatietoja on kohdassa "RS-232-yhteys tulostimeen” sivulla 70.

80



SenSmart-latausohjelmisto

GO NONIN

SenSmart-latausohjelmisto

SenSmart-oksimetriajarjestelmassa on kattavat tietojenhallintaominaisuudet. Luottamukselliset
potilastiedot haetaan jarjestelmasta Bluetoothin tai RS-232-sarjaportin valitykselld SenSmart-
latausohjelmistoa kayttaen. Muistin lataamisen aikana monitorointindytén vasemmalla puolella
on kirjaimet TX ja latauksen edistymista osoittava prosentti.

Kukin datatietue SenSmart-jarjestelmassa tunnistetaan paivamaaran ja kellonajan mukaan.
Isdntdkoneessa tiedostot tunnistetaan taman paivamaaran ja kellonajan perusteella, haetaan ja
tallennetaan joko .txt- tai .pdf-muodossa. Tiedot noudattavat STS-jarjestdn kansallisessa
aikuisten sydankirurgiatietokannassa maaritettyja standardeja.

Tietojenhallintaominaisuuden kayttoohjeet ovat SenSmart-latausohjelmiston kayttboppaassa,
joka on jarjestelman mukana toimitettavassa SenSmart-latausohjelman CD-levyssa.

Jarjestelmavaatimukset

+ Kayttojarjestelma: Windows® 7 (32- ja 64-bittinen), Windows 8 (32- ja 64-bittinen),
Windows 10 (32- ja 64-bittinen)

+ Bluetooth-tietoyhteyslaite tai RS-232-sarjaportti

* 1024 x 768 resoluution monitori

+ CD/DVD-asema

* 50 Mt vapaata tilaa kiintolevylla

SenSmart-latausohjelmiston asentaminen

Noninin SenSmart -potilastietojen hallintaohjelmisto toimii Microsoft Windows-
kayttojarjestelmien kanssa. Sen avulla kayttajat voivat siirtaa taltioitua potilastietoa laitteesta PC-
tietokoneeseen, ja analysoida, raportoida ja arkistoida tietoja.

Ohjelmiston asentaminen:

1. Asenna CD-levy tietokoneen CD/DVD-asemaan.

2. Asennuksen pitaisi kdynnistya automaattisesti. Jos se ei kdynnisty automaattisesti, kaynnista
asennus seuraavasti:

* Windows 7-kayttojarjestelmat: Aseta kaynnistysvalikossa kohdistin hakuruutuun ja
kirjoita D:\setup.exe (jossa D on CD/DVD-aseman kirjain).

*  Windows 8 -kayttojarjestelmat: Napsauta kaynnistysnayttda hiiren kakkospainikkeella ja
nayta sovellusrivi. Valitse sovellusrivilta All apps (kaikki sovellukset) ja sen jalkeen
Computer (tietokone). Kaksoisnapsauta CD/DVD-kuvaketta tai asennuskansiota.
Kaksoisnapsauta setup.exe.

* Windows 10 -kayttojarjestelmat: Avaa Resurssienhallinta. Siirry CD/DVD-asemaan.
Kaksoisnapsauta Setup.exe.

3. Noudata naytdn ohjeita, kunnes ohjelmistoasennus on suoritettu.

4. Ohjeita SenSmart-latausohjelmiston kaytdsta saa avaamalla ohjelmiston ja sitten
Ohjeen > Kayttéoppaan.
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Yllapito ja huolto

Mallin X-100 jarjestelman sisaista digitaalista piiria ei tarvitse kalibroida eikd muuta yllapitoa
tarvita kuin patevan teknisen huoltohenkilén suorittama X-100M-monitorin paristojen
vaihtaminen.

Mallin X-100 jarjestelman osia ei voi korjata paikan paalla. Jarjestelman minkaan osan koteloa
ei saa yrittaa avata eika elektroniikkaa korjata. Kotelon avaaminen voi vaurioittaa osaa ja mitatoi
takuun. Jos laite tai jarjestelma ei toimi kunnolla, lisatietoja on osassa "Vianmaaritys” sivulla 84.

Datrend Systems, Inc:n Oxitest™!US7 -testia (ohjelmaversio 2.5 tai uudempi) voidaan kayttaa
pulssioksimetrin toiminnan varmistamiseen.

f VAROTOIMET:

+ Laitteen ja sen osien havittdmisessa on noudatettava paikallisia ja maakohtaisia
saannodksia ja kierratysohjeita paristot mukaan lukien.

+ Kayta ainoastaan Noninin hyvaksymia paristoja.

* Vaurioituneet paristot aiheuttavat tulipalovaaran. Niita ei saa vaurioittaa, kasitella
vaarin, purkaa, huoltaa tai vaihtaa muihin kuin maaritettyihin osiin.

* Li-ion-akkua ei saa ladata 0 °C:n (32 °F) tai sitd alhaisemmassa lampétilassa, silla
se voi lyhentaa akun kayttéikda huomattavasti.

Puhdistusohjeet

Seuraavat puhdistusohjeet koskevat X-100M-monitoria, X-100SP-signaaliprosessoria,
X-100H-sarjaliitinta, X-100HH -sarjaliittimen koteloa, X-100EC-jatkokaapelia ja
INT-100-valikaapelia.

1. Pyyhi osa pehmealla 10-prosenttiseen valkaisuaine-/90-prosenttiseen vesiliuokseen
kostutetulla pyyhkeella (sisaltaa alle 10 % natriumhypokloriittia). Ala kayta
laimentamatonta valkaisuainetta tai muita pesuliuoksia kuin mita tassa yhteydessa
suositellaan, silla se voi aiheuttaa pysyvia vaurioita laitteeseen.

2. Kuivaa pehmealla pyyhkeelld ja anna kuivua.

VAROITUS: Suojattava altistukselta vedelle tai millekaan muulle nesteelle, joko
verkkovirtaa kaytettaessa tai muulloin.

VAROTOIMI: Al3 aseta laitetta nesteeseen tai puhdista sitd ammoniakkikloridia
sisaltavilla aineilla, isopropyylialkoholilla tai tuotteilla, joita ei ole lueteltu tassa
kayttboppaassa.
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Osat ja lisdvarusteet

Osat ja lisavarusteet

Lisatietoja Noninin osista ja lisavarusteista:

+ Lisatietoja on kayttdopas-CD-levyn osa- ja lisdvarusteluettelossa.

+ Ota yhteytta jalleenmyyjaan tai Noniniin, puh. (800) 356-8874 (Yhdysvallat ja Kanada),
+1 (763) 533-9968 tai +31 (0)13 - 79 99 040 (Eurooppa).

* Verkko-osoite www.nonin.com

VAROITUS: Kayta mallin X-100M monitoria ainoastaan Nonin Medicalin toimittamien
virtasovittimien kanssa.

VAROITUS: Muiden kuin Osat ja lisavarusteet -luettelossa lueteltujen
signaaliprosessoreiden, antureiden, lisdvarusteiden ja kaapeleiden kaytto voi lisata
sahkémagneettista sateilya ja/tai haitata tdman laitteen hairionsietokykya.

VAROITUS: Kaytetdaan ainoastaan Nonin-merkkisten oksimetriantureiden kanssa.
Nama anturit vastaavat Noninin oksimetrien teknisia tarkkuusvaatimuksia. Muiden
valmistajien antureiden kayttoé voi johtaa oksimetrin toimintahairioihin.

GO NONIN
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Vianmééritys

Vianmaaritys

Ongelma

Mahdollinen syy

Mahdollinen ratkaisu

Monitori ei kdynnisty.

Yksikko ei saa virtaa.

Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan.

Monitori ei toimi
paristoteholia.

Akkua ei ole ladattu.

Liitd mallin X-100M monitorin
verkkovirtasovitin ja lataa paristo.

Paristo on toimintakelvoton.

Ota yhteys Noninin tekniseen tukeen
laitteen korjausta tai vaihtoa varten.

Monitorin naytossa
on viestiVerify
sensor types

and limits!

(tarkista anturityypit
ja rajat)

Monitoriin kytketyt anturityypit
eivat vastaa tapaukselle
valitun esiasetuksen kanssa.

Tarkista, etta kytketyt anturit ovat
tapaukselle oikeat. Tarkista
esiasetuksen halytysrajat.

Signaaliprosessori on
Kiinnitetty,

mutta kanava ei ndy
ndytossa.

Signaaliprosessori on
vaurioitunut.

Sammuta monitori ja kdynnista se sitten
uudelleen. Jos signaaliprosessori ei
edelleenkaan nay, avaa System-valikko
(jarjestelma) ja sitten jarjestelmatietojen
ponnahdusikkuna. Jos anturia ei ole
kiinnitettyjen antureiden listalla,
signaaliprosessori ei ole tietoyhteydessa
nayttolaitteeseen. Ota yhteys Noninin
tekniseen tukeen.

Vahintaan yhdessa
kanavassa on viesti
Duplicate X-100SP
(kaksi X-100SP-
signaaliprosessia).

Kaksi samaa
signaaliprosessoria on
kiinnitetty sarjaliittimeen.

Varmista, ettd kahta samaa
signaaliprosessoria ei ole kiinnitetty
sarjaliitimeen. Irrota tai vaihda toinen
kahdesta samasta signaaliprosessorista.

Viivoja (---) %rS0,- tai
%Sp0O,-kentassa.

Anturi tai signaaliprosessori irti.

Tarkasta anturin, valikaapelin ja
signaaliprosessorin seka sarjaliittimen
ja monitorin valiset litdnnat. Varmista,
etta kaikki liitannat ovat kunnolla kiinni.

Mallin X-100M monitorin
naytto ei toimi.

Ota yhteys Noninin tekniseen tukeen.

Anturin signaali ei ole riittava.

rSO,:

Vaihda anturin paikkaa.

Siirrd anturi toiseen paikkaan.
SpO,:

Vaihda anturin paikkaa tai vaihda anturi
toiseen sormeen ja pida anturia
paikallaan vahintaan 10 sekunnin ajan.

Lammita anturin kiinnityskohtaa.
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Ongelma

Mahdollinen syy

Mahdollinen ratkaisu

Viivoja (---) %rSO,-
kentassa.

Anturi on vaurioitunut.

Irrota anturi potilaasta ja tarkkaile
anturin lahettimia jarjestelman ollessa
paalla. Jos lahettimet eivat vilku
punaisina, vaihda anturi. Varmista, etta
uuden anturin molemmat lahettimet
vilkkuvat punaisina.

Viivoja (---) %SpO0,-
kentassa.

Anturi irtosi sormesta.

Kiinnita anturi uudestaan tai kiinnita
anturi toiseen sormeen.

Ei saa
syketaajustietoa
nayttoon.

Potilaan sykesignaali on
heikko.

Vaihda anturin paikkaa tai vaihda anturi
toiseen sormeen ja pida anturia
paikallaan vahintdan 10 sekunnin ajan.
Lammita anturin kiinnityskohtaa.

Verenkierto heikkenee anturiin
kohdistuvan liiallisen paineen
johdosta (anturin ja kovan
pinnan valilld) sen jalkeen, kun
anturi on kiinnitetty sormeen.

Tunnista paineen lahde. Anna kaden
levata puristamatta tai painamatta
anturia kovaa pintaa vasten.

Anturi on kiinnitetty vaarin.

Kiinnita anturi anturin mukana
toimitettujen kayttdohjeiden mukaisesti.

Mahdollista hairiéta yhdesta
seuraavista lahteista:

* valtimokatetri
» verenpainemansetti

» sahkdkirurginen
toimenpide

 infuusioletku

Rajoita tai eliminoi hairid.

Pidikealueen punainen valo ei
pala.

Ota yhteys Noninin tekniseen tukeen.

Ymparilld on liikaa valoa.

Suojaa anturi valolahteelta.

Anturi on kiinnitetty lakattuun
kynteen tai tekokynteen.

Kiinnitd anturi lakattomaan kynteen tai
sormeen, jossa ei ole tekokyntta.

Potilas liikkuu liikaa.

Rajoita potilaan liikkumista.

Vikakoodi tulee
nayttoon.

Monitori on havainnut vian.

Poista vikakoodi naytosta
sammuttamalla monitori ja
kaynnistamalla uudestaan.

Jos vikatilanne jatkuu, merkitse
vikakoodi muistiin ja ota yhteys Noninin
tekniseen tukeen.
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Vianmééritys

Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu
Aktivoi merkkidani uudestaan
2 minuutin halvtvksen painamalla vaimennuspainiketta tai
Monitori on yy odota 2 minuuttia. 2 minuutin kuluttua

hélytystilassa, mutta

merkkidania ei kuulu.

vaimennuspainike on aktivoitu.

halytyksen merkkidanet aktivoituvat
automaattisesti.

Aznenvoimakkuus on saadetty
alhaiselle asetukselle.

Saada aanenvoimakkuutta
System-valikossa (jarjestelma).

Anturin merkkivalo
ei pala.

Signaaliprosessorin
alustusvirhe.

Irrota signaaliprosessori. Odota

5 sekuntia ja kytke signaaliprosessori
takaisin. Jos ongelma toistuu edelleen,
ota yhteys Noninin tekniseen tukeen.

Bluetooth-kuvake on
keltainen.

Vika Bluetooth-moduulin
sisalla.

Ota yhteys Noninin tekniseen tukeen.

Jos ndma toimenpiteet eivat korjaa ongelmaa, ota yhteys Noninin tekniseen tukeen, puhelin
(800) 356-8874 (Yhdysvallat ja Kanada), +1 (763) 553-9968 tai +31 (0)13 - 45 87 130

(Eurooppa).
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Huolto, tuki ja takuu

Huolto ja tuki

Tuotteen palauttamiseen Noninille vaaditaan tuotteen palautusnumero. Tuotteen
palautusnumeron saa ottamalla yhteytta Noninin tekniseen tukeen:

Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, Minnesota 55441-5443 USA

(800) 356-8874 (USA ja Kanada)
+1 (763) 553-9968 (USA:n ja Kanadan ulkopuolella)
Sahkoposti: technicalservice@nonin.com

Nonin Medical B.V.
Doctor Paul Janssenweg 150
5026 RH Tilburg, Hollanti

+31 (0)13 - 45 87 130 (Eurooppa)
Sahkoéposti: technicalserviceinti@nonin.com

nonin.com

VAROITUS: Tama laite on elektroninen tarkkuusinstrumentti ja sen saa korjata
ainoastaan pateva tekninen huoltohenkil6. Laitetta ei voi korjata paikan paalla. Sen
koteloa ei saa yrittaa avata tai elektroniikkaa korjata. Kotelon avaaminen voi
vaurioittaa laitetta ja mitatoi takuun.

Takuu

NONIN MEDICAL, INCORPORATED (Nonin) antaa ostajalle mallin X-100M paristoa ja
INT-100-valikaapelia koskevan 1 vuoden takuun ostopaivasta lukien. Nonin antaa X-100M-
monitorille, X-100SP-signaaliprosessoreille, X-100H-sarjaliittimelle, X-100HH -sarjaliittimen
kotelolle ja X-100EC-jatkokaapeleille 1 vuoden takuun ostopaivasta lukien. Pidennettyja
takuuaikoja on saatavana useimmille Noninin oksimetrimalleille. Lisatietoja saa paikalliselta

Noninin jalleenmyyjalta.

Nonin korjaa tai vaihtaa vialliseksi todetun X-100M-monitorin, X-100SP-signaaliprosessorin,
X-100H-sarjaliittimen, X-100HH - sarjaliittimen kotelon, X-100EC-jatkokaapelin tai
INT-100-valikaapelin tdman takuun mukaisesti maksutta edellyttaen, ettd ostaja on ilmoittanut
Noninille laitevian luonteen ja laitteen sarjanumeron ja etta ilmoitus tapahtuu soveltuvan
takuuajan sisalla. Tama takuu on ostajan ainoa ja yksinomainen korvauskeino minka tahansa
ostajalle toimitetun mallin X-100 jarjestelman osan osalta, joka on todettu jollakin tavalla
vialliseksi, olivat naméa korvauskeinot sopimuksen, kanteen tai lain mukaisia.

Tahan takuuseen eivat kuulu I1ahetyskulut Noninille ja Noninilta asiakkaalle. Ostajan on
vastaanotettava korjatut laitteet Noninin toimitiloissa. Nonin pidattada oikeuden veloittaa
takuunalaisen laitteen korjauksesta, jos sen havaitaan olevan teknisten tietojen mukainen.
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Mallin X-100 oksimetrijarjestelma on elektroninen tarkkuusinstrumentti ja sen saa korjata
ainoastaan pateva tekninen huoltohenkildé. Samoin jos nayttaa silta, etta laitteen on avannut
paikanpaallda NONINin palvelukseen kuulumaton henkild, jos laitetta on kaytetty vaarin tai
laiminlyoty, takuu on kokonaisuudessaan mitaton. Kaikki korjaukset, joita takuu ei kata, tehdaan
Noninin toimitushetkella voimassa olevien normaalien korjaushintojen mukaisesti.

TAKUUN VASTUUVAPAUS:

TASSA KAYTTOOPPAASSA ANNETUT ILMAISTUT TAKUUT OVAT YKSINOMAISIA EIKA
MUITA TAKUITA ANNETA, MUKAAN LUKIEN SAANTOJENMUKAISET, KIRJALLISET,
SUULLISET TAI KONKLUDENTTISET JATIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA
TAI KAUPATTAVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT.
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Tekniset tiedot

HUOMAUTUS: Tama laite noudattaa laaketieteellisten laitteiden biologista arviointia
koskevan ISO 10993 -standardin, osan 1 arviointi- ja testausvaatimuksia.

A VAROTOIMI: Toimintatesteria ei voi kayttaa monitorin tai anturin tarkkuuden arviointiin.

VAROITUS: Radiotaajuusenergiaa kayttavia kannettavia viestintalaitteita, kuten
matkapuhelimia tai radioita (mukaan lukien oheislaitteet, kuten antennikaapelit ja
ulkoiset antennit) ei saa kayttaa 30 cm:n (12 tuuman) sateella

ME-jarjestelman mista tahansa osasta, mukaan lukien valmistajan maarittelemat
kaapelit. Muussa tapauksessa taman laitteen suorituskyky voi heikentya.

Valmistajan ilmoitus

Olennainen suorituskyky

SenSmart X-100 -oksimetriajarjestelman olennainen suorituskyky sisaltaa SpO2-tarkkuuden,
syketarkkuuden, rSO2-tarkkuuden ja raja-arvohalytystilat tai teknisen halytystilan luomisen.
Altistumisella sdhkdmagneettisille hairidille kayttdindikaatioissa lueteltujen ymparistdjen
ulkopuolella saattaa olla vaikutuksia tarkkuuksiin tai halytyksiin. Jos ongelmia ilmenee, siirra
Nonin-jarjestelma paikkaan, jossa ei ole sahkdmagneettisten hairididen lahdetta.

Noudata seuraavassa taulukossa annettuja taman laitteen IEC-standardin 60601-1-2
vaatimustenmukaisuutta koskevia yksityiskohtaisia tietoja.

Taulukko 15. Sahkémagneettinen sateily

Sateilytesti Saannosten-mukaisuus

Tama laite on tarkoitettu kaytettavéksi kdyttbaiheissa madritetysséd sdhkémagneettisessa ymparistéssa.

Suurtaajuussateily

Ryhma 2
CISPR 11
Suurtaajuussateily
Luokka B
CISPR 11
Harmoninen sateily
Luokka A

IEC 61000-3-2

Jannitteenvaihtelut/valkynta

IEC 61000-3-3:n rajoissa
IEC 61000-3-3
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Taulukko 16. Sahkdmagneettinen hairionsieto

Hairionsietotesti

Vaatimustenmukaisuustaso

Tama laite on tarkoitettu kadytettavéaksi kdyttbaiheissa méadritetyssé sdhkémagneettisessa ympéaristossé.

Sahkdstaattinen purkaus (ESD)
IEC 61000-4-2

+8 kV kosketus
+15 kV ilma

Nopeat transientit / purskeet
IEC 61000-4-4

+2 kV - virtajohdot
+2 kV — tulo-/lahtdjohdot

Ylijanniteaalto
IEC 61000-4-5

10,5 kV, £1 kV, £2 kV linjasta maahan
10,5 kV, £1 kV linjasta linjaan

Jannitteen laskut, lyhyet keskeytykset
ja verkkovirran jannitteen vaihtelut

IEC 61000-4-11

0 % UT 0,5 jakson ajan 50 Hz:n taajuudella ja 0, 45, 90, 135,
180, 225 ja 315°:n vaiheella

0 % UT yhden jakson ajan 50 Hz:n taajuudella ja 0°:n vaiheella
70 % UT 25 jakson ajan 50 Hz:n taajuudella ja 0°:n vaiheella
0 % UT 250 jakson ajan 50 Hz:n taajuudella ja 0°:n vaiheella

Verkkotaajuuden (50/60 Hz)
magneettikentta

30 A/m

IEC 61000-4-8

Johdettu radiotaajuus IEC 61000-4-6 |150 kHz — 80 MHz 3Vrms
ISM- ja amatddriradiotaajuudet |6 Vrms
150 kHz — 80 MHz

Sateileva radiotaajuus IEC 61000-4-3 |80 MHz — 2,7 GHz 10 V/Im
380-390 MHz 27 V/m
430-470 MHz 28 V/m
704-787 MHz 9Vim
800-960 MHz 28 V/m
1,7-1,99 GHz 28 V/m
2,4-2,57 GHz 28 V/m
5,1-5,8 GHz 9Vim

Huomautus: Ut on verkkovirtajannite ennen testitasoa.
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Laitteiston vasteaika

Jos anturista tuleva signaali ei ole riittdva, viimeksi mitatut arvot pysahtyvat 20 sekunnin ajaksi

ja niiden tilalle tulee sitten pisteviivat.

GO NONIN

syketiheys

aikavakio

Sp0O,-arvot Vaste Viive

Nopea keskimaarainen SpO, 3 sekuntia tai nopeampi eksponentiaalinen 2 syketta
aikavakio

Syketaajuuden arvot Vaste Viive

Nopea keskimaarainen 3 sekuntia tai nopeampi eksponentiaalinen 2 syketta

Laitteistoviiveet

Viive

Nayton paivitysviive

1,5-2,5 sekuntia*

Halytyssignaalin tuottamisviive

0 sekunnin

* Kaikissa kokoonpanoissa nayton paivitysviive on yleensa alle 2 sekuntia.

Esimerkki - SpO,:n eksponentiaalinen keskiarvotus

SpO,, laskee 1,0 % joka 2. sekunti (5 % 10 sekunnin kuluessa)

Syketaajuus = 75 sykettd/min
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Tassa esimerkissa:

+ SpO,:n keskimaarainen vaste on 6 sekuntia.
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Testausyhteenveto

rSO, Toimintaperiaatteet

Mallin X-100SP signaaliprosessori kayttaa Beer-Lambertin tai Beerin lakiin perustuvia
laskutoimituksia paikallisen happisaturaation maarittamiseen. Beer-Lambertin laki suhteuttaa
valon absorption sen materiaalin ominaisuuksiin, jonka lapi valo kulkee. Lain mukaan yhdisteen
pitoisuuden ja sen lapi kulkevan valon valilla on logaritminen suhde. Yhdisteen pitoisuus voidaan
maarittaa kayttamalla mitattavan yhdisteen absorboimia valoaaltomuotoja. Paikallisessa
oksimetriassa kohdeyhdisteitd ovat hemoglobiini, hapeton hemoglobiini ja kudos.

Oksimetrianturit kayttavat alkuperaista, patentoitua valolahetin- (loistediodit) ja
valotunnistinsarjaa (fotodiodit). Tama sarja mittaa aivojen syvakudoksen absorboimaa valoa
tehokkaasti. Absorption mittaukseen eivat juuri vaikuta pinnalla tai pinnan lahella olevat
ominaisuudet, epasaannollisyydet tai aineet.

SpO, Toimintaperiaatteet

Pulssioksimetria on ei-invasiivinen menetelma, joka lahettda puna- ja infrapunavaloa
perfusoidun kudoksen Iapi ja tunnistaa valtimosykkeiden aiheuttamat vaihtelevat signaalit.
Paljon happea sisaltava veri on kirkkaanpunaista, kun taas vahan happea sisaltava veri on
tummanpunaista. Pulssioksimetri mittaa valtimoveren hemoglobiinin toiminnallisen
happisaturaation (SpO,) tdman varieron perusteella mittaamalla puna- ja infrapunavalon
suhteen maaran vaihdellessa sykkeiden mukaan.

rSO, Tarkkuustestaus
Nonin Medical Inc. suoritti rSO,:n tarkkuustestauksen seuraavasti:

8003CA/8004CA/8204CA

rSO,:n tarkkuustestaus suoritettiin riippumattomassa tutkimuslaboratoriossa indusoitua
hypoksiaa kayttavissa tutkimuksissa vahintaan 18-vuotiailla terveilla, tupakoimattomilla, vaalea-
ja tummaihoisilla tutkittavilla. Antureiden mittaamaa paikallista hemoglobiinin saturaatioarvoa
(rSO,) verrattiin valtimo-/laskimohemoglobiinin happiarvoon (SavO,), joka mitattiin laskimo- ja
valtimoverinaytteista. Aivoverinaytteissa otettiin 70 % laskimoverta ja 30 % valtimoverta. Tama
vastaa normokapnisia olosuhteita. Laskimoveri otettiin oikean kaulalaskimon kupulasta.
Antureiden mittaamien arvojen tarkkuutta voidaan verrata kaasuanalysaattorin mittaamiin
arvoihin rSO,-vaihteluvalilla 45-100 %. Tarkkuus laskettiin kayttaen nelididen keskiarvon
nelidjuuriarvoa (A,s-arvo) kaikkien tutkittavien kohdalla ISO 80601-2-61 -standardin
(Laakinnallinen sahkdlaitteisto — Turvallisuuden erityisvaatimukset ja olennainen suorituskyky
pulssioksimetrilaitteille) mukaisesti.

8004CB/8004CB-NA

rSO,-tarkkuustestaus suoritettiin sydankatetrointilaboratorioissa sairailla poika- ja tyttopotilailla,
joiden ika vaihteli 4 paivasta 10 vuoteen ja joiden ihonvari oli vaalea tai tumma. Antureiden
mittaamaa paikallista hemoglobiinin saturaatioarvoa (rSO,) verrattiin valtimo-/
laskimohemoglobiinin happiarvoon (SavO,), joka mitattiin laskimo- ja valtimoverinaytteista.
Aivoverinaytteissa otettiin 70 % laskimoverta ja 30 % valtimoverta. Laskimoveri otettiin oikean
kaulalaskimon kupulasta. Antureiden mittaamien arvojen tarkkuutta voidaan verrata
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kaasuanalysaattorin mittaamiin arvoihin rSO,-vaihteluvalilla 45-95 %. Tarkkuus laskettiin
kayttden nelididen keskiarvon nelidjuuriarvoa (Ays-arvo) kaikkien tutkittavien kohdalla ISO
80601-2-61 -standardin (Turvallisuuden erityisvaatimukset ja olennainen suorituskyky
pulssioksimetrilaitteille) mukaisesti.

SpO,:n tarkkuustestaus

SpO,:n tarkkuustestaus suoritettiin riippumattomassa tutkimuslaboratoriossa indusoitua
hypoksiaa kayttavissa tutkimuksissa vahintaan 18-vuotiailla terveilla, tupakoimattomilla, vaalea-
ja tummaihoisilla mies- ja naispuolisilla tutkittavilla liiketta sisaltavissa ja likkumattomissa
olosuhteissa. Antureiden mittaamaa valtimohemoglobiinin saturaatioarvoa (SpO,) verrattiin
valtimohemoglobiinin happiarvoon (Sa0,), joka mitattiin verinaytteista laboratorion co-
oksimetrilla. Antureiden mittaamien arvojen tarkkuutta voidaan verrata co-oksimetrin mittaamiin
arvoihin SpO,-vaihteluvalilld 70—100 %. Tarkkuus laskettiin kayttden nelididen keskiarvon
nelidjuuriarvoa (A;ms-arvo) kaikkien tutkittavien kohdalla ISO 80601-2-61 -standardin
(Laakinnallinen sahkolaitteisto — Turvallisuuden erityisvaatimukset ja olennainen suorituskyky
pulssioksimetrilaitteille) mukaisesti.

Syketaajuuden tarkkuustestit (litkke ja ei-liike)

Tama testi mittasi syketaajuuden mittaustulosten tarkkuutta pulssioksimetritesterin tuottamassa
liikeartefaktasimulaatiotilanteessa ja ilman sita. Tama testi maarittaa tayttaako oksimetri ISO
80601-2-61 -standardin syketaajuudelle maarittamat kriteerit simuloiduissa liike-, varina- ja
piikkiolosuhteissa.

Alhaisen verenkierron tarkkuustestaus

Téassa testissa kaytettiin SpO,-simulaattoria ja syketaajuus simuloitiin sdadettavilla
amplitudiasetuksilla eri SpO,-tasoilla oksimetrin luettavaksi. Oksimetrin on yllapidettava
tarkkuutta ISO 80601-2-61 -standardien syketaajuutta ja SpO,-tarkkuutta koskevien sdantéjen
mukaan alhaisimmalla saatavissa olevalla sykkeen amplitudilla (modulaatio 0,3 %).

GO NONIN
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VAROTOIMI: Laite on tarkoitettu kaytettavaksi maaritettyjen vaihteluvalien sisalla.
Kayttoa naiden vaihteluvalien ulkopuolella ei ole testattu ja se voi aiheuttaa oksimetrin
toimintahairion.

Happisaturaation vaihteluvali:
rSO,: 0-100 %
SpO,: 0-100 %

Syketaajuuden vaihteluvili: 18-300 syketta minuutissa

Anturin tarkkuus: Yhteensopivien antureiden tarkkuustiedot ilmoitetaan
anturin kayttdohjeissa. Anturin kayttdohjeet ovat
kayttbopas-CD-levylla.

Mittausaaltopituudet ja antoteho?®: Lisatietoja anturin kayttdéohjeissa. Anturin kayttdohjeet ovat
kayttéopas-CD-levylla.

Halytyksen merkkidanen voimakkuus 15 75dBA

(1 metrin etdisyydelld): 8: 61 dBA

Tiedottavan merkkidanen voimakkuus

(1 metrin etdisyydelld): 67 dBA

Muisti: 840 tuntia (kaytossa 2 kanavaa)

420 tuntia (kaytdssa 4 kanavaa)
280 tuntia (kaytossa 6 kanavaa)

Lampétila (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):

Kayttd: 0-40 °C
Sailytys/kuljetus: -30-70 °C

Kosteus (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):
Kayttd: 15-93 % ei-kondensoiva

Sailytys/kuljetus: Enintdan 93 % ei-kondensoiva

Korkeus merenpinnasta (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):
Kayttd: 0-4000 metrid

Tehovaatimukset (verkkovirta): 100—240 V vaihtovirta 50-60 Hz

a. Tama tieto on erityisen hyodyllistd fotodynaamista hoitoa antaville hoitohenkilGille.
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Sisdinen teho:
Paristo:

Kayttéaika (taysin ladattu paristo ja naytto
oletuskirkkausasetuksella):

Varastointi-ika:

Latausaika 90 % kapasiteettiin:

7,4 voltin litiumioni paristo, 3,8 Ah ladattuna

vahintaan 6 tuntia
vahintaan 3 tuntia
vahintaan 2 tuntia
vahintaan 1 tuntia

kaytossa 1 kanava)

kaytdssa 2 kanavaa)
kaytdssa 4 kanavaa)
kaytdssa 6 kanavaa)

~ o~~~

Vahintaan 20 paivaa

Enintaan 2,5 tuntia

Mitat:
X-100M:
X-100H:

X-100SP:

INT-100:

Leveys 305 mm x korkeus 180 mm x paksuus 130 mm

Leveys 105 mm x korkeus 66 mm x paksuus 22 mm ja
4,0 metrin kaapeli

Korkeus 21,4 mm x paksuus 21,7 mm pituus x 72,7 mm
(mukaan lukien jannityksenpoistin) ja 0,75 metrin kaapeli

Noin 40,6 cm

Paino:
X-100M:
X-100H:
X-100SP:
INT-100:

Noin 900 grammaa
243 g
409

Noin 19 grammaa

Takuu:

X-100M, X-100SP, X-100H, X-100HH,
X-100EC:

X-100M-paristo, INT-100:

1 vuosi

1 vuosi

Luokitukset seuraavien standardien mukaan: IEC 60601-1; CAN/CSA C22.2 nro 601.1; UL60601-1:

Suojaustyyppi:

Suojausaste:

Kayttomuoto:

Siséinen virtaldhde (paristot).
Luokka Il, verkkovirtasovitin.

Defibrillaatiosuojattu tyypin BF sovellettu osa

Jatkuva

Kotelon suojausaste nesteita vastaan:

X-100M, X-100H, X-100SP:

IP32
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Bluetoothin yhdenmukaisuus:

Versio 2.0

Kayttotaajuus: 2,4-2,4835 GHz
Antoteho: <20 dBm
Kayttoalue: 100 metrin sade sisatiloissa

(nakoetaisyydella kytkettyna luokan 1 laitteeseen)

Verkkotopologia:

Tahti

Toiminta:

Bluetooth-lisalaite

Antennityyppi:

Sisainen

Modulaatiotyyppi:

Vaihtotaajuusmodulaatio

Kaistanleveys:

1 MHz

Tuetut Bluetooth-profiilit:

Sarjaporttiprofiili (SPP)

Turvatila:

Tila 2 (palvelutason vaatima turvataso)

Todennus ja salaus:

Pakollinen kaikilla tietokanavilla (lahtevat ja tulevat)

Salausavaimen koko:

Enintdan 128 bittia
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Erillisen monitorin asennusohjeet

Philipsin monitorit

Mallin X-100 yleiskayttdinen SenSmart-oksimetrijarjestelma on tietoyhteydessa Philipsin
potilasmonitorijarjestelman kanssa liitdntamoduulin ja kaapelin (kuvat 32 ja 34) valityksella.
Yksityiskohtaiset ohjeet kohdassa Liitannan kayttéonottaminen.

Osat

* Noninin mallin X-100 oksimetrijarjestelma

 Philipsin IntelliVue ™-potilasmonitorijarjestelma (MP40/50/60/70/90, MX600/700/800,
ohjelmistoversiot H.0 ja uudemmat)

Vuel ink-osat

* Philipsin M1032A nro A05 VuelLink -liitantamoduuli (tyyppi B) ja digitaalinen liitantaajuri
(Philips osanro M1032-60605)

* Vuelink-liitAntakaapeli ja 9-nastainen liitin (Philipsin osanro M1032-61699)
* Philipsin M1032A VueLink-moduulin kayttdopas (Philipsin osanro M1032-9000D)

IntelliBridge-osat

* IntelliBridgen EC10-liitdntamoduuli (Philipsin osanro 865115 #A01), liitantaajuri
IB-ED101-A.2

* IntelliBridgen EC5 ID -moduuli (Philipsin osanro 865114 #104)
» Patch-kaapeli, CATS5 tai parempi, suoraan langoitettu

 Philipsin kayttdohjeet ja huoltotiedot IntelliBridge-liitantaa kayttaville laitteille (Philipsin osanro
4534 642 15921)

Liitdnnan tekniset tiedot

Baudinopeus (mallin X-100M tietoyhteys liitdntdmoduuliin): 19200
Merkkijonon pituus: 8 bittia

Alkubitti: 1

Loppubitti: 1

Pariteetti: Ei mitaan
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X-100M-monitorin yhdistaminen Philipsin monitoriin

Kun X-100M-monitorin ja Philipsin monitorin liitdnta on aikaansaatu, X-100M-monitori siirtaa
kaikki potilastiedot (rSO, ja AUC) seka potilas- ja laitteistohalytykset Philipsin monitoriin.
VueLink-liitantamoduulilla varustettu Philipsin monitori voi nayttaa enintdan 6 numeroa
kerrallaan. IntelliBridgen EC10-liitintamoduulilla varustettu Philipsin monitori voi nayttaa
enintdan 8 numeroa kerrallaan.

Liitdnnan kayttdonotto tarvitsee suorittaa vain yhden kerran. Kun se on suoritettu,
X-100M-monitori ja Philipsin monitori ovat tietoyhteydessa, vaikka X-100M-monitori kytketaan
irti/'yhdistetaan takaisin tai se sammutetaan/kaynnistetaan.

HUOMAUTUKSET:

+ Liitdntaprotokolla on yhdensuuntainen. Philipsin monitori nayttaa X-100M-monitorista
vastaanotetun tiedon, mutta ei voi etaohjata X-100M-monitoria.

« Liitantaprotokollan erityisominaisuuksien johdosta tiedonsiirto X-100M-monitorista Philipsin
monitoriin voi tapahtua muutaman sekunnin viiveella.

X-100M-monitorin kokoonpano

X-100M-monitori on kayttédnottovalmis laite. Sita ei tarvitse maarittaa erityisesti kaytettavaksi
Philipsin monitorin kanssa. X-100M-monitori tunnistaa liitdnnan ja aloittaa tietoyhteyden
automaattisesti.

HUOMAUTUS: Jos X-100M-monitorin kielivalintaa muutetaan kayton aikana, Philipsin
monitorin nayttokieli ei paivity ennen kuin X-100M-monitori sammutetaan ja kdynnistetaan
uudestaan.

Philipsin liitantamoduulin asentaminen ja maarittaminen

Philipsin valtuuttama teknikko asentaa liitAntdmoduulin. Asennuksen aikana teknikko aktivoi
moduulin siten, etta sitd voi kdyttaa minka tahansa erillisen laitteen kanssa, joka tukee liitantaa.

HUOMAUTUS: Seuraavassa annetut ohjeet koskevat Philipsin IntelliVue MP50
-potilasmonitoria. Liitdnnan kayttdonottomenetelmat voivat vaihdella jonkin verran muiden
Philipsin IntelliVue-mallien kyseessa ollen.

Liitdnnén kayttéénottaminen — VueLink
X-100M-monitorin yhdistdminen Philipsin monitoriin:

1. Kytke Philipsin monitori POIS PAALTA.

2. Varmista, ettéd VueLink-liitdntdmoduuli on asennettu Philipsin monitorin
moduulitelineeseen (tdman suorittaa Philipsin valtuuttama teknikko).

3. Yhdista VueLink-liitinkaapeli VueLink-liitdntdmoduuliin (kuva 32).

4. Yhdista VueLink-liitinkaapeli X-100M-monitorin takana olevaan RS-232-sarjaporttiin.
Kiinnita kaapeli kiinni sarjaporttiin ruuveilla.

HUOMAUTUS: RS-232-jatkojohtoja ei saa kayttaa.
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5. Kytke X-100M-monitori paalle.

6. Kytke Philipsin monitori paalle. Varmista, ettéd VueLink-liitdntdmoduulin liitdntavalo palaa.
Tama merkitsee sita, ettd Philipsin monitori on tunnistanut ja maarittanyt moduulin
asianmukaisesti (jos VueLink-litantamoduulia ei ole maaritetty, ota yhteytta Philipsin
valtuuttamaan teknikkoon).

7. Tietoyhteys X-100M-monitorin ja Philipsin monitorin valilla pitaisi toimia noin 45 sekunnin
kuluessa. Kun tietoyhteys on aikaansaatu, X-100M-monitorin vasemmalla puolella nakyy
MPM (moniparametritila) (kuva 33).

VueLink-

liitantamoduuli Philips

MP50
-monitori

VueLink-kaapeli

RS-232-
sarjaportti

Noninin X-100M-monitori -
kuva takaa

HE LD
SOMIN 23:31 23:36 23:41 23:46 23:51 23:56 00:01 Ch 1 L CERE %rs50:

100] 41

Philipsin
kuvake

Kuva 33. Philipsin kuvake X-100M-monitorin naytossa
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Liitdnnén k&yttéénottaminen — IntelliBridge

X-100M-monitorin yhdistdminen Philipsin monitoriin:

1.
2.

s

Kytke Philipsin monitori POIS PAALTA.

Varmista, ettd EC10-liitantamoduuli on asennettu Philipsin monitorin moduulitelineeseen
(tdman suorittaa Philipsin valtuuttama teknikko).

Yhdista IntelliBridge-patch-kaapeli EC10-liitAntamoduuliin (kuva 34).
Yhdista patch-kaapeli IntelliBridgen EC5 ID -moduuliin.

Yhdistd EC5-moduuli X-100M-monitorin takana olevaan RS-232-sarjaporttiin. Kiinnita
moduuli kiinni sarjaporttiin ruuveilla.

HUOMAUTUS: RS-232-jatkojohtoja ei saa kayttaa.
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Kytke X-100M-monitori paalle.

Kytke Philipsin monitori paalle. Varmista, etta liitantdmoduulin litdntavalo palaa.

Tama merkitsee sitd, etta Philipsin monitori on tunnistanut ja maarittanyt moduulin
asianmukaisesti (jos litantdmoduulia ei ole maaritetty, ota yhteytta Philipsin valtuuttamaan
teknikkoon).

Tietoyhteys X-100M-monitorin ja Philipsin monitorin valilla pitaisi toimia noin 45 sekunnin
kuluessa. Kun tietoyhteys on aikaansaatu, X-100M-monitorin vasemmalla puolella nakyy
MPM (moniparametritila) (kuva 33).

IntelliBridge
EC10-
liitdintamoduuli

Philips
MP50
-monitori

Patch-kaapeli
RS-232-
sarjaportti

IntelliBridge
EC5ID
-moduuli

Kuva 34. X-100M-monitorin liitanta IntelliBridge-liitinnalla varustettuun
Philipsin monitoriin
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Philipsin monitorin nayton maaritykset

Noninin X-100M-monitorista Philipsin monitoriin 1ahetetyt numerot vaihtelevat kaytdssa olevan

Philipsin liitntdmoduulin mukaan.

VueLink-liitantamoduuli — Noninin X-100M-monitorin tosiaikaiset rSO,- ja AUC-arvot
lahetetdan Philipsin monitoriin VueLink-litdntdmoduulin kautta. Enintdan 12 arvoa voidaan
siirtdd samanaikaisesti ja enintdan 6 potilasarvoa voidaan nayttaa Philipsin monitorissa.

IntelliBridge EC10 -liitantamoduuli — Noninin X-100M-monitorin tosiaikaiset rSO,- ja
AUC-arvot lahetetaan Philipsin monitoriin EC10-liitantamoduulin kautta. Enintdan 12 arvoa

GO NONIN

voidaan siirtda samanaikaisesti ja enintdan 8 potilasarvoa voidaan nayttaa Philipsin monitorissa.

Kanavien 1-6 oletusarvot ovat rSO,. Kanavien 1-4 rSO,-trendit ovat saatavana Philipsin
IntelliVue MP40- ja IntelliVue MP90-monitoreissa, joiden ohjelmistoversio on vahintaan H.0.

HUOMAUTUS: Philipsin monitori voi nayttaa useita eri litdntdmoduuleja samanaikaisesti.
Ne tunnistetaan seuraavasti: moduuli 1 on AUXILIARY PLUS 1, moduuli 2 on AUXILIARY
PLUS 2 jne. Varmista, etta valitset oikean moduulin.

VuelLink-liitdntamoduulilla varustetun Philipsin monitorin asettaminen
néyttdméaén X-100M-monitorin arvoja

1. Kytke X-100M-monitori Philipsin monitoriin (ohjeet osassa Liitdnnan kayttéonottaminen).

2. Varmista, ettd X-100M-monitori ja Philipsin monitori ovat paalla.

3. Siirry maaritystilaan Philipsin monitorissa valitsemalla Main Setup (paaasetus).

4. Valitse Operating Modes (kayttotilat).

5. Valitse Config (maaritykset).

6. Syo6ta 5-numeroinen maarityssalasana ja paina Enter. Salasana on Philipsin
asetusoppaassa.

7. Philipsin monitori siirtyy maaritystilaan.

8. Valitse Main Setup (paaasetus).
9. Valitse Measurements (mittaukset).

10. Valitse NONIN X-100M (katso seuraavaa huomautusta). NONIN X-100M -asetusikkuna
avautuu.

HUOMAUTUS: Jos tietoyhteyttd X-100M-monitorin ja Philipsin monitorin kanssa ei ole
aikaansaatu, nayton mittausvalikossa ei ndy NONIN X-100M, vaan sen sijaan VueLink X
(jossa X on VueLinkin mallinumero). Valitse VueLink X.

HUOMAUTUS: Kun NONIN X-100M on valittu, Philipsin monitori pysahtyy siksi ajaksi, kun
VueLink synkronoituu uudestaan X-100M-monitorin kanssa. Odota, kunnes arvot tulevat
nayttoon.

11. Paivita valitsemalla Numeric # (numero).

a. Numeroiden oikealle puolelle tulee valintalista, jossa on saatavana ja kaytdssa olevat
arvot. HUOMAUTUS: X-100M-monitorin kanavan numero on kunkin arvon jaljessa
(esim. AUC 1, rSO,-3).

b. Valitse saatavana oleva arvo. Jos arvo on kaytdssa, se nékyy harmaana.
c. Toista tarvittaessa, kunnes kaikki 6 arvoa on nimetty.
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12. Kayttaja voi myods asettaa laitehalytykset (Device Alarms, vaihtoehdot ovat Accepted
(hyvaksytty) tai Ignored (ohitettu) ja oletusvarin (Default Color). X-100M-monitorin arvot
naytetaan valitun varisina.

13. Kun asetukset on tehty, valitse Store to Module (tallenna moduuliin) ja tallenna asetukset
VueLink-moduuliin. Muut valinnat ovat Restore from Module (palauta moduulista) ja
Recall Mod. Def. (palauta moduulin oletusasetukset).

14. Kayttajaa pyydetaan vahvistamaan ja tallentamaan uudet asetukset Please Confirm
-tehtavarivilla. Valitse Confirm (vahvista).

15. Philipsin monitori tallentaa aktiiviset arvot kayttajan oletusasetuksiksi.
16. Sulje NONIN X-100M -asetusikkuna.

17. Sulje Measurements-ikkuna (mittaukset).

18. Sulje Main Setup -ikkuna (paaasetus).

19. Arvo naytetdan Philipsin monitorissa seuraavasti:

a. Valitse Philipsin monitorille asianmukaiset nayttomaaritykset (lisatietoa Philipsin
IntelliVue-potilasmonitorin kayttdohjeiden [Philipsin osanro M8000-9001K]
nayttdmaarityksia koskevassa osassa).

b. Valitse arvon kentta Philipsin monitorissa joko kosketusnayttda tai navigointinuppia
kayttaden. Monitorissa nakyy valkoinen kentta.

c. Valitse valkoinen kentta ja avaa arvon muuttoikkuna (Change Numeric).

HUOMAUTUS: Jos arvon muuttoikkuna ei avaudu, kyseinen kentta ei ole saatavana
X-100M-monitorin arvoille.

d. Selaa 6:n eri arvon valilla.

e. Valitse Philipsin monitorissa naytettava arvo.

f. Toista sama toimenpide kaikkien 6 naytettadvan arvon osalta.
20. Poistu maaritystilasta sammuttamalla Philipsin monitori.
21. Kytke Philipsin monitori takaisin paalle. Monitori on kayttévalmis.

IntelliBridge-liitdntdmoduulilla varustetun Philipsin monitorin asettaminen
néyttéméén X-100M-monitorin arvoja

Kytke X-100M-monitori Philipsin monitoriin (ohjeet osassa Liitannan kayttéonottaminen).
Varmista, ettd X-100M-monitori ja Philipsin monitori ovat paalla.

Siirry maaritystilaan Philipsin monitorissa valitsemalla Main Setup (pdaasetus).

Valitse Operating Modes (kayttotilat).

Valitse Config (maaritykset).

Syo6ta 5-numeroinen maarityssalasana ja paina Enter. Salasana on Philipsin
asetusoppaassa.

Philipsin monitori siirtyy maaritystilaan.
Valitse Main Setup (paaasetus).
9. Valitse Measurements (mittaukset).

10. Valitse Auxiliary Device (lisalaite) (katso seuraavaa huomautusta). Setup Auxiliary
Device -nayttd (lisélaitteen asetukset) avautuu.

o0k wbd =
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HUOMAUTUS: Kun NONIN X-100M on valittu, Philipsin monitori pysahtyy siksi ajaksi, kun
litdntdmoduuli synkronoituu uudestaan X-100M-monitorin kanssa. Odota, kunnes arvot
tulevat nayttoon.

11. Valitse Device Driver (laiteajuri).
12. Valitse Setup Numerics (arvojen asetukset).

a. Numeroiden oikealle puolelle tulee valintalista, jossa on kaytdssa olevat arvot.
HUOMAUTUS:X-100M-monitorin kanavan numero on kunkin arvon jaljessa
(esim. AUC 1, rSO,-3).

b. Arvoja voidaan lisata tai poistaa. Lisda arvo valitsemalla Add (liséa). Arvojen
valintalista tulee nayttéon. Valitse saatavana oleva arvo. Jos arvo on kaytdssa,
se nakyy harmaana.

c. Toista tarvittaessa, kunnes kaikki 8 arvoa on nimetty.
d. Sulje arvojen asetusikkuna.

13. Valitse Open Interface (avaa liitanta) Setup Auxiliary Device -ikkunasta
(lisalaitteen asetukset).

a. Laitehalytykset: Valintoja ovat Accepted (hyvaksytty) tai Ignored (ohitettu).
b. Oletusvari: X-100M-monitorin arvot naytetaan valitun varisina.

14. Sulje Setup Auxiliary Device -ikkuna (lisalaitteen asetukset).

15. Sulje Measurements-ikkuna (mittaukset).

16. Sulje Main Setup -ikkuna (paaasetus).

17. Arvo naytetaan Philipsin monitorissa seuraavasti:

a. Valitse Philipsin monitorille asianmukaiset nayttomaaritykset (lisatietoa Philipsin
IntelliVue-potilasmonitorin kayttdohjeiden [Philipsin osanro M8000-9001K]
nayttomaarityksia koskevassa osassa).

b. Valitse arvon kentta Philipsin monitorissa joko kosketusnayttda tai navigointinuppia
kayttaden. Monitorissa nakyy valkoinen kentta.

c. Valitse valkoinen kentta ja avaa arvon muuttoikkuna.

HUOMAUTUS: Jos arvon muuttoikkuna ei avaudu, kyseinen kentta ei ole saatavana
X-100M-monitorin arvoille.

d. Selaa ylos tai alas 8 eri arvon valilla.

e. Valitse Philipsin monitorissa naytettava arvo.

f. Toista sama toimenpide kaikkien 8 naytettdvan arvon osalta.
18. Poistu maaritystilasta sammuttamalla Philipsin monitori.
19. Kytke Philipsin monitori takaisin paalle. Monitori on kayttovalmis.

Halytykset

Liitantaprotokolla tunnistaa kahdentyyppisia halytyksia: potilashalytykset ja laitteistohalytykset
(tunnetaan myds nimella vikatilanteet).

Vain yksi kummankin tyyppinen halytys voidaan nayttaa Philipsin monitorissa samaan aikaan.
Tasta syysta kullekin halytykselle ja vikatilanteelle on asetettu tarkeysjarjestys. Kaikki muut
kahteen tai useampaan aktiiviseen halytykseen liittyvat toiminnot (esim. naytéssa vilkkuva arvo,
naytosta poistettu arvo) voivat tapahtua samanaikaisesti.
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HUOMAUTUKSET:

* Oletusasetuksena halytykset ovat pois kaytésta. Niiden aktivoiminen vaatii monitorin
maaritystilan kayttdoikeuksia, ja ne voi suorittaa vain tekninen henkilokunta.

« Liitdntdmoduuli ei salli halytyksen merkkidanien aktivoimista Philipsin monitorista
potilaspaikassa X-100M-monitorin aktivoimille halytyksille ja vikatilanteille.

Potilashalytykset

Liitdntaprotokollassa on kahdentyyppisia potilashalytyksia:

* Punaiset hadlytykset: Mahdollisesti hengenvaaralliset tilanteet, jotka vaativat valitonta
huomiota.

» Keltaiset halytykset: Vahemman kriittiset tilanteet. Vaativat huomiota, mutta eivat ole yhta
kriittisen tarkeita.

Halytysviestit

Philipsin IntelliVue-potilasmonitorissa punaiset halytysviestit voidaan nayttaa monitorin nayton
ylaoikealla. Keltaiset halytysviestit voidaan nayttaa monitorin naytdén ylaosan keskella.
Lisatietoja Philipsin monitorin halytysviesteista on kyseisen monitorin asiakirjoissa.

Halytyksen merkkivalot

Philipsin IntelliVue-potilasmonitorissa halytyksen merkkivaloja voi olla monitorin naytén
ylaosassa, vasemmalla puolella. Lisatietoja Philipsin monitorin halytyksen merkkivaloista on
kyseisen monitorin asiakirjoissa.

Taulukko 17. Philipsin monitorin potilashalytykset

X-100M-hilytys tért:'yystjyékrjs:s'}ys Vaikutus Philipsin niyttéén

Arvo vilkkuu.

rSO,, alaraja Punainen ***rSO,LOW naytossa.
Halytyksen merkkivalo vilkkuu punaisena.
Arvo vilkkuu.

rSO,, ylaraja Punainen ***rS0, HIGH (korkea) naytossa.
Halytyksen merkkivalo vilkkuu punaisena.
Arvo vilkkuu.

rSO,, alarajan varoitus |Keltainen **rSO, LOW WARN naytossa.
Halytyksen merkkivalo vilkkuu keltaisena.

HUOMAUTUS: Lisatietoja X-100M-monitorin halytyksista on luvussa Halytykset.
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Laitteistohalytykset

Philipsin monitori nayttaa laitteistohalytykset vikatilanteina. Kukin vikatilanne sisaltaa tietoa joko
kaikkien liittyvien arvojen kelpoisuudesta (yleinen vikatilanne) tai tietyn arvon kelpoisuudesta.
Tiedosta riippuen naytén arvo voi nayttaa erilaiselta Philipsin IntelliVue-monitorissa (esim. se voi
vilkkua tai muuttua kysymysmerkiksi "-?-").

Philipsin IntelliVue-potilasmonitorissa vikatilanteet voidaan nayttda monitorin naytén
vasemmassa ylakulmassa. Vikatilanteiden viestit ovat sinisia. Lisatietoja Philipsin monitorin
laitteistohalytyksista on kyseisen monitorin asiakirjoissa.

Taulukko 18. Philipsin monitorin laitteistohélytykset

X-100M-hilytys (keskitason halytykset) Vaikutus Philipsin naytto6n

Numeroarvot poistuvat ndytosta.

Oksimetrilaitteen yhteysvika . e
rSO, SP COMM ERR naytossa.

Numeroarvot poistuvat naytosta.
rSO, SENSOR FAULT naytossa.

Anturivika

? numeroarvon vieressa.

Anturihalytys (signaalin laatuhalytys
ytys (sig ytys) rSO, SENSOR ALARM néytossa.

Numeroarvot poistuvat naytosta.
rSO,UNAVAILABLE naytossa.

Akun varaus alhainen SENSMART LOW BATT naytossa.
Paristo melkein tyhja SENSMART CRIT BATT naytossa.

Anturin halytys (rSO,-tietoa ei saatavana)

Numeroarvot poistuvat naytosta.
SENSMART ERROR naytossa.

Vikakoodit
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