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Nonin SenSmart™ universalsystem for oksymetri, modell X-100, er et modulsystem som brukes
til samtidig maling, visning, overvakning og registrering av opptil seks (6) kanaler for funksjonell
oksygenmetning i arterielt hemoglobin (SpO,) og pulsfrekvens eller cerebral eller somatisk
oksygenmetning i hemoglobin (rSO,) i blod under sensoren. Gjennom bruk av
SenSmart-kompatible sensorer kan systemet brukes pa voksne, barn, spedbarn og nyfadte.

SenSmart-systemet kan brukes pa sykehus, langtidsinstitusjoner, klinikker, sgvnlaboratorier, og
subakutte omgivelser. X-100 SenSmart-systemet kan brukes til stikkpravetaking og kontinuerlig
overvakning med pasientalarmer. Funksjonaliteten med SenSmart pulsoksymetri (SpO,) egner

seg til bruk bade med og uten bevegelse, og til pasienter med god eller darlig perfusjon.

Kliniske fordeler

Nonin-pulsoksymetre muliggjer styring av pasienters medisinske tilstander ved a gi rask,
ngyaktig, ikke-invasiv oksygenmaling i sanntid for & mate pasientenes medisinske behov.

Gjenvaerende risiko

De gjenveerende risikoene dekkes av advarsler og forsiktighetsregler.

Advarsler

Utstyret skal ikke brukes i MR-omgivelser.

Eksplosjonsfare: Ma ikke brukes i en eksplosiv atmosfeere eller hvis brannfarlige anestesimidler eller gasser er
til stede.

Systemet skal ikke brukes pa flere pasienter samtidig.

Se bruksanvisningen for den aktuelle sensoren for ytterligere kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler.

Denne enheten er kun beregnet som en tilleggsanordning i vurdering av pasienter. Den skal ikke brukes som
eneste grunnlag for diagnose eller avgjgrelser om behandling. Utstyret skal brukes i kombinasjon med andre
metoder ved evaluering av kliniske tegn og symptomer.

Bruk bare signalprosessorer for oksymetri, sensorer og tilleggsutstyr fra Nonin, ellers kan det oppsta skade pa
pasienten. Disse sensorene er produsert for & oppfylle presisjonsspesifikasjonene for dette utstyret. Bruk av
sensorer fra andre produsenter kan fare til at oksymeteret ikke fungerer som det skal.

Inspiser pafgringsstedene for sensoren(e) i samsvar med sensoranvisningene, for & pase at sensoren(e)
plasseres riktig og at huden er hel. Pasientens sensitivitet overfor sensoren kan variere med helse- eller
hudtilstand.

Unnga for sterkt trykk pa paferingssted(ene) for sensoren, da dette kan skade huden under sensoren.

Kontroller alltid utstyret far bruk. Bruk ikke enheter eller sensorer som er defekte. Les bruksanvisningen for
sensoren ngye fgr den tas i bruk. Bruksanvisningen inneholder informasjon som gjelder bruk av den enkelte
Sensor.

Hindre feilaktig ytelse og/eller pasientskade ved & kontrollere kompatibiliteten til overvakingsapparatet,
sensoren(e) og tilleggsutstyr far bruk.

Det er ikke tillatt & modifisere apparatet, da dette kan pavirke apparatets ytelse.
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Advarsler (fortsatt)

Kontroller at alle alarminnstillinger og grenser er riktige nar systemet startes opp.

Pass pa at utstyret ikke kommer i kontakt med vann eller annen vaeske, uansett om utstyret er koblet til
vekselstram eller ikke.

Enheten skal kun brukes med det stremforsyningsutstyret som er spesifisert av Nonin.

Som med alt medisinsk utstyr skal pasientledninger og koblinger ledes forsiktig rundt pasienten for a redusere
risikoen for sammenfloking, kvelning eller snubling.

Ved ekstern overvaking skal X-100M overvakingsenhet bare brukes innenfor den angitte rekkevidden
(dvs. innenfor en sfaerisk radius pa ca. 100 meter fra det eksterne stedet). Plassering utenfor dette omradet kan
fare til at fiernovervakingsstedet mottar mangelfulle data eller mister data helt.

Hvis feilkoden E06 vises pa skjermen, er minnet fiernet.

Hvis feilkoden EQ9 vises pa skjermen, er forhandsinnstillingene slettet.

Hvis feilkoden E10 vises pa skjermen, er utstyrets konfigurasjon slettet.

Dette utstyret slar seg av etter ca. 30 minutter nar alarmtilstanden for lavt batteri inntreffer.

Hvis utstyret plasseres ved siden av eller oppa andre enheter, ma det holdes under naye oppsyn for a sikre at det
fungerer som det skal.

Batteripakken ma hele tiden veere installert sa lenge utstyret er i bruk — selv nar systemet gar pa vekselstrem.
Utstyret skal IKKE brukes uten at batteripakken er installert.

Bruk av andre signalprosessorer, sensorer, tilleggsutstyr eller kabler enn det som star oppfert pa listen over deler
og tilleggsutstyr, kan medfgre gkt elektromagnetisk straling og/eller nedsatt utstyrsimmunitet.

Utstyrets tilkallings- og Bluetooth-funksjon skal ikke brukes som primaert alarmvarsel.

Brukeren ma bekrefte utstyrets opprettede tilknytning til Bluetooth for & vaere sikker pa at fiernovervakingen
foretas pa riktig pasient.

Kontroller at volumet pa alle alarmer er riktig innstilt, slik at de kan hgres under alle forhold. Pass pa at
hgyttalerne ikke dekkes til pA noen som helst mate.

Dette utstyret er et elektronisk presisjonsinstrument og ma repareres av kvalifisert personell med teknisk
kompetanse. Reparasjon av utstyret pa anvendelsesstedet er ikke mulig. Prov ikke & apne huset eller & reparere
elektroniske deler. Apning av huset kan skade utstyret og gjgre garantien ugyldig.

Enheten ma kunne male pulsen ordentlig for & kunne beregne en ngyaktig maleverdi for SpO,. Kontroller at
ingenting hindrer maling av puls fgr maleverdien for SpO, regnes som palitelig.

Bruk av dette utstyret under minimumsverdien for amplitude pa 0,3 % modulasjon kan forarsake ungyaktige
resultater for SpO..

Bruk av elektronkirurgiske enheter (ESU) kan pavirke avlesninger av dette utstyret. Hold instrumenter for
elektrokirurgi/elektrokauterisering pa god avstand fra sensorer og signalprosessorer, da slike kan forarsake skade
eller medfare feilmalinger.

Nar pasienten tilfares defibrilleringsspenning, kan X-100M overvakingsenhet ga tilbake til et menyskjermbilde.
X-100M gar tilbake til overvakingsskjermbildet nar menyskjermbildet forsvinner som felge av tidsavbrudd
(2 minutter) eller hvis operataren griper inn (ved a trykke pad menyknappen).

Det er brukerens ansvar a implementere grensesnittet mellom tilkallingssystemet og modell X-100M samt & teste
grensenittet mellom modell X-100M og tilkallingssystemet for a pase at det fungerer som det skal. X-100M
overvakingsenhet er ikke evaluert med spesifikke tilkallingssystemer.

Det kan oppsta fare hvis ulike forhandsinnstillinger brukes pa flere X-100M overvakingsenheter i ett pleieomrade.




Indikasjoner for bruk / Tiltenkt bruk / Tiltenkt formal

GO NONIN

Advarsler (fortsatt)

Baerbart kommunikasjonsutstyr som mobiltelefoner og radioer (inkludert eksterne enheter som for eksempel
antennekabler og eksterne antenner) bar ikke brukes naermere enn 30 cm (12 tommer) til alle deler av
ME-systemet, inkludert kabler spesifisert av produsenten. Ellers kan ytelsen fra utstyret bli redusert.

Se bruksanvisningen for den aktuelle sensoren for ytterligere kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler.

/\ Forholdsregler

Verdien av rSO,-data fra systemet er ikke pavist ved bestemte sykdomstilstander, forekomst av
hemoglobinopatier eller kliniske tilstander som kan pavirke blodvolum, eller ved hypokapni eller hyperkapni.

Nar denne enheten brukes i en operasjonsstue, ma den alltid veere utenfor det sterile feltet.

Hvis overvakingsenheten monteres pa en flyttbar stang, og den monteres hgyere opp pa stangen enn 1,5 meter,
eller hvis utstyr som veier mer enn 2 kg monteres pa stangen, kan stangen velte slik at det oppstar skade pa
person eller utstyr.

Dette utstyret er godkjent i henhold til IEC 60601-1-2 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for medisinsk
elektrisk utstyr og/eller systemer. Hensikten med denne standarden er & gi rimelig beskyttelse mot skadelig
interferens i vanlige medisinske installasjoner. Hgye interferensnivaer fra radiofrekvent senderutstyr og andre
elektriske stgykilder pa sykehus og i andre omgivelser, kan — pga. kildens nzerhet eller styrke — forstyrre
funksjonen av dette utstyret. Nar det gjelder elektrisk utstyr i medisinske omgivelser, ma det tas spesielle
forholdsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet, og alt utstyr ma installeres og brukes i henhold
til informasjonen om elektromagnetisk kompatibilitet i denne handboken.

Eksponering for radiofrekvent straling. Den utstralte strameffekten til skiermenheten er langt under grensene for
radiofrekvenseksponering som FCC (Federal Communications Commission) har fastsatt. Enheten ber likevel anvendes
pa en slik mate at menneskelig kontakt reduseres til et minimum under normal bruk. For & unnga overskridelse av FCCs

eksponeringsgrenser for radiofrekvens, ma brukeren oppholde seg i en avstand pa minst 20 cm fra skjermenhetens
interne antenne under vanlig drift. Monitoren er blitt testet og overholder alle grenser for eksponering.

Dette utstyret skal male regional oksygenmetning av hemoglobin i blod under sensoren nar det brukes med
SenSmart regionale oksymetrisensorer. Faktorer som kan nedsette ytelse eller innvirke pa ngyaktigheten av

malingen inkluderer fglgende:

- ekstra sterk rombelysning eller direkte - feil sensortype
sollys - hudbarrierer som anvendes mellom

- for mye bevegelse sensoren og pasientens hud

- elektrokirurgisk interferens - anemi eller lav

- metallplate eller et annet hemoglobinkonsentrasjon
fremmedlegeme i sensorbanen - indocyanin grgnn eller andre

- fuktighet pa huden intravaskulaere fargestoffer eller

- sensor som er feil pasatt vevsfargestoffer

- plassering over benutspring

- karboksihemoglobin og andre
dyshemoglobiner

- hemoglobinpatier

- billirubinemi og/eller ikterus (gulsot)

- ikke-normokapniske lidelser eller
andre lidelser som innvirker pa
blodvolum

Dette utstyret skal male prosentandelen av arteriell oksygenmetning i funksjonelt hemoglobin nar det brukes
med SenSmart sensorer for pulsoksymetri. Fglgende faktorer kan svekke pulsoksymeterets ytelse:

- instrumenter som hindrer
blodsirkulasjonen (arteriekatetre,

- for sterk rombelysning

- for mye bevegelse

- elektrokirurgisk interferens
- fuktighet i sensoren osV.)

- sensor som er feil pasatt - feil sensortype

- karboksyhemoglobin - darlig pulskvalitet
- methemoglobin - vengs pulsasjon

blodtrykksmansijetter, infusjonsslanger

- anemi eller lav
hemoglobinkonsentrasjon

- kardiovaskuleere fargestoffer

- dysfunksjonelt hemoglobin

- kunstige negler eller neglelakk

- rester (f.eks. av tegrket blod, smuss,
fett, olje) i lysbanen

Batteriene utgjer en brannfare hvis de er skadet. Unnga a skade, feilhdndtere, demontere, reparere eller erstatte

utstyret med uspesifiserte komponenter.
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/\ Forholdsregler (fortsatt)

Lad ikke litiumionbatterier ved 0 °C eller lavere temperaturer, da dette kan medfere betraktelig redusert batterilevetid.

Sensoren skal ikke settes pa apne sar, incisjoner eller skadet hud. Inspiser sensorstedet/-ene for sensoren(e)
settes pa.

Inspiser stedene der sensoren(e) skal settes pa, i samsvar med sensoranvisningene, for a sikre at sensoren(e)
plasseres riktig og at huden er hel. Pasientens sensitivitet overfor sensoren kan variere med helse- eller
hudtilstand.

Dette utstyret skal ikke autoklaveres, steriliseres, legges i eller sprayes med vaeske, eller rengjeres med kaustiske
rengjeringsmidler eller skuremidler. Bruk ikke rengjaringsmidler eller -produkter som inneholder salmiakk.

Folg lokale og nasjonale bestemmelser og instruksjoner for gjenvinning med hensyn til kasting eller resirkulering
av utstyret og tilhgrende komponenter, inkludert batterier. Bruk bare batteripakker som er godkjent av Nonin.

Produktet skal ikke kastes som usortert restavfall, jfr. WEEE-direktivet (EU-direktiv om kasting av elektrisk og
elektronisk avfall) — 2002/96/EC. Utstyret inneholder WEEE-materialer. Ta kontakt med forhandler nar det gjelder
retur eller resirkulering av utstyret. Hvis du ikke er sikker pa hvordan du kommer i kontakt med forhandleren, kan
du ringe Nonin for & fa forhandlerens kontaktopplysninger.

Data skrives kontinuerlig til minnet sa lenge utstyret er slatt pa. Nar minnet er fullt, blir den eldste malingen
overskrevet nar nye data skrives.

Hvis alarmgrensene konfigureres med ekstreme verdier, kan alarmsystemet bli ubrukelig.

En forhandsinnstilling kan ikke lagres med nedre alarmgrenseverdier for %rSO, eller %SpO, som er lavere enn
standardinnstillingene ved institusjonen. Nedre alarmgrenser for rSO, og %SpO, som er lavere enn
standardinnstillingene ved institusjonen, erstattes med institusjonens standardinnstilling(er) i forhandsinnstillingen.

Ved oppstart aktiveres en 2-minutters alarmdemping automatisk.

En funksjonell tester kan ikke brukes til & beregne nayaktigheten av oksymeterets monitor eller sensor.

Hvis dette utstyret ikke virker som beskrevet, skal det ikke brukes fgr situasjonen er korrigert av kvalifisert
personell med teknisk kompetanse.

Mellom pasienter slas X-100M overvakingsenheten av (klar-modus) eller start en ny pasient (pasientmenyen).
Hvis dette ikke blir gjort, kan baseline-verdiene for neste pasient bli ungyaktige. Nar utstyret slas pa eller en ny
pasient opprettes, slettes grunnlinjeverdiene i overvakingsenheten, grenseverdiene tilbakestilles til
standardverdiene og en ny pasientoppfering startes i dataminnet.

Ved overvaking av SpO,, er det mulig at utstyret ikke fungerer ved redusert sirkulasjon. Varm eller gni fingeren
eller plasser utstyret pa nytt.

Under visse omstendigheter kan utstyret tolke bevegelse som god pulskvalitet under overvaking av SpO».
Pasienten bgr derfor bevege seg sa lite som mulig.

Koble ikke mer enn ett koblingspunkt til systemet. Systemet vil ikke fungere.

Bruk ikke skjgteledning mellom overvakingsenheten og koblingspunktet. Systemet vil ikke fungere.

Duplikate signalprosessorer kan ikke brukes samtidig og vil fare til feilmelding.

Koble ikke til flere skjateledninger mellom overvakingsenheten og en signalprosessor eller mellom
koblingspunktet og en signalprosessor.

Unnga & bergre de tilgjengelige koblingspinnene og pasienten samtidig.

Utstyret skal brukes innenfor de angitte rekkeviddene. Bruk utenfor disse rekkeviddene er ikke testet og kan fare
til feilytelse ved oksymetri.

Alle deler og alt tilleggsutstyr som er koblet til serieporten pa dette utstyret, skal veere sertifisert i samsvar med
minst IEC-standard EN 60950, IEC 62368-1 eller UL 1950 for databehandlingsutstyr.
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/\ Forholdsregler (fortsatt)

Hvis det oppstar feil pa en nettverkskobling (seriekabel / koblinger / tradlgse tilkoblinger), kan data ga tapt under
overfaring.

Se bruksanvisningen for den aktuelle sensoren for ytterligere kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler.

Faer du begynner fgrste gang og fer du lagrer denne skjermen, ma du lade batteriet helt opp.

Hvis ikke i kontinuerlig bruk, lad batteriet fullt opp med seks maneders mellomrom.

Samsvarserklaering med regler for
elektromagnetisk kompatibilitet fastsatt av FCC
(Federal Communications Commission, USA)
og Canadian Ministry of Health

(kanadisk helsedepartement)

* Nonin Medical, Inc., 13700 1st Avenue North, Plymouth, Minnesota, 55441, USA, erkleerer pa
eget ansvar at modell X-100M, som denne erklaeringen gjelder for, oppfyller reglene i del
15 i FCC-reglene. Bruk er avhengig av fglgende to vilkar: (1) Enheten kan ikke forarsake
skadelig interferens, og (2) enheten ma godta eventuell interferens som mottas, herunder
interferens som kan forarsake ugnsket funksjon.

* Ministry of Health (Canada), sikkerhetsregel 6: Standardene har en god
sikkerhetsmargin som skal ivareta alle personers sikkerhet, uansett alder og helsetilstand.
| eksponeringsstandarden for tradlgse mobiltelefoner brukes en bestemt maleenhet,
SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen som er fastsatt av FCC, er 1,6 W/kg.

Meddelelse fra Federal Communications Commission
(FCC)

Dette utstyret er testet og overholder grensene for digitalt utstyr i klasse B, jfr. del 15

i FCC-reglene. Disse grensene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i
boliginstallasjoner. Dette utstyrer genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi.

Hvis utstyret ikke installeres og brukes i samsvar med anvisningene, kan det forarsake skadelig
interferens pa radio- eller tv-signaler. Dette kan fastslas ved & sla utstyret av og pa. Brukeren
ber prove & lgse problemet ved hjelp av ett av flere av falgende tiltak: (1) Vri pa eller flytt
mottakerantennen, (2) gk avstanden mellom utstyret og mottakeren, (3) koble utstyret til en
stikkontakt i en annen krets enn den som mottakeren er koblet til eller (4) fa hjelp av forhandler
eller erfaren radio-/fiernsynstekniker.

Modell X-100M er designet og produsert for ikke a overstige utslippsgrensene for eksponering
for radiofrekvensenergi som er fastsatt av FCC (Federal Communications Comission) i USA.
Disse grenseverdiene er en del av et sett med omfattende retningslinjer og fastsetter tillatte
nivaer av radiofrekvensenergi for allmennheten. Disse retningslinjene er basert pa
sikkerhetsstandarder som er utarbeidet tidligere av bade amerikanske og internasjonale
standardiseringsorganer. Denne EUT-enheten ("Equipment Under Testing" — utstyr under
testing) har vist seg a kunne etterleve lokale SAR-verdier (Specific Absorption Rate) for
eksponeringsgrenser for ukontrollerte omgivelser/generell befolkning, som angitt i ANSI/
IEEE-standard. C95.1-2005.
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FCC krever at brukeren skal underrettes om at eventuelle endringer eller modifikasjoner pa

dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av Nonin Medical, Inc., kan frata brukeren retten
til & bruke utstyret.

MERK: Det er ikke tillatt & modifisere denne enheten pa noen som helst mate som kan virke
inn pa eller endre antennen eller antennekonfigurasjonen.
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| dette kapitlet beskrives symbolene pa modell X-100M-systemet og emballasjen. Les mer om
funksjonssymboler under «Systemkomponenter og konfigurering» pa side 13.

Tabell 1. Symboler pa etiketter og emballasje

Symbol

Beskrivelse

OBS!

Se bruksanvisningen.

Folg bruksanvisningen.

UL-merket for Canada og USA nar det gjelder elektrisk stat, brann og
mekaniske farer i samsvar med:

- ANSI/AAMI ES60601-1 (2005, tredje utgave), CAN/CSA C22.2
nr. 60601-1 (2008, tredje utgave), ISO 80601-2-61:2011,
IEC 60601-1-8:2006

+ UL 60601-1 og CAN/CSA C22.2 nr. 601.1

Ce0123

CE-merking som indikerer samsvar med alle aktuelle direktiver, ogsa
EU-direktiv nr. 93/42/EEC angaende medisinsk utstyr.

[l

Klasse Il, dobbel isolasjon.

SN Serienummer.
Beskyttet mot vanndraper som faller loddrett nar dekselet er vippet opptil
IP32 15 grader, og mot inntrengning av faste fremmedlegemer som er minst 2,5

mm i diameter, jfr. IEC 60529.

Likestram

Type BF-del som kommer i kontakt med pasienten (X-100M, X-100H)

15451 |

Egen avfallsinnsamling for elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).

=
IO
N

Ikke-ioniserende elektromagnetisk straling. Utstyret inneholder
radiofrekvenssendere. Interferens kan forekomme i naerheten av utstyr
som er merket med dette symbolet:

Defibrillatorsikker BF-anvendt type (pasientisolasjon mot elektrisk stat).
(X-100SP)

Skal ikke kastes.
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Tabell 1. Symboler pa etiketter og emballasje (fortsatt)

Symboler

Symbol

Beskrivelse

O

Unnga & dra i kabelen. Trekk ut kontakten, og fiern.

STERILE

Ikke sterilisert

1:))(Only

Resept kreves.

®

Utrygg ved bruk i MR-miljger

EU|REP

Autorisert representant i EU.

CH |REP

Autorisert representant i Sveits

For flere symboler, besgk www.nonin.com/symbols.
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X-1005P not connected

1 12 13

Figur 1. Symboler pa overvakingsskjermbildet (firekanals visning)

Tabell 2. Symboler og indikatorer pa X-100M-overvakingsskjermbildet

Nr. Symbol Beskrivelse
1 Hendelsesmarkorer
Eksempel: |Hendelsesmarkarer (A, B, C, D osv.) vises gverst i
A B overvakingsskjermbildet og vises nar brukeren trykker pa

hendelsesmarkgrknappen.

2 Eksempel: Tlldsskala . .

30 MIN Tidsskalaen vises nedenfor hendelsesmarkgrene og angir hvor mye

datatid som vises pa skjermen.

3 v Rullemarker
Den gule rullemarkgren finnes nedenfor tidsskalaen og gjer det mulig a
vise rSO,- eller SpO,-malingen for en kanal pa et bestemt tidspunkt pa
trendlinjen.
Rullemarkgren vises ikke fgr brukeren trykker pa venstre
navigasjonsknapp.

4 Markgrverdier

Nar rullemarkaren er aktiv, vises oksymetriverdier for markaren
(rSO,, eller SpO,) i en gul boks pa venstre side av skjermen.

MERK: Pulsfrekvensverdier vises ikke i markgrverdiene.
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Tabell 2. Symboler og indikatorer pa X-100M-overvakingsskjermbildet (fortsatt)

Nr. Symbol Beskrivelse

5 Ch Kanal

Denne indikatoren vises gverst pa hver kanal og angir kanalnummeret
(Ch 1, Ch 2 osv.). Hvis det er konfigurert et navn pa sensorstedet, vises
dette til hgyre for kanalindikatoren.

6 % SO, Regional maling av oksygenmetning i hemoglobin

eller MERK: %rSO, vises nar en absolutt regional sensor er koblet til en
o signalprosessor. %rSO, -T vises nar en trendangivende regional
/OrSOZ'T sensor er koblet til en signalprosessor.

%rSO, vises fra 0 til 100 % nar en signalprosessor mottar et tilstrekkelig
signal fra en tilkoblet regional sensor.

Bakgrunnen for kanalskjermbildet blinker:

» Gult ved alarmtilstander med middels prioritet (utstyrsalarmer og
rSO,-verdier som er 5 % eller mindre over nedre alarmgrense for
rSO,).

* Radt ved alarmtilstander med hay prioritet rSO, (konfigurert etter
gvre og nedre alarmgrenser for rSO,).

7 BL Grunnlinje
Nar overvakingsenheten slas pa, vises bare streker i
grunnlinjevisningen til brukeren angir grunnlinjeverdier.

Brukeren ma angi grunnlinjeverdier for hver ny pasient.

* Anvisninger for konfigurering av grunnlinjeverdier til gjeldende
rSO,-verdier star oppfert under «Konfigurere alle grunnlinjeverdier
for rSO,-kanalen til gjeldende %rSO,-verdier» pa side 32.

* Anvisninger for konfigurering av grunnlinjeverdiene separat eller for
endelige justeringer i grunnlinjeverdiene star oppfert under
«Konfigurere individuelle grunnlinjeverdier» pa side 40.

8 AUC Area Under the Curve (omrade under kurven — kumulativ metning
under nedre alarmgrense)

rSO,-verdier under alarmgrensen for lavt niva for hver kanal blir
integrert sammen, og verdiene vises som kumulativ metning under
alarmgrense for lavt niva. Dette er ogsa kjent som AUC («Area Under
the Curve»). Verdien males i % minutter (%omin). Nar en grunnlinjeverdi
endres, beregnes AUC pa nytt fra begynnelsen av den gjeldende
malingen.

AUC beregnes ikke hvis nedre grenseverdi for %rSO, er AV for

en kanal.

MERK: For at AUC-visningen skal stemme med STS’ (Society of
Thoracic Surgeons) databasedefinisjon, ma nedre alarmgrense for
hver kanal konfigureres 25 % lavere enn pasientens grunnlinjeverdi.

10
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Tabell 2. Symboler og indikatorer pa X-100M-overvakingsskjermbildet (fortsatt)

Nr.

Symbol

Beskrivelse

9

Eksempel:

Alarmgrense for nedre niva
Nedre alarmgrense fastslas av nedre innstilling for %rSO, og vises slik:

 Tallverdi — Vises til hgyre for trendlinjediagrammet. Fargen pa
verdien samsvarer med fargen pa den tilknyttede kanalen.

* Hvit, stiplet linje — Vises bare i et diagram nar diagrammet viser én
enkelt trendlinje for rSO,. Den stiplede linjen vises ikke nar flere
trendlinjer vises i ett diagram.

MERK: Overvakingsskjermen viser ikke en nedre alarmgrense hvis
kanalens innstilling for nedre grense for %rSO, er AV.

10

Prosentandel funksjonell oksygenmetning i hemoglobin

%SpO,-data vises fra 0 til 100 % nar en signalprosessor mottar et
tilstrekkelig signal fra en tilkoblet pulsoksymetrisensor.

Bakgrunnen i SpO,-delen av kanalvisningen blinker radt ved SpO,-
alarmtilstander med hgy prioritet (som angitt ved @vre og nedre
alarmgrenser for SpO,) og alarmtilstander for lav perfusjon.

11

PR

Pulsfrekvens og soylediagram for pulsfrekvens

Pulsfrekvensdata vises sammen med %SpO,-visningen nar en kanal er
konfigurert for 8 male pulsoksymetri. Sgylediagrammet viser pulsstyrke,
som malt av oksymeteret. Hayden pa seyledigrammet er proporsjonal
med pulsamplituden.

Bakgrunnen i pulsfrekvensdelen av kanalvisningen blinker rgdt ved
pulsfrekvensalarmer med hgy prioritet (som angitt ved gvre og nedre
alarmgrenser for pulsfrekvens) og alarmtilstander for lav perfusjon.

12

Sensorfeil

Denne gule indikatoren blinker hvis en sensor frakobles eller har sviktet
eller ikke mottatt brukbare data de siste 90 sekundene, eller hvis den
ikke er kompatibel med overvakingsenheten.

13

Darlig signal
Denne gule indikatoren blinker nar pasientsignalene fra sensoren har
veert darlige over lengre tid.

Kontroller stedet der sensoren sitter, og flytt pa eller skift ut sensoren
hvis det er ngdvendig.

14

()

Kommunikasjonsfeil i signalprosessor

Denne gule indikatoren blinker og meldingen X-100SP not connected
(X-100SP ikke tilkoblet) nar den aktuelle signalprosessoren har sluttet a
kommunisere med skjermen.

Kontroller signalprosessorens tilkoblinger eller skift ut
signalprosessoren for a lgse problemet.

Hvis meldingen vises i alle kanaler, ma koblingspunktets tilkobling til
skjermen undersgkes.

1
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Symboler

Tabell 2. Symboler og indikatorer pa X-100M-overvakingsskjermbildet (fortsatt)

Nr. Symbol Beskrivelse
15 K Dempe alarm
Denne gule indikatoren blinker én gang hvert andre sekund nar
lydalarmen har blitt dempet i to minutter.
Hvis alarmlydstyrken er innstilt pa trinn 4 eller lavere (mindre enn
45 decibel), lyser indikatoren for alarmdemping jevnt.
16 Bluetooth
* Bluetooth-indikatoren er grann nar Bluetooth er koblet til en vert, hvit
nar Bluetooth er aktivert uten & veere tilkoblet og gra nar Bluetooth er
deaktivert.
Les mer under «Aktivere/deaktivere Bluetooth-radio» pa side 59.
17 Batteri
i
Batteriindikatoren viser omtrent hvor mye stram som er igjen i batteriet,
i prosent. Nar utstyret er koblet til vekselstrgm, fylles batteriindikatoren
opp hele tiden for & angi at batteriet er under opplading. Indikatoren
Tomt slutter a fylles opp nar batteriet er fullstendig oppladet.
» Lav - batteriindikatoren blinker gult.
* Kritisk — batteriindikatoren blinker rgdt.
MERK: Et alarmsignal lyder nar batteriet i overvakingsenheten nar et
sveert lavt eller kritisk stremniva. Fjern alarmen ved a koble
overvakingsenheten til vekselstremadapteren.
18 Eksempel' Dato og klokkeslett
2013 Dato og klokkeslett vises i 24-timersformat. Still dato og/eller klokkeslett
ved a ga til «Konfigurere dato og klokkeslett» pa side 58.
09-25
14:27
19 19 rSO,-akseskala
2 Fast skala som gar fra O til 100 %.

12
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Systemkomponenter og konfigurering

MERKNADER:
* Les alle kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler far SenSmart-systemet tas i bruk.

* For modell X-100M brukes for fgrste gang, skal batteriet lades i 4 timer.

* Ytterligere konfigureringsoppgaver som anbefales utfert: stille klokken, konfigurere
institusjonens standardinnstillinger, endre institusjonens passord og konfigurere
forhandsinnstillinger.

Ta overvakingsenheten og alt tilbehgr forsiktig ut av esken. Ta vare pa emballasjen i tilfelle
overvakingsenheten eller tilbehgret ma returneres. Sammenlign pakkelisten med tilbeharet for
a veere sikker pa at forsendelsen er komplett.

Standard systemkonfigurasjon bestar av felgende usterile komponenter:

+ X-100M, SenSmart universal overvakingsenhet for oksymetri
* X-100H, koblingspunkt
* X-100HH, hylster til koblingspunkt

+ X-100SP-1 og X-100SP-2, signalprosessorer for oksymetri for kanal 1 og 2 (en jakkeklemme
folger med hver signalprosessor)

+ X-100EC1, skjgteledning, 1 meter, 2 stk.

* INT-100, mellomkabel, 2 stk.

» Brukerhandbok/liste over deler og tilleggsutstyr (CD)
+ Strgmforsyning og -ledning

+ SenSmart nedlastingsprogramvare (CD)

Se listen over deler og tilleggsutstyr i brukerhandboken pa CD-en for a finne en liste over
kompatible sensorer og annet tilbehgr.

Systemkonfigurasjoner

Flere kanaler

Ved bruk av koblingspunktet X-100H kan opptil seks signalprosessorer vaere koblet til
koblingspunktet. Ved behov kan det brukes en skjgteledning mellom koblingspunktet og en
signalprosessor.

+ Eksempelet i figur 2 viser et system som er konfigurert med regionale sensorer, for pasienter
som veier 240 kg. 8204CA-sensoren kobles til X-100SP signalprosessor via INT-100
mellomkabel. 8100S(X) pulsoksymetrisensor kobles direkte til signalprosessoren.

» Eksempelet i figur 3 viser et system som er konfigurert med regionale sensorer, for pasienter
som veier <40 kg. Disse sensorene (8004CB, 8004CB-NA) kobles direkte til X-100SP
signalprosessor. 8100S(X) pulsoksymetrisensor kobles direkte til signalprosessoren.

» Eksempeletifigur 4 viser et system som er konfigurert med regionale sensorer, for pasienter
som veier 240 kg. Disse sensorene (8003CA, 8004CA) kobles direkte til signalprosessoren
X-100SP. Pulsoksymetrisensoren 8100S(X) kobles direkte til signalprosessoren.
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X-100SP

INT-100

X-100H

X-100SP

Figur 3. Systemkonfigurasjon (sensorer for <40 kg, 4 tilkoblede kanaler)



Systemkomponenter og konfigurering

X-100SP

" 7 800aCA
EQUANOX
Advance’

Sensorer

Figur 4. Systemkonfigurasjon (sensorer for 240 kg, 4 tilkoblede kanaler)

En kanal

Ved bruk av én kanal (figur 5), kan signalprosessoren kobles direkte til overvakingsenheten.
Ved behov kan det brukes en skjgteledning mellom overvakingsenheten og signalprosessoren.

X-100M

X-100SP

Sensor

Figur 5. Systemkonfigurasjon (sensor for 240 kg, INT-100, én kanal)
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X-100M (overvakingsenhet)

Med X-100M overvakingsenhet (figur 6) kan brukeren vise opptil seks kanaler med rSO,- og
SpO,-data. Hver kanal er fargekodet og nummerert for & stemme med en signalprosessor.
Les om overvakingsenhetens funksjoner og beskrivelser i tabell 3.

Les rengjeringsanvisnigner under «Stell og vedlikehold» pa side 80.

13
|
~~— — EQUANOX*rs0,  OSenSmart’  PureSAT® Spo, . ~\ i B
7— fr—\\/
S & |2
098 =y 1
® —///
8\\ I
\\\ : =
' ' <>, v BN
O
9—| — L ) L ))
\\ N J/
’ Brvorin
O — .Y o

10 12

Figur 6. X-100M sett forfra

Tabell 3. Funksjoner i X-100M

Nr. Symbol Beskrivelse
1 \ 4 Alarm Silence-knapp (demping av alarm)

& Trykk pa Demp alarm for &8 dempe alarmer i 2 minutter. Lydalarmer kan
aktiveres igjen fgr det er gatt 2 minutter ved a trykke en gang til pa knappen
for demping av alarm.

Alle lydalarmer som er dempet, aktiveres automatisk pa nytt hvis en ny
fysiologisk alarm utlgses.
2

>| Hendelsemarker-knappen
[}

Trykk pa denne knappen en kort stund for & markere en hendelse i minnet og
pa trendlinjen. Hendelser angis med fortlgpende bokstaver fra alfabetet. Hvis
flere enn 26 hendelser er markert, begynner hendelsesmarkarene pa A igjen.

MERK: Det kan ta opptil 4 sekunder far hendelsesmarkaren vises pa skjermen.

Trykk pa denne knappen i 2 sekunder for & apne hendelsesmarkgrtabellen.
Trykk pa knappen igjen for a lukke hendelsesmarkgrtabellen.
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Tabell 3. Funksjoner i X-100M (fortsatt)

Nr. Symbol Beskrivelse
3 Meny-knapp
@ Ved a trykke pa denne knappen, apnes innstillingsmenyen, som gir tilgang til
forhandsinnstillings-, pasient- og systemmenyene:

+ Settings (innstillinger) — brukes til & opprette navn pa et sensorsted til en
kanal, velge sensortype (rSO,, eller SpO,), konfigurere grenseverdier og
diagrammer og ga gjennom forhandsinnstillinger. Les mer under
«Innstillingsmenyen» pa side 34.

* Presets (forhandsinnstillinger) — brukes til & lagre de gjeldende
innstillingene som nye forhandsinnstillinger, velge hvilke
forhandsinnstillinger som skal brukes eller slette forhandsinnstillinger.
Les mer under «Forhandsinnstillingsmenyen» pa side 42.

» Case (pasient) — brukes til & starte en ny pasient og redigere pasient-ID.
Les mer under «Pasientmenyen» pa side 47.

» System — brukes til a konfigurere systeminnstillinger. Les mer under
«Systemmenyen» pa side 49.

4 Velg-knapp
\/ Trykk pa velg-knappen for & lagre verdier ved innlegging av etiketter,
innstillinger og parametre. Overvakingsenheten har to velg-knapper:

* Hgyre side av overvakingsenheten (mellom menyknappen og
grunnlinjeknappen)

» Midt pa navigasjonsknappene

5 \l, Grunnlinjeknapp
- | Denne knappen brukes til & konfigurere grunnlinjenverdien(e) raskt. Ved a
'T‘ trykke pa denne knappen to ganger, konfigureres grunnlinjeverdiene for alle
tilkoblede rSO5-kanaler til pasientens gjeldende malinger.
6 Pa/klar-knapp

* Pa - Trykk pa denne knappen én gang for a sla pa overvakingsenheten.
Hver gang overvakingsenheten slas pa, slettes grunnlinjeverdiene, og
grenseverdiene tilbakestilles til standardverdiene. Deretter opprettes en
ny pasientoppfaring i dataminnet.

» Avbryt— Trykker brukeren pa denne knappen mens overvakingsenheten
er i bruk, gar skjermen tilbake til overvakingsskjermbildet.

* Klar (av) — Trykker brukeren pa denne knappen i minst 1 sekund mens
overvakingsenheten er pa, gar den til klarmodus. | Standby-modus
(ventemodus) blir alle utstyrsfunksjoner slatt av, med fglgende unntak:

» LED-lampen for vekselstremadapteren lyser nar
overvakingsenheten kobles til.

» Batteriene lades nar utstyret kobles til.
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Tabell 3. Funksjoner i X-100M (fortsatt)

Nr.

Symbol Beskrivelse

Navigasjonsknapper
@ Disse knappene brukes til & navigere mellom felt, rulle og til & endre

tidsskala.
@ A (opp) og ¥ (ned): Brukes til & navigere mellom elementer pa menyer.

@ | overvakingsskjermbildet brukes den til & endre tidsskala for
rSO,-trendlinjen.

} (hayre): Brukes til & navigere mellom elementer pa menyer.
| overvakingsskjermbildet brukes den til a rulle fremover i tid for gjeldende
pasient.

4 (venstre): Brukes til & navigere mellom elementer pa menyer.
| overvakingsskjermbildet brukes den til a rulle bakover i tid for gjeldende
pasient.

\/(velg): Se beskrivelsen av velg-knappen (nr. 4) i denne tabellen.

8 |Hoyttaler
ADVARSEL: Pass pa at hoyttalerne ikke dekkes til pa noen som helst mate.

9 |AC Power Adapter LED (LED for vekselstremsadapter)
LED-lampen lyser nar en ekstern streamforsyning tilfarer strem til overvakingsenheten.
* Gul - batteripakken lades
* Gronn — batteripakken er fulladet
MERK: Nar den eksterne stramforsyningen frakobles, bytter overvakingsenheten til
batteristram automatisk uten tap av funksjonalitet.

10 |Inngang for stremadapter
Denne inngangen sitter nedenfor LED-lampen for vekselstrgamadapteren, nederst pa
overvakingsenheten, og kobler den eksterne stremforsyningen til overvakingsenheten.

11 |Port for kobling til overvakingsenhet
Denne porten sitter foran pa overvakingsenheten og brukes til & koble et X-100H
koblingspunkt eller én X-100SP signalprosessor til overvakingsenheten.

12 |Inngang for tilkallingsfunksjon
Denne inngangen sitter nedenfor pa/klar-knappen nederst pa overvakingsenheten og
brukes til & koble en kabel for tilkallingssystem til overvakingsenheten.
ADVARSEL: Det er brukerens ansvar a implementere grensesnittet mellom
tilkallingssystemet og modell X-100M samt a teste grensenittet mellom modell
X-100M og tilkallingssystemet for a pase at det fungerer som det skal. X-100M
overvakingsenhet er ikke evaluert med spesifikke tilkallingssystemer.

13 |Inngang for RS-232-kabel

Sitter pa baksiden av overvakingsenheten (vist i figur 30).

OBS! Alle deler og alt tilleggsutstyr som er koblet til serieporten pa dette utstyret, skal vaere
sertifisert i samsvar med minst IEC-standard EN 60950, IEC 62368-1 eller UL 1950 for
databehandlingsutstyr.
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X-100H (koblingspunkt)

X-100H koblingspunkt (figur ) kobles til
koblingsporten foran pa overvakingsenheten.
Koblingspunktet gjor det mulig & koble til opptil seks
X-100SP signalprosessorer via portene pa
koblingspunktet. Hver av portene har et portdeksel.

OBS! Koble ikke mer enn ett koblingspunkt til
systemet. Systemet vil ikke fungere.

OBS! Bruk ikke skjgteledning mellom
overvakingsenheten og koblingspunktet.
Systemet vil ikke fungere.

Les rengjeringsanvisnigner under «Stell og
vedlikehold» pa side 80.

Koble koblingspunktet til/fra

1.

Koble til:

a. Rett inn pilen pa kabelkontakten fra
koblingspunktet med den lille trekanten pa
tilkoblingsporten for overvakingsenheten
(figur 8).

b. Skyv kabelkontakten fra koblingspunktet rett
inn i porten. Et klikk hgres nar kabelkontakten
fra koblingspunktet lases i tilkoblingsporten for
overvakingsenheten.

Koble fra:

a. Tatak i den uttrekkbare hylsen (figur 8-1) pa
kabelkontakten fra koblingspunktet.

\, Sen

Multi-Sensing

Smart-

NIRs Technology

Figur 7. X-100H — koblingspunkt

Tabell 4. Funksjoner i X-100H

Nr. Beskrivelse

1 Kabelkontakt

Kabel, 4 meter

Port

Al W DN

Portdeksel

b. Trekk ut hylsen, og dra kabelkontakten fra koblingspunktet rett ut. Koblingspunktet

lgses ut fra overvakingsenheten.

—

Figur 8. Koble et koblingspunkt eller en signalprosessor til overvakingsenheten
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X-100HH (hylster for
koblingspunkt)

Koblingspunktet passer inni et X-100HH hylster
for koblingspunkt (figur 9). Hylsteret for
koblingspunktet har en klemme, slik at
koblingspunktet kan festes til sengeskinner,
utstyrsstativer og sengetgay.

Bruke hylsteret for koblingspunktet Figur 9. X-100HH - hylster for
1. Sette inn koblingspunktet: koblingspunkt
a. Rettinn ko.blingspunktet og kabelen med Tabell 5. Funksjoner i X-100HH
hylsteret (figur 10).
b. Skyv godt for & fa koblingspunktet pa plass i Nr. Beskrivelse
hylsteret. 1 Hylster

2. Ta ut koblingspunktet: 2 Klemme

a. Dra ut klipset (figur 9-3) pa tuppen av -
hylsteret. 3 |Klips

b. Dra koblingspunktet ut av hylsteret.
Baksiden av hylsteret har en utskaret del,
slik at brukeren kan gripe tak i
koblingspunktet nar det skal tas ut av hylsteret.

Les rengjeringsanvisnigner under «Stell og vedlikehold» pa side 80.

Figur 10. Sette koblingspunktet i hylsteret
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X-100SP (signalprosessor)

Opptil seks signalprosessorer kan kobles til
koblingspunktet. Hver signalprosessor er
programmert for a veere en bestemt kanal i
overvakingsenheten, derfor kan en
signalprosessor kobles til en hvilken som helst
port pa koblingspunktet.

f OBS! Duplikate signalprosessorer kan
ikke brukes samtidig og vil fare til
feilmelding.

En enkelt signalprosessor kan kobles direkte til
overvakingsenheten med eller uten
skjateledning.

Signalprosessorene er fargekodet:

X-100SP-1, kanal 1: bla
X-100SP-2, kanal 2: oransje
X-100SP-3, kanal 3: hvit
X-100SP-4, kanal 4: fiolett
X-100SP-5, kanal 5: grenn
X-100SP-6, kanal 6: rosa

Les rengjgringsanvisnigner under «Stell og
vedlikehold» pa side 80.

Koble en signalprosessor til et koblingspunkt

eller en overvakingsenhet

1. Rettinn pilen pa kontakten pa
signalprosessorkabelen med pilen pa en av

portene pa koblingspunktet eller
koblingsporten pa overvakingsenheten.

2. Skyv kontakten pa signalprosessorkabelen
rett inn i porten.

3. Kontakten pa signalprosessorkabelen gir fra

Figur 11. X-100SP — signalprosessor

Tabell 6. Funksjoner i X-100SP

GO NONIN

Nr. Beskrivelse

1 Kontakt pa signalprosessorkabel
2 Port (for sensor eller INT-100)

3 Las (for sensor eller INT-100)

4 Kanalnummer

5 Kabelklips

seg et lite klikk nar den lases til koblingspunktet eller overvakingsenheten.

MERK: En skjgteledning kan brukes mellom koblingspunktet og signalprosessoren, eller

mellom overvakingsenheten og signalprosessoren.

Koble en signalprosessor fra et koblingspunkt eller en overvakingsenhet
1. Tatak i den uttrekkbare hylsen pa kontakten pa X-100SP-signalprosessorkabelen.
2. Trekk ut hylsen, og dra X-100SP-kontakten rett ut. X-100SP lgses ut fra koblingspunktet

eller overvakingsenheten.

21



Systemkomponenter og konfigurering

GO NONIN

MERK: Unnga & dra i signalprosessorkabelen nar signalprosessoren kobles fra
koblingspunktet eller overvakingsenheten.

Koble en INT-100 mellomkabel til/fra signalprosessoren

MERK: INT-100 brukes til & koble 8204CA-sensoren (pasienter som veier 240 kg) til
signalprosessoren.

1. Slik koble du til:

a. Vipp opp den gjennomsiktige lasen pa signalprosessoren, slik at du ser
tilkoblingsporten.

b. Rett inn pilene pa INT-100-kontakten og signalprosessoren (figur 12-A). Sett INT-100-
kontakten i tilkoblingsporten pa signalprosessoren.

c. Vipp lasen over kontakten, og knepp den pa plass (figur 12-B).
d. Koble en kompatibel sensor til INT-100.

2. Slik kobler du fra:

a. Vipp opp den gjennomsiktige lasen pa signalprosessoren for a koble lasen fra
kontakten.

b. Ta tak i kontakten og ta den ut av signalprosessoren.

Figure 12. Koble en mellomkabel eller sensor til signalprosessoren

Koble en sensor til/fra signalprosessoren

MERK: Fglgende sensorer kobles direkte til signalprosessoren: 8003CA (pasienter 240 kg),
8004CA (pasienter 240 kg), 8004CB (pasienter <40 kg), 8004CB-NA (pasienter <40 kg) og
myke pulsoksymetrisensorer av typen 8100S(X).

1. Slik kobler du til:

a. Vipp opp den gjennomsiktige lasen pa signalprosessoren, slik at du ser
tilkoblingsporten.

b. Rett inn pilene pa sensorkontakten og signalprosessoren (figur 12-A). Sett
sensorkoblingen inn i koblingsporten til signalprosessoren.

c. Vipp sensorlasen over sensorkontakten, og knepp den pa plass (figur 12-B).
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2. Slik kobler du fra:

a. Vipp opp den gjennomsiktige lasen pa signalprosessoren for & koble lasen fra
kontakten.

b. Ta tak i kontakten og ta den ut av signalprosessoren.

Skifte ut lasen pa signalprosessoren

MERK: Hvis sensorlasen mangler eller er skadet, kan nye sensorlaser bestilles.

1. Rettinn lasehengselen med kontaktenden av signalprosessoren (figur 13-A).
2. Utvid lasehengselen forsiktig slik at den passer over enden av signalprosessoren.
3. Knepp lasen pa plass (figur 13-B).

Figur 13. Skifte ut lasen pa signalprosessoren

Kabelklips

Signalprosessoren leveres med to forhandstilkoblede, fargekodede klips som stemmer med
fargen pa kanalen (X-100SP-1 har for eksempel to bla klips festet til kabelen). Det ene
kabelklipset er festet i kontaktenden, og det andre kabelklipset er festet midt pa kabelen.

GO NONIN
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INT-100 (mellomkabel)

En mellomkabel (figur 14) brukes mellom en
X-100SP signalprosessor og en kompatibel sensor.
Folgende sensorer er kompatible med INT-100
mellomkabel:

» 8204CA regional sensor for pasienter 240 kg

MERKNADER:
* INT-100 er ikke en skjgteledning.

* De regionale sensorene 8003CA og 8004 CA (for

pasienter 240 kg), de regionale sensorene Figur 14. INT-100 — mellomkabel
8004CB og 8004CB-NA (for pasienter <40 kg) og
pulsoksymetrisensorer av typen 8100S(X) bruker Tabell 7. Funksjoner i INT-100
ikke INT-100. Disse sensorene kobles direkte til
signalprosessoren. Nr. Beskrivelse
» Kast ikke INT-100 mellomkabel. ] Kontakt (til signalprosessor)
Les rengjaringsanvisninger under «Stell og 2 |Port (for sensor)
vedlikehold» pa side 80. 3 Sensorlds

Koble en sensor til/fra mellomkabelen

MERK: INT-100 brukes til & koble 8204CA-sensoren (pasienter som veier 240 kg) til
signalprosessoren.

1. Kobile til:
a. Skyv sensorlasen pa INT-100 vekk fra porten.

b. Rett inn pilene pa sensorkontakten og INT-100 (figur 15-A). Sett sensorkontakten i
INT-100-porten.

c. Skyv sensorlasen til porten. Sikre sensorlasen slik at den dekker portens sider og
sensorkontakten. Sensorkabelen passer i sporet pa sensorlasen (figur 15-B).

A B

(@/

Figur 15. Koble sensoren til mellomkabelen

2. Slik kobler du fra:
a. Koble sensorlasen fra sensoren og kabelen, og skyv den vekk fra INT-100-porten.
b. Ta tak i sensorkontakten og ta den ut av INT-100-porten.
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X-100EC (skjoteledning)

Skjgteledningene leveres i en lengde pa 1 eller 2 meter.
Skjateledning kan brukes:

* Mellom koblingspunktet og en signalprosessor.
* Mellom overvakingsenheten og en signalprosessor..

OBS! Bruk ikke skjgteledning mellom
overvakingsenheten og koblingspunktet.
Systemet vil ikke fungere.

OBS! Koble ikke til flere skjgteledninger
mellom overvakingsenheten og en
signalprosessor eller mellom koblingspunktet
0g en signalprosessor. Y

Les rengjgringsanvisnigner under «Stell og vedlikehold»
pa side 80. Figur 16. X-100EC -

skjoteledning

rSO,- og SpO,-sensorer

Se listen over deler og tilleggsutstyr pa CD-en med brukerhandboken for & finne en fullstendig
liste over kompatible sensorer. Detaljert informasjon om spesifikke anvendelser av sensoren
(f.eks. pasientpopulasjon, kropp/veyv, bruk, kobling av sensoren til systemet) star i
bruksanvisningene for de respektive sensorene.

Batteri

OBS! Far du begynner farste gang og fer du lagrer denne skjermen, ma du lade batteriet
helt opp.

A OBS! Huvis ikke i kontinuerlig bruk, lad batteriet fullt opp med seks maneders mellomrom.

Les mer under Intern stremforsyning i «Spesifikasjoner» pa side 92.

FORSIKTIGHETSREGLER:

* Folg lokale og nasjonale bestemmelser og instruksjoner for gjenvinning med hensyn
til kasting eller resirkulering av utstyret og tilherende komponenter, inkludert batterier.

* Bruk bare batteripakker som er godkjent av Nonin.

+ Batteriene utgjar en brannfare hvis de er skadet. Unnga & skade, feilhandtere,
demontere, reparere eller erstatte utstyret med uspesifiserte komponenter.

» Lad ikke litiumionbatterier ved 0 °C eller lavere temperaturer, da dette kan medfare
betraktelig redusert batterilevetid.

Batteriet skal skiftes én gang i aret for optimal ytelse og for & begrense litumansamling hvis
batteriet lades pa et kaldt sted.
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A OBS! Mellom pasienter skal X-100M overvakingsenhet slas av (klar-modus) eller start

en ny pasient (pasientmenyen). Hvis dette ikke blir gjort, kan grunnlinjeverdiene for
neste pasient bli ungyaktige. Nar utstyret slas pa eller en ny pasient opprettes, slettes
grunnlinjeverdiene i overvakingsenheten, grenseverdiene tilbakestilles til
standardverdiene og en ny pasientoppfgring startes i dataminnet.

Oppstartssekvens

Hver gang overvakingsenheten slas pa, utfares

en kort oppstartssekvens.
1. Trykk pa palklar-knappen. @
2. LCD-skjermen lyser og viser Nonin-logoen

(figur 17).
3. Enlydalarm utlgses.

Kontroller at alle punktene ovenfor skjer under
oppstart. Hvis ikke alle punktene utfares, ta
kontakt med Nonins avdeling for tekniske
tienester (Technical Service) for & fa hjelp.

Figur 17. Oppstartsskjermbilde

Etter oppstartssekvensen viser overvakingsenheten skjermbildet Select a Preset (velg en
forhandsinnstilling) (figur 18). Avhengig av systemkonfigurasjonen kan overvakingsenheten
farst vise ett av eller begge de fglgende skjermbildene:

* Huvis klokken ikke er stilt, vises meldingen System clock is not set! (systemklokken er ikke stilt)
en kort stund.

» Huvis systemet er konfigurert slik at en pasient-ID ma angis, apnes skjermbildet Enter patient
ID (angi pasient-ID). Hvis en pasient-ID ikke trengs, vent til skjermbildet far tidsavbrudd
(2 minutter), eller trykk pa menyknappen for a ga til skjermbildet Select a Preset (velg en
forhandsinnstilling).

Nar skjermbildet Select a Preset (velg en

forhandsinnstilling) (figur 18) vises, kan Select a Preset:
brukeren velge en forhandsinnstilling. 1%u(OEMER  (default preset)
o . . 17y Defaults (last used preset}
Standardforhandsinnstillingen er merket ved e
oppstart. Andre alternativer er 2" Defaults
forhandsinnstillingen som ble brukt sist, og de > mpotautes
o . . . I Defaults
andre forhandsinnstillingene i 5 Defaults
Al; 6y Defaults
overvakingsenheten. e
. . . . . 8 Mg Defaults
Nar en forhandsinnstilling er valgt, vises 9% Defaults

10 "y Defaults

innstillingsmenyen, der grenseverdiene kan
kontrolleres. Hvis den tilkoblede
systemkonfigurasjonen ikke stemmer med
den valgte forhandsinnstillingen, vises
meldingen Verify sensor type and limits!
(kontroller sensortype og grenseverdier) fgr
overvakingsenheten viser innstillingsmenyen.

Figur 18. Skjermbildet Select a Preset
(velg en forhandsinnstilling)
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ADVARSEL: Det kan oppsta fare hvis ulike forhandsinnstillinger brukes pa flere
X-100M overvakingsenheter i ett pleieomrade.

Pasetting av sensor

Se sensoranvisningene for a finne riktige pasettingssteder for sensoren, samt forholdsregler og
advarsler som gjelder ved pasetting av sensoren.

ADVARSEL: Denne enheten er kun beregnet som en tilleggsanordning i vurdering av
pasienter. Den skal ikke brukes som det eneste grunnlag for diagnose eller
avgjorelser om behandling. Utstyret skal brukes i kombinasjon med andre metoder
ved evaluering av kliniske tegn og symptomer.

ADVARSEL: Som med alt medisinsk utstyr skal pasientledninger og koblinger ledes
forsiktig rundt pasienten for a redusere risikoen for sammenfloking, kvelning eller
snubling.

Overvaking av pasient
Gjer falgende etter at monitoren er installert og sensoren(e) er satt pa pasienten:

Trykk pa pal/klar-knappen for a sla pa overvakingsenheten.
Kontroller at en forhandsinnstilling er aktiv, eller velg en ny forhandsinnstilling.
Kontroller at grenseverdiene for alarmene i forhandsinnstillingen er riktige.

N

Hvis rSO,-sensorer brukes, opprett (en) grunnlinjeverdi(er) for rSO, og konfigurer
pasientens grunnlinjeverdi (les mer under «Grunnlinjeverdier (bare rSO5-kanaler)» pa
side 35).

OBS! Mellom pasienter skal X-100M overvakingsenhet slas av (klar-modus) eller start
en ny pasient (pasientmenyen). Hvis dette ikke blir gjort, kan grunnlinjeverdiene for
neste pasient bli ungyaktige. Nar utstyret slas pa eller en ny pasient opprettes, slettes
grunnlinjeverdiene i overvakingsenheten, grenseverdiene tilbakestilles til
standardverdiene, og en ny pasientoppfaring startes i dataminnet.

GO NONIN

27



Systemdrift

GO NONIN

Driftsskjermbilder og menyer

Overvakingsskjermbildet i X-100M kan konfigureres slik at det viser opptil seks kanaler med
rSO,- og SpO,-data, samt rSO,-trendlinjer og SpO,-pletysmografer. Les mer under
«Overvakingsskjermbildet» pa side 29.

Driftsmenyene vises nar brukeren trykker pa menyknappen. Innstillingsmenyen apnes, med
flere menykategorier for Presets (forhandsinnstillinger), Case (pasient) og System gverst i
skjermbildet. | denne brukerhandboken er hver av driftsmenyene omtalt for seg, med
beskrivelser av menyen og prosedyrer. Les mer under:

+ «Innstillingsmenyen» pa side 34

+ «Forhandsinnstillingsmenyen» pa side 42

» «Pasientmenyen» pa side 47

+ «Systemmenyen» pa side 49

NAVIGASJONSTIPS:

» Nar overvakingsskjermbildet vises, kan navigasjonsknappene for hgyre/venstre brukes til &
rulle gjennom gjeldende pasient. Navigasjonsknappene for opp/ned endrer tidsskalaen for
trendlinjer.

« Nar brukeren ruller gjennom en pasient, kan han/hun raskt vende tilbake til gjeldende
klokkeslett ved a trykke pa meny-knappen to ganger eller trykke papalklar-knappen.

* Menyskjermbilder forsvinner etter 2 minutter pa grunn av tidsavbrudd, og
overvakingsskjermbildet kommer tilbake igjen.

» Nar en menykategori er aktiv, er boksen rundt kategorien gul og teksten er merket. Nar et felt
i et menyskjermbilde er aktivt, er boksen rundt kategorien gul og teksten i kategorien er hvit.

» Nar brukeren star i en meny eller undermeny, kan han/hun trykke pameny-knappen én gang
for a flytte det merkede feltet opp ett niva.

» Nar brukeren star i en hovedmeny (dvs. Settings, Presets, Case, System — innstillinger,
forhandsinnstillinger, pasient, system), kan han/hun trykke pa meny-knappen én gang for a
aktivere kategorien gverst i skjermbildet. Hvis brukeren trykker pa meny-knappen to ganger,
kommer overvakingsskjermbildet tilbake.

» Nar et innstillingsnavn er merket med gult, er feltet aktivt. Nar feltet er omgitt av sma, gule
piler, kan det endres.

» Nar brukeren star i en hurtigmeny, kan han/hun trykke pa meny-knappen én gang for a
avbryte hurtigmenyen.

» Nar brukeren star i en meny, kan han/hun trykke pa palklar-knappen en kort stund for & ga
tilbake til overvakingsskjermbildet.

» Passord for forhandsinnstillinger angis av brukeren og bestar av 4 numre.
Forhandsinnstilte passord kan overskrives av institusjonens passord.
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Overvakingsskjermbildet

Denne delen inneholder:

» Beskrivelse av funksjonene i overvakingsskjermbildet
» Prosedyrer i overvakingsskjermbildet (se side 32)

Overvakingsskjermbildet — beskrivelse

Kanaler

Nar opptil fire kanaler overvaker, vises numeriske sanntidsverdier etter kanal pa hgyre side av
skjermbildet. Nar flere enn fire kanaler overvaker, vises kanalene pa hgyre side og nederst i
skjermbildet.

rSO,-kanaler

rSO,-kanaler viser kanalnummer, navn pa sensorsted (hvis angitt), %rSO,, BL og AUC.

SpO,-kanaler

SpO,-kanaler viser kanalnummer, navn pa sensorsted (hvis angitt), %SpO,, pulsfrekvens,
sgylediagram for pulsamplitude og %SpO,.

HE CL

30MIN 23:31 23:36 23:41 23:46 FAH-E 23:56 00:01 Ch 1 L CERE %rs:z

Figur 19. Overvakingsskjermbilde med fire tilkoblede kanaler (3 rSO, og 1 Sp0O,)
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Hendelsesmarkorer
Hendelsesmarkgrene vises gverst i overvakingsskjermbildet, ovenfor tidsskalaen (figur 20).

Nar brukeren trykker pa hendelsesmarkarknappen, plasseres en markgr ovenfor de viste
diagrammene, i minnet og i sanntids serieutdata. Hendelser blir merket med fortlapende
bokstaver fra det engelske alfabetet. Etter at Z er nadd, begynner bokstavene péa A igjen.

L H
JOMIN 23:32 23:37 23:42 23:47 23:52 23:57 00: 02
¥

Figur 20. Hendelsesmarkgrer, tidsskala og rullemarker

Tabell med hendelsesmarkorer

Tabellen med hendelsesmarkgrer (figur 21) viser de 10 siste hendelsesmarkagrene samt datoen
og klokkeslettet da hendelsen ble markert, bokstaven for hendelsesmarkgren og malingene for
hver av de tilkoblede kanalene.

Skjermbildet med tabellen over hendelsesmarkgrer lukkes automatisk etter 2 minutter. Tabellen
med hendelsesmarkarer kan avsluttes raskt ved a trykke pa knappen hendelsesmarker,
meny, velg eller palklar.

2013-01-28 %r50z2 55| %rs0:
00:18:26

3 5
56 | %r80: 62 | %Sp0:
PR
2013-01-28 %rS0z 55| %rS80z 56 | %rS50z 62 | %5p0:
00:17:02 PR
2013-01-28 %rS0z 55| %rS80z 56 | %r50z 62 | %5p0:
00:16:22 PR
2013-01-28 %r50z 56 | %r50z 62 | %5p0:
00:15:46 PR
2013-01-28 %rS0z 56 | %r50z 62| %5pQ:
00:15:14 PR
% 62 | %
[

2013-01-28 %r502 55 | %rsS0z 56 | %r30:z %Sp02
00:14:34 R

Figur 21. Tabell med hendelsesmarkarer

30



Overvakingsskjermbildet

GO NONIN

Tidsskala

Tidsskalaen befinner seg gverst i venstre hjgrne av overvakingsskjermbildet og viser
datavarigheten som vises i skjermbildet (figur 20). Standard tidsskala er 30 minutter. Ved hjelp
av navigasjonsknappene for opp/ned kan skalaen konfigureres slik at overvakingsskjermbildet
viser sa lite som 7,5 minutter med data eller opptil 24 timer med data. Tidsskalaen bruker
24-timersklokke.

Rullemarker og markegrverdier

Rullemarkgren og markerverdiene vises ved a trykke pa den venstre navigasjonsknappen.
Rullemarkgren vises rett nedenfor tidsskalaen og beveges frem og tilbake gverst i
visningsomradet for kanaldiagrammet (figur 20). Flytt markaren ved hjelp av
navigasjonsknappene for hgyre og venstre.

Nar markgren rulles, vises pasientmalinger (rSO, og SpO,) pa venstre side av
overvakingsskjermbildet som en liste over markgrverdier.

MERK: Pulsfrekvensverdier vises ikke i markgrverdiene.

Brukeren kan raskt avslutte rullemodus og ga tilbake til gjeldende klokkeslett ved a trykke pa
meny-knappen to ganger eller trykke papalklar-knappen en kort stund.

Diagrammer

Brukeren kan velge at hver av de tilkoblede kanalene skal vise et diagram i
overvakingsskjermbildet, opptil seks diagrammer. Diagrammer kan ogsa slas av. Diagramhgyden
varierer ut fra hvor mange diagrammer som skal vises i overvakingsskjermbildet. rSO,-kanaler
viser trendlinjer, og SpOy-kanaler viser pletysmografer.

rSO, Trendlinjer

De fargekodede trendlinjene (figur 22-A) kan vises individuelt, eller de kan slas sammen slik at
flere trendlinjer vises i ett diagram. Kanalens fargekodede verdi for nedre alarmgrense vises til
hayre for hver av trendlinjediagrammene nar de er slatt pa.

Standardinnstillingen er at hver kanal vises som et eget diagram.
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SpO, Pletysmografer

Hver av de fargekodede pletysmografene (figur 22-B) vises som et eget diagram.
Pletysmografen normaliseres, og starrelsesskalaen fastslas automatisk ut fra hvor mange
diagrammer som skal vises i overvakingsskjermbildet. Tidsskalaen for pletysmografer er ca.
14 mm/s og kan ikke endres.

Standardinnstillingen er pa.

MERK: Nar fargekodede pletysmografer vises, er de automatisk plassert nedenfor rSO,-
trendlinjene og star ikke ngdvendigvis ved siden av det aktuelle kanalnummeret. Du kan
holde en SpO,-kanalboks ved siden av det tilhgrende pletysmogrammet ved & koble SpO,-
sensoren til en signalprosessor som har et hgyere kanalnummer enn de tilkoblede rSO,-
sensorene.

Figur 22. Diagrammer

Overvakingsskjermbildet — prosedyrer

Konfigurere alle grunnlinjeverdier for rSO,-kanalen til gjeldende

%rSO,-verdier
1. (VALGFRITT TRINN) Trykk pa hendelsesmarker-knappen for & markere en hendelse.
Noter bokstaven for hendelsen i sykejournalen.

2. Trykk pa grunnlinje-knappen i overvakingsskjermbildet. Skjermbildet «Update baselines
for rSO, channels» (oppdater grunnlinjeverdier for rSO2-kanaler) vises med pasientens
grunnlinjeverdier.

3. Trykk pa grunnlinje- eller velg-knappen.
4. Grunnlinjeverdiene for rSO,-kanalen konfigureres med gjeldende grunnlinjemalinger, og

skjermen gar tilbake til overvakingsskjermbildet.
Markere en hendelse

1. Trykk pa hendelsesmarkegr-knappen under overvaking.
2. Bokstaven for hendelsesmarkgren vises i skjermbildet og lagres i minnet.

MERK: Det kan ta opptil 4 sekunder fgr hendelsesmarkagren kommer fram i datavinduet.
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Vise tabellen med hendelsesmarkgrer

1. Trykk pa hendelsesmarker-knappen i ca. 2 sekunder under overvaking.
2. Tabellen med hendelsesmarkgarer (figur 21) vises pa overvakingsenheten.
3. Skjermbildet med tabellen over hendelsesmarkgrer lukkes automatisk etter 2 minutter.

Tabellen med hendelsesmarkarer kan avsluttes raskt ved a trykke pa knappen
hendelsesmarker, meny, velg eller pa/klar.

Endre tidsskala

Trykk pa opp/ned for & endre tidsskalaen til gnsket innstilling under overvaking.

Tilgjengelige innstillinger er:

* 7,5 minutter * 1time « 8timer
* 15 minutter o 2 timer e 12 timer
* 30 minutter e 4 timer e 24 timer
(standardin
nstilling)

Rulle gjennom tidsskalaen
1. Trykk pa venstre-knappen under overvaking for & vise markgren ovenfor diagrammet/
-ene.

2. Nar rullemarkaren vises, vises de fargekodede markgrverdiene pa venstre side av
overvakingsskjermbildet, nedenfor tidsskalaangivelsen.

3. Brukeren kan raskt avslutte rullemodus og ga tilbake til gjeldende klokkeslett ved a trykke
pa meny-knappen to ganger eller trykke pa pal/klar-knappen en kort stund.

Konfigurere diagrammer

Diagrammer konfigureres i innstillingsmenyen. Les mer under «Diagramposisjon» pa side 38
eller «Angi diagramposisjon(er)» pa side 41.
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Innstillingsmenyen

Denne delen inneholder:

* Beskrivelse av innstillingsmenyen
» Prosedyrer i innstillingsmenyen (se side 38)

Innstillingsmeny — beskrivelse

| skjermbildet Settings (innstillinger) kan brukeren konfigurere systemet for spesifikke
pasientbehov. | skjermbildet Settings (innstillinger) kan brukeren kontrollere og konfigurere
felgende innstillinger og alarmgrenseverdier.

+ Sensorsted » @vre %Sp0O,

» Sensortype * Nedre %SpO,

» Grunnlinje * Qvre pulsfrekvens

* @vre %rSO, * Nedre pulsfrekvens

» Nedre %rSO, (% BL) eller » Diagramposisjon
nedre %rSO; (abs.) + Forhandsinnstillingsnr

o [ o oe

Sensor Site
Sensor Type
Baseline

%rS0z2 High

%r50z2 Low (% BL)

%Sp0z2 High

%Sp0z Low
PR High
PR Low

Graph Position

-« *Preset 1: Defaults* >

Figur 23. Innstillingsmenyen

Sensorsted

Ved hjelp av innstillingen for sensorsted kan brukeren velge, tilpasse eller fierne et navn pa et
sensorsted. Tabellen 8 viser forhandsdefinerte, ofte brukte navn pa sensorsteder.
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Tabell 8. Ofte brukte navn pa sensorsteder
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Hode Armer Overkropp Ben Del av ben
L Cere L Delt Abdomen L Thigh LAC
(venstre cerebral) |(venstre deltamuskel) (abdominal) |(venstre lar) (venstre anterior legg)
R Cere R Delt L Flank R Thigh LLC
(hgyre cerebral) |(hgyre deltamuskel) (venstre (hayre lar) (venstre lateral legg)
L Ear L Fore korsrygg) |L calf LDP
(venstre gre) (venstre underarm) R Flank (venstre legg) (venstre dyp posterior)
R Ear R Fore (hoyre R Calf LP
(hoyre gre) (hgyre underarm) korsrygg) (hoyre legg) (venstre posterior)
FH L Then Up R Abd L Foot RAC
(panne) (venstre tenar) (ovre hoyre | enstre fot) (heyre anterior legg)
abdomen)
R Then R Foot RLC
(hayre tenar) (hayre fot) (hayre lateral legg)
L Hand L Toe RDP
(finger pa venstre hand) (t& pa venstre fot) | (hayre dyp posterior)
R Hand R Toe RP
(finger pa hgyre hand) (ta pa hgyre fot) |(hayre posterior)
Sensortype

Nar brukeren skal opprette en forhandsinnstilling, kan denne innstillingen brukes til a velge
hvilken sensortype som skal kobles til kanalen. Alternativene for sensortype er rSO, eller SpO..
Dette feltet er deaktivert nar en kompatibel sensor er tilkoblet.

Grunnlinjeverdier (bare rSO,-kanaler)

Hvis pasientens grunnlinjeverdier ikke er angitt av brukeren, vises streker i BL-visningen. Nar
brukeren starter en ny pasient og modus for nedre rSO,-alarm er angitt som «% below
Baseline» (% lavere enn grunnlinjeverdien), vil de nedre alarmgrenseverdiene for rSO, vaere
institusjonens eller forhandsinnstillingens standardverdi for nedre (abs.) %rSO,. Nar brukeren
konfigurerer grunnlinjeverdien, blir nedre alarmgrense for rSO, en prosentandel av
grunnlinjeverdien.

Brukeren ma konfigurere en grunnlinjeverdi for rSO, for hver pasient, slik at senere endringer i
rSO, maéles i forhold til denne grunnlinjeverdien. Sa snart rSO,-verdier kommer fram péa
monitorskjermen, tegnes det opp trenddata i skjermbildet. Hvis pasientens tilstand er stabil pa
dette tidspunktet, skal det angis en grunnlinjeverdi for hver rSO,-kanal som er i bruk. For
kirurgiske pasienter skal grunnlinjeverdien for eksempel konfigureres fgr induksjon.

Grunnlinjeverdier kan konfigureres med rSO,-verdiene som vises pa overvakingsenheten, eller
med spesifikke verdier.

OBS! Mellom pasienter skal X-100M overvakingsenhet slas av (klar-modus) eller start
en ny pasient (pasientmenyen). Hvis dette ikke blir gjort, kan grunnlinjeverdiene for
neste pasient bli ungyaktige. Nar overvakingsenheten slas pa eller en ny pasient
opprettes, slettes grunnlinjeverdiene i overvakingsenheten, grenseverdiene
tilbakestilles til standardverdiene, og en ny pasientoppfering startes i dataminnet.
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Alarmgrenseverdier

De fleste alarmgrenseverdier kan konfigureres og lagres i en forhandsinnstilling i samsvar med
alternativene i tabell 9. Unntakene er alarmgrenseverdiene «%rSO, Low» (nedre) og «%SpO,
Low» (nedre), som ikke kan lagres i en forhandsinnstilling med lavere verdi enn institusjonens
standardinnstillinger. Les mer under «Nedre %rSO,» og «Nedre %SpO,» nedenfor.

MERK: Institusjonens standard grenseverdier er utfylt med fabrikkens standardverdier til de

endres av institusjonen.

Tabell 9. Innstillinger for alarmgrenseverdier

Alarmgrenseverdi

Fabrikkinnstillinger

Justeringsvalg

Justeringstrinn

%rS0O, High (gvre) Off (av) Off (av), 20 til 95 % 1%
%rSO, Low* (nedre)

%rSO, Low (% BL) (nedre, % Baseline -25 % Off (av), -40 til -5 % 1%

grunnlinjeverdi) % below baseline [(grunnlinjeverdi minus |(minus 40 til minus 5 %)

(% lavere enn grunnlinjeverdi) 25 %)

eller

%rSO, Low (Abs) Absolute (nedre, |50 % Off (av), 15 til 90 % 1%

absolutt)
%SpO, High (gvre) Off (av) Off (av), 80 til 100 % 1%
%SpO, Low (nedre) 85 % Off (av), 50 til 95 % 1%
Pulse High (puls @vre) 200 BPM Off (av), 75 til 275 BPM |5 BPM
Pulse Low (puls nedre) 50 BPM Off (av), 30 til 110 BPM |5 BPM

* Avhengig av hvordan modus for nedre rSO,-alarm er konfigurert i skjermbildet System Menu (systemmeny), vil
denne innstillingen veere «%rSO, Low (% BL)» (nedre, % grunnlinjeverdi) eller «%rSO, Low (Abs)» (nedre,

absolutt).

forhandsinnstillingen.

OBS! En forhandsinnstilling kan ikke lagres med nedre alarmgrenseverdier for %rSO,
eller %SpO, som er lavere enn standardinnstillingene ved institusjonen. Nedre
alarmgrenser for rSO, og %SpO, som er lavere enn standardinnstillingene ved
institusjonen, erstattes med institusjonens standardinnstilling(er) i

startes opp.

ADVARSEL: Kontroller at alle alarminnstillingene og grensene er riktige nar systemet

MERK: AUC beregnes ikke hvis innstillingen for «%rSO, Low (% BL)» (nedre, % grunnlinjeverdi)
eller «%rSO, Low (Abs)» (nedre, absolutt) er OFF (av).
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%rSO, Low (nedre)

Nar en pasient startes, vil nedre alarmgrense for rSO, vaere verdien som angitt for «%rSO,
Low» (nedre) i den valgte forhandsinnstillingen. Nedre alarmgrense for rSO, kan endres mens
pasienten er under behandling, men innstillingen for «%rSO, Low» (nedre) er begrenset av
overvakingsenhetens standardinnstillinger nar en forhandsinnstilling skal lagres. Nedre

alarmgrense for rSO, kan ikke lagres med en lavere verdi enn institusjonens standardinnstilling.

Hver gang en nedre alarmgrense endres, beregner AUC pa nytt fra begynnelsen av gjeldende
oppfaring.

Nedre alarmgrense for rSO, vises som en verdi til hgyre for et trendlinjediagram i
overvakingsskjermbildet. Nar et diagram viser én enkelt trendlinje for rSO,, vil nedre
alarmgrense ogsa vises som en hvit, stiplet linje i diagrammet.

Overvakingsskjermbildet viser ikke en nedre alarmgrense hvis kanalens innstilling for «%rSO,
Low» (nedre) er OFF (av).

Avhengig av hvordan modus for nedre rSO,-alarm er konfigurert i systemmenyen, vil denne
innstillingen vaere «%rSO, Low (% BL)» (nedre, % grunnlinjeverdi) eller «%rSO, Low (Abs)»
(nedre, absolutt).

%rS0O, Low (% BL) (nedre, % grunnlinjeverdi) (standardinnstilling): Nar innstillingen
«%rSO, Low (% BL)» (nedre, % grunnlinjeverdi) brukes, angis nedre alarmgrense som en
prosentandel mellom -40 og -5 %. Den beregnede alarmgrensen for lavt niva er den angitte
grunnlinjeverdien minus den valgte prosentandelen. Fabrikkinnstillingen er grunnlinjeverdien
minus 25 % av grunnlinjeverdien (se tabell 9).

Eksempel: Hvis BL er 60, blir alarmgrensen for lavt niva 45 (60 minus 25 % = 45).

%rS0O, Low (Abs) (nedre, absolutt): Nar innstillingen «%rSO, Low (Abs)» (nedre, absolutt)
brukes, angis nedre alarmgrense som en bestemt verdi mellom 15 og 90 %. Fabrikkinnstillingen
er 50 %.

%Sp0O, Low (nedre)

Nar en pasient startes, vil nedre alarmgrense for SpO, veere verdien som er angitt for «%SpO,
Low» (nedre) i den valgte forhandsinnstillingen. Nedre alarmgrense for SpO, kan endres mens
pasienten er under behandling, men innstillingen for «%SpO, Low» (nedre) er begrenset av
overvakingsenhetens standardinnstillinger nar en forhandsinnstilling skal lagres. Nedre
alarmgrense for SpO, kan ikke lagres med en lavere verdi enn institusjonens
standardinnstilling.

GO NONIN
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Diagramposisjon

Denne innstillingen avgjar hvor trendlinjer eller pletysmografer for individuelle kanaler skal
plasseres.

TIPS:
» Trendlinjene og pletysmografene er fargekodede og stemmer med fargene pa kanalene til
signalprosessoren.

+ Et diagram star ikke ngdvendigvis ved siden av den respektive kanalen i
overvakingsskjermbildet.

+ Flere trendlinjer for rSO, kan plasseres i ett diagram.

+ Trendlinjer for rSO, og pletysmografer for SpO, kan ikke sta i samme diagram.

+ rSO,-diagrammer vises @verst i overvakingsskjermbildet i den rekkefalgen de er
angitt (A—F).

» Hver SpO,, pletysmograf er et eget diagram. SpO,-diagrammer vises nedenfor
rSO,-diagrammer og er ordnet etter kanalnummer.

Forhandsinnstillingsnr.

Ved hjelp av denne innstillingen kan brukeren raskt ga til og kontrollere forhandsinnstillingene i
overvakingsenheten.

Navnet pa forhandsinnstillingen er omgitt av stjerner hvis den aktive forhandsinnstillingen er
endret i innstillingsmenyen eller systemmenyen. Disse endringene kan lagres for senere bruk
ved a lagre forhandsinnstillingen (se «Forhandsinnstillingsmeny — prosedyrer» pa side 43).

Innstillingsmeny — prosedyrer

Apne innstillingsmenyen

1. Trykk pa meny-knappen. Innstillingsmenyen apnes.

Opprette et forhandsdefinert navn pa sensorsted

1. Nar brukeren star i innstillingsmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til a4 ga til
og merke innstillingen «Sensor Site» (sensorsted) for den aktuelle kanalen.

Trykk pa velg-knappen. En hurtigmeny apnes.

Bruk navigasjonsknappene til & ga til og merke den aktuelle kategorien for sensorsted.
Trykk pa velg-knappen. En undermeny apnes.

Bruk navigasjonsknappene til & ga til og merke det aktuelle navnet pa sensorstedet.

S e

Trykk pa velg-knappen for & lagre. Skjermbildet gar tilbake til innstillingsmenyen.
Forkortelsen for navnet pa sensorstedet vises nedenfor kanalnummeret.

7. Brukeren kan endre flere innstillinger ved a trykke pa meny-knappen to ganger for & ga
tilbake til overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.
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Tilpasse et navn pa sensorsted

1.

o koD

Nar brukeren star i innstillingsmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til
og merke innstillingen «Sensor Site» (sensorsted) for den aktuelle kanalen.

Trykk pa velg-knappen. En hurtigmeny apnes.

Bruk navigasjonsknappene til a ga til og merke «Custom» (tilpasset).
Trykk pa velg-knappen. Et skjermbilde med alfanumerisk tastatur apnes.
Skriv navnet pa sensorstedet (maks. 8 tegn):

a. Bruk navigasjonsknappene til & ga til og merke det aktuelle tegnet.

b. Trykk pa velg-knappen.

c. Gjenta trinn a og b etter behov for a angi navnet.

Trykk pa ned-knappen til «<Save» (lagre) merkes.

Trykk pa velg-knappen. Skjermbildet gar tilbake til innstillingsmenyen. Det tilpassede
navnet pa sensorstedet vises nedenfor kanalnummeret.

Brukeren kan endre flere innstillinger ved a trykke pa meny-knappen to ganger for & ga
tilbake til overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

Fjerne et navn pa sensorsted

1.

Nar Brukeren star i innstillingsmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til a ga til
og merke innstillingen «Sensor Site» (sensorsted) for den aktuelle kanalen.

Trykk pa velg-knappen. En hurtigmeny apnes.
Bruk navigasjonsknappene til a ga til og merke «Clear» (fjern).

Trykk pa velg-knappen. Skjermbildet gar tilbake til innstillingsmenyen. Feltet for
sensorsted er tomt nedenfor kanalnummeret.

Brukeren kan endre flere innstillinger ved a trykke pa meny-knappen to ganger for & ga
tilbake til overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.
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Konfigurere sensortype

MERK: Sensortypen konfigureres automatisk og kan ikke endres manuelt nar en Nonin
SenSmart-kompatibel rSO,- eller SpO,-sensor er koblet til signalprosessoren.

1. Nar brukeren star i innstillingsmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til 4 ga til
og merke innstillingen «Sensor Type» (sensortype) for den aktuelle kanalen.

2. Trykk pa velg-knappen. Sma piler vises ovenfor og nedenfor innstillingen.
3. Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for a endre innstillingen.

4. Trykk pa velg-knappen for a angi sensortype. Nar sensortypen er angitt, aktiverer
innstillingsmenyen innstillingene for denne sensortypen:

rSO,-innstillinger: SpOo-innstillinger:
* Grunnlinje + @vre %SpO,
* @vre %rSO, * Nedre %rSO,
* Nedre %rSO, (% BL) eller *  @vre pulsfrekvens
nedre %rS0, (abs.) + Nedre pulsfrekvens

5. Brukeren kan endre flere innstillinger ved a trykke pa meny-knappen to ganger for & ga
tilbake til overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.
Konfigurere individuelle grunnlinjeverdier

1. (VALGFRITT TRINN) Trykk pa hendelsesmarker-knappen for &8 markere en hendelse
under overvakning. Noter bokstaven for hendelsen i sykejournalen.

N

Trykk pd meny-knappen. Innstillingsmenyen apnes.

w

Bruk navigasjonsknappene til & ga til og merke innstillingen «Baseline» (grunnlinjeverdi)
for den aktuelle kanalen.

Trykk pa velg-knappen. Sma piler vises ovenfor og nedenfor innstillingen.
Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for & endre innstillingen.
Trykk pa velg-knappen for & angi grunnlinjeverdi.

Gjenta etter behov for hver rSO,-kanal.

® N o o bk

Brukeren kan endre flere innstillinger ved a trykke pa meny-knappen to ganger for a ga
tilbake til overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

MERK: Alarmgrenser tilbakestilles til gjeldende aktive standardinnstillinger hver gang
enheten skrus pa.
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Konfigurere alarmgrenseverdier

1.

Folg trinn 1—4 under «Konfigurere sensortype» pa side 40, eller koble en Nonin
SenSmart-kompatibel sensor til signalprosessoren.

Bruk navigasjonsknappene til & ga til og merke innstillingen for alarmgrense for den
aktuelle kanalen.

Trykk pa velg-knappen. Sma piler vises ovenfor og nedenfor innstillingen.

Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for & endre innstillingen. Se tabell 9 for & finne
alternativer for konfigurering av alarmgrenseverdier.

Trykk pa velg-knappen for & angi grenseverdien.
Gjenta etter behov for hver av innstillingene for gvre og nedre alarmgrense.

Brukeren kan endre flere innstillinger ved a trykke pa meny-knappen to ganger for & ga
tilbake til overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

Angi diagramposisjon(er)

1.

Nar brukeren star i innstillingsmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til
og merke innstillingen «Graph Position» (diagramposisjon) for den aktuelle kanalen.

Trykk pa velg-knappen. Sma piler vises ovenfor og nedenfor innstillingen.
Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for & endre innstillingen.

* rS0O,-kanalene kan angis som en bokstav fra Atil F, eller slas av. Opptil seks trendlinjer
for rSO,-kanalen kan vises i ett diagram.

+ SpO,-kanalene kan slas av eller pa.
Trykk pa velg-knappen for & angi diagramposisjon.

Brukeren kan endre flere innstillinger ved a trykke pa meny-knappen to ganger for & ga
tilbake til overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

Kontrollere/velge en forhandsinnstilling

1.

Nar brukeren star i innstillingsmenyen, kan han/hun trykke pa ned-knappen for & ga til og
merke feltet «Preset» (forhandsinnstilling) nederst.

Bruk navigasjonsknappene for heyre/venstre til & rulle giennom forhandsinnstillingene og
kontrollere innstillingene i hver av disse.

Velg en forhandsinnstilling ved & slutte & rulle. Forhandsinnstillingen som vises pa
skjermen, blir da den aktive forhandsinnstillingen.

Trykk pa meny-knappen to ganger for a ga tilbake til overvakingsskjermbildet.

GO NONIN
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<G> NONIN
Forhandsinnstillingsmenyen

Denne delen inneholder:

» Beskrivelse av forhandsinnstillingsmenyen
» Prosedyrer i forhandsinnstillingsmenyen (se side 43)

TIPS:
+ Alle kanalspesifikke innstillinger i innstillingsmenyen kan lagres i en forhandsinnstilling.

» Seks av innstillingene under systemmenyen lagres i en forhandsinnstilling: lysstyrke,
lydstyrke for alarm, modus for nedre rSO,-alarm, lydstyrke for pulstone, kilde for pulstone
og utdatamodi.

Forhandsinnstillingsmeny — beskrivelse

En forhandsinnstilling er en samling kanal- og systeminnstillinger som kan lagres og hentes
frem igjen. | forhandsinnstillingsmenyen kan brukeren lagre de gjeldende innstillingene som en
forhandsinnstilling, aktivere en lagret forhandsinnstilling, og slette, gi nytt navn til, Iase eller lase
opp en forhandsinnstilling.

Opptil 10 forhandsinnstillinger kan lagres i overvakingsenheten. De 10 forhandsinnstillingene er
innledningsvis angitt som standard forhandsinnstillinger og tilsvarer fabrikkens
standardinnstillinger. Hvis institusjonens standard grenseverdier er konfigurert, vil disse
innstillingene bli brukt som standard forhandsinnstillinger.

En forhandsinnstilling kan brukes som institusjonens standard forhandsinnstilling. Nar
overvakingsenheten slas pa, brukes institusjonens standard forhandsinnstilling pa den nye
pasienten. Brukeren kan benytte denne forhandsinnstillingen eller aktivere en annen.

Nar en forhandsinnstilling slettes, gar navnet tilbake til «Defaults» (standardinnstillinger), og
innstillingene gar tilbake til fabrikkens standardinnstillinger eller til institusjonens
standardinnstillinger hvis disse er konfigurert.

ADVARSEL: Kontroller at alle alarminnstillingene og grensene er riktige nar systemet
startes opp.

ADVARSEL: Det kan oppsta fare hvis ulike forhandsinnstillinger brukes pa flere
X-100M overvakingsenheter i ett pleieomrade.

MERK: Forhandsinnstillinger bevares selv om bade ekstern stremforsyning og batteristram
forsvinner.

MERK: Hvis brukeren endrer innstillingene i en aktiv forhandsinnstilling og vil lagre de nye
innstillingene som forhandsinnstillingen, se «Lagre gjeldende innstillinger som en
forhandsinnstilling» pa side 44.
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Saved User Presets

1 'l Defaults 6 ' Defaults
2 "lm Defaults 7 "m Defaults
3 'l Defaults 8 " Defaults
4 "ln Defaults 9 "ln Defaults
5 la Defaults 10 ' Defaults

Figur 24. Forhandsinnstillingsmenyen

Forhandsinnstillingsmeny — prosedyrer

Apne forhandsinnstillingsmenyen

1. Trykk pa meny-knappen.

2. Trykk pa heyre-knappen én gang for & merke kategorien Presets (forhandsinnstillinger).
Forhandsinnstillingsmenyen apnes.

Aktivere en forhandsinnstilling
1. Nar brukeren star i forhandsinnstillingsmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene
til & ga til og merke den aktuelle forhandsinnstillingen.

2. Trykk pa velg-knappen. Hurtigmenyen apnes, der «Use This Preset» (bruk denne
forhandsinnstillingen) er merket.

3. Trykk pa velg-knappen. Forhandsinnstillingen aktiveres, og skjermen gar tilbake til
skjermbildet Settings (innstillinger).

4. Brukeren kan endre flere innstillinger ved a trykke pa meny-knappen for a ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

RN

Save Current Settings as New Preset
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Lagre gjeldende innstillinger som en forhandsinnstilling

A OBS! En forhandsinnstilling kan ikke lagres med nedre alarmgrenseverdier for %rSO,

eller %SpO, som er lavere enn standardinnstillingene ved institusjonen. Nedre
alarmgrenser for rSO, og %SpO, som er lavere enn standardinnstillingene ved
institusjonen, erstattes med institusjonens standardinnstilling(er) i
forhandsinnstillingen.

1. Pa innstillings- og systemmenyene kan brukeren konfigurere alle parametre og
innstillinger med gnsket verdi.

2. Bruk navigasjonsknappene til & ga til og merke kategorien Presets (forhandsinnstillinger).

3. Nar brukeren star i forhandsinnstillingsmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene
til & ga til og merke «Save Current Settings as New Preset» (lagre gjeldende innstillinger
som ny forhandsinnstilling).

4. Trykk pa velg-knappen. En hurtigmeny apnes.

5. Bruk navigasjonsknappene for opp/ned til & velge en forhandsinnstilling som skal
overskrives.

MERK: Hvis forhandsinnstillingen er last, vises meldingen Cannot overwrite locked preset!
(kan ikke overskrive last forhandsinnstilling). Las opp forhandsinnstillingen ved a ga til «Lase
/ lase opp en forhandsinnstilling» pa side 46.

6. Trykk pa velg-knappen. En boks med navnet pa forhandsinnstillingen vises samt et
skjermbilde med et alfanumerisk tastatur. Ga videre til trinn 8 for & oppdatere en
eksisterende forhandsinnstilling.

7. Skriv navnet pa forhandsinnstillingen (maks. 11 alfanumeriske tegn):
a. Bruk navigasjonsknappene til & ga til og merke det aktuelle tegnet.
b. Trykk pa velg-knappen.
c. Gjenta trinn a og b etter behov for a angi navnet.

8. Trykk pa ned-knappen til «<Save» (lagre) merkes.

9. Trykk pa velg-knappen for & lagre. Forhandsinnstillingen aktiveres, og skjermen gar
tilbake til overvakingsskjermbildet.
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Slette en forhandsinnstilling

1.

5.

Nar brukeren star i forhandsinnstillingsmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene
til & ga til og merke den aktuelle forhandsinnstillingen.

Trykk pa velg-knappen. En hurtigmeny apnes. Las eventuelt opp forhandsinnstillingen (se
«Lase / lase opp en forhandsinnstilling» pa side 46).

Trykk pa ned-knappen én gang for & merke «Delete» (slett).

Trykk pa velg-knappen. Hurtigvinduet «Delete selected preset?» (slett valgte
forhandsinnstilling?) vises, der «No» (nei) er merket.

* Brukeren kan avbryte slettingen ved a trykke pa velg-knappen.

» Forhandsinnstillingen kan slettes ved a trykke pa ned-knappen for a merke «Yes» (ja),
og deretter trykke pa velg-knappen. Navnet pa forhandsinnstillingen gar tilbake til
«Defaults» (standardinnstillinger), og verdiene i forhandsinnstillingen blir institusjonens
standardinnstillinger.

Trykk pa meny-knappen to ganger for a ga tilbake til overvakingsskjermbildet.

Gi nytt navn til en forhandsinnstilling

1.

Nar brukeren star i forhandsinnstillingsmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene
til a ga til og merke den aktuelle forhandsinnstillingen.

Trykk pa velg-knappen. En hurtigmeny apnes. Las eventuelt opp forhandsinnstillingen (se
«Lase / lase opp en forhandsinnstilling» pa side 46).

Trykk pa ned-knappen to ganger for @ merke «Rename» (gi nytt navn).

Trykk pa velg-knappen. Et skjermbilde med alfanumerisk tastatur apnes.

Skriv navnet pa forhandsinnstillingen (maks. 11 alfanumeriske tegn):

a. Bruk navigasjonsknappene til & ga til og merke det aktuelle tegnet.

b. Trykk pa velg-knappen.

c. Gjenta trinn a og b etter behov for a angi navnet.

Trykk pa ned-knappen til «Save» (lagre) merkes.

Trykk pa velg-knappen. Skjermbildet gar tilbake til forhandsinnstillingsmenyen.
Trykk pa meny-knappen to ganger for a ga tilbake til overvakingsskjermbildet.
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Lase / lase opp en forhandsinnstilling

MERK: En ulast forhandsinnstilling har et apent hengelassymbol ved siden av navnet sitt, og
en last forhandsinnstilling har et lukket hengelassymbol ved siden av navnet sitt.

1. Nar brukeren star i forhandsinnstillingsmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene
til @ ga til og merke den aktuelle forhandsinnstillingen.

2. Trykk pa velg-knappen. En hurtigmeny apnes.
» Las opp en forhandsinnstilling ved a trykke pa ned-knappen for & merke «Unlock»
(las opp).
» Las en forhandsinnstilling ved a trykke pa ned-knappen for & merke «Lock» (Ias).
3. Trykk pa velg-knappen.

4. Angi et passord for forhandsinnstillingen. Dette passordet er brukerspesifikt og kan
overstyres av institusjonens passord.

5. Skjermbildet gar tilbake til forhandsinnstillingsmenyen.
6. Trykk pa meny-knappen to ganger for a ga tilbake til overvakingsskjermbildet.
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Pasientmenyen

Denne delen inneholder:

» Beskrivelse av pasientmenyen
* Prosedyrer i pasientmenyen (se side 48)

Pasientmeny — beskrivelse

| pasientmenyen (figur 25) kan brukeren vise gjeldende pasients ID (identifikasjon), starte en ny
pasient eller redigere en pasient-I1D.

Start new case

Edit patient ID Current patient ID
| blank |

Figur 25. Pasientmenyen

Starte en ny pasient

Ved hjelp av denne innstillingen kan brukeren starte en ny pasient ved a bruke gjeldende
forhandsinnstilling. Nar en ny pasient opprettes, fiernes grunnlinjeverdiene og en ny oppfaring
startes i minnet.

Redigere pasient-ID

Ved hjelp av denne innstillingen kan brukeren redigere en eksisterende pasient-1D eller legge til
en pasient-ID for en pasient. En pasient-ID kan besta av maks. alfanumeriske tegn.
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Pasientmeny — prosedyrer

Apne pasientmenyen

1. Trykk pa meny-knappen.

2. Trykk pa heyre-knappen to ganger for &8 merke kategorien Case (pasient).
Pasientmenyen apnes.

Starte en ny pasient
1. Nar brukeren star i pasientmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «Start new case» (start ny pasient).

2. Trykk pa velg-knappen. Hurtigvinduet «Start new case?» (start ny pasient?) vises, der
«No» (nei) er merket.

3. Trykk pa ned-knappen for & merke «Yes» (ja).
4. Trykk pa velg-knappen.

» Hvis systemet er konfigurert slik at det ma oppgis en pasient-ID ved starten pa en ny
pasient (les mer under «Forespgrsel om pasient-ID»):

- Et skjermbilde med alfanumerisk tastatur apnes. Folg trinn 3 — 5 i neste prosedyre,
«Redigere en pasient-ID».

- Nar en pasient-ID er angitt, vises «Starting new case...» (starter ny pasient).
Overvakingsenheten gar tilbake til overvakingsskjermbildet, og alle grunnlinjeverdier
fra forrige pasient fijernes.

» Hvis systemet er konfigurert slik at det ikke ma oppgis en pasient-ID ved starten pa en
ny pasient:

- «Starting new case...» (starter ny pasient) vises. Overvakingsenheten gar tilbake til
overvakingsskjermbildet, og alle grunnlinjeverdier fra forrige pasient fiernes.

- Pasienten har ikke en pasient-ID. Se neste prosedyre, «Redigere en pasient-ID»,
for & angi en pasient-ID.

Redigere en pasient-ID

1. Nar brukeren star i pasientmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «Edit patient ID» (rediger pasient-ID).

2. Trykk pa velg-knappen. Et skjermbilde med alfanumerisk tastatur apnes.

3. Angi pasient-ID (maks. 15 alfanumeriske tegn).
a. Bruk navigasjonsknappene til & ga til og merke det aktuelle tegnet.
b. Trykk pa velg-knappen.
c. Gjenta trinn a og b etter behov for a angi navnet.

4. Trykk pa ned-knappen til «Save» (lagre) merkes.

5. Trykk pa velg-knappen for a lagre. Gjeldende pasient-ID vises i pasientmenyen.

6. Trykk p& meny-knappen to ganger for a ga tilbake til overvakingsskjermbildet, eller la
skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.
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Systemmenyen

Denne delen inneholder:

» Beskrivelse av systemmenyen
* Prosedyrer i systemmenyen (se side 55)

Systemmeny — beskrivelse

| systemmenyen (figur 26) har brukeren tilgang til falgende innstillinger:

 Brightness* (lysstyrke) + Date/time (dato/klokkeslett)
+ Alarm Volume* (lydstyrke for alarm) * Nurse call mode (tilkallingsmodus)
* rSO, low alarm mode* (modus for nedre * Bluetooth

rSOy-alarm) « Language (sprak)

* Pulse tone volume* (lydstyrke for pulstone) - Patient ID request (foresparsel om

* Pulse tone source* (kilde for pulstone) pasient-ID)
» Data output modes* (utdatamodi) » System name (systemnavn)
« Clear Memory (fiern minne) + Default preset (standard forhandsinnstilling)
- Restore factory defaults (gjenopprett * Institution default Iimi.ts (institusjonens
fabrikkens standardinnstillinger) standard grenseverdier)
« System information (systeminformasjon) * Institution password (institusjonens
passord)

* Disse innstillingene kan inkluderes som en forhandsinnstilt parameter.

Brightness Date / Time
Alarm Yolume Nurse Call Hode
rs0z Low Alarm Hode Bluetooth

Pulse Tone Volume Language

Pulse Tone Source Patient ID Request
Data Output Hodes System Name

Default Preset
Clear Hemory Institution Default Limits
Restore Factory Defaults Institution Password
System Information

Figur 26. Systemmenyen
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Lysstyrke

Denne innstillingen avgjar lysstyrken pa skjermen. Glidebryteren for lysstyrke har 15 trinn.
Standard lysstyrke er maks. lysstyrke (15). Denne innstillingen kan lagres som en
forhandsinnstilt parameter.

Lydstyrke for alarm

Denne innstillingen avgjer lydstyrken pa lydalarmer. Glidebryteren for lydstyrke pa alarmer har
15 trinn. Standard lydstyrke pa alarmer er maks. lydstyrke (15). Denne innstillingen kan lagres
som en forhandsinnstilt parameter.

Hvis lydstyrken for alarmer er trinn 5 eller hayere, er glidebryteren grenn. Hvis lydstyrken for
alarmer er trinn 4 eller lavere (mindre enn 45 decibel), er glidebryteren gul, og den gule
indikatoren for alarmdemping lyser i overvakingsskjermbildet.

Modus for nedre rSO,-alarm

Denne innstillingen avgjer hvordan den nedre alarmgrenseverdien beregnes. Denne
innstillingen kan veere «% Below Baseline» (% lavere enn grunnlinjeverdien) eller «Absolute»
(absolutt). Standardinnstillingen er «% Below Baseline» (% lavere enn grunnlinjeverdien).

Nar denne innstillingen er konfigurert, vil enten «%rSO, Low (% BL)» (% nedre rSO,-grense,
% av grunnlinjeverdien) eller «%rSO, Low (Abs)» (% nedre rSO,, absolutt) vises i
innstillingsmenyen. Les mer om nedre alarmgrenser for rSO, pa side 36.

Denne innstillingen kan lagres som en forhandsinnstilt parameter.

% lavere enn grunnlinjeverdien

Brukeren kan velge at nedre alarmgrense for rSO, skal beregnes automatisk som en

prosentandel lavere enn grunnlinjeverdien, ved & konfigurere modus for nedre alarmgrense for
rSO, til «% Below Baseline» (% lavere enn grunnlinjeverdien) (standardinnstilling). Fabrikkens
standardinnstilling er grunnlinjeverdien minus 25 % av grunnlinjeverdien (tabell 9 pa side 36).

Eksempel: Hvis BL er 60, blir alarmgrensen for lavt niva 45 (60 minus 25 % = 45).

Nar brukeren starter en ny pasient og modus for nedre rSO,-alarm er angitt som «% below
Baseline» (% lavere enn grunnlinjeverdien), vil de nedre alarmgrenseverdiene for rSO, vaere
institusjonens eller forhandsinnstillingens standardverdi for nedre (absolutt) %rSO,. Nar
brukeren konfigurerer grunnlinjeverdien, blir nedre alarmgrense for rSO, en prosentandel av
grunnlinjeverdien.

Absolutt

Hvis brukeren vil at nedre alarmgrense for %rSO, skal vaere en bestemt verdi, angis modus for
nedre rSO,-alarm som «Absolute» (absolutt).

Nar brukeren starter en ny pasient og modus for nedre rSO,-alarm er angitt som «Absolute»
(absolutt), vil de nedre alarmgrenseverdiene for rSO, veere de nedre (absolutte) verdiene for
%rSO, som fremgar av den valgte forhandsinnstillingen.
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Lydstyrke for pulstone

Denne innstillingen avgjgr lydstyrken pa pulstonen. Glidebryteren for lydstyrke pa pulstone har
15 trinn. Standard lydstyrke for pulstone er av (0). Denne innstillingen kan lagres som en
forhandsinnstilt parameter.

Kilde for pulstone

Denne innstillingen avgjar hvilken SpO,-kanal pulstonen skal komme fra. Bare én SpO,-kanal
kan angis som kilde for pulstonen. Denne innstillingen kan lagres som en forhandsinnstilt
parameter.

Utdatamodi

Denne overvakingsenheten har 5 ulike sanntidsformater for utdata, én gang per sekund (Nonin
1, Nonin 2, Nonin 3, Nonin 4, Nonin 5). Dessuten sender RS-232-porten data gjennom
Dymo-skriveren (skriveren), som er ekstrautstyr.

Denne innstillingen kan lagres som en forhandsinnstilt parameter.

MERK: Bluetooth og RS-232-porten har separate valgmuligheter og kan bruke ulike
utdataformater.

Les mer om dataformater under «Funksjoner for minne og datapresentasjon» pa side 66.

Clear Memory (fjern minne)

Denne innstillingen sletter registrerte pasientdata fra overvakingsenheten. Denne innstillingen
sletter ikke forhandsinnstillinger fra overvakingsenheten.

Gjenopprett fabrikkens standardinnstillinger

Denne innstillingen forkaster alle forhandsinnstillinger, institusjonens standardinnstillinger og
andre brukerinnstillinger, og overvakingsenheten gar tilbake til fabrikkens standardinnstillinger
for alarmgrenser (tabell 10).

Tabell 10. Fabrikkinnstillinger for alarmgrenser

Innstilling for alarmgrenseverdi Fabrikkinnstilling

rSO, High (gvre) Off (av)

rSO, Low (% BL) (nedre, % grunnlinjeverdi) % below |Baseline — 25 % (grunnlinjeverdi minus 25 %)
baseline (% lavere enn grunnlinjeverdi)

rSO, Low (Abs) Absolute (nedre, absolutt) 50 %
SpO, High (avre) Off (av)
SpO, Low (nedre) 85%
Pulse High (puls gvre) 200 BPM
Pulse Low (puls nedre) 50 BPM
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Systeminformasjon

Dette hurtigvinduet viser systeminformasjon om overvakingsenheten og eventuelle tilkoblede
signalprosessorer. Ved oppringing til Nonins avdeling for teknisk service, kan
servicekonsulenten be om denne informasjonen.

Nonin Medical, Inc.
Model X-100M

Software version 14

Sound version 14

Bluetooth version R0O01, Saber
Power version 2

quest

1: SwW 9023 T
2: SW 9023 '
3: SW 9023 efault Limits

‘assword

Figur 27. Hurtigvindu med systeminformasjon

Dato/klokkeslett

Ved hjelp av denne innstillingen kan brukeren stille dato og klokkeslett (24-timersklokke) i
overvakingsenheten.

Tilkallingsmodus

Denne innstillingen gjer det mulig med alarmvarsling pa et sentralt overvakingssted. Tilkalling
fungerer bade pa vekselstram og batteristram. Den enkelte institusjonen kan selv velge om
alarmen skal veere et lydsignal, visuelt signal eller begge deler. Alternativene for tilkalling er:

« Normally open, continuous (normalt apen, kontinuerlig) (standardinnstilling) —
Tilkallingskontakten er normalt apen, men lukkes ved alarm. Tilkallingskontaktens status er
endret sa lenge alarmen vedvarer, og gar ferst tilbake til den opprinnelige statusen utenom
alarm, nar alarmen fjernes.

* Normally open, momentary (normalt apen, midlertidig) — Tilkallingskontakten er normailt
apen, men lukkes ved alarm. Tilkallingskontaktens status endres midlertidig nar det oppstar
en alarmtilstand, og denne 1-sekunds endringen gjentas én gang i minuttet sa lenge
alarmtilstanden vedvarer.

» Normally closed, continuous (normalt apen, kontinuerlig) — Tilkallingskontakten er normailt
lukket, men apnes ved alarm. Tilkallingskontaktens status er endret sa lenge alarmen
vedvarer, og gar farst tilbake til den opprinnelige statusen utenom alarm, nar alarmen fjernes.
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* Normally closed, momentary (normalt lukket, midlertidig) — Tilkallingskontakten er normalt
lukket, men apnes ved alarm. Tilkallingskontaktens status endres midlertidig nar det oppstar
en alarmtilstand, og den 1-sekunds endringen gjentas én gang i minuttet sa lenge
alarmtilstanden vedvarer.

MERK: Nurse Call-funksjonen ignorerer dempede alarmer.

ADVARSEL: Det er brukerens ansvar a implementere grensesnittet mellom
tilkallingssystemet og modell X-100M samt a teste grensenittet mellom modell
X-100M og tilkallingssystemet for a pase at det fungerer som det skal. X-100M
overvakingsenhet er ikke evaluert med spesifikke tilkallingssystemer.

ADVARSEL.: Utstyrets funksjon for Nurse Call og Bluetooth bgr imidlertid ikke
utgjore det primaere alarmvarselet.

Bluetooth

Dette hurtigvinduet gir brukeren informasjon som trengs for a koble X-100M-modellen til en
Bluetooth hovedenhet, eller sla av Bluetooth-radioen.

Les mer om Bluetooth-teknologien pa side 67.

Brightness Date / Time
Alarm VYolume
rs0: Low Alar|Bluetooth: On
Pulse Tone Uo'N
ame :
Pulse Tone So| HNonin_Medical_Inc._001303

Data Output HM|PIN:
001303

BDA :
00:1c:05:00:82:e2

Clear Memory
Restore Facto

3

System Information

Figur 28. Hurtigvindu med Bluetooth-informasjon

Sprak

Med denne funksjonen kan brukeren velge et annet sprak pa monitoren. Tilgjengelige sprak er:
Engelsk (English) + ltaliensk (ltaliano)
Tysk (Deutsch) * Nederlandsk (Nederlands)
Spansk (Espafiol) * Svensk (Svenska)
Fransk (Frangais) » Portugisisk (Portugués)
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Forespoarsel om pasient-ID

Denne innstillingen avgjar om brukeren skal bes om a oppgi pasientidentifikasjon (ID) eller ikke
nar en ny pasient opprettes. Hvis «At Start of New Case» (nar ny pasient startes) er valgt, vil
skjermbildet for & angi pasient-ID vises hver gang overvakingsenheten slas pa, og nar brukeren
velger «Start a new case» (start en ny pasient) i pasientmenyen.

Systemnavn

Denne innstillingen brukes til & gi systemet et navn. Standardnavnet er X-100.

Standard forhandsinnstilling

Ved hjelp av denne innstillingen kan brukeren velge én av forhandsinnstillingene som standard
forhandsinnstilling. Nar forhandsinnstillingen er valgt som standard forhandsinnstilling, lases
den automatisk. Nar overvakingsenheten slas pa, vises denne standardforhandsinnstillingen i
oppstartsskjermbildet «Select a Preset» (velg en forhandsinnstilling). Denne
standardforhandsinnstillingen vil vaere den aktive forhandsinnstillingen, med mindre en annen
forhandsinnstilling velges.

Institusjonens standard grenseverdier

MERK: Institusjonens standard grenseverdier er utfylt med fabrikkens standardverdier til de
endres av institusjonen.

Ved hjelp av denne innstillingen kan brukeren fastsette standard gvre og nedre grenseverdier
for %rS0O,, %SpO, og pulsfrekvens for institusjonen. Hvis det er konfigurert standard
grenseverdier for institusjonen, blir disse verdiene standardverdier i eventuelle standard
forhandsinnstillinger.

Nar standardinnstillingene for institusjonen er oppdatert, vises meldingen Presets with SpO, or
rSO, low alarm limits lower than the new institution limits have been updated to the new limits
(forhandsinnstillinger med nedre alarmgrenseverdier for SpO, eller rSO, som er lavere enn de
nye grenseverdiene for institusjonen, er oppdatert med de nye grenseverdiene). Institusjonens
standardinnstillinger for nedre alarmgrense gar foran eventuelle nedre alarmgrenseverdier som
er lagret i en forhandsinnstilling, hvis de nedre alarmgrenseverdiene er i strid med de nedre
alarmgrenseverdiene for institusjonen.

A OBS! En forhandsinnstilling kan ikke lagres med nedre alarmgrenseverdier for %rSO,

eller %SpO, som er lavere enn standardinnstillingene ved institusjonen. Nedre
alarmgrenser for rSO, og %SpO, som er lavere enn standardinnstillingene ved
institusjonen, erstattes med institusjonens standardinnstilling(er) i forhandsinnstillingen.
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Brigh Insttagilon Defaults Date / Time

Alarm %rs0: High Nurse Call Mode
1] Bluetooth

* | %rso. Low (% BL)
Pulse Language

%rS0z Low {Abs) Patient ID Request

Pulse
Data %Sp0z High System Name

%5p02 Low Default Preset
Clear PR High
Resto PR Low Institution Password
Syste

Figur 29. Hurtigvindu med institusjonens standardinnstillinger

Institusjonens passord

Standard passord for institusjonen er 0000. Institusjonens passord kan konfigureres som et
hvilket som helst firesifret nummer og brukes til & lase opp parameterinnstillingene i
systemmenyen. Institusjonens passord kan brukes til & lase opp lagrede forhandsinnstillinger.

Systemmeny — prosedyrer

Apne systemmenyen

1. Trykk pa meny-knappen.

2. Trykk pa heyre-knappen tre ganger for & merke System-kategorien. Systemmenyen
apnes.

Justere skjermens lysstyrke

1. Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til a ga til og
merke «Brightness» (lysstyrke).

Trykk pa velg-knappen. Glidebryteren for lysstyrke vises.

Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for a justere innstillingen.

Trykk pa velg-knappen for a lagre innstillingen. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.

Flere innstillinger kan endres ved a trykke p4 meny-knappen to ganger for a ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

o~ oeDb
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Justere lydstyrken for alarmer

1. Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «Alarm Volume» (lydstyrke for alarmer).

2. Trykk pa velg-knappen. Glidebryteren for lydstyrke for alarmer vises.

3. Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for a justere innstillingen.
* Grenn glidebryter — lydstyrken er over 45 decibel (trinn 5-15).

* Gul glidebryter — lydstyrken er under 45 decibel, og indikatoren for alarmdemping vises
pa skjermen (trinn 0—4).

4. Trykk pa velg-knappen for & lagre innstillingen. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.

5. Flere innstillinger kan endres ved & trykke pa meny-knappen to ganger for a ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

ADVARSEL: Kontroller at volumet pa alle alarmer er riktig innstilt, slik at de kan hores
under alle forhold. Pass pa at ingenting stenger for hgyttalerne.

Konfigurere modus for nedre rSO5-alarm

1. Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «rSO, Low Alarm Mode (modus for nedre rSO,-alarm).

2. Trykk pa velg-knappen. En hurtigmeny apnes.

3. Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for a endre innstillingen.
* % lavere enn grunnlinjeverdien
* Absolutt

4. Trykk pa velg-knappen for & lagre innstillingen. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.

5. Flere innstillinger kan endres ved a trykke pa meny-knappen to ganger for a ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

Justere lydstyrken for pulstoner
1. Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «Pulse Tone Volume» (lydstyrke for pulstoner).

2. Trykk pa velg-knappen. Glidebryteren for lydstyrken for pulstoner vises. Standard
lydstyrke er av.

3. Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for a endre innstillingen.
4. Trykk pa velg-knappen for & lagre innstillingen. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.

5. Flere innstillinger kan endres ved a trykke pa meny-knappen to ganger for & ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.
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Velge en kilde for pulstone

MERK: Nar en kanal angis som kilde for pulstonen, ma det kontrolleres at lydstyrken for
pulstonen er justert slik at pulstonen kan hares.

1.

A

Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «Pulse Tone Source» (kilde for pulstone).

Trykk pa velg-knappen. Hurtigvinduet for pulstonekilde vises.
Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for a endre innstillingen.

Trykk pa velg-knappen for & lagre innstillingen. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.

Flere innstillinger kan endres ved a trykke pa meny-knappen to ganger for a ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

Konfigurere utdataformat for Bluetooth og/eller RS-232

1.

Nar brukeren stér i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «Data Output Modes» (utdatamodi).

Trykk pa velg-knappen. Et hurtigvindu apnes, der innstillingen Bluetooth er merket. Hvis
Bluetooth ikke brukes, ga videre til trinn 3.

a. Trykk pa velg-knappen. Sma piler vises ovenfor og nedenfor innstillingen.
b. Trykk pa opp/ned-knappen for & velge et utdataformat for Bluetooth.

c. Trykk pa velg-knappen for & lagre innstillingen. Fortsett med utdataformatet for
RS-232, eller hopp til trinn 4 hvis RS-232 ikke trengs.

Trykk pa ned-knappen for & merke RS-232-innstillingen.

a. Trykk pa velg-knappen. Sma piler vises ovenfor og nedenfor innstillingen.

b. Trykk pa opp/ned-knappen for a velge et utdataformat for RS-232.

c. Trykk pa velg-knappen for & lagre innstillingen.

Trykk pa meny-knappen for a lukke hurtigvinduet og ga tilbake til systemmenyen.

Flere innstillinger kan endres ved a trykke pa meny-knappen to ganger for a ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

Fjerne minnet

1.

Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «Clear Memory» (fiern minne).

Trykk pa velg-knappen. Hurtigvinduet «Clear ALL patient data recordings?» (fiern ALLE
registrerte pasientdata?) vises, der «No» (nei) er merket.

» Avbryt ved a trykke pa velg-knappen.

* Fjern minnet ved & trykke pa ned-knappen for & merke «Yes» (ja), og deretter trykke pa
velg-knappen.

Meldingen Memory cleared! (minne fiernet) vises. Skjermbildet gar tilbake til
systemmenyen.

Flere innstillinger kan endres ved a trykke pa meny-knappen to ganger for a ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.
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Gjenopprett fabrikkens standardinnstillinger

1.

Nar Brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til a ga til og
merke «Restore Factory Defaults» (gjenopprett fabrikkens standardinnstillinger).

Trykk pa velg-knappen. Hurtigvinduet « Discard ALL presets and settings?» (forkast
ALLE innstillinger og forhandsinnstillinger?) vises, der «No» (nei) er merket.

+ Avbryt ved a trykke pa velg-knappen.

+ Fabrikkens standardinnstillinger kan gjenopprettes ved a trykke pa ned-knappen for &
merke «Yes» (ja), og deretter trykke pa velg-knappen.

Angi institusjonens passord.

Meldingen Factory defaults restored! (fabrikkens standardinnstillinger er gjenopprettet)
vises. Skjermen gar tilbake til overvakingsskjermbildet.

MERK: Nar fabrikkens standardinnstillinger gjenopprettes, forsvinner standardinnstillinger
som er spesifikke for institusjonen.

Kontrollere systeminformasjon

1.

4.

Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til a ga til og
merke «System Information» (systeminformasjon).

Trykk pa velg-knappen. Hurtigvinduet med systeminformasjon vises (figur 27).

Lukk vinduet ved a trykke pa meny- eller velg-knappen. Skjermbildet gar tilbake til
systemmenyen.

Trykk pa meny-knappen to ganger for & ga tilbake til overvakingsskjermbildet.

Konfigurere dato og klokkeslett

MERK: Trykk pa meny-knappen for & lagre dato og klokkeslett.

1.

58

Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «Date / Time» (dato/klokkeslett).

Trykk pa velg-knappen. Et hurtigvindu apnes.
a. Bruk navigasjonsknappene til a ga fra felt til felt.

b. Brukeren kan oppdatere et felt ved a trykke pa velg-knappen (sma piler vises over og
under innstillingen), og deretter trykke pa opp/ned-knappen for & endre innstillingen.
Lukk et felt ved a trykke pa velg- eller meny-knappen.

c. Gjenta etter behov for hvert av dato-/klokkeslettfeltene.

Nar brukeren er ferdig, trykker han/hun pa meny-knappen for a lagre dato og klokkeslett,
lukke hurtigvinduet og ga tilbake til systemmenyen.

Flere innstillinger kan endres ved & trykke pa meny-knappen to ganger for & ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.
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Konfigurere tilkallingsfunksjonen

1.

2B

Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «Nurse Call Mode» (modus for tilkalling).

Trykk pa velg-knappen for a kontrollere gjeldende innstilling. Et hurtigvindu apnes, der
innstillingen vises og «Edit...» (rediger) er merket.

» Endre innstillingen ved a trykke pa velg-knappen og ga videre til trinn 3.

» Avbryt ved a trykke pa meny-knappen. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.
Angi institusjonens passord. En hurtigmeny apnes.

Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for & endre innstillingen.

Trykk pa velg-knappen for & lagre. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.

Flere innstillinger kan endres ved a trykke p4 meny-knappen to ganger for a ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

Aktivere/deaktivere Bluetooth-radio

1.

n

No o ko

®

Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «Bluetooth».

Trykk pa velg-knappen. Et hurtigvindu med Bluetooth-informasjon (figur 28) apnes, der
«Edit...» (rediger) er merket.

Endre innstillingen ved a trykke pa velg-knappen.

Angi institusjonens passord.

Trykk pa velg-knappen. Sma piler vises ovenfor og nedenfor innstillingen.
Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for a endre innstillingen.

Trykk pa velg-knappen for & lagre. Hvis Bluetooth slas pa, vises meldingen Please wait...
(vent litt) mens Bluetooth-radioen aktiveres. Hurtigvinduet med Bluetooth-informasjon
vises.

Trykk pa meny-knappen for & ga tilbake til systemmenyen.

Flere innstillinger kan endres ved a trykke pA meny-knappen to ganger for a ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

Endre sprak

1.

o oD

Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «Language» (sprak).

Trykk pa velg-knappen. En hurtigmeny apnes.
Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for a endre innstillingen.
Trykk pa velg-knappen for & lagre. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.

Flere innstillinger kan endres ved & trykke pa meny-knappen to ganger for a ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.
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Systemmenyen

Konfigurere foresporsel om pasient-ID

1.

S

Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «Patient ID Request» (forespgrsel om pasient-ID).

Trykk pa velg-knappen for a kontrollere gjeldende innstilling. Et hurtigvindu apnes, der
innstillingene vises og «Edit...» (rediger) er merket.

« Endre innstillingen ved a trykke pa velg-knappen og ga videre til trinn 3.

» Avbryt ved a trykke pa meny-knappen. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.
Angi institusjonens passord. En hurtigmeny apnes.

Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for & endre innstillingen.

Trykk pa velg-knappen for a lagre. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.

Flere innstillinger kan endres ved a trykke pa meny-knappen to ganger for a ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

Opprette et systemnavn

1.

60

Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «System Name» (systemnavn).

Trykk pa velg-knappen for a kontrollere gjeldende innstilling. Et hurtigvindu apnes, der
innstillingen vises og «Edit...» (rediger) er merket.

« Endre innstillingen ved a trykke pa velg-knappen og ga videre til trinn 3.

» Avbryt ved a trykke pa meny-knappen. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.
Angi institusjonens passord. Et skjermbilde med alfanumerisk tastatur dpnes.

Angi et systemnavn (maks. 15 alfanumeriske tegn).

a. Slett eventuelt et eksisterende systemnavn.

b. Bruk navigasjonsknappene til a ga til og merke det aktuelle tegnet.

c. Trykk pa velg-knappen.

d. Gjenta trinn b og c etter behov for & angi navnet.

Trykk pa ned-knappen til «<Save» (lagre) merkes.

Trykk pa velg-knappen for & lagre. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.

Flere innstillinger kan endres ved & trykke pa meny-knappen to ganger for & ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.
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Velg standard forhandsinnstilling

1.

Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke «Default Preset» (standard forhandsinnstilling).

Trykk pa velg-knappen for a kontrollere gjeldende innstilling. Et hurtigvindu apnes, der
innstillingen vises og «Edit...» (rediger) er merket.

» Endre innstillingen ved a trykke pa velg-knappen og ga videre til trinn 3.
* Avbryt ved a trykke pa meny-knappen. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.

Angi institusjonens passord. Hurtigvinduet «Select default preset» (velg standard
forhandsinnstilling) vises.

Gjeldende standard forhandsinnstilling er merket. Bruk navigasjonsknappene for opp/ned
til & ga til og merke en forhandsinnstilling.

Trykk pa velg-knappen for & lagre. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen. Den valgte
standardinnstillingen blir den aktive innstillingen neste gang overvakingsenheten slas pa.

Flere innstillinger kan endres ved & trykke pa meny-knappen to ganger for a ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

Konfigurere institusjonens standard grenseverdier

1.

© ©o N oo

Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til & ga til og
merke « Institution Default Limits» (institusjonens standard grenseverdier).

Trykk pa velg-knappen for & kontrollere de gjeldende innstillingene. Et hurtigvindu apnes,
der innstillingene vises og «Edit...» (rediger) er merket.

» Endre innstillingen ved a trykke pa velg-knappen og ga videre til trinn 3.
* Avbryt ved a trykke pa meny-knappen. Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.
Angi institusjonens passord.

Hurtigvinduet «Institution Defaults» (institusjonens standardinnstillinger) vises (figur 29).
Folgende standard grenseverdier kan konfigureres for institusjonen:

* %rSO, High (avre) * %rSO, Low (Abs) * PR High (avre

- %rSO, Low (% BL) (nedre, absolutt) pulsfrekvens)
(nedre, % * %SpO, High (avre) * PR Low (nedre
grunnlinjeverdi) - %SpO, Low (nedre) pulsfrekvens)

Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for & ga til og merke en innstilling.
Trykk pa velg-knappen. Sma piler vises ovenfor og nedenfor innstillingen.

Trykk pa navigasjonsknappene for opp/ned for & endre innstillingen.

Trykk pa velg-knappen for a konfigurere.

Gjenta trinn 5-8 til alle snskede standardinnstillinger for institusjonen er konfigurert.
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10. Trykk pa meny-knappen. Overvakingsenheten viser falgende melding: Institution Defaults
Changed. Presets with SpO, and rSO, low alarm limits lower than the new institution
limits have been updated to the new limits. (Institusjonens standardinnstillinger er endret.
Forhéndsinnstillinger med nedre alarmgrenseverdier for SpO, eller rSO, som er lavere
enn de nye grenseverdiene for institusjonen, er oppdatert med de nye grenseverdiene.)
Skjermbildet gar tilbake til systemmenyen.

11. Flere innstillinger kan endres ved a trykke pa meny-knappen to ganger for a ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.

Endre institusjonens passord
1. Nar brukeren star i systemmenyen, kan han/hun bruke navigasjonsknappene til a ga til og
merke «Institution Password» (institusjonens passord).
2. Trykk pa velg-knappen, og felg anvisningene pa skjermen:
a. Angi institusjonens gjeldende passord.
b. Angi institusjonens nye passord.
c. Angi det nye passordet en gang til for & bekrefte endringen.

- Hvis bekreftelsen lykkes, viser overvakingsenheten meldingen New password
saved! (nytt passord lagret) og gar tilbake til systemmenyen.

- Hvis passordendringen ikke lykkes, viser overvakingsenheten meldingen
Confirmation failed (bekreftelse mislyktes) og gar tilbake til systemmenyen.

3. Flere innstillinger kan endres ved & trykke pa meny-knappen to ganger for a ga tilbake til
overvakingsskjermbildet, eller la skjermbildet lukkes pa grunn av tidsavbrudd.
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Modell X-100M har hgrbare og visulle alarmindikatorer som varsler operatgren hvis en pasient
trenger gyeblikkelig tilsyn eller en utstyrsalarm utlgses.

Den tiltenkte avstanden for en operatgr, der han/hun kan oppfatte et visuelt alarmsignal og

alarmens prioritet, er 1 meter.

Alarmer med hgay prioritet

Alarmer med hgy prioritet krever at pasienten far gyeblikkelig tilsyn.

Tabell 11. Alarmer med hay prioritet

Alarm

Visuell indikator

Lydindikator

@vre rSO,-grense — vises hvis
rSO, erlik eller hgyere enn gvre
alarmgrense

Kanalbakgrunnen blinker R&GDT
2 ganger per sekund. Kanalteksten
blir hvit.

Nedre rSO,-grense — vises hvis
rSO, erlik eller lavere enn
nedre alarmgrense

Kanalbakgrunnen blinker RGDT
2 ganger per sekund. Kanalteksten
blir hvit.

@vre SpO,-grense — vises hvis
SpO,, er lik eller hgyere enn
gvre alarmgrense

SpO,-delen av kanalbakgrunnen

blinker RADT 2 ganger per sekund.

SpO,-verdien blir hvit.

Nedre SpO,-grense — vises hvis
SpO,, er lik eller lavere enn
nedre alarmgrense

SpO,-delen av kanalbakgrunnen

blinker RADT 2 ganger per sekund.

SpO,-verdien blir hvit.

@vre pulsgrense — vises hvis
pulsen er lik eller hgyere enn
gvre alarmgrense for puls.

Pulsfrekvensdelen av
kanalbakgrunnen blinker RODT
2 ganger per sekund.
Pulsfrekvensverdien blir hvit.

Nedre pulsgrense — vises hvis
pulsen er lik eller levere enn
nedre alarmgrense for puls.

Pulsfrekvensdelen av
kanalbakgrunnen blinker RODT
2 ganger per sekund.
Pulsfrekvensverdien blir hvit.

Lav perfusjon — vises hvis
systemet oppdager lav
perfusjon pa stedet for SpO,-
sensoren.

Kanalbakgrunnen blinker RGDT
2 ganger per sekund. Kanalteksten
blir hvit.

Kritisk lavt batteriniva

Batterindikatoren €] blinker
R@DT 2 ganger per sekund.

3 pip, pause, 2 pip,
pause, 3 pip, pause,
2 pip, og en
6-sekunders pause.
Denne sekvensen

gjentas til alarmen
dempes eller oppheves.
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Alarmer med middels prioritet

Alarmsignaler med middels prioritet signaliserer mulige problemer med utstyret eller andre
situasjoner som ikke er livstruende. Modell X-100M har fglgende alarmer med middels prioritet:

Tabell 12. Alarmer med middels prioritet

Alarm Visuell indikator Lydindikator

rSO, Advarsel
(rSO, 5 % eller mindre over
nedre alarmgrense for rSO,)

rSO, bakgrunnen blinker i GULT én gang
hvert 2. sekund. Kanalteksten blir gra.

Batteriindikatoren ] blinker GULT

Lavt batteriniva 3 lydsignaler etterfulgt
annethvert sekund. av et opphold pa 20
Sensorfeil Indikatoren for sensorfeil 2 blinker sekunder.
GULT annethvert sekund. Denne sekvensen
Indikatoren for kommunikasjonstap (<)) gjee ;taesstlélfelirmen
Kommunikasjonsfeil i blinker GULT annethvert sekund, og hp
signalprosessor meldingen X-100SP not connected OPpheves.
(X-100SP ikke tilkoblet) vises.
Darlig signal Indikatoren for darlig signal ®b||nker i

GULT én gang hvert 2. sekund.

Dempe alarmer

Trykk pa Demp alarm for & dempe alarmer i 2 minutter. Lydalarmer kan aktiveres igjen for det
har gatt 2 minutter ved a trykke pa alarmdempingsknappen en gang til. Alle lydalarmer som er
dempet, aktiveres automatisk pa nytt hvis en ny fysiologisk alarm utlgses.

» Den gule alarmdempingsindikatoren blinker s& lenge alarmen er dempet.

+ Alarmdempingsindikatoren lyser jevnt nar glidebryteren for alarmlydstyrke er gul (trinn 4 eller
lavere [mindre enn 45 decibel]).

+ Lydindikatorer kan slas av under innstillingen for alarmlydstyrke i systemmenyen.
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Feilkoder

Dette utstyret bruker feilkoder for & angi problemer med enheten. Nar det oppstar en feil, hares
et hayt, to-tonet lydsignal samtidig med at det vises en feilkode pa skjermen. Feilkoder angis

med bokstaven «E» og en kode pa to bokstaver (tabell 13).
Slik handteres tilstander som forarsaker feilkoder:

1. Sla enheten av og deretter pa igjen for a fjerne feilkoden.

2. Huvis feilen vedvarer, noter ned koden og tar kontakt med Nonins serviceavdeling pa
(800) 356-8874 (USA og Canada), +1 (763) 553-9968, eller +31 (0)13 - 79 99 040

(Europa).
Tabell 13. Feilkoder
Feil Visuell indikator
Fastkjart knapp EO1
Feil i lydmodul EO2
Kommunikasjonsfeil med lydmodul EO3
Overstrgm i signalprosessor EO4
Minnealarm
ADVARSEL! Minnet har blitt slettet feilkoden E06 star i E06
datavinduet.
Batterifeil (feil under forberedelse) EO08
Skadet forhandsinnstilling
ADVARSEL! Hvis feilkoden E09 vises pa skjermen, er EO09
forhandsinnstillingene slettet.
Skadet utstyrskonfigurasjon
E10

ADVARSEL! Hvis feilkoden E10 vises pa skjermen, er utstyrets
konfigurasjon slettet.

GO NONIN
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Funksjoner for minne og datapresentasjon

Minne
Overvakingsenheten X-100M kan innhente og lagre:
» 840 datatimer nar 2 kanaler er i bruk.

* 420 datatimer nar 4 kanaler er i bruk.
« 280 datatimer nar 6 kanaler er i bruk.

Minnet i modell X-100M fungerer stort sett p4 samme mate som en kassett som garien
«endelgs slgyfe». Nar minnet er fullt, blir de eldste malingene overskrevet med nye malinger.

OBS! Data skrives kontinuerlig til minnet sa lenge utstyret er slatt pa. Nar minnet er
fullt, blir den eldste malingen overskrevet nar nye data skrives.

Hver gang modell X-100M slas pa, lagres gjeldende informasjon om dato/klokkeslett (hvis
klokken riktig innstilt) i minnet, og en ny registreringsakt startes.

Oksymetridata for hver kanal (rSO, eller SpO, og pulsfrekvens) samples og registreres i minnet
én gang hvert 4. sekund. Verdier for oksygenmetning blir oppbevart i trinn pa 1 % i verdiomradet
0 til 100 %. Pulsfrekvensverdier lagres i trinn pa 1 BPM innenfor 18-300 BPM.

Pasientdata oppbevares trygt selv om strammen gar.

Fjern pasientminnet ved & ga til «kFjerne minnet» pa side 57.

Presentasjon av pasientdata

Modell X-100M gir sanntids pasientdata. Utstyret kan kobles til en PC via en Bluetooth-forbindelse
eller via RS-232-seriedataporten bak pa X-100M overvakingsenhet (figur 30).

Figur 30. RS-232-serieport for data

MERK: Bruk bare en seriekabel for nullmodem nar modell X-100M skal kobles til en PC.
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MERK: Bluetooth-statusen bekreftes pa felgende mate: Bluetooth-symbolet lyser grgnt nar
Bluetooth er koblet til en vert, hvitt nar Bluetooth er aktivert uten a veere tilkoblet, og gratt nar
Bluetooth er deaktivert.

OBS! Alle deler og alt tilleggsutstyr som er koblet til serieporten pa dette utstyret, skal
veere sertifisert i samsvar med minst IEC-standard EN 60950, IEC 62368-1 eller UL
1950 for databehandlingsutstyr.

Bluetooth-teknologi

Bluetooth-teknologien gjar det mulig med tradlgs kommunikasjon mellom elektronisk
kommunikasjons- og datautstyr. Teknologien er basert pa en radiokobling som sgrger for rask
og palitelig dataoverfgring. Bluetooth-teknologien bruker et lisensfritt og globalt tilgjengelig
frekvensomrade i ISM-bandet, hvor hensikten har veert & sikre kommunikasjonskompatibilitet
over hele verden.

Nonins bruk av tradlgs Bluetooth-teknologi gjar det mulig & sende informasjon om regional
oksygenmetning gjennom en Bluetooth-radio til en kompatibel Bluetooth-aktivert enhet. Nonins
tradlgse system eliminerer behovet for en fysisk forbindelse mellom X-100M overvakingsenhet
og en ekstern overvakingsenhet, og det er derfor mye lettere a flytte overvakingsenheten. Nonin
X-100M overvakingsenhet bruker en Bluetooth-radio som veksler mellom klasse I/klasse
automatisk, med en maks. rekkevidde pa ca. 100 meter (sfeerisk radius).

Modell X-100M har punkt-til-punkt-kommunikasjon, slik at én hovedenhet (den eksterne
overvakingsenheten) kan kobles til én underordnet enhet (X-100M overvakingsenhet). Etter
tilkobling kan ikke X-100M overvakingsenhet kobles til andre Bluetooth-aktiverte enheter.

Bluetooth-tilkobling

Bluetooth-innstillingen brukes til & koble overvakingsenheten til utdataenheter via Bluetooth.
For en Bluetooth-hovedenhet kan kobles sammen med X-100M (den underordnede enheten),
ma enhetene settes sammen som et par. X-100M vil kobles til nar hovedenheten

starter tilkobling.

Bluetooth-symbolet pa X-100M overvakingsenhet lyser grent nar Bluetooth er koblet til en vert,
hvitt nar Bluetooth er aktivert uten a vaere tilkoblet, og gratt nar Bluetooth er deaktivert.

Fastsla Bluetooth-adressen og PIN-koden for overvakingsenheten
1. Trykk pa meny-knappen.

2. Trykk pa heyre-knappen tre ganger for & merke System-kategorien. Systemmenyen
apnes.

3. Bruk navigasjonsknappene til & ga til og merke «Bluetoothy.
4. Trykk pa velg-knappen. Hurtigvinduet med Bluetooth-informasjon vises.

5. Legg merke til Bluetooth-adressen og PIN-koden pa skjermen. Disse tallene skal brukes
nar enheten kobles til vertssystemet. Les mer i brukerhandboken for vertssystemet.

ADVARSEL: Brukerne ma bekrefte at enheten er koblet til Bluetooth for & vaere sikker
pa at fjernovervakingen foretas pa riktig pasient.
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MERK: Hvis Bluetooth-radioen i X-100M overvakingsenhet ma kobles fra vertsenheten, kan
dette gjgres pa tre mater: 1) Bruk vertsenheten, 2) Deaktiver Bluetooth-radioen i
overvakingsenheten (se «Aktivere/deaktivere Bluetooth-radio» pa side 59), eller 3) Sla
overvakingsenheten av og pa én gang.

Bluetooth-sikkerhet

Bluetooth-radioen i X-100M overvakingsenhet oppfyller kravene til versjon 2.0 i
Bluetooth-spesifikasjonen. Den stgtter SPP-protokollen (Serial Port Protocol) med
sikkerhetsmodus 2 (fremtvunget etter bruksniva). Stattet starrelse pa krypteringsnakkelen er
opptil 128 biter, og kryptering er fremtvunget pa alle utgdende og innkommende datakanaler.
Nar X-100M overvakingsenhet har Bluetooth-forbindelse, er den ikke tilgjengelig for andre typer
forbindelse. Hvis Bluetooth-forbindelsen ikke brukes, anbefales det & deaktivere
Bluetooth-radioen for & gi ekstra beskyttelse mot utilsiktet tilkobling.

RS-232-tilkobling til skriveren

4 - N
INONIi
Skriveren Dymo LabelWriter® SE450, som er ekstrautstyr, ate & ” ime
kobles til overvakingsenheten via RS-232-porten. Hvis 2012-05-15 14:00:00
skriveren er tilkoblet og utdatamodus for RS-232-porten er Event A
konfigurert som skriver, skrives det ut en etikett med et ;zig‘z%er First Alert? Yes No
hendelsessammendrag hver gang brukeren trykker '
hendelsesmarkgrknappen. Etiketten (figur 31) inneholder jedlonal owmerty e m
felgende informasjon: L L cere - -
R Cere - - --
« Dato og klokkeslett for hendelsen (hvis dato og e
klokkeslett er riktig innstilt pa overvakingsenheten). 6 R Thigh  --- e
» Bokstav for hendelsesmarkagren og plass til & skrive bulse Oximetry
et pasientsammendrag for hendelsen. # Location  Sp02 PR
3 R Hand 98 78
» Evnen til & spore hvis oksimeteret ga det farste
varselet for hendelsen.
« Plass til & skrive notater. beriont D 01231507 85ARCTE
« Parametre for region og pulsoksymetri, etter kanal, (1T T
pa hendelsestidspunktet (rSO,, AUC, grunnlinjeverdi,
SpO, og pulsfrekvens). Figur 31. Eksempel pa etikett
« Navn pa system og forhandsinnstilling. fra Dymo-skriveren

» Pasient-ID og strekkode.

Etikettens starrelse er 59 x 101 mm. Ekstra ruller (Dymo 30256 eller kompatible) kan kjgpes i
kontorutstyrsbutikker.

68



Funksjoner for minne og datapresentasjon

GO NONIN

Bruke Dymo-skriveren
1. Konfigurer RS-232-porten slik at den sender utdata til skriveren.
a. Trykk pa meny-knappen.

b. Trykk pa heyre-knappen tre ganger for & merke System-kategorien. Systemmenyen
apnes.

Bruk navigasjonsknappene til & ga til og merke «Data Output Modes» (utdatamodi).
Trykk pa velg-knappen. Et hurtigvindu apnes, der Bluetooth-innstillingene er merket.
Trykk pa ned-knappen for &8 merke RS-232-innstillingene.

Trykk pa velg-knappen. Sma piler vises ovenfor og nedenfor innstillingen.

Trykk pa opp/ned-knappen for & velge «Printer» (skriver).

Trykk pa velg-knappen for a lagre innstillingen.

i. Trykk pa meny-knappen for & lukke hurtigvinduet og ga tilbake til systemmenyen.

S@a ™o oo

j- Trykk pa meny-knappen for & ga tilbake til overvakingsskjermbildet.
2. Koble skriverkabelen til RS-232-porten.

3. Nar en pasient overvakes, skrives det ut en etikett med et hendelsessammendrag
hver gang brukeren trykker pa hendelsesmarkarknappen.

Koble apparatet til et medisinsk system

Nar apparatet skal integreres i et medisinsk system, ma personen som integrerer systemet
identifisere, analysere og evaluere risikoen for pasienten, operatarer og tredjeparter. Hvis det
medisinske systemet endres etter at apparatet er integrert, kan det oppstéa nye risikofaktorer
som krever ny analyse. Falgende typer endringer av det medisinske systemet ma evalueres:
» Endring av systemkonfigurasjonen

+ Tilkobling av apparater til, eller frakobling av apparater fra, systemet

» Oppdatering eller oppgradering av utstyr som er koblet til systemet

Problemer som kan oppsta som fglge av systemendringer som foretas av brukeren, kan for
eksempel vaere skade pa eller tap av data.

MERKNADER:
* Bruk av streamuttak med flere kontakter og flere apparater, gjor at systemet blir et
medisinsk elektrisk system.

* Folg rengjaringsanvisningene for hvert enkelt apparat hvis serieporten skal brukes til
a koble apparatet til annet utstyr.

» Kontroller at alt utstyr som kobles til apparatet, egner seg i pasientmiljget.

OBS! Hvis det oppstar feil pa en nettverkskobling (seriekabel / koblinger / tradlgse
tilkoblinger), kan data ga tapt under overfering.
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Utdataformater

Denne enheten har 5 sanntids utdataformater, for én gang per sekund (Nonin 1 —Nonin 5). Hver
dataformat har en ASCII-ledetekst med informasjon om modellnummer, dato og klokkeslett.
Dessuten sender RS-232-porten data gjennom Dymo-skriveren.

Formatene velges pa systemmenyen (se «Konfigurere utdataformat for Bluetooth og/eller
RS-232» pa side 57). Under innstillingen for utdatamodi har Bluetooth og
RS-232-porten separate valgmuligheter og kan bruke ulike utdataformater.

MERK: Hvis nedlastingsprogramvaren SenSmart med overvakingsenheten brukes, ma
Nonin 1 eller Nonin 5 velges som port for datanedlasting (Bluetooth eller RS-232) fgr
SenSmart-programvaren tilkobles.

Nonin 1

MERK: Dette formatet er ikke kompatibelt med alle funksjonene i X-100M.

Overferingshastighet 57,600

Skilletegn Se format i tabell 13
Linjeskifttegn CR [0x0D] LF [0x0A]

CRC CRC-16 CCITT (XMODEM)

En gang i sekundet sendes data fra utstyret i fglgende format:

Ch1=XXX Ch2=XXX Ch3=XXX Ch4=XXX 1234&%*|

yyyy-mm-dd Thh:mm:ss|rSOo=xxx, XXX, XXX, XXX|HDI=XX.X,XX.X,XX.X,XX.X|

AU C=XXXX,XXXX, XXX, XXXX | REF=XXX, XXX, XXX, XXX | HI_LIM=XXX,XXX,XXX,XXX|
LOW_LIM=xxx,xxX,XXX,XXX| ALM=xxx,xxX, XXX, XXX|SIG_QUAL_ALM=x,X,X,X|
POD_COMM_ALM=x,x,x,x|SNS_FLT=x,x,x,x\LCD_FLT=x\
LOW_BATT=x\CRIT_BATT=x\BATT_FLT=xX\STK_KEY=x\SND_FLT=x\
SND_ERR=xX\EXT_MEM_ERR=x\CKSUM=xxxx<CR><LF>

MERK: Rekkefglgen «1234&%$*» skal benyttes i alle alarmkombinasjoner.

Tabell 14. Utdataformat for Nonin 1

Etterfelgende

Parameter Verdi .
skilletegn

Regional oksymeterverdi for kanal 1.

Ch1=XXX Innledende nuller vises ikke; --- hvis ingen mellomrom
verdier er tilgjengelige.

Regional oksymeterverdi for kanal 2.

Ch2=XXX Innledende nuller vises ikke; --- hvis ingen mellomrom
verdier er tilgjengelige.
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Tabell 14. Utdataformat for Nonin 1 (fortsatt)

Etterfelgende

Parameter Verdi skilletegn

Regional oksymeterverdi for kanal 3.

Ch3=XXX Innledende nuller vises ikke; --- hvis ingen mellomrom
verdier er tilgjengelige.

Regional oksymeterverdi for kanal 4.

Ch4=XXX Innledende nuller vises ikke; --- hvis ingen mellomrom
verdier er tilgjengelige.

Pasientalarmindikasjon for kanal 1,2,3,4. Vises
kun nar kanalens pasientalarm er aktivert. Ingen

1234 tall vises hvis den ikke er aktivert (14 betyr for  |ingen
eksempel at pasientalarmen for kanal 1 og 4 er
aktivert).

& Vises bare hvis en utstyrsalarm er aktivert. ingen
Vises bare hvis strgmnivaet i batteriet er kritisk |

$ ingen
lavt.

* Vises hvis hendelsen er merket. |

Internasjonalt format for dato og klokkeslett: ar,

aaaa-mm-ddTtt.mm:ss maned, dag, time, minutt og sekund.

Regional oksymetriverdi for kanal 1,2,3,4 i %

rSO2=XXX, XXX, XXX, XXX Innledende nuller vises ikke; --- hvis ingen |
verdier er tilgjengelige.

Verdi for hemoglobinindeks for kanal 1,2,3,4 i

gram per desiliter.
Hbl=xX.X,XX.X,XX.X,XX.X ) ) o |
Innledende nuller vises ikke; --.- hvis ingen

verdier er tilgjengelige.

Kumulativ metning under referansepunkt («Area
AU C=XXXX,XXXX, XXXX, XXXX Under the Curvey) for kanal 1,2,3,4. Innledende ||
nuller vises ikke.

Referanseverdier (alarmgrense for lavt niva) for
kanal 1,2,3,4. Brukes til beregning av kumulativ
metning under referansepunkt (AUC).
Innledende nuller vises ikke.

REF=XxXX,XXX,XXX, XXX

Innstilling for gvre alarmgrense for kanal 1,2,3,4.

HI_LIM=xXX,XXX,XXX,XXX Innledende nuller vises ikke. «OFF» hvis ingen
grenser er angitt.
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Tabell 14. Utdataformat for Nonin 1 (fortsatt)

Etterfolgende

Parameter Verdi skilletegn

Innstilling for nedre alarmgrense for kanal
1,2,3,4.

Innledende nuller vises ikke. «OFF» hvis ingen
grenser er angitt.

LOW_LIM=xXX,XXX,XXX,XXX

Aktiv alarmindikasjon for kanal 1,2,3,4.

ALM=XXX, XXX, XXX, XXX . . .
Gyldige verdier: HI, MAR (marginal), LOW, OFF.

Alarmindikasjon for signalkvalitet for kanal
1,2,3,4.

0 = ingen aktiv alarm.
1 = aktiv alarm.

SIG_QUAL_ALM=x,x,x,x

Alarmindikasjon for elementkommunikasjon for

kanal 1,2,3,4.
POD_COMM_ALM=x,x,x,X _ _ |
0 = ingen aktiv alarm.

1 = aktiv alarm.

Sensorfeilindikasjon for kanal 1,2,3,4.
SNS_FLT=x,x,x,x 0 = ingen aktiv alarm. \
1 = aktiv alarm.

Indikator for datavindufeil.

LCD_FLT=x 0 = ingen feil aktiv. \
1 = feil aktiv.

Lavt batteri-indikator.

LOW_BATT=x 0 = ingen lave batterinivaer. \
1 = lavt batteriniva.

Indikator for kritisk lavt batterinvia.

CRIT_BATT=x 0 = batterinivaet er ikke kritisk lavt. \
1 = kritisk batteriniva.

Feilindikator for batteri.
BATT_FLT=x 0 = ingen batterifeil. \
1 = batterifeil aktiv.

Feilindikator for opphengt knapp

STK_KEY=x 0 = ingen aktiv feil for oppheng knapp. \
1 = aktiv feil for opphengt knapp.

Feilindikator for lyd.

SND_FLT=x 0 = ingen aktiv lydfeil. \
1 = aktiv lydfeil.
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Tabell 14. Utdataformat for Nonin 1 (fortsatt)

Parameter

Verdi

Etterfolgende
skilletegn

SND_ERR=x

Sviktindikator for lyd.

0 = ingen aktiv lydfeil.
1 = aktiv lydfeil.

EXT_MEM_ERR=x

Sviktindikator for eksternt minne.

0 = ingen aktive feil for eksternt minne.
1 = aktiv feil for eksternt minne.

CKSUM=xxxx

CRC-16 CCITT (XMODEM)! av alle parametre
og verdier som begynner med «C» for «Ch1=»
og slutter med «CKSUM=». Innledende nuller
der det er aktuelt.

<CR><LF>

1 CRC-16 CCITT-algoritme (XMODEM)

Algoritmedetaljer
* Innledende verdi: 0

* Polynom: x18 4+ x12 4+ x5+ 1 [0x1021]

+ XOR out: 0
* Gjenspeiling: ingen
Test

» Kjgr algoritme mot strengen med ASCII-tegnene «123456789»

* Resultatet skal veere 0x31C3
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Nonin 2

MERK: Dette formatet er ikke kompatibelt med alle funksjonene i X-100M.

Overfgringshastighet 9,600
Skilletegn Komma [0x2C]
Linjeskifttegn CR [0x0D] LF [0x0A]
CRC IKKE AKTUELT
Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4

Gjeldende verdi |Gjeldende verdi |Gjennomsnitt for kanal 1

for kanal 1 for kanal 2 og kanal 2 0

Manglende data presenteres som -1.
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Nonin 3

MERK: Dette formatet er ikke kompatibelt med alle funksjonene i X-100M.

Overforingshastighet

9,600

Skilletegn

Ett eller flere etterfalgende mellomrom [0x20]

Linjeskifttegn

LF [0xOA] CR [0x0D]

CRC

IKKE AKTUELT

GO NONIN

Versjon

Dato Tid

Kanalnavn

rSO, |Hendelse

Status

Grunnlinje

AUC

UAL

LAL

99.99.99/1/1

mm/dd/aa

hh/mm/ss

Disse kolonnene gjentas for hver kanal

Fortsetter med:

Sensor-ID 1

Sensor-ID 2

Sensor-ID 3

Sensor-ID 4

s/n

s/n

s/n

s/n

Versjonen er 99.99.99/1/1.
Dato: maned, dag, ar
Klokkeslett: time, minutter, sekunder

Kanalnavn:

L = kanal 1
R = kanal 2
S1 =kanal 3
S2 =kanal 4

rSO,-malinger for data som mangler, presenteres som 0.
Hendelse: 0 = ingen hendelse; 1 = diverse hendelser.

Statusverdier:

1 = Element tilkoblet uten sensor (sensorfeil)
2 = For sterkt lys (i forbindelse med darlig signalkvalitet)
4 = God signalkvalitet, gyldige rSO,-malinger
5 = alarm for hgyt rSO,-niva

6 = alarm for lavt rSO5-niva

7 = Element ble koblet til systemet
9 = Alarm for kritisk batteriniva
11 = Element er ikke koblet til systemet

Baseline og AUC er de gjeldende verdiene.
UAL er den gvre alarmgrensen. 0 = AV.
LAL er nedre alarmgrense. 0 = AV.

A, B,Cer0.

Sensor-ID er sensorbildenummeret.
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Nonin 4

Funksjoner for minne og datapresentasjon

MERK: Dette formatet er ikke kompatibelt med alle funksjonene i X-100M.

Overfgringshastighet

9,600

Skilletegn

Ett eller flere etterfalgende mellomrom [0x20]

Linjeskifttegn

LF [0x0A] CR [0x0D]

CRC IKKE AKTUELT
Dato Tid rSO, | Hendelse | Status [A|B | ¢ | D Sens10r-ID Senszor-ID Senssor-ID Sens40r-ID
mm/dd/aa | hh/mm/ss | Disse kolonnene gjentas for hver kanal s/n s/n s/n s/n

Dato: maned, dag, ar

Klokkeslett: time, minutter, sekunder

rSO,-malinger for data som mangler, presenteres som 0.
Hendelse: 0 = ingen hendelse; 1 = diverse hendelser

Statusverdier:

1 = Element tilkoblet uten sensor (sensorfeil)

2 = For sterkt lys (i forbindelse med darlig signalkvalitet)
4 = God signalkvalitet, gyldige rSO,-malinger

5 = alarm for hgyt rSO,-niva

6 = alarm for lavt rSO,-niva

7 = Element ble koblet til systemet

9 = Alarm for kritisk batteriniva

11 = Element er ikke koblet til systemet

A,B,CogDer0.

Sensor-ID er sensorbildenummeret.
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Nonin 5

Dette dataformatet er beregnet pa a kunne utvides. Fremtidige forbedringer av modell X-100M
kan veere inkludert i utdataene. Etter hvert som disse utbedringene blir tilgjengelige, kan nye
kolonnenavn tilfayes hvor som helst i dataformatet.

Overforingshastighet 57,600

Skilletegn Komma [0x2C]

Linjeskifttegn CR [0x0D] LF [0x0A]

CRC CRC-16 CCITT (XMODEM)
Navn pa

Dato Tid |[Systemnavn Kolonner med kanaldata Hendelse | Feilkode |CRC16

forhandsinnstilling

Datakolonnene for hver av de

aaaa- |, . tilkoblede kanalene varierer ut fra
tt:mm:ss . EXX
mm-dd hvilken sensortype som er
tilkoblet.

Dato: ar, maned, dag

Klokkeslett: time, minutter, sekunder

Systemnavnet er navnet som er tilordnet systemet.

Navn pa forhandsinnstilling er navnet pa forhandsinnstillingen som er i bruk.

Kolonner med kanaldata: Se kolonner for regional oksymetri, pulsoksymetri og ukjent oksymetri
nedenfor.

Hendelse: 0 = ingen hendelse; 1 = diverse hendelser.
Error_Code: Se tabell 13 under Feilkoder for mer informasjon om feilkoder.
CRC16 is CRC-16 CCITT.

' CRC-16 CCITT-algoritme (XMODEM)

Algoritmedetaljer

* Innledende verdi: 0

« Polynom: x'% + x'2 + x% + 1 [0x1021]

« XORout: 0

* Gjenspeiling: ingen

Test

» Kjar algoritme mot strengen med ASCII-tegnene «123456789»
» Resultatet skal veere 0x31C3

Kolonner for regional oksymetri

Nar en regional sensor er koblet til signalprosessoren, er kolonnene for kanaldata som falger:

| Kanal | Navn | rSO, | Hbl | AUC BL UAL_rSO, | LAL_rSOz| Status |

Kanal er kanalnummeret.
Navn er navnet pa sensorstedet.

rSO,, Hbl, AUC og grunnlinjeverdier er de gjeldende verdiene. Tomt hvis data mangler [stiplet
linje pa skjermen].
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UAL er den gjeldende gvre alarmgrensen.
LAL er den gjeldende nedre alarmgrense.
Status defineres med fglgende og er aktiv hgy:

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Malingspresisjon: AIarmgre_nSf for High Low Elementkom-
= lavt niva: rSO, . oo . .
0 = absolutt _ . (hay) (lav) . Sensorfeil | munikasjon Signalkvalitet
_ 0 = automatisk marginalt
1 = trend 1 = manuell rSO, rSO, brutt

Kolonner for pulsoksymetri

Nar en pulsoksymetrisensor er koblet til signalprosessoren, er kolonnene for kanaldata som
falger:

Kanal | Navn | SpO, | PR UAL_SpO, | LAL_SpO, | UAL_PR | LAL_PR | Status

Kanal er kanalnummeret.

Navn er navnet pa sensorstedet.

SpO,, pulsfrekvens er gjeldende verdier. Tomt hvis data mangler [stiplet linje pa skjermen].
UAL er den gjeldende gvre alarmgrensen.

LAL er den gjeldende nedre alarmgrense.

Status defineres med fglgende og er aktiv hay:

Bit7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Lav PR High (avre PR Low Nedre | Elementkom- | .
erfusjon | pulsfrekvens) (nedre Dvre SpO, SpO Sensorfeil munikasjon |Signalkvalitet
P pulsfrekvens) 2 brutt

Kolonner for ukjent oksymetri

Nar ingen sensor er koblet til signalprosessoren, er kolonnene for kanaldata som fglger:

| Kanal | Navn | Status |

Kanal er kanalnummeret.
Navn er navnet pa sensorstedet.
Status defineres med fglgende og er aktiv hay:

Bit7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Elementkom-
Ubrukt Ubrukt Ubrukt Ubrukt Ubrukt | Ukjent sensor | munikasjon Ubrukt
brutt
Skriver

Dette utdataformatet er beregnet pa bruk med Dymo LabelWriter SE450 etikettskriver. Les mer
under «RS-232-tilkobling til skriveren» pa side 68.
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SenSmart nedlastingsprogramvare

SenSmart oksymetrisystem har en omfattende databehandlingskapasitet. Konfidensielle
pasientdata hentes ut fra systemet via Bluetooth eller RS-232-serieporten ved hjelp av
nedlastingsprogramvaren SenSmart. Under nedlasting av minnet vises TX pa venstre side av
overvakingsskjermen, sammen med en prosentandel som viser nedlastingsforlgpet.

Alle registrerte data i SenSmart-systemet identifiseres med dato og klokkeslett. P& en
vertsdatamaskin kan filene identifiseres ut fra dato og klokkeslett, hentes ut og lagres som
radata eller i PDF-format. Filene overholder standarder som er definert i «<STS National Adult
Cardiac Surgery Database» (Society of Thoracic Surgeons sin nasjonale database over
hjerteoperasjoner pa voksne pasienter).

Bruksanvisning for databehandlingsfunksjonen finnes i brukerhandboken for
nedlastingsprogramvaren SenSmart, som finnes pa CD-en med SenSmart, som fglger med
systemet.

Systemkrav

» Operativsystem: Windows® 7 (32- og 64-biters), Windows 8 (32- og 64-biters), Windows 10
(32- og 64-biters)

+ Bluetooth kommunikasjonsenhet eller RS-232-serieport

+ Skjermopplasning pa 1024 x 768

+ CD/DVD-stasjon

* 50 MB ledig plass pa harddisken

Installere SenSmart nedlastingsprogramvare

Nonin SenSmart programvare for behandling av pasientdata fungerer med operativsystemene
Microsoft Windows. Den gjgr det mulig a sende registrerte pasientdata fra overvakingsenheten
til PC-en, for deretter & analysere, rapportere og arkivere dataene.

Installere programvaren:

1. Sett CD-en i CD/DVD-stasjonen pa datamaskinen.
2. Installeringen skal startes automatisk. Hvis ikke, startes installeringen ved a:

* Operativsystemene Windows 7: Ga til Start-menyen, plasser markgren i sgkeboksen og
skriv D:\setup.exe (der D er bokstaven til CD/DVD-stasjonen).

» Operativsystemet Windows 8: Hayreklikk Start-skjermbildet for a vise applinjen. Klikk
eller trykk pa Alle apper pa applinjen, og klikk eller trykk pa Datamaskin. Dobbeltklikk
eller dobbelttrykk pa CD/DVD-ikonet eller mappen med installasjonsfilene. Dobbeltklikk
eller dobbelttrykk pa setup.exe.

+ Operativsystemet Windows 10: Apne Filutforsker. Bla gijennom til CD/DVD-stasjonen.
Dobbeltklikk Setup.exe.

3. Fglg anvisningene pa skjermen til programvaren er ferdig installert.

4. For hjelp til & bruke nedlastingsprogramvaren SenSmart, apne programvaren og ga til
Help > User Guide (hjelp, brukerhandbok).
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Stell og vedlikehold

Den avanserte digitale kretsen i X-100-systemet trenger verken kalibrering eller regelmessig
vedlikehold, bortsett fra at batteriet i X-100M overvakingsenhet ma skiftes av en kvalifisert
tekniker.

Det er ikke mulig a reparere modell X-100 pa brukerstedet. Pragv ikke & apne dekselet pa noen
av systemkomponentene eller reparere elektronikken. Hvis dekselet apnes, kan komponenten
skades og garantien annulleres. Se «Feilsgking» pa side 82 hvis enheten eller systemet ikke
fungerer pa riktig mate.

Oxitest”'US7 (programvarerevisjon 2.5 eller hgyere) fra Datrend Systems, Inc. kan brukes til 4
kontrollere at pulsoksymeteret fungerer som det skal.

f FORSIKTIGHETSREGLER:

* Folg lokale og nasjonale bestemmelser og instruksjoner for gjenvinning med
hensyn til kasting eller resirkulering av utstyret og tilhgrende komponenter,
inkludert batterier.

» Bruk bare batteripakker som er godkjent av Nonin.

 Batteriene utgjer en brannfare hvis de er skadet. Unnga & skade, feilhandtere,
demontere, reparere eller erstatte utstyret med uspesifiserte komponenter.

» Lad ikke litiumionbatterier ved 0 °C eller lavere temperaturer, da dette kan medfere
betraktelig redusert batterilevetid.

Rengjoringsanvisninger

Felgende rengjgringsanvisninger gjelder for X-100M overvakingsapparat, X-100SP
signalprosessor, X-100H koblingspunkt, X-100HH hylster til koblingspunkt, X-100EC
skjgteledning og INT-100 mellomkabel.

1. Terk av komponenten med en myk klut som er fuktet med en blanding av 10 %
blekemiddel og 90 % vann (vanlig blekemiddel til husholdningsbruk [som inneholder
mindre enn 10% natriumhypokloritt]). | den hensikt & unnga permanent skade pa utstyret,
skal det ikke benyttes ufortynnet blekemiddel eller andre rengjeringsmidler enn dem som
anbefales i denne bruksanvisningen.

2. Terk av med en myk klut eller la utstyret lufttarke.

ADVARSEL.: Pass pa at utstyret ikke kommer i kontakt med vann eller annen vaske,
uansett om utstyret er koblet til vekselstram eller ikke.

f OBS! Legg ikke utstyret i veeske, og rengjer det ikke med midler som inneholder
salmiakk, isopropylalkohol eller produkter som ikke er oppfert i denne
brukerhandboken.
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Deler og tilleggsutstyr

For mer informasjon og deler og tilleggsutstyr fra Nonin:

+ Se listen med deler og tilleggsutstyr pa CD-en med brukerhandboken.

» Ta kontakt med en forhandler eller Nonin pa telefon (800) 356-8874 (USA og Canada),
+1 (763) 533-9968, eller +31 (0)13 - 79 99 040 (Europa).

* Ga til www.nonin.com

ADVARSEL.: Modell X-100M skal bare brukes med stremadaptere fra Nonin Medical.

ADVARSEL: Bruk av andre signalprosessorer, sensorer, tilleggsutstyr eller kabler
enn det som star oppfort pa listen over deler og tilleggsutstyr, kan medfere okt
elektromagnetisk straling og/eller nedsatt utstyrsimmunitet.

ADVARSEL: Bruk kun oksymetersensorer med Nonin-merket. Disse sensorene er
framstilt med det formal a oppfylle noyaktighetsspesifikasjonen for
Nonin-oksymetere. Bruk av sensorer fra andre produsenter kan fore til at
oksymeteret ikke fungerer som det skal.

GO NONIN
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Feilsgking

Feilsgking

Problem

Mulig arsak

Mulig lgsning

Overvakingsenheten
kan ikke aktiveres.

Enheten far ikke strem.

Kobile til vekselstrgmsadapteren.

Overvakingsenheten vil
ikke ga pa batteristrom.

Batteripakken er ikke
oppladet.

Koble til vekselstremsadapteren for
modell X-100M for & lade
batteripakken.

Batteripakken fungerer ikke.

Ta kontakt med Nonins avdeling for
tekniske tjenester for & reparere
eller skifte ut batteripakken.

Overvakingsenheten
viser meldingen Verify
sensor types and
limits! (kontroller
sensortyper og
grenseverdier).

Sensortypene som er koblet
til overvakingsenheten,
stemmer ikke med
forhandsinnstillingen som er
valgt for pasienten.

Kontroller at de tilkoblede
sensorene er riktige for pasienten.
Kontroller alarmgrenseverdiene

i forhandsinnstillingen.

Signalprosessoren er
tilkoblet, men kanalen
vises ikke pa skjermen.

Signalprosessoren er skadet.

Sla overvakingsenheten av

og deretter pa igjen. Hvis
signalprosessoren fremdeles ikke
vises, ga til systemmenyen og
deretter til hurtigvinduet med
systeminformasjon. Hvis kanalen
ikke star pa listen over tilkoblede
sensorer, kommuniserer ikke
signalprosessoren med skjermen.
Ta kontakt med Nonins avdeling for
tekniske tjenester.

En eller flere kanaler
viser meldingen
duplikat X-100SP

Duplikate signalprosessorer
er koblet til koblingspunktet.

Kontroller at duplikate
signalprosessorer ikke er koblet til
koblingspunktet. Fjern eller skift ut
den duplikate signalprosessoren.
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Problem Mulig arsak Mulig lesning

Kontroller tilkoblingene mellom
sensoren, mellomkabelen og
signalprosessoren og mellom
koblingspunktet og
overvakingsenheten. Pase at alle
tilkoblinger sitter godt.

Sensoren eller
signalprosessoren er
frakoblet.

Ta kontakt med Nonins avdeling for

X-100M-skjermen virker ikke. tekniske tjenester.

Streker (---) vises i en

%rS0O,- eller rSO,:
%Sp0,-visning. Flytt litt pa sensoren.
Sett pa sensoren et annet sted.

Signalet fra sensoren er for | SPO2:

svakt. Posisjoner sensoren pa nytt eller
sett sensoren pa en annen finger,
og hold sensoren stille i minst

10 sekunder.

Varm opp sensorpafgringsstedet.

Fjern sensoren fra pasienten og falg
med pa emitterne pa sensoren
mens systemet er pa. Hvis ikke
Sensoren er skadet. begge emitterne blinker i radt, ma
sensoren skiftes ut. Kontroller at
begge emitterne blinker i rgdt pa en
eventuell ny sensor.

Streker (---) vises i en
%rS0O5,-visning.

Streker (---) vises i en Fingeren ble tatt ut av Sett pa sensoren igjen, eller sett
%Sp0,-visning. sensoren. sensoren pa en annen finger.
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Feilsgking

Problem

Mulig arsak

Mulig leasning

Kan ikke innhente
visning av pulsfrekvens.

Pasientens pulsstyrke er lav.

Posisjoner sensoren pa nytt eller
sett sensoren pa en annen finger,
og hold sensoren stille i minst

10 sekunder. Varm opp
sensorpafgringsstedet.

Sirkulasjonen er redusert pa
grunn av for sterkt press pa
sensoren (mellom sensorren
og en hard overflate) etter at
fingeren er satt inn.

Identifiser kilden til trykket. La
handen hvile komfortabelt uten at
sensoren klemmes eller trykkes mot
en hard flate.

Sensoren sitter ikke riktig pa.

Sett pa sensoren i samsvar med
bruksanvisningen som fulgte med
sensoren.

Mulig interferens fra én av
folgende kilder:

« arteriekateter

* blodtrykksmansjett

* elektrokirurgisk prosedyre
+ infusjonslinje

Reduser eller eliminer all
interferens.

Den rgde LED-indikatoren
lyser ikke der fingeren skal
stikkes inn.

Ta kontakt med Nonins avdeling for
tekniske tjenester.

Rombelysningen er for sterk.

Skjerm sensoren fra lyskilden.

Sensoren sitter pa en
fingernegl med neglelakk eller
pa en kunstig negl.

Sett sensoren pa en finger uten
neglelakk eller kunstig negl.

Pasienten beveger seg for
mye.

Reduser pasientbevegelse.

Det star en feilkode i
skjermbildet.

Det har oppstatt en feil pa
overvakingsenheten.

Sla overvakingsenheten av og
deretter pa igjen for a fierne
feilkoden.

Hvis feilen vedvarer, noter ned
koden og ta kontakt med Nonins
avdeling for tekniske tjenester.

Overvakingsenheteneri
alarmmodus, men ingen
lydalarmer hgres.

Knappen for 2 minutters
demping av alarm (Alarm
Silence) har blitt aktivert.

Trykk pa knappen en gang til for a
skru pa lyden, eller venti 2 minutter.
Etter 2 minutter kommer lyden
automatisk pa igjen.

Lydstyrken er skrudd ned.

Juster lydstyrken via
systemmenyen.
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Feilsaking

Problem

Mulig arsak

Mulig lgsning

LED-lampen for
sensoren lyser ikke.

Feil under initialisering av
signalprosessoren.

Koble fra signalprosessoren. Vent
5 sekunder for signalprosessoren
kobles til igjen. Hvis problemet
vedvarer, ta kontakt med Nonins
avdeling for tekniske tjenester.

GO NONIN

gult.

Bluetooth-symbolet er

Feil i Bluetooth-modulen.

Ta kontakt med Nonins avdeling for
tekniske tjenester.

Hvis disse forslagene ikke I@ser problemet, ta kontakt med Nonins serviceeavdeling pa telefon
(800) 356-8874 (i USA og Canada), +1 (763) 533-9968, eller +31 (0)13 - 45 87 130 (Europa).
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Service, stotte og garanti

Service og stotte

Et gyldig returautorisasjonsnummer er ngdvendig fer produkter kan returneres til Nonin. Et slikt
returautorisasjonsnummer fas ved henvendelse til Nonins tekniske avdeling:

Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, Minnesota 55441-5443 USA

1 (800) 356-8874 (USA og Canada)
+1(763) 553-9968 (utenfor USA og Canada)
E-post: technicalservice@nonin.com

Nonin Medical B.V.
Doctor Paul Janssenweg 150
5026 RH Tilburg, Nederland

+31 (0)13 - 45 87 130 (Europa)
E-post: technicalserviceinti@nonin.com

nonin.com

ADVARSEL.: Dette utstyret er et elektronisk presisjonsinstrument og ma repareres av
kvalifisert personell med teknisk kompetanse. Reparasjon av utstyret pa
anvendelsesstedet er ikke mulig. Prov ikke & apne huset eller a reparere elektroniske
deler. Apning av huset kan skade utstyret og gjgre garantien ugyldig.

Garanti

NONIN MEDICAL, INCORPORATED (Nonin) gir kigperen ett ars garanti, fra kjgpsdatoen, pa
alle batteripakker til modell X-100M og INT-100 mellomkabler. Nonin gir garanti pa X-100M
overvakingsenhet, X-100SP signalprosessorer, X-100H koblingspunkt, X-100HH hylster til
koblingspunkt og X-100EC skjgteledninger i 1 ar fra kjgpedatoen. Det er mulig a forlenge
garantien for de fleste pulsoksymetermodellene fra Nonin. Mer informasjon fas ved
henvendelse til neermeste Nonin-forhandler.

Nonin skal reparere eller skifte ut alle X-100M overvakingsenheter, X-100SP signalprosessorer,
X-100H koblingspunkter, X-100HH hylstre til koblingspunkter, X-100EC skjgteledninger eller
INT-100 mellomkabler som viser seg a ha mangel, gratis og i samsvar med denne garantien,
forutsatt at kjgperen har underrettet Nonin om mangelen ved a oppgi serienummer, og forutsatt
at underretningen skjer innenfor den aktuelle garantiperioden. Denne garantien er kjgperens
eneste og uttammende rettsmiddel nar det gjelder alle systemkomponenter i modell X-100 som
er levert til kjigperen, og som fastslas & ha mangel, enten slike rettsmidler fglger av kontrakt,
utenom kontrakt eller lov.

Denne garantien omfatter ikke fraktkostnader til og fra Nonin. Alle reparerte enheter skal mottas
av kigperen pa Nonins forretningssted. Nonin forbeholder seg retten til & kreve et gebyr for en
anmodning om garantireparasjon pa alt utstyr som viser seg a oppfylle spesifikasjonene.
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Modell X-100 oksymetrisystem er et elektronisk presisjonsinstrument og ma repareres av
kvalifiserte teknikere. Alle tegn eller bevis pa at utstyret er blitt apnet, at uautorisert personell
har utfgrt servicearbeid pa utstyret, at utstyret er fiklet med, brukt pa feil mate eller misbrukt, vil
fare til at hele garantien blir ugyldiggjort. Alt arbeid som ikke dekkes av garantien, skal utfgres
i henhold til Nonins standard priser og gebyrer som gjelder pa tidspunktet for levering til Nonin.

FRASKRIVELSE / GARANTIENS SUVERENITET:

DE UTTRYKKELIGE GARANTIENE SOM FREMSETTES | DENNE HANDBOKEN, ER
EKSKLUSIVE. INGEN ANDRE GARANTIER GJELDER, VERKEN LOVFESTEDE,
SKRIFTLIGE, MUNTLIGE ELLER UNDERFORSTATTE, HERUNDER GARANTIER FOR
SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMAL.
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Teknisk informasjon

MERK: Dette produktet er i overensstemmelse med ISO 10993, biologisk evaluering av
medisinsk utstyr, del 1: evaluering og praving.

OBS! En funksjonell tester kan ikke brukes til & beregne ngyaktigheten av
oksymeterets monitor eller sensor.

ADVARSEL: Barbart kommunikasjonsutstyr som mobiltelefoner og radioer (inkludert
eksterne enheter som for eksempel antennekabler og eksterne antenner) bar ikke
brukes narmere enn 30 cm (12 tommer) til alle deler av

ME-systemet, inkludert kabler spesifisert av produsenten. Ellers kan ytelsen fra
utstyret bli redusert.

Erkleering fra produsent

Vesentlig Ytelse

Vesentlig ytelse av SenSmart X-100 oksymetrisystemet omfatter ngyaktig SpO2, ngyaktig
pulsfrekvens, ngyaktig rSO2 og grenser for alarmtilstander eller generering av en teknisk
alarmtilstand. Ngyaktigheten til alarmene kan bli pavirket pa grunn av eksponering for
elektromagnetiske forstyrrelser som er utenfor forholdene oppgitt i Indikasjoner for bruk. Hvis
det oppstar problemer, flytter du Nonin-systemet bort fra kilden til elektromagnetiske
forstyrrelser.

Henvis til den fglgende tabellen for spesifikk informasjon angaende dette utstyrets samsvar
med IEC 60601-1-2.

Tabell 15. Elektromagnetisk straling

Stralingstest Samsvar

Dette utstyret er beregnet pa bruk i de elektromagnetiske omgivelsene som er angitt i bruksanvisningen.

Radiofrekvent straling

Gruppe 2
CISPR 11 PP
Radiofrekvent straling
Klasse B
CISPR 11
Harmonisk straling
Klasse A

IEC 61000-3-2

Spenningssvingninger/flimring

Innenfor grensene i IEC 61000-3-3
IEC 61000-3-3
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Elektromagnetisk immunitet

Immunitetstest

Samsvarsniva

Dette utstyret er beregnet pa bruk i de e

lektromagnetiske omgivelsene som er angitt i bruksanvisningen.

Elektrostatisk utladning (ESD)
IEC 61000-4-2

+ 8 kV kontakt
+ 15 kV luft

Raske elektriske transienter/
spenningstopper

IEC 61000-4-4

* 2 KV for streamforsyningslinjer
+2 kV for inndata/utdata-linjer

Spenningsstat
IEC 61000-4-5

+0,5 kV, £1 kV, 12 kV for ledning-til-jord
10,5 kV, 11 kV for ledning-til-ledning

Spenningsfall, korte avbrudd
0g spenningsvariasjoner pa
inngangslinjer for stramforsyning

IEC 61000-4-11

0 % UT i 0,5 sykluser ved 50 Hz med fasevinkler pa 0, 45, 90,
135, 180, 225 og 315°

0 % UT i 1 syklus ved 50 Hz og fasevinkel 0°

70 % UT i 25 sykluser ved 50 Hz og fasevinkel 0°

0 % UT i 250 sykluser ved 50 Hz og fasevinkel 0°

Stremfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt
IEC 61000-4-8

30 A/m

Ledet RF IEC 61000-4-6 150 kHz til 80 MHz 3 Vrms
ISM- og amaterradioband fra |6 Vrms
150 kHz til 80 MHz

Utstralt RF IEC 61000-4-3 80 MHz — 2,7 GHz 10 V/m
380-390 MHz 27 Vim
430-470 MHz 28 Vim
704-787 MHz 9 V/im
800-960 MHz 28 Vim
1,7-1,99 GHz 28 Vim
2,4-2,57 GHz 28 Vim
5,1-5,8 GHz 9V/m

Merk: Ut er vekselstramspenningen for

tilfgring av testnivaet.
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Utstyrsresponstid

Hvis signalet fra sensoren er darlig, vil de sist malte verdiene fryses i 20 sekunder, for de
erstattes med streker.

SpO, Verdier Respons Latens
Rask gjennomsnittlig SpO, 3 sekunder eller raskere eksponentiell 2 slag
tidskonstant
Pulsfrekvensverdier Respons Latens
Rask gjennomsnittlig pulsfrekvens |3 sekunder eller raskere eksponentiell 2 slag
tidskonstant
Utstyrsforsinkelser Forsinkelse
Forsinkelse ved skjermoppdatering 1,5-2,5 sekunder*

Forsinkelse ved generering av alarmsignal |0 sekunder

* Forsinkelsen for visningsoppdateringen er vanligvis mindre enn 2 sekunder i alle
konfigurasjoner.

Eksempel — eksponentielt gjennomsnitt for SpO,
SpO, minsker 1,0 % hvert 2. sekund (5 % over 10 sekunder)
Pulsfrekvens = 75 BPM

s 01301 Teest Plus 7 Wer 2.4 - B1005x e Fast Averaged SpO2

100

AN //
. NS /]
. N/
. N/

. ANV/

65 T T T T T T T T T T
00:00 00:20 00:40 01:00 01:20 01:40

Time [mm:ss)

SpO2 (36)

Spesifikk for dette eksemplet:

* Responstiden pa SpO,-gjennomsnittet er 6 sekunder.
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Testsammendrag

rSO, Driftsprinsipper

X-100SP signalprosessor bruker beregninger som er basert pa Beer-Lambert-loven eller Beers
lov, for a fastsla regional oksygenering. Beer-Lambert-loven angir sammenhengen mellom
absorbanse og konsentrasjon til en lgsning og lengden av lysveien gjennom lgsningen. | falge
denne loven er det et logaritmeforhold mellom konsentrasjonen av sammensetninger og
lystransmisjonen gjennom sammensetningen. Ved hjelp av balgelengder av lys som
absorberes av sammensetningen som skal males, er det mulig & sla fast konsentrasjonen av
sammensetningen. | regional oksymetri er det hemoglobin, deoksygenert hemoglobin og vev
som er de aktuelle sammensetningene.

Oksymetrisensorene inneholder et rettighetsbeskyttet, patentbeskyttet system av lysdioder
(LED-lamper) og lysdetektorer (fotodioder). Dette arrangementet gir en absorpsjonsmaling av
«dypvev» som er fokusert pa cerebrum. Absorpsjonsmalingen er stort sett upavirket av forhold
pa overflaten eller neer overflaten, ujevnheter eller substanser.

SpO, Driftsprinsipper

Pulsoksimetri er en non-invasiv metode som sender rgdt og infrargdt lys gjennom perfundert
vev og registrerer de varierende signalene som forarsakes av arteriepuls. Godt oksygenert blod
er hgyrgdt, mens darlig oksygenert blod er markergdt. Pulsoksymeteret fastslar funksjonell
oksygenmetning av arterielt hemoglobin (SpO,) ut fra denne fargeforskjellen, ved a male
forholdet mellom absorbert rgdt og infrargdt lys nar volumet varierer med hvert pulsslag.

rSO,-ngyaktighetstesting

Testing av rSO,-ngyaktighet ble utfart av Nonin Medical, Inc. pa falgende mate:

8003CA/8004CA/8204CA

Et uavhengig forskningslaboratorium har testet rSO,-presisjon under induserte hypoksistudier
pa friske, mannlige og kvinnelige, ikke-raykende, lys - og mgrkhudede forsgkspersoner som er
18 &r og eldre. Den malte regionale metningsverdien for hemoglobin (rSO,) fra sensorene ble
sammenlignet med oksygenverdien (SavO,) i arterielt/vengst hemoglobin fra blodprgverivener
og arterier. Modellen som ble brukt for blod i hjernen, var 70 % vengst og 30 % arterielt, som er
gjeldende ved normokapni. Vengst blod ble tatt fra hgyre halsvene. Sensorenes presisjon i
forhold til praver med blodgassapparat, ble malt over rSO,-omrédet 45-100 %. Presisjonsdata
ble utregnet ved & bruke den kvadratiske middelverdien (Ays-verdien) for alle subjekter i
samsvar med ISO 80601-2-61 om medisinsk elektrisk utstyr — saerlige krav til grunnleggende
sikkerhet og ytelse ved pulsoksymetriutstyr.

8004CB/8004CB-NA

rSO,-presisjon ble testet i laboratorier for hjertekateterisering, pa pediatriske pasienter, bade
jenter og gutter, som var fra 4 dager til 10 ar gamle, med lys til mgrk hud. Den malte
metningsverdien til regionalt hemoglobin (rSO,) fra sensorene er sammenlignet med
oksygenverdien (SavO,) i arterielt/vengst hemoglobin fra blodprgver i vener og arterier.
Modellen som er brukt for blod i hjernen, var 70 % vengst og 30 % arterielt. Vengst blod ble tatt
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fra hayre halsvene. Sensorenes presisjon i forhold til praver med blodgassapparat, er malt over
rSO,-omradet 45-95 %. Presisjonsdata ble utregnet ved & bruke den kvadratiske
middelverdien (A,ns-verdien) for alle subjekter i samsvar med ISO 80601-2-61 om medisinsk
elektrisk utstyr — seerlige krav til grunnleggende sikkerhet og ytelse ved pulsoksymetriutstyr.

Testing av SpO,-ngyaktighet

Et uavhengig forskningslaboratorium har testet SpO,-presisjon med og uten bevegelse under
induserte hypoksistudier pa friske, mannlige og kvinnelige, ikke-rgykende, lys - og markhudede
forsgkspersoner som er 18 ar og eldre. Den malte metningsverdien for arterielt hemoglobin
(SpO,) fra sensorene ble sammenlignet med oksygenverdien (Sa0,) i arterielt hemoglobin,
som ble innhentet fra blodprgver tatt med et CO-oksymeter i et laboratorium. Sensorenes
presisjon i forhold til CO-oksymeterprgvene er malt over SpO,-verdiomradet 70-100 %.
Presisjonsdata ble utregnet ved & bruke den kvadratiske middelverdien (A,ys-verdien) for alle
subjekter i samsvar med ISO 80601-2-61 om medisinsk elektrisk utstyr — seerlige krav til
grunnleggende sikkerhet og ytelse ved pulsoksymetriutstyr.

Testing av pulsfrekvenspresisjon (med og uten bevegelse)

Denne testen malte oksymeterets pulsfrekvenspresisjon med og uten simulering av
bevegelsesartefakter, som introdusert av en pulsoksymetertester. Denne testen fastslar om
oksymeteret oppfyller kriteriene i ISO 80601-2-61 for pulsfrevens under simulert bevegelse,
skjelving og spissbevegelser.

Presisjonstesting av lav perfusjon

Under denne testen brukes en SpO,-stimulator for & gi en stimulert pulsfrekvens med justerbare
amplitudeinnstillinger av forskjellige SpO,-nivaer som oksimeteret skal lese. Oksymeteret ma
opprettholde presisjonen i samsvar med ISO 80601-2-61 for pulsfrekvens og SpO, ved den
laveste oppnaelige pulsamplituden (0,3 % modulasjon).

Spesifikasjoner

f OBS! Utstyret skal brukes innenfor de angitte rekkeviddene. Bruk utenfor disse
rekkeviddene er ikke testet og kan fare til feilytelse ved oksymetri.

Visningsomrade for oksygenmetning:
rSO,: 0til 100 %
SpO,: 0til 100 %

Maleomrade for pulsfrekvens: 18 til 300 slag per minutt (BPM)

Sensorens ngyaktighetsgrad: Erkleerte ngyaktighetsverdier for kompatible sensorer er gitt
i sensorens bruksanvisning. Bruksanvisningen for sensoren
er inkludert pa CDen til brukerhandboken.

Maling av bglgelengder og Se i bruksanvisningen for sensoren. Bruksanvisningen for
utgangseffekt: @ sensoren er inkludert pa CDen til brukerhandboken.

a. Denne informasjonen er spesielt nyttig for klinikere som gir fotodynamisk behandling.
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Alarmvolum (1 m): 15: 75dBA
8: 61 dBA

Volum pa informerende tonesignal (1 m): 67 dBA

Minne: 840 timer (2-kanals drift)
420 timer (4-kanals drift)
280 timer (6-kanals drift)

Temperatur (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):
Under bruk: 0 til 40 °C
Under oppbevaring/transport: -30 °C til 70 °C

Luftfuktighet (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):
Under bruk: 15% til 93% ikke-kondenserende

Under oppbevaring/transport: Opptil 93 % uten kondens

Hoyde over havet (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):
Under bruk: 0 til 4000 meter

Stremkrav (stremnett): 100-240 VAC 50-60 Hz

Intern stremforsyning:
Batteri: 7,4 V Li-ion-batteripakke, 3,8 Ah nar ladet

Driftslevetid (fullt ladet batteri og skjerm pa Minimum 6 timer (1-kanals drift)
standard lysstyrke): Minimum 3 timer (2-kanals drift)

Minimum 2 timer (4-kanals drift)

Minimum 1 time (6-kanals drift)

Holdbarhet: Minimum 20 dager
Gjenoppladningstid til 90 % kapasitet: Maksimalt 2,5 time

Ytre mal:

X-100M: 305 mm B x 180 mm H x 130 mm D
(12,0 tommer B x 7,2 tommer H x 5,0 tommer D)

X-100H: 105 mm B x 66 mm H x 22 mm D med 4,0 m ledning
(4,14 tommer B x 2,6 tommer H x 0,86 tommer D med
13,1 fots ledning)

X-100SP: 21,4 mm H x 21,7 mm B x 72,7 mm L (inkludert
strekkavlastning) med 0,75 m ledning)
(0,84 tommer H x 0,85 tommer B x 3,1 tommer L [inkludert
strekkavlastning] med 2,5 fots ledning)

INT-100: Ca. 40,6 cm

93




Teknisk informasjon

GO NONIN

Vekt:
X-100M: Ca.900g
X-100H: 243 gram
X-100SP: 40 gram
INT-100: Ca. 19 gram
Garanti:

X-100M, X-100SP, X-100H, X-100HH,
X-100EC: 1 ar

Batteripakke for X-100M, INT-100: 1 ar

Beskyttelsestype:

Beskyttelsesgrad:

Klassifikasjon per IEC 60601-1 / CAN/CSA-C22.2 nr. 601.1 / UL60601-1:

Klasse Il med vekselstremadapter.

pasient

Anvendelse: Kontinuerlig

Intern stramforsyning (pa batteristrgm).

Defibrilleringssikker type BF-del som kommer i kontakt med

Sikringsgrad mot vaeskeinntrengning i hus:

X-100M, X-100H, X-100SP: 1P32

Sender

Bluetooth-samsvar:

Versjon 2.0

Frekvensomrade: 2,4 til 2,4835 GHz
Utgangseffekt: <20dBm
Rekkevidde: 100 meters radius innendgrs
(siktelinje ved tilkobling til en klasse I-enhet)
Nettverkstopologi: Star
Bruk: Bluetooth-underordning
Antennetype: Intern

Moduleringstype:

GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)

Bandbredde:

1 MHz

Stoettede Bluetooth-profiler:

SPP (Serial Port Profile)

Sikkerhetsmodus:

Modus 2 (fremtvunget sikkerhet etter bruksniva)

Autentisering og kryptering:

Fremtvunget pa alle datakanaler (utgaende og innkommende)

Sterrelse pa krypteringsnokkel:

Opptil 128 biter

94




Teknisk informasjon

GO NONIN

95



Installeringsanvisninger for ekstern overvékingsenhet

GO NONIN

Installeringsanvisninger for ekstern
overvakingsenhet

Philips overvakingsenheter

SenSmart universalsystem for oksymetri, modell X-100, kommuniserer med Philips
pasientovervakingssystem via en grensesnittmodul og en kabel (figur 32 og 34). Les
fremgangsmaten mer detaljert under «Konfigurere tilkoblingen».

Komponenter
* Nonin oksymetrisystem, modell X-100

+ Philips IntelliVue™ pasientovervakingssystem (MP40/50/60/70/90, MX600/700/800, som
kjgrer programvarerevisjon H.0 og hayere)

VuelLink-komponenter

* Philips M1032A#A05 VueLink-grensesnittmodul, Auxiliary Plus (type B) med digital Open
Interface-driver (Philips art. nr. M1032-60605)

* VuelLink Open Interface-kabel med 9-stifters plugg (Philips art. nr. M1032-61699)
* Handbok for Philips M1032A VueLink-modul (Philips art. nr. M1032-9000D)

IntelliBridge-komponenter

+ IntelliBridge EC10 grensesnittmodul (Philips art. nr. 865115 #A01), som kjgrer IB-ED101-A.2
enhetsdriver for apent grensesnitt

* IntelliBridge EC5 ID-modul (Philips art. nr. 865114 #104)
 Tilkoblingskabel, CAT5 eller bedre, rettkoblet

 Philips bruks- og serviceanvisninger for enheter som bruker IntelliBridge apent grensesnitt
(Philips art. nr. 4534 642 15921)

Koblingsspesifikasjoner

Overfgringshastighet (kommunikasjon mellom X-100M og grensesnittmodul): 19200
Ordlengde: 8 biter

Startbit: 1

Stoppbit: 1

Paritet: ingen
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Koble X-100M overvakingsenhet til Philips
overvakingsenhet

Sa snart det er opprettet en forbindelse mellom X-100M overvakingsenhet og Philips
overvakingsenhet, overfgres alle pasientverdier (rSO, og AUC), samt pasient- og
utstyrsalarmer, fra X-100M til Philips overvakingsenhet. En Philips overvakingsenhet med en
VueLink grensesnittmodul kan vise opptil 6 verdier om gangen. En Philips overvakingsenhet
med en IntelliBridge EC10 grensesnittmodul kan vise opptil 8 verdier om gangen.

Det er bare ngdvendig a opprette forbindelsen den farste gangen. Etter at forbindelsen er
opprettet, skal X-100M og Philips overvakingsenhet kunne kommunisere med hverandre selv
nar X-100M frakobles/tilkobles eller slas av og deretter pa igjen.

MERKNADER:

+ Protokollen for apent grensesnitt gar bare i én retning. Philips overvakingsenhet kan vise data
som sendes fra X-100M overvakingsenhet, men har ingen mulighet til fiernstyring av X-100M.

» Pa grunn av spesifikke funksjoner i protokollen for &pent grensesnitt, kan dataoverfgringen
fra X-100M til en Philips overvakingsenhet veere flere sekunder forsinket.

Konfigurere X-100M

X-100M overvakingsenhet er en Plug and Play-enhet. Det er ikke ngdvendig a konfigurere den
pa noen som helst mate far den brukes med Philips overvakingsenhet. Overvakingsenheten
soker etter forbindelsen og starter kommunikasjonen automatisk.

MERK: Hvis skjermspraket pa X-100M endres under bruk, oppdateres skjermspraket pa
Philips overvakingsenhet farst etter at X-100M slas av og deretter pa igjen.

Installere og konfigurere Philips grensesnittmodul

Grensesnittmodulen installeres av en autorisert Philips-tekniker. Under installering aktiverer
teknikeren modulen slik at den fungerer med en hvilken som helst ekstern enhet som stgtter
det apne grensesnittet.

MERK: Anvisningene nedenfor gjelder for pasientovervakingsenheten Philips IntelliVue
MP50. Det er mulig at fremgangsmaten for oppretting av forbindelse er litt annerledes for
andre Philips IntelliVue-modeller.

Konfigurere forbindelsen — VueLink

Slik kobles X-100M overvakingsenhet til en Philips overvakingsenhet:

1. Sla Philips overvakingsenhet AV.

2. Kontroller at VueLink-grensesnittmodulen sitter i modulreolen pa Philips overvakingsenhet
(dette sarger Philips-teknikeren for).

3. Koble VuelLink-kabelen til VueLink-grensesnittmodulen (se figur 32).

4. Koble VueLink-kabelen til RS-232-serieporten pa baksiden av X-100M
overvakingsenheten. Fest kabelen til serieporten med skruene.

MERK: RS-232-skjgteledninger ber ikke brukes.
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Sla pa X-100M overvakingsenhet.

Skru pa Philips overvakingsenhet. Kontroller at Open Interface LED-indikatoren lyser pa
VueLink-grensesnittmodulen. Dette betyr at Philips overvakingsenhet har identifisert og
konfigurert modulen pa riktig mate (ta kontakt med en autorisert Philips-tekniker hvis
Vuelink-grensesnittmodulen ikke har blitt konfigurert).

Kommunikasjonen mellom X-100M og Philips overvakingsenhet skal veaere i orden i lgpet
av ca. 45 sekunder. Nar oppsettet er klart, vises MPM (flerparametermodus) pa venstre
side av X-100M overvakingsenhet (figur 33).
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Figur 32. Kobling av X-100M til en Philips overvakingsenhet med VueLink
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Konfigurere forbindelsen — IntelliBridge

Slik kobles X-100M overvakingsenhet til en Philips overvakingsenhet:

1.
2.

B

Sla Philips overvakingsenhet AV.

Kontroller at EC10-grensesnittmodulen sitter i modulreolen pa Philips-skjermen
(dette sa@rger den autoriserte Philips-teknikeren for).

Koble IntelliBridge-kabelen til EC10-grensesnittmodulen (se figur 34).
Sett tilkoblingskabelen i IntelliBridge EC5 ID-modulen.

Koble EC5-modulen til RS-232-seriedataporten pa baksiden av X-100M
overvakingsenheten. Fest modulen til seriedataporten med skruene.

MERK: RS-232-skjgteledninger bar ikke brukes.

6.
7.

Sla pa X-100M overvakingsenhet.

Skru pa Philips overvakingsenhet. Kontroller at LED-lampen for apent grensesnitt lyser pa
grensesnittmodulen. Dette betyr at Philips-skjermen har identifisert og konfigurert
modulen pa riktig mate. (Ta kontakt med en autorisert Philips-tekniker hvis
grensesnittmodulen ikke er blitt konfigurert.)

Kommunikasjonen mellom X-100M og Philips overvakingsenhet skal veere i orden i lgpet
av ca. 45 sekunder. Nar oppsettet er klart, vises MPM (flerparametermodus) pa venstre
side av X-100M overvakingsenhet (figur 33).

IntelliBridge
EC10
grensesnittmodul

Philips MP50
overvakingsenhet

Tilkoblingskabel
RS-232-seriedataport

IntelliBridge
EC5 ID-modul

Figur 34. Kobling av X-100M til en Philips overvakingsenhet med IntelliBridge
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Konfigurering av skjermbildet pa Philips-skjermen

Verdiene som sendes fra Nonin X-100M overvakingsenhet til Philips overvakingsenhet,
varierer med typen Philips grensesnittmodul som er brukt.

VueLink grensesnittmodul — Numeriske sanntidsverdier for rSO, og AUC fra Nonin X-100M
overfgres til Philips overvakingsenhet gjennom VueLink grensesnittmodul. Det er mulig &
overfgre opptil 12 verdier om gangen, og opptil 6 pasientverdier kan vises pa
Philips-skjermen.

IntelliBridge EC10 grensesnittmodul — Numeriske sanntidsverdier for rSO, og AUC fra
Nonin X-100M overfares til Philips overvakingsenhet gjennom EC10 grensesnittmodul. Det er
mulig a overfare opptil 12 verdier om gangen, og opptil 8 pasientverdier kan vises pa
Philips-skjermen.

Standardverdier er rSO,, for kanal 1 til og med 6. rSO, Datatrendlinjer for kanal 1 til og med 4
er tilgjengelige pa Philips IntelliVue MP40 til IntelliVue MP90 overvakingsenheter som kjarer
rev. H.0 og hagyere.

MERK: En Philips-skjerm kan kobles til flere grensesnittmoduler samtidig. Ytterligere
moduler utover den farste identifiseres som AUXILIARY PLUS 1, AUXILIARY PLUS 2 osv.
Pass pa a velge riktig identifikator.

Konfigurer Philips overvakingsenhet med VuelLink grensesnittmodul til & vise

verdier fra X-100M

1. Koble X-100M overvakingsenhet til Philips overvakingsenhet (se «Konfigurere forbindelsen»).
2. Kontroller at bade X-100M og Philips overvakingsenhet er pa.

3. Aktiver konfigurasjonsmodus pa Philips overvakingsenhet ved a trykke pa knappen
Main Setup (hovedkonfigurering).

4. Velg Driftsmodus (Operating Modes).
Velg Konfig (Config).

6. Tastinn det femsifrete konfigurasjonspassordet og trykk pa Enter. Passordet star oppfort i
konfigureringsveiledningen for Philips.

7. Konfigurasjonsmodus (Config Mode) aktiveres pa Philips-skjermen.
8. Velg Hovedoppsett (Main Setup).
9. Velg Malinger (Measurements).

10. Velg NONIN X-100M (se merknaden nedenfor). Vinduet for konfigurering av
NONIN X-100M apnes.

o

MERK: Hvis kommunikasjonen mellom X-100M og Philips overvakingsenhet ikke er
opprettet, star det VueLink X (der X representerer VueLink-modulnummeret) pa
Malinger-menyen i stedet for NONIN X-100M. Velg VueLink X.

MERK: Nar NONIN X-100M er valgt, stanser Philips overvakingsenhet opp litt mens VueLink
synkroniserer med X-100M pa nytt. Vent til verdiene vises.
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11. Velg hvilken Tallverdi (Numeric #) som skal oppdateres.

a. Til hgyre for tallverdiene kommer det fram en rullegardinliste med tilgjengelige og
anvendte tallverdier. MERK: Kanalnummeret for X-100M vises til slutt i tallverdien
(f.eks. AUC 1, rSO,-3).

b. Velg tilgjengelig tallverdi. Hvis tallverdien er i bruk, er den nedtonet.
c. Gjenta etter behov til 6 tallverdier er opprettet.

12. Brukeren kan ogsa opprette enhetsalarmer (Device Alarms) (der valgene er Godkjent
[Accepted] og Ignorert [Ignored]) og standardfarge (Default Color). Tallverdiene for
X-100M vises i den valgte fargen.

13. Etter at oppsettet er ferdig, velges Lagre til modul (Store to Module) for a lagre
innstillingene til VueLink-modulen. Andre alternativer omfatter & velge Gjenopprett fra
modul (Restore from Module) og Hent inn standardverdier for modul (Recall Mod. Def.).

14. P& oppgavelinjen Vennligst bekreft (Please confirm) blir brukeren bedt om & velge Bekreft
(Confirm) for & lagre de nye innstillingene. Velg Bekreft (Confirm).

15. Philips-skjermen lagrer aktive verdier som brukerens standardinnstillinger.
16. Lukk konfigureringsvinduet for NONIN X-100M.

17. Lukk vinduet Malinger (Measurements).

18. Lukk vinduet Hovedoppsett (Main Setup).

19. Slik plasseres tallverdier pa Philips-skjermen:

a. Velg riktig skjermkonfigurasjon for Philips-skjermen (se bruksanvisningen for Philips
IntelliVue pasientovervakning [Philips art. nr. M8000-9001K] med hensyn til informasjon
om skjermkonfigurering).

b. Velg plassering for tallverdien pa Philips-skjermen ved hjelp av enten bergringsskjermen
eller navigeringspunktknappen. En hvit rute kommer fram pa skjermen.

c. Velg den hvite ruten for & apne vinduet Endre tallverdi (Change Numeric).

MERK: Hvis vinduet Change Numeric (endre tallverdi) ikke lar seg apne, er ikke dette stedet
tilgjengelig for tallverdier fra X-100M.

d. Rull oppover for & se de 6 tallverdiene.

e. Velg en tallverdi som skal vises pa Philips-skjermen.

f. Gjenta til opptil 6 tallverdier vises pa skjermen.
20. Ga ut av konfigurasjonsmodus (Config Mode) ved a sla av Philips-skjermen.
21. Skru Philips-skjermen pa igjen Skjermen er na klar til bruk.

Konfigurer Philips overvakingsenhet med IntelliBridge grensesnittmodul til & vise
verdier fra X-100M

1. Koble X-100M overvakingsenhet til Philips overvakingsenhet (se «Konfigurere
forbindelsen»).

2. Kontroller at bade X-100M og Philips overvakingsenhet er pa.

3. Aktiver konfigurasjonsmodus (Configuration Mode) pa Philips-skjermen ved a trykke pa
knappen Hovedoppsett (Main Setup).

4. Velg Driftsmodus (Operating Modes).
5. Velg Konfig (Config).

GO NONIN
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Tast inn det femsifrete konfigurasjonspassordet og trykk pa Enter. Passordet star oppfort i
konfigureringsveiledningen for Philips.

7. Konfigurasjonsmodus (Config Mode) aktiveres pa Philips-skjermen.

8. Velg Hovedoppsett (Main Setup).

9. Velg Malinger (Measurements).

10. Velg Tilleggsenhet (se merknad nedenfor). Vinduet Konfigurer tilleggsenhet apnes.

MERK: Nar tilleggsenhet er valgt, stanser Philips overvakingsenhet opp litt mens
grensesnittmodulen synkroniserer med X-100M pa nytt. Vent til verdiene vises.

11. Velg Enhetsdriver.
12. Velg Konfigurer verdier.

a. Til hgyre for tallverdiene kommer det fram en rullegardinliste med anvendte tallverdier.
MERK: Kanalnummeret for X-100M vises til slutt i tallverdien (f.eks. AUC 1, rSO,-3).

b. Verdier kan legges til eller slettes. Legg til ved a velge Legg til. En rullegardinliste med
verdier vises. Velg tilgjengelig tallverdi. Hvis tallverdien er i bruk, er den nedtonet.

c. Gjenta etter behov til 8 tallverdier er opprettet.
d. Lukk vinduet Konfigurer verdier.
13. | vinduet Konfigurer tilleggsenhet velges Apent grensesnitt.
a. Enhetsalarmer: Alternativene er Godtatt eller Ignorert.
b. Standardfarge: Tallverdiene for X-100M vises i den valgte fargen.
14. Lukk vinduet Konfigurer tilleggsenhet.
15. Lukk vinduet Malinger (Measurements).
16. Lukk vinduet Hovedoppsett (Main Setup).
17. Slik plasseres tallverdier pa Philips-skjermen:

a. Velg riktig skjermkonfigurasjon for Philips-skjermen (se bruksanvisningen for Philips
IntelliVue pasientovervakning [Philips art. nr. M8000-9001K] med hensyn til
informasjon om skjermkonfigurering).

b. Velg plassering for tallverdien pa Philips-skjermen ved hjelp av enten
bergringsskjermen eller navigeringspunktknappen. En hvit rute kommer fram pa
skjermen.

c. Velg den hvite ruten for & apne vinduet Endre tallverdi (Change Numeric).

MERK: Hvis vinduet Change Numeric (endre tallverdi) ikke lar seg apne, er ikke dette stedet
tilgjengelig for tallverdier fra X-100M.

d. Rull opp eller ned for & se de 8 tallverdiene.

e. Velg en tallverdi som skal vises pa Philips-skjermen.

f. Gjenta til opptil 8 tallverdier vises pa skjermen.
18. Ga ut av konfigurasjonsmodus (Config Mode) ved a sla av Philips-skjermen.
19. Skru Philips-skjermen pa igjen Skjermen er na klar til bruk.

Alarmer

Protokollen for &pent grensesnitt godkjenner to alarmtyper: Pasientalarmer og utstyrsalarmer
(gar ogsa under betegnelsen «inops» eller «inoperable conditions» — ugjennomfarbar tilstand).
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Philips-skjermen kan kun vise én tekstmelding for hver alarmtype om gangen. De enkelte
alarmtypene eller ugjennomfgrbare tilstandene rangeres derfor etter prioritering. Alle andre
funksjoner som har med alarmer a gjore (f.eks. verdier som blinker, verdier som fjernes fra
skjermen) for to eller flere aktive alarmer kan skje samtidig.

MERKNADER:

+ Standardinnstillingen er at alarmer er deaktivert. Aktivering krever bruk av
konfigurasjonsmodus pa skjermen og kan kun utfares av teknisk fagpersonell.

* Grensesnittmodulen tillater ikke at Philips overvakingsenhet avgir lydsignaler ved sengen
for alarmer og ugjennomfgrbare tilstander som kommer fra X-100M overvakingsenhet.

Pasientalarmer
Protokollen for apent grensesnitt godkjenner to typer pasientalarmer:

* Rode alarmer: Angir situasjoner som kan veere livstruende og krever umiddelbar inngripen.

GO NONIN

* Gule alarmer: Angir mindre kritiske situasjoner. Inngripen er ngdvendig, men mindre kritisk.

Alarmmeldinger

Pa Philips IntelliVue-pasientskjermer kan rade alarmmeldinger vises gverst til hayre i skjermbildet.
Gule alarmmeldinger kan vises gverst i midten i skjermbildet. Ytterligere informasjon om
alarmmeldinger pa Philips-skjermer star i dokumentasjonen til den enkelte skjermen.

Alarmindikator

Alarmindikatorer kan vises gverst til venstre i skjermbildet pa Philips IntelliVue-pasientskjermen.
Ytterligere informasjon om alarmindikatorer pa Philips-skjermer star i dokumentasjonen til den
enkelte skjermen.

Tabell 17. Pasientalarmer pa Philips-skjermen

Alarm i X-100M Alarmprioritet Innvirkning pa Philips-skjermbildet

Tallverdien blinker.
rSO, Limit Low Rad Skjermbildet viser ***rSO, LOW.
Alarmindikatoren er rgd og blinker.

Tallverdien blinker.
rSO, Limit High Rad Skjermbildet viser ***rS0O, HIGH.
Alarmindikatoren er rgd og blinker.

Tallverdien blinker.
rSO, Low Limit Warning |Gul Skjermbildet viser ***rSO, LOW WARN.
Alarmindikatoren er gul og blinker.

MERK: Les mer om alarmer i X-100M i kapittelet «Alarmer».
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Utstyrsalarmer

Philips-skjermen viser utstyrsalarmer som «inops» eller ugjennomfgrbare tilstander. Hver
enkelt ugjennomfgrbar tilstand omfatter enten informasjon om hvor gyldige de tilhgrende
malingene er (generell ugjennomfgrbar tilstand), eller informasjom om hvor gyldig en seerskilt
tallverdi er. Tallverdien vises pa ulike mater pa Philips IntelliVue-skjermen (den kan for
eksempel blinke eller bli byttet ut med «-?7-»), avhengig av denne informasjonen.

Pa Philips IntelliVue-pasientskjermer kan meldinger om ugjennomfarbare tilstander vises
gverst i venstre hjgrne av skjermbildet. Meldinger om ugjennomfgrbare tilstander vises i blatt.
Ytterligere informasjon om utstyrsalarmer pa Philips-skjermer star i dokumentasjonen til den
enkelte skjermen.

Tabell 18. Utstyrsalarmer pa Philips-skjermen

Alarm i X-100M (Middels prioritet) Innvirkning pa Philips-skjermbildet

Talldata forsvinner.
rSO, SP COMM ERR vises.

Talldata forsvinner.
Skjermbildet viser rSO, SENSOR FAULT.

? vises ved siden av merket til verdien.
Skjermbildet viser rSO, SENSOR ALARM.

Talldata forsvinner.
Skjermbildet viser rSO, UNAVAILABLE.

Lavt batteriniva SENSMART LOW BATT vises.
Kritisk batteriniva SENSMART CRIT BATT vises.

Kommunikasjonsfeil med element

Sensorfeil

Sensoralarm (alarm om signalkvalitet)

Sensor Alarm (rSO,-data er ikke tilgjengelige)

Talldata forsvinner.
SENSMART ERROR vises.

Feilkoder
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