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Wskazania do stosowania / Przeznaczenie

Uniwersalny system do oksymetrii SenSmart™ Model X-100 firmy Nonin to modularny system
umozliwiajgcy jednoczesny pomiar, wyswietlanie, monitorowanie i rejestrowanie, dla maksymalnie
szesciu (6) kanatow, wartosci funkcjonalnego wysycenia tlenem hemoglobiny w krwi tetniczej
(SpO,) i czestosci tetna lub wysycenia tlenem hemoglobiny (rSO5) w krwi mézgowej i stanach
somatycznych pod czujnikiem. Czujniki kompatybilne z systemem SenSmart pozwalajg na
zastosowanie systemu u szerokiej populacji pacjentéw, obejmujgcej osoby doroste, dzieci,
niemowleta i noworodki.

System SenSmart przeznaczony jest do uzytku w szpitalach, w opiece dtugoterminowej,
obiektach medycznych, laboratoriach badan nad snem, oraz w warunkach podostrych.
System X-100 SenSmart mozna stosowa¢ do wykonywania jednorazowych pomiaréw oraz do
ciggtego monitorowania z alarmem pacjenta. Funkcji pomiaréw pulsoksymetrycznych (SpO»)
w systemie SenSmart mozna uzywac zaréwno w warunkach ruchu, jak i spoczynku,

w odniesieniu do pacjentow z dobrg i stabg perfuzja.

Korzysci kliniczne

Pulsoksymetry Nonin umozliwiajg zapewnienie pacjentom wtasciwego leczenia poprzez szybki,
doktadny, nieinwazyjny pomiar tlenu w czasie rzeczywistym, co stanowi zaspokojenie istotnej
potrzeby medycznej.

Ryzyko rezydualne

Ryzyka rezydualne sg uwzglednione w ostrzezeniach i srodkach ostroznosci.

Ostrzezenia

Aparatu nie nalezy uzywaé¢ w poblizu urzadzen, ktérych dziatanie oparte jest na rezonansie magnetycznym.

Niebezpieczenstwo wybuchu: aparatu nie nalezy uzywaé¢ w atmosferze wybuchowej oraz w obecnosci palnych
Srodkéw anestetycznych lub gazéw.

System ten nie jest przeznaczony do jednoczesnego stosowania u kilku pacjentow.

Dodatkowe informacje dotyczace przeciwwskazan, ostrzezen i przestrog podano w instrukcjach zatgczonych do
odpowiednich czujnikow.

W procesie oceny stanu pacjenta aparat powinien petni¢ jedynie role pomocniczg. Nie nalezy go uzywac jako
jedynej podstawy przy podejmowaniu decyzji dotyczgcych diagnozy i terapii. Nalezy go stosowac w potaczeniu
z innymi metodami oceny objawow klinicznych.

Nalezy uzywac tylko procesorow sygnatéw oksymetru, czujnikow i akcesoriéw SenSmart firmy Nonin; w przeciwnym
razie u pacjenta moga wystgpi¢ obrazenia. Czujniki te spetniajg wymagania w zakresie doktadnosci okreslone

w specyfikacjach dla tego urzadzenia. Zastosowanie czujnikdw innego producenta moze spowodowac
nieprawidtowos$ci wskazan oksymetru.

Aby zapewni¢ prawidtowe ustawienie czujnika oraz stan skéry, miejsca zatozenia czujnika nalezy sprawdzié,
postepujgc wedtug instrukgji uzycia zatgczonych do czujnika. Stopien wrazliwosci pacjenta na czujnik moze
wahac sie w zaleznosci od stanu zdrowia i skory.

Nalezy unika¢ wywierania nadmiernego nacisku w miejscu zatozenia czujnika, poniewaz mogtoby to
spowodowac uszkodzenie skory pod czujnikiem.
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Ostrzezenia (ciag dalszy)

Przed uzyciem zawsze nalezy przyrzad sprawdzi¢. Nie wolno uzywac¢ uszkodzonego czujnika lub aparatu. Przed
uzyciem jakiegokolwiek czujnika nalezy doktadnie zapoznac sie z jego instrukcjg obstugi zawierajgcg informacje
dotyczgce stosowania kazdego rodzaju czujnika.

Aby zapobiec nieprawidtowemu dziataniu i/lub urazom pacjenta, przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ kompatybilnosé
aparatu, czujnikdw i akcesoriow.

Niedozwolone sg jakiekolwiek modyfikacje urzadzenia, poniewaz moga one wptyng¢ na dziatanie urzadzenia.

Przy uruchamianiu aparatu nalezy zweryfikowa¢ wszystkie ustawienia alarmowe i granice, aby upewnic¢ sie, ze sg
one zgodne z zamierzeniami.

Chroni¢ przed wystawieniem na dziatanie wody lub innych ptynéw (przy wigczonym i odtgczonym zasilaniu pragdem).

Urzadzenia nalezy uzywaé wytacznie z okreslonymi przez firme Nonin zasilaczami.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych urzadzeh medycznych, przewody i podigczenia nalezy poprowadzi¢
w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ prawdopodobienstwo zaplgtania sie lub uduszenia pacjenta lub potkniecia sie.

W przypadku zdalnego monitorowania aparatu X-100M nalezy uzywac tylko we wskazanym zasiegu (w promieniu
sferycznym okoto 100 metréw od aparatu do odlegtego miejsca). Praca poza tym zasiegiem moze spowodowac
w odleglym miejscu monitorowania utrate lub niedoktadnos¢ danych.

Jezeli na ekranie wyswietlacza pojawi sie kod btedu EQ06, nastepuje wyczyszczenie pamieci.

Pojawienie sie na ekranie kodu btedu EQ9 oznacza, ze nastgpito usuniecie ustawien wstepnych urzadzenia.

Pojawienie sie na ekranie kodu btedu E10 oznacza, ze nastgpito usuniecie konfiguracji urzadzenia.

W warunkach alarmu niskiego stanu natadowania baterii po 30 minutach nastepuje automatyczne wytaczenie aparatu.

Jezeli aparat jest ustawiony w poblizu lub na innych urzadzeniach, nalezy obserwowac, czy funkcjonuje prawidtowo.

Podczas pracy aparatu przez caty czas musi by¢ zainstalowany pakiet baterii — rowniez w przypadku pracy przy
podtgczonym zasilaniu prgdem zmiennym. Bez zainstalowanego pakietu baterii aparatu NIE wolno uzywac.

Uzycie procesorow sygnatu, czujnikow, akcesoridow i kabli innych niz wyszczegdlnione w spisie czesci
i akcesoriow moze spowodowaé zwiekszenie emisji elektromagnetycznej i/lub zmniejszenie odpornosci aparatu.

Funkcji przywotania pielegniarki i technologii Bluetooth nie nalezy uzywac¢ jako podstawowego zrddta
powiadamiania o alarmie.

Uzytkownik musi zweryfikowaé parowanie Bluetooth, aby mie¢ pewnos¢, ze zdalnemu monitorowaniu poddano
wiasciwego pacjenta.

Nalezy upewni¢ sie, ze poziom gtosnosci wszystkich alarmoéw jest odpowiednio ustawiony i ze beda one
styszalne we wszystkich sytuacjach. Nie nalezy zakrywac¢ ani blokowaé otwordw gtosnika.

Aparat jest precyzyjnym urzadzeniem elektronicznym. Wszelkie naprawy muszg byé przeprowadzane przez
wykwalifikowany personel techniczny. Przeprowadzanie napraw przez uzytkownika nie jest mozliwe. Nie nalezy
podejmowac préb otwierania obudowy aparatu ani naprawy elementéw elektronicznych. Otwarcie obudowy moze
spowodowacé uszkodzenie aparatu i uniewaznienie gwarancji.

Aby uzyskaé doktadne wskazanie poziomu SpO,, pulsoksymetr musi by¢ w stanie wykonywa¢ prawidiowe
pomiary tetna. Przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw SpO, sprawdzi¢, ze nic nie zaburza pomiaru tgtna.

Uzywanie przyrzadu ponizej poziomu minimalnej amplitudy modulacji 0,3% moze spowodowacé niedoktadnosé
wskazan SpOs,.

W obecnosci urzadzen elektrochirurgicznych (ESU) wskazania aparatu mogg ulec zakitdceniu. Czujnikow
i procesoréw sygnatu nie nalezy uzywac w poblizu przyrzgdéw elektrochirurgicznych/do elektrokauteryzacii,
poniewaz mogtoby to spowodowac uszkodzenie przyrzadu lub by¢ przyczyng nieprawidtiowych wskazan.

Po przytozeniu do pacjenta napiecia defibrylacji aparat X-100M moze powréci¢ do ekranu menu. Aparat X-100M
powrdci do ekranu monitorowania, gdy nastapi przekroczenie czasu dla ekranu menu (po 2 minutach) lub
wskutek interakcji operatora (po naci$nieciu przycisku menu).
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Wprowadzenie interfejsu pomigdzy systemem przywotania pielegniarki a aparatem Model X-100M oraz
odpowiednie przetestowanie interfejsu pomiedzy aparatem Model X-100M i systemem przywotania pielegniarki,
majgce na celu sprawdzenie jego prawidtowego dziatania, nalezy do obowigzkéw uzytkownika. Aparat X-100M
nie zostat poddany ocenie pod katem wspétpracy z konkretnym systemem przywotania pielegniarki.

Uzycie réznych ustawien wstepnych na wielu aparatach X-100M na jednym obszarze opieki nad pacjentami
moze powodowaé zagrozenie.

Przenos$ne urzgdzenia radiokomunikacyjne, takie jak telefony komérkowe lub urzadzenia radiowe (w tym
urzgdzenia peryferyjne, takie jak kable antenowe i anteny zewnetrzne), powinny by¢ uzywane w odlegtosci nie
mniejszej niz 30 cm (12 cali) od dowolnej czesci systemu ME, w tym kabli okreslonych przez producenta. W
przeciwnym razie moze doj$¢ do pogorszenia wydajnosci tego sprzetu.

Dodatkowe informacje dotyczace przeciwwskazan, ostrzezen i przestrog podano w instrukcjach zatgczonych do
odpowiednich czujnikow.

/\Przestrogi

Warto$¢ danych rSO, uzyskanych z systemu w okreslonych stanach chorobowych, w przypadku hemoglobinopatii
lub w stanach klinicznych, ktére mogg wptywac na objetos¢ krwi, oraz w warunkach hipokapnii i hiperkapnii, nie
zostata wykazana.

Przy zastosowaniu na sali operacyjnej aparat nalezy umieszcza¢ poza polem jatowym.

Umocowanie urzgdzenia do przenosnego stojaka na wysokosci wiekszej niz 1,5 m lub zamontowanie sprzetu
0 masie wiekszej niz 2 kg moze spowodowaé przewrdcenie sie stojaka, uszkodzenie sprzetu lub obrazenia ciata.

Urzgdzenie spetnia wymogi normy IEC 60601-1-2 dotyczgcej zgodnosci elektromagnetycznej (EMC) dla
medycznych urzgdzen i/lub systemow elektrycznych. Norma ta zostata opracowana w celu zapewnienia
akceptowalnego poziomu ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami w typowych urzgdzeniach medycznych.
Jednakze ze wzgledu na rozpowszechnienie w stuzbie zdrowia oraz w innych dziedzinach sprzetu emitujgcego
fale radiowe i innych urzadzen elektrycznych bedacych zrédiem szuméw, wysokie poziomy (ze wzgledu na
bliskos¢ lub moc ich zrédta) tych zakiécen mogg wywiera¢ negatywny wplyw na prace aparatu. Elektryczne
urzgdzenia medyczne wymagajg zastosowania szczegolnych srodkéw ostroznosci w zakresie kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC). Wszystkie urzadzenia nalezy zainstalowac i uzywac¢ zgodnie z zawartymi w tym
podreczniku informacjami dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC).

Ekspozycja na dziatanie promieniowania o czestotliwosci radiowej. Moc promieniowania wyswietlacza aparatu
jest znacznie nizsza od okreslonych przez FCC limitow ekspozycji na promieniowanie o czestotliwosci radiowe;.
Pomimo to aparatu nalezy uzywac w taki sposéb, aby podczas normalnej pracy kontakt pomiedzy cztowiekiem
a urzagdzeniem byt zminimalizowany. Aby unikng¢ mozliwos$ci przekroczenia limitéw ekspozycji ustalonych
przez FCC, podczas pracy urzgdzenia nalezy przebywaé w odlegtosci przynajmniej 20 cm od jego wewnetrznej
anteny. Na podstawie przeprowadzonych testéw wykazano, ze aparat spetnia dozwolone limity ekspozyciji.

Aparat, uzywany z czujnikami do oksymetrii regionalnej SenSmart, jest przeznaczony do okres$lania
regionalnego wysycenia tlenem hemoglobiny krwi pod czujnikiem. Czynniki, ktére moga spowodowaé
zaktocenia pracy aparatu lub zaburza¢ doktadnos¢ jego wskazan to, m.in.:

- nadmierne os$wietlenie w otoczeniu lub - umieszczenie na wyniosto$ci kostnej - hemoglobina tlenkoweglowa i inna
bezposrednie swiatto stoneczne - niewlasciwy typ czujnika hemoglobina dysfunkcjonalna

- nadmierny ruch - bariery chronigce skore, zastosowane - hemoglobinopatie

- zaklécenia spowodowane obecnoscig pomiedzy czujnikiem a skérg pacjenta - billirubinemia i/lub zéttaczka
urzadzen elektrochirurgicznych - anemia lub niskie stezenie - stan nie-normokaptyczny lub inna

- metalowe ptyty lub inne przedmioty na hemoglobiny sytuacja zaburzajgca objetos¢ krwi
Sciezce czujnika - obecnos¢ zieleni kardiologicznej lub

- wilgotna skora innych barwnikéw wewnatrznaczyniowych

- nieprawidtowo zatozony czujnik lub tkankowych
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/\Przestrogi (ciag dalszy)

Aparat, uzywany z czujnikami do oksymetrii regionalnej SenSmart, przeznaczony jest do okres$lania
procentowego wysycenia tlenem hemoglobiny funkcjonalnej w krwi tetniczej. Wsrdéd czynnikow, ktére moga
negatywnie wptyngé¢ na prace pulsoksymetru, nalezy wymienic:

- jaskrawe $wiatto otoczenia - elementy ograniczajgce przeptyw krwi - hemoglobina dysfunkcjonalna
- nadmierny ruch (cewniki tetnicze, rekawy do pomiaru - sztuczne lub pokryte lakierem
- zaktocenia spowodowane obecnoscig cisnienia, przewody do infuzji itd.) paznokcie
urzadzen elektrochirurgicznych - niewtasciwy typ czujnika - pozostatosci ciat obcych (np.
- wilgo¢ w czujniku - staba jakos¢ tetna zaschnieta krew, zanieczyszczenia,
- nieprawidtowo zatozony czujnik - pulsacja zylna tluszcz, olej) na $ciezce Swiatta
- obecnos¢ karboksyhemoglobiny - anemia lub niskie stezenie hemoglobiny
- obecnos¢ methemoglobiny - barwniki sercowo-naczyniowe

W przypadku uszkodzenia baterie stanowig zagrozenie pozarowe. Nie nalezy powodowac¢ uszkodzen aparatu,
niewtasciwie z nim sie obchodzi¢, demontowac, naprawia¢ lub dokonywa¢ wymiany elementéw na nieokreslone
czesci.

Baterii jonowo-litowych nie nalezy tadowa¢ w temperaturze 0°C (32°F) lub nizszej, poniewaz mogtoby to
spowodowac¢ znaczne skrécenie ich okresu uzytecznosci.

Czujnika nie nalezy umieszcza¢ na otwartej ranie, nacieciu lub uszkodzonej skoérze. Przed zatozeniem czujnika
nalezy sprawdzi¢ miejsce, w ktérym zostanie umieszczony.

Miejsca zatozenia czujnika nalezy sprawdzi¢ postepujac wedtug instrukcji uzycia zatgczonych do czujnika, aby
zapewni¢ prawidtowe ustawienie czujnika i stan skoéry. Stopien wrazliwos$ci pacjenta na czujnik moze wahac sie
w zaleznosci od stanu zdrowia i skory.

Aparatu nie nalezy autoklawowac, wyjatawia¢, zanurza¢ ani spryskiwa¢ ptynami; nie nalezy uzywaé srodkow
czyszczacych o wlasciwosciach zragcych lub sciernych. Nie uzywac¢ srodkéw czyszczacych zawierajgcych
chlorek amonowy.

Utylizacje lub recykling aparatu i jego elementow, w tym baterii, nalezy przeprowadzaé zgodnie z lokalnymi,
stanowymi i ogélnokrajowymi przepisami i instrukcjami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Nalezy uzywac
wylgcznie pakietow baterii zatwierdzonych przez firme Nonin.

Zgodnie z przepisami Dyrektywy Europejskiej dotyczacej odpaddw elektrycznych i elektronicznych 2002/96/EC,
produktu nie wolno traktowaé jako niepodlegajacego sortowaniu odpadu komunalnego. Przyrzad zawiera materiaty
WEEE (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment); w sprawie zwrotu lub recyklingu urzagdzenia nalezy
skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem. Informacje adresowe dystrybutora mozna uzyskac¢ od firmy Nonin.

Przy wtaczonym urzadzeniu dane zapisywane sg w pamieci w sposob ciagty. Jezeli nastapi catkowite
wypetnienie pamieci, cze$¢ najstarszego zapisu zostanie nadpisana nowymi danymi.

Ustawienie granic alarmowych na wartosci ekstremalne moze sprawi¢, ze system alarmowy bedzie
bezuzyteczny.

Ustawienie wstepne nie moze zostac zapisane, jesli wartosci dolnej granicy alarmowej %rSO, lub %SpO, sg
nizsze od okreslonych przez dang placéwke ustawien domysinych. Wartosci rSO, i %SpO, dolnej granicy
alarmowej, ktore sag nizsze od okreslonych przez placowke warto$ci domysinych zostang zastgpione

w ustawieniach wstepnych tymi wartosciami domysinymi.

Podczas uruchamiania aparatu nastepuje automatyczna aktywacja 2-minutowego wyciszenia alarmow.

W celu oceny dokfadnosci wskazan oksymetru lub czujnika nie mozna uzy¢ funkcjonalnego urzgdzenia testujgcego.

Jezeli aparat nie reaguje w sposéb opisany w niniejszym podreczniku, nalezy zaprzesta¢ jego uzywania do
czasu skorygowania problemu przez wykwalifikowany personel techniczny.
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Pomigdzy pacjentami, aparat X-100M nalezy wytaczy¢ (tryb oczekiwania) lub zainicjowaé nowy przypadek
(menu Przypadki). Niezastosowanie si¢ do tego zalecenia moze by¢ przyczyng niedoktadno$ci wartosci
odniesienia podczas pomiardéw u kolejnego pacjenta. Kazdorazowo po wigczeniu aparatu lub zainicjowaniu
nowego przypadku nastepuje wyczyszczenie wartosci odniesienia, zresetowanie wartosci granicznych do
wartosci domysinych i rozpoczecie zapisu nowego pacjenta w pamieci danych.

Podczas monitorowania SpO, przyrzad moze nie dziata¢ w przypadku ograniczonego krgzenia. Nalezy ogrza¢
lub potrze¢ palec lub zmieni¢ potozenie przyrzadu.

W niektérych okolicznosciach, podczas monitorowania SpO,, przyrzad moze interpretowac ruch jako dobrej
jakosci tetno. Ruch pacjenta nalezy ograniczy¢ do minimum.

Do systemu nie nalezy podtgczaé wiecej niz jeden hub. System nie bedzie pracowac.

Pomiedzy aparatem a hubem nie nalezy uzywa¢ kabla przediuzajgcego. System nie bedzie pracowac.

Nie mozna uzywac jednoczesnie zduplikowanych procesoréw sygnatu, poniewaz spowoduje to wyswietlenie
komunikatu o btedzie.

Pomiedzy aparatem i procesorem sygnatu lub hubem i procesorem sygnatu nie nalezy podtgczaé kilku kabli
przedtuzajgcych.

Nie nalezy dotykac jednoczesnie widocznych bolcéw ztgcza i pacjenta.

Urzadzenie zostato zaprojektowane do uzytku w obrebie okreslonych zakreséw. Uzytkowanie poza tymi
zakresami nie zostato zbadane i moze by¢ przyczyng niewtasciwego dziatania oksymetru.

Wszystkie czesci i akcesoria podtgczone do szeregowego gniazda aparatu muszg spetnia¢ co najmniej wymogi
normy IEC EN 60950, IEC 62368-1 lub UL 1950 dla urzgdzen do przetwarzania danych.

Jezeli nie wystgpi sprzezenie danych w sieci (przewod szeregowy/ztgcza/potgczenia bezprzewodowe), nastgpi
utrata transferu danych.

Dodatkowe informacje dotyczgce przeciwwskazan, ostrzezen i przestrég podano w instrukcjach zatgczonych do
odpowiednich czujnikow.

Przed pierwszym uzyciem i przed przechowywaniem monitora nalezy w petni natadowa¢ akumulator.

Jesli nie jest uzywany w trybie ciggtym, nalezy co sze$¢ miesiecy w petni natadowac akumulator.

Deklaracja zgodnosci w zakresie kompatybilnosci
elektromagnetycznej z przepisami FCC i zasadami
kanadyjskiego Ministerstwa Zdrowia

» Firma Nonin Medical, Inc., zlokalizowana przy 13700 1st Avenue North, Plymouth, Minnesota,
55441, oswiadcza na swojg wtasng odpowiedzialnos¢, ze Model X-100M, ktérego dotyczy
niniejsza deklaracja, spetnia wymogi czesci 15 Przepiséw FCC. Dziatanie aparatu podlega
dwom warunkom: (1) urzadzenie to nie moze powodowac szkodliwych zaktécen oraz
(2) urzadzenie to musi przyjgc¢ wszelkie zaktdcenia z zewnatrz, w tym zakiécenia, ktére mogag
powodowac niepozgdane jego dziatanie.

* Ministerstwo Zdrowia (Kanada), Kodeks Bezpieczenstwa 6: normy okreslajg znaczny margines
bezpieczenstwa, ktdrego celem jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich oséb, bez wzgledu
na ich wiek i stan zdrowia. W normie dotyczgcej ekspozyciji dla bezprzewodowych telefondéw
przenosnych uzyta jest jednostka pomiarowa okreslana jako wspotczynnik absorpciji swoistej SAR
(Specific Absorption Rate). Okreslona przez FCC granica wspétczynnika SAR wynosi 1,6 W/Kkg.



Wskazania do stosowania / Przeznaczenie

GO NONIN

Powiadomienie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC)

Na podstawie testoéw aparatu stwierdzono, ze jest on zgodny z limitami dla cyfrowych
urzadzen klasy B, okreslonymi w czesci 15 Przepisow FCC. Przepisy te majg na celu
zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia przeciwko szkodliwym zaktdceniom w
instalacjach mieszkalnych. Aparat wytwarza, wykorzystuje i moze emitowac energie o
czestotliwosci fal radiowych. Jezeli nie zostanie on zainstalowany i nie bedzie uzywany
zgodnie z zaleceniami, moze powodowac szkodliwe zaktdcenia odbioru telewizyjnego i
radiowego, co mozna stwierdzi¢ wytgczajgc i wkgczajgc urzgdzenie. Uzytkownik moze podjgé
prébe usuniecia zaktdécen wykonujgc jedng lub wiecej z nizej podanych czynnosci: (1) zmienié
ustawienie lub lokalizacje anteny odbiorczej, (2) zwiekszy¢ odlegto$¢ pomiedzy urzgdzeniem
a odbiornikiem, (3) podtgczyé urzadzenie do gniazda w obwodzie innym niz ten, do ktérego
podtaczony jest odbiornik lub (4) skonsultowac sie w sprawie pomocy z dealerem lub technikiem
majgcym doswiadczenie w zakresie urzgdzen radiowych/ TV.

Model X-100M zostat zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie zostaty przekroczone
limity emisji w zakresie ekspozycji na energie o czestotliwosci radiowej (RF), okreslone przez
Amerykanskg Federalng Komisje Komunikacji (FCC). Limity te sg czescig ogolnych
przepiséw i ustanawiajg dopuszczalne poziomy energii RF dla ogélnej populacji. Podstawg
przepisow sg normy dotyczgce bezpieczehstwa okreslone wczesniej przez amerykanskie i
miedzynarodowe organy normatywne. Wykazano, ze EUT spetnia wymogi dotyczgce
zlokalizowanego wspodtczynnika absorpcji swoistej (SAR) dla limitéw ekspozycji w Srodowisku
niekontrolowanym/dla populacji ogdinej, okreslonych w normie ANSI/IEEE. C95.1-2005.

FCC wymaga, aby uzytkownik zostat poinformowany, iz wszelkie zmiany lub modyfikacje
wprowadzone do aparatu, ktore nie zostaty zatwierdzone przez firme Nonin Medical, Inc.
mogag spowodowac uniewaznienie prawa uzytkownika do obstugi urzadzenia.

UWAGA: Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek modyfikacji urzadzenia, ktére w dowolny
sposob wplyng na antene lub jej konfiguracje.
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Objasnienie symboli

Niniejszy rozdziat zawiera opis symboli znajdujgcych sie na elementach i opakowaniu
systemu Model X-100. Szczegdtowe informacje dotyczgce symboli funkcjonalnych znajdujg
sie w czesci “Elementy systemu i ustawienie” na stronie 14 tego podrecznika.

Tabela 1. Symbole na etykietach i opakowaniu

Symbol

Opis

UWAGA!

Sprawdz w instrukcji uzytkowania.

Postepowac wg instrukcji uzytkowania.

Znak UL obowigzujgcy w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych w odniesieniu
do porazenia pradem elektrycznym, pozaru i zagrozen mechanicznych,
zgodnie z:
» ANSI/AAMI ES60601-1 (2005, wyd.3.), CAN/CSA C22.2 nr 60601-1
(2008, wyd. 3.), ISO 80601-2-61:2011, IEC 60601-1-8:2006

+ UL 60601-1 i CAN/CSA C22.2 nr 601.1

ce0123

Oznakowanie CE wskazujgce na zgodnos¢ z wymaganiami wszystkich
majgcych zastosowanie dyrektyw, w tym dyrektywy nr 93/42/EEC
dotyczacej urzagdzehn medycznych.

L]

Klasa Il, podwdjnie izolowany

SN Numer serii
Ochrona przed pionowo spadajgcymi kroplami wody przy kacie
IP32 przechylenia ostony do 15 stopni i dostepem statych ciat obcych

o $rednicy wiekszej lub rownej 2,5 mm, zgodnie z IEC 60529.

Prad staty

Czes¢ aplikacyjna typu BF (X-100M, X-100H)

=
i

Wskazuje na wymaog oddzielnej zbidrki odpadow urzadzen elektrycznych
i elektronicznych (WEEE).

(@)

Niejonizujgce promieniowanie elektromagnetyczne. Sprzet zawiera
nadajniki RF. W poblizu urzgdzenia oznaczonego tym symbolem moga
wystgpi¢ zaktocenia.
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Tabela 1. Symbole na etykietach i opakowaniu (ciag dalszy)

Symbol Opis
S Czesc aplikacyjna typu BF zabezpieczona przed wytadowaniem
'||' elektrycznym podczas defibrylaciji (izolacja pacjenta przed porazeniem

pradem elektrycznym). (X-100SP)

Nie wyrzucac.

@@ Nie pociaga¢ za kabel. Cofng¢ ztgcze i wyjaé.

A@ Wyréb niejatowy

B(O nIy Wymagana recepta lekarska.

@ Urzadzenia nie nalezy uzywac¢ w srodowisku rezonansu magnetycznego

EU|REP Autoryzowany przedstawiciel na kraje Wspoélnoty Europejskiej.

CH IREP Upowazniony przedstawiciel w Szwaijcarii

Dodatkowe symbole znajdujg sie na stronie www.nonin.com/symbols.
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30MIN 23:32 23137 FEH Y] 23147 23152 23:57

X-1005P not connected

1 12 13

Rysunek 1. Symbole na ekranie aparatu (widok czterokanatowy)

Tabela 2. Symbole i wskazniki na ekranie aparatu X-100M

Nr Symbol Opis
1 Znaczniki zdarzen
przyktad: | znaczniki zdarzen (A, B, C, D itd.), umieszczone w gérnej czesci ekranu
A B aparatu, zostajg wyswietlone po nacisnieciu przycisku znacznikow
zdarzeh.
2 przyklad: Skala czasu o . . N ’ .
30MIN Skala czasu, znajdujgca sie ponizej znacznikéw zdarzen, pokazuje czas
trwania dla danych wyswietlanych na ekranie.
3 v Kursor przesuwania
Zotty kursor przesuwania, znajdujgcy sie pod skalg czasu, umozliwia
uzytkownikowi przeglad odczytow rSO, lub SpO,, na linii trendu, dla
okreslonego czasu i danego kanatu.
Kursor przesuwania jest wyswietlany po nacisnieciu lewego przycisku
nawigaciji.
4 Wartosci wskazywane przez kursor

Gdy kursor przesuwania jest aktywny, w zottej ramce z lewej strony
ekranu aparatu wyswietlane sg wskazywane przez niego wartosci
pomiarow oksymetrycznych (rSO, lub SpO,).

UWAGA: Warto$ci czestosci tetna nie sg wyswietlane wérod danych
wskazywanych przez kursor.
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Tabela 2. Symbole i wskazniki na ekranie aparatu X-100M (ciag dalszy)

Nr Symbol Opis

5 Ch Kanat

Wskaznik ten, znajdujgcy sie w gdérnej czesci pola kazdego kanatu,
wskazuje numer kanatu (np. Ch 1, Ch 2 itd.). Na prawo do wskaznika
kanatu wyswietlana jest nazwa lokalizacji czujnika (jesli jest
wprowadzona).

6 % r802 Regionalne wysycenie hemoglobiny tlenem

lub UWAGA: %rSO, jest wyswietlane, gdy do procesora sygnatéw jest
%rSO--T podigczony czujnik do regionalnych pomiaréw absolutnych. %rSO,-T
oroUp- jest wyswietlane, gdy do procesora sygnatow jest podtgczony czujnik
trendu pomiarow regionalnych.

%Gdy procesor sygnatow otrzyma odpowiedni sygnat z podtgczonego
czujnika regionalnego, wyswietlane sg wartosci rSO, w zakresie 0 do
100%.

Tto kanatu na wyswietlaczu miga:

* Kolor zo6#ty podczas alarmu o Srednim priorytecie (alarmy
dotyczace sprzetu i wartosci rSO, w zakresie 5% lub mniej ponad
dolng granicg alarmowa dla rSO, ).

* Kolor czerwony podczas alarmu rSO, o wysokim priorytecie
(ustawionego dla gornej i dolnej alarmowej warto$ci granicznej rSO,).

7 BL Wartosci odniesienia

Gdy aparat jest wigczony, do chwili wprowadzenia warto$ci odniesienia
na wyswietlaczu BL wyswietlane bedg kreski.

Dla kazdego nowego pacjenta uzytkownik musi ustawi¢ wartosci
odniesienia.

* Instrukcja dotyczgca ustawiania wartosci odniesienia na biezgce
wartosci rSO, znajduje sie w “Ustawienie wszystkich wartosci
odniesienia rSO,, dla kanatu na biezgce wartosci %rSO," na stronie 35.

* Instrukcja dotyczgca ustawiania wartosci odniesienia osobno lub
ostatecznego ustawienia wartosci odniesienia podano w czesci
“Ustawienie poszczegdlnych wartosci odniesienia” na stronie 43.

10
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Tabela 2. Symbole i wskazniki na ekranie aparatu X-100M (ciag dalszy)

Nr

Symbol

Opis

Obszar
pod
krzywa
(AUC)

Obszar pod krzywg (kumulacyjna saturacja ponizej dolnej granicy
alarmowej)

W przypadku kazdego kanatu, wartosci rSO, ponizej dolnej granicy
alarmowej sg razem zintegrowane i wyswietlane jako skumulowana
saturacja ponizej dolnej granicy alarmowej, okre$lana réwniez jako AUC
(Obszar pod krzywg). Jednostkg dla tej wartosci jest % minut (%Min).
W przypadku zmiany wartosci odniesienia, poczgwszy od biezgcego
zapisu nastepuje ponowne przeliczenie AUC.

AUC nie zostanie obliczony, jesli ustawienie dolnej granicy alarmowej
% rSO, dla danego kanatu jest wytgczone.

UWAGA: Aby AUC byto zgodne z definicjg bazy danych STS (Society
of Thoracic Surgeons), warto$¢ dolnej granicy alarmowej dla kazdego
kanatu musi by¢ ustawiona na poziomie 25% ponizej wartosci
odniesienia dla danego pacjenta.

przyktad:

Dolna granica alarmowa

Dolna granica alarmowa jest okreslona poprzez ustawienie %rSO, Low

i wyswietlana jest w nastepujgcy sposéb:

* Warto$é numeryczna — Wartos¢ ta jest wyswietlana na prawo od
wykresu linii trendu. Kolor warto$ci odpowiada kolorowi danego kanatu.

* Biata, kropkowana linia — Linia ta pojawia sie na wykresie, gdy
przedstawia on pojedynczg linie trendu rSO,. Kropkowana linia nie
wyswietli sie, jezeli na jednym wykresie pojawi sie kilka linii trendu.

UWAGA: Dolna granica alarmowa nie wyswietli sie na ekranie aparatu,
jesli dla danego kanatu ustawienie %rSO, Low jest wytgczone.

10

°/oSp02

Procentowe wysycenie tlenem hemoglobiny funkcjonalnej

Gdy procesor sygnatéw otrzyma odpowiedni sygnat z podtgczonego
czujnika pulsoksymetrycznego, nastgpi wyswietlenie wartosci %SpO,
w zakresie 0 do 100%.

W warunkach alarmu SpO, o wysokim priorytecie (wyzwalanego w
oparciu o gorng i dolng granice alarmowg dla SpO,) i alarmu
zwigzanego z niskg perfuzjg, tto obszaru SpO, danego kanatu miga na
czerwono.

11

PR

Czestosé¢ tetna i wykres stupkowy czestosci tetna

Gdy kanat ustawiony jest na pomiary pulsoksymetryczne, wraz z
wartosciami %SpO, wyswietlane sg wartosci czestosci tetna. Wykres
stupkowy wskazuje natezenie sity tetna zmierzone przez oksymetr.
Wysokos¢ wykresu stupkowego jest proporcjonalna do amplitudy tetna.

W warunkach alarmu czestosci tetna o wysokim priorytecie
(wyzwalanego w oparciu o0 goérng i dolng granice alarmowg dla czestosci
tetna) i alarmu zwigzanego z niskg perfuzjg, tto obszaru czestosci tetna
wyswietlacza danego kanatu miga w kolorze czerwonym.

1
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Tabela 2. Symbole i wskazniki na ekranie aparatu X-100M (ciag dalszy)

Nr Symbol Opis

12 ? Btad czujnika
Ten 26ty wskaznik miga, gdy nastgpi odigczenie czujnika, jego awaria,
w ciggu ostatnich 90 sekund nie zostang uzyskane nadajgce sie do
uzytku dane lub gdy czujnik jest niekompatybilny z aparatem.

13 ® Staby sygnat
Ten zotty wskaznik miga, gdy przez diuzszy okres sygnat z czujnika
pacjenta jest staby.
Nalezy sprawdzi¢ miejsce zatozenia czujnika i zmieni¢ jego potozenie
lub, jesli to konieczne, wymienic czujnik.

14 (( ; )) Btad komunikacji procesora sygnatéow
Ten zotty wskaznik miga i nastepuje wyswietlenie komunikatu X-7100SP
niepodigczony, gdy nastgpi przerwanie komunikacji procesora danego
sygnatu z wyswietlaczem.
Aby usungc¢ te usterke, nalezy sprawdzi¢ podtgczenia procesora
sygnatow lub dokonaé jego wymiany.
Jezeli komunikat ukazuje sie na kazdym kanale, nalezy sprawdzi¢
podtagczenie hubu do aparatu.

15 K Wyciszenie alarmu
Ten zotty wskaznik miga co 2 sekundy w sytuacji, gdy alarm dzwigkowy
zostanie wyciszony na 2 minuty.
Jezeli glodnosé alarmu jest ustawiona na poziomie 4 lub nizszym (mniej
niz 45 decybeli), wskaznik wyciszenia alarmu swieci sie swiattem ciggtym.

16 Bluetooth

* Gdy Bluetooth jest podtgczony do hosta, kolor wskaznika Bluetooth jest

zielony, gdy jest wigczony lecz nie podtgczony - kolor jest biaty, a gdy
jest wylgczony - kolor jest szary.
Wiecej informaciji podano w czesci “Wigczenie/wytgczenie radia Bluetooth”
na stronie 63.

17 Bateria

W petni
natadowana

Roztadowana

Wskaznik baterii pokazuje przyblizony procent natadowania baterii.
Gdy doprowadzone jest zasilanie pradem zmiennym, wskaznik baterii
bedzie sie powtarzalnie wypeiniat, wskazujac, ze odbywa sie fadowanie
baterii. Wypefnianie ustanie po catkowitym natadowaniu baterii.

* Niski — wskaznik baterii miga na zétto
* Krytyczny — wskaznik baterii miga na czerwono

UWAGA: Gdy stan natadowania baterii w aparacie spadnie do poziomu
niskiego lub krytycznego, wigczy sie alarm dzwiekowy. Aby usung¢ stan
alarmowy, nalezy podtgczy¢ aparat do zasilacza prgdu zmiennego.

12
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Tabela 2. Symbole i wskazniki na ekranie aparatu X-100M (ciag dalszy)

Nr Symbol Opis

18 przykiad: Data i godzina

2013 Data i godzina wyswietlane sg w formacie 24-godzinnym. Procedure
09-25 ustawiania daty i/lub godziny podano w czesci “Ustawienie daty i
14:27 godziny” na stronie 62.

59 Ustalona skala z zakresem od 0 do 100%.

19 ‘°° Skala osiowa rSO,

0|

13
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Elementy systemu i ustawienie

UWAGI:
* Przed uzyciem systemu SenSmart nalezy zapoznac sie ze wszystkimi
przeciwwskazaniami, ostrzezeniami i uwagami.

* Przed pierwszym uzyciem aparatu Model X-100M nalezy fadowac baterie przez 4 godziny.
+ Zaleca sie rowniez wykonanie nastepujacych dodatkowych ustawien: ustawienie zegara,
ustawienie wartosci domys$inych placéwki medycznej, dokonanie zmiany hasta placowki

oraz wprowadzenie ustawien wstepnych.

Ostroznie wyjag¢ z opakowania aparat i akcesoria. Zachowaé materiaty opakowaniowe na
wypadek, gdyby zaszta koniecznos¢ zwrotu aparatu lub akcesoridw. Poréwnac zatgczong
liste z otrzymanymi akcesoriami w celu sprawdzenia, czy przesytka jest kompletna.

Standardowa konfiguracja systemu zawiera nastepujgce niejatowe komponenty:

* X-100M, uniwersalny aparat do oksymetrii SenSmart
* X-100H, hub
¢ X-100HH, futerat na hub

» X-100SP-1i X-100SP-2, procesory sygnatow systemu do oksymetrii dla kanatéw 1 i 2
(do kazdego procesora sygnatdéw dotgczony jest zacisk odziezowy)

» X-100ECH1, kabel przediuzajgcy o dt. 1 metra, 2 szt.

* INT-100, przewdd posredni, 2 szt.

* Instrukcja obstugi/lista czesci i akcesoridéw (ptyta CD)
» Zasilacz i kabel zasilania

» Oprogramowanie SenSmart (ptyta CD)

Wykaz kompatybilnych czujnikéw i innych akcesoriow znajduje sie na Liscie czesci i
akcesoriow na ptycie CD zawierajgcej instrukcje obstugi.

Konfiguracje systemu

Kilka kanatow

Uzycie hubu X-100H umozliwia podtgczenie do niego maksymalnie szesciu procesorow
sygnatow. Jesli to konieczne, pomiedzy hubem i procesorem sygnatow mozna podtgczy¢ kabel
przedtuzajacy.

» Przyktad zilustrowany na rysunku 2 przedstawia konfiguracje systemu z uzyciem czujnikéw
do oksymetrii regionalnej w przypadku pacjentéw o masie ciata 240 kg. Czujnik 8204CA jest
podtgczany do procesora sygnatéw X-100SP za posrednictwem kabla posredniego INT-100.
Czujnik pulsoksymetryczny 8100S(X) jest podtgczony bezposrednio do procesora sygnatow.

* Przyktad zilustrowany na rysunku 3 przedstawia konfiguracje systemu z uzyciem czujnikow
do oksymetrii regionalnej w przypadku pacjentéw o masie ciata <40 kg. Czujniki te (8004CB,
8004CB-NA) sg podtaczone bezposrednio do procesora sygnatow X-100SP. Czujnik
pulsoksymetryczny 8100S(X) jest podtgczony bezposrednio do procesora sygnatow.

14
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» Przyktad zilustrowany na rysunku 4 przedstawia konfiguracje systemu z uzyciem czujnikéw
do oksymetrii regionalnej w przypadku pacjentéw o masie ciata 240 kg. Czujniki te (8003CA,
8004CA) nalezy podtgczy¢ bezposrednio do procesora sygnatéw X-100SP. Czujnik
pulsoksymetryczny 8100S(X) jest podigczony bezposrednio do procesora sygnatow.

7 )

X-100M N

X-100SP

INT-100

X-100H

X-100SP

Osorsmart

Rysunek 3. Konfiguracja systemu (czujniki <40 kg, podtaczone 4 kanaly)

15
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X-100M

X-100H

X-100SP

Czujniki
Rysunek 4. Konfiguracja systemu (czujniki 240 kg, poditaczone 4 kanaly)

Jeden kanat

W przypadku uzywania jednego kanatu (rysunek 5) procesor sygnatow mozna podtgczyé
bezposrednio do aparatu. Jesli to konieczne, pomiedzy aparatem i procesorem sygnatow
mozna podigczy¢ kabel przedtuzajacy.

X-100SP

Czujnik

Rysunek 5. Konfiguracja systemu (czujnik 240 kg, INT-100, jeden kanat)
16
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X-100M (aparat)

Aparat X-100M (rysunek 6) umozliwia wyswietlenie danych rSO, i SpO, dla maksymalnie
szesciu kanatow. Kazdy kanat oznaczony jest innym kolorem oraz numerem odpowiadajgcym
procesorowi sygnatow. Funkcje aparatu i ich opis przedstawiono w tabeli 3.

Instrukcje dotyczgce czyszczenia zamieszczono w czesci “Dbatos¢ o urzadzenie i konserwacja”
na stronie 84.

13
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Rysunek 6. Widok przedni aparatu X-100M

Tabela 3. Funkcje dostepne w aparacie X-100M

GO NONIN

Nr

Symbol Opis

\ 1/ Przycisk wyciszenia alarmu
& Nacisngc¢ przycisk Wyciszenia alarméw, aby wyciszy¢ alarm na 2 minuty.
Alarmy dzwigekowe mozna reaktywowac przed uptywem 2-minutowego

Po zaistnieniu nowego alarmowego stanu fizjologicznego nastepuje

okresu wyciszenia poprzez ponowne nacisniecie przycisku wyciszenia alarmu.

automatyczna reaktywacja wszystkich wyciszonych alarméw dzwiekowych.

17
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Tabela 3. Funkcje dostepne w aparacie X-100M (ciag dalszy)

Nr

Symbol

Opis

)

Przycisk znacznika zdarzen

Kroétkie nacisniecie tego przycisku powoduje zaznaczenie zdarzenia w
pamieci i na linii trendu. Zdarzenia sg oznaczane kolejnymi literami alfabetu.
Jezeli zaznaczonych zostanie wiecej niz 26 zdarzen, znacznik zdarzen
ponownie rozpoczyna ich oznaczanie od A.

UWAGA: Znacznik zdarzen moze pojawic sie na ekranie po uptywie okoto
4 sekund.

Naciskanie tego przycisku przez 2 sekundy spowoduje otworzenie tabeli
znacznikow zdarzen. Kroétkie nacisniecie tego przycisku zamknie tabele
znacznikow zdarzen.

Przycisk menu

Nacisniecie tego przycisku powoduje otworzenie menu Settings
(Ustawienia) i zapewnia dostep do menu Prestes (Ustawienia wstepne),
Case (Przypadek) i System (System):

» Settings (Ustawienia) — umozliwia przypisanie do kanatu nazwy
lokalizacji czujnika, dokonanie wyboru rodzaju czujnika (rSO, lub
SpO,), ustawienie wartosci granicznych i wykreséw oraz zmiane
ustawien wstepnych. Wiecej informacji podano w czesci “Ekran Settings
Menu (Menu ustawien)” na stronie 37.

* Presets (Ustawienia wstepne) — Umozliwia zapisanie biezgcych
ustawien jako nowych ustawien wstepnych, wybor ustawien wstepnych
oraz usuniecie ustawien wstepnych. Wiecej informacji podano w czesci
“Ekran menu ustawien wstepnych” na stronie 45.

+ Case (Przypadek) — umozliwia zainicjowanie nowego przypadku i
edycje numeru identyfikacyjnego pacjenta. Wiecej informacji podano w
czesci “Ekran menu przypadkéw” na stronie 50.

» System (System) — umozliwia skonfigurowanie ustawien systemu.
Wiecej informaciji podano w czesci “Ekran menu systemu” na stronie 52.

Przycisk wyboru

Nacisniecie przycisku wyboru umozliwia zapisanie wartosci podczas
wprowadzania etykiet, ustawien i parametréow. W aparacie dostepne sg dwa
przyciski wyboru:

+ z prawej strony aparatu (pomiedzy przyciskami menu i warto$ci odniesienia)
* w srodku obszaru przyciskow nawigacyjnych

Przycisk wartosci odniesienia

Przycisk ten jest uzywany w celu szybkiego ustawienia wartosci odniesienia.
Dwukrotne nacisniecie tego przycisku powoduje ustawienie wartosci
odniesienia dla wszystkich podtgczonych kanatéw rSO, w relacji do
biezgcych pomiarow.

18
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Tabela 3. Funkcje dostepne w aparacie X-100M (ciag dalszy)

Nr

Symbol

Opis

&

Przycisk wigczania/oczekiwania

» WAL - Jednokrotne nacisniecie tego przycisku powoduje wigczenie
aparatu. Kazdorazowo po wigczeniu aparatu nastepuje wyczyszczenie
warto$ci odniesienia, zresetowanie wartosci granicznych do wartosci
domyslnych i rozpoczecie zapisu nowego pacjenta w pamieci danych.

+ Skasuj — Krotkie nacisniecie tego przycisku w trakcie pracy aparatu
powoduje powroét wyswietlacza do ekranu monitorowania.

* Oczekiwanie (wyl.) — Gdy aparat jest wtgczony, nacisniecie tego
przycisku przez przynajmniej 1 sekunde powoduje zakonczenie pracy
aparatu i wprowadzenie go w tryb oczekiwania. W trybie oczekiwania
nastepuje wytgczenie wszystkich funkcji aparatu, z nastepujgcymi
wyjatkami:

» Dioda LED zasilacza pradu zmiennego swieci sie, gdy aparat jest
podtgczony do zewnetrznego zrodta zasilania.

» Za kazdym razem, gdy aparat jest podtgczony do zewnetrznego
zrédta zasilania, baterie dotadowujg sie.

080

Przyciski nawigaciji

Przyciski te sg uzywane do nawigacji pomiedzy polami, przewijania i zmiany
skali czasu.

A (Do géry)i W (Do dotu): Uzywane do nawigaciji pomiedzy pozycjami
menu. Na ekranie monitorowania uzywane do zmiany skali czasu na linii
trendu rSO,.

} (W prawo): Uzywane do nawigacji pomiedzy pozycjami menu. Na
ekranie monitorowania uzywane do przesuwania sie do przodu w czasie dla
danego przypadku.

4 (W lewo): Uzywane do nawigacji pomiedzy pozycjami menu. Na ekranie
monitorowania uzywane do cofania sie w czasie dla danego przypadku.

\/(Wybierz): Patrz opis przycisku wyboru (nr 4) w niniejszej tabeli.
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Tabela 3. Funkcje dostepne w aparacie X-100M (ciag dalszy)

Nr

Opis

Glosnik
OSTRZEZENIE: Nie nalezy zakrywaé ani blokowaé otworéw gtosnika.

9 |Wskaznik LED zasilacza pragdu zmiennego
Dioda elektroluminescencyjna (LED) $wieci sie, gdy aparat jest podtgczony do
zewnetrznego zrédta zasilania.
« Zofity — trwa tadowanie akumulatora
» Zielony — akumulator w petni natadowany
UWAGA: Gdy doptyw zasilania ze zrodta zewnetrznego jest odtgczony, aparat
automatycznie, bez przerywania pracy, przechodzi na zasilanie z akumulatora.

10 |Wejscie dla zasilacza
Znajduje sie w spodniej czesci aparatu, ponizej wskaznika LED dla zasilacza; stuzy do
podfgczania zasilania ze zrédta zewnetrznego.

11 |Port ztgcza aparatu
Znajduje sie w przedniej cze$ci aparatu; umozliwia podtgczenie do aparatu hubu X-100H
lub pojedynczego procesora sygnatow.

12 |Wejscie dla funkcji przywotania pielegniarki
Znajduje sie w spodniej czesci aparatu, ponizej przycisku wtgczania/oczekiwania; stuzy do
podtgczenia do monitora przewodu dla funkcji przywotania pielegniarki.
OSTRZEZENIE: Do obowigzkéw uzytkownika nalezy wprowadzenie interfejsu
pomiedzy systemem przywotania pielegniarki a aparatem Model X-100M oraz
odpowiednie przetestowanie interfejsu pomiedzy aparatem Model X-100M i
systemem przywotania pielegniarki, majace na celu sprawdzenie jego prawidiowego
dziatania. Aparat X-100M nie zostat poddany ocenie pod katem wspoétpracy z
konkretnym systemem przywotania pielgegniarki.

13 |Wejscie dla przewodu RS-232

Znajduje sie z tylu aparatu (patrz rysunek 30).

PRZESTROGA: Wszystkie czesci i akcesoria podigczone do szeregowego gniazda
aparatu muszg spetnia¢ co najmniej wymogi normy IEC EN 60950, IEC 62368-1 lub UL
1950 dla urzgdzen do przetwarzania danych.

20




Elementy systemu i ustawienie

X-100H (Hub)

Hub X-100H (rysunek 7) jest podtgczany do portu
ztgcza w przedniej czesci aparatu. Hub umozliwia
podigczenie do portéw maksymalnie szesciu
procesoréw sygnatéw X-100SP. Kazdy port hubu
wyposazony jest w zabezpieczajgcg ostone.

PRZESTROGA: Do systemu nie nalezy
podtgczac wiecej niz jeden hub. System nie
bedzie pracowac.

f PRZESTROGA: Pomiedzy aparatem a hubem
nie nalezy uzywac kabla przedtuzajgcego.
System nie bedzie pracowac.

Instrukcje dotyczgce czyszczenia zamieszczono w
czesci “Dbatos¢ o urzgdzenie i konserwacja” na
stronie 84.

Podtgczanie/odtgczanie hubu

1. Podtgczanie:

a. Ustawic strzatke na ztgczu kabla hubu na
réwni z matym trojkgtem na porcie ztgcza
w aparacie (rysunek 8).

b. Wprowadzi¢ ztgcze kabla hubu do portu.
Klikniecie ztgcza kabla hubu oznacza, ze
nastgpito petne jego wprowadzenie do portu
zfacza w aparacie.

2. Odtaczanie:

a. Chwyci¢ za ruchoma tuleje (rysunek 8-1) na

ztgczu kabla hubu.

\, Sen

Multi-Sensing

Smart-

NIRs Technology

Rysunek 7. X-100H — Hub
Tabela 4. Cechy X-100H

Nr

Opis

Zigcze kabla

Kabelodt. 4 m

Port

Al W|DN

Ostona portu

b. Cofnac tuleje i wyciggna¢ ztacze kabla hubu. Hub zostanie odblokowany i odigczony

od aparatu.

Rysunek 8. Podlaczenie hugu lub proceéora sygnatow do aparatu
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X-100HH (futerat na hub)

Wkiadanie hubu X-100HH do futeratu (rysunek 9).
Klamra przy futerale umozliwia zamocowanie hubu
do pretéw tozka, stojakdéw na sprzet medyczny
oraz poscieli.

Uzycie futeratu na hub

1. Wkiadanie hubu:

a. Umiescié hub i kabel na wysokoséci futeratu ~ Rysunek 9. X-100HH - (futerat na hub)
(rysunek 10).

b. Wcisng¢ hub mocno, aby wprowadzi¢ go do Tabela 5. Cechy X-100HH

2. Wyjmowanie hubu:

. . . . 1 Futerat

a. Odciggna¢ zacisk na wierzchotku futeratu
(rysunek 9-3) do tytu. 2 Klamra
b. Wyciggng¢ hub z futeratu. W tylnej czesci 3 Zacisk

futeratu znajduje sie wyciecie, ktére
pozwala chwyci¢ hub podczas wyciggania
z futeratu.

Instrukcje dotyczgce czyszczenia zamieszczono w
czesci “Dbatos¢ o urzgdzenie i konserwacja” na stronie 84.

Rysunek 10. Wkiadanie hubu do futeratu
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X-100SP (procesor sygnatéw)

Do hubu mozna podtgczy¢ maksymalnie szes¢
procesoréw sygnatéw. Kazdy z procesorow
sygnatéw jest zaprogramowany jako okreslony
kanat aparatu, a wiec procesor sygnatéw moze by¢
podtgczony do dowolnego portu hubu.

PRZESTROGA: Nie mozna uzywaé
jednoczesnie zduplikowanych procesoréw
sygnatéw, poniewaz spowoduje to wyswietlenie
komunikatu o bfedzie.

Jeden procesor sygnatéw mozna podtgczy¢
bezposrednio do aparatu, z uzyciem lub bez kabla
przedtuzajgcego.

Procesory sygnatow oznaczone sg kolorowym kodem:

X-100SP-1, kanat 1: niebieski
X-100SP-2, kanat 2: pomaranczowy
X-100SP-3, kanat 3: biaty
X-100SP-4, kanat 4: fioletowy

X-100SP-3, kanat 5: zielony Rysunek 11. X-100SP - procesor sygnatow
X-100SP-6, kanat 6: rézowy Tabela 6. Cechy X-100SP
Nr Opis

Zigcze kabla procesora sygnatow
2 Port (dla czujnika lub INT-100)

Instrukcje dotyczgce czyszczenia zamieszczono w czesci
“Dbatosc¢ o urzadzenie i konserwacja” na stronie 84.

Podtgczanie procesora sygnatow do hubu lub

Blokada (dla czujnika lub
r
aparatu 3 |INT-100)
1. UstawicC strzatke na ztgczu kabla procesora ) N
. e . e umer kanatu

sygnatéw na wysokosci strzatki znajdujgcej sie na _

jednym z portéw hubu lub portu ztgcza w aparacie. 5 | Zaciskina kablu
2. Wprowadzi¢ ztgcze kabla procesora sygnatow

do portu.

3. Kiikniecie ztgcza kabla procesora sygnatéw oznacza, ze nastgpito petne jego
wprowadzenie do hubu lub aparatu.

UWAGA: Pomiedzy hubem i procesorem sygnatéw oraz pomiedzy aparatem i procesorem
sygnatéw mozna uzy¢ kabla przedtuzajagcego.
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Odfgczanie procesora sygnatow od hubu lub aparatu
1. Chwyci¢ ruchomg tuleje na ztgczu kabla procesora sygnatow X-100SP.

2. Cofnac tuleje i wyciggnac¢ ztgcze X-100SP. Nastgpi odblokowanie sig i odtgczenie
procesora X-100SP od hubu lub aparatu.

UWAGA: Podczas odtgczania procesora sygnatow od hubu lub aparatu nie nalezy ciggng¢ za
kabel procesora.

Podtgczenie/odtgczenie kabla posredniego INT-100 do procesora sygnatow

UWAGA: Przewdd INT-100 przeznaczony jest do podtgczenia czujnika 8204CA (pacjenci
240 kg) do procesora sygnatow.

1. Podigczenie:

a. Odchyli¢ przezroczysta blokade na procesorze sygnatow w celu odstoniecia portu
podtaczenia.

b. Ustawi¢ strzatke na ztgczu INT-100 na strzatce procesora sygnatéw (rysunek 12-A).
Wprowadzi¢ ztgcze INT-100 do portu podtgczenia w procesorze sygnatow.

c. Przesung¢ blokade nad ztgcze czujnika i zamkng¢ (rysunek 12-B).
d. Podtgczy¢ do INT-100 kompatybilny czujnik.

2. Odtaczenie:

a. Odchyli¢ przezroczystag blokade na procesorze sygnatow w celu odtgczenia jej od
ztagcza.

b. Chwyci¢ ztacze i wyjg¢ je z gniazda procesora sygnatéw.

Rysunek 12. Podtaczenie przewodu posredniego lub czujnika do procesora sygnatéw
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Podtgczanie/odtgczanie czujnika od procesora sygnatow

UWAGA: Nastepujgce czujniki sg podigczane bezposrednio do procesora sygnatow:
8003CA (pacjenci 240 kg), 8004CA (pacjenci 240 kg), 8004CB (pacjenci <40 kg),
8004CB-NA (pacjenci =40 kg) i miekkie czujniki pulsoksymetryczne $100S(X).

1. Podtgczanie:

a. Odchyli¢ przezroczystg blokade na procesorze sygnatéw w celu odstoniecia portu
podtgczenia.

b. Ustawi¢ na jednej linii strzatki na ztgczu czujnika i procesorze[sygnatow (rysunek 12-A).
Wprowadzi¢ ztgcze czujnika do portu podtgczenia w procesagrze sygnatow.

c. Przesuna¢ blokade nad ztgcze czujnika i zamkna¢ (rysunek|12-B).
2. Odtaczanie:

a. Odchyli¢ przezroczystg blokade na procesorze sygnatéw wcelu odtgczenia jej od
zigcza.

b. Chwycic ztgcze i wyjac¢ je z gniazda procesora sygnatow.

Wymiana blokady na procesorze sygnatow

UWAGA: W przypadku utraty lub uszkodzenia blokady mozna Z’ff)iyé zamowienie na nowg
blokade.

1. Ustawi¢ zawias blokady czujnika na wysokosci kohca ztgcz
(rysunek 13-A).

2. Rozchyli¢ zawias blokady tak, aby mozna byto zatozy¢ blokade na ztgcze procesora
sygnatéw.

3. Zacisng¢ blokade na zigczu (rysunek 13-B).

procesora sygnatéw

Zaciski na kablu

Na procesorze sygnatéw znajdujg sie 2 fabrycznie zamontowane zaciski oznaczone kolorowym
kodem, ktéry odpowiada kolorowi kanatu (np. X-100SP-1 mg na kablu dwa niebieskie zaciski).
Jeden zacisk jest zamontowany na koncu ze ztgczem, a drugi posrodku kabla.
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INT-100 (przewéd posredni)

Przewdd posredni (rysunek 14) stuzy do podtgczenia
kompatybilnego czujnika do procesora sygnatéw
X-100SP. Nastepujgce czujniki sg kompatybilne z
przewodem posrednim INT-100:

* Czujnik do oksymetrii regionalnej 8204CA dla
pacjentow 240 kg

UWAGI:
* Przewdd INT-100 nie jest kablem
przedtuzajgcym. Rysunek 14. INT-100 — Przewéd
* Z czujnikami do oksymetrii regionalnej 8003CA i posredni
8004CA (dla pacjentéow 240 kg), z czujnikami do
oksymetrii regionalnej 8004CB i 8004CB-NA (dla Tabela 7. Elementy INT-100
pacjentéw <40 kg) i z czujnikami
pulsoksymetrycznymi 8100S(X) przewod INT-100 Nr Opis
nie jesi[ uzywany; czujniki te sg podfraczane Ziacze (do procesora
bezposrednio do procesora sygnatow. 1

sygnatow)
* Nie wyrzucac¢ przewodu posredniego INT-100.

2 Port (dla czujnika)

Instrukcje dotyczgce czyszczenia zamieszczono w 3 Blokada czujnika
czesci “Dbatosc o urzgdzenie i konserwacja” na
stronie 84.

Podtgczanie/odtgczanie czujnika do/od przewodu posredniego

UWAGA: Przewdd INT-100 przeznaczony jest do podtgczenia czujnika 8204CA (pacjenci
240 kg) do procesora sygnatow.

1. Podigczenie:
a. Odsungc¢ blokade czujnika na przewodzie INT-100 od portu.

b. Ustawi¢ na jednej linii strzatki na ztgczu czujnika i przewodzie INT-100 (rysunek 15-A).
Wprowadzi¢ ztgcze czujnika do portu przewodu posredniego INT-100.

c. Przesunac¢ blokade czujnika w kierunku portu. Zamkng¢ blokade czujnika tak, aby
zakryfa boki portu i ztgcze czujnika. Przewdd czujnika wprowadza sie do wyciecia w
blokadzie czujnika (rysunek 15-B).

(@/

Rysunek 15. Podiaczenie czujnika do przewodu posredniego
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2. Odtaczenie:
a. Odigczy¢ blokade czujnika od czujnika i przewodu, i odsungc jg od portu INT-100.
b. Chwyci¢ ztgcze czujnika i wyjac je z gniazda przewodu INT-100.

X-100EC (kabel przedtuzajacy)

Kable przedtuzajgce dostepne sg w dtugosciach 1 lub
2 metrow. Kabla przedtuzajgcego mozna uzyc:

* pomiedzy hubem a procesorem sygnatow
* pomiedzy aparatem a procesorem sygnatow.

f PRZESTROGA: Pomiedzy aparatem a hubem
nie nalezy uzywac kabla przedtuzajgcego.
System nie bedzie pracowac.

f PRZESTROGA: Pomiedzy aparatem a
procesorem sygnatu lub hubem a procesorem
sygnatu nie nalezy podtgczac kilku kabli

przedtuzajgcych. 27
Instrukcje dotyczgce czyszczenia zamieszczono w czesci
“Dbato$¢ o urzadzenie i konserwacja” na stronie 84. Rysunek 16. X-100EC - kabel
przedtuzajacy

CZaniki rSOz i SpOz

Peten wykaz kompatybilnych czujnikéw znajduje sie na ptycie CD instrukcjg obstugi na
Liscie czesci i akcesoriow. Szczegdtowe informacje dotyczgce stosowania danego czujnika
(np. populacja pacjentow, tkanki/narzady, zastosowanie, podtgczanie czujnika do systemu)
mozna znalez¢ w instrukcji uzytkowania zatgczonej do tego czujnika.
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Bateria

PRZESTROGA: przed pierwszym uzyciem i przed przechowywaniem monitora
nalezy w petni natadowa¢ akumulator.

PRZESTROGA: jesli nie jest uzywany w trybie ciggtym, nalezy co szes¢ miesiecy w
petni natadowa¢ akumulator.

Wiecej informacji podano w czesci ,Zasilanie wewnetrzne” rozdziatu “Specyfikacje” na stronie 98.

f PRZESTROGI:

» Utylizacje lub recykling aparatu i jego elementow, w tym baterii, nalezy
przeprowadzac zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami i instrukcjami
dotyczgcymi gospodarki odpadami.

* Nalezy uzywac wytgcznie baterii zatwierdzonych przez firme Nonin.

* W przypadku uszkodzenia baterie stanowig zagrozenie pozarowe. Nie nalezy

powodowacé uszkodzen aparatu, niewtasciwie z nim sie obchodzi¢, demontowac,
naprawia¢ lub dokonywa¢ wymiany elementédw na nieokreslone czesci.

+ Baterii jonowo-litowych nie nalezy tadowac¢ w temperaturze 0 °C (32 °F) lub nizszej,
poniewaz mogtoby to spowodowac znaczne skrdcenie ich okresu uzytecznosci.

W celu uzyskania optymalnych wynikow, baterie nalezy wymienia¢ raz w roku, aby
zminimalizowac ilos¢ litu, ktéry gromadzi sie, gdy tadowanie baterii odbywa sie w niskiej
temperaturze.
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PRZESTROGA: Pomiedzy pacjentami, aparat X-100M nalezy wylgczy¢ (tryb
oczekiwania) lub zainicjowac¢ nowy przypadek (menu Przypadki). Niezastosowanie sie
do tego zalecenia moze byc¢ przyczyng niedoktadnosci wartosci odniesienia podczas
pomiaréw u kolejnego pacjenta. Kazdorazowo po wtgczeniu aparatu lub zainicjowaniu
nowego przypadku nastepuje wyczyszczenie wartosci odniesienia, zresetowanie
wartosci granicznych do wartosci domysinych i rozpoczecie zapisu nowego pacjenta w

pamieci danych.

Sekwencja rozruchu

Kazdorazowo po witgczeniu, aparat wykonuje

krotkg sekwencje rozruchu.

1. Nacisngc przycisk wi./oczekiwanie.
2. Wyswietlacz LCD zaswieci sie i pojawi sie na

nim logo firmy Nonin (rysunek 17).

3. Wymitowany zostanie sygnat dzwiekowy.

Nalezy sprawdzié, czy podczas inicjalizacji
wystepujg wszystkie wyzej wymienione zdarzenia.
Jezeli ktére$ z nich sie nie pojawi, nalezy

=/

Rysunek 17. Ekran startowy

skontaktowa¢ sie z obstugg techniczng firmy Nonin w celu uzyskania pomocy.

Po zakonczeniu sekwencji rozruchu na wyswietlaczu aparatu pojawi sie ekran Select a Preset
(Wybierz ustawienie wstepne) (rysunek 18). Jednakze, w zaleznosci od konfiguracji systemu,
na wyswietlaczu moze pojawi¢ sie najpierw jeden lub oba nizej przedstawione ekrany:

+ Jezeli zegar nie jest ustawiony, na moment wyswietli sie komunikat System clock is not set!

(Zegar systemowy nie jest ustawiony!).

+ Jezeli system jest skonfigurowany tak, ze wymagane jest wprowadzenie numeru
identyfikacyjnego pacjenta, wyswietli sie ekran Enter Patient ID (Wprowadz ID pacjenta).
Jezeli numer identyfikacyjny pacjenta nie jest wymagany, nalezy poczeka¢ na wygasniecie
czasu ekranu (okoto 2 minut) lub nacisng¢ Menu, aby przejs¢ do ekranu Select a Preset

(Wybierz ustawienie wstepne).

Gdy wyswietli sie ekran Select a Preset
(Wybierz ustawienie wstepne) (rysunek
18), uzytkownik moze dokonac¢ wyboru
ustawienia wstepnego. Domysine
ustawienie wstepne jest podswietlone
podczas uruchamiania. Inne dostepne
opcje obejmujg ostatnio uzywane
ustawienie wstepne i inne ustawienia
wstepne aparatu.

Select a Preset:

1 ST

1 g Defaults

1 g Dafaults
2 Mg Defaults
3@ Defaults
4y Defaults
5 mDefaults
6 jg Defaults
7 "mDefaults
& (g Defaults
9 g Defaults
10 fjg Defaults

Rysunek 18. Ekran wyboru ustawienia

{default preset)
{last used preset)

wstepnego
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Po dokonaniu wyboru ustawienia wstepnego, wyswietli sie ekran Settings Menu (Menu
ustawien), co umozliwia przeglad wartosci granicznych. Jezeli konfiguracja podtaczonego
systemu nie odpowiada wybranym ustawieniom wstepnym, przed wyswietleniem ekranu
Setting Menu (Menu ustawien) pojawi sie komunikat Verify sensor type and limits! (Sprawdz
typ i wartosci graniczne czujnikal).

OSTRZEZENIE: Uzycie réznych ustawien wstepnych na wielu aparatach X-100M na
jednym obszarze opieki nad pacjentami moze stwarza¢ zagrozenie.

Zakiadanie czujnika

Wskazania dotyczgce wyboru prawidtowego miejsca na zatozenie czujnika oraz uwagi i
ostrzezenia podano w instrukcji obstugi czujnika.

OSTRZEZENIE: W procesie oceny stanu pacjenta aparat powinien petnié¢ jedynie role
pomocnicza. Nie nalezy go uzywa¢ jako jedynej podstawy przy podejmowaniu decyz;ji
dotyczacych diagnozy i terapii. Nalezy go stosowaé¢ w potaczeniu z innymi metodami
oceny objawoéw klinicznych.

OSTRZEZENIE: Podobnie jak w przypadku wszystkich innych urzadzen medycznych,
przewody i podtaczenia nalezy poprowadzi¢ w taki sposéb, aby zminimalizowaé
prawdopodobienstwo zaplatania sie lub uduszenia pacjenta lub potkniecia sie.

Monitorowanie pacjenta

Po ustawieniu aparatu i zatozeniu czujnika na ciele pacjenta:

Nacisna¢ przycisk wt./oczekiwanie, aby wigczy¢ aparat.
Sprawdzi¢ aktywne ustawienie wstepne lub wybra¢ nowe ustawienie wstepne.
Sprawdzi¢ w ustawieniach wstepnych prawidtowos$¢ wartosci granic alarmowych.

Jezeli uzywane sg czujniki rSO,, okresli¢ wartosci odniesienia rSO, i ustawi¢ te wartosci
odniesienia dla pacjenta (wiecej informacji podano w czesci “Wartosci odniesienia (tylko
kanaty rSO,)” na stronie 38).

BN =

PRZESTROGA: Pomiedzy pacjentami, aparat X-100M nalezy wytgczyc¢ (tryb oczekiwania)
lub zainicjowaé nowy przypadek (Case Menu) (menu Przypadki). Niezastosowanie sie do
tego zalecenia moze byc¢ przyczyng niedoktadnosci wartosci odniesienia podczas pomiaréw
u kolejnego pacjenta. Kazdorazowo po witgczeniu aparatu lub zainicjowaniu nowego
przypadku nastepuje wyczyszczenie wartosci odniesienia, zresetowanie wartosci granicznych
do wartosci domyslnych i rozpoczecie zapisu howego pacjenta w pamieci danych.
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Ekrany i menu robocze

Ekran monitorowania aparatu X-100M mozna skonfigurowac tak, aby mozliwe byto wyswietlanie
maksymalnie szesciu kanatéw danych rSO, i SpO,, jak rowniez rSO, linii trendu i SpO,
pletyzmograféw. Wiecej informacji podano w czesci “Ekran monitorowania” na stronie 32.

Wyswietlenie menu roboczych nastepuje po nacisnieciu przycisku menu. Otworzy sie ekran
Setting Menu (Menu ustawien) i w gornej czesci ekranu pojawig sie dodatkowe zaktadki:
Presets (Ustawienia wstepne), Case (Przypadek) i System (System). W niniejszym
podreczniku, kazdemu menu roboczemu poswiecono odrebng czes¢, zawierajgcg opis menu
i procedur. Wiecej informacji zamieszczono w nizej wymienionych czesciach:

» “Ekran Settings Menu (Menu ustawien)” na stronie 37

» “Ekran menu ustawien wstepnych” na stronie 45

* “Ekran menu przypadkoéw” na stronie 50

* “Ekran menu systemu” na stronie 52

WSKAZOWKI DOTYCZCE NAWIGACJI:

* Podczas wyswietlania ekranu monitorowania, po biezagcym przypadku mozna poruszac sie
za pomocg prawego/lewego przycisku nawigaciji. Uzywajac przyciskow nawigacji do gory/
do dotu mozna dokona¢ zmiany skali czasu linii trendu.

* Przegladajgc przypadek mozna szybko powrdci¢ do biezgcego czasu, naciskajgc dwukrotnie
Menu lub naciskajgc krétko przycisk wt./oczekiwanie.

* Po 2 minutach nastepuje przekroczenie czasu dla ekrandw menu i powrét do ekranu
monitorowania.

» Gdy zaktadka menu jest aktywna, ramka otaczajgca zaktadke ma kolor zétty, a tekst jest
podswietlony. Jezeli pole na ekranie menu jest aktywne, ramka otaczajgca zaktadke ma kolor
z6Mty, a tekst na zaktadce jest podswietlony.

* Przy otwartym menu lub submenu, jednokrotne nacisniecie przycisku menu powoduje
przesuniecie sie podswietlonego pola o jeden poziom w gore.

* Przy otwartym ekranie menu gtéwnego (np. Settings (Ustawienia), Presets (Ustawienia
wstepne), Case (Przypadek), System (System) jednokrotne nacisniecie przycisku menu
aktywuje zaktadke w gérnej czesci ekranu. Dwukrotne nacisniecie przycisku menu
spowoduje powrdt do ekranu monitorowania.

+ Jezeli nazwa ustawienia jest podswietlona na zétto, oznacza to, ze pole jest aktywne. Gdy
pole otoczone jest matymi zéttymi strzatkami, oznacza to, ze pole mozna zmodyfikowac.

* Przy otwartym menu wyskakujgcym, jednokrotne nacisniecie przycisku menu spowoduje
anulowanie tego menu.

* Przy otwartym menu, krétkie nacisniecie przycisku wt./oczekiwanie powoduje powrot
wyswietlacza do ekranu monitorowania.

+ Hasta dla ustawien wstepnych ustawia uzytkownik; muszg one sktadac sie z 4 cyfr. Hasta
dla ustawien wstepnych mozna zastgpi¢ hastem placéwki.
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Rozdziat ten zawiera:

+ Opis funkcji dostepnych na ekranie monitorowania
* Procedury zwigzane z ekranem monitorowania (patrz strona 35)

Ekran monitorowania - Opis

Kanaty

Jezeli podigczone sg maksymalnie cztery kanaty, dane numeryczne w czasie rzeczywistym
dla poszczegodlnych kanatéw bedg wyswietlane z prawej strony ekranu. Jezeli podtgczonych
jest wiecej niz cztery kanaty, bedg one wyswietlane z prawej strony ekranu oraz w dolnej
jego czesci.

Kanaty rSO,

Kanaty rSO, wyswietlajg numer kanatu, nazwe lokalizacji czujnika (jesli jest ustawiona),
%rS0O,, BL i AUC.

Kanaty SpO,

Kanaty SpO, wyswietlajg numer kanatu, nazwe lokalizacji czujnika (jesli jest ustawiona),
czestosc¢ tetna, wykres amplitudy tetna i %SpO,.

HE CD -
30MIN 23:31 23:36 23:41 23:46 23:51 23:56 00:01 Ch 1 L CERE %rs02

BL 55 55
AUC 0 |

Rysunek 19. Ekran monitorowania z podtagczonymi czterema kanatami (3 rSO, i 1 SpO,)
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Znaczniki zdarzen

Znaczniki zdarzen znajdujg sie w gornej czesci ekranu monitorowania, nad skalg czasu
(rysunek 20).

Po nacisnieciu przycisku znacznika zdarzen nastepuje umieszczenie znacznika nad
wyswietlanymi wykresami, w pamieci oraz w serii danych wyjsciowych w czasie rzeczywistym.
Zdarzenia sg oznaczane kolejnymi literami alfabetu. Po osiggnieciu Z oznaczanie ponownie
rozpoczyna sie od litery A.

L H
JOMIN 23:32 23:37 23:42 23:47 23:52 23:57 00: 02
¥

Rysunek 20. Znaczniki zdarzen, skala czasu i kursor przewijania

Tabela znacznikéw zdarzen

Tabela znacznikoéw czasu (rysunek 21) przedstawia 10 ostatnich znacznikéw zdarzen wraz z
datg i godzing zaznaczenia zdarzenia, literg oznaczenia znacznika czasu oraz odczytami dla
kazdego podtgczonego kanatu.

Po 2 minutach nastgpi automatyczne zamkniecie ekranu z tabelg znacznikow zdarzen. Aby
szybko zamknac tabele znacznikdéw zdarzen, nalezy krétko nacisng¢ Event Mark (Znacznik
zdarzen), Menu, Select (Wybierz) lub On/Standby (Wt./Oczekiwanie).

2013-01-28 %r50z: 55 | %rS80= 56 | %r80: 62 | %5p0.
00:18:26 PR
2013-01-28 %r302 55 | %r302 56 | %r802 62 | %Spd:
00:17:02 PR
2013-01-28 %r30z2 55 | %r302 56 | %rS802 62 | %Spd:
00:16:22 PR
gl T —

]
%
%
%

2013-01-28 %rS0z 56 | %rsfz 62
00:15:46

2013-01-28 %rs0z 56| %rso:
00:15:14

2013-01-28
00:14:34

Rysunek 21. Tabela znacznikéw zdarzen
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Skala czasu

Skala czasu znajduje sie w géornym lewym rogu ekranu monitorowania; przedstawia ona czas,
jaki obejmujg dane wyswietlane na ekranie (rysunek 20). Domysina skala czasu to 30 minut.
Za pomocg przyciskéw do gory/do dotu zakres ten mozna zmienic tak, aby okres wyswietlania
danych na ekranie monitorowania obejmowat od 7,5 minuty do 24 godzin. Skala czasu
przedstawiana jest w formacie 24-godzinnym.

Kursor przesuwania i wartosci wskazywane przez kursor

Wyswietlenie kursora przesuwania i wartosci wskazywanych przez kursor nastgpi po
nacisnieciu lewego przycisku nawigacji. Kursor przesuwania jest wyswietlany bezposrednio
pod skalg czasu i przesuwa sie w obie strony po gérnym obszarze wyswietlania wykresu dla
kanatu (rysunek 20). Do przesuwania kursora nalezy uzywac lewego i prawego przycisku
nawigaciji.

Podczas przesuwania, dane pacjenta (rSO, i SpO,) wyswietlane sg z lewej strony ekranu
monitorowania w postaci listy warto$ci wskazywanych przez kursor.

UWAGA: Wéréd danych wskazywanych przez kursor nie sg wyswietlane wartosci czestosci
tetna.

Aby szybko wyjs¢ z trybu przesuwania i powrdci¢ do biezgcego czasu dla przypadku, nalezy
dwukrotnie nacisng¢ Menu lub nacisng¢ krétko przycisk Wt./Oczekiwanie.

Wykresy

Uzytkownik moze wybrac, aby dla kazdego podtgczonego kanatu na ekranie monitorowania
wyswietlany byt wykres (maksymalnie szes¢ wykresow). Wykresy réwniez mozna wytgczyc.
Wysokos¢ wykresu zalezy od ustawienia liczby wykresow, ktore bedg wyswietlane na ekranie
monitorowania. Dla kanatéw rSO, wyswietlane s3 linie trendu, a dla kanatéw SpO,
wyswietlane sg pletyzmografy.

Linie trendu rSO,

Oznaczone kolorowymi kodami linie trendu (rysunek 22-A) mozna wyswietla¢ pojedynczo lub
tacznie, tak aby na jednym wykresie znajdowato sie kilka linii trendu. Z prawej strony kazdej
linii trendu wyswietlana jest oznaczona kolorowym kodem warto$¢ dolnej granicy alarmowej
(jesli funkcja jest witgczona).

Przy ustawieniu domysinym wykresy dla poszczegolnych kanatow wyswietlane sg osobno.
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Pletyzmografy SpO,

Kazdy, oznaczony kolorowym kodem pletyzmograf (rysunek 22-B) wyswietlany jest jako
osobny wykres. Pletyzmograf jest znormalizowany, a skala jest automatycznie okreslana na
podstawie ustawionej liczby wykresow, ktore bedg wyswietlane na ekranie monitorowania.
Skala czasu dla pletyzmografu to w przyblizeniu 14 mm/s i wartosci tej nie mozna zmienic.

Domyslnie funkcja ta jest wtgczona.

UWAGA: Oznaczone kolorowym kodem pletyzmografy sg automatycznie umieszczane pod
liniami trendu rSO, i mogg nie znajdowac sie przy odpowiadajacym im numerze kanatu. Aby
umiescic¢ kanat SpO, obok jego pletyzmogramu, nalezy podtgczy¢ czujnik SpO, do procesora
sygnatow, ktéry ma wyzszy numer niz jakikolwiek podtgczony czujnik rSO.

Rysunek 22. Wykresy

Ekran monitorowania - Procedury

Ustawienie wszystkich wartosci odniesienia rSO, dla kanatu
na biezace wartosci %rSO,

1. (KROK OPCJONALNY) Nacisng¢ Znacznik zdarzen , aby oznaczy¢ zdarzenie.
W dokumentacji szpitalnej zapisac litere przyporzadkowang zdarzeniu.

2. Przy otwartym ekranie monitorowania nacisng¢ przycisk wartosci odniesienia.
Wraz z wartosciami odniesienia dla danego pacjenta wyswietli sie tekst: ,Update
baselines for rSO, channels” (,Zaktualizuj warto$ci odniesienia dla kanatow rSO,).

3. Nacisna¢ przycisk wartosci odniesienia lub wybierz.

4. Wartosci odniesienia rSO,, dla kanatow ustawione sg jako biezgce odczyty tych wartosci;
nastgpi powroét do ekranu monitorowania.

Zaznaczenie zdarzenia

1. Podczas monitorowania, krétko nacisng¢ przycisk Znacznik zdarzenia.

2. Na ekranie wyswietli sie litera przypisana znacznikowi zdarzen i zostanie ona zapisana
W pamieci.

UWAGA: Znacznik zdarzeh moze pojawi¢ sie na ekranie po uptywie okoto 4 sekund.

GO NONIN
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Wyswietlenie tabeli znacznikéw zdarzen

1. W trackie trybu monitorowania nacisng¢ na okoto 2 sekundy przycisk znacznik zdarzen.
2. Na ekranie wyswietli sie tabela znacznikéw zdarzen (rysunek 21).

3. Po 2 minutach nastgpi automatyczne zamkniecie ekranu z tabelg znacznikéw zdarzen.
Aby szybko zamkng¢ tabele znacznikéw zdarzenh, nalezy krotko nacisngé Event Mark
(Znacznik zdarzen), Menu, Select (Wybierz) lub On/Standby (Wt./Oczekiwanie).

Zmiana skali czasu

W trakcie monitorowania nacisng¢ przycisk do géry/do dotu, aby dokona¢ odpowiedniej
zmiany skali czasu.

Dostepne sg nastepujgce ustawienia:

* 7,5 minuty * 1 godzina * 12 godzin
* 15 minut » 2 godziny * 24 godziny
* 30 minut * 4 godziny

(ustawienie - 8 godzin

domysine)

Przesuwanie sie po skali czasu

1. W trakcie monitorowania nacisngc przycisk w lewo, aby wyswietli¢ kursor nad wykresami.

2. Po wyswietleniu sie kursora przesuwania, z lewej strony ekranu monitorowania, ponizej
warto$ci okreslajgcej skale czasowa, pojawig sie oznaczone kolorowym kodem wartosci
wskazywane przez kursor.

3. Aby szybko wyjs¢ z trybu przesuwania i powroci¢ do biezgcego czasu dla przypadku,
nalezy dwukrotnie nacisng¢ Menu lub nacisng¢ krétko przycisk Wt./Oczekiwanie.

Ustawienia wykreséw
Wykresy nalezy ustawi¢ na ekranie Setting Menu (Menu ustawien). Wiecej informacji podano

w czesci “Lokalizacja wykresu” na stronie 41 oraz “Ustawianie lokalizacji wykresow” na
stronie 44.
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Ekran Settings Menu (Menu ustawien)

Rozdziat ten zawiera:

* Opis menu ustawien
* Procedury zwigzane z menu ustawien (patrz strona 41)

Menu ustawien - Opis

Ekran Settings (Ustawienia) umozliwia uzytkownikom skonfigurowanie systemu na specjalne
potrzeby danego przypadku. Na ekranie Settings (Ustawienia) uzytkownik moze dokonac¢
przegladu i skonfigurowac¢ nastepujgce ustawienia i granice alarmowe.

+ Sensor site (Miejsce zatozenia czujnika) * %SpO, low (Dolna granica SpO,)

» Sensor type (Rodzaj czujnika) PR high (Gérna granica tetna)

» Baseline (Wartosci odniesienia) PR low (Dolna granica tetna)

* %rSO, high (Gorna granica %rS0O,) » Graph position (Lokalizacja wykresu)

* %rSO, low (% BL) (Dolna granica
%rSO, (% BL)) lub
%rSO, low (Abs) (Dolna granica (abs))

* %Sp0, high (Goérna granica SpO,)

o [ or e

Sensor Site

Preset #: (Nr ustawienia wstepnego:)

Sensor Type
Baseline

%rs0z2 High

%r50z2 Low (% BL)

%Sp0z2 High

%Sp0z Low
PR High
PR Low

Graph Position

-« *Preset 1: Defaults* >

Rysunek 23. Ekran Settings Menu (Menu ustawien)

Sensor site (Miejsce zatozenia czujnika)

Ustawienie miejsca zatozenia czujnika umozliwia dokonanie wyboru, dostosowanie lub
usuniecie nazwy miejsca zatozenia czujnika. W Tabeli 8 zamieszczono wstepnie okreslone,
najczesciej stosowane nazwy miejsc zatozenia czujnika.

GO NONIN
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Tabela 8. Powszechnie uzywane nazwy miejsc zakladania czujnikow

R Hand

(prawy palec dioni)

(palec prawej
stopy)

Glowa Ramiona Tutow Nogi Przedziaty nég
L Cere L Delt Abdomen L Thigh LAC
(lewa pétkula) (lewy miesien (brzuszny) (lewe udo) (lewa przednia strona
R Cere naramienny) L Flank R Thigh tydki)
(prawa pétkula) R Delt (lewy bok) (prawe udo) LLC
L Ear (prawy miesien R Flank L Calf (lewa boczna strona
(lewe ucho) naramienny) (prawy bok) | (lewa tydka) tydki)
R Ear L Fore _ Up R Abd R Calf LDP
(prawe ucho) (lewe przedramig) (gérna prawa | (prawa tydka) (lewa gteboka tylna)
FH R Fore strona L Foot LP
(czoto) (prawe przedramie) |brzucha) (lewa stopa) (lewa przednia)
L Then R Foot RAC
(lewy kigb kciuka) (prawa stopa) (prawa przednia
R Then L Toe strona tydki)
(prawy kiab kciuka) (palec lewej RLC
L Hand stopy) (prawa boczna strona
(lewy palec dioni) R Toe tydki)

RDP
(prawa gteboka tylna)

RP
(lewa tylna)

Rodzaj czujnika

Podczas konfigurowania ustawien wstepnych ustawienie to umozliwia uzytkownikowi
dokonanie wyboru rodzaju czujnika, ktéry bedzie podtgczony do kanatu. Dostepne opcje
rodzaju czujnika to rSO, lub SpO,. Jezeli podtgczony jest kompatybilny czujnik, pole to jest

wylgczone.

Wartosci odniesienia (tylko kanatly rSO,)

Jezeli wartosci odniesienia dla danego pacjenta nie zostaly przez uzytkownika ustawione, na
ekranie BL pojawig sie kreski. Jezeli podczas ustawiania nowego przypadku tryb dolnej

granicy alarmowej rSO, jest ustawiony na ,% below Baseline” (,% ponizej wartosci odniesienia”),
wartosci dolnej granicy alarmowej rSO, sg wartoscig okreslong przez placowke medyczng lub
wstepnie ustawiong wartoscig domysing %rSO, Low (Abs). Po ustawieniu przez uzytkownika
wartosci odniesienia, dolna granica alarmowa rSO, stanie sie wartoscig procentows tej

warto$ci odniesienia.

Wartosci odniesienia rSO, uzytkownik musi ustawi¢ dla kazdego pacjenta, aby zmiany
wynikow rSO, uzyskanych w kolejnych pomiarach byty mierzone w relacji do tych wartosci
odniesienia. Gdy tylko na ekranie monitorowania pojawig sie wartosci rSO,, aparat zaczyna
wykresla¢ na ekranie wykres trendu. Na tym etapie, jezeli stan pacjenta jest stabilny, dla
kazdego uzywanego kanatu rSO, nalezy okresli¢ warto$¢ odniesienia. Na przyktad u pacjentow
poddawanych zabiegowi chirurgicznemu warto$¢ odniesienia nalezy ustawi¢ przed indukcjs.
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Wartosci odniesienia mozna ustawic¢ w relacji do biezgcych warto$ci rSO, wyswietlanych na
monitorze, lub w relacji do okreslonych wartosci.

PRZESTROGA: Pomiedzy pacjentami, aparat X-100M nalezy wytaczy¢ (tryb
oczekiwania) lub zainicjowaé nowy przypadek (Case Menu) (menu Przypadki).
Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze by¢ przyczyng niedoktadnos$ci wartosci
odniesienia podczas pomiaréw u kolejnego pacjenta. Kazdorazowo po wigczeniu
aparatu lub zainicjowaniu nowego przypadku nastepuje wyczyszczenie wartosci
odniesienia, zresetowanie wartosci granicznych do wartosci domysinych i rozpoczecie
zapisu nowego pacjenta w pamieci danych.

Granice alarmowe

Wiekszos¢ granic alarmowych mozna ustawi¢ i zapisa¢ w ustawieniach wstepnych, zgodnie z
opcjami wymienionymi w tabeli 9. Wyjatkiem sg granice alarmowe ,%rSO, Low” and ,%SpO,
Low”, ktérych nie mozna zapisa¢ w ustawieniach wstepnych, jesli ich warto$¢ jest nizsza od
ustawien domysinych placéwki medycznej. Wiecej informacji podano ponizej w czesci
“%rSO, Low” i “%SpO, Low”.

UWAGA: Domysinymi wartosciami granicznymi placowki medycznej bedg fabryczne wartosci
domysine, dopdki placéwka nie dokona ich zmiany.

Tabela 9. Ustawienia granic alarmowych

GO NONIN

Granica alarmowa Fabryczne us tawienia Opcje zmiany ustawien Przyr.osty
domysine zmian

%Gorna granica rSO, Wt Wyt., 20% do 95% 1%
%Dolna granica rSO,*

%Dolna granica rSO, Warto$¢ odniesienia - | Wyt.,, - 40% do - 5% 1%

(% BL) % ponizej wartosci | 25% (minus 40% do minus 5%)

odniesienia (Wartos¢ odniesienia

minus 25%

lub °) Wyt., 15% do 90% 1%

%Dolna granica rSO, (abs)

warto$¢ absolutna 50%
%Gérna granica SpO, Wyt Whyt., 80% do 100% 1%
%Dolna granica SpO, 85% Wyt., 50% do 95% 1%
Godrna granica czestosci tetna | 200 uderzen/min. Whyt., 75 do 275 uderzen/min. | 5 uderzen/min.
Dolna granica czestosci tetna | 50 uderzen/min. Whyt., 30 do 110 uderzen/min. | 5 uderzen/min.

*W zaleznosci od tego, jak ustawiony jest tryb dolnej granicy alarmowej rSO, na ekranie System Menu (Menu systemu),
ustawieniem tym bedzie ,%rSO, Low (% BL)” lub ,%rSO, Low (Abs).”
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A PRZESTROGA: Ustawienie wstepne nie moze zostaé zapisane, jezeli wartosci dolne;j

granicy alarmowej %rSO, lub %SpO, sg nizsze od okreslonych przez dang placéwke
ustawien domysinych. Wartosci rSO, i %SpO, dolnej granicy alarmowej, ktore sg
nizsze od okreslonych przez placowke wartosci domys$inych zostang zastgpione w
ustawieniach wstepnych tymi wartosciami domysinymi.

OSTRZEZENIE: Przy uruchamianiu aparatu nalezy zweryfikowaé¢ wszystkie
ustawienia alarmowe i granice, aby upewni¢ sig, ze sg one zgodne z zamierzeniami.

UWAGA: Obszar pod krzywg (AUC) nie zostanie obliczony, jesli ustawienie ,%rSO, Low
(% BL)” lub ,%rSO, Low (Abs)” bedzie wytgczone.

%Dolna granica rSO,

W chwili rozpoczynania nowego przypadku, dolna granica alarmowa rSO, bedzie wartoscig
,%rSO, Low” w wybranych ustawieniach wstepnych. W trakcie trwania przypadku, wartos¢

dolnej granicy alarmowej rSO, mozna zmodyfikowac; jednakze ustawienie ,%rSO, Low” jest
ograniczone wartosciami domys$lnymi aparatu podczas zapisywania ustawienia wstepnego.

Dolna granica alarmowa rSO, nie zostanie zapisana, jezeli jej warto$¢ jest nizsza od wartosci
domysinej placowki.

Kazdorazowo podczas modyfikacji dolnej granicy alarmowej, nastepuje ponowne obliczenie
obszaru pod krzywg (AUC) poczgwszy od biezgcego rekordu.

Wartos¢ dolnej granicy alarmowej rSO, wyswietlana jest z prawej strony wykresu linii trendu
na ekranie monitorowania. Jezeli na wykresie jest jedna linia trendu rSO,, dolna granica
alarmowa jest rowniez wyswietlana na wykresie jako biata kropkowana linia.

Wartos¢ dolnej granicy alarmowej nie wyswietli sie na ekranie aparatu, jesli dla danego kanatu
ustawienie ,%rSO, Low” jest wytgczone.

W zaleznosci od tego, jak ustawiony jest tryb dolnej granicy alarmowej rSO, na ekranie
System Menu (Menu systemu), ustawieniem tym bedzie ,%rSO, Low (% BL)” lub ,%rSO,
Low (Abs).”

%rS0O, Low (% BL) (wartos¢ domysina): Podczas korzystania z ustawienia ,%rSO, Low (% BL)”,
dolna granica alarmowa jest ustawiona jako wartos¢ procentowa pomiedzy -40% a -5%. Obliczona
wartos¢ dolnej granicy alarmowej to wartos¢ odniesienia minus wybrany procent. Domysine
ustawienie fabryczne to warto$¢ odniesienia minus 25% wartosci odniesienia (patrz tabela 9).

Przyktad: Jesli warto$¢ odniesienia (BL) wynosi 60, wowczas dolna granica alarmowa
wynosi 45 (60 minus 25% = 45).

%rS0O, Low (Abs): Podczas korzystania z ustawienia ,%rSO, Low (Abs)”, dolna granica
alarmowa jest ustawiona jako okreslona wartos¢ pomiedzy 15% a 90%. Fabryczng warto$cig
domysing jest 50%.
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%Dolna granica SpO,

W chwili rozpoczynania nowego przypadku, dolna granica alarmowa SpO, bedzie wartoscig
,%SpO, Low” w wybranych ustawieniach wstepnych. W trakcie trwania przypadku, dolna
granica alarmowa SpO, bedzie wartoscig ,%SpO, Low” w wybranych ustawieniach
wstepnych. Dolna granica alarmowa SpO,, nie zostanie zapisana, jezeli jej wartosc jest nizsza
od wartosci domysinej placéwki.

Lokalizacja wykresu

Ustawienie to okresla lokalizacje linii trendu i pletyzmograféw dla poszczegdlnych kanatéw

WSKAZOWKI:
 Linie trendu i pletyzmografy sg oznaczone kolorowymi kodami, odpowiadajgcymi kolorom
kanatow procesora sygnatow.

* Na ekranie monitorowania wykres moze znajdowac w innej lokalizacji, niz przy
odpowiadajgcym mu kanale.

» Na jednym wykresie mozna umiescic kilka linii trendu rSO,.

+ Linie trendu rSO, i pletyzmografy SpO, nie moga znajdowac sie na tym samym wykresie.

+ Wykresy rSO, wysSwietlane sg w gornej czesci ekranu monitorowania w kolejnosci ich
ustawienia (A— F).

» Kazdy pletyzmograf SpO, stanowi osobny wykres. Wykresy SpO, sg wyswietlane ponizej
wykresow rSO,, a ich kolejnosc¢ zalezy od numerdw przypisanych kanatom.

Nr ustawienia wstepnego (Preset #:)

Ustawienie to pozwala uzytkownikowi uzyskaé¢ szybki dostep do ustawien wstepnych aparatu
i dokona¢ ich przegladu.

Gdy aktywne ustawienie wstepne zostanie zmodyfikowane na ekranie Settings Menu (Menu
ustawien) lub ekranie System Menu (Menu systemu), dookota nazwy tego ustawienia pojawig
sie gwiazdki. Aby zachowac te zmiany do uzytku w przysztosci, nalezy zapisac ustawienie
wstepne (patrz “Menu ustawien wstepnych — Procedury” na stronie 46).

Menu ustawien — Procedury

Otwarcie Menu ustawien

1. Nacisnag¢ przycisk Menu. Wyswietli sie ekran Settings Menu (Menu ustawien)
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Przypisanie wstepnie okreslonej nazwy miejsca umieszczenia

czujnika

1. Przy otwartym ekranie Settings Menu, za pomocg przyciskdw nawigaciji przejs¢ do pozycji
»Sensor Site” (,Miejsce zatozenia czujnika”) dla danego kanatu i pods$wietli¢ jg.

2. Nacisng¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce menu.

3. Za pomoca przyciskow nawigacji przej$¢ do odpowiedniej kategorii miejsc zatozenia
czujnika i podswietli¢ ja.

4. Nacisngc przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce submenu.

5. Za pomocg przyciskéw nawigacji przejs¢ do odpowiedniej nazwy miejsca zatozenia
czujnika i podswietli¢ ja.

6. Nacisng¢ przycisk wybierz, aby zachowac¢. Wyswietlacz powrdci do menu Settings
(Ustawienia). Pod numerem kanatu wyswietli sie skrét nazwy miejsca zatozenia czujnika.

7. Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powrocic do
ekranu monitorowania lub poczekaé¢ na wygasniecie czasu ekranu.

Zmiana nazwy miejsca zatozenia czujnika

1. Przy otwartym ekranie Settings Menu, za pomocg przyciskdw nawigaciji przejs¢ do pozycji
»Sensor Site” dla danego kanatu i podswietli¢ jg.

Nacisngc¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce menu.

Za pomocg przyciskow nawigacji przejs¢ do ,Custom” (,Dostosuj”) i podswietli¢.
Nacisna¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie ekran z klawiaturg alfanumeryczna.
Wprowadzi¢ nazwe miejsca zatozenia czujnika (maksymalnie 8 znakow):

a. Za pomoca przyciskow nawigacji przejs¢ do odpowiedniego znaku i podswietli¢ go.
b. Nacisna¢ przycisk wybierz.

c. Powtarza¢ czynnosci a i b w celu wprowadzenia nazwy.

6. Naciskac przycisk do dotu, az podswietli sie ,Save” (,Zapisz”).

7. Nacisna¢ przycisk wybierz. Wyswietlacz powrdci do ekranu Settings Menu (Menu
ustawien). Pod numerem kanatu wyswietli sie nowa nazwa miejsca zatozenia czujnika.

8. Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powréci¢ do
ekranu monitorowania lub poczeka¢ na wygasniecie czasu ekranu.

o koD

Usuniecie nazwy miejsca zalozenia czujnika

1. Przy otwartym ekranie Settings Menu, za pomocg przyciskdw nawigaciji przejs¢ do pozycji
»Sensor Site” dla danego kanatu i podswietli¢ jg.

2. Nacisngé przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce menu.

Za pomocg przyciskow nawigacji przejs¢ do ,Clear” (,Usun”) i podswietlic.

4. Nacisngc przycisk wybierz. Wys$wietlacz powrdci do ekranu Settings Menu (Menu
ustawien). Pod numerem kanatu wyswietli sie puste pole nazwy miejsca zatozenia czujnika.

5. Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powrocic do
ekranu monitorowania lub poczekaé na wygasniecie czasu ekranu.

w
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Ustawienie rodzaju czujnika

UWAGA: Jezeli do procesora sygnatow bedzie podtgczony kompatybilny z SenSmart czujnik
rSO, lub SpO,, firmy Nonin, nastgpi automatyczne ustawienie rodzaju czujnika, ktérego nie
bedzie mozna recznie zmienic.

1.

2.
3.

5.

Przy otwartym ekranie Settings Menu, za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do pozycji
~>ensor Type” dla danego kanatu i podswietlic ja.

Nacisng¢ przycisk wybierz. Ponizej i powyzej tego ustawienia pojawig sie mate strzaiki.
Uzywajac przyciskéw nawigacji do goéry/do dotu dokonaé zmiany ustawienia.

Nacisngc¢ przycisk wybierz, aby ustawi¢ rodzaj czujnika. Po ustawieniu rodzaju czujnika,
ekran Setting Menu aktywuje ustawienia dla tego rodzaju czujnika:

Ustawienia rSO,: Ustawienia SpO,:
+ Baseline * %SpO, high
* %rSO, high * %SpO, low
* %rSO, low (% BL) lub * PR high
%rSO, low (Abs) « PR low

Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powrdci¢ do
ekranu monitorowania lub poczeka¢ na wygasniecie czasu ekranu.

Ustawienie poszczegdlnych wartosci odniesienia

1.

w

S R

(KROK OPCJONALNY) W trybie monitorowania nacisng¢ Znacznik zdarzen, aby
oznaczy¢ zdarzenie. W dokumentaciji szpitalnej zapisac¢ litere przyporzadkowang
zdarzeniu.

Nacisngc¢ przycisk Menu. Wyswietli sie¢ ekran Settings Menu (Menu ustawien)

Za pomocg przyciskow nawigacji przejs¢ do pozycji ,Baseline” dla danego kanatu

i podswietli¢ ja.

Nacisng¢ przycisk wybierz. Ponizej i powyzej tego ustawienia pojawig sie mate strzaiki.
Uzywajac przyciskow nawigacji do goéry/do dotu dokonaé zmiany ustawienia.
Nacisng¢ przycisk wybierz, aby ustawi¢ warto$¢ odniesienia.

Jesli konieczne, procedure powtdrzy¢ dla kazdego kanatu rSO,.

Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powrdci¢ do
ekranu monitorowania lub poczeka¢ na wygasniecie czasu ekranu.

UWAGA: Kazdorazowe doprowadzenie zasilania do aparatu powoduje automatyczne
zresetowanie granic alarmowych do aktualnie aktywnych wartosci domysinych.
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Ustawianie granic alarmowych

1.

o

Wykona¢ czynnosci 1 — 4 opisane w czesci “Ustawienie rodzaju czujnika” na
stronie 43 lub podtgczy¢ kompatybilny z SenSmart czujnik Nonin do procesora sygnatéw.

Za pomocg przyciskow nawigacji przejs¢ do odpowiedniego dla danego kanatu ustawienia
granicy alarmowej i podswietli¢ je.

Nacisngé¢ przycisk wybierz. Ponizej i powyzej tego ustawienia pojawig sie mate strzatki.
Uzywajgc przyciskéw nawigacji do gory/do dotu dokonaé¢ zmiany ustawienia. Opcje
ustawien granic alarmowych podano w Tabeli 9.

Nacisna¢ przycisk wybierz, aby ustawic¢ granice.

Powtorzyc, jesli to konieczne, dla kazdego ustawienia dolnej i gérnej granicy alarmowe;j.

Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powréci¢ do
ekranu monitorowania lub poczeka¢ na wygasniecie czasu ekranu.

Ustawianie lokalizacji wykreséw

1.

2.
3.

Przy otwartym ekranie Settings Menu, za pomocg przyciskéw nawigacji przejs¢ do pozycji

,Graph Position” dla danego kanatu i podswietli¢ ja.

Nacisnag¢ przycisk wybierz. Ponizej i powyzej tego ustawienia pojawig sie mate strzafki.

Uzywajgc przyciskéw nawigacji do goéry/do dotu dokonaé¢ zmiany ustawienia.

+ Kanaty rSO, mozna ustawi¢ na literach od A do F lub jako Off (Wytaczone). Na jednym
wykresie mozna wyswietlic maksymailnie szes$¢ linii trendu dla kanatéw rSO,.

+ Kanaty SpO, mozna ustawi¢ jako On (Wtgczone) lub Off (Wytgczone).

Nacisng¢ przycisk wybierz, aby ustawic lokalizacje wykresu.

Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powréci¢ do

ekranu monitorowania lub poczeka¢ na wygasniecie czasu ekranu.

Przeglad/wybér ustawienia wstepnego

1.

2.
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Przy otwartym ekranie Setting Menu, nacisngé przycisk do dotu, aby przejs¢ do pola
.Preset’, znajdujgcego sie w dolnej czesci ekranu Setting Menu, i podswietli¢ je.

Za pomocg przyciskow nawigacji w lewo/w prawo przewing¢ przez ustawienia wstepne
i dla kazdego z nich dokonac¢ przegladu wartosci.

Aby wybrac¢ ustawienie wstepne, zaprzestac przewijania. Ustawienie wstepne
wyswietlone na ekranie staje sie aktywnym ustawieniem.

Dwukrotnie nacisngé przycisk menu, aby powrdci¢ do ekranu monitorowania.
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Ekran menu ustawien wstepnych

Rozdziat ten zawiera:

» Opis menu ustawien wstepnych
* Procedury zwigzane z menu ustawien wstepnych (patrz strona 46)

WSKAZOWKI:

+ Wszystkie okreslone dla danego kanatu ustawienia na ekranie Settings Menu mozna zapisa¢
jako ustawienia wstepne.
» Jako ustawienia wstepne zostanie zapisanych szes$¢ ustawien System Menu: Kontrast,

Gtosnosc¢ alarmu, Tryb dolnej granicy alarmowej rSO,, Gtosno$¢ tonu tetna, Zrédto tonu
tetna i Tryby wyprowadzania danych.

Menu ustawien wstepnych - Opis

Ustawienia wstepne to zbiér ustawien dla kanatéw i systemu, ktére mozna zapisac i,
nastepnie, przywotywac. Ekran Presets Menu (Menu ustawien wstepnych) umozliwia
zapisanie biezgcych ustawien jako ustawien wstepnych, aktywacje zapisanych ustawien
wstepnych oraz usuniecie, zmiane nazwy, zablokowanie lub odblokowanie ustawienia
wstepnego.

W aparacie mozna zapisa¢ maksymalnie 10 ustawien wstepnych. Te 10 ustawien wstepnych
poczatkowo jest oznaczonych jako domysine ustawienia wstepne i ustawionych jako
fabryczne ustawienia domysine. W przypadku ustawienia przez placowke domysinych
wartosci granicznych, stang sie one domys$inymi ustawieniami wstepnymi.

Jedno ustawienie wstepne moze stanowi¢ domysine ustawienie wstepne placéwki.

Po wigczeniu aparatu, to domys$ine ustawienie wstepne placowki zostanie zastosowane do
nowego przypadku. Uzytkownik moze skorzystaé z tego ustawienia wstepnego lub aktywowaé
inne ustawienie wstepne.

Gdy ustawienia wstepne zostang usuniete, nazwa zmieni sie na ,Defaults” (,Ustawienia
domysine”) i ustawienia powrécg do fabrycznych wartosci domysinych lub, jesli ustawiono,
wartosci domysinych placowki.

OSTRZEZENIE: Przy uruchamianiu aparatu nalezy zweryfikowaé wszystkie
ustawienia alarmowe i granice, aby upewnic sie, ze sa one zgodne z zamierzeniami.

OSTRZEZENIE: Uzycie réznych ustawien wstepnych na wielu aparatach X-100M na
jednym obszarze opieki nad pacjentami moze stwarzaé zagrozenie.

UWAGA: Ustawienia wstepne zostajg zachowane nawet w przypadku utraty zasilania
bateryjnego i sieciowego.

UWAGA: W przypadku, gdy uzytkownik zmieni ustawienia w aktywnych ustawieniach
wstepnych, a nastepnie chce zapisa¢ nowe ustawienia jako wstepne, patrz “Zapisanie
biezgcego ustawienia jako ustawienia wstepnego” na stronie 47.
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Save Current Settings as New Preset

Saved User Presets

1 " Defaults 6 " Defaults
2 ' Defaults 7 "m Defaults
3 ‘a Defaults 8 m Defaults
4 iy Defaults 9 ‘a Defaults
5 'l Defaults 10 ' Defaults

Rysunek 24. Ekran menu ustawien wstepnych

Menu ustawien wstepnych — Procedury

Otwarcie Menu ustawien wstepnych

1. Nacisng¢ przycisk menu.

2. Nacisnag¢ jednokrotnie przycisk w prawo, aby podswietli¢ zaktadke Presets (Ustawienia
wstepne). Wyswietli sie ekran Presets Menu (Menu ustawien wstepnych)

Aktywacja ustawienia wstepnego

1. Przy otwartym ekranie Presets Menu, za pomocg przyciskdéw nawigacji przej$¢ do
odpowiedniego ustawienia wstepnego i podswietlic je.

2. Nacisng¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce menu z podswietlong opcjg ,Use
This Preset” (,Uzyj to ustawienie wstepne”).

3. Nacisnac przycisk wybierz. Nastgpi aktywacja ustawienia wstepnego i powrét do ekranu
Settings.

4. Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ przycisk menu, aby powréci¢ do ekranu
monitorowania lub poczekac¢ na wygasniecie czasu ekranu.
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Zapisanie biezacego ustawienia jako ustawienia wstepnego

f PRZESTROGA: Ustawienie wstepne nie moze zosta¢ zapisane, jesli wartosci dolnej

granicy alarmowej %rSO, lub %SpO, s3 nizsze od okreslonych przez dang placéwke
ustawien domysinych. Wartosci rSO, i %SpO, dolnej granicy alarmowej, ktore sg
nizsze od okreslonych przez placowke wartosci domysinych zostang zastgpione w
ustawieniach wstepnych tymi wartosciami domysinymi.

Korzystajgc z menu Settings i System, ustawi¢ dla wszystkich parametrow i ustawien
zgdane wartosci.

Za pomocg przyciskow nawigacji przejs¢ do zaktadki Presets i podswietli¢ jg.

Przy otwartym ekranie Presets Menu, za pomocg przyciskow nawigacji przejs¢ do pozycji
~2ave Current Settings as New Preset” (,Zapisz biezgce ustawienia jako nowe wartosci
wstepne”) i podswietli¢ ja.

Nacisngc¢ przycisk wybierz. WysSwietli sie¢ wyskakujgce menu.

Za pomocg przyciskow nawigacji do dotu/do gory, wybraé ustawienie wstepne, ktore
bedzie zastgpione nowg wartosciag.

UWAGA: Jezeli ustawienie wstepne jest zablokowane, wyswietli sie komunikat Cannot
overwrite locked preset! (,Nie mozna zastgpi¢ zablokowanego ustawienia wstepnego!).
Procedure odblokowania ustawienia podano w czesci “Zablokowanie/odblokowanie ustawien
wstepnych” na stronie 49.

6.

Nacisngc przycisk wybierz. Wyswietli sie ramka z nazwg ustawienia wstepnego oraz
ekran z alfanumeryczng klawiaturg. W przypadku aktualizowania istniejgcego ustawienia
wstepnego nalezy przejs¢ do czynnosci 8.

Wprowadzi¢ nazwe ustawienia wstepnego (maksymalnie 11 znakéw alfanumerycznych):
a. Za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do odpowiedniego znaku i podswietli¢ go.

b. Nacisngc¢ przycisk wybierz.

c. Powtarza¢ czynnosci a i b w celu wprowadzenia nazwy.

Naciskac przycisk do dotu, az podswietli sie ,Save” (,Zapisz”).

Nacisng¢ przycisk wybierz, aby zachowa¢. Nastgpi aktywacja ustawienia wstepnego
i powrdt do ekranu monitorowania.
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Usuwanie ustawienia wstepnego

1.

2.

5.

Przy otwartym ekranie Presets Menu, za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do

odpowiedniego ustawienia wstepnego i podswietlic je.

Nacisngc¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce menu. Jesli to konieczne,

odblokowaé ustawienie wstepne (patrz “Zablokowanie/odblokowanie ustawien

wstepnych” na stronie 49).

Nacisng¢ jednokrotnie przycisk do dotu, aby podswietli¢ ,Delete” (,Usun”).

Nacisngc¢ przycisk wybierz. Pojawi sie tekst ,Delete selected preset?” (,Usung¢ wybrane

ustawienie wstepne?”) z podswietlonym ,No” (,Nie”).

* Aby anulowac¢ usuniecie, nacisng¢ przycisk wybierz.

* W celu usuniecia ustawienia wstepnego, nacisngé przycisk do dotu, aby podswietli¢
,Yes” (,Tak”), a nastepnie nacisnac¢ przycisk wybierz. Nazwa ustawienia wstepnego

zmieni sie na ,Defaults” (,Ustawienia domy$ine”), a ich warto$ci stang sie wartosciami
domysinymi placéwki.

Dwukrotnie nacisng¢ przycisk menu, aby powroci¢ do ekranu monitorowania.

Zmiana nazwy ustawienia wstepnego

1.

2.

s
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Przy otwartym ekranie Presets Menu, za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do
odpowiedniego ustawienia wstepnego i podswietlic je.
Nacisngc¢ przycisk wybierz. Wys$wietli sie wyskakujgce menu. Jesli to konieczne,

odblokowaé ustawienie wstepne (patrz “Zablokowanie/odblokowanie ustawien
wstepnych” na stronie 49).

Nacisnag¢ dwukrotnie przycisk do dotu, aby podswietli¢ ,Rename” (,Zmien nazwe”).
Nacisngc¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie¢ ekran z klawiaturg alfanumeryczna.
Wprowadzi¢ nazwe ustawienia wstepnego (maksymalnie 11 znakéw alfanumerycznych):
a. Za pomocg przyciskow nawigacji przejs¢ do odpowiedniego znaku i podswietli¢ go.

b. Nacisng¢ przycisk wybierz.

c. Powtarza¢ czynnosci a i b w celu wprowadzenia nazwy.

Naciskac¢ przycisk do dotu, az podswietli sie ,Save” (,Zapisz”).

Nacisngc¢ przycisk wybierz. Wyswietlacz powrdci do ekranu Presets Menu (Menu
ustawieh wstepnych).

Dwukrotnie nacisng¢ przycisk menu, aby powroci¢ do ekranu monitorowania.
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Zablokowanie/odblokowanie ustawien wstepnych

UWAGA: W przypadku niezablokowanego ustawienia wstepnego, obok jego nazwy wys$wietli
sie symbol otwartej kiodki; w przypadku zablokowanego ustawienia wstepnego, obok jego
nazwy wyswietli sie symbol zamknietej ktodki.

1.

2.

Przy otwartym ekranie Presets Menu, za pomocg przyciskow nawigaciji przejs¢ do

odpowiedniego ustawienia wstepnego i podswietlic¢ je.

Nacisng¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce menu.

* Aby odblokowa¢ ustawienie wstepne, nacisngé przycisk do dotu, aby podswietli¢
»Unlock” (,Odbloku;j”).

* Aby zablokowac ustawienie wstepne, nacisngc¢ przycisk do dotu, aby podswietli¢ ,,Lock”
(,Zablokuj”).

Nacisngc¢ przycisk wybierz.

Wprowadzi¢ hasto dla ustawienh wstepnych. Jest to hasto specyficzne dla uzytkownika,
ktére mozna zastgpi¢ hastem placowki.

Wyswietlacz powréci do ekranu Presets Menu (Menu ustawien wstepnych).
Dwukrotnie nacisna¢ przycisk menu, aby powrdci¢ do ekranu monitorowania.
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Ekran menu przypadkow

Rozdziat ten zawiera:

* Opis menu przypadkow
* Procedury zwigzane z menu przypadkéw (patrz strona 51)

Menu przypadkéw - Opis

Ekran menu przypadkow (rysunek 25) umozliwia uzytkownikowi przeglad biezgcego numeru
identyfikacyjnego (ID) pacjenta, zainicjowanie nowego przypadku oraz edycje ID pacjenta.

Start new case

Edit patient ID Current patient ID
| blank |

Rysunek 25. Ekran menu przypadkow

Zainicjowanie nowego przypadku

Ustawienie to umozliwia uzytkownikowi zainicjowanie nowego przypadku przy uzyciu
biezgcych ustawien wstepnych. Po zainicjowaniu nowego przypadku nastepuje usuniecie
wartosci odniesienia i rozpoczecie nowego zapisu w pamieci.

Edycja numeru ID pacjenta
Ustawienie to umozliwia wykonanie edyciji istniejgcego numeru ID pacjenta lub dodanie

numeru ID pacjenta do przypadku. Maksymalna dtugos¢ numeréw ID pacjenta wynosi
15 znakdw alfanumerycznych.
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Menu przypadkéw — Procedury

Otwarcie menu przypadkow

1. Nacisng¢ przycisk menu.

2. Nacisng¢ dwukrotnie przycisk w prawo, aby podswietli¢ zaktadke Case (Przypadki).
Wyswietli sie ekran Case Menu (Menu przypadkoéw)

Zainicjowanie nowego przypadku

1. Przy otwartym ekranie Case Menu, za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do pozycji

Lotart new case” (,Zainicjuj nowy przypadek”) i podswietlic ja.

2. Nacisnac przycisk wybierz. Pojawi sie tekst ,Start new case?” (,Zainicjowac¢ nowy
przypadek?”) z pod$wietlonym ,No” (,Nie”).

3. Nacisng¢ przycisk do dotu, aby podswietli¢ ,Yes” (,Tak”).

4. Nacisngc przycisk wybierz.

* Jezeli system jest ustawiony tak, ze przy inicjowaniu nowego przypadku wymaga
wprowadzenia numeru ID pacjenta (wiecej informacji podano w czesci ,Zadanie
wpisania numeru ID pacjenta”):

- Wyswietli sie ekran z klawiaturg alfanumeryczng. Wykona¢ czynnosci 3 — 5 podane
w nastepnej procedurze ,Edycja numeru ID pacjenta”.

- Po wprowadzeniu numeru ID pacjenta na ekranie wyswietli sie ,Starting new case...”
(,Zainicjowanie nowego przypadku...”). Aparat powroci do ekranu monitorowania i
wszystkie wartosci odniesienia dla poprzedniego przypadku zostang usuniete.

+ Jezeli system jest ustawiony tak, ze przy inicjowaniu nowego przypadku nie wymaga
wprowadzenia numeru ID pacjenta:
- Wyswietli sie ,Starting new case...” (,Zainicjowanie nowego przypadku...”). Aparat

powroci do ekranu monitorowania i wszystkie wartosci odniesienia dla poprzedniego
przypadku zostang usunigte.

- Do przypadku nie zostanie przypisany numer ID pacjenta. Aby wprowadzi¢ numer ID
pacjenta, nalezy postepowac wedtug zamieszczonej nizej procedury ,Edycja numeru
ID pacjenta”.

Edycja numeru ID pacjenta

1. Przy otwartym ekranie Case Menu, za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do pozycji
,Edit patient ID” (,Edytuj numer ID pacjenta”) i podswietli¢ ja.

2. Nacisng¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie ekran z klawiaturg alfanumeryczng.

3. Wprowadzi¢ numer ID pacjenta (maksymalnie 15 znakéw alfanumerycznych).
a. Za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do odpowiedniego znaku i podswietli¢ go.
b. Nacisngc¢ przycisk wybierz.
c. Powtarzaé czynnoséci a i b w celu wprowadzenia nazwy.

4. Naciskac przycisk do dotu, az podswietli sie ,Save” (,Zapisz”).

5. Nacisng¢ przycisk wybierz, aby zachowac. Na ekranie menu przypadkow wyswietli sie
biezgcy numer ID pacjenta.

6. Nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powrdéci¢ do ekranu monitorowania lub poczekaé
na wygasniecie czasu ekranu.
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Ekran menu systemu

Rozdziat ten zawiera:

* Opis menu systemu
* Procedury zwigzane z menu systemu (patrz strona 59)

Menu systemu - Opis

Ekran System Menu (Menu systemu) (rysunek 26) umozliwia uzyskanie dostepu do
nastepujacych ustawien:

» Kontrast* » Data/ godzina

» Poziom gtosnosci alarmu* » Tryb przywotania pielegniarki

+ Tryb dolnej granicy alarmowej rSO,* * Bluetooth

* Poziom gtosnosci tetna* » Jezyk

. Zrédta sygnatu tetna* « Zadanie podania numeru ID pacjenta

* Tryby wyprowadzania danych* * Nazwa systemu

- Wyczyszczenie pamieci » Ustawienia domysine

- Przywrécenie fabrycznych ustawien + DomysIne warto$ci graniczne placowki
domysinych + Hasto placowki

* Informacje o systemie

* Ustawienia te mogg by¢ wigczone do wstepnie ustawionych parametréw.

Brightness Date / Time
Alarm Volume Nurse Call Hode
rs0z Low Alarm HMode Bluetooth

Pulse Tone Volume Language

Pulse Tone Source Patient ID Request
Data Output Modes System Name

Default Preset
Clear Hemory Institution Default Limits
Restore Factory Defaults Institution Password
System Information

Rysunek 26. Ekran menu systemu
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Kontrast

Ustawienie to okresla poziom kontrastu wyswietlacza. Suwak kontrastu mozna ustawi¢ na
jednym z 15 pozioméw. Domysine ustawienie kontrastu to jej najwyzszy poziom (15).
Ustawienie to mozna zapisac¢ jako wstepnie ustawiony parametr.

Poziom gtosnosci alarmu

Ustawienie to okresla poziom gtodnosci alarmow dzwiekowych. Suwak gtosnosci mozna
ustawi¢ na jednym z 15 pozioméw. Domy$ine ustawienie gtosnosci alarmu to jej najwyzszy
poziom (15). Ustawienie to mozna zapisa¢ jako wstepnie ustawiony parametr.

Jezeli poziom gtodnosci alarmu ustawiony jest na poziomie 5 lub wyzszym, suwak ma kolor
zielony. Jezeli poziom gtosnosci ustawiony jest na poziomie 4 lub nizszym (ponizej 45 decybeli),
suwak ma kolor zétty, a na ekranie monitorowania swieci sie $wiattem statym zotty wskaznik
wyciszenia alarmow.

Tryb dolnej granicy alarmowej rSO,

Ustawienie to okresla sposob, w jaki obliczana bedzie dolna granica alarmowa. Moze by¢ ono
ustawione jako ,% Below Baseline” (,% ponizej wartosci odniesienia”) lub ,Absolute”
(,Wartosc¢ absolutna”). Ustawieniem domysinym jest ,% Below Baseline” (,% ponizej wartosci
odniesienia”).

Po skonfigurowaniu, na ekranie Settings Menu (Menu ustawien) wyswietli sie¢ %rSO, Low (% BL)
lub %rSO, Low (Abs). Wiecej informacji na temat dolnych granic alarmowych rSO, podano na
stronie 39.

Ustawienie to mozna zapisac jako wstepnie ustawiony parametr.

% ponizej wartosci odniesienia

Aby wartosc¢ dolnej granicy alarmowej rSO,, byta automatycznie obliczana jako procent ponizej
wartosci odniesienia, tryb dolnej wartosci alarmowej rSO, nalezy ustawi¢ jako ,% Below
Baseline” (,% ponizej wartosci odniesienia”) (ustawienie domysine). Domysine ustawienie
fabryczne to warto$¢ odniesienia minus 25% wartosci odniesienia (tabela 9 na stronie 39).

Przykfad: Jesli wartos¢ odniesienia (BL) wynosi 60, wéwczas dolna granica alarmowa
wynosi 45 (60 minus 25% = 45).

Jezeli podczas ustawiania nowego przypadku tryb dolnej granicy alarmowej rSO, jest
ustawiony na ,% below Baseline” (,% ponizej wartosci odniesienia”), wartosci dolnej granicy
alarmowej rSO, sg wartoscig dolnej granicy % rSO, (abs) okreslong przez placowke
medyczng lub wstepnie ustawiong wartoscig domys$ing. Po ustawieniu przez uzytkownika
wartosci odniesienia, dolna granica alarmowa rSO, stanie sie wartoscig procentowg tej
wartosci odniesienia.
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Wartos¢ absolutna

Aby ustawi¢ dolng granice alarmowg %rSO, jako okreslong wartosc, tryb dolnej granicy rSO,
nalezy skonfigurowaé jako ,,Absolute” (,Wartos¢ absolutna”).

Jezeli podczas inicjowania nowego przypadku tryb dolnej granicy alarmowej rSO, jest
ustawiony na ,Absolute” (,Wartos¢ absolutna”), wartosci dolnej granicy alarmowej rSO,
stanowig warto$¢ dolnej granicy alarmowej %rSO, (abs) dla wybranego ustawienia
wstepnego.

Poziom gltosnosci tetna

Ustawienie to okresla poziom gtosnosci sygnatu tetna. Suwak gtosnosci sygnatu tetha mozna
ustawic¢ na jednym z 15 pozioméw. Wartos$cig domysing poziomu gtosnosci tetna jest
~wylgczone” (0). Ustawienie to mozna zapisac¢ jako wstepnie ustawiony parametr.

Zrodta sygnatu tetna

Ustawienie to okresla, ktory kanat SpO, bedzie przekazywac sygnat tetna. Jako zrédto
sygnatu tetna moze byc¢ ustawiony tylko jeden kanat SpO,. Ustawienie to mozna zapisac jako
wstepnie ustawiony parametr.

Tryby wyprowadzania danych

W aparacie dostepnych jest 5 r6znych formatéw wyprowadzen danych w czasie rzeczywistym
z predkoscig raz na sekunde (Nonin 1, Nonin 2, Nonin 3, Nonin 4, Nonin 5). Ponadto, z portu
RS-232 sg wyprowadzane dane do opcjonalnej drukarki Dymo (Drukarka).

Ustawienie to mozna zapisac jako wstepnie ustawiony parametr.

UWAGA: Opcje wyboru dla Bluetooth i portu RS-232 sg niezalezne, jak rowniez formaty
wyprowadzania danych sg inne.

Wiecej informacji na temat formatu danych zamieszczono w czesci “Funkcje dotyczace
pamieci i wyprowadzania danych” na stronie 70.

Wyczyszczenie pamieci

Ustawienie to powoduje usuniecie danych pacjenta z aparatu. Nie usuwa ono jednak ustawien
wstepnych.

Przywrécenie fabrycznych ustawien domysinych
Ustawienie to powoduje usuniecie wszystkich ustawien wstepnych, domysinych ustawien

placéwki i innych ustawien uzytkownika i przywrdcenie fabrycznych ustawien domysinych
granic alarmowych (tabela 10).
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Tabela 10. Fabryczne ustawienia domysine alarmowych wartosci granicznych

Ustawienie granic alarmowych Fabryczne ustawienia domysine
Gorna granica rSO, Wt
Dolna granica rSO, (% BL) % ponizej warto$ci | Warto$¢ odniesienia — 25% (warto$¢ odniesienia
odniesienia minus 25%)
Dolna granica rSO, (abs) warto$¢ absolutna 50%
Gorna granica SpO, Wit
Dolna granica SpO, 85%
Gorna granica czestosci tetna 200 uderzen/min.
Dolna granica czestosci tetna 50 uderzeA/min.

Informacje o systemie
To wyskakujgce okno zawiera informacje o systemie, dotyczgce aparatu i kazdego

podigczonego procesora sygnatow. W przypadku kontaktowania sie z dziatem Pomocy
Technicznej firmy Nonin, przedstawiciel dziatu moze poprosi¢ o podanie tych informaciji.

Nonin Medical, Inc.
Model X-100M

Software version 14

Sound version 14

Bluetooth version RO01, Saber
Power version 2

1: SW 9023
2: SW 9023
3: SW 9023

Rysunek 27. Okno wyskakujace z informacjami o systemie

Data / Godzina

Ustawienie to umozliwia skonfigurowanie daty i godziny w aparacie (format 24-godzinny).
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Tryb przywotania pielegniarki

Ustawienie to umozliwia powiadomienie centralnej stacji monitoringowej o zaistnieniu sytuacji
alarmowej. Funkcja przywotania pielegniarki dziata w oparciu o zasilanie prgdem zmiennym
lub zasilanie bateryjne. W zalezno$ci od wyboru dokonanego przez personel placowki, sygnat
alarmowy moze by¢ emitowany w postaci dzwiekowej, wizualnej lub w obu tych formach. Dla
funkcji przywotania pielegniarki dostepne sg nastepujgce opcje:

» Normalnie otwarty, stale (ustawienie domysine) — kontakt funkcji przywotania pielegniarki
jest normalnie otwarty, a jego zamkniecie nastepuje w warunkach alarmowych. Kontakt
funkcji przywotania pielegniarki zmienia stan na czas trwania warunkoéw alarmowych, a
powrét do normalnego stanu niealarmowego nastepuje wytgcznie po usunieciu czynnikow,
ktére spowodowaty alarm.

* Normalnie otwarty, chwilowo — kontakt funkcji przywotania pielegniarki jest normalnie
otwarty, a jego zamkniecie nastepuje w warunkach alarmowych. Kontakt funkcji przywotania
pielegniarki zmienia chwilowo stan w chwili zaistnienia warunkéw alarmowych, przy czym
zmiana ta jest powtarzana co minute przez 1 sekunde w okresie trwania warunkow
alarmowych.

» Normalnie zamkniety, stale — kontakt funkcji przywotania pielegniarki jest normalnie
zamkniety, a jego otwarcie nastepuje w warunkach alarmowych. Kontakt funkcji przywotfania
pielegniarki zmienia stan na czas trwania warunkéw alarmowych, a powré6t do normalnego
stanu niealarmowego nastepuje wytagcznie po usunieciu czynnikow, ktdére spowodowaty
alarm.

* Normalnie zamkniety, chwilowo — kontakt funkcji przywotania pielegniarki jest normalnie
zamkniety, a jego otwarcie nastepuje w warunkach alarmowych. Kontakt funkcji przywotania
pielegniarki zmienia chwilowo stan w chwili zaistnienia warunkéw alarmowych, przy czym
zmiana ta jest powtarzana co minute przez 1 sekunde w okresie trwania warunkow
alarmowych.

UWAGA: Funkcja przywotania pielegniarki ma charakter nadrzedny w stosunku do wyciszenia
alarmow.

OSTRZEZENIE: Do obowigzkéw uzytkownika nalezy wprowadzenie interfejsu
pomiedzy systemem przywotania pielegniarki a aparatem Model X-100M oraz
odpowiednie przetestowanie interfejsu pomiedzy aparatem Model X-100M i
systemem przywotania pielegniarki, majace na celu sprawdzenie jego prawidtowego
dziatania. Aparat X-100M nie zostal poddany ocenie pod katem wspétpracy z
konkretnym systemem przywotania pielegniarki.

OSTRZEZENIE: Funkcji przywotania pielegniarki i technologii Bluetooth nie nalezy
uzywac¢ jako podstawowego zrédta alarmu powiadamiajacego.
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Bluetooth

To wyskakujgce okno zawiera informacje niezbedne do sprzezenia aparatu Model X-100M
z urzgdzeniem podstawowym Bluetooth oraz udostepnia opcje wytaczenia radia Bluetooth.

Wiecej informaciji na temat technologii Bluetooth zamieszczono w czesci 71.

Brightness Date / Time
Alarm VYolume
rs0: Low Alar|Bluetooth: On
Pulse Tone Vo
Name ;
Pulse Tone So| HNonin_Medical_Inc._001303

Data Output HM|PIN:
001303

BDA :
00:1c:05:00:82:e2

Clear Memory
Restore Facto
System Information

3

Rysunek 28. Okno wyskakujgce z informacj+ami dotyczacymi Bluetooth

Jezyk
Funkcja ta pozwala uzytkownikowi zmieni¢ wyswietlany na ekranie jezyk. Dostepne jezyki to:
* angielski (English) + wiloski (Italiano)
* niemiecki (Deutsch) * holenderski (Nederlands)
* hiszpanski (Espafiol) » szwedzki (Svenska)
» francuski (Francais) » portugalski (Portugués)

Zadanie podania numeru ID pacjenta

Ustawienie to okresla, czy podczas inicjowania nowego przypadku konieczne bedzie
wprowadzenie numeru identyfikacyjnego pacjenta (ID). Jezeli wtgczona jest opcja ,At Start
of New Case” (,Podczas inicjowania nowego przypadku”), po wigczeniu aparatu oraz po
wybraniu na ekranie Case Menu (Menu przypadkéw) pozycji ,Start a new case”

(,Zainicjuj nowy przypadek”), wyswietli sie ekran Enter Patient ID (Wprowadz ID pacjenta).

Nazwa systemu

Ustawienie to umozliwia przypisanie nazwy do systemu. Domysing nazwa jest X-100.
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Ustawienia domysine

Ustawienie to umozliwia dokonanie wyboru jednego z ustawiehn wstepnych jako domysinego
ustawienia wstepnego. Po wybraniu ustawienia wstepnego jako domysinego ustawienia
wstepnego nastepuje automatyczne jego zablokowanie. Gdy monitor jest wigczony, na
ekranie startowym ,Select a Preset” (,Wybierz ustawienie wstepne”) wyswietli sie domysine
ustawienie wstepne. To domysine ustawienie wstepne bedzie aktywne do chwili wyboru
innego ustawienia wstepnego.

Ustawienia domysine placéwki

UWAGA: Granicami domys$inymi placéwki medycznej bedg fabryczne wartosci domy$ine,
dopdki placowka nie dokona ich zmiany.

Ustawienie to umozliwia ustawienie domysinych ustawien placéwki dla dolnych i gornych
granic %rSO,, %SpO,, i czestosci tetna. Po ustawieniu domys$inych granic placéwki wartosci
te stang sie wartosciami domysinymi dla wszystkich domys$Iinych ustawien wstepnych.

Po dokonaniu aktualizacji domys$inych wartosci placéwki, wyswietli sie komunikat Presets with
SpO, or rSO, low alarm limits lower than the new institution limits have been updated to the
new limits (Wartosci wstepne z dolnymi granicami alarmowymi SpO, lub rSO» nizszymi od
nowych wartosci granicznych placowki, zostaty zaktualizowane do nowych wartoSci
granicznych). Wartosci domysine placéwki dla dolnych granic alarmowych majg charakter
nadrzedny w stosunku do wszystkich wartosci dolnych granic alarmowych zapisanych

w ustawieniach wstepnych, jesli te wartosci dolnych granic alarmowych sg niezgodne

z wartosciami dolnych granic alarmowych placowki.

A PRZESTROGA: Ustawienie wstepne nie moze zosta¢ zapisane, jesli wartosci dolne;j
granicy alarmowej %rSO, lub %SpO, sg nizsze od okreslonych przez dang placéwke
ustawien domysinych. Wartosci rSO, i %SpO, dolnej granicy alarmowej, ktore sg
nizsze od okreslonych przez placéwke wartosci domysinych zostang zastgpione
w ustawieniach wstepnych tymi wartosciami domysinymi.
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Brigh Insttagilon Defaults Date / Time

Alarm %rs0: High Nurse Call Mode

rsoa Bluetooth
%rS0z Low (% BL)
Pulse Language

%rS0z Low {Abs) Patient ID Request

Pulse
Data %Sp0z High System Name

%5p02 Low Default Preset
Clear PR High
Resto PR Low Institution Password
Syste

Rysunek 29. Okno wyskakujace z ustawieniami domysinymi placowki

Hasto placowki

Domysline hasto placowki to 0000. Hasto placéwki mozna zmieni¢ na dowolny czterocyfrowy
numer. Hasto to stuzy do odblokowania ustawien parametrow na ekranie System Menu (Menu
systemu). Hasto placowki mozna uzy¢ do odblokowania zapisanych ustawien wstepnych.

Menu systemu — Procedury

Otwarcie menu systemu

1. Nacisng¢ przycisk Menu.

2. Nacisnac trzykrotnie przycisk w prawo, aby podswietli¢ zaktadke System. Wyswietli sie
ekran System Menu (Menu systemu)

Regulacja kontrastu wyswietlacza

1. Przy otwartym ekranie System Menu, za pomoca przyciskédw nawigacji przej$¢ do pozycji
,Brightness” (,Kontrast”) i podswietli¢ ja.

2. Nacisng¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie suwak kontrastu.

Uzywajac przyciskéw nawigacji do goéry/do dotu dokonaé regulacji ustawienia.

4. Nacisngc¢ przycisk wybierz, aby zapisa¢ ustawienie. Wyswietlacz powroéci do ekranu
System Menu (Menu systemu).

5. Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powréci¢ do
ekranu monitorowania lub poczekac¢ na wygasniecie czasu ekranu.

w
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Regulacja poziomu gtosnosci alarmu

1. Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do pozycji
»Alarm Volume” (,Poziom gtosnosci alarmu”) i podswietli¢ jg.

2. Nacisng¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie suwak poziomu gtosnosci alarmu.

3. Uzywajgc przyciskéw nawigacji do gory/do dotu dokonaé regulacji ustawienia.
» Zielony suwak — poziom gto$nosci powyzej 45 decybeli (poziom 5 — 15).
+ Z6ity suwak — poziom gtosnosci ponizej 45 decybeli, na ekranie wyswietli sie wskaznik

wyciszenia alarmu (poziom 0 — 4).

4. Nacisng¢ przycisk wybierz, aby zapisa¢ ustawienie. Wyswietlacz powrdci do ekranu
System Menu (Menu systemu).

5. Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powrécic¢ do
ekranu monitorowania lub poczekaé¢ na wygasniecie czasu ekranu.

OSTRZEZENIE: Nalezy upewni¢ sie, ze poziom glosnosci wszystkich alarméw jest
odpowiednio ustawiony i ze beda one styszalne we wszystkich sytuacjach. W otworach
gtosnika nie moze by¢ zadnych przeszkéd.

Ustawienie trybu dolnej granicy alarmowej rSO,

1. Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskow nawigacji przejs¢ do pozycji
,FSO, Low Alarm Mode” (, Tryb dolnej granicy alarmowej rSO,") i podswietli¢ ja.

2. Nacisngc¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce menu.

3. Uzywajgc przyciskow nawigacji do gory/do dotu dokonaé zmiany ustawienia.
* % ponizej wartosci odniesienia
+ Wartosc¢ absolutna

4. Nacisng¢ przycisk wybierz, aby zapisa¢ ustawienie. Wyswietlacz powroci do ekranu
System Menu (Menu systemu).

5. Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powroci¢ do
ekranu monitorowania lub poczekaé na wygasniecie czasu ekranu.

Regulacja glosnosci tonu tetna

1. Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do pozyciji
.Pulse Tone Volume” (,Poziom gtosnosci tonu tetna”) i podswietli¢ ja.

2. Nacisng¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie suwak poziomu gtosnosci tonu tetna. Domysiny
poziom gto$nosci to ,wytgczony”.

3. Uzywajgc przyciskow nawigacji do gory/do dotu dokonaé zmiany ustawienia.

4. Nacisng¢ przycisk wybierz, aby zapisa¢ ustawienie. Wyswietlacz powrdci do ekranu
System Menu (Menu systemu).

5. Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powrocic do
ekranu monitorowania lub poczekaé¢ na wygasniecie czasu ekranu.
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Wybor zrédta tonu tetna

UWAGA: Podczas ustawiania kanatu jako zrodta tonu tetna nalezy sprawdzi¢, czy poziom
gtosnosci tonu tetna zostat tak wyregulowany, ze jest styszalny.

1.

2.
3.

Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskow nawigacji przej$¢ do pozycji
»Pulse Tone Source” (,Zrodta tonu tetna”) i podswietli¢ ja.

Nacisng¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce okno zrédta tonu tetna.

Uzywajac przyciskéw nawigacji do goéry/do dotu dokonaé zmiany ustawienia.

Nacisng¢ przycisk wybierz, aby zapisa¢ ustawienie. Wyswietlacz powréci do ekranu
System Menu (Menu systemu).

Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powréci¢ do
ekranu monitorowania lub poczekac¢ na wygasniecie czasu ekranu.

Ustawienie formatu wyprowadzania danych Bluetooth i/lub
RS-232

1.

2.

Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskow nawigacji przejs¢ do pozyciji
,Data Output Modes” (, Tryby wyprowadzania danych”) i podswietli¢ j3.

Nacisngc¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce okno z podswietlonym
ustawieniem Bluetooth. Jezeli Bluetooth nie jest uzywany, nalezy przejs¢ do czynnosci 3.
a. Nacisng¢ przycisk wybierz. Ponizej i powyzej tego ustawienia pojawig sie mate strzatki.
b. Nacisng¢ przycisk do goéry/do dotu i wybra¢ format wyprowadzania danych Bluetooth.

c. Nacisngc¢ przycisk wybierz, aby zapisa¢ ustawienie. Ustawi¢ tryb wyprowadzania
danych RS-232 lub, jesli RS-232 nie jest uzywany, przejs¢ do czynnosci 4.

Nacisng¢ przycisk do dotu, aby podswietli¢ ustawienie RS-232.

a. Nacisng¢ przycisk wybierz. Ponizej i powyzej tego ustawienia pojawig sie mate strzatki.
b. Nacisnagc¢ przycisk do géry/do dotu i wybraé¢ format wyprowadzania danych RS-232.
c. Nacisngc¢ przycisk wybierz, aby zapisa¢ ustawienie.

Nacisng¢ przycisk menu, aby zamkng¢ okno i powrdci¢ do ekranu System Menu.

Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powréci¢ do
ekranu monitorowania lub poczeka¢ na wygasniecie czasu ekranu.

Czyszczenie pamieci

1.

2.

3.

4.

Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskédw nawigacji przej$¢ do pozycji

,Clear Memory” (,Wyczys$¢ pamiec”) i podswietli¢ j3.

Nacisngc przycisk wybierz. Pojawi sie tekst ,Clear ALL patient data recordings?”

(,Wyczyscic WSZYSTKIE dane pacjenta?”) z podswietlonym ,No” (,Nie”).

* Aby anulowag, nacisngc¢ przycisk wybierz.

* W celu wyczyszczenia pamieci, nacisng¢ przycisk do dotu, aby podswietli¢ ,Yes”
(,Tak”), a nastepnie nacisng¢ przycisk wybierz.

Wyswietli sie komunikat Memory cleared! (Pamie¢ wyczyszczona!). Wyswietlacz powrdci

do ekranu System Menu (Menu systemu).

Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powroci¢ do

ekranu monitorowania lub poczeka¢ na wygasniecie czasu ekranu.
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Przywrocenie fabrycznych ustawien domysinych
1. Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do pozycji
.Restore Factory Defaults” (,Przywré¢ fabryczne ustawienia domysine”) i podswietlic ja.

2. Nacisng¢ przycisk wybierz. Pojawi sie tekst ,Discard ALL presets and settings?”
(,Usung¢ WSZYSTKIE ustawienia wstepne i ustawienia?”) z podswietlonym ,No” (,Nie”).

* Aby anulowa¢, nacisng¢ przycisk wybierz.
* W celu przywrocenia ustawien fabrycznych, nacisng¢ przycisk do dotu, aby podswietli¢
.Yes” (,Tak”), a nastepnie nacisng¢ przycisk wybierz.
3. Wprowadzi¢ hasto placéwki.

4. Wyswietli sie komunikat Factory defaults restored! (Fabryczne ustawienia domys$ine
zostaty przywrécone!). Nastgpi powrét do ekranu monitorowania.

UWAGA: Przywrdcenie fabrycznych ustawien domysinych powoduje utrate ustawien
domyslinych placowki.

Przeglad informacji o systemie
1. Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do pozycji
~System Information” (,Informacje o systemie”) i podswietli¢ ja.

2. Nacisng¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce okno z informacjami o systemie
(rysunek 27).

3. Abyzamknac¢ okno, nacisng¢ przycisk menu lub wybierz. Wyswietlacz powréci do ekranu
System Menu (Menu systemu).

4. Dwukrotnie nacisng¢ przycisk menu, aby powréci¢ do ekranu monitorowania.

Ustawienie daty i godziny

UWAGA: Aby zapisac¢ date i godzine, nalezy nacisng¢ przycisk Menu.

1. Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do pozycji
.Date / Time” (,Data / Godzina”) i podswietli¢ j3.

2. Nacisng¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce okno.
a. Do przesuwania sie po polach uzy¢ przyciskéw nawigac;ji.

b. W celu zaktualizowania pola nacisng¢ przycisk wybierz (nad i pod ustawieniem
pojawig sie mate strzalki), a nastepnie przycisk do géry/do dotu w celu dokonania
zmiany. Aby zamkng¢ pole, nacisngc¢ przycisk wybierz lub menu.

c. Powtorzyé, jesli zachodzi potrzeba, dla kazdego pola daty/godziny.

3. Po zakonczeniu, nacisng¢ przycisk menu, aby zapisa¢ date i godzing; zamkngé
wyskakujgce okno i powrdci¢ do ekranu System Menu.

4. Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisngé dwukrotnie przycisk menu, aby powréci¢ do
ekranu monitorowania lub poczekaé na wygasniecie czasu ekranu.
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Ustawienie funkcji przywotania pielegniarki

1.

2.

B

Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskéw nawigacji przej$¢ do pozycji

,Nurse Call Mode” (,Tryb przywotania pielegniarki”) i pods$wietli¢ jg.

Nacisng¢ przycisk wybierz, aby przejrze¢ biezgce ustawienie. Wyswietli sie wyskakujgce

okno z ustawieniem i podswietlong opcja ,Edit...” (,Edytuj...”).

» Aby zmieni¢ ustawienie, nacisng¢ przycisk wybierz i przejs¢ do czynnosci 3.

» Aby anulowaé, nacisna¢ przycisk menu. Wyswietlacz powréci do ekranu System Menu
(Menu systemu).

Wprowadzi¢ hasto placéwki. Wyswietli sie wyskakujgce menu.

Uzywajgc przyciskéw nawigacji do gory/do dotu dokonaé zmiany ustawienia.

Nacisng¢ przycisk wybierz, aby zachowac. Wyswietlacz powréci do ekranu System Menu

(Menu systemu).

Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powroci¢ do
ekranu monitorowania lub poczekac¢ na wygasniecie czasu ekranu.

Wiaczenie/wylgczenie radia Bluetooth

1.

No R~

Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskéw nawigacji przej$¢ do pozycji
»Bluetooth” i podswietli¢ ja.

Nacisngc przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce okno z informacjami dotyczgcymi
Bluetooth (rysunek 28) i podswietlong opcja ,Edit...” (,Edytuj...”).

Aby zmienic ustawienie, nacisnij przycisk wybierz.

Wprowadzic¢ hasto placowki.

Nacisng¢ przycisk wybierz. Ponizej i powyzej tego ustawienia pojawig sie mate strzafki.
Uzywajac przyciskéw nawigacji do goéry/do dotu dokonaé zmiany ustawienia.

Nacisng¢ przycisk wybierz, aby zachowa¢. W przypadku wyboru opcji wigczenia
Bluetooth, wyswietli sie komunikat Please wait... (Prosze czekac...) . Wyswietli sie
wyskakujgce okno z informacjami dotyczgcymi Bluetooth.

Nacisng¢ przycisk menu, aby powréci¢ do ekranu System Menu.

Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powrdci¢ do
ekranu monitorowania lub poczekac¢ na wygasniecie czasu ekranu.

Zmiana jezyka

1.

w

Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskéw nawigacji przej$¢ do pozycji
.Language” (,Jezyk”) i podswietli¢ ja.

Nacisngc przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce menu.

Uzywajac przyciskow nawigacji do gory/do dotu dokonaé zmiany ustawienia.

Nacisng¢ przycisk wybierz, aby zachowac. Wyswietlacz powréci do ekranu System Menu
(Menu systemu).

Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powrdcié¢ do
ekranu monitorowania lub poczeka¢ na wygasniecie czasu ekranu.
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Ustawienie zgdania podania numeru ID pacjenta

1.

2.

B

Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskow nawigacji przej$¢ do pozycji

.Patient ID Request” (,Zgdanie podania ID pacjenta”) i podswietli¢ j3.

Nacisng¢ przycisk wybierz, aby przejrze¢ biezgce ustawienie. Wyswietli sie wyskakujgce

okno z ustawieniami i pod$wietlong opcjg ,Edit...” (,Edytuj...”).

* Aby zmieni¢ ustawienie, nacisng¢ przycisk wybierz i przejs¢ do czynnosci 3.

» Aby anulowac, nacisngc¢ przycisk menu. Wyswietlacz powréci do ekranu System Menu
(Menu systemu).

Wprowadzi¢ hasto placéwki. Wyswietli sie wyskakujgce menu.

Uzywajgc przyciskéw nawigacji do gory/do dotu dokonaé¢ zmiany ustawienia.

Nacisng¢ przycisk wybierz, aby zachowaé. Wyswietlacz powréci do ekranu System Menu
(Menu systemu).

Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powréci¢ do
ekranu monitorowania lub poczekaé na wygasniecie czasu ekranu.

Przypisanie nazwy systemu

1.

2.
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Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do pozyciji

~oystem Name” (,Nazwa systemu”) i podswietli¢ ja.

Nacisng¢ przycisk wybierz, aby przejrze¢ biezgce ustawienie. Wyswietli sie wyskakujgce

okno z ustawieniem i podswietlong opcjg ,Edit...” (,Edytuj...”).

* Aby zmieni¢ ustawienie, nacisng¢ przycisk wybierz i przejs¢ do czynnosci 3.

» Aby anulowag¢, nacisng¢ przycisk menu. Wyswietlacz powréci do ekranu System Menu
(Menu systemu).

Wprowadzi¢ hasto placéwki. Wyswietli sie ekran z klawiaturg alfanumeryczna.

Wprowadzi¢ nazwe systemu (maksymalnie 15 znakdéw alfanumerycznych).

a. Jesli to konieczne, usungé¢ aktualng nazwe systemu.

b. Za pomoca przyciskow nawigacji przejs¢ do odpowiedniego znaku i podswietli¢ go.

c. Nacisngc¢ przycisk wybierz.

d. Powtarza¢ czynnosci b i ¢ w celu wprowadzenia nazwy.

Naciska¢ przycisk do dotu, az podswietli sie ,Save” (,Zapisz”).

Nacisna¢ przycisk wybierz, aby zachowaé. Wyswietlacz powréci do ekranu System Menu
(Menu systemu).

Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powréci¢ do
ekranu monitorowania lub poczekaé¢ na wygasniecie czasu ekranu.
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Wyboér domysinego ustawienia wstepnego

1.

2.

Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskéw nawigacji przej$¢ do pozycji

,Default Preset” (,Domys$Ine ustawienie wstepne”) i podswietlic ja.

Nacisng¢ przycisk wybierz, aby przejrze¢ biezgce ustawienie. Wyswietli sie wyskakujgce

okno z ustawieniem i podswietlong opcja ,Edit...” (,Edytuj...”).

» Aby zmieni¢ ustawienie, nacisng¢ przycisk wybierz i przejs¢ do czynnosci 3.

» Aby anulowaé, nacisna¢ przycisk menu. Wyswietlacz powréci do ekranu System Menu
(Menu systemu).

Wprowadzi¢ hasto placéwki. Wyswietli sie wyskakujgcy tekst ,Select default preset”
(,Wybierz domysIne ustawienie wstepne”).

Podswietlone zostanie biezgce domysine ustawienie wstepne. Za pomocg przyciskdéw
nawigacji do gory/do dotu przejs¢ do odpowiedniego ustawienia wstepnego i podswietlic je.
Nacisng¢ przycisk wybierz, aby zachowac. Wyswietlacz powréci do ekranu System Menu

(Menu systemu). Wybrane domysine ustawienie wstepne zostanie aktywowane przy
nastepnym wigczeniu aparatu.

Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powrdci¢ do
ekranu monitorowania lub poczeka¢ na wygasniecie czasu ekranu.

Ustawienie domysinych wartosci granicznych placéwki

1.

2.

© ® N O

Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskdw nawigacji przej$¢ do pozycji

,Institution Default Limits” (,Domysine wartosci graniczne placowki”) i podswietlic jg.

Nacisng¢ przycisk wybierz, aby przejrzec biezgce ustawienia. Wyswietli sie wyskakujgce

okno z ustawieniami i pod$wietlong opcjg ,Edit...” (,Edytuj...”).

* Aby zmieni¢ ustawienie, nacisnagé przycisk wybierz i przejs¢ do czynnosci 3.

» Aby anulowagé, nacisna¢ przycisk menu. Wyswietlacz powréci do ekranu System Menu
(Menu systemu).

Wprowadzi¢ hasto placéwki.

Wyswietli sie wyskakujgce okno ,Institution Defaults” (,Ustawienia domysIne instytuciji”)

(rysunek 29). Istnieje mozliwos¢ ustawienia nastepujgcych domysinych wartosci

granicznych placéwki:

* %rSO, High * %Sp0O, High * PR High

* %rSO, Low (% BL) * %SpO, Low * PR Low

* %rSO, Low (Abs)

Uzywajac przyciskéw nawigacji do gory/do dotu przejs¢ do ustawienia i podswietli¢ je.
Nacisng¢ przycisk wybierz. Ponizej i powyzej tego ustawienia pojawig sie mate strzafki.
Uzywajac przyciskow nawigacji do gory/do dotu dokonaé zmiany ustawienia.

Nacisng¢ przycisk wybierz, aby zapisac.

Powtarzaé czynnosci 5 — 8, aby ustawi¢ wszystkie pozgdane warto$ci domysine placowki.
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10. Nacisng¢ przycisk menu. Na ekranie aparatu wyswietli sie nastepujgcy komunikat:
Institution Defaults Changed. Presets with SpO, and rSO, low alarm limits lower than the
new institution limits have been updated to the new limits. (,Ustawienia domysine placowki
zostaty zmienione. Ustawienia wstepne z dolnymi granicami alarmowymi SpO, i rSO,
nizszymi od nowych wartosci granicznych placowki, zostaty zaktualizowane do nowych
wartosci granicznych’.) Wyswietlacz powroci do ekranu System Menu (Menu systemu).

11. Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisng¢ dwukrotnie przycisk menu, aby powréci¢ do
ekranu monitorowania lub poczekac¢ na wygasniecie czasu ekranu.

Zmiana hasta placéwki

1. Przy otwartym ekranie System Menu, za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do pozycji
,Institution Password” (,Hasto placowki’) i pod$wietli¢ ja.

2. Nacisng¢ przycisk wybierz i postepowac wedtug instrukcji wyswietlanych na ekranie:
a. Wprowadzi¢ biezgce hasto placowki.
b. Wprowadzi¢ nowe hasto placowki.
c. Wprowadzi¢ ponownie nowe hasto w celu potwierdzenia jego zmiany.
- Jezeli wynik potwierdzenia bedzie pomysiny, na ekranie aparatu wyswietli sie

New password saved! (,Nowe hasto zostato zapisane!”) i nastgpi powrét do ekranu
System Menu.

- Jezeli wynik potwierdzenia bedzie niepomysiny, na ekranie aparatu wyswietli sie
Confirmation failed (,Niepomys$iny wynik potwierdzenia”) i nastgpi powrét do ekranu
System Menu.

3. Zmieni¢ dodatkowe ustawienia, nacisngé dwukrotnie przycisk menu, aby powroci¢ do
ekranu monitorowania lub poczeka¢ na wygasniecie czasu ekranu.
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Model X-100M wyposazony jest w dzwiekowe i wizualne wskazniki alarmowe, ktére informujg
uzytkownika o koniecznosci natychmiastowego podjecia dziatan w stosunku do pacjenta lub
o stanie alarmowym dotyczgcym urzgdzenia.

Aby operator mégt odebraé alarm wizualny i jego priorytet, powinien znajdowacé sie w

odlegtosci 1 metra.

Alarmy o wysokim priorytecie

Alarmy o wysokim priorytecie to te, ktére wymagajg podjecia natychmiastowego dziatania dla

dobra pacjenta.

Tabela 11. Alarmy o wysokim priorytecie

Alarm

Wskaznik wizualny

Wskaznik dzwiekowy

rSO, High Limit (Gérna granica
alarmowa rSO,) — wyswietli sie,
gdy wartos¢ rSO, jest jest
réwna lub wyzsza od gornej
granicy alarmowej

Tto kanatu miga na
CZERWONO 2 razy na
sekunde. Kolor tekstu dla
kanatu zmieni sie na biaty.

rSO, Low Limit (Dolna granica
alarmowa rSO,) — wyswietli sie,
gdy wartos¢ rSO, jest jest
réwna lub nizsza od dolnej
granicy alarmowej

Tto kanatu miga na
CZERWONO 2 razy na
sekunde. Kolor tekstu dla
kanatu zmieni sie na biaty.

SpO,, High Limit (Gdrna granica
alarmowa SpO,) — wyswietli sie,
gdy warto$¢ SpO, jest rowna
lub wyzsza od gérnej granicy
alarmowej

Tto SpO,, dla kanatu miga na
CZERWONO 2 razy na
sekunde. Kolor wartosci
SpO, zmieni sie na biaty.

SpO, Low Limit (Dolna granica
alarmowa SpO,) — wyswietli sie,
gdy warto$¢ SpO, jest rowna
lub nizsza od dolnej granicy
alarmowe;j

Tto SpO,, dla kanatu miga na
CZERWONO 2 razy na
sekunde. Kolor wartosci
SpO, zmieni sie na biaty.

Pulse High Limit (Gorna granica
alarmowa czestosci tetna) —
wyswietli sie, gdy czestosc
tetna jest réwna lub wyzsza od
gornej granicy alarmowej
czestosci tetna

Tto czestosci tetna dla
kanatu miga na
CZERWONO 2 razy na
sekunde. Kolor wartosci
czestosci tetna zmieni sie na
biaty.

3 sygnaty dzwiekowe, przerwa,
2 sygnaty dzwiekowe, przerwa,
3 sygnatly dzwiekowe, przerwa,
2 sygnaty dzwiekowe i 6-
sekundowa przerwa.

Cykl ten bedzie sie powtarzac

do chwili wyciszenia alarmu lub
usuniecia przyczyny alarmu.
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Tabela 11. Alarmy o wysokim priorytecie (ciag dalszy)

Alarm

Wskaznik wizualny

Wskaznik dzwiekowy

Pulse Low Limit (Dolna granica
alarmowa czestosci tetna) —
wyswietli sie, gdy czestos¢
tetna jest réwna lub nizsza od
dolnej granicy alarmowe;j
czestosci tetna

Tto czestosci tetna dla
kanatu miga na
CZERWONO 2 razy na
sekunde. Kolor wartosci
czestosci tetna zmieni sie na
biaty.

Niska perfuzja — wyswietlane,
gdy system wykryje niski
stopien perfuzji w miejscu
zatozenia czujnika SpO,.

Tto kanatu miga na
CZERWONO 2 razy na
sekunde. Kolor tekstu dla
kanatu zmieni sie na biaty.

3 sygnaty dzwickowe, przerwa,
2 sygnaty dzwiekowe, przerwa,
3 sygnaty dzwiekowe, przerwa,
2 sygnaty dzwigkowe i 6-
sekundowa przerwa.

Cykl ten bedzie sie powtarzaé

do chwili wyciszenia alarmu lub
usuniecia przyczyny alarmu.

Krytycznie niski poziom
natadowania baterii

Wskaznik baterii ] miga
na CZERWONO 2 razy na
sekunde.

Alarmy o srednim priorytecie

Alarmy o $rednim priorytecie sygnalizujg potencjalne problemy z urzgdzeniem lub inne
sytuacje, ktore nie stwarzajg zagrozenia dla zycia pacjenta. W aparacie Model X-100M
dostepne sg nastepujgce alarmy o srednim priorytecie:

Tabela 12. Alarmy o srednim priorytecie

Alarm

Wskaznik wizualny

Wskaznik dzwiekowy

Ostrzezenie rSO,
(rSO5 5% lub mniej
powyzej dolnej granicy
alarmowej rSO»)

Tto rSO, miga w kolorze ZOLTYM co
2 sekundy. Kolor tekstu dla kanatu
zmieni sie na szary.

Niski stan natadowania
baterii

Wskaznik baterii £_1 miga w kolorze
ZOLTYM co 2 sekundy.

Btad czujnika

Wskaznik btedu czujnika 2 miga w
kolorze ZOLTYM co 2 sekundy.

Btad komunikaciji
procesora sygnatow

Wskaznik utraty komunikacji (<=) miga
w kolorze ZOLTYM co 2 sekundy i
wyswietla sie komunikat X-700SP not
connected (X-100SP niepodtgczony).

Staby sygnat

Wskainik's’fabego sygnatu ® miga w
kolorze ZOL.TYM co 2 sekundy.

3 dzwieki, po ktorych
nastepuje 20-sekundowa
przerwa.

Cykl ten bedzie sie
powtarzaé¢ do chwili
wyciszenia alarmu lub
usuniecia przyczyny
alarmu.
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Alarmy

Wyciszanie alarmow

Nacisngc¢ przycisk wyciszenia alarméw, aby wyciszy¢ alarm na 2 minuty. Alarmy dzwiekowe
mozna reaktywowac przed uptywem 2-minutowego okresu wyciszenia poprzez ponowne
nacisniecie przycisku wyciszenia alarmu. Po zaistnieniu nowego alarmowego stanu
fizjologicznego nastepuje automatyczna reaktywacja wszystkich wyciszonych alarméw
dzwiekowych.

* Przy tymczasowym wyciszeniu alarmow miga wskaznik wyciszenia alarmu.

+ Gdy suwak poziomu gtosnosci alarmu ma kolor zotty, wskaznik wyciszenia alarmu swieci sie
Swiattem ciggtym (poziom 4 lub nizszy [ponizej 45 decybeli]).

» Wskazniki dzwiekowe mozna wytgczy¢ w ustawieniu Alarm Volume (Poziom gtosnosci
alarmu) na ekranie System Menu.

Kody bfedow

Aparat wyswietla kody btedow, ktore sygnalizujg pojawienie sie usterek technicznych.

W przypadku wystgpienia btedu aparat emituje gtosny, dwutonowy, ciggty sygnat dzwiekowy,
a na monitorze wyswietlany jest kod btedu. Kody btedéw wskazywane sg poprzez litere ,E”

i dwuliterowy kod (tabela 13).

Aby btad skorygowac, nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

1. Wytgczy¢ urzadzenie, po czym ponownie je wigczy¢, aby usung¢ kod btedu.

2. Jezeli btad nie ustepuje, zanotowac jego kod i skontaktowac sie z dziatem obstugi
technicznej firmy Nonin pod numerem tel.: (800) 356-8874 (Stany Zjednoczone i Kanada),
+1 (763) 553-9968 lub +31 (0)13 - 79 99 040 (Europa).

Tabela 13. Kody btedow

GO NONIN

Btad Wskaznik wizualny
Zablokowany klawisz EO1
Uszkodzenie modutu dzwigku EO02
Uszkodzenie komunikacji modutu dzwieku EO03
Przecigzenie pragdowe procesora sygnatéw EO04

Alarm pamieci

OSTRZEZENIE: Jezeli na ekranie wyswietlacza pojawi sie kod E06
btedu E06, nastepuje wyczyszczenie pamieci.

Btad baterii (niespetniony warunek wstepny) EO8

Btad ustawien wstepnych

OSTRZEZENIE: Pojawienie si¢ na ekranie kodu btedu E09 E09
oznacza, ze nastgpito usuniecie ustawien wstepnych urzadzenia.

Btad konfiguracji aparatu

OSTRZEZENIE: Pojawienie si¢ na ekranie kodu btedu E10 E10
oznacza, ze nastagpito usuniecie konfiguracji urzadzenia.
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Funkcje dotyczace pamieci i wyprowadzania danych

Pamiec
Aparat Model X-100M moze zebrac i przechowac¢ w pamieci:

* Gdy uzywane 2 kanaty - 840 godzin danych.
* Gdy uzywane 4 kanaty - 420 godzin danych.
* Gdy uzywanych 6 kanatéw - 280 godzin danych.

Pamiec¢ aparatu Model X-100M funkcjonuje na zasadzie ,nieograniczonej petli’. Gdy pamieé
zostanie wypetniona, aparat zaczyna nadpisywac¢ najswiezsze dane w miejscu najstarszych.

f PRZESTROGA: Przy wigczonym urzgdzeniu dane zapisywane sg w pamieci w
sposob ciggly. Jezeli nastgpi catkowite wypetnienie pamieci, czes¢ najstarszego
zapisu zostanie nadpisana nowymi danymi.

Za kazdym razem, gdy nastepuje wtaczenie aparatu Model X-100M, informacje dotyczace
aktualnej godziny/daty (przy zatozeniu, ze zegar jest prawidtowo ustawiony) zostajg zapisane
W pamieci i rozpoczyna sie nowa sesja zapisu.

Parametry oksymetryczne dla kazdego kanatu (rSO, lub SpO, i czgstosci tetna) sg mierzone
i zapisywane w pamieci co 4 sekundy. Wartosci stopnia wysycenia tlenem zapisywane sg w
przyrostach 1-procentowych w zakresie od 0% do 100%. Warto$ci czestosci tetna
przechowywane sg w przyrostach 1 uderzenia/min. w zakresie 18 — 300 uderzen/min.

Dane pacjenta pozostajg zachowane nawet w przypadku utraty zasilania.

Informacje dotyczgce usuniecia z pamieci danych pacjenta podano w czesci “Czyszczenie
pamieci” na stronie 61.

Wyprowadzenie danych pacjenta

Model X-100M wyprowadza dane pacjenta w czasie rzeczywistym. Aparat moze by¢
podtgczony do komputera za posrednictwem Bluetooth lub szeregowego portu danych
RS-232 w tylnej czesci aparatu X-100M (rysunek 30).

Rysunek 30. Szeregowy port danych RS-232
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UWAGA: Do podtaczenia aparatu Model X-100M do komputera nalezy uzy¢ wytgcznie
szeregowego kabla bezmodemowego.

UWAGA: Status Bluetooth nalezy sprawdzi¢ w nastepujagcy sposob: Gdy Bluetooth jest
podigczony do hosta, symbol Bluetooth ma kolor zielony, gdy jest wtgczony lecz nie podtgczony
- ma kolor biaty, a gdy jest wytgczony - ma kolor szary.

PRZESTROGA: Wszystkie czesci i akcesoria podigczone do szeregowego gniazda
aparatu muszg spetnia¢ co najmniej wymogi normy IEC EN 60950, IEC 62368-1 lub UL
1950 dla urzgdzen do przetwarzania danych.

Technologia Bluetooth

Technologia Bluetooth umozliwia bezprzewodowe potgczenie pomiedzy komunikacjg
elektroniczng a urzgdzeniami obliczeniowymi. Podstawg technologii jest tgcze radiowe, ktore
zapewnia szybkg i niezawodng transmisje danych. Technologia Bluetooth wykorzystuje
bezlicencyjny, powszechnie dostepny zakres czestotliwosci w pasmie ISM, zapewniajgcy
kompatybilno$¢ komunikacyjng na catym Swiecie.

Zastosowanie przez firme Nonin bezprzewodowej technologii Bluetooth umozliwia transmisje
informaciji dotyczgcych wysycenia krwi tlenem poprzez radio Bluetooth do kompatybilnego
urzgdzenia dziatajgcego w oparciu o technologie Bluetooth. Opracowany przez firme Nonin
bezprzewodowy system usuwa potrzebe stosowania przewodow tgczacych aparat X-100M

i odlegta lokalizacje, co zapewnia wiekszg swobode przemieszczania monitora. Aparat Model
X-100M firmy Nonin wykorzystuje przestawiane automatycznie (klasa l/klasa Il) radio
Bluetooth 0 maksymalnym zasiegu okoto 100 metréw (328 stép) (promien sferyczny).

Model X-100M wyposazony jest w funkcje komunikacji miedzy dwiema stacjami, ktéra umozliwia
wspotprace jednego urzadzenia podstawowego (odlegtego aparatu) z jednym urzgdzeniem
podlegtym (aparatem X-100M). Po podtgczeniu, niemozliwe bedzie potgczenie aparatu X-100M
z jakimkolwiek innym urzgdzeniem dziatajgcym w oparciu o technologie Bluetooth.

Podiaczenie Bluetooth

Ustawienie Bluetooth jest uzywane do podtgczenia (parowania) aparatu z urzadzeniami
wyjsciowymi za posrednictwem Bluetooth. Przed podtgczeniem urzgdzenia podstawowego
Bluetooth do aparatu X-100M (urzadzenia podlegtego), urzgdzenia nalezy sparowaé. Aparat
X-100M zostanie podtgczony, gdy urzgdzenie podstawowe zainicjuje potgczenie.

Gdy Bluetooth jest podtgczony do hosta, symbol Bluetooth na aparacie X-100M ma kolor
zielony, gdy jest wtgczony lecz niepodtgczony - ma kolor biaty, a gdy jest wytgczony - ma
kolor szary.

OkreSlenie adresu Bluetooth i numeru PIN dla aparatu
1. Nacisng¢ przycisk menu.

2. Nacisnac trzykrotnie przycisk w prawo, aby podswietli¢ zaktadke System. Wyswietli sie
ekran System Menu (Menu systemu)

3. Za pomocg przyciskdw nawigacji przejs¢ do ,Bluetooth” i podswietlic.
4. Nacisngc przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce okno z informacjami dotyczgcymi
Bluetooth.
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5. Na ekranie pojawi sie adres i numer PIN Bluetooth. Numery te uzywane sg podczas
podtgczania urzgdzenia do systemu hosta. Dodatkowe informacje podane sg w
podreczniku obstugi systemu hosta.

OSTRZEZENIE: Uzytkownik musi zweryfikowaé parowanie Bluetooth, aby mieé
pewnos¢, ze zdalnemu monitorowaniu poddano wtasciwego pacjenta.

UWAGA: Jezeli zachodzi koniecznos¢ odtgczenia radia Bluetooth w aparacie X-100M od
systemu hosta, mozna zastosowac¢ jedna z trzech metod odtgczenia: 1) uzycie systemu hosta 2)
wylaczenie radia Bluetooth w aparacie (patrz “Wiaczenie/wytgczenie radia Bluetooth” na
stronie 63”) lub 3) wigczenie i wylgczenie aparatu.

Zabezpieczenie Bluetooth

Radio Bluetooth w aparacie X-100M jest zgodne z wersjg 2.0 specyfikacji Bluetooth.
Obstuguje ono protokét portu szeregowego (SPP) w trybie zabezpieczenia 2 (zabezpieczenie
na poziomie ustugi). Obstugiwany maksymalny rozmiar klucza kodowania wynosi 128 bitéw,
przy czym kodowanie odbywa sie we wszystkich kanatach dla danych przychodzgcych i
wychodzgcych. Gdy aparat X-100M jest podtaczony za posrednictwem Bluetooth, nie ma
mozliwosci zastosowania innych potgczen. Jezeli podigczenie Bluetooth nie jest uzywane,
zaleca sie wylgczenie radia Bluetooth w celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia
przed niepozgdanymi potgczeniami.

Podtaczenie do drukarki poprzez port

4 P N
RS-232 Ervorin
Date Time
Opcjonalng drukarke Dymo LabelWriter® SE450 nalezy 2012m0571s 14500500
podtgczy¢ do aparatu za posrednictwem portu RS-232. T T ——
Gdy drukarka jest podtgczona, a tryb wyprowadzania Notes: '
danych przez port RS-232 jest ustawiony na drukarke, po Regional Oximetry
kazdym nacisnieciu przycisku znacznika zdarzenia nastgpi # Location rS02  AUC  BL
wydrukowanie etykiety z opisem zdarzenia. Etykieta Shee T T T
(rysunek 31) zawiera nastepujgce informacje: pRbner D D
- Date i godzine zdarzenia (jesli data i czas s3 pRmMen o
ustawione prawidtowo na aparacie). pulse Oximetry
- Litere przypisang do zdarzenia i miejsce na opis flocation g0z PR
dotyczacy pacjenta dla tego zdarzenia.
* Mozliwos¢ sledzenia po pierwszym alarmie oysten Name - Preset Name
zwigzanym z wystgpieniem zdarzenia. Patient ID 0123456789ABCDE
» Miejsce na notatki. L (1 A )
» Parametry regionalne i oksymetryczne, wediug
kanatéw, w momencie zdarzenia (rSO,, AUC, BL, Rysunek 31. Przyktadowa

SpO, i PR). etykieta z drukarki Dymo
* Nazwe systemu i ustawien wstepnych.
* Numer ID pacjenta i kod paskowy.
Wymiary etykiety: 59 x 101 mm. Rolki z etykietami (Dymo 30256 lub kompatybilne) sg
dostepne w sklepach z artykutami biurowymi.
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Obstuga drukarki Dymo
1. Port RS-232 ustawic tak, aby dane byly wyprowadzane do drukarki.

a. Nacisng¢ przycisk menu.

b. Nacisnagc trzykrotnie przycisk w prawo, aby podswietli¢ zakladke System. Wyswietli sie
ekran System Menu (Menu systemu)

c. Za pomocg przyciskow nawigacji przejs¢ do ,Data Output Modes” (, Tryby
wyprowadzania danych”) i podswietli¢.

d. Nacisngc¢ przycisk wybierz. Wyswietli sie wyskakujgce okno z podswietlonymi
ustawieniami Bluetooth.

e. Nacisngc¢ przycisk do dotu, aby podswietli¢ ustawienia RS-232.

f. Nacisng¢ przycisk wybierz. Ponizej i powyzej tego ustawienia pojawig sie mate
strzafki.

g. Nacisng¢ przycisk do gory/do dotu, aby wybrac ,Printer” (,Drukarka”).

h. Nacisngc¢ przycisk wybierz, aby zapisa¢ ustawienie.

i. Nacisngc przycisk Menu, aby zamkng¢ okno i powr6ci¢ do ekranu System Menu.

j- Nacisng¢ przycisk menu, aby powréci¢ do ekranu monitorowania.

Podtgczy¢ kabel drukarki do portu RS-232.

Podczas monitorowania pacjenta, po kazdym nacisnieciu przycisku znacznik
zdarzenia nastepuje wydruk etykiety z opisem zdarzenia.

Podfaczenie urzadzenia do systemu medycznego

Podtgczenie urzgdzenia do systemu medycznego wymaga okreslenia, analizy i oceny ryzyka
w odniesieniu do pacjenta, operatordéw i innych oséb. Zmiany w systemie medycznym, bedace
wynikiem integracji urzgdzenia, mogg spowodowac zaistnienie nowego ryzyka, w zwigzku z
czym bedg wymagac¢ dodatkowego przeanalizowania. Zmiany w systemie medycznym, ktére
nalezy poddac¢ ocenie, obejmuja:

» Zmiane konfiguracji systemu
* Dodanie lub odigczenie urzadzen od systemu
+ Aktualizacje lub unowoczeénienie sprzetu podtaczonego do systemu

Problemy bedgce wynikiem zainicjowanych przez uzytkownika zmian w systemie mogag
obejmowac znieksztatcenie lub utrate danych.

UWAGI:

+ Uzywanie gniazda, do ktérego podtgczonych jest kilka urzgdzen powoduje utworzenie
medycznego systemu elektrycznego.

* W przypadku uzywania szeregowego portu w celu podtgczenia urzadzenia do innego
sprzetu, nalezy przestrzegaé instrukcji czyszczenia kazdego z tych urzadzen.

* Nalezy sprawdzi¢, czy caty sprzet podtgczony do urzgdzenia jest wtasciwy dla Srodowiska
pacjenta.

PRZESTROGA: Jezeli nie wystapi sprzezenie danych w sieci (przewod szeregowy/
A ztgczalpotgczenia bezprzewodowe), nastgpi utrata transferu danych.

GO NONIN
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Formaty wyprowadzenia danych

W aparacie dostepnych jest 5 formatéw wyprowadzenia danych w czasie rzeczywistym z
predkoscig raz na sekunde (Nonin 1 — Nonin 5). Kazdy format danych zawiera nagtéwek w
kodzie ASCII, w ktérym podany jest numer modelu, godzina i data. Ponadto, dane z portu
RS-232 sg wyprowadzane przez drukarke Dymo (Drukarka).

Wyboru formatu dokonuje sie w na ekranie System Menu (patrz ““Ustawienie formatu
wyprowadzania danych Bluetooth i/lub RS-232” na stronie 61”). W ustawieniach trybow
wyprowadzania danych, dla Bluetooth i portu RS-232 dostepne sg osobne opcje wyboru,
jak rowniez inne formaty wyprowadzania danych.

UWAGA: Jezeli z aparatem uzywane jest oprogramowanie SenSmart, przed podigczeniem do
SenSmart port uzywany do tadowania danych (Bluetooth lub RS-232) musi by¢ ustawiony na
Nonin 1 lub Nonin 5.

Nonin 1

UWAGA: Format ten nie jest kompatybilny ze wszystkimi funkcjami aparatu X-100M.

Predkos¢ 57,600

transmisji

Ogranicznik Patrz format w tabeli 13
Ogranicznik linii  |CR [0x0D] LF [0x0A]

CRC CRC-16 CCITT (XMODEM)

Dane z aparatu przesytane sg z predkoscig raz na sekunde w nastepujgcym formacie:

Ch1=XXX Ch2=XXX Ch3=XXX Ch4=XXX 1234&%*|

rrrr-mm-dd Thh:mm:ss|rSO5=xxx, XXX, XXX, XXX|HbI=XX.X, XX. X, XX.X,XX.X|

AU C=xXXX, XXXX, XXXX, XXXX| REF=X%X, XXX, XXX, XXX|HI_LIM=XXX,XXX,XXX,XXX|
LOW_LIM=xxx,xxx,XXX,XXX| ALM=xxxX, XXX, XXX, XxX|SIG_QUAL_ALM=x,x,X,X|
POD_COMM_ALM=x,x,x,X|SNS_FLT=x,x,x,x\LCD_FLT=x\
LOW_BATT=x\CRIT_BATT=x\BATT_FLT=xX\STK_KEY=x\SND_ FLT=x\
SND_ERR=xX\EXT_MEM_ERR=x\CKSUM=xxxx<CR><LF>

UWAGA: Kolejnos¢ 12348&$* nalezy zachowac¢ dla wszystkich stanéw alarmowych.

Tabela 14. Format wyprowadzenia danych Nonin 1

Parametr Wartos¢ Ogranicznik

Kanat 1 — wartos¢ oksymetrii regionalne;j.

Ch1=XXX Wygaszone zera poczatkowe; --- jezeli zadna spacja
wartosc nie jest dostepna.

Kanat 2 — wartos¢ oksymetrii regionalne;j.

Ch2=XXX Wygaszone zera poczatkowe; --- jezeli zadna spacja
wartosc nie jest dostepna.
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Tabela 14. Format wyprowadzenia danych Nonin 1 (ciag dalszy)

Parametr

Wartos¢é

Ogranicznik

Ch3=XXX

Kanat 3 — wartos¢ oksymetrii regionalnej.

Wygaszone zera poczatkowe; --- jezeli zadna
wartosc¢ nie jest dostepna.

spacja

Ch4=XXX

Kanat 4 — wartos¢ oksymetrii regionalne;j.

Wygaszone zera poczgtkowe; --- jezeli zadna
warto$c¢ nie jest dostepna.

spacja

1234

Wskaznik alarmu pacjenta dla kanatéow 1,2,3,4.
Pojawia sie tylko wtedy, gdy alarm pacjenta dla
kanatu jest aktywny. Jezeli nie jest aktywny, numer
sie nie ukaze (np. 14 oznacza kanat 1 i aktywne

4 alarmy pacjenta).

brak

Pojawia sie tylko w przypadku aktywnego alarmu
urzadzenia.

brak

Pojawia sie w przypadku wykrycia krytycznego stanu
natadowania baterii.

brak

Pojawia sie w przypadku, gdy zostanie zaznaczone
zdarzenie.

rrrr-mm-ddThh:mm:ss|

Miedzynarodowy format daty i godziny: rok, miesigc,
dzien tygodnia, godzina, minuty, sekundy.

rSO2=XXX, XXX, XXX, XXX

Wartosci oksymetrii regionalnej dla kanatéw 1,2,3,4 w %.

Wygaszone zera poczatkowe; --- jezeli zadna
wartos¢ nie jest dostepna.

Hbl=xXx.X,XX. X, XX.X,XX.X

Wartosci wskaznika hemoglobiny dla kanatéw 1, 2, 3,
4 w gramach na decylitr.

Wygaszone zera poczagtkowe; --.- jezeli zadna
wartosc¢ nie jest dostepna.

AU C=XXXX, XXX, XXXK, XXXX

Obszar pod krzywg dla kanatow 1, 2, 3, 4.
Wygaszone zera poczgtkowe.

REF=xxX,XXX,XXX,XXX

Wartosci linii referencyjnej (dolna granica alarmowa)
dla kanatéw 1, 2, 3, 4. Uzywane do obliczania obszaru
pod krzywg (AUC). Wygaszone zera poczatkowe.

HI_ LIM=XXX,XXX,XXX,XXX

Ustawienie gornej granicy alarmowej dla kanatow 1,
2,3,4.

Wygaszone zera poczgtkowe. ,WYL” , jesli granica
nie jest ustawiona.

LOW._LIM=XXX, 30X, XXX, XXX

Ustawienie dolnej granicy alarmowej dla kanatow 1,
2,3,4.

Wygaszone zera poczagtkowe. ,WYL”, jesli granica
nie jest ustawiona.
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Tabela 14. Format wyprowadzenia danych Nonin 1 (ciag dalszy)

Parametr Wartos¢ Ogranicznik

Wskaznik aktywnego alarmu dla kanatow 1,2,3,4.
ALM=xXX, XXX, XXX, XXX Prawidtowe wartosci: HI, MAR (marginesowe), LOW,
OFF.

Wskaznik alarmu jakosci sygnatu dla kanatow 1,2,3,4.

SIG_QUAL_ALM=x,x,x,X |0 = brak aktywnego alarmu. |
1 = aktywny alarm.

Wskaznik alarmu komunikacji podu dla kanatéw
1,2,3,4.

0 = brak aktywnego alarmu.
1 = aktywny alarm.

POD_COMM_ALM=x,x,x,x

Wskaznik btedu czujnika dla kanatéw 1,2,3,4.

SNS_FLT=x,x,x,x 0 = brak aktywnego alarmu. \
1 = aktywny alarm.

Wskaznik uszkodzenia wyswietlacza.

LCD_FLT=x 0 = brak aktywnego btedu. \
1 = aktywny btad.

Wskaznik niskiego poziomu natadowania baterii.

LOW_BATT=x 0 = brak niskiego poziomu natadowania baterii. \
1 = niski poziom natadowania baterii.

Wskaznik krytycznie niskiego poziomu natadowania
baterii.

CRIT_BATT=x 0 = nie ma krytycznego stanu poziomu natadowania |\
baterii.
1 = krytycznie niski stan natadowania baterii.

Wskaznik uszkodzenia baterii.

BATT_FLT=x 0 = brak btedu baterii. \
1 = aktywny btad baterii.

Wskaznik btedu zablokowanego klawisza.

STK_KEY=x 0 = brak btedu zablokowanego klawisza. \
1 = btgd zablokowanego klawisza.

Wskaznik uszkodzenia sygnatu dzwiekowego.

SND_FLT=x 0 = brak uszkodzenia sygnatu dzwiekowego. \
1 = btad uszkodzenia sygnatu dzwiekowego.

Wskaznik btedu sygnatu dzwiekowego.

SND_ERR=x 0 = brak btedu sygnatu dzwiekowego. \
1 = aktywny btgd sygnatu dzwiekowego.
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Tabela 14. Format wyprowadzenia danych Nonin 1 (ciag dalszy)

Parametr Wartos¢ Ogranicznik

Wskaznik btedu pamieci zewnetrznej.
EXT_MEM_ERR=x 0 = brak btedu pamieci zewnetrzne;. \
1 = btad pamieci zewnetrzne;.

CRC-16 CCITT (XMODEM)1 wszystkich parametréw
i wartosci zaczynajgcych sie od ,C” dla ,Ch1="i
konczacych sie ,CKSUM=". Gdy stosowne, zera
poczatkowe.

CKSUM=xxxx <CR><LF>

T CRC-16 CCITT (XMODEM) Algorytm

Szczegoty dotyczgce algorytmu:

+ Wartos¢ pocz%tkowa: 0

« Wielomian: x'® + x12 + x5 + 1 [0x1021]

+ XORout: 0

» Odzwierciedlenie: brak

Test

* Uruchomi¢ algorytm dla tarncucha znakéw ASCII ,123456789”
* Wynik powinien wynosi¢ 0x31C3
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Nonin 2

UWAGA: Format ten nie jest kompatybilny ze wszystkimi funkcjami aparatu X-100M.

Predkosé transmisji {9,600
Ogranicznik Przecinek [0x2C]
Ogranicznik linii CR [0x0D] LF [0x0A]
CRC NIE DOTYCZY

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4
Warto$c biezgca |Warto$c biezgca |Srednia kanatu 1 i 0
kanatu 1 kanatu 2 kanatu 2

Brakujgce dane wyprowadzane jako -1
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Nonin 3

UWAGA: Format ten nie jest kompatybilny ze wszystkimi funkcjami aparatu X-100M.

Predkos¢ transmisji 9,600
Ogranicznik Jedna lub wiecej nastepujgcych po sobie
spacji [0x20]
Ogranicznik linii LF [0x0A] CR [0x0D]
CRC NIE DOTYCZY
Wersja | Data |Godzina| o2 |rSO, |Zdarzenie| Status | Voo |AUC|UAL|LAL|A |B|cC
anatu odniesienia
99.99.99/1/1 | mm/dd/rr | gg/mm/ss Kolumny te powtarzajg sie dla wszystkich kanatéw

Kontynuacja z:

Sensor D 1 Sensor D 2 SensorID3 | SensorlID 4

s/n s/n s/n s/n

Wersja 99.99.99/1/1.
Data: miesiagc, dzien, rok
Czas: godzina, minuty, sekundy
Nazwy kanatow:
L = Kanat 1
R = Kanat 2

S1 =Kanat 3
S2 =Kanat 4

Odczyty rSO,, dla brakujgcych danych wyprowadzone jako O.
Zdarzenie: 0 = brak zdarzenia; 1 = rozne zdarzenia.
Wartosci stanu:

1 = Pod podigczony bez czujnika (bfad czujnika)

2 = Wskazuje nadmierne $wiatto (uzywany w przypadku

stabej jakosci sygnatu)

4 = Dobra jakos¢ sygnatu, prawidtowy odczyt rSO,

5 = alarm wysokiego odczytu rSO,

6 = alarm niskiego odczytu rSO,

7 = Podtgczenie poda do systemu

9 = Alarm krytycznie niskiego poziomu natadowania baterii
11 = Brak podtaczenia podu do systemu

Wartos¢ odniesienia i AUC sg wartosciami biezgcymi.
UAL jest gorng granicg alarmowg. 0 = WYLACZONE.
LAL jest dolng granicg alarmowg. 0 = WYLACZONE.
A, B,Cs30.

ID czujnika jest numerem obrazu czujnika.
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Nonin 4

UWAGA: Format ten nie jest kompatybilny ze wszystkimi funkcjami aparatu X-100M.

Predkos¢ transmisji {9,600

Ogranicznik Jedna lub wiecej nastepujgcych po sobie
spacji [0x20]

Ogranicznik linii LF [0x0A] CR [0x0D]

CRC NIE DOTYCZY

Sensor | Sensor | Sensor | Sensor

Data Godzina | rSO, | Zdarzenie | Status |A|B | C | D D 1 D 2 D 3 D 4

Kolumny te powtarzajg sie dla wszystkich

mm/dd/rr | gg/mm/ss kanatow

s/n s/n s/n s/n

Data: miesigc, dzieh, rok
Czas: godzina, minuty, sekundy
Odczyty rSO,, dla brakujgcych danych wyprowadzone jako O.
Zdarzenie: 0 = brak zdarzenia; 1 = rézne zdarzenia
Wartosci stanu:

1 = Pod podtgczony bez czujnika (btgd czujnika)

2 = Wskazuje nadmierne swiatto (uzywany w przypadku

stabej jakosci sygnatu)

4 = Dobra jako$¢ sygnatu, prawidtowy odczyt rSO,

5 = alarm wysokiego odczytu rSO,

6 = alarm niskiego odczytu rSO,

7 = Podtgczenie poda do systemu

9 = Alarm krytycznie niskiego poziomu natadowania baterii
11 = Brak podtgczenia podu do systemu

A,B,CiDsg0.
ID czujnika jest numerem obrazu czujnika.
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Nonin 5

Format danych zostat tak opracowany, aby mozliwe byto jego rozszerzenie. W wyprowadzanych
danych moze zosta¢ uwzgledniona dokonana w przysztosci modernizacja Modelu X-100M.
Gdy nastgpi modernizacja, na dowolnej pozycji formatu danych mogg zosta¢ dodane etykiety
nowych kolumn.

Predkos¢ transmisji 57,600
Ogranicznik Przecinek [0x2C]
Ogranicznik linii CR [0x0D] LF [0x0A]
CRC CRC-16 CCITT (XMODEM)
Nazwa Nazwa Kod
Data | Godzina ustawienia Kolumny danych kanatu Zdarzenie CRC16
systemu biedu
wstepnego
Kolumny danych dla kazdego podigczonego
rrr-mm- A N ;
ad gg:mm:ss kanatu réznig sie w zaleznosci od rodzaju EXX
podtaczonego czujnika.

Data: rok, miesigc, dzien

Czas: godzina, minuty, sekundy

Nazwa systemu to nazwa przypisana do systemu.

Nazwa ustawienia wstepnego to nazwa ustawienia wstepnego bedacego w uzyciu.

Kolumny danych kanatu: kolumny oksymetrii regionalnej, kolumny pulsoksymetryczne i kolumny
nierozpoznanego oksymetru przedstawiono nizej.

Zdarzenie: 0 = brak zdarzenia; 1 = rézne zdarzenia.
Kod_btedu: Informacje o kodach btedéw podano w czesci Kody bteddéw w tabeli 13.
CRC16 jest CRC-16 CCITT".

T CRC-16 CCITT (XMODEM) Algorytm
Szczegoty dotyczace algorytmu:

» Wartos¢ poczgtkowa: 0

+ Wielomian: x'® + x12 + x5 + 1 [0x1021]
+ XOR out: 0

» Odzwierciedlenie: brak

Test

* Uruchomi¢ algorytm dla tancucha znakéw ASCII ,123456789”
* Wynik powinien wynosi¢ 0x31C3

Kolumny oksymetrii regionalnej

Jezeli do procesora sygnatow podtgczony jest czujnik regionalny, kolumny danych kanatu sg
nastepujace:

| Kanat | Nazwa | rSO, | Hbl | AUC | BL |UAL_rso2 | LAL_rSOz| Status |

Kanat to numer kanatu.
Nazwa to nazwa miejsca zatozenia czujnika.
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rSO,, Hbl, AUC i BL sg wartosciami biezgcymi. Puste w przypadku braku danych [wyswietlane
kreski].

UAL jest biezacg wartoscig gérnej granicy alarmowej
LAL jest biezgcqg warto$cig dolnej granicy alarmowe;.
Stan okreslony jest w nastepujacy sposoéb:

Bit7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Dolna granica

Doklad_nosc POMIArow- alarmowa: Wysokie | Niskie Bgrd;o Btad Utrata Jakosc¢
0= Absolutny 0=Auto 150, | 150, | "SK€ | auinika | K02 | sygnatu
1= Trend . 2 2 rSO, J podem | Y9
1=Reczny

Kolumny pulsoksymetryczne

Jezeli do procesora sygnatéw podtgczony jest czujnik pulsoksymetryczny, kolumny danych
kanatu sg nastepujagce:

| Kanat | Nazwa | SpO, | PR | UAL_SpO, | LAL_SpO, | UAL PR | LAL PR | Status

Kanat to numer kanatu.

Nazwa to nazwa miejsca zatozenia czujnika.

SpO,, PR sg wartosciami biezagcymi. Puste w przypadku braku danych [wyswietlane kreski].
UAL jest biezgcg wartoscig gornej granicy alarmowej

LAL jest biezgcg wartoscig dolnej granicy alarmowe;.

Stan okreslony jest w nastepujacy sposab:

Bit7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Niska Wysokie tetno Niskie Wysokie Niskie SpO Btad Utrata kom. Jakos¢
perfuzja (PR) tetno (PR) SpO, P2 czujnika z podem sygnatu

Kolumny nierozpoznanego oksymetru

Jezeli do procesora sygnatéw nie jest podtgczony jest czujnik, kolumny danych kanatu sg
nastepujgce:

| Kanat | Nazwa | Status |

Kanat to numer kanatu.
Nazwa to nazwa miejsca zatozenia czujnika.
Stan okreslony jest w nastepujacy sposoéb:

Bit7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit0

Nierozpoznany | Utrata kom.
czujnik z podem

Nieuzywany | Nieuzywany | Nieuzywany | Nieuzywany | Nieuzywany Nieuzywany

Drukarka

Ten format wyprowadzenia danych zostat tak opracowany, aby wspétdziatat z drukarkg etykiet
Dymo LabelWriter SE450. Wiecej informacji podano w czesci “Podtgczenie do drukarki
poprzez port RS-232” na stronie 72.
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Oprogramowanie SenSmart do pobrania

System do oksymetrii SenSmart posiada wszechstronng zdolno$¢ zarzgdzania danymi. Poufne
dane pacjenta wydobywane sg z systemu za posrednictwem Bluetooth lub portu szeregowego
RS-232 przy uzyciu oprogramowania SenSmart. Podczas fadowania pamieci, z lewej strony
ekranu monitorowania wyswietli sie TX oraz procent wskazujgcy postep tadowania.

W SenSmart kazdy rekord danych oznaczony jest datg i godzing. Na komputerze-hoscie pliki
identyfikowane sg na podstawie daty i godziny, nastepnie sg wydobywane i przechowywane
w postaci surowych danych lub w formacie .pdf. Pliki spetniajg wymogi okreslone w Krajowym
Rejestrze Dorostych Pacjentéw po Operacji Kardiologicznej STS.

Instrukcje dotyczgcg korzystania z funkcji zarzgdzania danymi zamieszczono w podreczniku
uzytkownika oprogramowania SenSmart, znajdujgcym sie na ptycie CD z oprogramowaniem
SenSmart, zatgczonej do systemu.

Wymagania dotyczace systemu

» System operacyjny: Windows® 7 (32 i 64 bity), Windows 8 (32 i 64 bity), Windows 10 (32 i
64 bity)

* Urzadzenie komunikacyjne oparte na technologii Bluetooth lub port szeregowy RS-232

* Rozdzielczos¢ monitora aparatu 1024 x 768

* Naped CD/DVD

+ 50 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Instalowanie oprogramowania SenSmart

Oprogramowanie do zarzgdzania danymi pacjentéw SenSmart firmy Nonin SenSmart
wspotpracuje z systemami operacyjnymi Microsoft Windows. Umozliwia ono wystanie
zapisanych danych pacjenta z aparatu do komputera PC, a nastepnie przeprowadzenie ich
analizy, sporzadzenie raportu i archiwizacje danych.

Procedura instalowania oprogramowania:

1. Wprowadzi¢ ptyte CD do napedu CD/DVD komputera.

2. Instalacja powinna rozpoczg¢ sie automatycznie. Jesli nie rozpocznie sie automatycznie,
zainstalowac w nastepujgcy sposéb:

» Systemy operacyjne Windows 7: Z menu Start, umiesci¢ kursor w polu Search
(Wyszukaj) i wpisa¢ D:\setup.exe (gdzie D to litera oznaczajgca naped CD/DVD).

» Systemy operacyjne Windows 8: Klikng¢ prawym przyciskiem na ekranie Start, aby
wyswietli¢ pasek App. Klikng¢ lub pukngc All apps na pasku App, a nastepnie klikng¢
Computer. Klikng¢ lub pukng¢ dwukrotnie ikone CD/DVD lub katalog z ustawieniami
instalacyjnymi. Klikng¢ lub pukng¢ dwukrotnie setup.exe.

» Systemy operacyjne Windows 10: Otworzy¢ Eksplorator plikéw (File Explorer).
Przej$¢ do napedu CD/DVD. Klikng¢ dwukrotnie Setup.exe.

Postepowac wedtug instrukcji na ekranie, az do zakonczenia procesu instalacji oprogramowania.

Aby uzyska¢ pomoc w zakresie instalowania oprogramowania SenSmart, otworzy¢ program
i przejs¢ do Help (Pomoc) > w Podreczniku uzytkownika.
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Dbatos¢ o urzadzenie i konserwacja

Nowoczesne uktady cyfrowe w komponentach systemu Model X-100 nie wymagajg kalibracji
ani okresowej konserwacji, z wyjatkiem wymiany baterii w aparacie X-100M przez
wykwalifikowany personel techniczny.

Przeprowadzanie napraw systemu Model X-100 na terenie obiektu uzytkownika nie jest
mozliwe. Nie nalezy podejmowac préb otwierania obudowy jakichkolwiek komponentéw
systemu ani wykonywac¢ napraw elementoéw elektronicznych. Otwarcie obudowy moze
spowodowac uszkodzenie komponentu i uniewaznienie gwarancji. Jezeli aparat lub system
funkcjonuje nieprawidtowo, nalezy odwotac sie do rozdziatu “Diagnostyka” na stronie 86.

Dziatanie pulsoksymetru mozna sprawdzié za pomocg Oxitest™US” (wersja oprogramowania
2.5 lub wyzsza) firmy Datrend Systems, Inc.

PRZESTROGI:

» Utylizacje lub recykling aparatu i jego elementéw, w tym baterii, nalezy przeprowadzaé
zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami i instrukcjami dotyczgcymi gospodarki
odpadami.

* Nalezy uzywac wytgcznie baterii zatwierdzonych przez firme Nonin.

* W przypadku uszkodzenia baterie stanowig zagrozenie pozarowe. Nie nalezy
powodowaé uszkodzen aparatu, niewlasciwie z nim sie obchodzi¢, demontowag,
naprawia¢ lub dokonywa¢ wymiany elementéw na nieokreslone czesci.

+ Baterii jonowo-litowych nie nalezy tadowa¢ w temperaturze 0 °C (32 °F) lub nizszej,
poniewaz mogtoby to spowodowac znaczne skrécenie ich okresu uzytecznosci.

Instrukcja czyszczenia

Zamieszczone nizej instrukcje czyszczenia dotyczg aparatu X-100M, procesora sygnatow
X-100SP, hubu X-100H, oprawy hubu X-100HH, przewodu przedtuzajgcego X-100EC i
przewodu posredniego INT-100.

1. Przetrze¢ komponent miekkg szmatkg zwilzong w roztworze 10% wybielacza/90% wody
(wybielacz do uzytku domowego [zawierajacy ponizej 10% podchlorynu sodu]). Nie
nalezy uzywac nierozcienczonego wybielacza lub zadnego innego roztworu, niz wyze;j
zalecane, poniewaz mogtoby to spowodowacé trwate uszkodzenie urzgdzenia.

2. Wytrze¢ do sucha miekka szmatkg lub pozostawi¢ do wyschniecia na powietrzu.

OSTRZEZENIE: Chronié przed wystawieniem na dziatanie wody lub innych plynéw
(przy witaczonym i odtgczonym zasilaniu pragdem).

PRZESTROGA: Aparatu nie nalezy umieszczac¢ w ptynach ani czysci¢ srodkami
zawierajgcymi chlorek amonowy lub alkohol izopropylowy oraz srodkami, ktore nie sg
wymienione w tym Instrukcji obstugi.
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Czesci i akcesoria

Wiecej informaciji na temat czesci i akcesoriéw formy Nonin mozna uzyskac:

» zagladajgc do Listy czesci i akcesoriow w podreczniku uzytkownika na ptycie CD.

* kontaktujgc sie z dystrybutorem lub firmg Nonin pod numerem (800) 356-8874 (USAi Kanada),
+1 (763) 533-9968 lub +31 (0)13 - 79 99 040 (Europa).

+ odwiedzajagc strone www.nonin.com

OSTRZEZENIE: Aparat Model X-100M nalezy uzywaé wyltacznie z zasilaczami
dostarczonymi przez firme Nonin Medical.

OSTRZEZENIE: Uzycie procesoréw sygnatéw, czujnikéw, akcesoriéw i kabli innych
niz wyszczegodlnione w spisie czgsci i akcesoriow moze spowodowac zwiekszenie
emisji elektromagnetycznej i/lub zmniejszenie odpornosci aparatu.

OSTRZEZENIE: Nalezy uzywa¢é wylacznie czujnikéw oksymetrycznych firmy Nonin.
Czujniki te spetniaja wymagania w zakresie doktadnosci, okreslone w specyfikacjach
dla oksymetréow Nonin. Zastosowanie czujnikéw innego producenta moze
spowodowac nieprawidtowosci wskazan oksymetru.

GO NONIN
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<G> NONIN
Diagnostyka

Problem

Przypuszczalna przyczyna

Mozliwe rozwigzanie

Niemozliwa jest
aktywacja aparatu.

Brak doptywu zasilania do
urzgdzenia.

Podtgczy¢ zasilacz pradu zmiennego.

Aparat nie pracuje na
zasilaniu z baterii.

Pakiet baterii jest wyczerpany.

Podtgczy¢ adapter pradu zmiennego
dla Modelu X-100M, aby natadowac
baterie.

Pakiet baterii nie funkcjonuje.

Nalezy skontaktowac sie z dziatem
obstugi klienta firmy Nonin w celu
dokonania naprawy lub wymiany.

Na aparacie
pojawit sie
komunikat Verify
sensor types and
limits! (Sprawdz
rodzaje i wartosci

Rodzaje czujnikow
podigczonych do aparatu nie
odpowiadajg ustawieniu
wstepnemu wybranemu dla
danego przypadku.

Sprawdzi¢, ze podtgczono czujniki
wiasciwe dla danego przypadku.
Sprawdzi¢ w ustawieniach wstepnych
granice alarmowe.

graniczne
czujnikéw!)
Aparat wylgczy¢, po czym wigczy¢ go
ponownie. Jezeli procesor sygnatow
Podtaczony jest nadal nie wyswietla, prze do System

procesor sygnatéw,
lecz kanal nie
pojawia sie na
wyswietlaczu.

Procesor sygnatow jest
uszkodzony.

Menu, a nastepnie do System
Information. Jezeli kanat nie znajduje sie
na liscie podanych czujnikéw, oznacza
to, ze procesor sygnatéw nie komunikuje
sie z wyswietlaczem. Skontaktowa¢ sie
z personelem technicznym firmy Nonin.

Jeden lub wiecej
kanaléw wyswietla
komunikat
Duplicate X-100SP
(Zduplikowany
X-100SP).

Do hubu podtgczone sg dwa
duplikujgce sie procesory
sygnatow.

Sprawdzi¢, czy do hubu nie sg
podtgczone dwa duplikujgce sie
procesory sygnatéw. Usungc¢ lub
wymieni¢ drugi procesor sygnatow.
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Problem

Przypuszczalna przyczyna

Mozliwe rozwigzanie

Na wyswietlaczu
%rS0O, lub %Sp0O,
pojawiaja sie kreski

().

Czujnik lub procesor sygnatow
jest odtgczony.

Sprawdzi¢ podtgczenia pomiedzy
czujnikiem, przewodem posrednim i
procesorem sygnatow oraz pomiedzy
hubem i aparatem. Nalezy upewnic sieg,
ze wszystkie potgczenia sg stabilne.

Wyswietlacz Modelu X-100M
nie dziata.

Skontaktowac sie z personelem
technicznym firmy Nonin.

Sygnat z czujnika jest zbyt
staby.

rSO,:

Zmienié potozenie czujnika.
Umiesci¢ czujnik w innym miejscu.
SpO,:

Zmieni¢ potozenie czujnika lub zatozy¢
czujnik na inny palec oraz zapewni¢
nieruchome potozenie czujnika przez
co najmniej 10 sekund.

Ogrzaé miejsce zatozenia czujnika.

Na wyswietlaczu
%rS0O, pojawiaja sie
kreski (---).

Czujnik jest uszkodzony.

Zdja¢ czujnik z ciata pacjenta i przy
witgczonym systemie zaobserwowaé
zachowanie emiteréw czujnika. Jesli
oba emitery nie migajg czerwonym
Swiattem, czujnik nalezy wymieni¢.
Upewni¢ sie, ze oba emitery nowego
czujnika migajg czerwonym Swiattem.

Na wyswietlaczu
%Sp0O, pojawiaja sie
kreski (---).

Z czujnika zostat usuniety
palec.

Zmienié potozenie czujnika lub zatozy¢
go na inny palec.
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Diagnostyka

Problem

Przypuszczalna przyczyna

Mozliwe rozwigzanie

Nie wyswietla sie
czestosc tetna.

Stabe uderzenia pulsu
pacjenta.

Zmieni¢ potozenie czujnika lub zatozyé
czujnik na inny palec oraz zapewni¢
nieruchome potozenie czujnika przez
co najmniej 10 sekund. Ogrza¢ miejsce
zatozenia czujnika.

Ostabienie cyrkulacji z powodu
zbyt duzego nacisku na czujnik
(pomiedzy czujnikiem i twardg
powierzchnig) po
wprowadzeniu palca.

Okresli¢ zrodto nacisku. Utozy¢ reke
wygodnie i swobodnie, aby nie
wywierata nacisku na czujnik na
twardej powierzchni.

Niewtasciwe zatozony czujnik.

Zatozy¢ czujnik postepujgc wedtug
zafgczonej instrukcji uzytkowania.

Mozliwo$¢ zaktocen

pochodzacych z jednego

z nastepujacych zrédet:

+ cewnik tetniczy

* mankiet aparatu do
mierzenia cisnienia

» procedura
elektrochirurgiczna

* przewdd do infuzji

Ograniczy¢ lub usung¢ zaktocenia.

Na obszarze wprowadzenia
palca nie Swieci sie czerwona
dioda LED.

Skontaktowac sie z personelem
technicznym firmy Nonin.

Zbyt jaskrawe Swiatto otoczenia.

Ostoni¢ czujnik przed zrodtem swiatta.

Czujnik zatozony na sztuczny
lub pokryty lakierem paznokie€.

Zatozy¢ czujnik na palec bez
polakierowanego lub sztucznego
paznokcia.

Wykonywanie nadmiernych
ruchéw przez pacjenta.

Ograniczy¢ ruchy pacjenta.

Na wyswietlaczu
pojawia sie
kod btedu.

Aparat wykryt btad.

Whytgczy¢ aparat, po czym ponownie
go wigczy¢, aby usungé kod btedu.
Jezeli btad nie ustepuje, zanotowaé

jego kod i skontaktowac sie z dziatem
obstugi technicznej firmy Nonin.
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Problem Przypuszczalna przyczyna Mozliwe rozwigzanie
Nacisngc¢ przycisk wyciszenia alarmu,
aby reaktywowac¢ dzwiekowy sygnat

Aparat jest w trybie Uaktywniony przycisk alarmu, albo odczekac 2 minuty.
alarmowym, jednak wyciszenia alarmu na 2 minuty. | Po 2 minutach nastgpi automatyczna
nie stychaé reaktywacja sygnatu dzwickowego

dzwiekowego
sygnatu alarmowego.

alarmu.

Gtosnosc¢ sygnatu dzwiekowego
jest ustawiona na minimalnym
poziomie.

Wyregulowac gtosnosc¢ na ekranie
System Menu.

Czujnik LED nie
sSwieci sie.

Btfad inicjalizacji procesora
sygnatéw.

Odtgczy¢ procesor sygnatéw. Odczekac
5 sekund i ponownie podigczy¢
procesor. Jesli problem nadal
wystepuje, nalezy skontaktowac sie z
personelem technicznym firmy Nonin.

Symbol Bluetooth
ma kolor z6tty.

Btad w obrebie modutu
Bluetooth.

Skontaktowac sie z personelem
technicznym firmy Nonin.

Jezeli zadne z wyzej wymienionych rozwigzan nie wyeliminowaty problemu, prosimy o
skontaktowanie sie z dziatem pomocy technicznej firmy Nonin pod numerem telefonu
(800) 356-8874 (USA i Kanada) lub +1 (763) 553-9968 lub +31 (0)13 - 45 87 130 (Europa).
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Obstuga, pomoc i gwarancja

Naprawa i pomoc techniczna

Przed zwrotem produktu do firmy Nonin wymagane jest podanie numeru autoryzacji zwrotu. Aby
otrzymac¢ numer autoryzacji zwrotu, nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi technicznej firmy
Nonin pod adresem:

Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, Minnesota 55441-5443 USA

(800) 356-8874 (USA i Kanada)
+1 (763) 553-9968 (poza terenem USA i Kanady)
email: technicalservice@nonin.com

Nonin Medical B.V.
Doctor Paul Janssenweg 150
5026 RH Tilburg, Holandia

+31 (0)13 - 45 87 130 (Europa)
email: technicalserviceinti@nonin.com

nonin.com

OSTRZEZENIE: Aparat jest precyzyjnym urzadzeniem elektronicznym. Wszelkie
naprawy muszg by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowany personel techniczny.
Przeprowadzanie napraw przez uzytkownika nie jest mozliwe. Nie nalezy podejmowa¢
prob otwierania obudowy aparatu ani naprawy elementéw elektronicznych. Otwarcie
obudowy moze spowodowa¢ uszkodzenie aparatu i uniewaznienie gwarancji.

Gwarancja

Firma NONIN MEDICAL, INCORPORATED, (Nonin) udziela nabywcy gwarancji na kazdy
pakiet baterii Model X-100M i przewdd posredni INT-100 na okres 1 roku od daty zakupu.
Firma Nonin udziela gwarancji na aparat X-100M, procesory sygnatu X-100SP, hub X-100H,
futerat na hub X-100HH i kable przedtuzajgce X-100EC na okres 1 lat od daty zakupu. Dla
wiekszosci modeli pulsoksymetrow firmy Nonin dostepne sg gwarancje przedtuzone.
Dodatkowe informacje na ten temat mozna uzyskac od lokalnego dystrybutora produktow
firmy Nonin.

Firma Nonin zobowigzuje sie do bezptatnej naprawy lub wymiany kazdego aparatu X-100M,
procesora sygnatu X-100SP, hubu X-100H, futeratu na hub X-100HH i przewodu
przedtuzajgcego X-100EC oraz przewodu posredniego INT-100, ktéry zgodnie z warunkami
niniejszej gwarancji zostanie uznany za uszkodzony i o uszkodzeniu ktorego firma Nonin
zostata powiadomiona przez nabywce poprzez podanie numeru seryjnego, przy zatozeniu, ze
powiadomienie to miato miejsce w okresie waznosci gwaranciji. Niniejsza gwarancja stanowi
jedyny i wytgczny $rodek naprawczy dla nabywcy kazdego komponentu systemu Model X-
100, ktéry uznany zostanie pod jakimkolwiek wzgledem za wadliwy, bez wzgledu na to, czy
Srodki te zastosowane bedg na mocy umowy, roszczen z tytutu dziatania w ztej wierze, czy
przepiséw prawnych.
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Gwarancja nie obejmuje kosztéw dostarczenia produktu do i z firmy Nonin. Wszystkie
naprawione urzgdzenia nabywca musi odebrac¢ z siedziby firmy Nonin. Firma Nonin zastrzega
sobie prawo do pobrania optaty za naprawy w ramach gwarancji jakiegokolwiek aparatu,
ktérego parametry mieszczg sie w granicach podanych w specyfikacji.

System do oksymetrii Model X-100 jest precyzyjnym urzgdzeniem elektronicznym. Wszelkie
jego naprawy muszg by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowany personel techniczny.
Jakiekolwiek oznaki $wiadczgce o otwieraniu urzgdzenia, naprawach wykonywanych przez
personel inny niz firmy, manipulowaniu w urzgdzeniu lub nieodpowiednim jego stosowaniu
spowodujg catkowite uniewaznienie niniejszej gwaranciji. Prace nie objete gwarancjg beda
wykonywane za optatg zgodnie ze standardowymi stawkami ustalonymi przez firme Nonin

i obowigzujgcymi w chwili dostarczenia produktu do firmy.

ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOSCI/WYLACZNOSC GWARANCJI:

GWARANCJE OKRESLONE W NINIEJSZYM PODRECZNIKU MAJA CHARAKTER
WYLACZNY | ZADNE INNE GWARANCJE ANI REKOJMIE USTAWOWE, PISEMNE LUB
USTNE, W TYM GWARANCJE DOTYCZACE PRZYDATNOSCI CZYLI ZDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU NIE MAJA ZASTOSOWANIA.
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UWAGA: Niniejszy produkt jest zgodny z normg ISO 10993 - Biologiczna ocena wyrobow
medycznych, Czes¢ 1: Ocena i testowanie.

PRZESTROGA: W celu oceny doktadnosci wskazan oksymetru lub czujnika nie
mozna uzy¢ funkcjonalnego urzadzenia testujgcego.

OSTRZEZENIE: Przenos$ne urzadzenia radiokomunikacyjne, takie jak telefony
komérkowe lub urzadzenia radiowe (w tym urzadzenia peryferyjne, takie jak kable
antenowe i anteny zewnetrzne), powinny by¢ uzywane w odlegtosci nie mniejszej niz
30 cm (12 cali) od dowolnej czesci systemu ME, w tym kabli okreslonych przez
producenta. W przeciwnym razie moze dojs¢ do pogorszenia wydajnosci tego
sprzetu.

Deklaracja producenta

Zasadnicze Parametry

Zasadnicze parametry uzytkowe systemu oksymetrii SenSmart X-100 obejmujg doktadnos¢
Sp02, dokfadnosé tetna, doktadnos$¢ rSO2 oraz graniczne warunki alarmowe lub
generowanie warunkow alarmoéw technicznych. Na dokfadnosc lub alarmy moze mie¢ wptyw
narazenie na oddziatywanie zaktocen elektromagnetycznych pochodzgcych spoza srodowisk
wymienionych we wskazaniach do stosowania. W razie probleméw nalezy odsung¢ system
Nonin od Zrodta zaktécen elektromagnetycznych.

Informacje dotyczgce zgodnosci urzadzenia z normg IEC 60601-1-2 podane sg w
zamieszczonej nizej tabeli.

Tabela 15. Emisje promieniowania elektromagnetycznego

Test emisji Zgodnosé

To urzgdzenie jest przeznaczone do uzytkowania w $rodowisku elektromagnetycznym
okreslonym we wskazaniach do stosowania.

Emisje fal radiowych
Grupa 2
CISPR 11
Emisje fal radiowych
Klasa B
CISPR 11
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Tabela 15. Emisje promieniowania elektromagnetycznego

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Klasa A

Fluktuacje napiecia/emisje migotania

W granicach normy IEC 61000-3-3
IEC 61000-3-3
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Tabela 16. Odpornos¢ elektromagnetyczna

Test odpornosci

Poziom zgodnosci

To urzgdzenie jest przeznaczone do uzytkowania w Srodowisku elekfromagnetycznym okre$lonym we
wskazaniach do stosowania.

Wytadowania elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

18 kV kontaktowe
+15 kV w powietrzu

Szybkie elektryczne zakiécenia
przejsciowe/impulsowe

12 kV dla linii zasilajgcych
12 kV dla linii wejsciowej/wyjsciowej

IEC 61000-4-4
Przepiecie +0,5 kV, £1 kV, £2 kV miedzy linig a uziemieniem
IEC 61000-4-5 0,5 kV, £1 kV miedzy liniami

Spadki napiecia, krotkie przerwy i
wahania napiecia na liniach
doprowadzajgcych zasilanie

IEC 61000-4-11

0% UT dla 0,5 cyklu przy czestotliwosci 50 Hz i fazie 0, 45,
90, 135, 180, 225 oraz 315°

0% UT dla 1 cyklu przy czestotliwosci 50 Hz i fazie 0°

70% UT dla 25 cykli przy czestotliwosci 50 Hz i fazie 0°
0% UT dla 250 cykli przy czestotliwosci 50 Hz i fazie 0°

Pole magnetyczne o czestotliwosci
zasilania (50/60 Hz)

30 A/m

IEC 61000-4-8
Przewodzone fale radiowe IEC 61000- | 150 kHz do 80 MHz 3 Vrms
4-6
ISM i amatorskie pasma 6 Vrms
radiowe od 150 kHz do
80 MHz
Wypromieniowana energia RF IEC 80 MHz — 2,7 GHz 10 Vim
61000-4-3
380-390 MHz 27 Vim
430-470 MHz 28 V/Im
704-787 MHz 9V/m
800-960 MHz 28 V/Im
1,7-1,99 GHz 28 V/Im
2,4-2,57 GHz 28 V/im
5,1-5,8 GHz 9V/im

Uwaga: Ut to napiecie zasilania prgdem przemiennym przed zastosowaniem poziomu testowego.
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20 sekund, po czym zostang zastgpione kreskami.
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Wartosci SpO,

Reakcja

Opodznienie

Sp02

Szybkie usrednienie wartosci

Wyktadnicza stata czasowa wynosi 3 sekundy lub
szybciej

2 uderzenia

Wartosci czestosci tetna

Reakcja

Opobznienie

czestosci tetna

Szybkie usrednienie wartosci

Wyktadnicza stata czasowa wynosi 3 sekundy lub
szybciej

2 uderzenia

Opodznienie sprzetu Opodznienie

Opbznienie aktualizacji wyswietlania 1,5 - 2,5 sekund*

Opébznienie generowania sygnatu alarmowego 0 sekund

* We wszystkich konfiguracjach opdznienie aktualizacji wyswietlanych wartosci wynosi

zazwyczaj mniej niz 2 sekundy.

Example — uSrednienie wyktadnicze SpO,

SpO, zmniejsza sie 0 1,0% co 2 sekundy (5% w ciggu 10 sekund)

Czestosc tetna = 75 uderzen na minute

Sp02 (%)

e 01 Te st Plus 7 Ver 2.4 - 51005x —Fast Averaged Sp02

100

95

Q0

N I

85

80

NS /)
/

75

/
N/

70

RN/

65

00:00

T T T T T T T T T
00:20 00:40 01.00 01:20 0140

Time (mm:ss)

Odnosnie tego przykfadu:

+ Czas odpowiedzi dla usrednionego SpO, wynosi 6 sekund.
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Opis testowania aparatu

Zasady dziatania rSO,

Przy obliczaniu regionalnego wysycenia tlenem procesor sygnatéw oksymetru Model X-100SP
wykorzystuje réwnania oparte na prawie Beera-Lamberta lub prawie Beera. Prawo Beera-
Lamberta opisuje zaleznos¢ pomiedzy stopniem absorpcji Swiatta a wkasciwosciami materiatu,
przez ktory swiatto to przenika. Prawo to mowi, ze istnieje zalezno$¢ logarytmiczna pomiedzy
stezeniem zwigzkdéw chemicznych, a transmisjg swiatta przez te zwigzki. Wykorzystujac
dtugosci fal, ktore sg pochtaniane przez dany materiat, mozna obliczy¢ stezenia tych
zwigzkow. W oksymetrii regionalnej zwigzkami mierzonymi sg hemoglobina, odtleniona
hemoglobina i tkanki.

Czujniki oksymetru wykorzystujg zastrzezony, opatentowany uktad emiteréw swiatta (diod
LED) i detektoréw swiatta (fotodiod). Uktad ten zapewnia skuteczny pomiar absorpciji ,tkanek
gtebokich”, koncentrujgcy sie na mézgu. Pomiar absorpcji jest w zasadzie niezalezny od cech,
nieregularnosci, czy substancji powierzchniowych lub podpowierzchniowych.

Zasada dziatania SpO,

Pulsoksymetria jest nieinwazyjng metoda wykorzystujgca fale czerwone i podczerwone
przechodzgce przez perfundowang tkanke, ktéra umozliwia wykrycie zmiennych sygnatow
wyzwalanych przez pulsacje w tetnicach. Dobrze natleniona krew jest jaskrawoczerwona,
stabo natleniona krew jest ciemnoczerwona. Pulsoksymetr okresla funkcjonalne wysycenie
tlenem hemoglobiny tetniczej (SpO,) na podstawie réznicy tych koloréw, dokonujgc pomiaru
stosunku pochtonietego promieniowania czerwonego i podczerwonego w trakcie fluktuaciji
objetosci przy kazdym uderzeniu tetna.

Test dokladnosci rSO,

Firma Nonin Medical, Inc. przeprowadzita testy doktadnosci rSO,. Ponizej zamieszczony jest
opis tych testow:

8003CA/8004CA/8204CA

Test doktadno$ci pomiaru rSO, zostat przeprowadzany przez niezalezne laboratorium
badawcze w warunkach wymuszonej hipoksji na zdrowych osobnikach, ktorzy ukonczyli

18 lat, nie palacych tytoniu, o karnacji od jasnej do ciemnej. Wartosc¢ regionalnego wysycenia
tlenem hemoglobiny (rSO2) zmierzona za pomocg czujnikow zostata poréwnana z poziomem
tlenu w hemoglobinie tetniczej / zylnej (SavO2), okreslonego na podstawie probek krwi zylnej
i tetniczej. Model zastosowany do krwi mézgowej sktadat sie w 70% z krwi zylnej i w 30% z
krwi tetniczej i mozna go stosowac¢ w warunkach normokapnii. Krew zylna byfa pobierana z
prawej opuszki zyty szyjnej. Doktadnos$¢ wskazan czujnikow w poréwnaniu z pomiarami
uzyskanymi z analizatora gazometrycznego krwi okreslona dla rSO2 w zakresie 45 - 100%.
Dla wszystkich osobnikow doktadnos¢ danych zostata obliczona przy uzyciu Sredniej
kwadratowej (warto$¢ A,ys) wg normy ISO 80601-2-61, Medyczne urzgdzenia elektryczne—
Szczegdblne wymogi dotyczgce podstawowych zasad bezpieczehstwa i dziatania urzgdzen
pulsoksymetrycznych.
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8004CB/8004CB-NA

Test doktadnosci rSO, zostat przeprowadzony w laboratoriach cewnikowania serca na
chorych pacjentach pediatrycznych ptci meskiej i zenskiej w wieku od 4 dni do 10 lat o karnaciji
skoéry od jasnej do ciemnej. Wartos¢ regionalnego wysycenia tlenem hemoglobiny (rSO,),
zmierzona za pomocg czujnikow, jest poréwnywana z poziomem tlenu w hemoglobinie
tetniczej/zylnej (SavO,), okreslanego z probek krwi zylnej i tetniczej. Model zastosowany do
krwi mézgowej sktadat sie w 70% z krwi zylnej i w 30% z krwi tetniczej. Krew zylna byta
pobierana z prawej opuszki zyly szyjnej. Doktadnos¢ wskazan czujnikdw w poréwnaniu z
pomiarami uzyskanymi z analizatora gazometrycznego krwi okreslona dla rSO2 w zakresie
45 - 95%. Dla wszystkich osobnikow doktadnos¢ danych zostata obliczona przy uzyciu
Sredniej kwadratowej (wartos¢ A,s) wg normy ISO 80601-2-61, Medyczne urzadzenia
elektryczne—Szczegdlne wymogi dotyczgce podstawowych zasad bezpieczenstwa i
dziatania urzadzen pulsoksymetrycznych.

Test doktadnosci SpO,

Test doktadnosci pomiaru SpO, zaréwno w warunkach ruchu jak i spoczynku zostat
przeprowadzany przez niezalezne laboratorium badawcze w warunkach wymuszonej hipoksiji
na zdrowych osobnikach ptci meskiej i zenskiej, ktére ukonczyty 18 lat, nie palacych tytoniu, o
karnacji od jasnej do ciemnej. Wynik pomiaru wysycenia hemoglobiny tetniczej (SpO5,)
uzyskany przy uzyciu czujnikow poréwnywany byt z zawartoscig tlenu w hemoglobinie
tetniczej (Sa0O,), wyznaczong na podstawie prébek krwi przy uzyciu CO-oksymetru
laboratoryjnego. Doktadnosé wskazan czujnikdow w poréwnaniu z pomiarami CO-oksymetrem
mierzona dla zakresu SpO, w przedziale 70 — 100%. Dla wszystkich osobnikéw doktadno$c¢
danych zostata obliczona przy uzyciu Sredniej kwadratowej (warto$¢ A,,s) Wg normy

ISO 80601-2-61, Medyczne urzadzenia elektryczne—Szczegoline wymogi dotyczace
podstawowych zasad bezpieczenstwa i dziatania urzadzen pulsoksymetrycznych.

Test czestosci tetna (w ruchu i spoczynku)

W tescie tym okreslano doktadnos¢ pomiaru czestosci tetna przy uzyciu pulsoksymetru, w
obecnosci i bez artefaktu ruchu symulowanego przez tester pulsoksymetryczny. Wyniki tego
testu wskazuja, czy oksymetr spetnia kryteria ISO 80601-2-61 dla mierzenia czestosci tethaw
warunkach symulacji ruchu, drzenia i gwattownych impulséw ruchowych.

Testowanie doktadnosci w warunkach niskiej perfuzji

W tescie tym za pomocg oksymetru dokonywane sg odczyty czestosci tetna generowanego
przy uzyciu symulatora SpO,, z regulacjg ustawien amplitudy przy réznych poziomach SpO,.
Doktadnos¢ oksymetru musi by¢ zgodna z norma ISO 80601-2-61 dla czestosci tetna i SpO,
przy najnizszej mozliwej amplitudzie tetna (modulacji 0,3%).
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Specyfikacje

f PRZESTROGA: Urzadzenie zostato zaprojektowane do uzytku w obrebie okreslonych
zakresow. Uzytkowanie poza tymi zakresami nie zostato zbadane i moze by¢ przyczyng
niewtasciwego dziatania oksymetru.

Wyswietlany zakres wysycenia tlenem:
rSO,: od 0 do 100%
SpO,: od 0 do 100%

Wyswietlany zakres czestosci tetna: od 18 do 300 uderzen na minute

Doktadnosé czujnika: Informacje na temat deklarowanej doktadnosci danych dla
kompatybilnych czujnikéw podano w instrukcji obstugi
urzadzenia. Instrukcje uzytkowania czujnikéw podano na
dysku CD zawierajgcym instrukcje obstugi.

Dtugosci fal pomiarowych i moc Szczegdty podano w Instrukcji uzytkowania czujnika.

wyj$ciowa?: Instrukcje uzytkowania czujnikéw podano na dysku CD
zawierajgcym instrukcje obstugi.

Poziom gtosnosci alarmu (w odl. 1 m): 15 75dBA
8: 61 dBA

Poziom gtosnosci sygnatu

informacyjnego (w odl. 1 m): 67 dBA

Pamie¢: 840 godzin (wlgczone 2 kanaty)

420 godzin (wtaczone 4 kanaty)
280 godzin (wtgczonych 6 kanatow)

Temperatura (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):

Robocza: 0 Cdo 40 °C
Przechowywania/transportu: -30 C do 70 °C

Wilgotnos¢ (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):
Robocza: 15% do 93% bez kondensac;ji

Przechowywania/transportu: do 93% bez kondensacji

Wysokos$¢ n.p.m. (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):
Robocza: 0 do 4 000 metrow

Wymogi dotyczace zasilania
(sieciowego): 100 — 240 VAC 50 - 60 Hz

a. Informacje te sg szczegolnie przydatne dla klinicystow prowadzacych terapie fotodynamiczna.
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Zasilanie wewnetrzne:

Bateria:

bateria litowo-jonowa 7,4 V, 3,8 Ah gdy natadowana

Okres eksploatacyjny (w petni natadowana
bateria przy domysinym ustawieniu
kontrastu):

Dopuszczalny okres przechowywania:

Czas tadowania do poziomu 90%:

minimum 6 godzin (wtgczony 1 kanat)
minimum 3 godziny (wtgczone 2 kanaty)
minimum 2 godziny (wtgczone 4 kanaty)
minimum 1 godzina (wtgczonych 6 kanatéw)

min. 20 dni

maks. 2,5 godziny

Wymiary:
X-100M:

X-100H:

X-100SP:

wys. 305 mm x szer. 180 mm x gt. 130 mm
(wys. 7,2 cala x szer. 12,0 cali x gt. 5,0 cali)

szer. 105 mm x wys. 66 mm x gt. 22 mm z kablem 4,0 m
(szer. 4,14 cala x wys. 2,6 cala x gt. 0,86 cala z kablem 13,1 ft)

wys. 21,4 mm x szer. 21,7 mm x dt. 72,7 mm
(wigczajgc odprezenie) z kablem 0,75 m
(wys. 0,84 cala x szer. 0,85 cala x dt. 3,1 cala
(wlgczajac odprezenie) z kablem 2,5 ft)

INT-100:

Okoto 40,6 cm

Masa:
X-100M:
X-100H:
X-100SP:
INT-100:

W przyblizeniu 900 graméw (2 funty)
243 gramy (8,6 uncji)
40 gramy (1,4 unciji)

W przyblizeniu 19 gramow

Gwarancja:

X-100M, X-100SP, X-100H, X-100HH,
X-100EC:

Pakiet baterii X-100M, INT-100:

1 rok
1 rok

Klasyfikacja wedtug IEC 60601-1 / CAN/CSA-C22.2 No. 601.1 / UL60601-1:

Rodzaj zabezpieczenia:

Stopienh zabezpieczenia:

Tryb pracy:

Zasilanie wewnetrzne (baterie).
Klasa Il z zasilaczem AC.

Czes¢ aplikacyjna typu BF zabezpieczona przed
wytadowaniem elektrycznym podczas defibrylaciji

Ciagty

Stopien odpornosci ostony na infiltracje ciat obcych (IP):

X-100M, X-100H, X-100SP:

IP32
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Nadajnik

Zgodnosé z technologig Bluetooth:  wersja 2.0
Czestotliwos¢ robocza: od 2,4 do 2,4835 GHz
Moc wyjsciowa: <20 dBm

Zakres roboczy:

promien 100 metrow wewnatrz
(na linii wzroku przy podigczeniu do urzgdzenia klasy )

Topologia sieci:

gwiazda

Praca:

Podlegte technologii Bluetooth

Typ anteny:

wewnetrzna

Typ modulaciji:

Modulacja GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)

Szerokos¢ pasma:

1 MHz

Obstugiwane profile Bluetooth:

Profil portu szeregowego (SPP)

Tryb zabezpieczenia:

Tryb 2 (zabezpieczenie na poziomie ustugi)

Uwierzytelnienie i kodowanie:

We wszystkich kanatach danych (przychodzacych i
wychodzacych)

Wielkos¢ klucza kodowania:

do 128 bitow
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Instrukcja instalacji monitora zewnetrznego

Monitory Philips

Uniwersalny system do oksymetrii Model X-100 SenSmart komunikuje sie z systemem
monitorowania pacjenta Philips za posrednictwem modutu interfejsu i kabla (rysunek 32 i 34).
Szczegdbtowy opis procedury zamieszczono w czesci ,Ustawienie podtgczenia”.

Elementy systemu
» System do oksymetrii Nonin Model X-100

» System monitorowania pacjenta Philips IntelliVue™ (MP40/50/60/70/90, MX600/700/800,
dziatajgcy w oparciu o oprogramowanie w wersji H.0 lub wyzszej)

Elementy VueLink

* Modut interfejsu Philips M1032A#A05 VueLink Auxiliary Plus (Typ B) z cyfrowym
sterownikiem otwartego interfejsu (nr kat. Philips M1032-60605)

» Kabel interfejsowy VueLink Open Interface z 9-bolcowym ztgczem (nr kat. Philips M1032-61699)
» Podrecznik dla modutu Philips M1032A VueLink (nr kat. Philips M1032-9000D)

Elementy IntelliBridge

* Modut interfejsu IntelliBridge EC10 (nr kat. Philips 865115 #A01), obstuguje sterownik
otwartego interfejsu urzadzenia IB-ED101-A.2

* Modut IntelliBridge EC5 ID (nr kat. Philips 865114 #104)
» Kabel krosowy, CATS5 lub lepszy, podtgczenie bezposrednie

* Instrukcja obstugi i informacje dotyczgce serwisu urzadzen wykorzystujgcych otwarty
interfejs IntelliBridge (nr kat. Philips 4534 642 15921)

Dane techniczne dotyczace podigczen

Predkos¢ transmisji (komunikacja aparatu X-100M z modutem interfejsu): 19200
Dtugosé stowa: 8 bitéw

Bit startu: 1

Bit stopu: 1

Parzystos¢: Nie ma
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Podtaczenie aparatu X-100M do monitora Philips

Po podtgczeniu aparatu X-100M do monitora Philips, aparat X-100M bedzie przesyta¢ dane
numeryczne pacjenta (rSO, i AUC), jak réwniez alarmy pacjenta i sprzetu, do monitora
Philips. Monitor Philips z modutem interfejsu VueLink moze wyswietla¢ jednoczesnie do

6 wartosci numerycznych. Monitor Philips z modutem interfejsu IntelliBridge EC10 moze
wyswietla¢ jednoczesnie do 8 warto$ci numerycznych.

Procedure podtgczenia nalezy wykonac tylko raz. Po jej zakonczeniu, komunikacja pomiedzy
aparatem X-100M a monitorem Philips powinna odbywac¢ sie nawet po odtgczeniu/ponownym
podtagczeniu aparatu X-100M lub wytgczeniu/wigczeniu zasilania.

UWAGI:

» Protokot otwartego interfejsu jest jednokierunkowy. Monitor Philips moze wyswietli¢ dane
z aparatu X-100M, jednak nie ma on zdolnosci zdalnego sterowania aparatem X-100M.

» Ze wzgledu na specyficzne wtasciwosci protokotu otwartego interfejsu, transmisja danych
z aparatu X-100M do monitora Philips moze by¢ opdzniona o kilka sekund.

Konfiguracja aparatu X-100M

Aparat X-100M jest urzgdzeniem typu ,plug and play”. Nie wymaga on zadnej konfiguraciji
z monitorem Philips. Komunikacja rozpoczyna sie automatycznie po wykryciu przez aparat
podtgczenia.

UWAGA: Jezeli podczas pracy nastgpi zmiana jezyka na wyswietlaczu aparatu X-100M,
jezyk na monitorze Philips ulegnie zmianie, dopdki nie nastgpi wytgczenie i ponowne
wigczenie aparatu X-100M.

Instalacja i konfiguracja modutu interfejsu

Modut interfejsu musi by¢ zainstalowany przez technika autoryzowanego przez firme Philips.
W trakcie instalacji technik dokona aktywacji modutu, ktéry bedzie wspotpracowat z dowolnym
urzgdzeniem zewnetrznym, obstugujagcym modut otwartego interfejsu.

UWAGA: Ponizsza instrukcja dotyczy monitora pacjenta IntelliVue MPS50 firmy Philips.
W przypadku innych modeli IntelliVue procedura ustawiania podtgczenia moze nieznacznie
sie réznic.

Ustawienie podtgczenia - VuelLink
Aby podigczy¢ aparat X-100M do monitora Philips:

1. Wylgczy¢ monitor Philips.

2. Sprawdzi¢, czy modut interfejsu VueLink zostat wprowadzony do stelazu modutu monitora
Philips (wykonuje technik autoryzowany przez firme Philips).

3. Do modutu interfejsu VueLink podtgczy¢ kabel potgczeniowy VueLink (patrz rysunek 32).
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4. Podigczy¢ kabel VuelLink do szeregowego portu danych RS-232 w tylnej czesci aparatu
X-100M. Za pomoca $rub zamocowac¢ kabel do szeregowego portu danych.

UWAGA: Nie nalezy uzywac kabli przedtuzajgcych RS-232.

5. Wigczy¢ aparat X-100M.

6. Wigczy¢ monitor Philips. Sprawdzi¢, czy lampka LED otwartego interfejsu na module
interfejsu VueLink swieci sie. Wskazuje to, ze modut zostat prawidtowo rozpoznany i
skonfigurowany przez monitor Philips (jezeli modut interfejsu VueLink nie zostat
skonfigurowany, nalezy skontaktowac sie z technikiem autoryzowanym przez firme Philips).

7. Komunikacja pomiedzy aparatem X-100M i monitorem Philips powinna nawigzac sie w
ciggu okoto 45 sekund. Gdy komunikacja zostanie nawigzana, z lewej strony ekranu
aparatu X-100M wyswietli sie MPM (tryb wieloparametrowy) (rysunek 33).

Modut .
interfejsu Monitor
VueLink Philips

MP50

Szeregowy
port danych
RS-232

Aparat Nonin X-100M —
widok tylny

Rysunek 32. Podtaczenie aparatu X-100M do monitora Philips za posrednictwem VueLink
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Rysunek 33. Wskaznik Philips na wyswietlaczu aparatu Model X-100M

Ustawienie podtgczenia - IntelliBridge

Aby podtgczy¢ aparat X-100M do monitora Philips:

1.
2.

Wytgczy¢ monitor Philips.

Sprawdzié, czy modut interfejsu EC10 zostat wprowadzony do stelazu modutu monitora
Philips (wykonuje technik autoryzowany przez firme Philips).

Do modutu interfejsu EC10 podtgczy¢ kabel krosowy IntelliBridge (patrz rysunek 34).
Podtgczy¢ kabel krosowy do modutu IntelliBridge EC5 ID.

Podtgczy¢é modut EC5 do szeregowego portu danych RS-232 w tylnej czesci aparatu
X-100M. Za pomocg srub zamocowac¢ modut do szeregowego portu danych.

UWAGA: Nie nalezy uzywac kabli przedtuzajgcych RS-232.

6.
7.

Wiaczy¢ aparat X-100M.

Wigczy¢ monitor Philips. Sprawdzi¢, czy lampka LED otwartego interfejsu na module
interfejsu Swieci sie. Wskazuje to, ze modut zostat prawidtowo rozpoznany i
skonfigurowany przez monitor Philips (jezeli modut interfejsu nie zostat skonfigurowany,
nalezy skontaktowac sie z technikiem autoryzowanym przez firme Philips).
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8. Komunikacja pomiedzy aparatem X-100M i monitorem Philips powinna nawigza¢ sie w
ciggu okoto 45 sekund. Gdy komunikacja zostanie nawigzana, z lewej strony ekranu
aparatu X-100M wyswietli sie MPM (tryb wieloparametrowy) (rysunek 33).

Modut interfejsu
IntelliBridge EC10 Monitor
Philips

MP50

Kabel krosowy
Szeregowy port
danych RS-232

IntelliBridge
EC5ID

Aparat Nonin X-100M — widok tylny

Rysunek 34. Podtaczenie aparatu X-100M do monitora Philips za posrednictwem
IntelliBridge

Konfiguracja wyswietlacza monitora Philips

Dane numeryczne przestane z aparatu X-100M do monitora Philips zalezg od rodzaju
uzywanego modutu interfejsu Philips.

Modut interfejsu VueLink - rSO, i AUC, zmierzone w czasie rzeczywistym aparatem Nonin
X-100M, transmitowane sg do monitora Philips za posrednictwem modutu interfejsu VueLink.
Jednoczesnie moze by¢ przesytanych maksymalnie 12 wartosci numerycznych; na monitorze
Philips moze zosta¢ wyswietlonych maksymalnie 6 wartosci numerycznych dotyczgcych
pacjenta.

Modut interfejsu IntelliBridge EC10 - rSO, i AUC, zmierzone w czasie rzeczywistym
aparatem Nonin X-100M, transmitowane sg do monitora Philips za posrednictwem modutu
interfejsu EC10. Jednoczesnie moze by¢ przesytanych maksymalnie 12 wartosci
numerycznych; na monitorze Philips moze zosta¢ wyswietlonych maksymalnie 8 wartosci
numerycznych dotyczgcych pacjenta.
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DomysIne wartosci numeryczne to rSO, dla kanatéw 1 do 6. Trendy danych rSO, dla kanatow
od 1 do 4 dostepne sg na monitorach Philips IntelliVue MP40 do IntelliVue MP9O0, korzystajgcych
z wersji H.0 i wyzszej.

UWAGA: Monitor Philips moze jednoczes$nie zmiesci¢ kilka modutéw interfejsu. Sg one
oznaczone jako AUXILIARY PLUS 1, AUXILIARY PLUS 2 itd. Nalezy pamietaé o wyborze
witasciwego identyfikatora.

Ustawienie monitora Philips z modutem interfejsu VueLink w celu wyswietlenia
danych numerycznych z aparatu X-100M

1. Podtgczy¢ aparat X-100M do monitora Philips (patrz czes¢ ,Ustawienie podtgczenia”).
2. Sprawdzi¢, czy aparat X-100M i monitor Philips sg wigczone.

3. Na monitorze Philips wejs¢ do Trybu konfiguracji, wybierajgc klawisz Ustawienia gtéwne
(Main Setup).

4. Wybrac Tryby pracy (Operating Modes).
Wybra¢ Konfig (Config).

6. Wprowadzi¢ 5-cyfrowe hasto konfiguracji i nacisng¢ Enter. Hasto mozna znalez¢ w
Podreczniku konfiguracji monitora Philips.

7. Monitor Philips wejdzie w tryb konfiguraciji.
8. Wybra¢ Ustawienia gtéwne (Main Setup).
9. Wybra¢ Pomiary (Measurements).

10. Wybra¢ NONIN X-100M (zob. uwaga nizej). Otworzy sie okno ustawien aparatu NONIN X-
100M.

o

UWAGA: Jezeli komunikacja pomiedzy aparatem X-100M i monitorem Philips nie zostata
nawigzana, w menu Pomiary (Measurements) zamiast NONIN X-100M pojawi sie VueLink X
(gdzie X jest numerem modutu Vuelink). Wybra¢ VueLink X.

UWAGA: Po wybraniu NONIN X-100M nastgpi resynchronizacja VueLink z X-100M, podczas
ktorej nastgpi wstrzymanie pracy monitora Philips. Po chwili wyswietlg sie wartosci.

11. Wybra¢ Wielko$¢ numeryczna (Numeric #) w celu dokonania aktualizaciji.

a. Na prawo od wartosci numerycznych wyswietli sie rozwijana lista, zawierajgca
dostepne i znajdujgce sie w uzyciu wartosci numeryczne. UWAGA: Na koncu wartosci
numerycznej wyswietli sie numer kanatu aparatu X-100M (np. AUC 1, rSO,-3).

b. Wybra¢ dostepng wartos¢ numeryczng. Jezeli wartos¢ numeryczna jest wyszarzona,
oznacza to, ze znajduje sie ona w uzyciu.

c. Powtarza¢ zgodnie z potrzeba, dopdki nie zostanie przypisanych 6 wartoSci
numerycznych.

12. Uzytkownik moze réwniez ustawi¢ alarmy urzgdzenia (dostepne opcje to
.Zaakceptowany” (,Accepted”) i ,Ignorowany” (,Ignored”). Wartosci numeryczne w
aparacie X-100M wyswietlg sie w wybranym kolorze.

13. Po zakonczeniu ustawieh wybraé Zapisz w module (Store to Module), aby zapisa¢
ustawienia w module VueLink. Inne opcje to Przywré¢ z modutu (Restore from module)
i Przywotaj warto$ci domysine modutu (Recall Mod. Def.).

14. Na pasku zadan Potwierdz (Please Confirm) uzytkownik zostanie poproszony o wybér
opcji Potwierdz (Confirm), aby zachowa¢ nowe ustawienia. Wybrac¢ Potwierdz (Confirm).

GO NONIN
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15. Monitor Philips zachowa wartosci aktywne jako warto$ci domysine uzytkownika.
16. Zamkna¢ okno ustawien aparatu NONIN X-100M.

17. Zamkna¢ okno Pomiary (Measurements).

18. Zamkna¢ okno Ustawienia gtéwne (Main Setup).

19. Aby umiesci¢ wartos¢ numeryczng na monitorze Philips:

a. Wybra¢ odpowiednig konfiguracje ekranu dla monitora Philips (informacje na temat
konfiguracji ekranu podano w Instrukcji uzytkowania monitora pacjenta Philips
IntelliVue [Philips P/N M8000-9001K]).

b. Za pomoca ekranu dotykowego lub pokretta nawigacji wybra¢ na monitorze Philips
lokalizacje numeryczng. Na monitorze wyswietli sie biata ramka.

c. Wybra¢ bialg ramke, aby otworzy¢ okno Zmieh wartosci numeryczne (Change Numeric).

UWAGA: Jezeli okno Zmien wartosci numeryczne (Change Numeric) nie otworzy sie,
oznacza to, ze dla wartosci numerycznych aparatu X-100M lokalizacja jest niedostepna.

d. Przewing¢ do gory, aby zobaczy¢ 6 wartosci numerycznych.
e. Wybra¢ wartos¢ numeryczng w celu wyswietlenia jej na monitorze Philips.
f. Powtdrzy¢, aby wyswietli¢ do 6 warto$ci numerycznych.

20. Wyjs¢ z trybu konfiguracji poprzez wytgczenie monitora Philips.

21. Ponownie wtgczyé monitor Philips. Monitor jest gotowy do uzytku.

Ustawienie monitora Philips z modutem interfejsu IntelliBridge w celu
wySwietlenia danych numerycznych z aparatu X-100M

1. Podtgczy¢ aparat X-100M do monitora Philips (patrz czes¢ ,Ustawienie podtgczenia”®).
2. Sprawdzi¢, czy aparat X-100M i monitor Philips sg wigczone.

3. Na monitorze Philips wejs¢ do Trybu konfiguracji, wybierajac klawisz Ustawienia gtéwne
(Main Setup).

4. Wybrac¢ Tryby pracy (Operating Modes).
Wybra¢ Konfig (Config).

6. Wprowadzi¢ 5-cyfrowe hasto konfiguracji i nacisng¢ Enter. Hasto mozna znalez¢ w
Podreczniku konfiguracji monitora Philips.

7. Monitor Philips wejdzie w tryb konfiguraciji.
8. Wybra¢ Ustawienia gtéwne (Main Setup).
9. Wybra¢ Pomiary (Measurements).

10. Wybra¢ Urzadzenie pomocnicze (Auxiliary Device) (zob. uwaga nizej). Otworzy sie
okno Ustawienie urzgdzenia pomocniczego (Setup Auxiliary Device).

o

UWAGA: Po wybraniu Urzgdzenie pomocnicze (Auxiliary Device) nastapi resynchronizacja
modutu interfejsu z X-100M, podczas ktérej nastgpi wstrzymanie pracy monitora Philips.
Po chwili wy$wietlg sie wartosci.

11. Wybrac Sterownik urzgdzenia (Device Driver).
12. Wybra¢ Ustawienie wartosci numerycznych (Setup Numerics).

a. Na prawo od wartosci numerycznych wyswietli sie rozwijana lista, pokazujgca
znajdujgce sie w uzyciu wartosci numeryczne. UWAGA:Na koncu wartosci
numerycznej wyswietli sie numer kanatu aparatu X-100M (np. AUC 1, rSO,-3).
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b. Wartosci numeryczne mozna dodawac lub usuwac. Aby dodaé, nalezy wybra¢ Dodaj
(Add). Wyswietli sie rozwijana lista wartosci numerycznych. Wybra¢ dostepng wartos¢
numeryczng. Jezeli warto§€ numeryczna jest wyszarzona, oznacza to, ze znajduje sie
ona w uzyciu.

c. Powtarzaé zgodnie z potrzebg, dopdki nie zostanie przypisanych 8 wartosci
numerycznych.

d. Zamkng¢ okno Ustawienie wartosci numerycznych (Setup Numerics).

13. W oknie Ustawienie urzadzenia pomocniczego (Auxiliary Device window) wybra¢ Interfejs
otwarty (Open Interface).

a. Alarmy urzadzenia: Dostepne opcje to Zaakceptowany (Accepted) i Ignorowany
(Ignored).
b. DomyslIny kolor: Wartosci numeryczne w aparacie X-100M wyswietlg sie w wybranym
kolorze.
14. Zamknac¢ okno Ustawienie urzgdzenia pomocniczego (Setup Auxiliary Device).
15. Zamkna¢ okno Pomiary (Measurements).
16. Zamkng¢ okno Ustawienia gtéwne (Main Setup).
17. Aby umiesci¢ wartos¢ numeryczng na monitorze Philips:

a. Wybra¢ odpowiednig konfiguracje ekranu dla monitora Philips (informacje na temat
konfiguracji ekranu podano w Instrukcji uzytkowania monitora pacjenta Philips
IntelliVue [Philips P/N M8000-9001K]).

b. Za pomocg ekranu dotykowego lub pokretta nawigacji wybra¢ na monitorze Philips
lokalizacje numeryczng. Na monitorze wyswietli sie biata ramka.

c. Wybra¢ biatg ramke, aby otworzy¢ okno Zmien wartosci numeryczne (Change
Numeric).

UWAGA: Jezeli okno Zmien wartosci numeryczne (Change Numeric) nie otworzy sie,
oznacza to, ze dla warto$ci numerycznych aparatu X-100M lokalizacja jest niedostepna.

d. Przewing¢ do gory lub do dotu, aby wyswietli¢ 8 wartosci numerycznych.
e. Wybrac¢ warto$¢ numeryczng w celu wyswietlenia jej na monitorze Philips.
f. Powtdrzyc¢, aby wyswietli¢ do 8 wartosci numerycznych.

18. WYyjs¢ z trybu konfiguracji poprzez wytgczenie monitora Philips.

19. Ponownie wtgczy¢ monitor Philips. Monitor jest gotowy do uzytku.

Alarmy

Protokét otwartego interfejsu rozréznia dwa typy alarméw: alarmy dotyczgce pacjenta i alarmy
dotyczace urzadzenia (zwane réwniez stanami niesprawnosci ,inops”).

W danej chwili, dla danego typu alarmu na monitorze Philips moze zosta¢ wyswietlony tylko
jeden tekst komunikatu alarmowego. Dlatego kazdemu alarmowi i stanowi inop przypisano
priorytet. Wszystkie inne funkcje zwigzane z alarmami (np. miganie danych, usuniecie
wartosci z wyswietlacza) dwdéch lub wiecej aktywnych alarméw mogg wystepowaé
jednoczesnie.
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UWAGI:

* Domyslnie nastepuje dezaktywacja alarmow. Aktywacja wymaga dostepu do trybu
konfiguracji monitora i moze zosta¢ wykonana wytgcznie przez personel techniczny.

* Modut interfejsu nie stwarza mozliwosci emitowania przy t6zku pacjenta przez monitor

Philips sygnatéw dzwiekowych alarméw dotyczgcych pacjenta lub inops, generowanych
przez aparat X-100M.

Alarmy dotyczace pacjenta
Protokot otwartego interfejsu okresla dwa typy alarmoéw dotyczacych pacjenta:

+ Alarmy czerwone Wskazujg one na sytuacje stanowigce potencjalne zagrozenie zycia
i wymagajg natychmiastowej reakcji.

« Alarmy zé6tte: Wskazujg na sytuacje inne niz krytyczne. Wymagana jest reakcja, lecz
znaczenie jest mniej krytyczne.

Komunikaty alarmowe

Na monitorach pacjenta Philips IntelliVue komunikaty zwigzane z czerwonymi alarmami moga
wyswietla¢ sie w gérnym prawym rogu ekranu monitora. Komunikaty zwigzane z zottymi

alarmami mogg wyswietla¢ sie posrodku w gornej czesci monitora. Wiecej informacji na temat
komunikatow alarmowych na monitorze Philips podano w dokumentacji dotyczgcej monitora.

Wskazniki stanu alarmowego

Wskazniki stanu alarmowego na monitorze pacjenta Philips IntelliVue mogg by¢ umieszczone
w gornej czesci monitora z lewej strony. Wiecej informaciji na temat wskaznikéw alarmowych
na monitorze Philips podano w dokumentacji dotyczgcej monitora.

Tabela 17. Alarmy dotyczace pacjenta na monitorze Philips

Alarm X-100M Priorytet alarmu Co ukaze sie na wyswietlaczu Philips

Warto$ci numeryczne migaja.
Dolna granica rSO, |Czerwony Wyswietli sie NISKI ***rSO, (***rSO, LOW).
Wskaznik alarmowy miga na czerwono.

Warto$ci numeryczne migaja.
Gorna granica rSO, | Czerwony Wyswietli sie WYSOKI ***rSO, (***rSO, HIGH).
Wskaznik alarmowy miga na czerwono.

Warto$ci numeryczne migaja.

Wyswietli sie OSTRZEZ. NISKI **rSO, (*rSO,
LOW WARN).

Wskaznik alarmowy miga na zétto.

Ostrzezenie Dolna

granica rSO, Zotty

UWAGA: Wiecej informacji na temat alarméw w aparacie X-100M podano w rozdziale
LAlarmy”.
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Alarmy dotyczace urzadzenia

Monitor Philips wyswietla alarmy dotyczace sprzetu jako ,inops” lub ,stany niesprawnosci’.
Kazdy inop przekazuje informacje albo o prawidtowosci wszystkich pomiaréw, ktérych dotyczy
(inop ogdlny), albo o prawidtowosci okreslonej wartosci numerycznej. Od rodzaju tej informacji
zalezy sposob wyswietlenia wartosci numerycznej na monitorze Philips IntelliVue (tj. moze

ona miga¢ lub mie¢ postac ,-?-").

Na monitorze pacjenta Philips IntelliVue komunikaty inops sg wyswietlane w lewym goérnym
rogu ekranu. Komunikaty inop sg niebieskie. Wiecej informacji na temat komunikatéw
dotyczacych sprzetu na monitorze Philips podano w dokumentacji dotyczgcej monitora.

Tabela 18. Alarmy dotyczace sprzetu na monitorze Philips

'Alarm X-100M
(Sredni priorytet)

Co ukaze sie na wyswietlaczu Philips

Btad komunikacji poda

Dane numeryczne znikajg.

Wyswietli sie BLAD KOM SP rSO, (rSO, SP COMM
ERR).

Btad czujnika

Dane numeryczne znikaja.

Wyswietli sic BLAD CZUJNIKA rSO, (rSO, SENSOR
FAULT).

Alarm czujnika (alarm jakosci
sygnatu)

? wyswietli sie obok etykiety numeryczne;j.

Wyswietli sie ALARM CZUJNIKA rSO, (rSO, SENSOR
ALARM).

Alarm czujnika
Niedostepne dane rSO, (rSO, Data
Unavailable)

Dane numeryczne znikaja.

Wyswietli sie rSO, UNAVAILABLE
(rSO, UNAVAILABLE).

Niski stan natadowania baterii

Wyswietli sie NISKI STAN BATERII SENSMART
(SENSMART LOW BATT).

Krytycznie niski stan natadowania
baterii

Wyswietli sie KRYTYCZNIE NISKI STAN BATERII
(SENSMART CRIT BATT).

Kody btedéw

Dane numeryczne znikajg.
Wyswietli sie BLAD SENSMART (SENSMART ERROR).
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