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Indikéacie na pouZitie / Zamyslané pouZitie / Uréeny ucel

GO NONIN

Indikacie na pouzitie / Zamyslané pouzitie /
Urceny ucel

Univerzalny oxymetricky systém SenSmart™ X-100 od spolo¢nosti Nonin je modularny systém,
ktory je ur€eny na suCasné meranie, zobrazovanie, monitorovanie a zaznamenavanie az Siestich
(6) kanalov funkénej saturacie kyslika arterialnym hemoglobinom (SpO,) a pulzovej frekvencie
alebo cerebralnej alebo somatickej saturacie kyslika hemoglobinom (rSO,) v krvi pod senzorom.
Populacie pacientov zahffaju dospelych pacientov, pediatrickych pacientov, dojCiat a
novorodencov pomocou senzorov kompatibilnych so systémom SenSmart.

Systém SenSmart je urCeny na pouZzitie v nemocniciach, zariadeniach dlhodobej starostlivosti,
zdravotnickych zariadeniach, spankovych laboratériach a subakutnych prostrediach.
Systém X-100 SenSmart sa mbze pouzivat na okamzitu kontrolu a nepretrzité monitorovanie
s pacientskymi alarmami. Funkcia pulznej oxymetrie SenSmart (SpO,) je vhodna na pouzitie
pocas pohybu aj bez pohybu vratane pacientov, ktori su dobre alebo slabo perfundovani.

Klinické vyhody

Pulzné oxymetre Nonin umoziuju manazment pacientov tym, Ze poskytuju rychle, presné,
neinvazivne merania Kyslika v realnom Case, aby splinili ich zdravotné potreby.

ZvySkove riziko

ZvysSkoveé rizika su uvedené vo varovaniach a upozorneniach.

Varovania

Toto zariadenie nepouzivajte v prostredi MR.

Nebezpecenstvo vybuchu: Nepouzivajte vo vybuSnom prostredi alebo v pritomnosti horfavych anestetik
alebo plynov.

Tento systém nie je ur€eny na suasné pouzitie u viacerych pacientov.

Dalsie informacie o kontraindikéciach, varovaniach a upozorneniach najdete v prislusnych pokynoch pre senzor.

Toto zariadenie je uréené len ako pridavné zariadenie pri posudzovani stavu pacienta. Nesmie sluzit ako jediny
zaklad na diagnostické alebo terapeutické rozhodnutia. Musi sa pouZivat' v spojeni s inymi metédami hodnotenia
klinickych priznakov a symptémov.

S oxymetrom SenSmart pouzivajte len signalové procesory, senzory a prisluSenstvo znacky Nonin, inak moze
dojst k poraneniu pacienta. Tieto senzory su vyrobené tak, aby splfali Specifikacie tykajuce sa presnosti tohto
zariadenia. Pouzivanie senzorov inych vyrobcov méze mat za nasledok nespravny vykon oxymetra.

Skontrolujte miesta aplikacie senzora v sulade s pokynmi na pouzitie senzora, aby ste zaistili spravne zarovnanie
senzora a integritu pokozky. Citlivost’ pacienta na senzor sa moze lisit v zavislosti od zdravotného stavu alebo
stavu pokozky.

Vyhnite sa nadmernému tlaku na miesto(-a) aplikacie senzora, pretoze by mohlo déjst k poSkodeniu pokozky
pod senzorom.

VZdy pred pouzitim zariadenie skontrolujte. Nepouzivajte poSkodené zariadenie alebo senzor. Pred pouZitim
akéhokolvek senzora si pozorne precitajte navod na pouzivanie senzora, ktory obsahuje informacie o aplikacii
prislusného senzora.
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Varovania (Pokracovanie)

Aby ste predisli nespravnemu vykonu a/alebo zraneniu pacienta, pred pouZzitim skontrolujte kompatibilitu
monitora, senzora(-ov) a prislusenstva.

Nie su povolené Ziadne Upravy tohto zariadenia, pretoZe by to mohlo ovplyvnit vykon zariadenia.

Pocas spustania systému skontrolujte vSetky nastavenia alarmov a obmedzenia, aby ste sa uistili, Ze su
nastavené podla uréenia.

Chrante pred vystavenim vode alebo inej kvapaline, pri zapojenom aj odpojenom napajani AC.

Zariadenie pouzivajte iba s napajacimi zdrojmi, ktoré su Specifikované spolo¢nostou Nonin.

Rovnako ako v pripade vSetkych zdravotnickych pomocok, starostlivo vedte pacientske kable a pripojenia,
aby sa znizila moznost zamotania, uskrtenia alebo zakopnutia.

Na vzdialené monitorovanie pouzivajte monitor X-100M len v ramci uréeného rozsahu (priblizne 100 metrov
(300 stodp) sférického polomeru od monitora po vzdialené miesto). Presun mimo tohto rozsahu méze spésobit
chybajuce alebo stratené udaje na mieste vzdialeného monitorovania.

Ak sa na displeji zobrazi chybovy kéd E06, pamat’ sa vymaze.

Ak sa na displeji zobrazi chybovy kéd EQ9, predvolby zariadenia sa odstrania.

Ak sa na displeji zobrazi chybovy kéd E10, konfiguracia zariadenia sa odstrani.

V pripade alarmu nizkeho stavu batérie sa toto zariadenie vypne priblizne po 30 minatach.

Ak sa toto zariadenie pouziva v blizkosti alebo na inom vybaveni, zariadenie sa musi pozorne sledovat,
aby sa overila normalna prevadzka.

Batéria musi byt naindtalovana vzdy, ked je zariadenie v prevadzke — dokonca aj pri prevadzke s napajanim AC.
NEPOUZIVAJTE zariadenie bez nainstalovanej batérie.

Pouzivanie inych signalovych procesorov, senzoroy, prisluSenstva a kablov, ako su uvedené v zozname dielov
a prisluSenstva, moze viest k zvySeniu elektromagnetického vyzarovania a/alebo znizeniu odolnosti tohto
zariadenia.

Funkcie zavolania oSetrovatela a Bluetooth by sa nemali pouzivat ako primarny zdroj upozornenia na alarm.

Pouzivatel musi skontrolovat sparovanie zariadenia Bluetooth, aby sa zabezpedilo, Ze je dialkovo monitorovany
spravny pacient.

Uistite sa, ze v8etky hlasitosti alarmov su nastavené spravne a su pocutelné vo v8etkych situaciach.
Nezakryvajte ani inak neblokuijte Ziadne otvory reproduktorov.

Toto zariadenie je presny elektronicky pristroj a méze ho opravovat len kvalifikovany odborny personal. Oprava
zariadenia na mieste nie je mozna. Nepokus$ajte sa otvorit’ kryt alebo opravit elektroniku. Otvorenie krytu moze
spOsobit’ poskodenie zariadenia a zruSenie zaruky.

Zariadenie musi byt schopné spravne merat pulz, aby sa dosiahlo presné meranie SpO,. Predtym, ako sa
spofahnete na meranie SpO, skontrolujte, i ni€¢ nebrani meraniu pulzu.

Prevadzka tohto zariadenia pod minimalnou amplitddou 0,3 % modulacie méze spdsobit nepresné vysledky SpO,.

Hodnoty z tohto zariadenia méze ovplyvnit pouzitie elektrochirurgickej jednotky (ESU). Elektrochirurgické/
elektrokauterizacné nastroje uchovavajte mimo dosahu senzorov a signalovych procesorov, pretoze mézu
spdsobit’ poSkodenie alebo chybné hodnoty.

Ked sa na pacienta pouzije defibrilacné napéatie, monitor X-100M sa mdze vratit na obrazovku ponuky. X-100M
sa vrati na obrazovku monitorovania po vyprsani limitu obrazovky s ponukou (2 minuty) alebo pri interakcii
operatora (stlacte tlacidlo Menu).
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Varovania (Pokracovanie)

Pouzivatel je zodpovedny za implementaciu rozhrania medzi systémom zavolania oSetrovatela a modelom
X-100M a adekvatne otestovanie rozhrania medzi modelom X-100M a systémom zavolania oSetrovatela na
zaistenie prevadzky. Monitor X-100M nebol hodnoteny so Specifickymi systémami zavolania oSetrovatela.

Ak sa na viacerych monitoroch X-100M v jednej oSetrovatelskej oblasti pouzivaju rézne predvolby, mbze
vzniknuat nebezpecenstvo.

Prenosné RF komunika¢né zariadenia, ako s mobilné telefény alebo radia (vratane periférnych zariadeni, ako
su anténne kable a externé antény), by sa nemali pouzivat blizSie ako 30 cm (12 palcov) od ktorejkolvek Casti
systému ME, vratane kablov Specifikovanych vyrobcom. V opacnom pripade méze déjst k zhorSeniu vykonu
tohto zariadenia.

Dalsie informacie o kontraindikaciach, varovaniach a upozorneniach najdete v prislusnych pokynoch pre senzor.

/\ Upozornenia

Hodnota udajov rSO, zo systému nebola preukézana pri Specifickych chorobnych stavoch, za podmienok
hemoglobinopatie alebo klinickych stavov, ktoré mdzu ovplyvnit objem krvi alebo za hypokapnickych
a hyperkapnickych podmienok.

Ak pouZzivate toto zariadenie na operacnej sale, musi zostat mimo sterilného pola.

Pri mont&zi monitora na mobilny stip, montazi monitora nad 1,5 metra alebo montazi viac ako 2-kilogramového
zariadenia na stlp mdze déjst k prevrateniu, poSkodeniu zariadenia alebo zraneniu.

Toto zariadenie vyhovuje smernici IEC 60601-1-2 pre elektromagneticki kompatibilitu (EMC) zdravotnickych
elektrickych zariadeni a/alebo systémov. Tento Standard je navrhnuty tak, aby poskytoval primeranu ochranu
pred skodlivym ruSenim v typickej lekarskej instalacii. Z dévodu Sirenia radiofrekvenéného vysielacieho
zariadenia a inych zdrojov elektrického Sumu v zdravotnictve a inych prostrediach je v§ak mozné, ze vysoké
urovne takéhoto rusenia sp6sobeného blizkostou alebo silou zdroja mézu narusit vykon tohto zariadenia.
Zdravotnicke elektrické pristroje vyZaduju Specialne opatrenia tykajuce sa EMC a vSetky zariadenia musia byt
nainstalované a uvedené do prevadzky v sulade s informaciami o elektromagnetickej kompatibilite uvedenymi
v tejto prirucke.

Vystavenie radiofrekvenénému zZiareniu. Vyzarovany vystupny vykon zobrazovacieho zariadenia je vyrazne

pod limitmi vystavenia radiovym frekvenciam FCC. Zariadenie sa vSak musi pouzivat takym spdsobom, aby sa
minimalizoval potencial fludského kontaktu poas normalnej prevadzky. Aby ste prediSlo moznosti prekroCenia limitov
vystavenia radiovym frekvenciam FCC, po€as normalnej prevadzky sa zdrziavajte aspori 20 cm (8 palcov) od
vnutornej antény zobrazovacej jednotky. Monitor bol testovany a spifia povolené limity pre expoziciu.

Toto zariadenie je uréené na stanovenie regionalnej saturacie kyslika hemoglobinom v krvi pod senzorom pri
pouziti s regionalnymi oxymetrickymi senzormi SenSmart. Medzi faktory, ktoré mézu znizit vykon alebo
ovplyvnit presnost merania, patria:

- nadmerné okolité svetlo alebo priame - umiestnenie nad kostnatym vybezkom - karboxyhemoglobin a iné

slnecné svetlo, - nespravny typ senzora, dyshemoglobiny,
- nadmerny pohyb, - kozZné bariéry pouzivané medzi - hemoglobinopatie,
- elektrochirurgicka interferencia, senzorom a pokozkou pacienta, - billirubinémia a/alebo ikterus (zZltacka),
- kovova doska alebo iny cudzi predmet - anémia alebo nizke koncentracie - nenormokapnické alebo iné stavy,
v drahe senzora, hemoglobinu, ktoré ovplyvriuju objem krvi
- vlhkost' na pokozke, - indocyaninové zelené alebo iné
- nespravne zavedeny senzor, intravaskularne alebo tkanivové farbiva,
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Toto zariadenie je ur¢ené na stanovenie percentualnej hodnoty saturacie funkéného hemoglobinu arterialnym
kyslikom pri pouZiti so senzorom na pulznu oxymetriu SenSmart. Faktory, ktoré mézu znizit funkénost pulzného
oxymetra, zahfiaju:

- nadmerné okolité svetlo, - obmedzovace prietoku krvi (manzety - anémia alebo nizke koncentracie

- nadmerny pohyb, na meranie krvného tlaku, infazne hemoglobinu,

- elektrochirurgicka interferencia, hadicky atd.), - kardiovaskularne farbiva,

- vlhkost' v senzore, - nespravny typ senzora, - porucha &innosti hemoglobinu,

- nespravne zavedeny senzor, - slaba kvalita pulzu, - umelé nechty alebo lak na nechty,
- karboxyhemoglobin, - venozne pulzéacie, - zvy8ky (napr. zaschnuta krv, $pina,
- methemoglobin, mastnota, olej) v drahe svetla.

V pripade po$kodenia batérie hrozi nebezpecenstvo poziaru. Neposkodzujte, nezaobchadzajte nespravne,
nerozoberajte, neopravujte ani nevymienajte za nespecifikované komponenty.

Batérie Li-lon nenabijajte pri teplote 0 °C (32 °F) alebo nizSej, pretoze to mdze viest k vyraznému znizeniu
zivotnosti batérie.

Neaplikujte senzor na otvorenu ranu, ani na porezanu alebo oslabenu pokozku. Pred aplikovanim senzora(-ov)
skontrolujte miesto(-a) senzora.

Toto zariadenie nesmiete autoklavovat, sterilizovat, ponarat alebo striekat nan kvapalinu, alebo pouzivat
Zierave alebo abrazivne Cistiace prostriedky. Nepouzivajte Cistiace prostriedky alebo Cistiace vyrobky, ktoré
obsahuju chlorid aménny.

DodrZiavajte miestne, Statne a narodné predpisy tykajuce sa likvidacie alebo recyklacie zariadenia a
komponentov zariadenia, vratane batérii. Pouzivajte iba batérie schvalené spolo¢nostou Nonin.

V sulade s eurépskou smernicou o odpade z elektrickych a elektronickych zariadeni (OEEZ) 2002/96/ES sa
tento vyrobok nesmie likvidovat ako netriedeny komunalny odpad. Toto zariadenie obsahuje materialy OEEZ.
Informécie o spatnom odbere alebo recyklacii zariadenia vam poskytne vas distributor. Ak si nie ste isti, ako sa
obratit' na svojho distributora, obratte sa na spolo€nost’ Nonin, ktorad vam poskytne kontaktné udaje na vasho
distributora.

Ked je zariadenie zapnuté, udaje sa nepretrzite zapisuju do pamate. Ak sa zaplni cela pamat, pri zapise novych
Udajov sa prepiSu Casti najstarSieho zaznamu.

Nastavenie limitov alarmov na extrémne hodnoty méze spbsobit, Ze bude systém alarmu zbytocny.

Predvolbu nie je mozné ulozit s nastaveniami spodného limitu alarmu %rSO, alebo %SpO,, ktoré su nizsie
ako predvolené nastavenia institdcie. Spodné limity alarmu %rSO, a %Sp0O,, ktoré su nizSie ako predvolené
nastavenia institucie, sa v predvolenom nastaveni nahradia predvolenymi nastaveniami institucie.

Pri spusteni sa automaticky aktivuje 2-minutové vypnutie alarmu.

Funké&ny tester nie je mozné pouzit na posudenie presnosti monitora alebo senzora oxymetra.

Ak toto zariadenie nereaguje tak, ako je popisané, prestarite ho pouzivat, kym ho neopravia kvalifikovani technici.

Medzi vySetreniami jednotlivych pacientov vypnite monitor X-100M (pohotovostny rezim) alebo spustite novy
pripad (ponuka Case (Pripad)). V opa¢nom pripade médze déjst k nepresnym hodnotam zakladnej linie pre
nového pacienta. Ked je zariadenie zapnuté alebo sa spusti novy pripad, monitor vymaze hodnoty zakladne;j
linie, obnovi limity na predvolené hodnoty a zacne do paméti Udajov zaznamenavat nového pacienta.

Pri monitorovani SpO, nemusi zariadenie fungovat v pripade zniZzeného obehu. Zohrejte alebo potrite prst,
alebo premiestnite zariadenie.

Za urcitych okolnosti méze zariadenie po¢as monitorovania SpO, interpretovat’ pohyb ako dobru kvalitu pulzu.
Co najviac minimalizujte pohyb pacienta.

Nepripajajte k systému viac ako jeden rozbo¢ovaé. Systém nebude fungovat.

Medzi monitorom a rozboCovacom nepouzivajte predizovaci kabel. Systém nebude fungovat.
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Duplicitné signalové procesory sa nemdézu pouzivat su¢asne a spésobia chybové hlasenie.

Medzi monitor a signalovy procesor alebo medzi rozboCovac a signalovy procesor nepripajajte viac
predlzovacich kablov.

Nedotykajte sa naraz pristupnych kolikov konektorov a pacienta.

Zariadenie bolo navrhnuté na pouzitie v ramci $pecifikovanych rozsahov. Pouzitie mimo tychto rozsahov nebolo
testované a moze viest k nespradvnemu vykonu oxymetra.

VSetky Casti a prisluSenstvo pripojené k sériovému portu tohto zariadenia musia byt certifikované podfa normy
IEC EN 60950, IEC 62368-1 alebo UL 1950 pre zariadenia na spracovanie udajov.

Zlyhanie sietového datového prepojenia (sériovy kabel/konektory/bezdrdtové pripojenia) spdsobi stratu prenosu
udajov.

Dalsie informéacie o kontraindikaciach, varovaniach a upozorneniach najdete v prislugnych pokynoch pre senzor.

Pred prvym pouzitim a pred uskladnenim tohto monitora Uplne nabite batériu.

Ak sa batéria nepouziva nepretrzite, nabijajte ju v Sestmesacnych intervaloch.

Vyhlasenie o zhode s pravidlami FCC a kanadského
ministerstva zdravotnictva pre elektromagneticku
kompatibilitu

* Nonin Medical, Inc., z 13700 1st Avenue North, Plymouth, Minnesota, 55441, na vlastnu
zodpovednost vyhlasuje, Ze model X-100M, na ktory sa vztahuje toto vyhlasenie, je v sulade
s Castou 15 pravidiel FCC. Prevadzka podlieha nasledujucim dvom podmienkam: (1) toto
zariadenie nesmie spbésobovat Skodlivé rusenie a (2) toto zariadenie musi akceptovat
akékolvek prijaté rudenie, vratane rusenia, ktoré méze spbsobit’ neZelanu prevadzku.

* Ministerstvo zdravotnictva (Kanada), bezpe&nostny kédex 6: normy zahffaju znacnu
bezpeCnostnu rezervu uréenu na zaistenie bezpecénosti vietkych oséb bez ohladu na
vek a zdravotny stav. Expozi¢na norma pre bezdrétové mobilné telefony vyuziva meraciu
jednotku znamu ako Specificka miera absorpcie alebo SAR. Limit SAR stanoveny komisiou
FCC je 1,6 W/kg.

Oznamenie Federalnej komunikacnej komisie (FCC)

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitalne zariadenie triedy B podla €asti
15 pravidiel FCC. Tieto limity su navrhnuté tak, aby poskytovali primeranu ochranu pred
Skodlivym rusenim v obytnych priestoroch. Toto zariadenie generuje, pouziva a méze
vyzarovat radiofrekvenénu energiu. Ak nie je nainstalované a pouzivané v sulade s pokynmi,
moze spbsobit’ Skodlivé rusenie radiového alebo televizneho prijmu, ktoré mozno uréit
vypnutim a zapnutim zariadenia. Pouzivatelovi sa odporuca, aby sa pokusil odstranit’ ruSenie
jednym alebo viacerymi z nasledujucich opatreni: (1) Presmerujte alebo premiestnite
prijimaciu anténu, (2) Zvyste vzdialenost medzi zariadenim a prijimacom, (3) Pripojte
zariadenie do zasuvky v inom obvode, ako je zasuvka, kde je pripojeny prijimac, alebo (4)
Poziadajte o pomoc predajcu alebo skiseného radio/TV technika.
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Model X-100M je navrhnuty a vyrobeny tak, aby neprekracoval emisné limity pre vystavenie
radiofrekvenénej energii (RF) stanovené Federalnou komunikaénou komisiou americkej viady.
Tieto limity su su€astou komplexnych usmerneni a stanovuju povolené urovne RF energie pre
vSeobecnu populaciu. Usmernenia su zaloZzené na bezpecnostnych normach, ktoré boli predtym
stanovené americkymi aj medzinarodnymi normalizacnymi organmi. Ukazalo sa, ze tato EUT je
schopna splnit' lokalnu Specifickti mieru absorpcie (SAR) pre nekontrolované limity expozicie
Zivotného prostredia/vSeobecnej populacie Specifikované normou ANSI/IEEE C95.1-2005.

FCC vyzaduje, aby bol pouzivatel upozorneny, ze akékolvek zmeny alebo Upravy tohto
zariadenia, ktoré nie su vyslovne schvalené spolo&nostou Nonin Medical, Inc., mézZu zrusit
opravnenie pouzivatela na prevadzku zariadenia.

POZNAMKA: Nie st povolené Ziadne Upravy tohto zariadenia, ktoré by akymkolvek
spbsobom ovplyvnili alebo zmenili anténu alebo konfiguraciu antény.
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Popis symbolov

Tato kapitola popisuje symboly, ktoré sa nachadzaju na systémovych komponentoch a obale
modelu X-100. Podrobné informacie o funkénych symboloch najdete v ,Systémoveé
komponenty a nastavenie® na strane 13.

Tabulka 1. Symboly oznac¢ovania a balenia

Symbol Popis

UPOZORNENIE!

Postupujte podla navodu na pouzivanie.

[:]E] Precitajte si navod na pouZivanie.

\}SSI[:/& Znacka UL pre Kanadu a USA s ohfadom na zasah elektrickym pradom,

© u 4 poziar a mechanické rizika v sulade s:
C us * ANSI/AAMI ES60601-1 (2005, 3. vyd.), CAN/CSA C22.2
¢. 60601-1 (2008, 3. vyd.), ISO 80601-2-61:2011,
IEC 60601-1-8:2006
« UL 60601-1 a CAN/CSA C22.2 ¢. 601.1

Znacka CE oznacujuca zhodu so vSetkymi platnymi smernicami vratane
C E O 1 2 3 smernice ES €. 93/42/EHS o zdravotnickych poméckach.

|:| Trieda Il, dvoijita izolacia

SN Sériové Cislo

Chranené pred zvisle padajucimi kvapkami vody, ak je kryt nakloneny do
IP32 15 stupfiov a vniknutim pevnych cudzich predmetov s priemerom vassim
alebo rovnym 2,5 mm, podla IEC 60529.

Jednosmerny prud

Aplikovana ¢ast typu BF (X-100M, X-100H)

OznacCuje separovany zber odpadu z elektrickych a elektronickych
zariadeni (OEEZ).

15451 |

Neionizujuce elektromagnetické ziarenie. Zariadenie obsahuje RF
vysielace. V blizkosti zariadenia oznateného tymto symbolom sa méze
vyskytnut’ rudenie.

N
—~
[ ]
C//

N—

N Aplikovana ¢ast typu BF s overenim z hladiska defibrilacie (izolacia
1 ﬂ J pacienta pred urazom elektrickym prudom). (X-100SP)
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Tabulka 1. Symboly ozna¢ovania a balenia (Pokra¢ovanie)

Symbol Popis

Nelikvidujte.

@@ Netahajte za kabel. Vytiahnite konektor a vyberte ho.

‘ Nesterilné
NON
STERILE

B(OMY VyZaduje sa lekarsky predpis.

® Nebezpecné v prostredi magnetickej rezonancie (MR)

EU|REP Autorizovany zastupca pre Europsku uniu

CH IREP Opravneny zastupca vo Svajdiarsku

Dalsie symboly najdete na stranke www.nonin.com/symbols.
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30MIN 23:32

23137 FEH Y] 23147 23152 23:57

X-1005P not connected

1 12 13

Obrazok 1. Symboly monitorovacej obrazovky (Stvor-kanalové zobrazenie)

Tabul'ka 2. Symboly a indikatory monitorovacej obrazovky X-100M

C. Symbol Popis
1 priklad: Znacky udalosti
A B " |Po stlageni tlagidla Event Mark (Znacka udalosti) sa vo vrchnej &asti
monitorovacej obrazovky zobrazia znacky udalosti (A, B, C, D atd’.).
2 priklad: (:‘.asov:a nverka ’ ) . ’ .
30MIN |Casova mierka sa nachadza pod znackami udalosti a zobrazuje
Cas zobrazenia udajov na obrazovke.
3 v Posuvny kurzor
Zlty posuvny kurzor, umiestneny pod éasovou mierkou, umozfiuje
pouzivatelovi zobrazit hodnotu rSO, alebo SpO, kanala v urcitom
Case na trendovej linii.
Posuvny kurzor sa nezobrazi, kym nestladite lavé navigacné tlacidlo.
4 Hodnoty kurzora

Ked je posuvny kurzor aktivny, na favej strane obrazovky monitora sa
v Zltom poli zobrazia hodnoty oxymetrie (rSO, alebo SpO,) kurzora.

POZNAMKA: Hodnoty pulznej frekvencie sa nezobrazuiju v hodnotach
kurzora.
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Tabulka 2. Symboly a indikatory monitorovacej obrazovky X-100M (Pokra¢ovanie)

C. Symbol Popis

5 Ch Kanal

Tento indikator sa nachadza vo vrchnej Casti kazdého kanala a
zobrazuje Cislo kanala (napr. Ch 1, Ch 2 atd.). Ak je nastaveny nazov
miesta senzora, zobrazuje sa vpravo od indikatora kanalu.

6 %r502 Regionalna saturacia kyslika hemoglobinom

POZNAMKA: %rSO, sa zobrazuije, ked je k signalovému procesoru
o pripojeny absolutny regionalny senzor. %rSO,-T sa zobrazuje, ked je
/OrSOZ'T k signalovému procesoru pripojeny trendovy regionalny senzor.

alebo

%rSO, sa zobrazuje od 0 do 100 %, ked signalovy procesor dostane
primerany signal z pripojeného regionalneho senzora.
Displej na pozadi kanala blika:

* nazlto pocas alarmovych stavov so strednou prioritou (alarmy
zariadeni a hodnoty rSO,, ktoré su 0 5 % alebo menej nad spodnym
limitom alarmu rSO,).

* nacerveno pocas alarmovych stavov rSO, s vysokou prioritou
(stanovené vrchnymi a spodnymi limitmi alarmu rSO,).

7 BL Zakladna linia
Po zapnuti monitora sa na displeji BL zobrazuju pomi¢ky, kym
pouzivatel nenastavi hodnoty zakladnej linie.

Pouzivatel musi nastavit zakladné linie pre kazdého nového pacienta.

» Pokyny na nastavenie zakladnych hodnét na aktualne hodnoty rSO,
najdete v Casti ,Nastavenie vSetkych zakladnych linii kanala rSO,
na aktualne hodnoty %rSO,* na strane 32.

* Pokyny na samostatné nastavenie zakladnych hodnét alebo na
vykonanie kone¢nych uprav hodnoty zakladnej linie najdete v Casti
.Nastavenie jednotlivych hodnét zakladnej linie* na strane 39.

8 AUC Oblast’ pod krivkou (kumulativna saturacia pod spodnym limitom
alarmu)

Pre kazdy kanal su hodnoty rSO, pod spodnym limitom alarmu
integrované a zobrazované ako kumulativna saturacia pod spodnym
limitom alarmu, znama tiez ako AUC (oblast pod krivkou). Hodnota
je vyjadrena v jednotkach % minut (%Min). Ked sa zmeni hodnota
zakladnej linie, AUC sa prepocita od zaciatku aktualneho zaznamu.

Hodnota AUC sa nevypocita, ak je spodné nastavenie kanala %rSO,
VYPNUTE.

POZNAMKA: Aby sa zobrazenie AUC zhodovalo s definiciou
databazy spolo&nosti Society of Thoracic Surgeons (STS), musi byt
hodnota spodného limitu alarmu pre kazdy kanal nastavena na 25 %
pod zakladnou liniou pacienta.

10



Popis symbolov
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Tabulka 2. Symboly a indikatory monitorovacej obrazovky X-100M (Pokracovanie)

C.

Symbol

Popis

9

priklad:

46

Spodny limit alarmu

Spodny limit alarmu je ur€eny nastavenim spodnej hodnoty %rSO,
a zobrazuje sa nasledovne:

« Ciselna hodnota — tato hodnota sa zobrazuje vpravo od grafu
trendovej linie. Farba hodnoty zodpoveda farbe priradeného kanalu.

* Biela, bodkovana ¢iara — Tato Ciara sa zobrazuje v grafe iba vtedy,
ked graf zobrazuje jednu trendovu liniu rSO,. Bodkovana Ciara sa
nezobrazi, ak je nastavené zobrazenie viacerych trendovych linii
v jednom grafe.

POZNAMKA: Spodny limit alarmu sa na monitorovacej obrazovke
nezobrazi, ak je nastavenie spodnej hodnoty %rSO, na kanale
VYPNUTE.

10

%SpOz

Percento saturacie kyslika funkénym hemoglobinom

Udaje %SpO, sa zobrazuji od 0 do 100 %, ked signalovy procesor
dostane primerany signal z pripojeného senzora na pulzni oxymetriu.

Pozadie Casti SpO, zobrazenia kanala blika nacerveno pocas
alarmovych stavov s vysokou prioritou SpO, (stanovené vrchnymi
a spodnymi limitmi alarmu SpO,) a alarmovych stavov nizkej perfuzie.

11

PR

Pulzna frekvencia a stipcovy graf pulznej frekvencie

Ked je kanal nastaveny na meranie pulznej oxymetrie, zobrazia sa
udaje o pulznej frekvencii spolu so zobrazenim %SpO,. Stipcovy graf
indikuje intenzitu pulzu uréent oxymetrom. Vyska stipcového grafu

je umerna amplitude pulzu.

Pozadie Casti pulznej frekvencie pri zobrazeni kanala blika nacerveno
pocas alarmovych stavov pulznej frekvencie s vysokou prioritou
(stanovené vrchnymi a spodnymi limitmi alarmu pulznej frekvencie)

a alarmovych stavov nizkej perfuzie.

12

Porucha senzora

Tento zlty indikator blika, ked je senzor odpojeny, zlyhal, za poslednych
90 sekund neprijal Ziadne pouzitelné udaje alebo nie je kompatibilny

S monitorom.

13

Slaby signal
Tento Zlty indikator blika, ak sa zo senzora pocas dihSej doby prijali
nedostatoCné pacientske signaly.

Skontrolujte umiestnenie senzora a v pripade potreby zmefite polohu
alebo vymerite senzor.

1
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Popis symbolov

Tabulka 2. Symboly a indikatory monitorovacej obrazovky X-100M (Pokra¢ovanie)

C. Symbol Popis
14 (( )) Chyba komunikacie signalového procesora
Tento zlty indikator blika a zobrazuje sa hlasenie X-100SP not
connected (X-100SP nie je pripojeny), ked prisludny signalovy procesor
prestal komunikovat s displejom.
Skontrolujte pripojenie signalového procesora alebo vymerite signalovy
procesor, aby ste odstranili problém.
Ak sa hlasenie zobrazuje na kazdom kanali, skontrolujte pripojenie
rozbo€ovaca k monitoru.
15 K Stisenie alarmu
Tento Zlty indikator zablika raz za 2 sekundy, ked je zvukovy alarm
stiSeny na 2 minuty.
Ak je hlasitost alarmu na hodnote 4 alebo nizSej (menej ako 45
decibelov), indikator stiSenia alarmu bude svietit’ nepretrzite.
16 Bluetooth
* Indikator Bluetooth svieti nazeleno, ked je zariadenie Bluetooth
pripojené k hostitelovi, nabielo, ked je zapnuté, ale nie je pripojené,
a nasivo, ked je vypnuté.
Dalsie informécie najdete v ,Povolenie/zakézanie Bluetooth radia“
na strane 58.
17 Batéria
i
Indikator batérie zobrazuje priblizné percento zostavajucej Zivotnosti
na - ) e, . . s .
batérie. Ked je pripojené napajanie AC, indikator batérie sa postupne
naplna, ¢im indikuje nabijanie batérie. Ked je batéria uplne nabita,
Prazdna |indikator sa prestane plnit.
* Nizka — indikator batérie blika nazlto
* Kriticka — indikator batérie blika naerveno
POZNAMKA: Ked monitor dosiahne nizky alebo kriticky stav batérie,
zaznie zvukovy alarm. Ak chcete vymazat alarm, pripojte monitor
k napajaciemu adaptéru AC.
18 priklad: Datum a éas
2013 Zobrazenie datumu a €asu v 24-hodinovom formate. Ak chcete nastavit
datum a/alebo Cas, pozrite si ,Nastavenie datumu a ¢asu“ na strane 57.
09-25
14:27
19 rSO, Mierka osi

100]
50
[

Pevna mierka s rozsahom od 0 do 100 %.

12
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Systémové komponenty a nastavenie

POZNAMKY:
* Pred pouzitim systému SenSmart si precitajte vSetky kontraindikacie, varovania
a upozornenia.

* Pred prvym pouzitim modelu X-100M by sa mala batéria nabijat 4 hodiny.

* Medzi dodatocné, ale odporuc¢ané nastavenia patri: nastavenie hodin, nastavenie
predvolenych hodnét institicie, zmena hesla institicie a nastavenie predvolieb.

Opatrne vyberte monitor a prislusenstvo z prepravného obalu. Obalové materialy si
uschovajte pre pripad, ze by ste potrebovali vratit monitor alebo prislusenstvo. Porovnaijte
sprievodku zasielky s dodanym prisluSenstvom, aby ste sa uistili, Ze je zasielka kompletna.

Standardna konfiguracia systému zahffia tieto nesterilné komponenty:

* X-100M, univerzalny oxymetricky monitor SenSmart

« X-100H, rozbocovac

* X-100HH, puzdro rozbo¢ovaca

+ X-100SP-1 a X-100SP-2, signalové procesory oxymetrie pre kanaly 1 a 2 (s kazdym
signalovym procesorom sa dodava spona na odev)

+ X-100EC1, 1-metrovy predlzovaci kabel, 2 ks

* INT-100, spojovaci kabel, 2 ks

* Navod na pouzivanie/zoznam dielov a prislusenstva (CD)

* Napajaci zdroj a kabel

+ Softvér na stiahnutie SenSmart (CD)

Zoznam kompatibilnych senzorov a dalSieho prisluSenstva najdete v zozname dielov
a prisluSenstva na disku CD s navodom na pouZivanie.

Konfiguracie systemu

Viacero kanalov

Ak pouzivate rozboCova¢ X-100H, k rozbo&ovaCu mbzete pripojit az Sest signalovych
procesorov. Ak je to potrebné, mbze sa medzi rozbocovacom a signalovym procesorom pouzit
predlZzovaci kabel.

* Priklad na obrazku 2 zobrazuje systém nastaveny pomocou regionalnych senzorov pre
pacientov s hmotnostou = 40 kg. Senzor 8204CA sa pripaja k signalovému procesoru
X-100SP prostrednictvom spojovacieho kabla INT-100. Signal na pulzni oxymetriu 8100S(X)
sa pripaja priamo k signalovému procesoru.

* Priklad na obrazku 3 zobrazuje systém nastaveny pomocou regionalnych senzorov pre
pacientov s hmotnostou < 40 kg. Tieto senzory (8004CB, 8004CB-NA) sa pripajaju priamo
k signalovému procesoru X-100SP. Signal na pulzni oxymetriu 8100S(X) sa pripaja priamo k
signalovému procesoru.

» Priklad na obrazku 4 zobrazuje systém nastaveny pomocou regionalnych senzorov pre
pacientov s hmotnostou = 40 kg. Tieto senzory (8003CA, 8004CA) sa pripajaju priamo
k signalovému procesoru X-100SP. Signal na pulznu oxymetriu 8100S(X) sa pripaja priamo k
signalovému procesoru.

13
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X-100M

7 )

X-100H

 (000060)

X-100SP

INT-100

Obrazok 2. Nastavenie systému (240 kg senzory, INT-100, pripojené 4 kanaly)

[~

3 \ D)

(000000

X-100SP

Senzory

Obrazok 3. Nastavenie systému (<40 kg senzory, pripojené 4 kanaly)

14
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X-100SP

' 7 800aCA
EQUANOX
Advance’

Obrazok 4. Nastavenie systému (240 kg senzory, pripojené 4 kanaly)

Jeden kanal

Ak pouzivate jeden kanal (obrazok 5), signalovy procesor mozno pripojit priamo k monitoru. Ak je
to potrebné, mbéze sa medzi monitorom a signalovym procesorom pouzit predizovaci kabel.

7/ )
1

X-100M

000000]

%T

INT-100

Obrazok 5. Nastavenie systému (240 kg senzor, INT-100, jeden kanal)
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X-100M (Monitor)

Monitor X-100M (obrazok 6) umozriuje pouzivatefovi zobrazit az Sest kanalov s udajmi rSO,
a SpO,. Kazdy kanal ma farebné a Ciselné oznacenie, ktoré sa zhoduje so signalovym
procesorom. Funkcie a popisy monitora najdete v tabufke 3.

Pokyny na Cistenie najdete v Casti ,Starostlivost’ a udrzba“ na strane 77.

13
|
X _ £
’\ i EQUANOX™rSO,  QSenSmart”  PureSAT® SpO, R //1
\\\ & ’ //2
Bl 1
8-
] | I
1 =T
M [
0| ) J \"—/
\\
o . Ervomin
L— \ / S~
9 \ // \_/

10 12
Obrazok 6. Pohlad spredu na X-100M

Tabulka 3. Vlastnosti X-100M

(@]

Symbol Popis

Stlacenim tlacidla Alarm Silence (StiSenie alarmu) vypnete alarm na
2 minuty. Zvukové alarmy je mozné opatovne aktivovat pred uplynutim
2 minutového stiSenia opatovnym stlacenim tlacidla Alarm Silence
(Stisenie alarmu).

1 \, : / Tlacidlo Alarm Silence (StiSenie alarmu)

V3etky stiSené zvukové alarmy sa automaticky znova aktivuju, ked
nastane novy stav fyziologického alarmu.

2 >| Tlacidlo Event Mark (Znacka udalosti)
[ J

Kratkym stlacenim tohto tlaCidla sa oznaci udalost v paméti a na trendovej linii.
Udalosti sa oznac€uju naslednymi pismenami abecedy. Ak je oznacenych viac
ako 26 udalosti, znacky udalosti za¢nu znova od pismena A.

POZNAMKA: Zobrazenie znadky udalosti na displeji mdze trvat az 4 sekundy.

Stlacenim tohto tlaCidla na 2 sekundy otvorite tabulku znacCiek udalosti.
Kratkym stlaCenim tlagidla zatvorite tabufku znaciek udalosti.

16
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Tabulka 3. Vlastnosti X-100M (Pokracovanie)

C. Symbol

Popis

()

Tla€idlo Menu (Ponuka)

Stlacenim tohto tlacidla otvorite ponuku Settings (Nastavenia) a umoznite
pristup do ponuk Presets (Predvolby), Case (Pripad) a System (Systém):

» Settings (Nastavenia) — umoziiuje pouzivatelom priradit nazov
senzora ku kanalu, vybrat typ senzora (rSO, alebo SpO,), nastavit
limity a grafy a kontrolovat predvolby. DalSie informacie najdete
v ,Obrazovka ponuky Settings (Nastavenia)“ na strane 34.

* Presets (Predvolby) — umoziuje pouzivatelovi ulozit aktualne
nastavenia ako novu predvolbu, vybrat predvolbu, ktora sa ma pouzit,
a odstranit predvolbu. DalSie informacie najdete v ,Obrazovka ponuky
Presets (Predvolby)“ na strane 42.

* Case (Pripad) — umoziuje pouzivatefovi spustit novy pripad a upravit
ID pacienta. DalSie informacie najdete v ,Obrazovka ponuky Case
(Pripad)“ na strane 46.

* System (Systém) — umoznuje pouzivatelovi nastavit' systémove
nastavenia. DalSie informacie najdete v ,Obrazovka ponuky System
(Systém)“ na strane 48.

Tlacidlo Select (Vybrat))

Stlacenie tlacidla Select (Vybrat) umozniuje pouZzivatelovi ulozit hodnoty pri
zadavani oznaceni, nastaveni a parametrov. Monitor ma dve tlacidla Select
(Vybrat):

* Prava strana monitora (medzi ponukou a zakladnou liniou)
+ Stred navigaénych tlacidiel

Tlacidlo Baseline (Zakladna linia)

Toto tlacidlo sa pouziva na rychle nastavenie hodnoty (hodnét) zakladnej
linie. Dvojitym stlacenim tohto tlacidla nastavite hodnoty zakladnej linie pre
vSetky pripojené kanaly rSO, na aktualne hodnoty pacienta.

Tla€idlo zapnutia/pohotovostného rezimu

* On (Zap.) —jednym stlacenim tohto tlacidla zapnete monitor. Po kazdom
zapnuti monitor vymaze hodnoty zakladnej linie, obnovi limity na
predvolené hodnoty a zaéne do pamati udajov zaznamenavat nového
pacienta.

» Cancel (Zrusit) — poCas prevadzky monitora kratkym stlacenim tohto
tlacidla vratite zobrazenie na monitorovaciu obrazovku.

« Standby (off) (Pohotovostny rezim (Vyp.)) — ked je monitor zapnuty,
stlagenim tohto tlacidla aspori na 1 sekundu sa monitor vypne a prepne
sa do pohotovostného rezimu. V pohotovostnom rezime su vypnuté
vSetky funkcie zariadenia s nasledujucimi vynimkami:

» LED kontrolka napajacieho adaptéra AC svieti vzdy, ked je
zariadenie pripojené.

» Batérie sa nabijaju vzdy, ked je zariadenie pripojené.

17
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Systémové komponenty a nastavenie

Tabulka 3. Vlastnosti X-100M (Pokracovanie)

(@]

Symbol Popis

Navigacné tlacidla
@ Tieto tlacidla sa pouzivaju na navigaciu medzi pofami, rolovanie a zmenu

Casovej mierky.
@ A (Hore) a W (Dole): V ponukach sa pouziva na navigaciu medzi

@ polozkami. Na monitorovacej obrazovke sa pouziva na zmenu ¢asovej
mierky trendovej linie rSO.,.

} (Vpravo): V ponukach sa pouziva na navigaciu medzi polozkami.
Na monitorovacej obrazovke sa pouziva na posun vpred v ¢ase pre
aktualny pripad.

4 (VFavo): V ponukach sa pouziva na navigaciu medzi polozkami. Na
monitorovacej obrazovke sa pouziva na posun spat v ¢ase pre aktualny
pripad.

\/ (Select (Vybrat))): Pozrite si popis tlacidla Select (Vybrat) (¢. 4)
v tejto tabufke.

Reproduktor
VAROVANIE: Nezakryvajte ani inak neblokujte ziadne otvory reproduktorov.

LED kontrolka napajacieho adaptéra AC

Tato kontrolka s diédou emitujucou svetlo (LED) svieti, ked sa zariadenie napaja
z externého napajania.

« ZIté — batéria sa nabija
» Zelena — batéria je Uplne nabita

POZNAMKA: Ked sa odpoji externy zdroj napajania, zariadenie sa automaticky prepne
na napajanie z batérie bez straty funk&nosti.

10

Vstup napajacieho adaptéra
Tento vstup sa nachadza na spodnej strane monitora pod LED kontrolkou napajacieho
adaptéra AC a pripaja externy zdroj napajania k monitoru.

11

Port konektora monitora

Tento port, ktory sa nachadza na prednej strane monitora, umoZzfiuje pripojenie
rozboCovaca X-100H alebo jedného signalneho procesora X-100SP k monitoru.

12

Vstup na zavolanie osetrovatela

Tento vstup sa nachadza na spodnej strane monitora pod tlagidlom zapnutia/
pohotovostného rezimu a sluzi na pripojenie kabla na zavolanie oSetrovatela k monitoru.

VAROVANIE: Pouzivatel je zodpovedny za implementaciu rozhrania medzi systémom
zavolania oSetrovatel'a a modelom X-100M a adekvatne otestovanie rozhrania medzi
modelom X-100M a systémom zavolania o$etrovatela na zaistenie prevadzky. Monitor
X-100M nebol hodnoteny so Specifickymi systémami zavolania oSetrovatela.

13

Vstup kabla RS-232
Nachadza sa na zadnej strane monitora (pozri obrazok 30).

UPOZORNENIE: VSetky Casti a prisluSenstvo pripojené k sériovému portu tohto
zariadenia musia byt certifikované podla normy IEC EN 60950, IEC 62368-1 alebo UL
1950 pre zariadenia na spracovanie udajov.
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X-100H (rozbocovac)

Rozboc&ova¢ X-100H (obrazok 7) sa pripaja k portu
konektora na prednej strane monitora. Rozbo€ovac
poskytuje pripojenia az pre Sest signalovych
procesorov X-100SP cez porty rozboCovacov. Kazdy
port rozboCovac¢a ma ochranny kryt.

UPOZORNENIE: Nepripajajte k systému
viac ako jeden rozbocovaé. Systém nebude
fungovat.

UPOZORNENIE: Medzi monitorom a
rozboCovatom nepouzivajte predlzovaci
kabel. Systém nebude fungovat.

Pokyny na Cistenie najdete v Casti ,Starostlivost’ a
udrzba“ na strane 77.

Pripojenie/odpojenie rozbo¢ovaca
1. Pripojenie:
a. Zarovnajte Sipku na konektore kabla

rozbo€ovaca s malym trojuholnikom
na porte konektora monitora (obrazok 8).

b. Konektor kabla rozboCovaca zatlacte priamo
do portu. Konektor kabla rozboCovaca cvakne,
ked zapadne do portu konektora monitora.

2. Odpojenie:

a. Uchopte vytahovaciu objimku (obrazok 8-1)

na konektore kabla rozboCovaca.

\, Sen

Multi-Sensing

Smart-

NIRs Technology

Obrazok 7. X-100H — rozbocovac
Tabulka 4. Vlastnosti X-100H

C. Popis

1 Konektor kabla

4-metrovy (13-stopovy) kabel

2
3 |Port
4

Kryt portu

b. Vytiahnite objimku a potiahnite konektor kabla rozbo€ovaga priamo dozadu.

Rozbocovac sa odblokuje a odpoji od monitora.

Obrazok 8. Pripojenie rozbocovaca alebo signalového procesora k monitoru

19



Systémové komponenty a nastavenie

GONONIN

X-100HH (puzdro
rozbocovaca)

Rozboc&ovac sa umiestiiuje do puzdra rozbo¢ovaca
X-100HH (obrazok 9). Svorka puzdra rozboCovaca
umozfiuje upevnit rozbocovac k boéniciam 162ka,
stipom na vybavenie a bielizni.

PouZzitie puzdra rozbo¢ovaca
1. Vlozenie rozbocovaca:

a. Zarovnajte rozboCovac a kabel rozboCovaca
s puzdrom rozboc¢ovaca (obrazok 10). ¢

Obrazok 9. X-100HH - puzdro
Tabulka 5. Vlastnosti X-100HH

Popis
b. Pevne zatladte, aby sa rozbo¢ovac zasunul
do puzdra rozbocovada. 1 |Puzdro
2. QOdstranenie rozbocovaca: 2 Svorka
a. Potiahnite sponu (obrazok 9-3) naspat
" M 3 Spona
na hrot puzdra rozboCovaca.

b. Vytiahnite rozboCova¢ z puzdra
rozboCovaca. Zadna Cast puzdra
rozboCovaca ma vyrez, ktory umoziuje
pouZzivatelovi uchopit' rozbo€ovac pri jeho
vyberani z puzdra.

Pokyny na Cistenie najdete v Casti ,Starostlivost’ a udrzba“ na strane 77.

Obrazok 10. Vlozenie rozbo¢ovaca do puzdra rozbo¢ovaca
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X-100SP (signalovy
procesor)

K rozboCovacu mozete pripojit az Sest’
signalovych procesorov. Kazdy signalovy
procesor je naprogramovany ako Specificky
kanal na monitore, takze signalovy procesor
mo&ze byt pripojeny k akémukolvek portu
rozbo€ovaca.

f UPOZORNENIE: Duplicitné signalové
procesory sa nemoOzu pouzivat su¢asne
a spbsobia chybové hlasenie.

Samostatné signalové procesory mozu byt
pripojené priamo k monitoru pomocou
predlZzovacieho kabla alebo bez neho.

Signalové procesory su farebne oznacené:
X-100SP-1, kanal 1: modry
X-100SP-2, kanal 2: oranZovy
X-100SP-3, kanal 3: biely
X-100SP-4, kanal 4: fialovy
X-100SP-5, kanal 5: zeleny
X-100SP-6, kanal 6: ruzovy

Pokyny na Cistenie najdete v Casti ,Starostlivost
a udrzba“ na strane 77.

Pripojte signalovy procesor k rozbo¢ovacu
alebo monitoru

1. Zarovnajte Sipku na konektore kabla
signalového procesora so Sipkou na jednom
z portov rozbocovaca alebo na porte
konektora monitora.

2. Konektor kabla signalového procesora
zatlacte priamo do portu.

3. Konektor kabla signalového procesora

Obrazok 11. X-100SP —
signalovy procesor

Tabulka 6. Vlastnosti X-100SP

GO NONIN

C. Popis

1 Konektor kabla signalového procesora
2 |Port (pre senzor alebo INT-100)

3 |Zamok (pre senzor alebo INT-100)

4 |(Cislo kanala

5 |Ké&blové svorky

cvakne, ked zapadne do rozboCovaca alebo monitora.

POZNAMKA: Medzi rozbo&ovagom a signalovym procesorom alebo medzi monitorom a
signalovym procesorom méze byt pouzity prediZzovaci kabel.

Odpaojte signalovy procesor od rozbocovaca alebo monitora
1. Uchopte vytahovaciu objimku na konektore kabla signalového procesora X-100SP.
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2. Vytiahnite objimku a potiahnite konektor X-100SP priamo dozadu. X-100SP sa odblokuje
a odpoji od rozbo€ovaca alebo monitora.

POZNAMKA: Pri vyberani signalového procesora z rozbo&ovada alebo monitora netahajte
za kébel signalového procesora.

Pripojte/odpojte spojovaci kabel INT-100 k signalovému procesoru

POZNAMKA: INT-100 sa pouZiva na pripojenie senzora 8204CA (pacienti 240 kg)
k signalovému procesoru.

1. Pripojenie:
a. Preklopenim priehfadného zamku na signalovom procesore odkryte pripajaci port.

b. Zarovnaijte Sipky na konektore INT-100 a signalovom procesore (obrazok 12-A).
Konektor INT-100 viloZte do pripajacieho portu signalového procesora.

c. Preklopte zdmok cez konektor a zacvaknite ho na miesto (obrazok 12-B).
d. Pripojte kompatibilny senzor k INT-100.
2. Odpojenie:
a. Preklopenim priehfadného zamku na signalovom procesore zloZte zamok z konektora.
b. Uchopte konektor a vyberte ho zo signalového procesora.

Obrazok 12. Pripojenie spojovacieho kabla alebo senzora k signalového procesoru

Pripojte/odpojte senzor k signalovému procesoru

POZNAMKA: Nasledujlice senzory sa pripajaju priamo k signalovému procesoru: Makké
senzory na pulznu oxymetriu 8003CA (pacienti 240 kg), 8004CA (pacienti 240 kg), 8004CB
(pacienti <40 kg), 8004CB-NA (pacienti <40 kg) a 8100S(X).

1. Pripojenie:
a. Preklopenim priehfadného zamku na signalovom procesore odkryte pripajaci port.

b. Zarovnaijte Sipky na konektore senzora a signalovom procesore (obrazok 12-A).
Konektor senzora vlozte do pripajacieho portu signalového procesora.

c. Preklopte zamok cez konektor senzora a zacvaknite ho na miesto (obrazok 12-B).

2. Odpojenie:
a. Preklopenim priehfadného zamku na signalovom procesore zloZte zdmok z konektora.
b. Uchopte konektor a vyberte ho zo signalového procesora.
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Vymena zamku na signalovom procesore

POZNAMKA: V pripade straty alebo poskodenia zamku je mozné objednat nahradné zamky.

1. Zarovnajte zaves zamku s koncom konektora signalového procesora (obrazok 13-A).
2. Jemne roztiahnite zaves zamku tak, aby bol nasadeny na konci signalového procesora.
3. Zacvaknite zamok na mieste (obrazok 13-B).

Obrazok 13. Vymena zamku signalového procesora

Kablové svorky

Signalovy procesor sa dodava s 2 vopred pripevnenymi, farebne odliSenymi svorkami, ktoré
zodpovedaju farbe kanala (napr. X-100SP-1 ma dve modré svorky pripevnené ku kablu).
Jedna kablova svorka je pripevnena na konci konektora a druha kablova svorka je pripevnena
v strede kabla.

INT-100 (spojovaci kabel)

Medzi signalovym procesorom X-100SP a
kompatibilnym senzorom sa pouziva spojovaci kabel
(obrazok 14). So spojovacim kablom INT-100 su
kompatibilné

nasledujuce senzory:

» Regionalny senzor 8204CA pre pacientov 240 kg

POZNAMKY:

* INT-100 nie je predlzovacim kablom.

+ Regionalne senzory 8003CA a 8004CA (pre Obrézo.k 14. ’IN:I'-100 -
pacientov 240 kg), regionalne senzory 8004CB spojovaci kabel
a 8004CB-NA (pre pacientov <40 kg) a senzory ]
pulzného oxymetra 8100S(X) nepouzivaju Tabulka 7. Vlastnosti INT-100
INT-100 — tieto senzory sa pripajaju priamo -
k signalovému procesoru. C. Popis

» Spojovaci kabel INT-100 nelikvidujte. Konektor (do signélového

1
procesora)

Pokyny na Cistenie najdete v Casti ,Starostlivost a

udrzba“ na strane 77. 2 Port (pre senzor)

3 Zamok senzora
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Pripojte/odpojte senzor k spojovaciemu kablu

POZNAMKA: INT-100 sa pouZiva na pripojenie senzora 8204CA (pacienti 240 kg)
k signalovému procesoru.

1. Pripojenie:
a. Posunite zamok senzora na INT-100 mimo portu.

b. Zarovnaijte Sipky na konektore senzora a INT-100 (obrazok 15-A). Vlozte konektor
senzora do portu INT-100.

c. Zasufite zamok senzora do portu. Zamok senzora zaistite tak, aby zakryl bo¢né strany
portu a konektor senzora. Kabel senzora sa zasuva do zarezu na zamku senzora
(obrazok 15-B).

(@/

Obrazok 15. Pripojenie senzora k spojovaciemu kablu
2. Odpojenie:
a. Zlozte zamok senzora z pripojeného senzora a kabla a vysurite ho z portu INT-100.
b. Uchopte konektor senzora a vyberte ho z portu INT-100.

X-100EC (predlzovaci kabel)

PredlZovacie kable su k dispozicii v dizkach 1 alebo
2 metre. PredIZovaci kabel sa mbze pouzit:

* Medzi rozboovaCom a signalovym procesorom.
* Medzi monitorom a signalovym procesorom.

UPOZORNENIE: Medzi monitorom a
rozboCovaCom nepouzivajte predlZzovaci
kabel. Systém nebude fungovat.

UPOZORNENIE: Medzi monitor a signalovy
procesor alebo medzi rozboCovac a signalovy
procesor nepripajajte viac predlzovacich
kablov. %

Pokyny na Cistenie najdete v Casti ,Starostlivost a

udrzba“ na strane 77. Obrazok 16. X-100EC -

predizovaci kabel
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Senzory rSO, a SpO,

Uplny zoznam kompatibilnych senzorov najdete v zozname dielov a prisluenstva na disku
CD s navodom na pouZzivanie. Podrobné informacie tykajuce sa Specifického pouZitia senzora
(napr. populacie pacientov, tela/tkaniva, aplikacie, pripojenia senzora k systému) su uvedené
v prislusnych pokynoch pre pouzitie senzora.

Batéria

UPOZORNENIE: Pred prvym pouzitim a pred uskladnenim tohto monitora uplne
nabite batériu.

UPOZORNENIE: Ak sa batéria nepouziva nepretrzite, nabijajte ju v Sestmesacnych
intervaloch.

Dalsie informécie najdete v &asti Interné napajanie ,Specifikacie® na strane 90.

UPOZORNENIA:

» Dodrziavajte miestne, Statne a narodné predpisy tykajuce sa likvidacie alebo
recyklacie zariadenia a komponentov zariadenia, vratane batérii.

* Pouzivajte iba batérie schvalené spolo¢nost'ou Nonin.

* V pripade poskodenia batérie hrozi nebezpecenstvo poZiaru. Neposkodzuijte,
nezaobchadzajte nespravne, nerozoberajte, neopravujte ani nevymiefajte za
nespecifikované komponenty.

+ Batérie Li-lon nenabijajte priteplote 0 °C (32 °F) alebo nizSej, pretoze to moze viest
k vyraznému znizeniu zivotnosti batérie.

Aby sa dosiahol optimalny vykon, batéria by sa mala vymienat raz za rok, aby sa obmedzilo
mnozstvo nahromadeneého litia, v pripade, Ze sa batéria nabija v chladnom prostredi.

25



Prevadzka systému

GONONIN

Prevadzka systému

UPOZORNENIE: Medzi vySetreniami jednotlivych pacientov vypnite monitor X-100M
(pohotovostny rezim) alebo spustite novy pripad (ponuka Case (Pripad)). V opa¢nom pripade
méze dbjst k nepresnym hodnotam zakladnej linie pre nového pacienta. Ked je zariadenie
zapnuté alebo sa spusti novy pripad, monitor vymaze hodnoty zakladnej linie, obnovi limity na
predvolené hodnoty a zaCne do pamaéti idajov zaznamenavat nového pacienta.

Sekvencia spustenia

Po kaZzdom zapnuti vykona monitor kratku
sekvenciu spustenia.

1. Stlacte On/Standby (Zap./pohotovostny rezim).

2. LCD displej sa rozsvieti a zobrazi logo Nonin @
(obrazok 17).

3. Zaznie zvukovy ton.

Skontrolujte, ¢i sa pri inicializacii zobrazia vSetky

vySSie uvedené polozky. Ak niektora z nich

nezobrazi, poziadajte o pomoc technicky servis
spolo¢nosti Nonin.

Obrazok 17. Uvodna obrazovka

Po sekvencii spustenia sa na monitore zobrazi obrazovka Select (Vybrat) a Preset
(Predvolba) (obrazok 18). V zavislosti od konfiguracie systému vSak mdze monitor najskor
zobrazit jednu alebo obe z nasledujucich obrazoviek:

» Ak nie su nastavené hodiny, na chvilu sa zobrazi System clock is not set! (Nie su nastavené
systémové hodiny!).

* Ak je systém nastaveny tak, aby vyZzadoval zadanie ID pacienta, zobrazi sa obrazovka Enter
patient ID (Zadajte ID pacienta). Ak ID pacienta nie je potrebné, nechajte uplynut ¢asovy limit
obrazovky (2 minuty) alebo stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka), aby ste sa dostali na obrazovku
Select a Preset (Vybrat predvolbu).

Ked sa zobrazi obrazovka Select a Preset
(Vybrat predvolbu) (obrazok 18), pouzivatel

Select a Preset:

si m&ze vybrat’ predvolbu. Prednastavena 1 IEMEE  (default preset)
" . , , , . 1"y Defaults {last used preset}

predvolba je po spusteni zvyraznena. Medzi —
dalSie volby patri naposledy pouZita predvolba 2l Defaults
a dalsie predvolby na monitore. i
5 'h befaults
Po vybere predvolby sa zobrazi obrazovka s e
K . L. i Defaults
ponukou Settings (Nastavenia), na ktorej je 8 Defaults

5y Defaults

mozné skontrolovat’ limity. Ak konfiguracia 10 7y Defaults
pripojeného systému nezodpoveda vybranej
predvolbe, predtym ako sa na monitore zobrazi
obrazovka s ponukou Settings (Nastavenia),
sa zobrazi hlasenie Verify sensor type and
limits! (Skontrolujte typ senzora a limity!).

Obrazok 18. Obrazovka Select a Preset
(Vybrat’ predvolbu)

VAROVANIE: Ak sa na viacerych monitoroch X-100M v jednej oSetrovatel'skej oblasti
pouzivaju rozne predvolby, méze vzniknut’ nebezpeéenstvo.
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Aplikacia senzora

Informacie o spravnych miestach aplikacie senzora a upozornenia a varovania tykajuce
aplikacie senzora najdete navode na pouzivanie senzora.

VAROVANIE: Toto zariadenie je uréené len ako pridavné zariadenie pri posudzovani
stavu pacienta. Nesmie sluzit’ ako jediny zaklad na diagnostické alebo terapeutické
rozhodnutia. Musi sa pouzivat’ v spojeni s inymi metédami hodnotenia klinickych
priznakov a symptémov.

VAROVANIE: Rovnako ako v pripade vSetkych zdravotnickych pomécok, starostlivo
ved'te pacientske kable a pripojenia, aby sa znizila moznost’ zamotania, uskrtenia
alebo zakopnutia.

Monitorovanie pacienta

Po nastaveni monitora a aplikovani senzora(-ov) na pacienta:

Stlacte On/Standby (Zap./pohotovostny rezim) na zapnutie monitora.
Skontrolujte aktivnu predvolbu alebo vyberte novu predvolbu.
Skontrolujte, €i su limity alarmov v predvolbe vhodné.

Ak pouzivate senzory rSO,, nastavte hodnotu(-y) zakladnej linie rSO, a nastavte
z&kladnu liniu pacienta (dalSie informacie najdete v ,Zakladna linia (iba kanaly rSO,)*
na strane 35).

oo bd -

UPOZORNENIE: Medzi vySetreniami jednotlivych pacientov vypnite monitor X-100M
(pohotovostny rezim) alebo spustite novy pripad (ponuka Case (Pripad)). V opaénom
pripade méze déjst k nepresnym hodnotam zakladnej linie pre nového pacienta. Ked
je zariadenie zapnuté alebo sa spusti novy pripad, monitor vymaze hodnoty zakladnej
linie, obnovi limity na predvolené hodnoty a zaéne do pamati udajov zaznamenavat
nového pacienta.
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Prevadzkoveé obrazovky a ponuky

Monitorovacia obrazovka X-100M moze byt nakonfigurovana tak, aby zobrazovala az Sest
kanalov rSO, a udaje SpO,, spolu s trendovymi liniami rSO, a pletyzmogramami SpO,. DalSie
informacie najdete v ,Obrazovka monitorovania“ na strane 29.

Prevadzkové ponuky sa zobrazia po stlaceni tlaCidla Menu (Ponuka). Otvori sa obrazovka
ponuky Settings (Nastavenia) a dalSie karty ponuk pre Presets (Predvolby), Case (Pripad)
a System (Systém) zobrazené vo vrchnej Casti obrazovky. V tejto prirucke ma kazda
prevadzkova ponuka svoju vlastnu €ast, ktora obsahuje popis ponuky a postupov. DalSie
informacie najdete v nasledujucich ¢astiach:

» ,Obrazovka ponuky Settings (Nastavenia)“ na strane 34

» ,Obrazovka ponuky Presets (Predvolby)“ na strane 42

» ,Obrazovka ponuky Case (Pripad)* na strane 46

+ ,Obrazovka ponuky System (Systém)“ na strane 48

TIPY PRE NAVIGACIU:

* Pri prezerani monitorovacej obrazovky je mozné posuvat sa v aktualnom pripade pomocou
navigacnych tlaCidiel Vpravo/VFavo. Naviga¢né tlaCidla Hore/Dole menia ¢asovu mierku
trendovej linie.

» Pri posuvani v pripade sa mézete rychlo vratit k aktualnemu ¢asu dvojitym stlacenim tlacidla
Menu (Ponuka) alebo stlacenim On/Standby (Zap./pohotovostny rezim).

* Po uplynuti 2-minutového €asového limitu obrazoviek s ponukami sa zariadenie vrati
na monitorovaciu obrazovku.

» Ked je karta ponuky aktivna, pole okolo karty je zlté a text je zvyrazneny. Ked je pole
na obrazovke ponuky aktivne, pole okolo karty je zIté a text karty je biely.

» Ked sa nachadzate v ponuke alebo v podponuke, jednym stlaéenim Menu (Ponuka)
sa vratite o jednu Uroven vysSSie oproti zvyraznenému polu.

» Ked ste na obrazovke hlavnej ponuky (t. j. Settings (Nastavenia), Presets (Predvolby), Case
(Pripad), System (Systém)), jednym stlacenim tlaCidla Menu (Ponuka) aktivujete kartu vo
vrchnej ¢asti obrazovky. Dvojitym stlaéenim Menu (Ponuka) sa pouzivatel vrati na obrazovku
monitorovania.

» Ked je nazov nastavenia zvyrazneny naZzlto, pole je aktivne. Ak ma pole malé Zlté Sipky okolo
pola, pole mézZe byt zmenené.

» Ked ste v rozbalovacej ponuke, jednym stlaéenim tlacidla Menu sa zruSi rozbalena ponuka.

+ Ked ste v ponuke, kratkym stlacenim tlacidla On/Standby (Zap./pohotovostny rezim)
sa zobrazenie vrati na obrazovku monitorovania.

» Hesla pre predvolby su nastavené pouzivatefom a obsahuju 4 Cisla. Prednastavené hesla
mozu byt prepisané heslom institucie.
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Obrazovka monitorovania

Tato sekcia obsahuje:

» Popis funkcii obrazovky monitorovania
» Postupy obrazovky monitorovania (pozri stranu 32)

Obrazovka monitorovania — popis

Kanaly

Ked sa monitoruju menej ako Styri kanaly, Ciselné udaje v realnom Case sa zobrazuju
prostrednictvom kanala na pravej strane obrazovky. Ked sa monitoruju viac ako styri kanaly,
kanaly sa zobrazia na pravej strane a v spodnej asti obrazovky.

Kanaly rSO,

Kanaly rSO, zobrazuju €islo kanala, nazov miesta senzora (ak je nastaveny),%rSO,, BL a AUC.

Kanaly SpO,

Kanaly SpO, zobrazuju Cislo kanalu, nazov miesta senzora (ak je nastaveny), pulznu
frekvenciu, stlpcovy graf pulznej amplitudy a %SpO,.

HE CL
30MIN 23:31 23:36 23:41 23:46 FAH-E 23:56 00:01

Obrazok 19. Obrazovka monitorovania so Styrmi pripojenymi kanalmi (3 rSO; a 1 SpO,)
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Znacky udalosti

Znacky udalosti sa nachadzaju v hornej €asti obrazovky monitorovania nad ¢asovej mierke
(obrazok 20).

Po stlaceni tlacidla Event Mark (Znacka udalosti) sa umiestni znacka nad zobrazené grafy,
do pamaéte a do vystupu sériovych udajov v redlnom ¢ase. Udalosti su oznaené naslednymi
pismenami abecedy. Ked sa dosiahne pismeno Z, pismena zacinaju znova od A.

L H
JOMIN 23:32 23:37 23:42 23:47 23:52 23:57 00: 02
¥

Obrazok 20. Znac¢ky udalosti, €asova mierka a posuvny kurzor

Tabul'ka znaciek udalosti

Tabulka znaciek udalosti (obrazok 21) zobrazuje poslednych 10 znaciek udalosti spolu

s datumom a ¢asom oznacenia udalosti, pismenom znacky udalosti a hodnotami pre kazdy
pripojeny kanal.

Obrazovka s tabulkou znaciek udalosti sa automaticky zatvori po 2 minutach. Ak chcete

rychlo opustit tabulku znaciek udalosti, kratko stlacte tlaCidlo Event Mark (Znacka udalosti),
Menu (Ponuka), Select (Vybrat) alebo On/Standby (Zap./pohotovostny rezim).

2013-01-28 %rS0z2 55 | %rS0z: 56| %rS0: %3p02
00:18:26 PR
2013-01-28 %r30z2 55| %rs0: %rs02 %3p02
00:17:02 PR
2013-01-28 %r30z2 55| %rs0: %rs02 %3p02
00:16:22 PR
2013-01-28 %rs0:z %rs0z

00:15:46 R
2013-01-28 %rs0z %rsoz

00:15:14

2013-01-28 %r502 55 | %rS80z2 56 | %rs02 62 | %5p0:
00:14:34 PR

Obrazok 21. Tabulka znaciek udalosti
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Casova mierka

Casova mierka sa nachadza v fFavom hornom rohu obrazovky monitorovania a predstavuije trvanie
udajov, ktoré sa zobrazia na obrazovke (obrazok 20). Predvolena ¢asova mierka je 30 minut.
Pomocou navigaénych tlacidiel Hore a Dole je mozné nastavit’ rozsah tak, aby obrazovka
monitorovania zobrazovala iba 7,5 minGt Gdajov alebo az 24 hodin udajov. Casova mierka
pouziva 24-hodinové hodiny.

Posuvny kurzor a hodnoty kurzora

Po stlaceni lavého naviga¢ného tlaCidla sa zobrazi posuvny kurzor a hodnoty kurzora.
Posuvny kurzor sa zobrazuje priamo pod ¢asovou mierkou a pohybuje sa tam a spat vo
vrchnej oblasti zobrazenia grafu kanala (obrazok 20). Na posun kurzora pouzite navigaéné
tlacidla Vfavo a Vpravo.

Pocas posuvania sa udaje o pacientovi (rSO, a SpO,) zobrazuju na lavej strane obrazovky
monitorovania ako zoznam hodnét kurzora.

POZNAMKA: Hodnoty pulznej frekvencie sa nezobrazuju v hodnotach kurzora.

Ak chcete rychlo opustit’ rezim posuvania a vratit sa na aktualny €as v pripade, stlacte dvakrat
tla¢idlo Menu (Ponuka) alebo kratko stlacte On/Standby (Zap./pohotovostny rezim).

Grafy

Pouzivatel si méze vybrat, ¢i ma kazdy pripojeny kanal na obrazovke monitorovania
zobrazovat graf pre celkovo az Sest grafov. Grafy je mozné tieZ vypnut. VySka grafu sa bude
liSit' v zavislosti od toho, kolko grafov sa nastavi na zobrazenie na obrazovke monitorovania.
Kanaly rSO, zobrazuju trendové linie a kanaly SpO, zobrazuju pletyzmogramy.

Trendové linie rSO,

Farebne oznacené trendové linie (obrazok 22-A) mozno zobrazit’ jednotlivo alebo ich mozno
kombinovat tak, Zze sa v jednom grafe zobrazi viacero trendovych linii. Farebne oznacena
spodna hodnota limitu alarmu pre kanal sa zobrazuje vpravo od kazdého grafu trendovej linie,
ked je zapnuta.

V predvolenom nastaveni sa kazdy kanal zobrazuje ako samostatny graf.

Pletyzmogramy SpO,

Kazdy farebne oznaceny pletyzmogram (obrazok 22-B) sa zobrazuje ako samostatny graf.
Pletyzmogram je normalizovany a mierka je automaticky uréena podla toho, kolko grafov je
nastavenych na zobrazenie na obrazovke monitorovania. Casova mierka pletyzmogramu je
priblizne 14 mm/s a nie je mozné ju upravit.

Predvolené nastavenie je On (Zap.).

POZNAMKA: Po zobrazeni st farebne ozna&ené pletyzmogramy automaticky umiestnené
pod trendovymi liniami rSO, a nemusia sa nachadzat’ vedla prislu§ného Cisla kanala. Ak
chcete zachovat pole kanala SpO, v blizkosti prislusného pletyzmogramu, pripojte senzor
SpO,, k signalovému procesoru, ktory ma vyssie Cislo kanala ako ktorykolvek z pripojenych
senzorov rSO,.
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Obrazok 22. Grafy

Obrazovka monitorovania — postupy

Nastavenie vSetkych zakladnych linii kanala rSO, na aktualne
hodnoty %rSO,

1. (VOLITELNY KROK) Stlaéte Event Mark (Znacka udalosti) na oznag&enie udalosti.
Zaznamenajte si pismeno udalosti do nemocni¢nych zaznamov.

2. Pocas monitorovania stlacte tlaidlo Baseline (Zakladna linia). Na obrazovke sa zobrazi
,2Update baselines for rSO, channels® (Aktualizacia zakladnych linii pre kanaly rSO,)
spolu s hodnotami zakladnej linie pacienta.

3. Stlac¢te Baseline (Zakladna linia) alebo Select (Vybrat).
4. Hodnoty zakladnej linie kanala rSO, su nastavené na aktualne hodnoty zakladnej linie

a zobrazenie sa vrati na obrazovku monitorovania.
Oznacenie udalosti

1. Pocas monitorovania kratko stlacte Event Mark (Znacka udalosti).
2. Na obrazovke sa zobrazi pismeno znacky udalosti a ulozZi sa do pamate.

POZNAMKA: Zobrazenie zna¢ky udalosti na displeji méze trvat az 4 sekundy.

Zobrazenie tabul'ky znaciek udalosti
1. Pocas monitorovania stlacte na cca 2 sekundy tlacidlo Event Mark (Znacka udalosti).
2. Na monitore sa zobrazi tabulka znaciek udalosti (obrazok 21).

3. Obrazovka s tabufkou znaciek udalosti sa automaticky zatvori po 2 minutach. Ak chcete
rychlo opustit’ tabulku znadiek udalosti, kratko stlacte tlacidlo Event Mark (Znacka
udalosti), Menu (Ponuka), Select (Vybrat) alebo On/Standby (Zap./pohotovostny rezim).

Zmena ¢asovej mierky

Pocdas monitorovania mozete stlacenim tladidla Hore/Dole zmenit ¢asovu mierku na
pozadované nastavenie.

Dostupné nastavenia su:

e 7,5 minat * 1 hodina * 8 hodin
* 15 minat * 2 hodiny * 12 hodin
* 30 minut * 4 hodiny * 24 hodin

(predvolené)
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Prechadzanie po ¢asovej mierke

1. Pocas monitorovania stlacte tlacidlo VFavo na zobrazenie kurzora nad grafom(-mi).
2. Ked sa zobrazi posuvny kurzor, na lavej strane obrazovky monitorovania sa pod ¢asovou
mierkou zobrazia farebné oznacené hodnoty kurzora.

3. Ak chcete rychlo opustit rezim posuvania a vratit sa na aktualny &as v pripade, stlacte dvakrat
tlagidlo Menu (Ponuka) alebo kratko stlacte On/Standby (Zap./pohotovostny rezim).

Nastavenie grafu

Grafy sa nastavuju na obrazovke ponuky Settings (Nastavenia). DalSie informacie najdete
v ,Pozicia grafu” na strane 37 alebo ,Nastavenie pozicie(-ii) grafu“ na strane 41
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Obrazovka ponuky Settings (Nastavenia)

Téato sekcia obsahuje:

» Popis ponuky Settings (Nastavenia)
» Postupy pre ponuku Settings (Nastavenia) (pozri stranu 38)

Ponuka Settings (Nastavenia) — popis

Obrazovka Settings (Nastavenia) umoZziuje pouzivatelovi nakonfigurovat systém pre potreby
pripadu na Specifické pouzitie. Na obrazovke Settings (Nastavenia) moze pouzivatel prezerat
a konfigurovat nasledujuce nastavenia a limity alarmov.

* Miesto senzora * Vysoka hodnota %SpO,
» Typ senzora * Nizka hodnota %SpO,
» Zakladna linia * Vlysoka hodnota PR
* Vysoka hodnota %rSO, * Nizka hodnota PR
* Nizka hodnota %rSO, (% BL) alebo » Pozicia grafu

Nizka hodnota %rSO, (Abs) « Predvolba &.:

Sensor Site
Sensor Type
Baseline

%rS0z2 High

%r50z2 Low (% BL)
%Sp0z2 High

%Sp0z Low

PR High

PR Low

Graph Position

-« *Preset 1: Defaults* >

Obrazok 23. Obrazovka ponuky Settings (Nastavenia)

Miesto senzora

Nastavenie miesta senzora umozriuje pouzivatelovi vybrat, upravit alebo vymazat' nazov miesta
senzora. V tabulke 8 su uvedené preddefinované, bezne pouzivané nazvy miest senzora.
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Tabulka 8. Bezne pouzivané nazvy miest senzora

GO NONIN

Hlava Ramena Trup Nohy Casti n6h
L Cere L Delt Abdomen L Thigh LAC
(Lava cerebralna) |(Lavy deltovy) (Brusny) (Lavé stehno) (Lavé predné lytko)
R Cere R Delt L Flank R Thigh LLC
(Prava cerebralna) |(Pravy deltovy) (Lavy bok) (Pravé stehno) (Lavé bocéné lytko)
L Ear L Fore R Flank L Calf LDP
(Lavé ucho) (Lavé predlaktie) (Pravy bok) (Lavé lytko) (Lavé hlboké vzadu)
R Ear R Fore Up R Abd R Calf LP
(Pravé ucho) (Pravé predlaktie) (Vrchny pravy  [(Pravé lytko) (Lavé vzadu)
FH L Then brusny) L Foot RAC
(Celo) (Lavé brusko palca) (Lava noha) (Pravé predné lytko)
R Then R Foot RLC
(Pravé brusko palca) (Prava noha) (Pravé bocné lytko)
L Hand L Toe RDP
(Prst na favej ruke) (Prst na lavej nohe) |(Pravé hlboké vzadu)
R Hand R Toe RP
(Prst na pravej ruke) (Prst na pravej nohe) |(Pravé vzadu)

Typ senzora

Pri vytvarani predvolby toto nastavenie umoznuje pouzivatelovi vybrat typ senzora, ktory
bude pripojeny k tomuto kanalu. Moznosti pre typ senzora su rSO, alebo SpO,. Ked je
pripojeny kompatibilny senzor, toto pole je zakazané.

Zakladna linia (iba kanaly rSO,)

Ak pouZivatel nenastavil hodnoty zakladnej linie pacienta, na displeji BL sa zobrazia pomIcky.
Ked sa spusti novy pripad a rezim spodného alarmu rSO, je nastaveny na hodnotu ,% pod
hodnotou zakladnej linie“, hodnoty spodného limitu alarmu rSO, su predvolené spodné
hodnoty %rSO, (Abs) institucie alebo predvolby. Ked pouzivatel nastavi zakladnu liniu,
spodny limit alarmu rSO, bude percentualnym vyjadrenim zakladnej linie.

Hodnoty zakladnej linie rSO, musia byt nastavené pouzivatelom pre kazdého pacienta tak,
aby boli nasledné zmeny rSO, merané vzhfadom na tuto zakladnu liniu. Ked sa hodnoty rSO,
zobrazia na obrazovke monitorovania, zariadenie za¢ne na obrazovke zobrazovat trendové
udaje. Ak je v tejto chvili stav pacienta stabilny, mala by sa pre kazdy pouzity kanal rSO,
nastavit hodnota zakladnej linie. Napriklad, v pripade pacientov s chirurgickym zakrokom
by sa hodnota zakladnej linie mala stanovit’ pred indukciou.

Zakladné linie mbézu byt nastavené na aktualne hodnoty rSO, zobrazené na monitore alebo
nastavené na Specifické hodnoty.

UPOZORNENIE: Medzi vySetreniami jednotlivych pacientov vypnite monitor X-100M
(pohotovostny rezim) alebo spustite novy pripad (ponuka Case (Pripad)). V opaénom
pripade moze dojst’ k nepresnym hodnotam zakladnej linie pre nového pacienta. Ked
je zariadenie zapnuté alebo sa spusti novy pripad, monitor vymaZze hodnoty zakladnej
linie, obnovi limity na predvolené hodnoty a zaéne do pamati udajov zaznamenavat
nového pacienta.
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Limity alarmov

Obrazovka ponuky Settings (Nastavenia)

Vacsinu limitov alarmov je mozné nastavit' a uloZit do predvolby podla mozZnosti uvedenych

v tabufke 9. Vynimkami su limity alarmu ,nizka hodnota %rSO," a ,nizka hodnota %SpO,°, ktoré
nie je mozné ulozit do predvolby s hodnotou nizSou, nez je predvolené nastavenie institucie.
Dalsie informacie najdete v Eastiach ,nizka hodnota %rSO,“ a ,.nizka hodnota %SpO,*.

POZNAMKA: Predvolené limity institicie st naplnené predvolenymi hodnotami z vyroby

az do ich zmeny instituciou.

Tabulka 9. Nastavenia limitu alarmu

Limit alarmu Vyrobné nastavenia Moznosti nastavenia Prlrastky
nastavenia
Vysoka hodnota %rSO, Vyp. Vyp., 20 % az 95 % 1%
Nizka hodnota %rSO,*
Nizka hodnota %rSO, (% BL) | Zakladna linia - 25 % Vyp., -40 % az -5 % 1%
% pod zakladnou liniou (Zakladna linia minus 25 %)|(minus 40 % az minus 5 %)
alebo
Absolutna nizka hodnota 50 % Vyp., 15 % az 90 % 1%
%rSO, (Abs)
Vysoka hodnota %SpO, Vyp. Vyp., 80 % az 100 % 1%
Nizka hodnota %SpO, 85 % Vyp., 50 % az 95 % 1%
Vysoky pulz 200 uderov za minutu Vyp., 75 az 275 uderov 5 uderov
za minuatu za minutu
Nizky pulz 50 uderov za minutu Vyp., 30 az 110 uderov 5 uderov
za minatu za minutu

*V zavislosti od nastavenia rezimu spodného alarmu rSO, na obrazovke ponuky System (Systém) bude toto nastavenie
bud',%rSO, Low (% BL)“ (nizka hodnota %rSO2 (% BL)) alebo ,%rSO, Low (Abs)“ (nizka hodnota %rSO2 (Abs)).

UPOZORNENIE: Predvolbu nie je mozné uloZit' s nastaveniami spodného limitu
alarmu %rSO, alebo %SpO,, ktoré su nizSie ako predvolené nastavenia institicie.
Spodné limity alarmu %rSO, a SpO,%, ktoré su nizSie ako predvolené nastavenia
institucie, sa v predvolenom nastaveni nahradia predvolenymi nastaveniami institucie.

VAROVANIE: Po¢as spust'ania systému skontrolujte vSetky nastavenia alarmov

a obmedzenia, aby ste sa uistili, Zze si nastavené podla uréenia.

POZNAMKA: Hodnota AUC sa nevypodita, ak je nastavenie ,%rSO, Low (% BL)" (nizka
hodnota rSO, (% BL)) alebo ,%rSO, Low (Abs)“ (nizka hodnota rSO, (% Abs)) vypnuté.
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Nizka hodnota %rSO,

Ked sa spusti pripad, spodny limit alarmu rSO, bude mat vo vybranej predvolbe hodnotu
hodnotou “%rSO, Low” (Nizka hodnota %rSO,). Po€as pripadu je mozné upravit spodny limit
alarmu rSO,. Nastavenie ,%rSO, Low“ (Nizka hodnota %rSO,) je v8ak pri ukladani predvolby
obmedzena predvolenymi hodnotami zariadenia. Spodny limit alarmu rSO5 nie je mozZné ulozit
s hodnotou nizSou, nez je predvolené nastavenie indtitucie.

Vzdy, ked sa zmeni spodny limit alarmu, sa AUC prepocita od zacCiatku aktualneho zaznamu.

Spodny limit alarmu rSO,, sa zobrazi ako hodnota vpravo od grafu trendovej linie na obrazovke
monitorovania. Ked graf zobrazuje jednu trendovu liniu rSO,, zobrazuje sa aj spodny limit
alarmu ako biela bodkovana Ciara.

Spodna hodnota limitu alarmu sa na monitorovacej obrazovke nezobrazi, ak je nastavenie
spodnej hodnoty %rSO-, na kanale VYPNUTE.

V zavislosti od nastavenia rezimu spodného alarmu rSO, na obrazovke ponuky System
(Systém) bude toto nastavenie bud',,%rSO, Low (% BL)“ (nizka hodnota %rSO, (% BL)) alebo
,%rSO, Low (Abs)“ (nizka hodnota %rSO, (Abs)).

%rS0O, Low (% BL) (Nizka hodnota %rSO, (% BL)) (predvolené): Ak sa pouZiva nastavenie
,%rSO, Low (% BL)* (Nizka hodnota %rSO, (% BL)), spodny limit alarmu sa nastavi na hodnotu od
-40 % do -5 %. Vypocet spodného limitu alarmu je nastavena zakladna linia minus vybrané percento.
Vyrobné nastavenie je zékladna linia minus 25 % hodnoty zakladnej linie (pozri tabulku 9).

Priklad: ak je BL 60, tak je spodny limit alarmu 45 (60 minus 25 % = 45).

%rS0O, Low (Abs) (Nizka hodnota %rSO, (Abs)): Ak sa pouZiva nastavenie ,%rSO, Low
(Abs)“ (Nizka hodnota %rSO, (Abs)), spodny limit alarmu sa nastavi na Specificki hodnotu od
15 % do 90 %. Vyrobné nastavenie je 50 %.

Nizka hodnota %Sp0O,

Ked sa spusti pripad, spodny limit alarmu SpO, bude mat vo vybranej predvolbe hodnotu
hodnotou “%SpO, Low” (Nizka hodnota %rSO,). Po€as pripadu je mozné upravit spodny limit
alarmu SpO,. Nastavenie ,%SpO, Low" (Nizka hodnota %rSO,) je vSak pri ukladani
predvolby obmedzena predvolenymi hodnotami zariadenia. Spodny limit alarmu SpO,, nie je
mozné ulozit' s hodnotou nizSou, nez je predvolené nastavenie institucie.

Pozicia grafu

Toto nastavenie urCuje umiestnenie jednotlivych trendovych linii kanalov alebo pletyzmogramov.

TIPY
» Trendové linie a pletyzmogramy su farebne oznacené a zhoduju sa s farbami kanala
signalového procesora

* Graf sa nemusi zhodovat s prisludnym kanalom na obrazovke monitorovania.
* Na jeden graf je mozné umiestnit viacero trendovych linii rSO,.
» Trendové linie rSO, a pletyzmogramy SpO, nemézu byt na tom istom grafe.

» Grafy rSO, sa zobrazia vo vrchnej €asti obrazovky monitorovania v poradi, v akom su
nastavené (A—F).

+ Kazdy pletyzmogram SpO, je samostatny graf. SpO, grafy sa zobrazuju pod grafmi rSO,
a su usporiadané podrla Cisla kanalu.
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Predvolba ¢€.:
Toto nastavenie umoziuje pouzivatelovi rychly pristup a kontrolu predvolieb monitora.

Ak bola aktivna predvolba zmenena na obrazovke ponuky Settings (Nastavenia) alebo na
obrazovke ponuky System (Systém), okolo nazvu predvolby sa zobrazuju hviezdi¢ky. Ak
chcete uloZit tieto zmeny pre buduce pouzitie, uloZte predvolbu (pozri ,Ponuka Presets
(Predvolby) — postupy“ na strane 43).

Ponuka Settings (Nastavenia) — postupy

Otvorenie ponuky Settings (Nastavenia)
1. Stlacte tlacidlo Menu (Ponuka). Zobrazi sa obrazovka ponuky Settings (Nastavenia)

Priradenie preddefinovaného nazvu miesta senzora

1. Ked ste na obrazovke ponuky Settings (Nastavenia), pomocou navigaénych tlacidiel sa
presunte a zvyraznite nastavenie ,Sensor Site“ (Miesto senzora) poZzadovaného kanala.

2. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa vyskakovacia ponuka.

3. Pomocou navigacnych tlacidiel sa presunte a zvyraznite pozadovanu kategoriu miesta
senzora.

4. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa vyskakovacia podponuka.
5. Pomocou naviga¢nych tlacidiel sa presurite a zvyraznite poZadovany nazov miesta senzora.

6. Stlacte tlaCidlo Select (Vybrat) na ulozenie. Zobrazenie sa vrati do ponuky Settings
(Nastavenia). Pod Cislom kanala sa zobrazuje skrateny nazov senzora.

7. Zmerite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlacidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi asovy limit obrazovky.

Prispoésobenie nazvu miesta senzora

1. Ked ste na obrazovke ponuky Settings (Nastavenia), pomocou naviga¢nych tlacidiel sa
presunte a zvyraznite nastavenie ,Sensor site“ (Miesto senzora) pozadovaného kanala.
Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa vyskakovacia ponuka.

Pomocou navigacnych tlaCidiel sa presurite a zvyraznite moznost’ ,Custom® (Vlastné).
Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa obrazovka s alfanumerickou klavesnicou.
Zadajte nazov miesta senzora (maximalne 8 znakov):

a. Pomocou navigaénych tlagidiel sa presunte a zvyraznite poZadovany znak.

b. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat).

c. Opakovanim krokov a a b zadajte nazov.

6. Stla€anim tlacidla Dole zvyraznite moznost' ,Save“ (UlozZit).

7. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazenie sa vrati na obrazovku ponuky Settings
(Nastavenia). Pod Cislom kanala sa zobrazuje vlastny nazov senzora.

8. Zmeirite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlacidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi asovy limit obrazovky.

Al

38



Obrazovka ponuky Settings (Nastavenia)

GO NONIN

Odstranenie nazvu miesta senzora

1. Ked ste na obrazovke ponuky Settings (Nastavenia), pomocou navigaénych tlacidiel sa
presunite a zvyraznite nastavenie ,Sensor site“ (Miesto senzora) pozadovaného kanala.

2. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa vyskakovacia ponuka.

Pomocou navigacénych tla€idiel sa presunte a zvyraznite moznost ,Clear” (Vymazat).

4. Stlacte tlacCidlo Select (Vybrat). Zobrazenie sa vrati na obrazovku ponuky Settings
(Nastavenia). Pole s miestom senzora pod Cislom kanala sa zobrazuje ako ,prazdne®.

5. Zmeiite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlacidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo poc¢kajte, kym vyprsi €asovy limit obrazovky.

w

Nastavenie typu senzora

POZNAMKA: Typ senzora sa automaticky nastavi a neda sa manualne zmenit, ked je
k signalovému procesoru pripojeny senzor rSO, alebo SpO, kompatibilny so systémom
Nonin SenSmart.

1. Ked ste na obrazovke ponuky Settings (Nastavenia), pomocou navigacnych tlacidiel sa
presunte a zvyraznite nastavenie ,Sensor Type“ (Typ senzora) pozadovaného kanala.

2. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Nad a pod nastavenim sa zobrazuju malé Sipky.
Stlacanim navigacnych tlaCidiel Hore/Dole zmernte nastavenie.

4. Stlagenim tlacCidla Select (Vybrat) nastavte typ senzora. Ked je nastaveny typ senzora,
obrazovka ponuky Settings (Nastavenia) aktivuje nastavenia pre tento typ senzora:

w

Nastavenia rSO,: Nastavenia SpO,:
+ Zakladna linia * Vysoka hodnota %SpO,
* Vysoka hodnota %rSO, * Nizka hodnota %SpO,
* Nizka hodnota %rSO, (% BL) alebo * Vysoka hodnota PR
Nizka hodnota 0/0r802 (AbS) « Nizka hodnota PR

5. Zmente dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo poc¢kajte, kym vyprsi €asovy limit obrazovky.

Nastavenie jednotlivych hodnoét zakladnej linie

1. (VOLITELNY KROK) Po&as monitorovania stladte Event Mark (Znacka udalosti) na
oznacenie udalosti. Zaznamenaijte si pismeno udalosti do nemocniénych zaznamov.

2. Stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka). Zobrazi sa obrazovka ponuky Settings (Nastavenia)

Pomocou navigaénych tlacidiel sa presurite a zvyraznite poZadované nastavenie
.Zakladnej linie“ kanala.

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Nad a pod nastavenim sa zobrazuju malé Sipky.
Stla¢anim navigacnych tlaCidiel Hore/Dole zmernte nastavenie.

Stlagenim tlacidla Select (VVybrat) nastavte hodnotu zakladnej linie.

V pripade potreby opakujte tieto kroky pre kazdy kanal rSO.,.

Zmerite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka), &im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo poc¢kajte, kym vyprsi €asovy limit obrazovky.

w

© N oA
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POZNAMKA: Pri kazdom zapnuti jednotky sa limity alarmov obnovia na aktuélne aktivne
predvolené hodnoty.
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Nastavenia limitov alarmov

1.

Vykonajte kroky 1 — 4 z Casti ,Nastavenie typu senzora“ na strane 39 alebo pripojte senzor
kompatibilny so systémom Nonin SenSmart k signalovému procesoru.

Pomocou naviga¢nych tladidiel sa presuite a zvyraznite nastavenie limitu alarmu
pozadovaného kanala.

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Nad a pod nastavenim sa zobrazuju malé Sipky.

Stlacanim navigacnych tlacidiel Hore/Dole zmerite nastavenie. Moznosti nastavenia
limitov alarmov su uvedené v tabulke 9.

Stlacenim tlacidla Select (VVybrat) nastavte limit.

V pripade potreby opakujte tieto kroky pre kazdé nastavenia vrchného a spodného limitu
alarmu.

Zmerite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi €asovy limit obrazovky.

Nastavenie pozicie(-ii) grafu

1.

2.
3.

Ked ste na obrazovke ponuky Settings (Nastavenia), pomocou navigaénych tlacidiel
sa presunte a zvyraznite nastavenie ,Graph Position“ (Pozicia grafu) kanala.

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Nad a pod nastavenim sa zobrazuju malé Sipky.
Stlacanim navigaénych tlacidiel Hore/Dole zmerite nastavenie.

+ Kanaly rSO, je mozné nastavit na pismena od Ado F alebo na vypnuté. V jednom grafe
sa mbzZe zobrazovat az Sest trendovych linii kanala rSO..

+ Kanaly SpO, je mozné nastavit na zapnuté alebo vypnuté.
Stlagenim tlacidla Select (Vybrat) nastavte poziciu grafu.

Zmerite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite
na obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi ¢asovy limit obrazovky.

Kontrola/vyber predvolby

1.

Ked ste na obrazovke ponuky Settings (Nastavenia), stlaCenim tlacidla Dole sa presurite
a zvyraznite pole ,Preset” (Predvolba) v spodnej Casti obrazovky ponuky Settings
(Nastavenia).

Pomocou navigac¢nych tlaCidiel Vpravo/VFavo sa mézete posuvat medzi predvolbami
a kontrolovat nastavenia jednotlivych predvolieb.

Ak chcete vybrat predvolbu, prestarite sa posuvat medzi predvolbami. Predvolba na
obrazovke sa stane aktivnou predvolbou.

Dvojitym stlacenim Menu (Ponuka) sa vratte na obrazovku monitorovania.
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Obrazovka ponuky Presets (Predvol'by)

Téato sekcia obsahuje:

» Popis ponuky Presets (Predvolby)
* Postupy pre ponuku Presets (Predvolby) (pozri stranu 43)

TIPY

+ VSetky nastavenia Specifické pre jednotlivé kanaly na obrazovke ponuky Settings
(Nastavenia) mozno uloZit do predvolby.

* Do predvolby sa ulozi Sest nastaveni ponuky System (Systém): Brightness (Jas), Alarm
Volume (Hlasitost alarmu), rSO, Low Alarm Mode (Rezim spodného alarmu rSO,), Pulse
Tone Volume (Hlasitost ténu pulzu), Pulse Tone Source (Zdroj téonu pulzu) a Data Output
Modes (Rezimy vystupu udajov).

Ponuka Presets (Predvolby) — popis

Predvolba je suborom nastaveni kanalov a systému, ktoré mozZno uloZit' a vyvolat. Obrazovka
ponuky Presets (Predvolby) umoZniuje pouZzivatelovi ulozit' aktualne nastavenia ako predvolbu,
aktivovat’ ulozenu predvolbu a odstranit, premenovat, uzamknut alebo odomknut’ predvolbu.

Monitor dokaze ulozit az 10 predvolieb. 10 predvolieb je najskér oznaenych ako predvolené
predvolby a su nastavené na predvolené vyrobné nastavenia. Ak boli nastavené predvolené
limity institucie, predvolené predvolby pouzivaju tieto nastavenia.

Jedna predvolba méze byt oznacena ako predvolena predvolba institucie. Ked je monitor
zapnuty, pre novy pripad sa pouZzije predvolena predvolba institucie. Pouzivatel méze pouzit
tuto predvolbu alebo aktivovat inu predvolbu.

Ked sa predvolba odstrani, nazov sa vrati na ,predvoleny“ a nastavenia sa vratia na
predvolené vyrobné nastavenia, alebo na predvolené nastavenia institucie, ak boli nastavené.

VAROVANIE: Pocas spust'ania systému skontrolujte vSetky nastavenia alarmov a
obmedzenia, aby ste sa uistili, ze st nastavené podla urcenia.

VAROVANIE: Ak sa na viacerych monitoroch X-100M v jednej oSetrovatel'skej oblasti
pouzivaju rozne predvolby, mdéze vzniknut’ nebezpeéenstvo.

POZNAMKA: Predvolby sa zachovaju, aj po odpojeni externého napajania a batérie.

POZNAMKA: Ak pouzivatel zmeni nastavenia v aktivnej predvolbe a potom chce ulozit
noveé nastavenia ako predvolbu, pozrite si ,UloZenie aktualnych nastaveni ako predvolbu®
na strane 43.
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Save Current Settings as New Preset

Saved User Presets

1 'l Defaults 6 ' Defaults
2 "lm Defaults 7 "m Defaults
3 'l Defaults 8 " Defaults
4 "ln Defaults 9 "ln Defaults
5 la Defaults 10 ' Defaults

Obrazok 24. Obrazovka ponuky Presets (Predvolby)

Ponuka Presets (Predvolby) — postupy

Otvorenie ponuky Presets (Predvolby)

1.
2.

Stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka).

Jednym stla¢enim tlacidla Vpravo zvyraznite kartu Presets (Predvolby). Zobrazi sa
obrazovka ponuky Presets (Predvolby).

Aktivovanie predvolby

1.

2.

Ked ste na obrazovke ponuky Presets (Predvolby), pomocou navigaénych tlacidiel sa
presunte a zvyraznite pozadovanu predvolbu.

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa vyskakovacia ponuka so zvyraznenou
moznostou ,Use This Preset‘ (Pouzit' tuto predvolbu).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Predvolba sa aktivuje a zobrazenie sa vrati na obrazovku
Settings (Nastavenia).

Zmerite dalSie nastavenia, stlacte tlagidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na obrazovku
monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi €asovy limit obrazovky.

Ulozenie aktualnych nastaveni ako predvolbu

UPOZORNENIE: Predvolbu nie je mozné ulozit' s nastaveniami spodného limitu
alarmu %rSO, alebo %SpO,, ktoré su nizsie ako predvolené nastavenia institucie.
Spodné limity alarmu %rSO, a SpO,%, ktoré su nizSie ako predvolené nastavenia
institucie, sa v predvolenom nastaveni nahradia predvolenymi nastaveniami institucie.

Pomocou ponuk Settings (Nastavenia) a System (Systém) nastavte vSetky parametre a
nastavenia na pozadované hodnoty.

Pomocou navigaénych tlacidiel sa presunte a zvyraznite kartu Presets (Predvolby).

Ked ste na obrazovke ponuky Presets (Predvolby), pomocou navigaénych tlacidiel sa
presunte a zvyraznite moznost ,Save Current Settings as New Preset® (Ulozit aktualne
nastavenia ako novu predvolbu).
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4.
5,

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa vyskakovacia ponuka.
Pomocou navigacnych tlaCidiel Hore/Dole vyberte predvolbu, ktoru chcete prepisat.

POZNAMKA: Ak je predvolba uzamknuta, zobrazi sa hlasenie Cannot overwrite locked
preset! (Nie je mozné prepisat uzamknutu predvolbu!). Ak chcete odomknut predvolbu,
pozrite si ,Uzamknutie/odomknutie predvolby“ na strane 45.

6.

7.

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa pole s nazvom predvolby spolu s
alfanumerickou klavesnicou. Ak aktualizujete existujucu predvolbu, pokracujte krokom 8.

Zadajte nazov predvolby (maximalne 11 alfanumerickych znakov):

a. Pomocou navigaénych tlagidiel sa presunte a zvyraznite poZzadovany znak.
b. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat).

c. Opakovanim krokov a a b zadajte nazov.

Stla¢anim tlacidla Dole zvyraznite moznost ,Save® (UloZit).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat) na uloZenie. Predvolba sa aktivuje a zobrazenie sa vrati
na obrazovku monitorovania.

Odstranenie predvolby

1.

2.

5.

Ked ste na obrazovke ponuky Presets (Predvolby), pomocou navigaénych tlacidiel
sa presuite a zvyraznite pozadovanu predvolbu.

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa vyskakovacia ponuka. V pripade potreby
odomknite predvolbu (pozrite ,Uzamknutie/odomknutie predvolby” na strane 45).

Jednym stlacenim tlaCidla Dole zvyraznite moznost ,Delete” (Odstranit).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa kontextové okno ,Delete selected preset?”
(Odstranit vybranu predvolbu?) so zvyraznenou moznostou ,No“ (Nie).

* Ak chcete zruSit odstranenie, stlacte tlacidlo Select (Vybrat).

+ Ak chcete predvolbu odstranit, stlaenim tlagidla Dole oznaéte moznost ,Yes* (Ano)
a potom stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Nazov predvolby sa vrati na ,predvoleny*
a hodnoty predvolby sa zmenia na predvolené nastavenia institucie.

Dvojitym stlaenim Menu (Ponuka) sa vratte na obrazovku monitorovania.

Premenovanie predvolby

1.

2.

B
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Ked ste na obrazovke ponuky Presets (Predvolby), pomocou navigacnych tlacidiel sa
presufite a zvyraznite poZzadovanu predvolbu.

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa vyskakovacia ponuka. V pripade potreby
odomknite predvolbu (pozrite ,Uzamknutie/odomknutie predvolby“ na strane 45).

Dvojitym stlacenim tlaCidla Dole zvyraznite moznost ,Rename” (Premenovat).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa obrazovka s alfanumerickou klavesnicou
Zadajte nazov predvolby (maximalne 11 alfanumerickych znakov):

a. Pomocou navigaénych tlagidiel sa presunte a zvyraznite pozadovany znak.

b. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat).

c. Opakovanim krokov a a b zadajte nazov.

Stlacanim tlacidla Dole zvyraznite moznost ,Save* (Ulozit).

Stlacte tlaCidlo Select (Vybrat). Zobrazenie sa vrati na obrazovku ponuky Presets (Predvolby).



Obrazovka ponuky Presets (Predvolby)

8. Dvojitym stlacenim Menu (Ponuka) sa vratte na obrazovku monitorovania.

Uzamknutie/odomknutie predvolby

POZNAMKA: V pripade odomknutej predvolby sa vedla nazvu predvolby zobrazuje symbol
otvoreného zamku a v pripade zamknutej predvolby sa vedla nazvu predvolby zobrazuje
symbol zatvoreného zamku.

1. Ked ste na obrazovke ponuky Presets (Predvolby), pomocou navigacnych tlacidiel sa
presunte a zvyraznite poZadovanu predvolbu.

2. Stlacte tlacidlo Select (VVybrat). Zobrazi sa vyskakovacia ponuka.

» Ak chcete odomknut predvolbu, stlacenim tlaidla Dole zvyraznite moznost' ,Unlock®
(Odomknut).

» Ak chcete zamknut predvolbu, stlacenim tlacidla Dole zvyraznite moznost’ ,Lock®
(Zamknut).
3. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat).

4. Zadajte heslo predvolby. Toto je heslo Specifické pre pouzivatela, ktoré mdze byt
prepisané heslom institucie.

5. Zobrazenie sa vrati na obrazovku ponuky Presets (Predvolby).
6. Dvojitym stlacenim Menu (Ponuka) sa vratte na obrazovku monitorovania.

GO NONIN
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Obrazovka ponuky Case (Pripad)

Téato sekcia obsahuje:

» Popis ponuky Case (Pripad)
* Postupy pre ponuku Case (Pripad) (pozri stranu 46)

Ponuka Case (Pripad) — popis

Obrazovka ponuky Case (Pripad) (obrazok 25) umoziiuje pouzivatelovi zobrazit’ aktualne 1D
pacienta (identifikacia), spustit novy pripad alebo upravit ID pacienta.

Start new case

Edit patient ID Current patient ID
| blank |

Obrazok 25. Obrazovka ponuky Case (Pripad)

Spustenie nového pripadu

Toto nastavenie umozriuje pouzivatefovi spustit’ novy pripad pomocou aktualnej predvolby.
Ked sa spusti novy pripad, zakladné linie sa vymazu a spusti sa novy zaznam v pamati.

Upravenie ID pacienta

Toto nastavenie umozriuje pouzivatelovi upravit existujuce ID pacienta alebo pridat 1D
pacienta k pripadu. ID pacienta mézu mat maximalne 15 alfanumerickych znakov.

Ponuka Case (Pripad) — postupy
Otvorenie ponuky Case (Pripad)

1. Stlacte tla¢idlo Menu (Ponuka).

2. Dvojitym stlaenim tlacidla Vpravo zvyraznite kartu Case (Pripad). Zobrazi sa obrazovka
ponuky Case (Pripad).
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Spustenie nového pripadu

1.

2.

Ked ste na obrazovke ponuky Case (Pripad), pomocou navigacnych tlagidiel sa presurite
a zvyraznite moznost ,Start new case” (Spustit novy pripad).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa kontextové okno ,Start new case?* (Spustit’
novy pripad?) so zvyraznenou moznostou ,No“ (Nie).

Stlagenim tlagidla Dole zvyraznite moznost ,Yes“ (Ano).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat).

+ Ak je systém nastaveny tak, aby vyZadoval zadanie ID pacienta pri spusteni nového
pripadu (dalSie informacie najdete v €asti ,Poziadavka ID pacienta®):

- Zobrazi sa obrazovka s alfanumerickou klavesnicou. Postupuijte podia krokov
3 — 5 v dalSom postupe ,Uprava ID pacienta“.

- Po zadani ID pacienta sa zobrazi ,Starting new case ...“ (Spustenie nového
pripadu...). Monitor sa vrati na obrazovku monitorovania a vSetky zakladné linie
z predchadzajuceho pripadu sa vymazu.
* AKk je systém nie je nastaveny tak, aby vyzadoval zadanie ID pacienta pri spusteni
nového pripadu:

- Zobrazi sa ,Starting new case ...“ (Spustenie nového pripadu...). Monitor sa vrati
na obrazovku monitorovania a vSetky zakladné linie z predchadzajuceho pripadu
sa vymazu.

- Pripad nebude obsahovat ID pacienta. Ak chcete zadat' ID pacienta, pozrite si
nasledujuci postup ,Uprava ID pacienta“.

Uprava ID pacienta

1.

2.
3.

Ked ste na obrazovke ponuky Case (Pripad), pomocou navigacnych tlacidiel sa presurite
a zvyraznite moznost ,Edit patient ID* (Upravit ID pacienta).

Stlacte tladidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa obrazovka s alfanumerickou klavesnicou.
Zadaijte ID pacienta (maximalne 15 alfanumerickych znakov).

a. Pomocou navigaénych tlacidiel sa presurfite a zvyraznite poZzadovany znak.

b. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat).

c. Opakovanim krokov a a b zadajte nazov.

StlaCanim tlacidla Dole zvyraznite moznost' ,Save“ (UloZit).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat) na uloZenie. Na obrazovke ponuky Case (Pripad)
sa zobrazi aktualne ID pacienta.

Dvakrat stlacte tlacidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na obrazovku monitorovania,
alebo pockajte, kym vyprsi Casovy limit obrazovky.

47



Obrazovka ponuky System (Systém)
GO NONIN e
Obrazovka ponuky System (Systém)

Téato sekcia obsahuje:

* Popis ponuky System (Systém)
* Postupy pre ponuku System (Systém) (pozri stranu 54)

Ponuka System (Systém) — popis

Obrazovka ponuky System (Systém) (obrazok 26) umoZzhiuje pouzivatelovi pristupovat
k nasledujucim nastaveniam:

+ Jas* * Datum/Cas

* Hlasitost alarmu* * ReZim zavolania oSetrovatela
* Rezim nizkej hodnoty alarmu rSO,* * Bluetooth

+ Hlasitost tonu pulzu* + Jazyk

» Zdroj ténu pulzu* * PoZiadavka ID pacienta

* Rezimy vystupu udajov* * Nazov systému

- Vlymazanie paméte * Predvolena predvolba

+ Obnovenie vyrobnych nastaveni * Predvolené limity institucie

+ Informécie o systéme * Heslo institdcie

* Tieto nastavenia mézu byt su€astou parametra predvolby.
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Brightness Date / Time
Alarm Volume Nurse Call Hode
rs0z Low Alarm HMode Bluetooth

Pulse Tone Volume Language

Pulse Tone Source Patient ID Request
Data Output Modes System Name

Default Preset
Clear Hemory Institution Default Limits
Restore Factory Defaults Institution Password
System Information

Obrazok 26. Obrazovka ponuky System (Systém)
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Jas

Toto nastavenie urcuje jas displeja. Posuvnik jasu ma 15 krokov. Predvoleny jas je maximalny
jas (15). Toto nastavenie je mozné ulozit ako parameter predvolby.

Hlasitost’ alarmu

Toto nastavenie urcuje hlasitost zvukovych alarmov. Posuvnik hlasitosti alarmu ma 15 krokowv.
Predvolena hlasitost’ alarmu je maximalna hlasitost (15). Toto nastavenie je mozné ulozit ako
parameter predvolby.

Ak je hlasitost’ alarmu na kroku 5 alebo vy§Som, posuvnik je zeleny. Ak je hlasitost alarmu na kroku
4 alebo niz8om (menej ako 45 decibelov), posuvnik je ZIty a na obrazovke monitorovania svieti ZIta
kontrolka stiSenia alarmu.

Rezim nizkej hodnoty alarmu rSO,

Toto nastavenie urCuje, ako sa bude pocitat spodny limit alarmu. Toto nastavenie je mozné
nastavit na ,% Below Baseline“ (% pod zakladnou liniou) alebo ,Absolute” (Absolutna).
Predvolené nastavenie je ,% Below Baseline® (% pod zakladnou liniou).

Po nastaveni sa na obrazovke ponuky Settings (Nastavenia) zobrazi %rSO, Low (% BL)
(Nizka hodnota %rSO, (% BL)) alebo %rSO, Low (Abs) (Nizka hodnota %rSO, (Abs)). DalSie
informacie o spodnych limitoch alarmov rSO, najdete na strane 36.

Toto nastavenie je mozné ulozit ako parameter predvolby.

% pod zakladnou liniou

Ak chcete, aby sa spodna hodnota limitu alarmu rSO, automaticky vypocitala ako percento
pod zakladnou liniou, nastavte rezim nizkej hodnoty alarmu rSO, na hodnotu ,% Below
Baseline* (% pod zakladnou liniou) (predvolené). Vyrobné nastavenie je zakladna linia minus
25 % hodnoty zakladnej linie (tabulka 9 na strane 36).

Priklad: ak je BL 60, tak je spodny limit alarmu 45 (60 minus 25 % = 45).

Ked sa spusti novy pripad a rezim spodného alarmu rSO, je nastaveny na hodnotu ,% pod
hodnotou zakladnej linie“, hodnoty spodného limitu alarmu rSO, su predvolené spodné
hodnoty %rSO, (Abs) institucie alebo predvolby. Ked pouzivatel nastavi zékladnu liniu,
spodny limit alarmu rSO, bude percentualnym vyjadrenim zakladnej linie.

Absolutna

Ak chcete, aby mal spodny limit alarmu %rSO, Specificku hodnotu, nastavte rezim nizkej
hodnoty alarmu rSO, na moznost ,Absolute” (Absolutna).

Ked sa spusti novy pripad a rezim spodného alarmu rSO, je nastaveny na moznost' ,Absolute®
(Absolutna), hodnoty spodného limitu alarmu rSO, su spodné hodnoty %rSO, (Abs) vybrane;j
predvolby.

Hlasitost’ tonu pulzu

Toto nastavenie urcuje hlasitost pipania pulzu. Posuvnik tonu pulzu ma 15 krokov. Predvolena
hlasitost' tonu pulzu je vypnuté (0). Toto nastavenie je mozné uloZit ako parameter predvolby.
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Zdroj ténu pulzu

Toto nastavenie urCuje, ktory kanal SpO, poskytne ton pulzu. Ako zdroj ténu pulzu mozno
nastavit' len jeden kanal SpO,. Toto nastavenie je mozné ulozit ako parameter predvolby.

Rezimy vystupu udajov

Toto zariadenie obsahuje 5 réznych formatov vystupu udajov (jeden za sekundu) v realnom
¢ase (Nonin 1, Nonin 2, Nonin 3, Nonin 4, Nonin 5). Okrem toho, na vystupe portu RS-232 su
udaje pre volitefnu tlaciarefi Dymo (Tlaciaren).

Toto nastavenie je mozné ulozit ako parameter predvolby.

POZNAMKA: Bluetooth a port RS-232 majui samostatné moznosti vyberu a mézu pouzivat
rézne formaty vystupov udajov.

Dalsie informacie o formatoch udajov st uvedené v ,Vlastnosti paméte a vystupu Gdajov*
na strane 64.

Vymazanie pamate
Toto nastavenie vymaze zaznamy udajov o pacientovi z monitora. Toto nastavenie neodstrani
predvolby z monitora.

Obnovenie vyrobnych nastaveni

Toto nastavenie odstrani vdetky predvolby, predvolené nastavenia institucie a dalSie
pouzivatelské nastavenia a vrati monitor na predvolené nastavenia limitov alarmov (tabulka 10).

Tabulka 10. Vyrobné predvolené nastavenia limitu alarmu

Nastavenie limitu alarmu Vyrobné nastavenie

Vysoka hodnota rSO, Vyp.

Nizka hodnota rSO, (% BL) % pod zakladnou liniou  |Zakladna linia - 25 % (Zakladna linia minus 25 %)

Absolutna nizka hodnota rSO, (Abs) 50 %

Vysoka hodnota SpO, Vyp.

Nizka hodnota SpO, 85 %

Vysoky pulz 200 uderov za minutu
Nizky pulz 50 uderov za minatu

Informacie o systéme

Toto kontextové okno poskytuje informacie o systéme monitora a vSetkych pripojenych
signalovych procesoroch. Ak zavolate technicky servis spolo&nosti Nonin, servisny zastupca
mdze poziadat o tieto informacie.
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Nonin Medical, Inc.
Model X-100M

Software version 14
Sound version 14
Bluetooth version R0O01, Saber
Power version 2
quest

1: SW 9023 it
2: SW 9023 '
3: SW 9023 efault Limits

rassword
Go Back

Obrazok 27. Kontextové okno System Information (Informacie o systéme)

Datum/cas

Toto nastavenie umoznuje pouzivatelovi nastavit datum a ¢as monitora (24-hodinovy format).

Rezim zavolania oSetrovatela

Toto nastavenie povoluje upozornenia alarmu na centrdlnom monitorovacom mieste. Funkcia
zavolania oSetrovatela pri napajani AC alebo z batérie. Zariadenie urCuje stav alarmu ako
zvukovy, vizualny alebo obidve moznosti. Moznosti zavolania oSetrovatela su:

Normalne otvoreny, nepretrzZite (predvolené nastavenie) — kontakt na zavolanie
oSetrovatela je normalne otvoreny a poCas stavu alarmu sa zatvori. Kontakt zavolania
oSetrovatela ma zmeneny stav pocas trvania alarmu a vrati sa do pévodného stavu bez
alarmu, ked sa stav alarmu zrusi.

Normalne zatvoreny, do¢asne — kontakt na zavolanie oSetrovatela je normalne otvoreny
a pocas stavu alarmu sa zatvori. Kontakt na zavolanie oSetrovatela do¢asne zmeni stav pri
nastupe stavu alarmu a opakuje 1-sekundovu zmenu kazdu minutu pocas trvania stavu alarmu.

Normadlne zatvoreny, nepretrzZite — kontakt na zavolanie oSetrovatela je normalne zatvoreny
a pocas stavu alarmu sa otvori. Kontakt zavolania oSetrovatefa ma zmeneny stav pocCas
trvania alarmu a vrati sa do pévodného stavu bez alarmu, ked sa stav alarmu zrusi.

Normadlne zatvoreny, do¢asne — kontakt na zavolanie oSetrovatela je normalne zatvoreny a
pocas stavu alarmu sa otvori. Kontakt na zavolanie o$etrovatela do€asne zmeni stav pri nastupe
stavu alarmu a opakuje 1-sekundovu zmenu kazdu minutu po€as trvania stavu alarmu.

POZNAMKA: Funkcia zavolania o$etrovatela ma prednost pred sti§enim alarmov.
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VAROVANIE: Pouzivatel je zodpovedny za implementaciu rozhrania medzi systémom
zavolania oSetrovatela a modelom X-100M a adekvatne otestovanie rozhrania medzi
modelom X-100M a systémom zavolania oSetrovatel'a na zaistenie prevadzky. Monitor
X-100M nebol hodnoteny so Specifickymi systémami zavolania oSetrovatela.

VAROVANIE: Funkcie zavolania oSetrovatela a Bluetooth by sa nemali pouzivat’ ako
primarny zdroj upozornenia na alarm.

Bluetooth

Toto kontextové okno poskytuje pouzivatelovi informacie potrebné na sparovanie modelu
X-100M s hlavnym zariadenim Bluetooth a moznost vypnutia Bluetooth radia.

Dalsie informacie o technoldgii Bluetooth s uvedené na strane 65.

Brightness Date / Time

Alarm Volume

rs0: Low Alar|Bluetooth: On
Pulse Tone Uo'N
ame :
Pulse Tone So| HNonin_Medical_Inc._001303 wquest

Data Output HM|PIN:
001303 it

BDA :
00:1c:05:00:82:e2
Restore Facto ‘assword

3

System Information

efault Limits

Clear Memory

Obrazok 28. Kontextové okno Bluetooth Information (Informacie o Bluetooth)

Jazyk

Tato funkcia umoznuje pouzivatelovi zmenit’ jazyk zobrazeny na monitore. Dostupné jazyky su:
* Angli¢tina (English) + Taliangina (Italiano)
* Nemcina (Deutsch) * HolandCina (Nederlands)
- Spanielgina (Espafiol) + Svédéina (Svenska)

+ Francuzsétina (Frangais) Portugal&ina (Portugués)
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Poziadavka ID pacienta

Toto nastavenie ur€uje, Ci bude pouzivatel poziadany o zadanie identifikacie pacienta (ID)
pri spusteni nového pripadu. Ak je tato moznost nastavena na ,At Start of New Case”“ (Pri
spusteni nového pripadu), po zapnuti monitora a pri vybere moznosti ,Start a new case*
(Spustit novy pripad) na obrazovke s ponukou Case (Pripad) sa zobrazi obrazovka Enter
Patient ID (Zadajte ID pacienta).

Nazov systému

Toto nastavenie umoziuje pouzivatelovi priradit nazov systému. Predvoleny nazov je X-100.

Predvolena predvolba

Toto nastavenie umoziiuje pouzivatelovi vybrat jednu z predvolieb, ktoré budu predvolenou
predvolbou. Po vybere predvolby ako predvolenej predvolby sa tato predvolba automaticky
uzamkne. Po zapnuti monitora sa na Uvodnej obrazovke ,Select a Preset® (Vyberte predvolbu)
zobrazi predvolena predvolba. Predvolena predvolba bude aktivnou predvolbou, kym sa
nevyberie ina predvolba.

Predvolené limity institacie

POZNAMKA: Predvolené limity institicie st naplnené predvolenymi hodnotami z vyroby az
do ich zmeny instituciou.

Toto nastavenie umozriuje pouzivatelovi nastavit predvolené vrchné a spodné limity institucie
pre %rSO,, %SpO, a pulznu frekvenciu. Ked su nastavené predvolené limity inStitucie, tieto
hodnoty budu predvolenymi hodnotami vo vSetkych predvolenych predvolbach.

Po aktualizacii predvolenych hodnét institucie sa zobrazi hlasenie Presets with SpO, or rSO,
low alarm limits lower than the new institution limits have been updated to the new limits
(Predvolby so spodnymi limitmi alarmu SpO2 alebo rSO2 su nizSie ako nové limity institucie,
ktoré boli aktualizované na nové limity). Predvolené hodnoty spodného limitu alarmu institucie
maju prednost pred akymikolvek spodnymi limitmi alarmov uloZzenymi v predvolbe, ak spodné
limity alarmov porusuju spodné limity alarmov intitucie.

UPOZORNENIE: Predvolbu nie je mozné ulozit' s nastaveniami spodného limitu
alarmu %rSO, alebo %SpO,, ktoré su nizSie ako predvolené nastavenia institucie.
Spodné limity alarmu %rSO, a SpO,%, ktoré su niZ8ie ako predvolené nastavenia
institucie, sa v predvolenom nastaveni nahradia predvolenymi nastaveniami institucie.

GO NONIN
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Brigh Institution Defaults

Date / Time

Nurse Call Mode
Bluetooth

Language

Patient ID Request
System Name

%5p0z Low Default Preset

PR High Institution Default Limits

PR Low Institution Password

%rS0z2 High
%r50z Low (% BL)
%r302 Low (Abs)
%Sp0z2 High

Obrazok 29. Kontextové okno Institution Defaults (Predvolené hodnoty institucie)

Heslo institucie
Predvolené heslo institucie je 0000. Heslo institucie méze byt nastavené na [ubovolné

Stvormiestne Cislo a sluzi na odomknutie nastaveni parametrov na obrazovke ponuky
System (Systém). Heslo institicie mozno pouzit na odomknutie ulozenych predvolieb.

Ponuka System (Systém) — postupy
Otvorenie ponuky System (Systém)

1. Stlacte tla¢idlo Menu (Ponuka).

2. Trojitym stlagenim tlacidla Vpravo zvyraznite kartu System (Systém). Zobrazi
sa obrazovka ponuky System (Systém).

Nastavenie jasu displeja

1. Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigaénych tlacidiel
sa presunte a zvyraznite moznost' ,Brightness® (Jas).

2. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa posuvnik jasu.

Stlacanim navigacnych tlaCidiel Hore/Dole upravte nastavenie.

4. Stlacenim tlacidla Select (Vybrat) uloZte nastavenie. Zobrazenie sa vrati na obrazovku
ponuky System (Systém).

5. Zmeirite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlacidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi asovy limit obrazovky.

w
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Nastavenie hlasitosti alarmu

1.

2.
3.

Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigaénych tlacidiel sa
presufite a zvyraznite moznost ,Alarm Volume*® (Hlasitost alarmu).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa posuvnik hlasitosti alarmu.

Stlacanim navigaénych tlacidiel Hore/Dole upravte nastavenie.

» Zeleny posuvnik — hlasitost je vySSia ako 45 decibelov (kroky 5 — 15).

« ZIty posuvnik — hlasitost je nizSia ako 45 decibelov a na monitore sa zobrazi indikator
stiSenia alarmu (kroky 0 — 4).

Stlagenim tlacidla Select (Vybrat) uloZte nastavenie. Zobrazenie sa vrati na obrazovku

ponuky System (Systém).

Zmerite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlaidlo Menu (Ponuka), &im sa vratite na

obrazovku monitorovania, alebo po¢kajte, kym vyprsi €asovy limit obrazovky.

VAROVANIE: Uistite sa, ze vSetky hlasitosti alarmov su nastavené spravne a st
pocutelné vo vSetkych situaciach. Otvory reproduktorov udrziavajte bez akychkol'vek
prekazok.

Nastavenie rezimu nizkej hodnoty alarmu rSO,

1.

2.
3.

Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigacnych tlacidiel sa presurite
a zvyraznite moznost ,rSO, Low Alarm Mode“ (ReZim nizkej hodnoty alarmu rSO2).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa vyskakovacia ponuka.
Stlacanim navigaénych tlacidiel Hore/Dole zmerite nastavenie.

* % pod zakladnou liniou

» Absolutna

Stlagenim tlacidla Select (Vybrat) uloZte nastavenie. Zobrazenie sa vrati na obrazovku
ponuky System (Systém).

Zmerite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tla¢idlo Menu (Ponuka), &im sa vratite

na obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi ¢asovy limit obrazovky.

Nastavenie hlasitosti tonu pulzu

1.

2.

Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigacnych tlacidiel sa
presunte a zvyraznite moznost ,Pulse Tone Volume*® (Hlasitost tonu pulzu).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa posuvnik hlasitosti tonu pulzu. Predvolena
hlasitost’ je vypnuta.

Stla¢anim navigacnych tlaCidiel Hore/Dole zmernte nastavenie.

Stlacenim tlacidla Select (Vybrat) ulozte nastavenie. Zobrazenie sa vrati na obrazovku
ponuky System (Systém).

Zmerite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tla¢idlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi Casovy limit obrazovky.
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Vyber zdroja ténu pulzu

POZNAMKA: Ak nastavujete kanal ako zdroj pipania pulzu, skontrolujte, & bola nastavena
hlasitost tonu pulzu tak, aby bol pocutelny.

1.

2.
3.

Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigaénych tlacidiel
sa presunte a zvyraznite moznost ,Pulse Tone Source” (Zdroj tonu pulzu).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa kontextové okno zdroja ténu pulzu.
Stlacanim navigacnych tlaCidiel Hore/Dole zmerite nastavenie.

Stlacenim tlaCidla Select (Vybrat) uloZte nastavenie. Zobrazenie sa vrati na obrazovku
ponuky System (Systém).

Zmente dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlacidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi ¢asovy limit obrazovky.

Nastavenie formatu vystupnych udajov Bluetooth a/alebo RS-232

1.

Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigacnych tlacidiel sa
presurite a zvyraznite moznost' ,Data Output Modes® (ReZimy vystupu udajov).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa kontextové okno so zvyraznenym nastavenim
Bluetooth. Ak nepouzivate Bluetooth, pokracujte krokom 3.

a. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Nad a pod nastavenim sa zobrazuju malé Sipky.
b. Stlacanim tladidla Nahor/Nadol vyberte format vystupu udajov Bluetooth.

c. Stlacenim tlacidla Select (Vybrat) ulozte nastavenie. Ak RS-232 nie je potrebné,
pokracujte s rezimom vystupu RS-232 alebo preskocte na krok 4.

Stlacenim tlacidla Dole zvyraznite nastavenie RS-232.

a. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Nad a pod nastavenim sa zobrazuju malé Sipky.

b. Stlacanim tlaidla Nahor/Nadol vyberte format vystupu udajov RS-232.

c. Stlacenim tlaCidla Select (Vybrat) ulozte nastavenie.

Stlacenim tlacidla Menu (Ponuka) zatvorite kontextové okno a vratite sa na obrazovku
ponuky System (Systém).

Zmente dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi ¢asovy limit obrazovky.

Vymazanie pamate

1.

2.
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Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigacnych tlacidiel sa
presurite a zvyraznite moznost ,Clear Memory“ (Vymazanie pamate).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa kontextové okno ,Clear ALL patient data
recordings” (Vymazat vSetky zaznamy s udajmi o pacientoch?) so zvyraznenou
moznostou ,No“ (Nie).

» Ak chcete zrusit, stlacte tlacidlo Select (Vybrat).

+ Ak chcete vymazat pamat, stladenim tlagidla Dole oznaéte moznost ,Yes* (Ano)
a potom stlacte tlacidlo Select (Vybrat).

Zobrazi sa hlasenie Memory cleared! (Pamat vymazana!). Zobrazenie sa vrati na
obrazovku ponuky System (Systém).

Zmente dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi ¢asovy limit obrazovky.



Obrazovka ponuky System (Systém) @ N ON I N

Obnovenie vyrobnych nastaveni

1.

2.

Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou naviga¢nych tlacidiel sa presurite
a zvyraznite moznost’ ,Restore Factory Defaults* (Obnovenie vyrobnych nastaveni).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa kontextové okno ,Discard ALL presets and
settings?“ (Odstranit’ vSetky predvolby a nastavenia?) so zvyraznenou moznostou ,No* (Nie).

» Ak chcete zrusit, stlacte tlacidlo Select (Vybrat).

. A,k chcete obnovit vyrobné nastavenia, stlacenim tlacidla Dole oznacte moznost ,Yes"
(Ano) a potom stlacte tlacidlo Select (Vybrat).

Zadajte heslo institucie.

Zobrazi sa hlasenie Factory defaults restored! (Obnovené vyrobné nastavenia!).
Zobrazenie sa vrati na obrazovku monitorovania.

POZNAMKA: Po obnoveni vyrobnych nastaveni sa odstrania predvolené nastavenia
Specifické pre instituciu.

Prehliadanie informacii o systéme

1.

2.

4.

Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigacnych tlacidiel sa
presufite a zvyraznite moznost ,System Information® (Informacie o systéme).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa kontextové okno s informaciami o systéme
(obrazok 27).

Ak chcete zatvorit okno, stlacte tla¢idlo Menu (Ponuka) alebo Select (Vybrat). Zobrazenie
sa vrati na obrazovku ponuky System (Systém).

Dvojitym stlacenim Menu (Ponuka) sa vratte na obrazovku monitorovania.

Nastavenie datumu a ¢asu

POZNAMKA: Na uloZenie datumu a &asu je potrebné stlacit tlagidlo Menu (Ponuka).

1.

2.

Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigacnych tlacidiel
sa presunte a zvyraznite moznost ,Date / Time“ (Datum/Cas).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa kontextové okno.
a. Na posun medzi pofami pouzite navigacné tlacidla.
b. Ak chcete aktualizovat pole, stlacte tlacidlo Select (Vybrat) (nad a pod nastavenim
sa zobrazia malé Sipky) a potom stlacenim tlaCidla Hore/Dole zmerite nastavenie.
Ak chcete zatvorit pole, stlaéte tlaCidlo Select (Vybrat) alebo Menu (Ponuka).
c. V pripade potreby opakujte kroky pre kazdé pole datumu/Casu.
Po dokonceni stlacenim tlaCidla Menu (Ponuka) ulozite datum a ¢as, zatvorite kontextové
okno a vratite sa na obrazovku ponuky System (Systém).
Zmerite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi asovy limit obrazovky.

Nastavenie zavolania oSetrovatela

1.

2.

Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigaénych tlacidiel sa
presufite a zvyraznite moznost ,Nurse Call Mode“ (ReZim zavolania oSetrovatela).

Stlagenim tlacidla Select (VVybrat) skontrolujte aktualne nastavenie. V kontextovom okne
sa zobrazi nastavenie so zvyraznenou moznostou ,Edit ...“ (Upravit).
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* Ak chcete zmenit nastavenie, stlacte tlacidlo Select (Vybrat) a pokracujte krokom 3.
» Ak chcete zrusit, stlacte tla¢idlo Menu (Ponuka). Zobrazenie sa vrati na obrazovku
ponuky System (Systém).

3. Zadaijte heslo institucie. Zobrazi sa vyskakovacia ponuka.

Stlacanim navigacnych tlacidiel Hore/Dole zmerite nastavenie.

5. Stlaéte tlacidlo Select (Vybrat) na ulozenie. Zobrazenie sa vrati na obrazovku ponuky
System (Systém).

6. Zmerite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi ¢asovy limit obrazovky.

s

Povolenie/zakazanie Bluetooth radia
1. Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigacnych tladidiel sa
presunte a zvyraznite moznost ,Bluetooth®.

2. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa kontextové okno Bluetooth Information
(Informacie o Bluetooth) (obrazok 28) so zvyraznenou moznostou ,Edit ...“ (Upravit).

3. Ak chcete zmenit nastavenie, stlacte tlacidlo Select (Vybrat).

4. Zadajte heslo institucie.

5. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Nad a pod nastavenim sa zobrazuju malé Sipky.
6. Stlacanim navigacnych tlagidiel Hore/Dole zmefite nastavenie.

7

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat) na ulozenie. Ak zapnete Bluetooth, zobrazi sa hlasenie
Please wait... (Cakajte, prosim...) po€as povoleného Bluetooth radia. Zobrazi sa
kontextové okno s informaciami o Bluetooth.

8. Stla¢enim tlagidla Menu (Ponuka) sa vratte na obrazovku ponuky System (Systém).

9. Zmerite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo poc¢kajte, kym vyprsi €asovy limit obrazovky.

Zmena jazyka

1. Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigaénych tlacidiel sa
presunte a zvyraznite moznost' ,Language” (Jazyk).

2. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa vyskakovacia ponuka.

Stlacanim navigacnych tlacidiel Hore/Dole zmernte nastavenie.

4. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat) na uloZenie. Zobrazenie sa vrati na obrazovku ponuky
System (Systém).

5. Zmerite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka), €im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi ¢asovy limit obrazovky.

w

Nastavenie poziadavky ID pacienta
1. Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigaénych tlacidiel sa
presunte a zvyraznite moznost ,Patient ID Request* (Poziadavka ID pacienta).

2. Stlacenim tlacidla Select (Vybrat) skontrolujte aktualne nastavenie. V kontextovom okne
sa zobrazia nastavenia so zvyraznenou moznostou ,Edit ...“ (Upravit).

* Ak chcete zmenit nastavenie, stlacte tlacidlo Select (Vybrat) a pokracujte krokom 3.
» Ak chcete zrusit, stlacte tlaidlo Menu (Ponuka). Zobrazenie sa vrati na obrazovku
ponuky System (Systém).
3. Zadaijte heslo institucie. Zobrazi sa vyskakovacia ponuka.
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Stlacanim navigaénych tlacidiel Hore/Dole zmerite nastavenie.

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat) na uloZenie. Zobrazenie sa vrati na obrazovku ponuky
System (Systém).

Zmerite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi €asovy limit obrazovky.

Pridelenie nazvu systému

1.

2.

Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigaénych tlacidiel sa
presufite a zvyraznite moznost ,System Name* (Nazov systému).

Stlagenim tlacidla Select (VVybrat) skontrolujte aktualne nastavenie. V kontextovom okne
sa zobrazi nastavenie so zvyraznenou moznostou ,Edit ...“ (Upravit).

» Ak chcete zmenit nastavenie, stlacte tlacidlo Select (Vybrat) a pokracujte krokom 3.

* Ak chcete zrusit, stlacte tlacidlo Menu (Ponuka). Zobrazenie sa vrati na obrazovku
ponuky System (Systém).

Zadaijte heslo institucie. Zobrazi sa obrazovka s alfanumerickou klavesnicou.

Zadaijte nazov systému (maximalne 15 alfanumerickych znakov).

a. V pripade potreby odstrarite existujuci nazov systému.

b. Pomocou navigacnych tlacidiel sa presunte a zvyraznite poZadovany znak.

c. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat).

d. Opakovanim krokov b a c zadajte nazov.

Stlacanim tlacidla Dole zvyraznite moznost ,Save* (Ulozit).

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat) na uloZenie. Zobrazenie sa vrati na obrazovku ponuky

System (Systém).

Zmente dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na

obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi asovy limit obrazovky.

Vyber predvolenej predvolby

1.

2.

Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigaénych tlacidiel sa
presunte a zvyraznite moznost ,Default Preset” (Predvolena predvolba).

Stlagenim tlacidla Select (VVybrat) skontrolujte aktualne nastavenie. V kontextovom okne
sa zobrazi nastavenie so zvyraznenou moznostou ,Edit ...“ (Upravit).

» Ak chcete zmenit nastavenie, stlacte tlacidlo Select (Vybrat) a pokracujte krokom 3.

* Ak chcete zrusit, stlacte tlacidlo Menu (Ponuka). Zobrazenie sa vrati na obrazovku
ponuky System (Systém).

Zadajte heslo institucie. Zobrazi sa kontextové okno ,Select default preset” (Vyber

predvolenej predvolby)

Aktualna predvolena predvolba je zvyraznena. Stlacanim navigacnych tlaCidiel Hore/Dole

sa presunite a zvyraznite pozadovany znak.

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat) na ulozenie. Zobrazenie sa vrati na obrazovku ponuky

System (Systém). Vybrané predvolené nastavenie bude aktivne nastavenie pri dalSom

zapnuti monitora.

Zmerite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tla¢idlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na

obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi ¢asovy limit obrazovky.
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Nastavenia predvolenych limitov institucie
1. Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigacnych tlacidiel sa
presurite a zvyraznite moznost ,Institution Default Limits“ (Predvolené limity institdcie).

2. Stlagenim tlacidla Select (VVybrat) skontrolujte aktualne nastavenia. V kontextovom okne
sa zobrazia nastavenia so zvyraznenou moznostou ,Edit ...“ (Upravit).

» Ak chcete zmenit nastavenie, stlacte tlacidlo Select (Vybrat) a pokracdujte krokom 3.
* Ak chcete zrusit, stlacte tlaidlo Menu (Ponuka). Zobrazenie sa vrati na obrazovku
ponuky System (Systém).
3. Zadajte heslo institucie.
4. Zobrazi sa kontextové okno ,Institution Defaults” (Predvolené hodnoty institucie)
(obrazok 29). M6Zu byt nastavené nasledujuce predvolené limity institucie:
* Vysoka hodnota %rSO, * Vysoka hodnota %SpO, + Vysoka hodnota PR
* Nizka hodnota %rSO, * Nizka hodnota %SpO, * Nizka hodnota PR
(% BL)

* Nizka hodnota %rSO,
(Abs)

Stla¢anim navigacnych tlacidiel Hore/Dole sa presurite a zvyraznite nastavenie.
Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Nad a pod nastavenim sa zobrazuju malé Sipky.
Stlacanim navigacnych tlacidiel Hore/Dole zmente nastavenie.

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat) na nastavenie.

Opakujte kroky 5 — 8, kym nebudu nastavené vSetky predvolené nastavenia institucie.

10. Stlacte tlacidlo Menu (Ponuka). Monitor zobrazi nasledujuce hlasenie: Institution Defaults
Changed (Predvolené nastavenia institucie sa zmenili). Presets with SpO, and rSO, low
alarm limits lower than the new institution limits have been updated to the new limits.
(Predvolby
so spodnymi limitmi alarmu SpO, a rSO,, su nizSie ako nové limity institucie, ktoré boli
aktualizované na nové limity). Zobrazenie sa vrati na obrazovku ponuky System (Systém).

11. Zmenite dalSie nastavenia, dvakrat stlaéte tlaCidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo poc¢kajte, kym vyprsi ¢asovy limit obrazovky.

© 0N O

Zmena hesla institucie
1. Ked ste na obrazovke ponuky System (Systém), pomocou navigac¢nych tlacidiel
sa presufite a zvyraznite moznost’ ,Institution Password“ (Heslo institucie).
2. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat) a postupujte podla pokynov na obrazovke:
a. Zadajte aktualne heslo institucie.
b. Zadajte nové heslo institucie.
c. Znova zadajte nové heslo na potvrdenie zmeny.

- Ak je potvrdenie uspedné, na monitore sa zobrazi New password saved! (Nové heslo
uloZzené!) a vrati sa na obrazovku ponuky System (Systém).

- Ak zmena hesla nie je uspesna, na monitore sa zobrazi sprava Confirmation failed
(Potvrdenie zlyhalo) a vrati sa na obrazovku ponuky System (Systém).

3. Zmerite dalSie nastavenia, dvakrat stlacte tlaCidlo Menu (Ponuka), ¢im sa vratite na
obrazovku monitorovania, alebo pockajte, kym vyprsi ¢asovy limit obrazovky.
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Model X-100M ma zvukové a vizualne alarmy, ktoré upozorfiuju obsluhu v pripade potreby
okamzitej pozornosti na pacienta alebo ak dbjde k alarmu zariadenia.

Zamyslana poloha obsluhy na spravne vnimanie vizualneho signalu alarmu a jeho priority

je 1 meter (3,3 stopy).

Alarmy s vysokou prioritou

Alarmy s vysokou prioritou si vyZaduju okamzitu pozornost’ na pacienta.

Tabulka 11. Alarmy s vysokou prioritou

Alarm

Vizualny indikator

Zvukovy indikator

rSO, High Limit (Vrchny limit rSO,)
— sa zobrazi, ked je hodnota rSO,
rovnaka alebo vysSia ako vrchny
limit alarmu

Pozadie kanala zablika
NACERVENO 2-krat za sekundu.
Text kanala bude biely.

rSO, Low Limit (Spodny limit rSO,) —
sa zobrazi, ked' je hodnota rSO,
rovnaka alebo nizSia ako spodny
limit alarmu

Pozadie kanala zablika
NACERVENO 2-krat za sekundu.
Text kanala bude biely.

SpO, High Limit (Vrchny limit rSO,) —
sa zobrazi, ked' je hodnota SpO,
rovnaka alebo vysSia ako vrchny
limit alarmu

Cast pozadia kanala SpO, zablika
NACERVENO 2-krat za sekundu.
Hodnota SpO, bude biela.

SpO, Low Limit (Spodny limit SpO,)
— sa zobrazi, ked je hodnota SpO,
rovnaka alebo nizSia ako spodny
limit alarmu

Cast pozadia kanala SpO, zablika
NACERVENO 2-krat za sekundu.
Hodnota SpO, bude biela.

Pulse High Limit (Vrchny limit pulzu)
— zobrazi sa, ked je pulz rovnaky
alebo vyssi ako vrchny limit

alarmu pulzu

Cast pozadia kanala pulznej
frekvencie zablika NACERVENO
2-krat za sekundu. Hodnota
pulznej frekvencie bude biela.

Pulse Low Limit (Spodny limit pulzu)
— zobrazi sa, ked je pulz rovnaky
alebo nizsi ako spodny limit

alarmu pulzu

Cast pozadia kanala pulznej
frekvencie zablikda NACERVENO
2-krat za sekundu. Hodnota
pulznej frekvencie bude biela.

Low Perfusion (Nizka perfuzia) —
zobrazuje, ked systém deteguje
nizku perfuziu na mieste senzora
SpOz

Pozadie kanala zablika
NACERVENO 2-krat za sekundu.
Text kanala bude biely.

Kriticky nizky stav batérie

Indikator batérie 1 zablika
NACERVENO 2-krat za sekundu.

3 pipnutia, prestavka,
2 pipnutia, prestavka,
3 pipnutia, prestavka,
2 pipnutia a
6-sekundova
prestavka.

Tento cyklus sa

opakuje, az kym nie je
stiSeny alarm alebo nie
je zruSeny stav alarmu.
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Alarmy so strednou prioritou

Alarmy so strednou prioritou signalizuju potencialne problémy so zariadenim alebo iné situacie,
ktoré neohrozuju Zivot. Na modeli X-100M su nasledujuce alarmy so strednou prioritou:

Tabulka 12. Alarmy so strednou prioritou

Alarm Vizualny indikator Zvukovy indikator

rSO, Varovanie
(rSO, 5 % alebo menej |Pozadie rSO, zablika NAZLTO raz za
nad spodnym limitom 2 sekundy. Text kanala bude sivy.

alarmu rSO, )

Indikator batérie 1 zablika NAZLTO |3 zapipania po ktorych
raz za 2 sekundy. nasleduje
20-sekundova prestavka.

Nizky stav batérie

Indivkétor poruchy senzora ? zablika .
NAZLTO raz za 2 sekundy. Tento cyklus sa opakuje,
az kym nie je stiSeny
Indikator straty komunikacie (<)) zablika |alarm alebo nie je zruseny

Porucha senzora

Chyba komunikacie NAZLTO raz za 2 sekundy a zobrazi sa |stav alarmu.
signalového procesora |X-100SP not connected (X-100SP nie je
pripojeny).

Indikator slabého signalu () zablika

Slaby signal NAZLTO raz za 2 sekundy.

Stisenie alarmov

Stlacenim tlacidla Alarm Silence (StiSenie alarmu) vypnete alarm na 2 minuty. Zvukové
alarmy je mozné opatovne aktivovat pred uplynutim 2 minutového stiSenia opatovnym
stlacenim tlacidla Alarm Silence (StiSenie alarmu). VSetky stiSené zvukové alarmy sa
automaticky znova aktivuju, ked nastane novy stav fyziologického alarmu.

« Pocdas docasného stiSenia alarmov blika indikator stiSenia alarmu.

* Indikator stiSenia alarmu svieti neprerusovane, ked je posuvnik hlasitosti alarmu zlty
(krok 4 alebo nizSi [menej ako 45 decibelov]).

» Zvukoveé indikatory mozno vypnut' v nastaveni Alarm Volume (Hlasitost’ alarmu) na obrazovke
ponuky System (Systém).
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Chybové kédy

Toto zariadenie zahffa chybové kddy, ktoré indikuju problémy s jednotkou. Ked' sa vyskytne
chyba, zariadenie vyda hlasny, dvojtonovy, nepretrzite pipajuci signal a na obrazovke monitora
sa zobrazi chybovy kéd. Chybové kédy su oznacené pismenom ,E* a dvojpismenovym kédom
(tabulka 13).

Ak chcete opravit chybové stavy, vykonajte tieto kroky:

1. Ak chcete odstranit chybovy kdd, vypnite zariadenie a potom ho znova zapnite.

2. Ak chyba pretrvava, poznamenaijte si chybovy kéd a obratte sa na technicky servis
spolo€nosti Nonin na adrese (800) 356-8874 (USA a Kanada), +1 (763) 553-9968
alebo +31 (0)13 - 79 99 040 (Europa).

Tabulka 13. Chybové kédy

Chyba indikitor
Zaseknuté tlacidlo EO01
Porucha zvukového modulu EO2
Porucha komunikacie zvukového modulu EO3
Nadprud signalového procesora EO04

Alarm pamate

VAROVANIE: Ak sa na displeji zobrazi chybovy kéd E06, E06
pamat’ sa vymaze.

Porucha batérie (nie su splnené predbezné podmienky) EO8

Chybna predvolba

VAROVANIE: Ak sa na displeji zobrazi chybovy kéd E09, E09
predvolby zariadenia sa odstrania.

Chybna konfiguracia zariadenia

VAROVANIE: Ak sa na displeji zobrazi chybovy kéd E10, E10
konfiguracia zariadenia sa odstrani.

63



Viastnosti paméte a vystupu tdajov

GONONIN

Viastnosti pamate a vystupu udajov

Pamat’

Monitor X-100M dokaze zhromazdovat’ a ukladat”
» 840 hodin udajov, ked sa pouzivaju 2 kanaly.

* 420 hodin udajov, ked sa pouzivaju 4 kanaly.

» 280 hodin udajov, ked sa pouziva 6 kanalov.

Pamat v modeli X-100M funguje podobne ako paska s ,nekone€nou slu¢kou®. Ked je pamat
plna, zariadenie zaCne prepisovat najstarSie udaje novymi udajmi.

UPOZORNENIE: Ked je zariadenie zapnuté, Udaje sa nepretrzite zapisuju do pamate. Ak
sa zaplni cela pamat, pri zapise novych udajov sa prepiSu Casti najstarSieho zaznamu.

Po kazdom zapnuti modelu X-100M sa do paméte uloZia informacie o aktualnom ¢ase/datume
(ak su hodiny spravne nastavené) a spusti sa nova relacia nahravania.

Udaje o oxymetrii pre jednotlivé kanaly (alebo pulznej frekvencie rSO, alebo SpO,) sa
vzorkuju a zaznamenavaju do pamate raz za 4 sekundy. Hodnoty saturacie kyslikom sa
ukladaju v 1 % prirastkoch v rozsahu 0 az 100 %. Hodnoty pulznej frekvencie sa ukladaju
v krokoch po 1 udere za minutu v rozsahu 18 — 300 uderov za minutu.

Udaje o pacientovi sa uchovavaiju aj po odpojeni napajania.

Ak chcete vymazat pamat pacienta, pozrite si ,Vymazanie pamate“ na strane 56.

Vystup udajov pacienta

Model X-100M poskytuje vystup udajov pacienta v realnom €ase. Zariadenie je mozné pripoijit
k PC cez pripojenie Bluetooth alebo cez sériovy port RS-232 na zadnej strane monitora
X-100M (obrazok 30).

Obrazok 30. Sériovy datovy port RS-232
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POZNAMKA: Na pripojenie modelu X-100M k po&itadu pouZivajte len sériovy kabel null modemu.

POZNAMKA: Overte stav Bluetooth nasledovne: Symbol Bluetooth svieti nazeleno, ked je
zariadenie Bluetooth pripojené k hostitefovi, nabielo, ked je zapnuté, ale nie je pripojené,
a nasivo, ked je vypnuté.

UPOZORNENIE: Vsetky €asti a prisluSenstvo pripojené k sériovému portu tohto
zariadenia musia byt certifikované podla normy IEC EN 60950, IEC 62368-1 alebo
UL 1950 pre zariadenia na spracovanie udajov.

Technolégia Bluetooth

Technoldgia Bluetooth umozriuje bezdrotové spojenie medzi elektronickymi komunikaénymi

a vypoctovymi zariadeniami. Technoldgia je zalozena na radiovom spojeni, ktoré ponuka rychle
a spofahlivé prenosy dat. Technoldgia Bluetooth vyuZiva nelicencované, globalne dostupné
frekvenéné pasmo ISM — uréené na zabezpecenie kompatibility komunikacie na celom svete.

PouZitie bezdrotovej technolégie Bluetooth od spolo€nosti Nonin umozriuje prenasat informacie
o saturacii kyslikom prostrednictvom radia Bluetooth do kompatibilného zariadenia s technolégiou
Bluetooth. Bezdrbtovy systém spolo¢nosti Nonin odstrariuje potrebu fyzického pripojenia monitora
X-100M k vzdialenému umiestneniu monitora, ¢im sa zvySuje moznost volného pohybu monitora.
Monitor X-100M od spolo¢nosti Nonin pouziva automaticky prepinatelné radio Bluetooth triedy
I/triedy 1l s maximalnym dosahom priblizne 100 metrov (328 stop) (sféricky polomer).

Model X-100M je vybaveny komunikaciou typu bod-bod, ktora umoZziuje sparovat’ jedno hlavné
zariadenie (vzdialeny monitor) s jednym podriadenym zariadenim (monitor X-100M). Po pripojeni
sa monitor X-100M nepripoji k Ziadnemu inému zariadeniu s technoldgiou Bluetooth.

Pripojenie Bluetooth

Nastavenie Bluetooth sa pouziva na pripojenie (sparovanie) monitora s vystupnymi
zariadeniami cez Bluetooth. Predtym, ako sa hlavné zariadenie Bluetooth pripoji k X-100M
(podriadené zariadenie), musia byt zariadenia sparované. X-100M sa pripoji, ked hlavné
zariadenie nadviaze spojenie.

Na monitore X-100M symbol Bluetooth svieti nazeleno, ked je zariadenie Bluetooth pripojené
k hostitelovi, nabielo, ked je zapnuté, ale nie je pripojené, a nasivo, ked je vypnuté.

Urc¢ite adresu Bluetooth a kéd PIN pre monitor
1. Stlacte tlacidlo Menu (Ponuka).

2. Trojitym stlacenim tlacidla Vpravo zvyraznite kartu System (Systém). Zobrazi sa
obrazovka ponuky System (Systém).

3. Pomocou navigacnych tlacidiel sa presurite a zvyraznite moznost’ ,Bluetooth®.
4. Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa kontextové okno s informaciami o Bluetooth.

5. Poznacte si adresu Bluetooth a kod PIN z obrazovky Tieto Cisla sa pouzivaju pri parovani
zariadenia s hostitelskym systémom. DalSie informacie najdete v navode na pouZivanie
hostitelského systému.

VAROVANIE: Pouzivatel musi skontrolovat’ sparovanie zariadenia Bluetooth, aby sa
zabezpecilo, ze je dialkovo monitorovany spravny pacient.
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POZNAMKA: Ak je potrebné odpojit Bluetooth radio v monitore X-100M od hostitelského
zariadenia, k dispozicii su tri spbsoby jeho odpojenia: 1) pouzite hostitelské zariadenie, 2)
vypnite napajanie Bluetooth radia monitora (pozri ,Povolenie/zakazanie Bluetooth radia“
na strane 58) alebo 3) vypnite a zapnite napajanie monitora.

Zabezpecenie Bluetooth

Bluetooth radio nachadzajuce sa na monitore X-100M je v sulade s verziou 2.0 Specifikacie
Bluetooth. Podporuje protokol sériového portu (SPP) s bezpe€nostnym rezimom 2 (vynutena
uroven sluzieb). Dizka podporovaného $ifrovacieho kltiga je az 128 bitov a $ifrovanie sa
vynucuje na vSetkych odchadzajucich a prichadzajucich datovych kanaloch. Kym je monitor
X-100M pripojeny cez Bluetooth, nebudu k dispozicii iné pripojenia. Ak sa pripojenie Bluetooth
nepouziva, odporuca sa, aby bolo radio Bluetooth vypnuté, aby sa zabezpecila dodato¢na
ochrana pred neumyselnymi pripojeniami.

Pripojenie RS-232 k tlaciarni

4 z N
Volite'na tiagiarers Dymo LabelWriter® SE450 sa pripaja Lrmorirn .
k monitoru cez port RS-232. Ked je tlagiarefi pripojena a rezim o e1s e
vystupu udajov portu RS-232 je nastaveny na moznost Printer et A
(Tlaciaren), pri kazdom stlaceni tlaCidla Event Mark (Znacka Oximeter First Alert? Yes No
udalosti) sa vytlaci stitok so sihrnom udalosti. Stitok fotes:
(obrazok 31) obsahuje nasledujice informacie: Regional Oximetry
Location rS02 AUC BL
s v . . . . 1 L Cere - - -
» Datum a ¢as udalosti (ak je na monitore spravne 2 R Core .
nastaveny datum a cas). SR I DT
» Pismeno znacky udalosti a priestor na zapisanie 6 R Thigh  --- T
suhrnnych informacii o pacientovi pre udalost.
.. . ; Pulse Oximetry
» Schopnost sledovat, ¢i oxymeter poskytuje prvé # Location  Sp02 PR
. ’ 3 R Hand 98 78
upozornenie na udalost. -
» Priestor na zapisanie poznamok.
. , . . . s System Name - Preset Name
» Parametre regionalnej a pulznej oxymetrie, podla Patient ID 0123456789ABCDE
kanalov, v &ase udalosti (rSO,, AUC, BL, SpO, a PR). A
* Nazov systému a predvolby. ~ ~
« ID pacienta a éiarovy kod. Obrazok 31. Vzorovy Stitok

Velkost &titka je 2 5/16 x 4 palce (59 x 101 mm). Plniace tlaciarne Dymo

valce (Dymo 30256 alebo kompatibilné) su k dispozicii
v obchodoch s kancelarskymi potrebami.

Pouzivanie tlaciarne Dymo
1. Nastavte port RS-232 tak, aby bol vystup nastaveny na tlaciaren.

a. Stlacte tlacidlo Menu (Ponuka).

b. Trojitym stlagenim tlacidla Vpravo zvyraznite kartu System (Systém). Zobrazi sa
obrazovka ponuky System (Systém).

c. Pomocou navigaénych tlacidiel sa presunte a zvyraznite kartu ,Data Output Modes*
(Rezimy vystupu udajov).

d. Stlacte tlaCidlo Select (Vybrat). Zobrazi sa kontextové okno so zvyraznenymi
nastaveniami Bluetooth.
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Stlacenim tlacidla Dole zvyraznite nastavenia RS-232.

Stlacte tlacidlo Select (Vybrat). Nad a pod nastavenim sa zobrazuju malé Sipky.
Stlacenim tlacidla Hore/Dole vyberte moznost ,Printer (Tlaciareri).

Stlacenim tlacidla Select (Vybrat) ulozte nastavenie.

Stlacenim tlacidla Menu (Ponuka) zatvorite kontextové okno a vratite sa na obrazovku
ponuky System (Systém).

j- Stlagenim Menu (Ponuka) sa vratte na obrazovku monitorovania.

Pripojte kabel tlaciarne k portu RS-232.

3. Pocas monitorovania pacienta sa po kazdom stlageni tlacidla Event Mark (Znacka
udalosti) vytlac¢i Stitok so suhrnom udalosti.

Pripojenie zariadenia do zdravotnickeho systému

Zaclenenie zariadenia do zdravotnickeho systému vyzaduje, aby integrator identifikoval,
analyzoval a vyhodnotil rizika pre pacienta, obsluhu a tretie strany. Nasledné zmeny

v zdravotnickom systéme po integracii zariadenia by mohli priniest’ nové rizika a budu
vyzadovat' dalSiu analyzu. Zmeny zdravotnickeho systému, ktoré sa musia vyhodnotit, zahfhaju:

Sa ™o

+ Zmena konfiguracie systému
* Pridanie zariadeni alebo odpojenie zariadeni od systému
» Aktualizacia alebo modernizacia zariadenia pripojeného k systému

Problémy vyplyvajuce zo zmien systému iniciovanych pouzivatefom mézu zahfiat
poskodenie alebo stratu udajov.

POZNAMKY:

» Vysledkom pouzitia vystupu s viacerymi zasuvkami s viacerymi zariadeniami je lekarsky
elektricky systém.

» Ak sa pouZiva sériovy port na pripojenie zariadenia k inému vybaveniu, postupujte podla
pokynov na Cistenie jednotlivych zariadeni.

» Skontrolujte, ¢&i je vSetko vybavenie pripojené k zariadeniu vhodné pre prostredie pacienta.

UPOZORNENIE: Zlyhanie sietového datového prepojenia (sériovy kabel/konektory/
bezdrbétové pripojenia) spdsobi stratu prenosu udajov.

Formaty vystupu udajov

Toto zariadenie obsahuje 5 formatov vystupu udajov (jeden za sekundu) v realnom Case
(Nonin 1 — Nonin 5). Kazdy format udajov obsahuje hlavicku ASCII obsahujucu €islo modelu,
Cas a datum. Okrem toho, na vystupe portu RS-232 su udaje pre tlaCiaren Dymo (Tlaciaren).
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Formaty sa vyberaju na obrazovke ponuky System (Systém) (pozri ,Nastavenie formatu
vystupnych udajov Bluetooth a/alebo RS-232“ na strane 56). V nastaveni reZimov vystupu
udajov maiju Bluetooth a port RS-232 samostatné moznosti vyberu a mézu pouzivat rézne
formaty vystupov udajov.

POZNAMKA: Pri pouziti softvéru na stiahnutie SenSmart s monitorom sa musi port
pouzivany na stiahnutie Udajov (bud Bluetooth alebo RS-232) nastavit na Nonin 1 alebo
Nonin 5 e&te pred pripojenim k softvéeru SenSmart.

Nonin 1

POZNAMKA: Tento format nie je kompatibilny so v&etkymi funkciami X-100M.

Baudova rychlost’ |57 600

Oddelovaé Pozri format v tabulke 13
Zakoncenie linky |CR [0x0D] LF [0x0A]

CRC CRC-16 CCITT (XMODEM)

Udaje zo zariadenia sa odosielaju raz za sekundu v nasledujicom formate:

Ch1=XXX Ch2=XXX Ch3=XXX Ch4=XXX 1234&%*|

rrrr-mm-dd Thh:mm:ss|rSO5=xxx, XXX, XXX, XXX|Hb I=XX.X, XX. X, XX.X,XX.X|

AU C=XXXX, XXXX, XXXX, XXXX| REF=XXX, XXX, XXX, XXX|HI_LIM=XXX,XXX,XXX,XXX|
LOW_LIM=xxx,xxX,XXX,XXX|ALM=xxX, XXX, XXX, XXX|SIG_QUAL_ALM=x,X,X,X|
POD_COMM_ALM=x,x,x,x|SNS_FLT=x,x,x,x\LCD_FLT=x\
LOW_BATT=x\CRIT_BATT=x\BATT_FLT=xX\STK_KEY=x\SND_FLT=x\
SND_ERR=xX\EXT_MEM_ERR=x\CKSUM=xxxx<CR><LF>

POZNAMKA: Poradie 1234&$* bude zachované pri vetkych stavoch alarmu.

Tabulka 14. Formaty vystupu udajov Nonin 1

Nasledujuci

Parameter Hodnota ; N
oddelovac

Regionalna hodnota oxymetra na kanali 1.

Ch1=XXX Prvé hodnoty su nulové; --- ak nie je k dispozicii medzera
Ziadna hodnota.

Regionalna hodnota oxymetra na kanali 2.

Ch2=XXX Prvé hodnoty su nulové; --- ak nie je k dispozicii medzera
Ziadna hodnota.

Regionalna hodnota oxymetra na kanali 3.

Ch3=XXX Prvé hodnoty su nulové; --- ak nie je k dispozicii medzera
Ziadna hodnota.
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Parameter Hodnota Nasle(,iu1ucv:|
oddelovaé
Regionalna hodnota oxymetra na kanali 4.
Ch4=XXX Prvé hodnoty su nulové; --- ak nie je k dispozicii medzera
Ziadna hodnota.
Indikacia alarmu pacienta pre kanal 1, 2, 3, 4.
Zobrazi sa iba v pripade, ze je aktivny alarm
1234 pacienta. Ak nie je aktivny, Cislo sa nezobrazi (napr. |Ziadne
14 znamena, Ze su aktivne alarmy pacienta na
kanali 1 a 4).
Zobrazi sa, ak je aktivny alarm zariadenia. Ziadne
$ Zobrazi sa, ak sa zisti kriticky stav batérie. Ziadne

Zobrazi sa, ak je oznaCena udalost.

rrrr-mm-ddThh:mm:ss

Medzinarodny format datumu a ¢asu: rok, mesiac,
den, hodina, minuty, sekundy.

rSO2=xXX, XXX, XXX, XXX

Regionalne hodnoty oxymetrie pre kanaly 1, 2, 3,
4V %.

Prvé hodnoty su nulove; --- ak nie je k dispozicii
Ziadna hodnota.

Hbl=xx.X,XX. X, XX.X,XX.X

Hodnoty indexu hemoglobinu pre kanaly 1, 2, 3, 4
v gramoch na deciliter.

Prvé hodnoty su nulové; --- ak nie je k dispozicii
Ziadna hodnota.

AU C=XXXX,XXXX, XXXX, XXXX

Oblast’ pod krivkou pre kanaly 1, 2, 3, 4. Prvé
hodnoty su nulové.

REF=XxXX,XXX, XXX, XXX

Hodnoty referencnej linie (spodny limit alarmu)
pre kanaly 1, 2, 3, 4. Pouziva sa na vypocet AUC.
Prvé hodnoty su nulové.

HI_ LIM=xXX,XXX,XXX,XXX

Nastavenie vrchného limitu alarmu pre kanaly 1, 2,
3, 4.

Prvé hodnoty su nulové. ,OFF* (Vyp.), ak nie je
nastaveny limit.

LOW_ LIM=xXX,XXX,XXX, XXX

Nastavenie spodného limitu alarmu pre kanaly 1, 2,
3, 4.

Prvé hodnoty su nulové. ,OFF* (Vyp.), ak nie je
nastaveny limit.

ALM=xXX, XXX, XXX, XXX

Indikacia aktivneho alarmu pre kanaly 1, 2, 3, 4.

Platné hodnoty: HI (vysoka), MAR (marginalna),
LOW (nizka), OFF (vyp.).
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Tabulka 14. Formaty vystupu udajov Nonin 1 (Pokrac¢ovanie)

Viastnosti paméte a vystupu tdajov

Parameter Hodnota Naslec’iu1u<v:|
oddelovaé
Indikacia alarmu kvality signalu pre kanaly 1, 2, 3, 4.
SIG_QUAL_ALM=x,x,x,Xx |0 = Ziadny aktivny alarm. |
1 = aktivny alarm.
Indikacia alarmu komunikacie Pod pre kanaly 1, 2, 3, 4.
POD_COMM_ALM=x,x,x,X |0 = Ziadny aktivny alarm. |
1 = aktivny alarm.
Indikacia poruchy senzora pre kanaly 1, 2, 3, 4.
SNS_FLT=x,x,x,x 0 = Ziadny aktivny alarm. \
1 = aktivny alarm.
Indikator poruchy displeja.
LCD_FLT=x 0 = Ziadna aktivna porucha. \
1 = aktivna porucha.
Indikator nizkeho stavu batérie.
LOW_BATT=x 0 = Ziadny nizky stav batérie. \
1 = nizky stav batérie.
Indikator kritického stavu batérie.
CRIT_BATT=x 0 = Ziadny kriticky stav batérie. \
1 = kriticky stav batérie.
Indikator poruchy batérie.
BATT_FLT=x 0 = Ziadna porucha batérie. \
1 = aktivna porucha batérie.
Indikator poruchy zaseknutého tlacidla.
STK_KEY=x 0 = Ziadna aktivna porucha zaseknutého tlagidla. |\
1= aktivna porucha zaseknutého tlacidla.
Indikator poruchy zvuku.
SND_FLT=x 0 = Ziadna aktivna porucha zvuku. \
1 = aktivna porucha zvuku.
Indikator chyby zvuku.
SND_ERR=x 0 = Ziadna aktivna chyba zvuku. \
1 = aktivna chyba zvuku.
Indikator chyby externej pamate.
EXT_MEM_ERR=x 0 = Ziadna aktivna chyba externej pamate. \
1 = aktivna chyba externej pamate.
CRC-16 CCITT (XMODEM)! véetkych parametrov a
CKSUM=xxXXX hodnét zacinajucich znakom ,,C* pre ,Ch1 <CR><LE>

konciacich ,CKSUM=". Ak je to relevantné, prvé
hodnoty su nulové.
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Vlastnosti paméte a vystupu udajov

1 Algoritmus CRC-16 CCITT (XMODEM)

Podrobnosti o algoritme:

+ Pociato¢na hodnota: 0

« Polynom: x"® + x12 + x5 + 1 [0x1021]

* Vystup XOR: 0

* Odraz: ziadny

Test

» Spustite algoritmus pomocou retazca znakov ASCII ,123456789"
+ Vysledok by mal byt 0x31C3

Nonin 2

GO NONIN

POZNAMKA: Tento format nie je kompatibilny so v&etkymi funkciami X-100M.

Baudova rychlost’ (9 600
Oddelovaé Ciarka [0x2C]
Zakon¢€enie linky CR [0x0D] LF [0x0A]
CRC Nedostupné
Stipec 1 Stipec 2 Stipec 3 Stipec 4
Aktualna Aktualna Priemer kanala 1 a
hodnota hodnota kanala 2 0
kanala 1 kanala 2

Chybajuce udaje na vystupe ako -1.
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Nonin 3

POZNAMKA: Tento format nie je kompatibilny so v&etkymi funkciami X-100M.

Baudova rychlost’ |9 600
Oddelovaé Jeden alebo viac po sebe nasledujucich
medzier [0x20]
Zakon¢enie linky LF [0x0A] CR [0x0D]
CRC Nedostupné
Verzia | Datum | Cas l’("az?" rSO, | Udalost | Stav | Z2K1adna | e | yaL | LAL| A [B | C
anala linia
99.99.99/1/1 | mm/dd/rr | hh/mm/ss Tieto stipce sa opakuju pre kazdy kanal
Pokracuje:

ID senzora1 | ID senzora2 | ID senzora 3 | ID senzora 4

Sér. . Sér. &. Sér. &. Sér. &.
Verzia je 99.99.99/1/1.
Datum: mesiac, deni, rok

Cas: hodina, minuty, sekundy
Nazvy kanalov:

L = kanal 1

R =kanal 2

S1=kanal 3

S2 = kanal 4
Hodnoty rSO, pre chybajuce vystupy udajov ako O.
Udalost: 0 = ziadna udalost’; 1 = r6zna udalost.
Hodnoty stavu:

1 = Pod pripojeny bez senzora (porucha senzora)

2 = Indikacia nadmerného svetla (pouziva sa pre zlu kvalitu signalu)
4 = Dobr4 kvalita signdlu, vyskytuju sa platné hodnoty rSO,

5 = vrchna hodnota alarmu rSO,

6 = spodna hodnota alarmu rSO,

7 = Pod sa pripojil k systému

9 = Alarm kritického stavu batérie

11 = Pod nie je pripojeny k systému

Zakladna linia a AUC su aktualne hodnoty.
UAL je vrchny limit alarmu. 0 = VYP.
LAL je spodny limit alarmu. 0 = VYP.

A, B, Csu0.

ID senzora je Cislo obrazu senzora.
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Nonin 4

POZNAMKA: Tento format nie je kompatibilny so v8etkymi funkciami X-100M.

Baudova rychlost’ {9 600

Oddel'ovaé Jeden alebo viac po sebe nasledujucich medzier [0x20]

Zakonc¢enie linky |LF [0x0A] CR [0x0D]

CRC Nedostupné
Datum Cas | rSO, | Udalost | Stav |A|B|c|D| P ID ID ID
senzora 1 |senzora 2 senzora 3 | senzora 4
mm/dd/rr | hh/mm/ss | Tieto stlpce sa opakuju pre kazdy kanal Sér. ¢. Sér. ¢. Sér. ¢. Sér. ¢.

Datum: mesiac, den, rok
Cas: hodina, minuty, sekundy
Hodnoty rSO, pre chybajuce vystupy udajov ako O.
Udalost: 0 = ziadna udalost; 1 = rbzna udalost
Hodnoty stavu:
1 = Pod pripojeny bez senzora (porucha senzora)
2 = Indikacia nadmerného svetla (pouziva sa pre zlu kvalitu signalu)
4 = Dobra kvalita signalu, vyskytuju sa platné hodnoty rSO,
5 = vrchna hodnota alarmu rSO,
6 = spodna hodnota alarmu rSO,
7 = Pod sa pripojil k systému
9 = Alarm kritického stavu batérie
11 = Pod nie je pripojeny k systému

A,B,CaDsuo0.
ID senzora je Cislo obrazu senzora.

GO NONIN
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Nonin 5

Tento format idajov bol navrhnuty tak, aby bol rozSiritelny. Vo vystupe Udajov mézu byt
zahrnuté bud’l'me vylepSenia modelu X-100M. Ked su tieto vylep3enia dostupné, nové
oznacenia stlpcov mézu byt pridané na akukolvek poziciu vo formate udajov.

Baudova rychlost’” |57 600

Oddelovaé Ciarka [0x2C]

Zakongenie linky CR [0x0D] LF [0x0A]

CRC CRC-16 CCITT (XMODEM)

Datum Cas Nazov Naon Stipce udajov kanala Udalost’
systému | predvolby

Chybovy

kéd CRC16

Stipce tdajov pre jednotlivé pripojené
rrrr-mm-dd | hh:mm:ss kandly sa liSia v zavislosti od typu EXX
pripojeného senzora.

Datum: rok, mesiac, den

Cas: hodina, minuty, sekundy

Nazov systému je nazov priradeny k systému.

Nazov predvolby je nazov predvolby, ktora sa pouziva.

Stipce udajov kanala: nizsie su uvedené stipce regionalneho oxymetra, stipce pulzného
oxymetra a stlpce nerozpoznaného oxymetra.

Udalost: 0 = ziadna udalost’; 1 = r6zna udalost.
Chybovy kéd: Informacie o chybovom kdde najdete v tabulke 13 v Easti Chybové kédy.
CRC16 je CRC-16 CCITT™.

' Algoritmus CRC-16 CCITT (XMODEM)

Podrobnosti o algoritme:

* Pociato¢na hodnota: 0

« Polynom: x'® + x12 + x5 + 1 [0x1021]

* Vystup XOR: 0

+ Odraz: ziadny

Test

» Spustite algoritmus pomocou retazca znakov ASCII ,123456789¢
+ Vysledok by mal byt 0x31C3

Stipce regionalneho oxymetra

Ked je k signalovému procesoru pripojeny regionalny senzor, stipce idajov kanala st nasledovné:

| Kanal | Nazov | rsO, | Hbl | AUC BL UAL_rSO, | LAL rSO, | Stav

Kanal je Cislo kanala.

Nazov je nazov miesta senzora.

rSO,, Hbl, AUC a BL su aktualne hodnoty. Prazdne, ak udaje chybaju [pomlICky na displeji].
UAL je aktualna hodnota vrchného limitu alarmu.

LAL je aktualna hodnota spodného limitu alarmu.
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Stav je definovany nasledovne a v aktivnhom stave je vysoky:

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
PresPost’ merania: Sfodny alal.'m: Vysoka SO, Marginalna Porucha | Kom. Pod | Kvalita
0 = Absolutna 0 = Automaticky hodnota Nizka hodnota senzora | Stratena | sianalu
1 =Trendova 1 = Manuélne rSO, rSO, 9

Stipce pulzného oxymetra

Ked je k signalovému procesoru pripojeny senzor na pulzni oxymetriu, stipce tidajov kanala
su nasledovné

| Kanal | Nazov | SpO, | PR | UAL_SpO, | LAL_SpO, | UAL_PR | LAL_PR Stav
Kandl je Cislo kanala.
Nazov je ndzov miesta senzora.
SpO,, PR su aktualne hodnoty. Prazdne, ak udaje chybaju [pomlI¢ky na displeji].
UAL je aktualna hodnota vrchného limitu alarmu.
LAL je aktualna hodnota spodného limitu alarmu.
Stav je definovany nasledovne a v aktivnom stave je vysoky:
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Nizka Vysoka Nizka Vysoka Nizka Porucha | Kom. Pod Kvalita
perfuzia | hodnota PR |hodnota PR | hodnota SpO, | hodnota SpO, | senzora Stratena signalu
Stipce nerozpoznaného oxymetra
Ked k signalovému procesoru nie je pripojeny ziadny senzor, stipce tudajov kanala su
nasledovné
| Kanal | Nazov | Stav |
Kandl je Cislo kanala.
Nazov je ndzov miesta senzora.
Stav je definovany nasledovne a v aktivnom stave je vysoky:
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Nepouziva| Nepouziva | Nepouziva | Nepouziva | Nepouziva | Nerozpoznany | Kom. Pod o
. NepouZiva sa
sa sa sa sa sa senzor Stratena
Tlaciaren

Tento format vystupu Udajov bol navrhnuty tak, aby pracoval s tlaciarfiou na stitky Dymo
LabelWriter SE450. DalSie informacie najdete v ,Pripojenie RS-232 k tlaciarni“ na strane 66.
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Softvér na stiahnutie SenSmart

Oxymetricky systém SenSmart ma schopnost komplexnej spravy udajov. Doverné udaje

o0 pacientovi sa ziskavaju zo systému cez Bluetooth alebo sériovy port RS-232 pomocou
softvéru na stiahnutie SenSmart. PoCas stahovania z pamate sa na lavej strane obrazovky
monitorovania zobrazuje TX spolu s percentualnym priebehom stahovania.

Kazdy zaznam udajov v systéme SenSmart je oznaCeny datumom a ¢asom. Na hostitelskom
pocitaéi su subory identifikované datumom a ¢asom, extrahované a ulozené ako
nespracované udaje alebo ako .pdf. Subory su v sulade so Standardmi definovanymi

v Narodnej databaze srdcovej chirurgie pre dospelych STS.

Navod na pouzivanie funkcie spravy udajov najdete v pouzivatelskej priruCke pre softvér na
stiahnutie SenSmart, ktora sa nachadza na disku CD dodavanom so softvérom na stiahnutie
SenSmart.

Systemove poziadavky

« Operaény systém: Windows® 7 (32 a 64-bitovy), Windows 8 (32 a 64-bitovy), Windows 10
(32 a 64-bitovy)

» Komunikac¢né zariadenie Bluetooth alebo sériovy port RS-232

* RozliSenie monitora 1024 x 768

Jednotka CD/DVD

* 50 MB volného miesta na pevnom disku

InStalacia softveru na stiahnutie SenSmart

Softvér na spravu udajov o pacientoch od spolo€nosti Nonin pracuje s operaénymi systémami
Microsoft Windows. Umoziuje pouzivatelom prenadat zaznamenané udaje o pacientoch zo
zariadenia do pocitaCa a potom ich analyzovat, vytvarat spravy a archivovat.

InStalacia softvéru:

1. Vlozte disk CD do jednotky CD/DVD pocitaca.
2. Instalacia by sa mala spustit’ automaticky. Ak sa nespusti automaticky, spustite inStalaciu:

+ Operaéné systémy Windows 7: V ponuke Start umiestnite kurzor do pola Hladat a
zadajte prikaz D:\setup.exe (priCom D je pismeno jednotky CD/DVD).

+ Operaéné systémy Windows 8: Kliknutim pravym tlagidlom mysi na obrazovku Start
zobrazite panel aplikacii. Na paneli aplikacii kliknite alebo klepnite na All apps (VSetky
aplikacie) a potom kliknite alebo klepnite na Computer (Pocitac). Dvakrat kliknite alebo
dvakrat klepnite na ikonu CD/DVD alebo na prie€inok s indtalatnym suborom. Dvakrat
kliknite alebo dvakrat klepnite na setup.exe.

* Operacné systémy Windows 10: Otvorte Prieskumnika. Prejdite na jednotku CD/DVD.
Dvakrat kliknite na subor Setup.exe.

3. Postupujte podra pokynov na obrazovke, kym sa nedokondi instalacia softvéru.

4. Ak potrebujete pomoc so softvérom na stiahnutie SenSmart, otvorte softvér a prejdite
na Help (Pomoc) > User Guide (PouZzivatel'ska prirucka).
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Starostlivost’ a udrzba

Vylepsené digitalne obvody v ramci komponentov systému X-100 nevyzaduju Ziadnu
kalibraciu ani pravidelnu udrzbu, okrem vymeny batérie v monitore X-100M kvalifikovanymi
technickymi odbornikmi.

Oprava komponentov systému X-100 na mieste nie je mozna. Nepokusajte sa otvorit kryt
akychkolvek komponentov systému alebo opravit elektroniku. Otvorenie krytu méze spbsobit
poskodenie komponentov a zruSenie zaruky. Ak zariadenie alebo systém nefunguje spravne,
pozrite si ,RieSenie problémov* na strane 79.

OxitestPus7 (rev. softvéru 2.5 alebo vyssia) od spolo¢nosti Datrend Systems, Inc. sa mdze pouzit
na overenie prevadzky pulzného oxymetra.

UPOZORNENIA:

* Dodrziavajte miestne, Statne a narodné predpisy tykajuce sa likvidacie alebo
recyklacie zariadenia a komponentov zariadenia, vratane batérii.

* Pouzivajte iba batérie schvalené spolo¢nostou Nonin.

» V pripade poSkodenia batérie hrozi nebezpelenstvo poziaru. Neposkodzuijte,
nezaobchadzajte nespravne, nerozoberajte, neopravujte ani nevymiefajte za
nespecifikované komponenty.

+ Batérie Li-lon nenabijajte pri teplote 0 °C (32 °F) alebo niZ3ej, pretoZze to mbze
viest k vyraznému zniZeniu Zivotnosti batérie.

Pokyny na Cistenie

Nasledujuce pokyny na Cistenie platia pre monitor X-100M, signalovy procesor X-100SP,
rozboCovac X-100H, puzdro rozbo€ovaca X-100HH, predlZzovaci kabel X-100EC a spojovaci
kabel INT-100.

1. Komponenty utierajte mékkou tkaninou navlihéenou v roztoku 10 % bielidla/90 % vody
(domace bielidlo [obsahujuce menej ako 10 % chlérnanu sodného]). Nepouzivajte
nezriedené bielidlo alebo iny Cistiaci roztok, ako je odporucany v tomto dokumente,
pretoze by mohlo djst k trvalému poskodeniu.

2. Vysuste makkou handri¢kou alebo nechajte uschnut na vzduchu.

VAROVANIE: Chraite pred vystavenim vode alebo inej kvapaline, pri zapojenom
aj odpojenom napajani AC.

UPOZORNENIE: Zariadenie neumiestriujte do tekutin a necistite ho prostriedkami
obsahujucimi chlorid aménny, izopropylalkohol alebo produkty, ktoré nie su uvedené
v tomto navode na pouzivanie.
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Diely a prislusenstvo

Dalsie informécie o dieloch a prisluenstve Nonin:

» pozrite si zoznam dielov a prislusenstva na disku CD s navodom na pouzivanie.

» Obratte sa na distributora alebo na spolo¢nost Nonin na Cisle (800) 356-8874
(USA a Kanada), +1 (763) 533-9968 alebo +31 (0)13 - 79 99 040 (Eurdpa).

¢ Navstivte stranku www.nonin.com

VAROVANIE: Model X-100M pouzivajte len s napajacimi adaptérmi dodavanymi
spoloc¢nost’ou Nonin Medical.

VAROVANIE: Pouzivanie inych signalovych procesorov, senzorov, prislusenstva
a kablov, ako su uvedené v zozname dielov a prisluSenstva, méze viest’ k zvysSeniu
elektromagnetického vyzarovania a/alebo znizeniu odolnosti tohto zariadenia.

VAROVANIE: Pouzivajte len oxymetrické senzory znac¢ky Nonin. Tieto senzory
su vyrobené tak, aby spinali $pecifikacie tykajice sa presnosti oxymetrov Nonin.
Pouzivanie senzorov inych vyrobcov méze mat’ za nasledok nespravny vykon
oxymetra.
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Riesenie problémov

GO NONIN

Problém

Mozna pri¢ina

Mozné rieSenie

Monitor sa neaktivuje.

K jednotke nie je pripojené
napajanie.

Zapojte napajaci adaptér AC.

Monitor nefunguje pri
napajani z batérie.

Batéria nie je nabita.

Zapojte napajaci adaptér AC modelu
X-100M na nabitie batérie.

Batéria je nefunkéna.

Kontaktujte technicky servis
spolo¢nosti Nonin pre opravu alebo
vymenu.

Na monitore sa zobrazuje
hlasenie Verify sensor
types and limits!
(Skontrolujte typy

a limity senzora!)

Typy senzorov pripojené
k monitoru sa nezhoduju
s predvolbou vybranou
pre dany pripad.

Skontrolujte, i su pripojené spravne
senzory pre dany pripad. Skontrolujte
limity alarmov v predvolbe.

Signalovy procesor je
pripojeny, ale na displeji
sa nezobrazuje kanal.

Signalovy procesor
je poskodeny.

Vypnite monitor a potom ho znova
zapnite. Ak signalovy procesor stale
nezobrazuje, prejdite do ponuky System
(Systém) a potom do kontextového okna
System Information (Informacie o
systéme). Ak kanal nie je v zozname
pripojenych senzorov, signalovy
procesor nekomunikuje so
zobrazovacim zariadenim. Obratte sa
na technicky servis spolo¢nosti Nonin.

Jeden alebo viac kanalov
zobrazuje hlasenie
Duplicate X-100SP
(Duplicitné X-100SP).

K rozbocCovacu su
pripojené duplicitné
signalové procesory.

Skontrolujte, &i nie su k rozboCovacu
pripojené duplicitné signalové procesory.
Odstrante alebo vymerite duplicitny
signalovy procesor.
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Problém Mozna pri€ina

Mozné rieSenie

Senzor alebo signalovy
procesor je odpojeny.

Skontrolujte prepojenia medzi
senzorom, spojovacim kablom a
signalovym procesorom a medzi
rozboCovadom a monitorom. Uistite
sa, ze su vsetky pripojenia spravne.

Displej modelu X-100M

nefunguije.
Na displeji pre %rS0,

Obratte sa na technicky servis
spoloénosti Nonin.

alebo %Sp0O, sa
zobrazuju pomicky (---).

Signal zo senzora
je nespravny.

rSO,:

Premiestnite senzor.

Umiestnite senzor na iné miesto.
SpO,:

Premiestnite senzor alebo pouzite
senzor na iny prst a udrzujte senzor
bez pohybu aspori 10 sekund.

Zohrejte miesto aplikacie senzora.

Na displeji pre %rS0O, sa

zobrazuji pomigky (). Senzor je poSkodeny.

Odstrante senzor z pacienta a sledujte
vysielaCe senzora, ked je systém
zapnuty. Ak obidva vysielace neblikaju
naCerveno, vymente senzor. Uistite sa,
Ze obidva vysielace na novom senzore
blikaju nacerveno.

Na displeji pre %Sp0O, sa | Prst bol odstraneny
zobrazuju pomlcky (---). |zo senzora.

Znova aplikujte senzor alebo ho
aplikujte na iny prst.
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Problém

Mozna pri€ina

Mozné rieSenie

Nie je mozné zobrazit’
pulznu frekvenciu.

Intenzita pulzu pacienta
je nizka.

Premiestnite senzor alebo pouZite
senzor na iny prst a udrzujte senzor
bez pohybu aspori 10 sekund. Zohrejte
miesto aplikacie senzora.

Po vloZeni prsta je

v désledku nadmerného
tlaku na senzor znizeny
obeh (medzi senzorom
a tvrdym povrchom).

Identifikujte zdroj tlaku. Nechajte ruku
pohodine poloZenu bez skrutenia alebo
zatlaenia senzora o tvrdy povrch.

Senzor je nespravne
aplikovany.

Senzor aplikujte podla navodu na
pouzivanie dodaného so senzorom.

MozZné rudenie z jedného
z nasledujucich zdrojov:
+ arterialny katéter

* manzeta na meranie
krvného tlaku

+ elektrochirurgicky postup
+ infuzna hadicka

Znizte alebo eliminujte akékolvek
rusenie.

Cervena LED kontrolka
nesvieti v oblasti vloZzenia
prsta.

Obratte sa na technicky servis
spolo¢nosti Nonin.

Nadmerna intenzita
okolitého svetla.

Chrante senzor pred zdrojom svetla.

Senzor sa aplikuje na
nalakovany alebo umely
necht.

Senzor aplikujte na prst bez laku
na nechty alebo umelého nechtu.

Nadmerny pohyb pacienta.

Znizte pohyb pacienta.

V zobrazovacej oblasti sa
zobrazuje chybovy kod.

Na monitore sa vyskytla
chyba.

Ak chcete odstranit’ chybovy kod, vypnite
monitor a potom ho znova zapnite.

Ak chyba pretrvava, poznamenajte si
chybovy kod a obratte sa na technicky
servis spolo¢nosti Nonin.

Monitor je v rezime
alarmu, ale nie su
pocutelné ziadne
zvukové alarmy.

Je aktivované tlacidlo na 2-
minutové stiSenie alarmu.

Ak chcete znova zapnut zvuk alarmu
stlacte tlaCidlo Alarm Silence (StiSenie
alarmu), alebo pockajte 2 minuty.

Po 2 minutach sa tony alarmu znova
automaticky zapnu.

Hlasitost zvuku je zniZena.

Nastavte hlasitost’ na obrazovke
ponuky System (Systém).
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Problém Mozna pri€ina Mozné rieSenie

Odpoijte signalovy procesor. Pockajte
5 sekund a znova pripojte signalovy

LED kontrolka senzora |Chyba inicializacie i b
procesor. Ak problém pretrvava,

nesvieti. signalového procesora. ‘o L .
9 P obratte sa na technicky servis
spolo¢nosti Nonin.
Porucha modulu Obratte sa na technicky servis

Symbol Bluetooth je zlty.

Bluetooth. spolo¢nosti Nonin.

Ak tieto rieSenia neodstrania problém, obratte sa na technicky servis spolo¢nosti Nonin na €isle
(800) 356-8874 (USA a Kanada), +1 (763) 553-9968 alebo +31 (0)13 - 45 87 130 (Eurdpa).
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Servis a podpora

Pred vratenim akéhokolvek vyrobku spolocnosti Nonin sa vyzaduje autorizacné Cislo vratenia. Ak
chcete ziskat toto autorizaéné Cislo vratenia, obratte sa na technicky servis spolo¢nosti Nonin:

Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, Minnesota 55441-5443 USA

(800) 356-8874 (USA a Kanada)
+1 (763) 553-9968 (mimo USA a Kanady)
E-mail: technicalservice@nonin.com

Nonin Medical B.V.
Doctor Paul Janssenweg 150
5026 RH Tilburg, Holandsko

+31 (0)13 - 45 87 130 (Eurdpa)
E-mail: technicalserviceinti@nonin.com

nonin.com

VAROVANIE: Toto zariadenie je presny elektronicky pristroj a méze ho opravovat’
len kvalifikovany odborny personal. Oprava zariadenia na mieste nie je mozna.
Nepokusajte sa otvorit’ kryt alebo opravit’ elektroniku. Otvorenie krytu méze spésobit’
poskodenie zariadenia a zruSenie zaruky.

Zaruka

Spolo¢nost NONIN MEDICAL, INCORPORATED, (Nonin) poskytuje kupujucemu zaruku po dobu
1 roka od datumu zakupenia na kazdy model batérie X-100M a spojovacieho kabla INT-100.
Spoloénost’ Nonin poskytuje zaruku na monitor X-100M, signalovy procesor X-100SP, rozbo€ovacé
X-100H, puzdro rozbocovaca X-100HH a predizovacie kable X-100EC po dobu 1 rokov od datumu
zakUpenia. Na vaésinu modelov oxymetrov Nonin nie je k dispozicii rozsirena zaruka. Dalsie
informacie vam poskytne miestny distributor Nonin.

Nonin opravi alebo vymeni akykolvek monitor X-100M, signalovy procesor X-100SP,
rozbo&ovac X-100H, puzdro rozboCovaca X-100HH, predizovaci kabel X-100EC alebo
spojovaci kabel INT-100, pri ktorom sa zisti, Ze je chybny v sulade s touto zarukou,

a to bezplatne. Kupujuci oznami spolo¢nosti Nonin sérioveé Cislo, a Ze doslo k poruche

za predpokladu, Ze uvedené oznamenie nastane v ramci obdobia platnosti zaruky. Tato
zaruka je pre kupujuceho vyhradnym a vyluénym prostriedkom napravy pri spineni uvedenych
podmienok pre akykolvek systémovy komponent modelu X-100 dodany kupujucemu,

o ktorom sa zisti, ze je akymkolvek sposobom chybny, bez ohfadu na to, Ci takéto prostriedky
napravy su uvedené v zmluve, mimozmluvne alebo podla zakona.

GO NONIN
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Tato zaruka nezahffia naklady na dorucenie do a zo spoloénosti Nonin. V3etky opravené
jednotky prijme kupujuci v sidle spolo¢nosti Nonin. Spolo¢nost’ Nonin si vyhradzuje pravo
uctovat poplatok za Ziadost’ o zaru€nu opravu na akékolvek zariadenie, ktoré je v ramci
Specifikacii.

Oxymetricky systém modelu X-100 je presny elektronicky pristroj a mdze ho opravovat len
kvalifikovany odborny personal. Z toho vyplyva, Ze akékolvek znamky alebo dékazy o otvoreni
zariadenia, servise na mieste neopravnenym personalom, neopravnenom zasahu alebo
akomkolvek nespravnom pouziti alebo zneuziti zariadenia, rusia platnost zaruky v celom jej
rozsahu. V8etky mimozaru¢né prace sa vykonavaju podla Standardnych sadzieb a poplatkov
spolognosti Nonin platnych v Ease dorucenia spolo¢nosti Nonin.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI/VYHRADNOST ZARUKY:

VYSLOVNE ZARUKY STANOVENE V TOMTO NAVODE SU VYHRADNE A NEUPLATNUJU
SA ZIADNE INE ZARUKY AKEHOKOLVEK DRUHU, Cl UZ ZAKONNE, PISOMNE, USTNE
ALEBO IMPLICITNE, VRATANE ZARUK SPOSOBILOSTI NA KONKRETNY UCEL ALEBO
OBCHODOVATEL'NOSTI.
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Technické informacie

POZNAMKA: Tento vyrobok je v stlade so $tandardom 1SO 10993, Biologické hodnotenie
zdravotnickych pomocok, ¢ast 1: Hodnotenie a testovanie.

UPOZORNENIE: Funkény tester nie je mozné pouzit na posudenie presnosti monitora
alebo senzora oxymetra.

VAROVANIE: Prenosné a mobilné RF komunikaéné zariadenia mézu ovplyvnit’
zdravotnicke elektrické zariadenia.

Vyhlasenie vyrobcu
Zakladny vykon

Zakladny vykon oxymetrického systému SenSmart X-100 zahffia presnost SpO,, presnost
pulznej frekvencie, presnost rSO, a stavy alarmov limitov alebo generovanie stavu
technického alarmu. V dosledku vystavenia elektromagnetickym ruSeniam, ktoré su mimo
prostredi uvedenych v indikaciach na pouzitie, mézu byt ovplyvnené presnosti alebo alarmy.
Ak sa vyskytnu problémy, presurite systém Nonin mimo zdroja elektromagnetickych ruseni.

Konkrétne informacie tykajluce sa suladu zariadenia so Standardom IEC 60601-1-2 su
uvedené v nasledujucej tabulke.

Tabul'ka 15. Elektromagnetické emisie

Emisny test Sulad
Toto zariadenie je urCené na pouZivanie v elektromagnetickom prostredi
Specifikovanom v indikaciach na pouZitie.
Emisie RF )
Skupina 2
CISPR 11
Emisie RF )
Trieda B
CISPR 11
Harmonické emisie )
Trieda A
IEC 61000-3-2
Kolisanie napatia/emisie kmitania L
V ramci limitov IEC 61000-3-3
IEC 61000-3-3
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Tabulka 16. Elektromagneticka odolnost’

Test odolnosti Uroven suladu

Toto zariadenie je uréené na pouzZivanie v elektromagnetickom prostredi Specifikovanom v indikaciach na

pouzitie.
Elektrostaticky vyboj (ESD) + 8 kV kontakt
IEC 61000-4-2 +15 kV vzduch
Elektricky rychly prechod/raz + 2 kV pre napajacie vedenia
IEC 61000-4-4 + 2 kV pre vstupné/vystupné vedenia
Prepatie +0,5 kV, £1 kV, 2 kV medzi fazou a uzemnenim
IEC 61000-4-5 10,5 kV, £1 kV medzi fazami
Poklesy napatia, kratke prerusenia 0 % UT pocas 0,5 cyklu pri frekvencii 50 Hz s fazou 0, 45, 90,
a kolisanie napatia na vstupnych 135, 180, 225 a 315°
napajacich vedeniach 0 % UT pocas 1 cyklu pri frekvencii 50 Hz s fazou 0°
IEC 61000-4-11 70 % UT pocas 25 cyklov pri frekvencii 50 Hz s fazou 0°
0 % UT pocas 250 cyklov pri frekvencii 50 Hz s fazou 0°
Magnetické pole pri frekvencii 30 A/m
napajania (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
RF Sirena vedenim IEC 61000-4-6 150 kHz az 80 MHz 3Vrms
ISM a amatérske radiové 6 Vrms
pasma od 150 kHz do 80 MHz
Vyzarovana RF IEC 61000-4-3 80 MHz - 2,7 GHz 10 V/im
380 — 390 MHz 27 V/m
430 — 470 MHz 28 V/m
704 — 787 MHz 9V/m
800 — 960 MHz 28 V/m
1,7 -1,99 GHz 28 V/Im
2,4 -2,57 GHz 28 V/Im
5,1-5,8 GHz 9V/m

Poznamka: U je sietové napétie AC pred aplikaciou testovacej urovne.
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Cas odozvy zariadenia

Ak je signal zo senzora nedostatocny, posledné namerané hodnoty sa na 20 sekund zmrazia

a potom sa nahradia pomI¢kami.

Hodnoty SpO, Odozva Latencia
, . 3-sekundova alebo rychlejSia exponencialna ,
Rychly priemer SpO, casova konstanta ry ) P 2 udery
Hodnoty pu_lznej Odozva Latencia
frekvencie
Rychly priemer pulznej 3-sekundova alebo rychlejSia exponencialna 21
. N ; N udery
frekvencie ¢asova konstanta

Oneskorenia zariadenia

Oneskorenie

Oneskorenie pri aktualizacii zobrazenia 1,56-2,5s"

Oneskorenie pri generovani signalu alarmu [0 s

* Pri vSetkych konfiguraciach je oneskorenie aktualizacie zobrazenia zvyCajne menej ako 2 s.

Priklad — exponenciéalne priemerovanie SpO,

SpO,, sa znizuje o0 1,0 % kazdé 2 sekundy (5 % poc€as 10 sekund)

Pulzna frekvencia = 75 uderov za minutu

100

e O Te st Plus 7 Ver 2.4 - 81008x w— Fast Averaged Sp02

SN

aa

. N\

/)

SpO2 (34)

. N

//
. N/

70

AN/

65

T T T T
00:00 00:20 00:40

T T T T T
01:00 01:20 01:40

Time [mm:ss)

Konkrétne pre tento priklad:

* Odozva pri priemerovani SpO, je 6 sekund.
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Zhrnutie testovania

Principy prevadzky rSO,

Signalovy procesor na modeli X-100SP pouziva na uréenie regionalneho okysliCovania
vypocty zalozené na Beer-Lambertovom zakone alebo na Beerovom zakone. Beer-
Lambertov zakon uvadza do suvislosti absorpciu svetla s vlastnostami materialu, cez ktory
svetlo prechadza. Zakon uvadza, Ze existuje logaritmicky vztah medzi koncentraciou zlucenin
a prenosom svetla cez fiu. Pouzitim vinovych diZok svetla, ktoré absorbuju zlu&eniny, ktoré
maju byt merané, je mozné urcit koncentraciu zli¢enin. V pripade regionalnej oxymetriu su
zaujimave zlu€eniny hemoglobin, deoxygenovany hemoglobin a tkanivo.

Oxymetrické senzory pouzivaju proprietarne, patentované usporiadanie svetelnych ZiariCov
(LED) a svetelnych detektorov (fotodiéd). Toto usporiadanie u€inne poskytuje meranie

absorpcie ,hlbokého tkaniva“ zamerané na cerebrum. Meranie absorpcie je do znaénej miery
neovplyvnené znakmi, nepravidelnostami alebo latkami na povrchu alebo v blizkosti povrchu.

Principy prevadzky SpO,

Pulzna oxymetria je neinvazivna metdda, pri ktorej prechadza Cervené a infraCervené svetlo
cez perfundované tkanivo a deteguje kolisavé signaly spésobené arterialnymi pulzmi. Dobre
okysliena krv je jasne Cervena, zatial €o zle okysliena krv je tmavo Cervend. Pulzny
oxymeter urCuje funkénu saturaciu kyslika arterialnym hemoglobinom (SpO,) z tohto
farebného rozdielu meranim pomeru absorbovaného ¢erveného a infraderveného svetla

pri kolisani objemu pri kazdom pulze.

Testovanie presnosti rSO,

Testovanie presnosti rSO, vykonala spolo¢nost’ Nonin Medical, Inc. Podfa nizSie uvedeného
popisu:

8003CA/8004CA/8204CA

V nezavislom vyskumnom laboratériu sa uskuto€rovalo testovanie presnosti rSO, po¢as
indukovanych studii hypoxie na zdravych, nefajciarskych, svetlych az tmavych jedincoch, ktori
mali 18 rokov a viac. Namerana regionalna hodnota saturacie hemoglobinu (rSO,) senzormi
sa porovnavala s hodnotou arterialneho/vendézneho hemoglobinového kyslika (SavO,)
stanovenou zo vzoriek vendznej a arterialnej krvi. Model pouzity pre krv v mozgu bol zo 70 %
venozny a z 30 % arteridlny a aplikoval sa za normalnych podmienok. Vendzna krv bola
odobrana z pravej krénej cievy. Presnost senzorov v porovnani so vzorkami analyzatorov
krvnych plynov meranych na rSO, bola rozsahu 45 — 100 %. Udaje o presnosti boli vypog&itané
pomocou strednej kvadratickej hodnoty (hodnota A,,s) pre vSetky subjekty podla Standardu
ISO 80601-2-61, Zdravotnicke elektrické zariadenia — osobitné poziadavky na zakladnu
bezpecénost a zakladné vlastnosti vybavenia pulznych oxymetrov.
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8004CB/8004CB-NA

Testovanie presnosti rSO, sa uskutoCnilo v laboratériach srdcovej katetrizacie u chorych,
muzskych a Zenskych pediatrickych pacientov vo veku od 4 dni do 10 rokov so svetlou az
tmavou pokozkou. Namerana regionalna hodnota saturacie hemoglobinu (rSO,) senzormi
sa porovnavala s hodnotou arterialneho/ven6zneho hemoglobinového kyslika (SavO,)
stanovenou zo vzoriek vendznej a arterialnej krvi. Model pouzity pre krv v mozgu bol zo 70 %
venézny a z 30 % arterialny. Vendzna krv bola odobrana z pravej krénej cievy. Presnost
senzorov v porovnani so vzorkami analyzatorov krvnych plynov meranych na rSO, bola
rozsahu 45 — 95%. Udaje o presnosti boli vypog&itané pomocou strednej kvadratickej hodnoty
(hodnota A,y,s) pre vSetky subjekty podla Standardu ISO 80601-2-61, Zdravotnicke elektrické
zariadenia — osobitné poziadavky na zakladnu bezpecnost a zakladné vlastnosti vybavenia
pulznych oxymetrov.

Testovanie presnosti SpO,

Pocas pohybu a bez pohybu, v nezavislom vyskumnom laboratériu sa uskutoChiovalo testovanie
presnosti SpO, poc€as indukovanych Studii hypoxie na zdravych, nefajCiarskych, svetlych az
tmavych jedincoch muzského a Zenského pohlavia, ktori mali 18 rokov a viac. Namerana
arterialna hodnota saturacie hemoglobinu (SpO,) senzormi sa porovnavala s hodnotou
arterialneho hemoglobinového kyslika (SaO,) stanovenou zo vzoriek krvi pomocou laboratérneho
Co-oxymetra. Presnost senzorov v porovnani so vzorkami co-oxymetra meranych na SpO, bola
rozsahu 70 — 100 %. Udaje o presnosti boli vypogitané pomocou strednej kvadratickej hodnoty
(hodnota A,s) pre vSetky subjekty podla Standardu ISO 80601-2-61, Zdravotnicke elektrické
zariadenia — osobitné poZiadavky na zakladnu bezpecnost' a zakladné vlastnosti vybavenia
pulznych oxymetrov.

Testovanie presnosti pulznej frekvencie (v pohybe a bez pohybu)

Pri tomto teste sa merala presnost oxymetra pri merani pulznej frekvencie so simulaciou

s pohybovym a bez pohybového artefaktu zavedeného testerom pulzného oxymetra. Tento
test uréuje, & oxymeter spifia kritéria smernice 1ISO 80601-2-61 pre pulznu frekvenciu po&as
simulovanych pohybov, chvenia a nahlych pohybov.

Testovanie presnosti pri nizkej perfuzii

Tento test pouziva simulator SpO, na poskytovanie simulovanej pulznej frekvenciu
s nastavitelnymi amplituidami pri roznych urovniach SpO, na Citanie pomocou oxymetra.
Oxymeter musi udrziavat presnost’ v sulade so standardom ISO 80601-2-61 pre pulznu
frekvenciu a SpO,, pri najnizSej dosiahnutelnej amplitude pulzov (0,3 % modulacia).
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Specifikacie

UPOZORNENIE: Zariadenie bolo navrhnuté na pouzitie v ramci Specifikovanych
rozsahov. Pouzitie mimo tychto rozsahov nebolo testované a mdze viest
k nespravnemu vykonu oxymetra.

Rozsahy zobrazenia saturacie kyslika:
rSO,: 0az 100 %
SpO,: 0az 100 %

Rozsah zobrazenia pulznej frekvencie: 18 az 300 uderov za minutu (BPM)

Presnost’ senzora: Informacie o deklarovanych udajoch o presnosti
kompatibilnych senzorov najdete v navode na pouzivanie
senzora. Navody na pouzivanie senzora su zahrnuté na
disku CD s priruckou pre obsluhu.

Meranie vinovych dizok a vystupného Podrobnosti najdete v navode na pouzivanie senzora.
vykonu 2: Navody na pouzivanie senzora su zahrnuté na disku CD
s priru¢kou pre obsluhu.

Hlasitost’ alarmu (vo vzdialenosti 1 m): 15: 75 dBA

8: 61 dBA
Hlasitost’ informaéného tonu 67 dBA
(vo vzdialenosti 1 m):
Pamat’: 840 hodin (pri prevadzke s 2 kanalmi)

420 hodin (pri prevadzke s 4 kanalmi)
280 hodin (pri prevadzke s 6 kanalmi)

Teplota (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):
Prevadzka: 0 °C az 40 °C (32 °F az 104 °F)
Skladovanie/preprava: -30 °C az 70 °C (-22 °F az 158 °F)
Vlhkost' (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):

Prevadzka: 15 % az 93 % bez kondenzécie
Skladovanie/preprava: Az do 93 % bez kondenzacie
Nadmorska vyska (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):
Prevadzka: 0 az 4000 metrov (13 124 stdp)
Poziadavky na napajanie (zo siete): 100 -240 V AC, 50 - 60 Hz

Interné napdjanie:
Batéria: 7,4V li-ion batéria, 3,8 Ah v nabitom stave

Vydrz (plne nabita batéria a obrazovka Minimalne 6 hodin (pri prevadzke s 1 kanalom)
s predvolenym jasom): Minimalne 3 hodiny (pri prevadzke s 2 kanalmi)

Minimalne 2 hodiny (pri prevadzke s 4 kanalmi)

Minimalne 1 hodina (pri prevadzke s 6 kanalmi)

Skladovatelnost: Minimalne 20 dni

Cas nabijania na 90 % kapacity: Maximalne 2,5 hodiny

a. Tieto informacie su uzitoné najma pre lekarov vykonavajucich fotodynamicku terapiu.
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Rozmery:
X-100M: 305 mm S x 180 mm V x 130 mm H
(12,0 palca S x 7,2 palca V x 5,0 palca H)
X-100H: 105 mm S x 66 mm V x 22 mm H so 4,0 m kablom
(4,14 palca S x 2,6 palca V x 0,86 palca s 13,1-stopovym
kablom)
X-100SP: 21,4 mm V x 21,7 mm S x 72,7 mm D
(vratane odlahCovaca napévtia) s 0,75 m kablom
(0,84 palca V x 0,85 palca S x 3,1 palca D (vratane
odlah€ovaca napatia) s 2,5-stopovym kablom)
INT-100: Cca 40,6 cm (16 palcov)
Hmotnost’:
X-100M: Cca 900 gramov (2 libry)
X-100H: 243 gramov (8,6 unce)
X-100SP: 40 gramov (1,4 unce)
INT-100: Cca 19 gramov (0,67 unce)
Zaruka:
X-100M, X-100SP, X-100H, X-100HH,
X-100EC: 1 rok
Batéria X-100M, INT-100: 1 rok

Klasifikacia podra IEC 60601-1 / CAN/CSA-C22.2 ¢. 601.1 / UL60601-1:

Typ ochrany:

Stupen ochrany:

Rezim prevadzky:

Vnutorne napajané (napajanie na batériu).
Trieda Il s adaptérom AC.

Aplikovana Cast typu BF s overenim z hladiska defibrilacie

Nepretrzity

Stupen krytia ochrany proti vniknutiu:
X-100M, X-100H, X-100SP:

IP32
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Vysielac¢

Sulad s technolégiou Bluetooth: Verzia 2.0
Prevadzkova frekvencia: 2,4 a7 2,4835 GHz
Vystupny vykon: <20 dBm

Pracovny rozsah:

100-m (328-stopovy) polomer v interiéri (priamka
viditelnost pri pripojeni k zariadeniu triedy I)

Topolégia siete:

Hviezda

Prevadzka:

Podriadené zariadenie Bluetooth

Typ antény:

Interna

Typ modulacie:

Gaussova frekvencia s klu€ovanym posunom

Sirka pasma:

1 MHz

Podporované profily Bluetooth:

Profil sériového portu (SPP)

Bezpecnostny rezim:

Rezim 2 (vynutena bezpecénost Urovne sluzieb)

Overovanie a Sifrovanie:

Vynutené na vSetkych datovych kanaloch
(odchadzajuce a prichadzajuce)

Dizka sifrovacieho kluéa:

AZ do 128 bitov
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Pokyny na instalaciu externého monitora

Monitory Philips

Univerzalny oxymetricky systém SenSmart, model X-100, komunikuje so systémom na
monitorovanie pacientov Philips pomocou modulu rozhrania a kabla (obrazky 32 a 34).
Podrobné kroky su uvedené v €asti ,Nastavenie pripojenia“.

Komponenty
+ Oxymetricky systém Nonin model X-100

+ Systém na monitorovanie pacientov Philips IntelliVue™ (MP40/50/60/70/90, MX600/700/800,
beZiaci na revizii softvéru H.0 alebo vys3ej)

Komponenty VueLink

* Modul rozhrania Philips M1032A#A05 VueLink Auxiliary Plus (typ B) s digitdlnym ovladacom
otvoreného rozhrania (Philips P/N M1032-60605)

+ Kabel otvoreného rozhrania VueLink s 9-kolikovym konektorom (Philips P/N M1032-61699)
* Priru¢ka modulu Philips M1032A VueLink (Philips P/N M1032-9000D)

Komponenty IntelliBridge

* Modul rozhrania IntelliBridge EC10 (Philips P/N 865115 #A01), beziaci na ovladadi zariadenia
otvoreného rozhrania IB-ED101-A.2

* Modul ID IntelliBridge EC5 (Philips P/N 865114 #104)
» Patch kabel, CAT5 alebo lepSi, priame zapojenie

» Pokyny na pouzitie a servisné informacie Philips pre zariadenia pouzivajluce otvorené
rozhranie IntelliBridge (Philips P/N 4534 642 15921)

Specifikdcie pripojenia

Baudova rychlost (komunikacia X-100M s modulom rozhrania): 19200
Dizka slova: 8 bitov

Start bit: 1

Stop bit: 1

Parita: Ziadna
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Pripojenie monitora X-100M k monitoru Philips

Po nadviazani spojenia medzi monitorom X-100M a monitorom Philips, monitor X-100M
prenesie Ciselné udaje o pacientovi (rSO, a AUC), ako aj alarmy pacienta a zariadenia,

do monitora Philips. Monitor Philips s modulom rozhrania VueLink dokaze naraz zobrazit
az 6 Ciselnych hodndt. Monitor Philips s modulom rozhrania IntelliBridge EC10 dokaze naraz
zobrazit' az 8 Ciselnych hodnét.

Postup pripojenia sa musi vykonat len raz. Po dokonéeni by mali monitory X-100M a Philips
komunikovat aj po odpojeni/opatovnom pripojeni X-100M alebo po odpojeni a pripojeni napajania.

POZNAMKY:

* Protokol otvoreného rozhrania je jednosmerny. Monitor Philips dokaze zobrazovat’ udaje
prijaté z monitora X-100M, ale nedokaze dialkovo ovladat X-100M.

» Kvoli Specifickym vlastnostiam protokolu otvoreného rozhrania méze byt prenos udajov
z X-100M do monitora Philips oneskoreny o niekolko sekund.

Konfiguracia X-100M

Monitor X-100M je zariadenie typu plug and play. Nevyzaduje ziadnu konfiguraciu pre pouzitie
s monitorom Philips. Monitor rozpozna spojenie a zacne automaticky komunikovat'.

POZNAMKA: Ak sa pod&as prevadzky zmeni jazyk zobrazenia na monitore X-100M, jazyk
zobrazeny na monitore Philips sa neaktualizuje, kym sa monitor X-100M nevypne a potom
znova nezapne.

InStalacia a konfiguracia modulu rozhrania Philips

Modul rozhrania instaluje autorizovany technik spolo€nosti Philips. Po€as inStalacie technik
aktivuje modul tak, aby pracoval s akymkolvek externym zariadenim, ktoré podporuje
otvorené rozhranie.

POZNAMKA: Nizsie uvedené pokyny sa tykaju pacientskeho monitora Philips IntelliVue
MP50. Postup nastavenia pripojenia sa méze v pripade inych modelov Philips IntelliVue
mierne lisit.

Nastavenie pripojenia — VueLink
Pripojenie monitora X-100M k monitoru Philips:

1. Vypnite monitor Philips.

2. Skontrolujte, &i je modul rozhrania VueLink vlozeny do stojana modulu monitora Philips
(vykonava autorizovany technik spolo¢nosti Philips).

3. Pripojte pripojovaci kabel VueLink k modulu rozhrania VueLink (pozri obrazok 32).

4. Pripojte pripojovaci kabel VueLink k sériovému portu RS-232 na zadnej strane monitora
X-100M. Pomocou skrutiek pripevnite kabel k sériovému datovému portu.

POZNAMKA: Nepouzivaijte predlZzovacie kable RS-232.
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5. Zapnite monitor X-100M.

6. Zapnite monitor Philips. Skontrolujte, €i svieti LED kontrolka otvoreného rozhrania
na module rozhrania VueLink. Indikuje, ze monitor Philips spravne identifikoval a
nakonfiguroval modul (ak nie je nakonfigurovany modul rozhrania VueLink, kontaktujte
autorizovaného technika spolo¢nosti Philips).

7. Komunikacia medzi monitormi X-100M a Philips by sa mala nadviazat priblizne do
45 sekund. Po nadviazani spojenia sa na lavej strane monitora X-100M zobrazi MPM
(viac-parametrovy rezim) (obrazok 33).

Modul rozhrania

VueLink Monitor

Philips
MP50

Kabel VueLink

Sériovy
datovy port
RS-232
Monitor Nonin X-100M —
pohlad zozadu
Obrazok 32. Pripojenie X-100M k monitoru Philips s VueLink
SONIN 23:31 23:36 23:41 23:46 23:51 23:56 HOIOOI Ch 1 L CERE %rs0: ]
100 41
50|
0
100 42
0
Indikator
Philips

H
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Nastavenie pripojenia — IntelliBridge

Pripojenie monitora X-100M k monitoru Philips:

1.
2.

B

Vypnite monitor Philips.

Skontrolujte, €i je modul rozhrania EC10 vlozeny do stojana modulu monitora Philips
(vykonava autorizovany technik spoloénosti Philips).

Pripojte patch kabel IntelliBridge k modulu rozhrania EC10 (pozri obrazok 34).
Pripojte patch kabel k modulu IntelliBridge EC5 ID.

Pripojte modul EC5 k sériovému datovému portu RS-232 na zadnej strane monitora
X-100M. Pomocou skrutiek pripevnite modul k sériovému datovému portu.

POZNAMKA: Nepouzivaijte predlZzovacie kable RS-232.
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Zapnite monitor X-100M.

Zapnite monitor Philips. Skontrolujte, &i svieti LED kontrolka otvoreného rozhrania na
module rozhrania. Indikuje, ze monitor Philips spravne identifikoval a nakonfiguroval
modul (ak nie je nakonfigurovany modul rozhrania, kontaktujte autorizovaného technika
spolo¢nosti Philips).

Komunikacia medzi monitormi X-100M a Philips by sa mala nadviazat priblizne do

45 sekund. Po nadviazani spojenia sa na lavej strane monitora X-100M zobrazi MPM
(viac-parametrovy rezim) (obrazok 33).

Modul rozhrania
IntelliBridge EC10 Monitor
Philips

MP50

Sériovy datovy
port RS-232

Modul IntelliBridge
EC5ID

Monitor Nonin X-100M - pohl'ad zozadu

Obrazok 34. Pripojenie X-100M k monitoru Philips s IntelliBridge
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Konfiguracia zobrazenia monitora Philips

Ciselné udaje prenasané z monitora Nonin X-100M do monitora Philips sa budu lisit
v zavislosti od typu pouZzitého modulu rozhrania Philips.

Modul rozhrania VueLink - Ciselné udaje rSO, a AUC sa prenasaju z Nonin X-100M do
monitora Philips v realnom &ase prostrednictvom modulu rozhrania VueLink. Sugasne sa
mobze odoslat az 12 Ciselnych hodndt a na monitore Philips sa mdze zobrazit az 6 ¢iselnych
hodnét pacienta.

Modul rozhrania IntelliBridge EC10 — Ciselné udaje rSO, a AUC sa prenasaju z Nonin
X-100M do monitora Philips v realnom €ase prostrednictvom modulu rozhrania EC10.
SucCasne sa mbzZe odoslat’ az 12 &iselnych hodnét a na monitore Philips sa méze zobrazit
az 8 Ciselnych hodnét pacienta.

Predvolené ¢iselné udaje su rSO, pre kanaly 1 az 6. Udaje trendovych linii rSO, pre kanaly
1 az 4 su k dispozicii na monitoroch Philips IntelliVue MP40 az IntelliVue MP90 beZiacich na
rev. H.0 a vy$Sej.

POZNAMKA: Do monitora Philips je mozné umiestnit viacero modulov rozhrania naraz.
Su oznacené ako AUXILIARY PLUS 1, AUXILIARY PLUS 2 atd. Uistite sa, Ze ste vybrali
spravny identifikator.

Nastavenie monitora Philips s modulom rozhrania VuelLink na zobrazenie Ciselnych
hodnét X-100M

1. Pripojte monitor X-100M k monitoru Philips (pozrite si Cast' ,Nastavenie pripojenia®).

2. Skontrolujte, ¢i su zapnuté monitory X-100M a Philips.

3. Na monitore Philips prejdite do rezimu konfiguracie stlacenim tla¢idla Main Setup (Hlavné
nastavenie).

4. Vyberte Operating Modes (Prevadzkoveé rezimy).
Vyberte Config (Konfigurovat).

6. Zadajte 5-miestne heslo konfiguracie a stlacte Enter. Heslo najdete v Sprievodcovi
konfiguraciou Philips.

7. Monitor Philips prejde do rezimu konfiguracie.

8. Vyberte Main Setup (Hlavné nastavenie).

9. Vyberte Measurements (Merania).

10. Vyberte NONIN X-100M (pozri poznamku nizsie). Otvori sa okno nastavenia NONIN X-100M.

o

POZNAMKA: Ak nebola nadviazana komunikacia medzi monitorom X-100M a Philips,
namiesto NONIN X-100M sa v ponuke Measurements (Merania) zobrazi VueLink X
(kde X je &islo modulu VuelLink). Vyberte VueLink X.

POZNAMKA: Po vybere NONIN X-100M sa monitor Philips pozastavi, kym sa VueLink
znovu zosynchronizuje s X-100M. Pockajte, kym sa zobrazia hodnoty.

11. Vyberte Numeric # (Ciselna hodnota) ktora sa ma aktualizovat.

a. Rozbalovaci zoznam, ktory zobrazuje dostupné a pouzivané Ciselné hodnoty, sa
zobrazuje vpravo od Ciselnych hodnét. POZNAMKA: Na konci Ciselnej hodnoty sa
zobrazuje Cislo kanala X-100M (napr. AUC1, rSO,-3).

b. Vyberte dostupnu Ciselnu hodnotu. Ak sa €iselna hodnota pouZiva, je siva.
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c. V pripade potreby opakujte az do priradenia max. 6 Ciselnych hodnét.

12. Pouzivatel moze nastavit aj alarmy zariadenia (medzi moznosti patri Accepted (Prijaté)
alebo Ignored (Ignorované)) a predvolenu farbu. Ciselné hodnoty X-100M sa zobrazia vo
zvolenej farbe.

13. Po dokonéeni nastavenia vyberte moznost' Store to Module (Ulozit’ do modulu) na ulozenie
nastaveni do modulu VueLink. Medzi d'alSie moznosti patri Restore from Module (Obnovit
z modulu) a Recall Mod. Def. (Vyvolat' def. mod.) (Predvolené nastavenia modulu).

14. Na paneli uloh na potvrdenie je pouzivatel vyzvany, aby vybral potvrdenie na ulozenie
novych nastaveni. Vyberte Confirm (Potvrdit).

15. Monitor Philips uklada aktivne hodnoty ako predvolené nastavenia pouzivatela.
16. Zatvorte okno nastavenia NONIN X-100M.

17. Zatvorte okno Measurements (Merania).

18. Zatvorte okno Main Setup (Hlavné nastavenie).

19. Umiestnenie Ciselnej hodnoty na monitor Philips:

a. Vyberte prislusnu konfiguraciu obrazovky pre monitor Philips (pozrite si Navod na
pouzivanie pacientskeho monitora IntelliVue [Philips P/N M8000-9001K] pre informacie
o konfiguracii obrazovky).

b. Pomocou dotykového displeja alebo navigaéného otoc¢ného ovladaca vyberte na
monitore Philips umiestnenie Ciselnej hodnoty. Na monitore sa zobrazi biele poli¢ko.

c. Vyberom bieleho poli¢ka otvorite okno Change Numeric (Zmenit Ciselnd hodnotu).

POZNAMKA: Ak sa okno Change Numeric (Zmenit &iselnt hodnotu) neotvori, toto
umiestnenie nie je k dispozicii pre Ciselné hodnoty X-100M.

d. Posuvanim nahor zobrazte 6 Ciselnych hodn6t.
e. Vyberte Ciselnu hodnotu, ktora sa ma zobrazit na monitore Philips.
f. Opakujte, kym sa nezobrazi max. 6 Ciselnych hodnét.

20. Vypnutim monitora Philips ukoncite rezim konfiguracie.

21. Znova zapnite monitor Philips. Monitor je pripraveny na pouzitie.

Nastavenie monitora Philips s modulom rozhrania IntelliBridge na zobrazenie Ciselnych
hodnét X-100M

1. Pripojte monitor X-100M k monitoru Philips (pozrite si Cast’ ,Nastavenie pripojenia“).

2. Skontrolujte, &i st zapnuté monitory X-100M a Philips.

3. Na monitore Philips prejdite do reZzimu konfiguracie stlacenim tlacidla Main Setup (Hlavné
nastavenie).

4. \yberte Operating Modes (Prevadzkové rezimy).
Vyberte Config (Konfigurovat).

Zadajte 5-miestne heslo konfiguracie a stlacte Enter. Heslo najdete v Sprievodcovi
konfiguraciou Philips.

Monitor Philips prejde do rezimu konfiguracie.
Vyberte Main Setup (Hlavné nastavenie).
Vyberte Measurements (Merania).

0. Vyberte Auxiliary Device (Pridavné zariadenie) (pozri poznamku niz8ie). Otvori sa okno
Setup Auxiliary Device (Nastavit pridavné zariadenie).

o o

= © ®©® N

POZNAMKA: Po vybere pridavného zariadenia sa monitor Philips pozastavi, kym sa modul
rozhrania znovu zosynchronizuje s X-100M. Pockajte, kym sa zobrazia hodnoty.
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11. Vyberte Device Driver (Ovladac zariadenia).
12. Vyberte Setup Numerics (Nastavit Ciselné hodnoty).

a. Rozbalovaci zoznam, ktory zobrazuje pouzivané Ciselné hodnoty, sa zobrazuje vpravo
od &iselnych hodnét. POZNAMKA: Na konci Ciselnej hodnoty sa zobrazuje €islo
kanala X-100M (napr. AUC1, rSO,-3).

b. Ciselné hodnoty je mozné pridat alebo odstranit. Ak chcete pridat, vyberte Add
(Pridat). Zobrazi sa rozbalovaci zoznam s €iselnymi hodnotami. Vyberte dostupnu
Ciselnu hodnotu. Ak sa Ciselna hodnota pouziva, je siva.

c. V pripade potreby opakujte az do priradenia max. 8 €iselnych hodnét.
d. Zatvorte okno Setup Numerics (Nastavit Ciselné hodnoty).

13. V okne Setup Auxiliary Device (Nastavit pridavné zariadenie) vyberte Open Interface
(Otvorené rozhranie).

a. Alarmy zariadenia: Medzi moznosti patri Accepted (Prijaté) alebo Ignored (Ignorované).
b. Predvolena farba: Ciselné hodnoty X-100M sa zobrazia vo zvolenej farbe.
14. Zatvorte okno Setup Auxiliary Device (Nastavit’ pridavné zariadenie).
15. Zatvorte okno Measurements (Merania).
16. Zatvorte okno Main Setup (Hlavné nastavenie).
17. Umiestnenie Ciselnej hodnoty na monitor Philips:
a. Vyberte prislusnu konfiguraciu obrazovky pre monitor Philips (pozrite si Navod na
pouzivanie pacientskeho monitora IntelliVue [Philips P/N M8000-9001K] pre informacie
o konfiguracii obrazovky).
b. Pomocou dotykového displeja alebo navigatného otoéného ovladaéa vyberte na
monitore Philips umiestnenie Ciselnej hodnoty. Na monitore sa zobrazi biele poli¢ko.
c. Vyberom bieleho poli¢ka otvorite okno Change Numeric (Zmenit ¢iselnu hodnotu).

POZNAMKA: Ak sa okno Change Numeric (Zmenit &iselni hodnotu) neotvori, toto
umiestnenie nie je k dispozicii pre Ciselné hodnoty X-100M.

d. Posuvanim nahor alebo nadol zobrazte 8 €iselnych hodnét.
e. Vyberte Ciselnu hodnotu, ktora sa ma zobrazit na monitore Philips.
f. Opakujte, kym sa nezobrazi max. 8 &iselnych hodnét.

18. Vypnutim monitora Philips ukoncite rezim konfiguracie.

19. Znova zapnite monitor Philips. Monitor je pripraveny na pouzitie.

Vystrahy

Protokol otvoreného rozhrania rozpoznava dva typy vystrah: alarmy pacientov a alarmy
zariadeni (zname aj ako nefunkcné stavy).

Na monitore Philips mdzZe byt su€asne zobrazeny len jeden text vystrazného hlasenia pre
prislusny typ vystrahy. Preto je kazdému alarmu a nefunk&nému stavu priradena priorita.
VSetky ostatné funkcie tykajuce sa vystrah (napr. blikajuca hodnota, hodnota odstranena
z displeja) dvoch alebo viacerych aktivnych vystrah sa mézu vyskytnut sucasne.

POZNAMKY:

» V predvolenom nastaveni su vystrahy deaktivované. Aktivacia vyzaduje pristup do
konfiguraCného reZzimu monitora a moze ju vykonavat len technicky personal.

* Modul rozhrania neumozfiuje monitoru Philips generovat zvukové signaly pri 16Zku pre
alarmy a nefunkéné stavy generované monitorom X-100M.

GONONIN
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Alarmy pacienta
Protokol otvoreného rozhrania definuje dva typy alarmov pacientov:

« Cervené alarmy: Oznaduiju potencialne Zivot ohrozuijtce situacie, ktoré si vyZaduiju okam?zitt
reakciu.

+ ZIté alarmy: Oznaduju menej kritické situacie. VyZaduje sa reakcia, ale ma menej kriticky
vyznam.

Alarmové hlasenia

Na pacientskych monitoroch Philips IntelliVue sa m6Zu v pravom hornom rohu obrazovky
monitora zobrazovat ervené alarmové hlasenia. ZIté alarmové hlasenia sa mézu zobrazovat
vo vrchnej strednej Sasti obrazovky monitora. DalSie informacie o alarmovych hlaseniach
monitora Philips najdete v dokumentacii k prislusnému monitoru.

Indikatory alarmu

Pacientsky monitor Philips IntelliVue m6ze mat vo vrchnej lavej Casti monitora indikatory
alarmu. DalSie informacie o indikatoroch alarmu monitora Philips najdete v dokumentacii
k prisluSnému monitoru.

Tabulka 17. Alarmy pacienta monitora Philips

Alarm X-100M Priorita Uéinok na displeji Philips
alarmu

Blika Ciselna hodnota.
Spodna hodnota limitu rSO, |Cervena Zobrazi sa ***rSO, LOW.
Indikator alarmu blika nacerveno.

Blika Ciselna hodnota.
Vrchna hodnota limitu rSO,  |Cervena Zobrazi sa ***rSO, HIGH.
Indikator alarmu blika nacerveno.

Blika ¢iselna hodnota.
Zlta Zobrazi sa **rSO, LOW WARN.
Indikator alarmu blika nazlto.

Varovanie spodnej hodnoty
limitu rSO,

POZNAMKA: Viac informacii o alarmoch X-100M najdete v kapitole ,Alarmy*.
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Alarmy zariadenia

Monitor Philips zobrazuje alarmy zariadenia ako nefunkéné stavy. Kazdy nefunkény stav
nesie informacie o platnosti vSetkych suvisiacich merani (vSeobecny nefunkény stav) alebo
o platnosti Specifickej Ciselnej hodnoty. V zavislosti od tychto informacii sa mbze Ciselna
hodnota na monitore Philips IntelliVue zobrazovat odliSne (napr. mézZe blikat alebo méze
byt nahradena za ,-?-).

Na pacientskom monitore Philips IntelliVue sa m&zu v favom hornom rohu obrazovky monitora
zobrazovat hlasenia nefunk&ného stavu. Hlasenia nefunkéného stavu su modré. DalSie informacie
o alarmoch zariadenia monitora Philips najdete v dokumentécii k prislusnému monitoru.

Tabulka 18. Alarmy zariadenia monitora Philips

Alarm X-100M

Uginok na displeji Philips
(Stredna priorita) ! ispleji Philip

Ciselné Udaje sa prestanu zobrazovat'.
Zobrazi sa rSO, SP COMM ERR.

Ciselné Udaje sa prestanu zobrazovat'.
Zobrazi sa rSO, SENSOR FAULT.

Chyba komunikacie pod

Porucha senzora

Alarm senzora
(Alarm kvality signalu)

Vedla ¢iselného oznacenia sa zobrazi ?.

Zobrazi sa rSO, SENSOR ALARM.

Alarm senzora
(Nedostupné udaje rSO,)

Ciselné udaje sa prestanu zobrazovat.
Zobrazi sa rSO, UNAVAILABLE.

Nizky stav batérie

Zobrazi sa SENSMART LOW BATT.

Kriticky stav batérie

Zobrazi sa SENSMART CRIT BATT.

Chybové kody

Ciselné udaje sa prestanu zobrazovat.
Zobrazi sa SENSMART ERROR.
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